
Ionoseal
Instruções de utilização

Descrição do produto:
lonoseal é um cimento compósito ionómero de vidro fotopolimerizável para bases 
cavitárias, selagens de fissuras estendidas e o tratamento de pequenas lesões.

Modo de utilização:

1. Preparar a cavidade de acordo com a técnica de restauração a aplicar. A superfície 
 do dente deve ser cuidadosamente seca. Evite contaminações.

2. Cobrir as zonas próximas da polpa com um preparado à base de hidróxido de 
 cálcio. Recomenda-se que garanta uma união adesiva (especialmente em 
 cavidades não totalmente rodeadas por esmalte).

3. Ionoseal tubo/seringa: Aplicar a quantidade necessária de Ionoseal diretamente do 
 tubo para o instrumento ou aplicar  diretamente da seringa. Evite contaminação 
 e desinfecte após utilização. Para bases com mais de 1 mm de espessura 
 aplique e fotopolimerize em camadas. Para garantir o correto funcionamento da 
 seringa, sem escorrer, assegure-se que o êmbolo não seja puxado para trás  
 durante ou após cada utilização.

4. Os aparelhos de fotopolimerização convencionais são adequados para  
 fotopolimerizar este material. A intensidade de luz deve ser no mínimo de 
 500 mW/cm2 para aparelhos com luz de halogéneo e 300 mW/cm2 para aparelhos 
 LED. A guia de luz deve ser colocada tão próximo quanto possível da superfície 
 (aprox. 2 mm). Polimerize por um mínimo de 20 s. Para uma distância maior, prolongue  
 o tempo de polimerização.

5. Acabe a superfície de Ionoseal com um instrumento rotativo e coloque o 
 material de restauração de acordo com as instruções do fabricante.

Avisos/precauções:
-  Ionoseal adere a materiais como p. ex. materiais para coroas e pontes provisórias, 
 restaurações temporárias à base de metacrilatos e certos  materiais de impressão 
 (p.ex.: poliéter), o que pode causar danos ou até remoção da base cavitária. Aplique um  
 adesivo nestes casos.
-  Devido à extrema estabilidade do Ionoseal endurecido, não é possível remover 
 excessos com sonda sob pena de perder a inteira base cavitária. Utilize 
 um instrumento rotativo para aquele objetivo.
- Ionoseal contém Bis-GMA, dimetacrilato de diuretano, BHT e pó de ionómero de vidro. 
 Ionoseal não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida 
 a qualquer destes componentes.
- Os preparados para proteção pulpar e isolamento da dentina devem ser 
 convenientemente polimerizados ou secos antes de aplicar Ionoseal (siga as 
 instruções de utilização destes preparados) para evitar reduzir a adesão à dentina.
- Evite expor Ionoseal à luz direta (p.ex: luz operatória ou luz solar) quando 
 retirado da embalagem e aplique o produto o mais rapidamente possível. 
- Eugenol ou outras substâncias fenólicas (p.ex: timol) inibem a polimerização de 
 Ionoseal. Evite qualquer contato com estas substâncias.
- Um tempo de polimerização ou uma intensidade de luz insuficientes podem 
 resultar numa polimerização incompleta. Certifique-se do bom estado da lâmpada 
 e da guia de luz do fotopolimerizador com regularidade. 

Armazenamento:
Conservar Ionoseal, bem fechado e ao abrigo da luz, à temperatura ambiente entre  
4 °C - 23 °C. O armazenamento em frigorífico prolonga o prazo de validade. 
Antes de aplicar deve deixar Ionoseal alcançar a temperatura ambiente. Não utilizar após  
expirar o prazo de validade. Recomenda-se o armazenamento na vertical da bisnaga 
na bandeja (removível) do carrinho para uma disponibilidade imediata do material.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que 
se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e 
recomendações verbais e/ou escritas estão desprovidas de qualquer compromisso,  
estando de acordo com os nossos conhecimentos. As nossas instruções e/ou  
conselhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por nós fornecidos 
no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação 
dos nossos produtos não é efetuada sob o nosso controlo, esta é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nossos 
preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com as  
condições gerais de venda e entrega.

BR

VC 60 001326 BR 0623 99 / 0715    © by VOCO

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone  +49 (4721) 719-0
Fax  +49 (4721) 719-140
e-mail:  marketing@voco.com
www.voco.dental


