
 

Rebilda® DC
Em conformidade com a DIN EN ISO 4049

Instruções de utilização

Descrição do produto:
O Rebilda DC é um compósito fluido, altamente radiopaco e de dupla polimerização para construção de 
núcleos com excelentes propriedades mecânicas.
O Rebilda DC está disponível em três cores diferentes de modo a cobrir uma extensa série de indicações:
-  Azul para visualizar a transição entre o material e a substância dentária, especialmente nas áreas dos  
 molares e pré-molares
-  Cor da dentina para elevadas exigências estéticas, por exemplo: por baixo de restaurações em 
 cerâmica totais ou restaurações em compósito com elevada translucidez
-  Branco para visualizar as margens da preparação e simultaneamente satisfazer elevadas exigências  
 estéticas

Indicações:
-  Reconstrução adesiva de cotos
-  Cimentação de postes de fibra vidro reforçada com resina

Métodos de aplicação:
A)  Tomar medidas apropriadas nas áreas perto da polpa.
B)  Material adesivo

Rebilda DC é usado na técnica de cimentação em combinação com um adesivo fotopolimerizável ou de 
polimerização dual, que deve ser compatível com os compósitos de polimerização dual. As instruções 
de uso do respectivo produto devem ser consultadas para uma correcta preparação (ataque ácido) e 
procedimento.

C1) Rebilda DC em cartuchos
Inserir os cartuchos de Rebilda DC na dispenser VOCO (tipo 3) ou em qualquer outra pistola 
com um êmbolo adequado. Devido a razões técnicas, podem ocorrer pequenas diferenças no 
nível de preenchimento entre ambas as câmaras do cartucho. Neste caso, remover a cápsula do 
cartucho e espremer o material para fora, até o material ser libertado igualmente de ambas as  
câmaras. Depois, colocar uma ponta de mistura tipo 12 e fechar com uma volta de 90º no sentido dos 
ponteiros do relógio. Se necessário, coloque uma ponta intra-oral tipo 3 na extremidade da ponta de 
mistura. Para aplicação no canal radicular, utilize pontas de mistura tipo 19 com cânula metálica integrada.
A cânula pode ser curvada cuidadosamente à mão.
Pressionando a alavanca, o material é expulso e automaticamente misturado
na proporção correcta.

C2)  Rebilda DC na seringa QuickMix
Por razões técnicas, podem ocorrer pequenas diferenças no enchimento das câmaras das seringas. 
Assim sendo, remova a tampa da seringa e proceda à extrusão do material até que saia de igual forma 
de ambas as câmaras. De seguida, coloque a ponta de mistura tipo 11, encaixando a ponta de mistura na
posição correcta e rode 90º no sentido dos ponteiros do relógio. Se necessário, coloque uma 
ponta de aplicação tipo 4 no topo da ponta de mistura. O material é misturado automaticamente na 
correcta proporção quando preparado e pode ser aplicado directamente.
Todas as seringas QM estão disponíveis com um êmbolo removível. O êmbolo pode ser retirado da seringa 
QM facilmente e recolocado de novo sem causar nenhum derrame do material. Os elementos vedantes 
nas câmaras da seringa ficam na sua posição, pelo que se evita a contaminação cruzada do material na
seringa.

D) Aplicação do material de construção do núcleo
Colocar uma matriz à volta do dente preparado e aplicar Rebilda DC directamente do cartucho/ 
seringa QuickMix.
Fotopolimerização
O uso de matrizes transparentes é vantajoso. Colocar a ponta da lâmpada de polimerização tão perto 
quanto possível da superfície de construção do núcleo e polimerizar com luz de halogéneo durante 40 
s. Se a distância for mais de 5 mm, a profundidade de polimerização é reduzida. No caso da construção 
de um núcleo maior geralmente aplicar em camadas de 2 mm e polimerizar cada camada durante 40 s. 
O material pode ser acabado imediatamente após a fotopolimerização.
Polimerização química
Sem fotopolimerização a construção pode ser acabada 5 min depois da sua aplicação na boca.
O tempo de trabalho do Rebilda DC è de 2 min. No caso de utilização de um nucleo pré-formado,  
aplicar Rebilda DC directamente no nucleo pré-formado, colocar a coroa no dente preparado, ajustar a 
sua osição e fotopolimerizar as margens durante 40 s para fixar a peça.
Após a utilização, deixar a ponta de mistura no cartucho/seringa QuickMix ou voltar a colocar a cápsula.

Cimentação de postes de fibra de vidro reforçados com resina (em combinação com um adesivo de 
polimerização dual):
1.  Quando cimenta postes radiculares, aplique o adesivo de polimerização dual de acordo com as instruções  
 de uso desse mesmo adesivo.
2. Utilizando o cartucho:

Quando utilizar a ponta de mistura tipo 19, aplique Rebilda DC com a cânula metálica da ponta de 
mistura directamente no canal radicular. Para este efeito, a cânula metálica da ponta de mistura pode ser 
previamente curvada à mão. Se não utilizar a ponta intra-oral tipo 19, proceda como segue:
Após preparar o poste de acordo com as instruções do respectivo fabricante, humedeça-o com Rebilda 
DC. Não aplique Rebilda DC directamente no canal nem use lentulo! Insira o poste assegurando-se que 
deixa um pequeno excesso.
Utilizando a seringa QuickMix:
Recomendamos a aplicação de Rebilda DC directamente no canal radicular, utilizando as pontas intra orais 
tipo 1. Não use lentulo! Após preparar o pino radicular segundo as instruções do fabricante, pode embebe-
lo com Rebilda DC. Insira o poste assegurado-se que deixa um ligeiro excesso.

3. Para fixar o poste e polimerizar o adesivo dual aplicado na superfície oclusal, fotopolimerizar durante 40 s.
4. Para construção de núcleos, siga as instruções fornecidas em D) Aplicação do material de construção  
 do núcleo.

Avisos, precauções:
-  Para a polimerização completa, evitar qualquer contato do adesivo e Rebilda DC com substâncias fenólicas  
 (por exemplo, eugenol). 
-  Não use agentes de ligação que não são compatíveis com a polimerização química ou com os compósitos  
 de polimerização dual.
-  Isolar a construção do núcleo antes de tomar impressões ou de fazer coroas/pontes provisórias 
 (boa humidade é muitas vezes suficiente) para evitar adesão a estes materiais.
- As propriedades do produto asseguradas só são conseguidas quando se utilizam as pontas misturadoras  
 originais fornecidas, também disponíveis como acessórios.
-  Rebilda DC contém Bis-GMA, dimetilmetacrilato diuretano, BHT e peróxido benzol. Rebilda DC não deve  
 ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer destes componentes.
-  Evitar contacto com a mucosa oral.
 Os valores físicos da Rebilda DC correspondem a DIN EN ISO 4049.

Informação sobre armazenagem e aplicação:
Fechar os cartuchos/seringa Quick Mix de Rebilda DC após uso. Armazenar fresco. Não expor Rebilda DC 
à luz solar directa ou à luz da cadeira. Armazenar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. Não utilizar após expirar 
o prazo de validade. Não esterilizar as pontas de mistura no banho ultra-sónico.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que se refere à 
aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e recomendações verbais e/ou 
escritas estão desprovidas de qualquer compromisso, estando de acordo com os nossos conhecimentos. 
As nossas instruções e/ou conselhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por 
nós fornecidos no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação dos 
nossos produtos não é efetuada sob o nosso controlo, esta é da exclusiva responsabilidade do  
utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nossos preparados em conformidade com as normas 
existentes e de acordo com as condições gerais de venda e entrega.
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