
Ufi Gel® SC
Instruções de utilização

Descrição do produto:
Ufi Gel SC é um material de rebasamento permanentemente mole, feito à base de silicone de 
adição. Este material autopolimerizável, de cura a frio, garante um rebasamento simples e rápido, 
seja ele direto ou indireto. O conjunto é composto por um líquido adesivo que proporciona 
uma boa união entre a prótese e o material de rebasamento, pelo próprio material de rebasamento 
e por um glaze (base e catalisador) para regularizar superfícies rugosas. Ufi Gel SC pode ser utilizado 
em todas as próteses à base de PMMA. Os rebasamentos feitos com o Ufi Gel SC podem ser 
corrigidos e reparados logo após a sua aplicação.

Indicações:
Rebasamento permanentemente mole para próteses totais ou parciais
- alívio das zonas de compressão
- para selar a linha vibratória no palato
- em casos de rebordo flácido ou adesão insuficiente
- amortecer a compressão, em casos de rebordos alveolares afilados
-  ajudar a cicatrização em implantologia

Modo de aplicação:

1. Preparação e aplicação na prótese:
Limpar bem a prótese com uma escova e secar. Retirar sempre os rebasamentos antigos. 
Desgastar com uma broca todas as superfícies a revestir, no mínimo 1 mm, por forma a 
permitir uma camada final do produto com uma espessura mínima de 2 mm. Importante: 
Preparar em forma de chanfro (ou degrau) as margens das superfícies a serem rebasadas. 
Especialmente as margens vestibulares, linguais e dorsais devem ser preparadas em forma de 
chanfro. Arredondar as margens da prótese. Remover o pó do desgaste com uma escova seca 
ou com ar seco sem óleo. Não deve utilizar água nem jacto de vapor. Em seguida, desen- 
gordurar a superfície da prótese com um pano livre de pó e humedecido com álcool puro 
(mínimo 90 %) esfregando a superfície. Deixar arejar durante 1 min. A humidade, os aditivos 
(por exemplo, nos produtos para limpeza de cavidades), a saliva, os líquidos de resina que  
contenham monómero ou o simples toque diminuirão a adesão do Ufi Gel SC à prótese.
Antes da primeira utilização do adesivo, substituir a tampa do frasco pela tampa com 
pincel. Não utilizar a tampa com pincel para o álcool.
Aplicar o adesivo às superfícies já preparadas e que irão levar o Ufi Gel SC. A superfície 
deverá estar completa e uniformemente coberta de adesivo.

Atenção: Fechar imediatamente a embalagem e guardar em posição vertical.
Deixar arejar durante 1 min.
Colocar o cartucho do Ufi Gel SC no dispensador VOCO (tipo 2) ou em outra pistola 
misturadora com um êmbolo compatível. Podem ocorrer pequenas diferenças no nível de 
preenchimento das câmaras. Assim, deve remover a tampa do cartucho e extruir o material até 
que este saia uniformemente de ambas as câmaras. Ao trocar a ponta, assegurar que os orifícios 
de saída do material estejam livres no cartucho de Ufi Gel SC. Em seguida, deve posicionar e fixar 
a ponta de mistura com uma volta de 90°. O material é extruído e automaticamente misturado na 
proporção correta ao pressionar o gatilho da pistola. 
Após a utilização, deve deixar a ponta de mistura no cartucho ou fechá-lo novamente com 
a tampa.

Aplicar o produto misturado primeiro sobre as margens lingual/dorsal e, em seguida, sobre as 
vestibulares. Em seguida, revista o fundo da base. Certifique-se de que todas as áreas 
que levam o adesivo são cobertas com o silicone. Nas áreas a serem rebasadas, o  
Ufi Gel SC deverá ter uma espessura de, pelo menos, 2 mm. A partir do momento em que se 
inicia a mistura, o Ufi Gel SC possui um tempo de trabalho de 1 min e 45 s.

2a. Rebasamento direto na boca:
1 min após o revestimento com o Ufi Gel SC, a prótese poderá ser colocada na boca do 
paciente. Este deverá fechar suavemente a boca em oclusão normal (1 min).
Em seguida, o paciente deverá fazer movimentos de mastigação e deglutição (5 min).
Após 6 min, a prótese poderá ser removida da boca do paciente.
Importante: Respeitar os intervalos de tempo acima mencionados!
10 min após a remoção da prótese rebasada da boca pode ser feito o acabamento.
Se efetuar o acabamento antes do decorrer deste intervalo de tempo, proceda com extremo 
cuidado. 

2b. Rebasamento indireto em laboratório:
Sempre que o rebasamento deva ser feito em laboratório, humedeça o modelo de gesso 
e isole-o com um agente isolante à base de alginato, sem formaldeído, para resinas acrílicas 
(um agente isolante à base de silicone não é recomendado) seguindo as instruções de utilização 
do agente isolante.
Colocar a prótese revestida com Ufi Gel SC no modelo e fixá-los no aparelho de rebasamento 
ou na mufla. Modelar as margens funcionais com uma espátula metálica ou uma faca de 
gesso limpa. 
Depois de modelar, deixar o Ufi Gel SC polimerizar durante 2 - 5 min, e, em seguida, colocar 
a mufla / o aparelho de rebasamento com a prótese e o modelo na panela de pressão durante 
15 min, a uma temperatura de 40 °C - 45 °C.
Depois disso, deixar a mufla / o aparelho de rebasamento arrefecer durante 20 min.
Atenção: Nunca aplique jacto de vapor na prótese, no modelo de gesso ou na mufla / no aparelho 
de rebasamento!

3.  Acabamento do rebasamento:
O excesso de material poderá ser removido com a ajuda de uma tesoura (de cutículas) 
afiada ou com um bisturi. Acabamento da área de transição: Se for necessário desgastar, 
use discos de polimento (REF 2049) e / ou tiras abrasivas após 30 min. Se efetuar o 
acabamento antes do decorrer deste intervalo de tempo, proceda com extremo cuidado. 
No set Ufi Gel SC é fornecido 1 disco de polimento, REF 2049. As tiras abrasivas estão 
disponíveis em diferentes grãos. As mais adequadas são as de grão 80 (grosso) e 120 
(médio). Desgastar a área de transição a baixa ou média rotação (5.000 - 8.000 r.p.m.), 
aplicando apenas uma leve pressão. Assim se evita que o rebasamento se aqueça e 
que o material da prótese seja removido em demasia. Em seguida, limpar com álcool,  
deixar arrefecer o material eventualmente aquecido e aplicar o glaze. 

4.  Retificações:
É possível fazer uma retificação imediata do rebasamento. Passar o rebasamento por água 
e secá-lo. 
De seguida, aplicar novo material, modelar e deixar polimerizar na boca do paciente durante  
7 min, ou na panela de pressão durante 5 min.
Qualquer retificação posterior (dentro de duas semanas) do rebasamento poderá ser feita após 
a remoção de uma camada superficial do  Ufi Gel SC.
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5. Selagem:
Para selar e regularizar as superfícies tratadas no passo 3, utilizar o glaze.
Para uma melhor dosagem, manter o frasco em posição vertical, com o conta-gotas para 
baixo e deixar as bolhas de ar subirem. Numa placa de mistura, misturar um número igual 
de gotas da base e do catalisador do glaze com um pincel descartável. Aplicar suavemente 
a mistura com o pincel nas superfícies correspondentes, ou seja, nas superfícies secas que 
acabou de cortar e polir. O tempo de trabalho do glaze Ufi Gel SC  é de 1 min 30 s. O tempo 
de presa à temperatura ambiente é de 10 min. Os ambientes mais frescos prolongam o tempo 
de presa. Este último pode ser encurtado para 3 min com a ajuda de uma panela de pressão 
(40 °C - 45 °C).

Avisos, precauções:
- Para preparar a prótese e aumentar a adesão, poderá utilizar um jacto de areia. Após esta  
 preparação, deverá limpar a prótese com álcool puro.
- Utilizar o Ufi Gel SC à temperatura ambiente.
- O armazenamento de Ufi Gel SC num frigorífico prolonga os tempos de trabalho e de 
 endurecimento.
- Obedecer sempre aos tempos de endurecimento até ao fim, por forma a obter uma adesão  
 ótima.
- Selar apenas as áreas desgastadas e ásperas (borda funcional) com o glaze, para evitar 
 a acumulação de alimentos ou a pigmentação nestas áreas.
- Evitar qualquer contaminação com metacrilatos (p. ex.: panelas de pressão contaminadas 
 após a confeção de próteses ou o uso de solventes que contenham metacrilatos para a remoção 
 do material de rebasamento podem levar à presa incompleta do Ufi Gel SC / glaze e a distúrbios  
 do paladar).
- Fechar os frascos do glaze imediatamente após a utilização:
   Base do glaze    = tampa branca

    Catalisador do glaze = tampa vermelha
-  Para o acabamento, utilizar o disco de polimento de grão grosso, castanho, REF 2049, 
 ou outras brocas ou discos de polimento adequados a materiais flexíveis. Durante o 
 acabamento da prótese e do rebasamento, evitar inalar os pós de resina acrílica ou de 
 silicone. Se necessário, utilizar uma máscara protetora.
- O Ufi Gel SC contém polidimetilsiloxanos modificados e catalisador de platina; o adesivo 
 contém butanona e metacrilatos. Ufi Gel SC não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade 
 (alergia) conhecida a qualquer destes componentes.
- A limpeza da prótese rebasada deverá ser feita com uma escova especial para próteses ou 
 uma escova de dentes suave e um produto de limpeza não abrasivo (por exemplo, sabonete 
 neutro). Passar abundantemente por água.
- As propriedades do produto asseguradas só são conseguidas quando se utilizam as pontas  
 misturadoras originais fornecidas, também disponíveis como acessórios.

Conservação:
Armazenar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C.
Não utilizar após expirar o prazo de validade.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que se refere 
à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e recomendações verbais 
e/ou escritas estão desprovidas de qualquer compromisso, estando de acordo com os 
nossos conhecimentos. As nossas instruções e/ou conselhos não isentam o utilizador de examinar 
os preparados por nós fornecidos no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado 
que a aplicação dos nossos produtos não é efetuada sob nosso controlo, esta é da 
exclusiva responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nossos 
preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com as condições gerais 
de venda e entrega.


