
VOCO Profluorid® Varnish
Verniz dessensibilizante dentário com fluoretos 

Instruções de utilização

Descrição do produto:
VOCO Profluorid Varnish é um verniz dentário contendo fluoretos para aplicação 
na superfície do esmalte e dentina.
VOCO Profluorid Varnish adere a superfícies húmidas e é tolerante à humidade e 
à saliva.
VOCO Profluorid Varnish é uma suspensão etanólica de colofónia com aroma  
artificial e adoçante xilitol.
1 ml de VOCO Profluorid Varnish contém 50 mg de fluoreto de sódio equivalen-
te a 22,6 mg de fluoretos.

Indicações:
VOCO Profluorid Varnish é indicado para:
1.  tratamento de dentes hipersensíveis
2.  tratamento de superfícies de raiz sensíveis

Modo de utilização:
Dosagem recomendada
• Tratamento de pacientes com dentição decídua
 Use aproximadamente 0,25 ml de VOCO Profluorid Varnish
• Tratamento de pacientes com dentição mista ou permanente - aprox.  
 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish

VOCO Profluorid Varnish é aplicado numa fina camada nos tecidos duros 
dentários. Camadas mais espessas vão descamar mais facilmente, além de não 
garantirem melhores resultados terapêuticos. A experiência mostra que a  
quantidade necessária varia entre 0,25 ml e 0,40 ml para a dentição completa.

Aplicação: 
1.  Destartarize cuidadosamente as áreas a tratar.
2.  Para melhores resultados, elimine a humidade/saliva excessiva da área a tratar.
3. Aplique VOCO Profluorid Varnish uniformemente, numa camada fina cobrindo  
 toda a superfície a ser tratada.
4.  Humedecer a área (enxaguando ligeiramente ou deixando fluir a saliva) para 
 assegurar o endurecimento de VOCO Profluorid Varnish.
5. Instrua o paciente para evitar alimentos sólidos, álcool, escovagem ou fio 
 dental durante as próximas 4 horas após aplicação.

Informação/medidas de precaução:
VOCO Profluorid Varnish contém colofónia. 
VOCO Profluorid Varnish não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade 
(alergia) conhecida a este componente.
A colofónia pode inibir a polimerização e a adesão dos compósitos.
Se utilizar o cartucho, aplique o verniz exclusivamente com as respectivas 
cânulas rombas de aplicação (32 mm de comprimento e 0,9 mm de diâmetro). 
O cartucho contendo VOCO Profluorid Varnish pode ser reutilizado. Após a  
aplicação, remova a cânula e guarde o cartucho sem a cânula (o cartucho permane-
cerá hermeticamente fechado graças à membrana de borracha). Antes da próxima 
aplicação, coloque uma nova cânula.
VOCO Profluorid Varnish tem uma consistência pegajosa, compatível com a 
função do material. Ao utilizar o tubo, os restos do material na rosca podem fazer 
com que a tampa fique aderida ao mesmo. 
Limpar eventuais sujidades com um pano humedecido com etanol.
VOCO Profluorid Varnish está contra-indicado em pacientes com gengivite ulce-
rativa, estomatites. 
VOCO Profluorid Varnish não deve ser utilizado como tratamento sistémico.
Inchaço edematoso foi reportado em raras ocasiões, especialmente após aplicação 
em superfícies extensas. Dispneia em crianças asmáticas foi reportada em casos 
raros com preparados similares. Pacientes com sistema digestivo sensível podem 
apresentar náuseas, habitualmente após tratamento extensivo. Em caso de reacção 
adversa remova o verniz com uma escova macia e fio dental e lave com água morna.
Não fazer tratamentos com outros preparados contendo fluoretos no dia da 
aplicação. Suspenda tratamentos comcomprimidos de fluoretos durante vários  
dias, após o tratamento com VOCO Profluorid Varnish.
Não engolir.

Armazenamento:
Armazenar a temperaturas entre 4 ºC - 23 ºC. 
Não utilizar após expirar o prazo de validade. 

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que 
se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e 
recomendações verbais e/ou escritas estão desprovidas de qualquer compromis-
so, estando de acordo com os nossos conhecimentos. As nossas instruções e/ou 
conselhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por nós fornecidos 
no que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação dos  
nossos produtos não é efetuada sob o nosso controlo, esta é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos nos-
sos preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com as  
condições gerais de venda e entrega.
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