
光固化氢氧化钙间接盖髓剂

（钙思莫） 

使用说明书

产品描述：	 	
	 	本品是一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂。 

型号规格：
编号：1047, 5 g/管 x 2管/盒
编号：1307 注射管装，2 x 2.5 g （针头类型41）

产品结构及组成：
   本品是一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂。主要组
成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯（UDMA）、钡铝硅酸盐、
硫酸钡、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯（TEDMA）和氢
氧化钙。

产品适用范围： 
	 	该产品作为间接盖髓剂，为其它充填材料垫底。

使用方法：
	 	牙齿操作面必须完全干燥，杜绝污染。
	 	在临近牙髓部位（< 0.5 mm），建议使用水基质的纯氢氧化
钙进行保护。
	 	注射管装产品可直接使用。为了确保注射器的无滴漏功能，
请在使用时和使用后不要回拉活塞。 
	 	对于管装的产品，可挤出适量的产品于调拌纸上调匀，再用
适当的工具进行操作。
	 	如果需要垫衬的厚度超过1 mm，则建议使用分层固化技
术。使用卤素光（蓝光）固化，让光源尽可能靠近材料表面 
（约为：1 - 2 mm），固化时间至少为20秒。
	 	如果对粘结强度的要求较高，在使用该产品前，请选择合适
的粘结剂（具体操作见粘结剂生产商的操作说明）。
	 	光固化前，使用合适的工具小心地去除多余材料，不要用探
针去除聚合后的材料（应使用旋转式工具），之后则参照修复类
材料的使用说明进行后续修复操作。

注意事项/预防措施：
	 	请勿在修复体边缘使用该产品。在边缘区域，永久修复体应
该置于无龋齿的牙齿硬组织上，如果使用粘结技术，应进行相应
的预处理。
	 	产品会与甲基丙烯酸基类材料产生粘结：如，冠桥类材料，
临时封闭材料和某些印模材（如多元酯类），因此与这些材料接
触可能会导致垫底材料的整个去除，在这种情况下，建议使用隔
离剂（如：凡士林，甘油或类似的材料）。在安放最终修复体前
需要先去除隔离剂。
	 	在打开产品后，应避免直接光照（手术灯，阳光），并立即
使用材料。
	 	产品含有甲基丙烯酸、BHT和胺，对上列任何一种成分过敏
者不宜使用该产品。
	 	氢氧化钙对皮肤和黏膜组织有腐蚀作用，请勿让本品接触眼
睛！
	 	丁香酚和其它含酚类物质（百里酚、麝香草酚）会影响材料
的完全固化，因此，应避免将该产品与氧化锌丁香酚水门汀或其
它含有丁香酚成分的材料配合使用。
	 	固化时间太短或者光源强度不充足都会导致非完全固化，因
此建议定期检查光固化灯。固化不足会影响硬度和造成不适。
	 	产品在第一次使用前应保存在铝塑袋里，一旦开封，应该在
有效期前、开封后6个月内使用该产品，并在用完后迅速拧紧盖
子。

储存：
	 在 4 °C - 23 °C条件下，产品应在避光、避免潮湿的环境下 
储存。

	 我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说
明，我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并
且不承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议，您仍需仔
细检查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用，
因此用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符
合现行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。

生产日期和失效日期：见外包装标签。

使用期限: 24个月

注册人/生产企业
名称：德国沃柯有限公司 VOCO GmbH
住所：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany
生产地址：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany
原产地: 德国

代理人/售后服务
名称：德国沃柯有限公司上海代表处
住所：上海市普陀区长寿路1118号16J室
电话：021-52378798           
传真：021-52388766 
电子信箱：china@voco.com
网址：www.voco.cn 

医疗器械注册证编号：国械注进20153171668
产品技术要求编号：国械注进20153171668

修订日期：2019年7月
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