
龋齿指示剂

使用说明书

产品描述：
  液剂。通常由水、丙二醇、着色剂等组成。 

作用原理： 
  龋齿指示剂含有颜色指示剂（酸性红），用以标记受感染的	
龋损牙本质。
	 	龋齿指示剂由此能实现对龋病区域的视觉控制。健康以及未	
受感染、可再矿化的牙本质不会变红，故可轻柔挖除龋损。未受
感染的牙本质应尽可能留存。

预期用途：
	 	用于显示龋齿，以辅助口腔检查和治疗。

型号/规格：
  1ml/瓶，3ml/瓶。附属品：小泡棉。

产品适用范围：
	 龋齿指示剂对龋损牙本质染色：
-		显示去除可见龋齿后剩余的龋病区域;
-		可准确区分龋蚀与健康牙本质，尤其是与不同颜色的继发性 
	 	牙本质;	
-		检查龋病是否完全去除；
-		追踪不易看到的龋病区域；
-		向患者展示龋病区域；
-		作（拔牙的）培训和教学用途；
-		可发现被破坏的根管；
-		可发现填料和边缘的微裂隙。
  
使用方法：
	 	首先去除软化和明显变色的牙本质。用龋齿指示剂润湿龋
洞，使其作用5-10秒（切勿过久！），然后用喷水冲洗干净。组
合使用龋齿指示剂与Pele Tim小泡绵可达到最佳效果。龋损牙本
质会变成鲜红色。
	 	彻底去除染色的牙本质，注意保护未染色的牙本质。重复上
述步骤，直至牙本质不再着色为止。
	 	牙釉质内的牙菌斑及残余龋损均会被龋齿指示剂染红，也须
清除。

注意事项/预防措施：
	 	对龋洞进行轻度干燥，可提高染色强度。
	 	应用时间不得超过10秒。用水冲洗去除所有指示剂残留。否
则会有对非龋损牙本质进行染色和清除的危险。
	 	切勿直接在近髓区使用，以免将龋齿指示剂与血液混淆。
	 	避免接触皮肤和衣物（防止染色）。若衣物不慎被染色，可
用稀释的醋清洗。
	 	龋齿指示剂含有丙二醇。如果未稀释的龋齿指示剂与皮肤或
口腔粘膜接触，过敏性患者可能出现过敏性反应,	 在已知患者对
本品成分过敏的情况下不得使用龋齿指示剂。

储存：
 4°C -23°C储存。过期后请勿使用。

生产日期和失效日期：
	 见外包装标签。

我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明，
我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并且不
承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议，您仍需仔细检
查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用，因此
用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现
行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。
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名称：德国沃柯有限公司	VOCO GmbH
住所：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany
生产地址：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany
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名称：德国沃柯有限公司上海代表处
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电子信箱：china@voco.com
网址：www.voco.cn 
原产地：德国
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