
双凝基牙修复树脂

（瑞必达）

使用说明书 

符合 DIN EN ISO 4049 标准

产品名称及描述：                                   
  Rebilda DC是一种双固化的可流动性复合树脂，具有高度的X线阻
射性，良好的机械性能，适用于制作树脂桩核。
  Rebilda DC有三种不同的色泽，具有广泛的适用范围：
	 	—蓝色，用于显示修复材料与牙体组织之间的衔接区域，尤其适
用于磨牙和前磨牙区域。
	 	—牙本质色，用于美学修复要求高的部位，如全瓷修复体或具有
高度透明的复合树脂修复体。
	 	—白色，既可显示预备的边缘，又能满足美观要求。
	 	配合使用双固化粘结剂Futurabond DC，可以使材料与牙体组织
间达到很强的粘结性。Futurabond DC	广泛适用于各种情况。

型号规格: 
Dentin（牙本质色）、Blue（蓝色）、White（白色）；
规格装量：管装50 g/支，管装10 g/支。

产品结构及组成：
	 	该产品由基质和催化剂组成，主要组成成分包括甲基丙烯酸缩水
甘油酯（Bis-GMA），二甲基丙烯酸氨基甲酸酯（UDMA）和钡-铝-
硅酸盐玻璃。附属品为混配头、输送头、输送枪（选配）。

产品适用范围： 
  该产品用于活髓牙和死髓牙树脂桩核的制作。近髓应用时，需有
护髓措施（如用氢氧化钙盖髓）。

使用方法： 

A)   在近髓处应采取适当的护髓措施。

B)  粘结材料
  Rebilda DC适用于直接粘合技术，可与双固化粘结剂，如 
Futurabond DC搭配使用。请认真查阅相关产品的使用说明书，以
确定正确的准备方式和操作步骤。

C1)  Rebilda DC 混配枪管装的使用：
  将双管型Rebilda DC插进VOCO输送枪（3型号）或其他合适的
输送枪中。由于技术原因，双管中材料充填的水平面在第一次使用前
会有细微差别，如出现这种情况，取下双管盖，将材料挤出，直到双
管流出均匀的材料。然后安装12型号混配头，顺时针旋转90°将其固
定。如有必要，可在混配头前端安装3型号口内头或者专用于根管的
19型号口内使用头，19型号口内使用头的金属插管可以预先用手小
心地予以弯曲再使用。按压输送枪控制杆，即能将材料挤出，并以合
适的比例自动混配。

C2)  Rebilda DC 快速混配注射器管装的使用:

	 	逆时针旋转注射器上的盖子并取下，由于技术的原因，双管中材 
料充填的水平面在第一次使用前会有细微差别，如出现这种情况，将
材料挤出，直到双管流出均匀的材料。然后，安装11型号混配头，顺
时针旋转混配头90°，将其固定，如有必要，可以在混配头前端安装4
型号口内输送头。挤压注射器，即能将材料以恰当的比例进行自动混
配，并可直接使用。

	 	所有的快速混配注射器管装都配有可分离助推活塞杆。助推活塞
杆都可以轻松的从快速混配注射管中拉出并放好，不会产生有任何的
材料渗漏。

	 	注射管中的密封件不会移位，可以防止注射管内的材料交叉污
染。

D)  桩核制作材料的运用：

	 	在预备好的牙齿周围放置成型片，将Rebilda DC从混配枪管装或
快速混配注射器管装中直接挤到牙齿上。

光固化

	 	推荐使用透明成型片。保证光固化设备的光发射端尽可能的接近
桩核材料表面，用卤素灯光固化40秒。如距离超过5 mm，会减小固
化深度。如树脂桩核较大，通常要分层固化，每层2 mm，每层光固
化40	秒。经过光固化后，即可抛光材料。

化学固化

  如果没有进行光固化处理，将材料挤进口内固化5分钟后，即可 
抛光材料。

  Rebilda DC的工作时间约为2分钟。如使用预成冠，可将 
Rebilda DC直接挤在预成冠中，再将预成冠放在预备好的牙齿上就
位，调整其位置，在冠边缘光固化40秒将其固定。

  使用后，可以把混配头留在双管/快速混配注射器上，也可拧上
原来的盖子。

粘固树脂加强型纤维根管桩（与Futurabond DC配合使用）：

1.		混合Futurabond DC（液体A和液体B），用专用工具在根管内
及需要粘固桩核材料的牙体表面涂布20秒，用无油气枪轻轻吹匀试
剂5秒。用纸尖吸除根管内可能过多的粘结材料，不要光固化粘结
层。

2.  混配枪管装的使用：

  如果使用19号混配头，将Rebilda DC直接注入根管时，可根据
使用需要，先将其金属插管进行手工弯曲。

	 	如果不使用19号混配头，请按照根管桩生产厂家的要求进行根管
桩预备，用Rebilda DC湿润根管桩。请不要直接运用Rebilda DC到
根管桩或者用伦图洛充填器。插入根管桩并确保有少量的多余材料被
挤出。

  快速混配注射型的使用：

	 	推荐此包装的Rebilda DC配合1号口内纤细输送头，用于材料直
接输入根管内。不要使用伦图洛充填器。此外，可按照根管桩生产厂
家的要求，进行根管桩预备后，再涂布一层Rebilda DC，插入根管
桩并确保有少量的多余材料被挤出。

3.		固定好根管桩，并且光固化先前涂布的粘结剂Futurabond DC的
咬合面，至少光固化40秒。

4.  桩核的堆建，按照前面说明中D）的桩核制作材料的运用。

注意事项/预防措施： 
-			为了使Futurabond DC / Rebilda DC完全聚合，避免其接触酚类 
	 物质（如丁香酚）。
-			请勿使用与自固化或双固化修复材料不兼容的粘结剂。推荐使用		
 Futurabond DC。
-	 取印模或制作临时冠/桥前，将桩核作隔离处理（保持良好的湿 
	 润性），以避免粘结材料。
-	 Rebilda DC的成份有:	Bis-GMA,	二甲基丙烯酸酯，BHT和过氧	
	 苯甲酰。对其中成份过敏者，请勿使用该产品。
-	 请避免接触口腔粘膜。
 
Rebilda DC的物理性能符合DIN EN ISO 4049。

储存：
	 使用Rebilda DC混配枪管装	 /	快速混配注射器管装后，请关闭
并拧紧Rebilda DC封闭盖子。请储存在阴凉处，不要将Rebilda DC
直接暴露在光照或椅灯下。在4 °C - 23 °C温度下储存。材料过期后
请勿使用。不要在超声浴中消毒混配头。

生产日期和失效日期：见外包装标签。

使用期限: 24个月

	 我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明，
我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并且不承担
相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议，您仍需仔细检查产品并
确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用，因此用户将对其使
用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现行产品质量标准并
且其销售和运输均符合相关规定。
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