SCIENTIFIC REPORT

Admira Fusion — Estudio clinico: Resultados de 2 afios
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Con la introduccién de la gama de Admira Fusion presenta VOCO el primer material de restauracién de base exlusivamente
ceramica en el mercado dental. Admira Fusion representa la combinacion de dos innovaciones excelentes: Se ha unido la
tecnologia nano-hibrida con la tecnologia ORMOCER. La caracteristica esencial de los productos Admira Fusion es la “Pure
Silicate Tecnology”, todos los componentes se basan en silicato. No se usan ningunos monémeros de metacrilato
convencionales.

En la Universidad Sao José dos Campos, el Prof. Torres et al. realiz6, durante dos afios, un estudio clinico con Admira Fusion
en comparacién con el composite nano-hibrido establecido, GrandioSO. Los resultados son presentados en este Scientific

Report.

Disefio del estudio

El objetivo de este estudio de dos afios fue la evaluacién clinica de restauraciones de la clase Il que se prepararon por una parte
con el material de restauracién nano-hibrido de ORMOCER, Admira Fusion (VOCO) y, por otra, con el composite nano-hibrido
GrandioSO (VOCO).

En total eligieron a 30 pacientes a los que se le aplicé tanto una restauracién de la clase Il con Admira Fusion como también
otra restauracién de la clase Il con GrandioSO. Las cavidades muy profundas se rellenaron primero con un cemento de hidréxido
de calcio (Dycal, Dentsply) y a continuacién se aplicé una capa fina de un material de ionémero de vidrio convencional (Meron,
VOCO). Las cavidades profundas se recubrieron con un material de ionémero de vidrio convencional (Meron, VOCO). En todos los
casos se utilizé Futurabond M+ (VOCO) como adhesivo. Este se aplicd, segln las instrucciones del fabricante, en el modo de
autograbado. Luego se aplicaron los materierales de restauraciéon en incrementos en las cavidades de la clase Il y se
fotopolimerizaron de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Dos examinadores independientes efectuaron las evaluaciones
clinicas de las restauraciones. Como base sirvieron los criterios de evalucacion de Hickel que se publicaron por la FDI.[213! Se
eligieron los siguientes periodos como intervalos para la evaluacion: inicial (después de 7 dias), después de 6 meses, después de

12 meses y después de 24 meses.

Tabla 1: Visién general de las restauraciones

Material de restauracién Ndmero de las restauraciones examinadas
utilizado
inicial 6 meses 12 meses 24 meses
Admira Fusion 30 30 26 23
GrandioSO 30 30 26 23
Total 60 60 52 46
Resultados

Estos tres criterios evaluados han sido dividos en los tres grupos “pardmetros estéticos, funcionales y biolégicos”; los resultados
se exponen en los gréficos 1 hasta 3. Aquellas restauraciones que se han evaluado como “insatisfactorias” e “insuficientes”
(barras en color naranja y color rojo en los graficos 1 — 3), han tenido que ser sustituidas obligatoriamente.
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Evaluacién clinica de los parametros estéticos

mexcelente ®bien satisfactorio insatisfactorio minsuficiente

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Brillo superficial

Admira Fusion
GrandioSO

Admira Fusion
GrandioSO

12

Admira Fusion
GrandioSO

24

Admira Fusion
GrandioSO

Decoloracién de la superficie

Admira Fusion
GrandioSO

Admira Fusion
GrandioSO

12

Admira Fusion
GrandioSO

24

Admira Fusion
GrandioSO

Decoloracién marginal

Admira Fusion
GrandioSO

Admira Fusion
GrandioSO

12

Admira Fusion
GrandioSO

24

Admira Fusion
GrandioSO

Coincidencia de colores /

translucidez

Admira Fusion
GrandioSO

Admira Fusion
GrandioSO

12

Admira Fusion
GrandioSO

24

Admira Fusion
GrandioSO

Forma anatémica estética

Admira Fusion
GrandioSO

Admira Fusion
GrandioSO

12

Admira Fusion
GrandioSO

24

Admira Fusion
GrandioSO

Fig. 1: Parametros estéticos
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Evaluacion clinica de los parametros funcionales
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Fig. 2: Parametros funcionales
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Evaluacioén clinica de los parametros biolégicos
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Fig. 3: Parametros bioldgicos
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Los resultados clinicos después de un uso de dos afios, en su totalidad, son valorados favorablemente tanto para Admira Fusion
como también para GrandioSO. Solo se presentan unas restricciones minimas en los dos materiales en cuanto a la forma
anatémica aproximal y la integridad marginal. En una restauraciéon de GrandioSO se constaté un fracaso referente a la integridad
dental después de 24 meses (grafico 3), se fracturéd un clspide. En total, este estudio comprueba claramente que el Admira
Fusion basado en ORMOCER consigue unos resultados excelentes igual que el composite nano-hibrido GrandioSO establecido.
Los materiales de restauracion basados en ORMOCER destacan, ademas de la biocompatibilidad excelente y la baja contraccién,
también con una estabilidad de color mejorada. Esta ventaja estética puede ser derivada basicamente de los resultados obtenidos
de aqui: En los criterios decoloracion superficial y/o marginal consigue Admira Fusion en la mayoria unos mejores resultados que
GrandioSO.

Por Gltimo, se presenta en el grafico 4 el resumen referente a los aspectos individuales de los tres grupos con los parametros
estéticos, funcionales y biolégicos. Como ya se pudo ver en los graficos anteriores, es cierto que hubo una retirada en el nmero
de las restauraciones examinadas, pero éstas se deben a que los pacientes no se presentaron, y no a una pérdida de la
restauracion. En ninguna de las restauraciones aplicadas no se presenté ninguna pérdida de retencién durante el periodo de dos
afios. En total, solo se ha tenido que sustituir solo una restauracién de Admira Fusion y tres de GrandioSO.
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Fig. 4: Vision general

Resultado: Los resultados de este estudio de dos afios presentan unos excelentes resultados clinicos, tanto para el material de
restauracién nano-hibrido de ORMOCER, Admira Fusion como también para el composite nano-hibrido establecido, GrandioSO;
con ligeros beneficios para Admira Fusion. Los pardmetros evaluados de estética, funcionalidad y biologia proporcionan una
impresién amplia y fiable sobre la eficiencia clinica de los materiales de restauracién presentados.
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