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Instructions for use
EU Medical device
In accordance with DIN EN ISO 3107

Product description:

Provicol/Provicol C/Provicol QM, a eugenol-free cement with calcium
hydroxide, is easy to process and does not influence the setting of resin-
based filling and luting materials.

Provicol/Provicol C/Provicol QM contains calcium hydroxide to support tooth
vitality.

Indications:

Provicol/Provicol C/Provicol QM is used as a temporary cement for the
attachment and for sealing of small one-surface cavities.

Contraindications:

Provicol/Provicol C/Provicol QM contains modified colophony. Provicol/
Provicol C/Provicol QM should therefore not be used in patients with a known
hypersensitivity (allergy) to this ingredient.

Patient target group:
Provicol/Provicol C/Provicol QM is suitable for use in all patients without any
age or gender restrictions.

Performance features:
The product’s performance features satisfy the requirements of the intended
use and the relevant product standards.

User:

Provicol/Provicol C/Provicol QM should only be used by a professionally
trained dental practitioner.

Use:

Provicol QM (in the QuickMix syringe)

Due to technical reasons slight differences in the filling level between the
syringe chambers can occur prior to the first use. Therefore remove syringe
cap and squeeze the material out until the material is delivered evenly from both
chambers. Place and lock the mixing tip type 10 with a 90° turn clockwise. The
material is automatically mixed in the mixing tip.

All QM syringes come with a detachable piston. The piston can simply be pulled
from the QM syringe and re-placed without causing any material leakage. The
plugs in the syringe chambers remain in place preventing cross-contamination
of the materials.

Provicol C (material in cartridges)

Insert Provicol C cartridge into the VOCO dispenser (type 2) or any other
extruder gun with a suitable piston. Due to technical reasons, slight differences
in the filling level between bothcartridge chambers can occur. In this case,
remove cartridge cap and squeeze the material out until the material is delivered
evenly from both chambers. Then insert a mixing tip type 6 and lock with a
90° turn clockwise. By pressing the lever slowly and evenly, the material is
extruded and automatically mixed in the correct ratio in the tip.

The attached mixing tip is intended for single use only. After use, store the
cartridge (QM syringe) tightly sealed. Check that material flows freely through
the openings before reusing.

The warranted product characteristics can only be achieved when using the
supplied original mixing tips, which are also available as accessories.

Provicol (material in tubes)

Provicol should be used at room temperature (approx. 18 °C - 23 °C). Lower
temperatures (use of a cooled glass plate) result in extended working times.
The Provicol catalyst and base paste are mixed in a 1 : 1 w/w ratio.
For that purpose, put two equal lengths of base and catalyst paste on a
mixing pad of strong, non-absorbing material or a glass plate.

Then mix the two pastes for approximately 20 s until the material reaches a
homogeneous consistency. Use a spatula made of plastic or stainless steel
for mixing.

Application:

Apply a thin layer of Provicol/Provicol C/Provicol QM inside the temporary
crown or bridge and affix it to the prepared tooth.

Provicol remains workable for about 1,5 - 2 min. Provicol C/Provicol QM about
1 min. All materials set in the mouth within 4 - 6 min.

Place the temporary into the mouth. Remove any excess material after
3 -5 min.

Warnings, precautionary measures:

- In case of opened pulp or inferior dentine thickness, an adequate pulp
protection is recommended.

The sensitivity of cores can be reduced by use of desensitising preparations
prior to temporary luting. Remove these preparations completely before
definite luting (do not use preparations containing eugenol!). Extensive
superficial and multisurfaced cavities as well as temporary longterm sealing
work should be treated with a harder cement.

Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking
that the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

Supplementary indications:

When using Provicol in tubes, it is recommended to moisten the cores with
some water. Moisture (humid cores) additionally facilitates the removeability
of the temporaries. Residues of Provicol/Provicol C/Provicol QM can be
removed from crowns easily after they have been sprayed for a short time with a
cooling spray.

Storage:
Store at 4°C-23°C. Do not use after the expiry date.

Disposal:
Dispose of the product in accordance with local regulations.

Reporting obligation:

Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of
a patient’s, user’s or other person’s health condition and a serious risk to public
health that arise or could have arisen in association with the use of Provicol/
Provicol C/Provicol QM must be reported to VOCO GmbH and the
responsible authority.

Gebrauchsanweisung
EU Medizinprodukt
Entspricht DIN EN 1SO 3107

Produktbeschreibung:

Provicol/Provicol C/Provicol QM ist ein leicht zu verarbeitender eugenol-
freier Zement mit Calciumhydroxid, der die Aushartung von Fillungs- und
Befestigungsmaterialien auf Kunststoffbasis nicht beeinflusst.
Provicol/Provicol C/Provicol QM enthélt Calciumhydroxid zur Unter-
stiitzung der Vitalerhaltung des Zahnes.

Indikationen:
Provicol/Provicol C/Provicol QM dient als provisorischer dentaler Zement
fur Befestigung und als Verschluss kleiner einflachiger Kavitaten.

Kontraindikationen:

Provicol/Provicol C/Provicol QM enthélt mod. Kolophonium. Bei
bekannten Uberempfindlichkeiten (Allergien) gegen diesen Inhaltsstoff von
Provicol/Provicol C/Provicol QM ist auf die Anwendung zu verzichten.

Patientenzielgruppe:
Provicol/Provicol C/Provicol QM kann fir alle Patienten ohne Ein-
schrankung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts angewendet werden.

Leistungsmerkmale:
Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der
Zweckbestimmung und den einschldgigen Produktnormen.

Anwender:
Die Anwendung von Provicol/Provicol C/Provicol QM erfolgt durch den
professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Anwendung:

Provicol QM (in der QuickMix Spritze)

Technisch bedingt kénnen sich vor Erstgebrauch geringe Differenzen
im Fillstand beider Spritzenkammern ergeben. Daher Spritzenverschluss
entfernen und solange Material auspressen, bis aus beiden Austrittséffnungen
gleichmaBig Material geférdert wird. Mischkantle Typ 10 aufsetzen. Die
Aussparungen an der Spritze und der Mischkan(le missen Ubereinstimmen.
Fixieren der Mischkantile durch Drehen um 90° im Uhrzeigersinn. Das Material
wird beim Ausbringen in der Kaniile gemischt.

Alle QM Spritzen sind mit einem herausnehmbaren Kolben ausgestattet.
Der Kolben lasst sich einfach aus der Spritze nach hinten abziehen und
wieder einsetzen. Die in der Spritze enthaltenen Dichtungen veréndern dabei
ihre Lage nicht. Dadurch wird eine Kontamination in der Spritze verhindert.
Provicol C (Kartuschenmaterial)

Provicol C Kartusche in VOCO-Dispenser (Typ 2) oder eine vergleich-
bare Mischpistole einsetzen. Technisch bedingt kénnen sich vor Erst-
gebrauch geringe Differenzen im Fullstand beider Kartuschenkammern
ergeben. Daher Kartuschenverschluss entfernen und solange Material
auspressen, bis aus beiden Austrittséffnungen gleichméBig Material
geférdert wird. AnschlieBend Mischkanille Typ 6 aufsetzen und durch
90° Drehung arretieren. Das Material wird durch langsames und
gleichmaBiges Betétigen des Griffhebels herausgedriickt und dabei
automatisch im richtigen Verhaltnis gemischt.

Die aufgesetzte Mischkanile dient nur dem Einmalgebrauch. Nach
Gebrauch die Kartusche (QM-Spritze) fest verschlossen lagern. Vor
Wiederverwendung Austrittséffnungen auf freien Materialdurchfluss prifen.
Die zugesagten Produkteigenschaften werden nur unter Verwendung
der mitgelieferten und als Zubehor erhaltlichen, originalen Mischkantilen
erreicht.

Provicol (Tubenmaterial)

Die Verarbeitung von Provicol erfolgt bei Raumtemperatur (18 °C
- 28 °C). Langere Verarbeitungszeiten ergeben sich bei tieferen
Temperaturen (gekihlte Glasplatte). Provicol Katalysator und Basis
werden im Gewichtsverhéltnis 1 1 gemischt. Dazu auf einen
Anmischblock aus festem, nichtsaugenden Papier oder Kunststoff
bzw. auf eine Glasplatte gleich lange Strdnge der Basis- und Kata-
lysatorpaste geben. Beide Pasten ungefahr 20 s mischen, bis das
Material eine homogene Konsistenz aufweist. Zum Mischen einen Spatel aus
rostfreiem Metall oder Kunststoff verwenden.

Applikation:

Etwas Provicol/Provicol C/Provicol QM in die temporédre Krone oder
Briicke applizieren und diese auf den préparierten Zahn setzen.

Provicol bleibt etwa 1,5 - 2 min, Provicol C/ Provicol QM etwa 1 min
verarbeitbar. Alle Materialien binden im Mund in 4 - 6 min ab. 3 - 5 min
nach dem Einsetzen in den Mund die Uberstande des Materials entfernen.

Hinweise, VorsichtsmaBnahmen:

— Bei Pulpenéffnung oder zu geringer Restdentinstérke werden ent-
sprechende PulpenschutzmaBnahmen empfohlen.

- Die Empfindlichkeit von Stlimpfen kann durch die Anwendung desensibili-
sierender Préparate vor der provisorischen Befestigung vermindert werden.
Vor der definitiven Befestigung sind diese Praparate restlos zu entfernen.
Hierbei keine eugenolhaltigen Mittel verwenden! Mehr- und groB-
flachige Kavitdten sowie provisorische Langzeitverschliisse werden
besser mit einem harteren Zement versorgt.

— Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns
gelieferten Praparate auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Anwendungs-
zwecke zu prifen.

Ergédnzende Hinweise:

Nur bei der Anwendung von Provicol in Tuben, Stiimpfe am besten mit
etwas Wasser befeuchten! Feuchtigkeit (feuchte Stiimpfe) erleichtert das
Entfernen des Provisoriums.

Reste von Provicol/Provicol C/Provicol QM lassen sich leicht aus Kronen
entfernen, wenn sie kurz mit Kéltespray abgekuhlt werden.

Lagerung:
Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr
verwenden.

Entsorgung:
Entsorgung des Produkts geméaB den lokalen behérdlichen Vorschriften.

Meldepflicht:

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorlibergehende oder
dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands
eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwer-
wiegende Gefahr fir die 6ffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit
Provicol/Provicol C/Provicol QM aufgetreten sind oder hatten auftreten
kénnen, sind der VOCO GmbH und der zustandigen Behérde zu melden.

Mode d’emploi
UE Dispositif médical
Conforme a la norme DIN EN ISO 3107

Description du produit :

Provicol/Provicol C/Provicol QM est un ciment sans eugénol avec
hydroxyde de calcium, facile a travailler, qui n’influence pas le durcissement
des matériaux d’obturation et de scellement & base de résine.
Provicol/Provicol C/Provicol QM contient de I'hydroxyde de calcium pour
la conservation de la vitalité de la dent.

Indications :
Provicol/Provicol C/Provicol QM sert de ciment dentaire provisoire pour
scellement et pour obturations provisoires de petites cavités monofaces.

Contre-indications :

Provicol/Provicol C/Provicol QM contient de colophane mod. Ne pas
appliquer Provicol/Provicol C/Provicol QM en cas d’hypersensibilités
connues (allergies) a ce composant.

Groupe cible de patients :
Provicol/Provicol C/Provicol QM peut étre utilisé pour tous les patients,
tous ages et sexes confondus.

Caractéristiques de performances :
Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux
critéres exigés par sa destination et aux normes applicables.

Utilisateurs :

L’application de Provicol/Provicol C/Provicol QM est réservée aux
utilisateurs ayant regu une formation professionnelle en médecine dentaire.
Utilisation :

Provicol QM (dans la seringue QuickMix)

Pour des raisons techniques des Iégeéres différences du remplissage des
deux compartiments des seringues peuvent se produire. Pour cette raison
enlever la fermeture de la seringue et purger la seringue jusqu’a I'obtention
d’un débit égal par les deux orifices. Placer I'embout mélangeur type 10.
Les coches sur la seringue et sur I'embout mélangeur doivent correspondre.
Arréter 'embout mélangeur par rotation a 90° dans le sens des aiguilles
d’une montre. Le matériau est mélangé dans I'’embout lors de I'extraction.
Toutes les seringues QM sont disponibles avec un piston qui peut étre retiré.
Le piston peut étre facilement retiré et réintroduit par la suite. Cependant le
poussoir se trouvant dans la seringue, reste en place. De cette maniére une
contamination croisée du matériau dans la seringue est évitée.

Provicol C (matériau en cartouche)

Insérer la cartouche Provicol C dans le distributeur VOCO (type 2)
ou dans un autre distributeur avec un piston adéquat. Pour des raisons
techniques des légeéres différences du remplissage des deux compartiments
des cartouches peuvent se produire. Pour cette raison enlever la fermeture
de la cartouche et purger la cartouche jusqu’a I'obturation d’un débit
égal par les deux orifices. Ensuite insérer 'embout mélangeur type 6 et
arréter par rotation a 90°. En actionnant le levier lentement et régulierement,
le matériau est extrait et mélangé automatiquement dans le bon rapport de
mélange.

L'embout mélangeur est un article a usage unique. Bien refermer la cartouche
(seringues QM) aprés emploi avant de la ranger. S'assurer avant de la réutiliser
que le matériau peut sortir librement des orifices.

Les caractéristiques indiquées ne sont atteintes que lors d’une utilisation des
embouts mélangeurs originaux fournis avec le produit et disponibles en tant
qu’accessoires.

Provicol (matériau en tube)

L’application de Provicol s’effectue a température ambiante (18 °C
a 23 °C). En cas de températures plus basses (emploi d’'une plague
de verre froide) le temps de travail se prolongera. Les deux pates de
Provicol base et catalyseur se mélangent en proportion de poids
1 : 1. Pour cela, mettre deux longueurs égales de pate base et de
pate catalyseur sur un bloc de malaxage en matiére forte et non-
absorbante ou sur une plaque de verre. Mélanger les deux pates pendant
environ 20 s jusqu’a ce que le produit ait une consistance homogéne.
Pour mélanger se servir d’une spatule en métal inoxydable ou en matiére
plastique.

Application :

Appliquer une mince épaisseur de Provicol/Provicol C/Provicol QM dans la
couronne ou le bridge provisoire et le fixer sur la dent préparée.

Provicol peut étre travaillé pendant environ 1,5 a 2 min, Provicol C/
Provicol QM pendant environ 1 min. Tous les matériaux durcissent dans la
bouche dans les 4 a 6 min qui suivent le traitement. Enlever les excédents 3
a5 min aprés la mise en bouche.

Remarques, précautions :

— En cas de pulpe ouverte ou de trop faible épaisseur de dentine il est
recommandé d’appliquer une protection de la pulpe.

- La sensibilité des moignons peut étre diminuée par I'application de
préparations désensibilisantes avant le scellement provisoire.
Ces préparations doivent étre enlevées complétement avant le scellement
définitif (ne pas utiliser des préparations contenant de I'eugénol!). Pour
des cavités de surfaces extensives et multiples ainsi que pour scellements
provisoires a long terme, il est recommandé d’utiliser préférablement un
ciment plus dur.

— Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas I'utilisateur de vérifier
que les préparations que nous avons livrées correspondent a I'utilisation
envisagée.

Indications K taires :

Seulement lors de I'utilisation de Provicol en tubes il est recommandé de
humecter le moignon avec de I'eau! Un milieu humide (moignons humides)
facilite I'enlévement du provisoire.

Des restes de Provicol/Provicol C/Provicol QM peuvent étre enlevés
facilement des couronnes aprés les avoir vaporisés briévement avec un

spray de refroidissement.

Stockage :

Stocker a une température entre 4 °C a 23 °C. Ne plus utiliser le produit
apres la date de péremption.

Elimination :

Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.
Déclaration obligatoire :

Signaler impérativement a la société VOCO GmbH et a I'autorité compétente
tout incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou
permanente, de I'état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou de toute
autre personne, ou une menace grave pour la santé publique, survenu ou
qui aurait pu survenir en rapport avec Provicol/Provicol C/Provicol QM.



Instrucciones de uso
UE Dispositivo médico
Conforme a DIN EN ISO 3107

Descripcion del producto:

Provicol/Provicol C/Provicol QM es un cemento sin eugenol con
hidréxido de calcio, que es facil a trabajar y que no influye el endurecimiento
de materiales de obturacién y fijacién a base de resina.

Provicol/Provicol C/Provicol QM contiene hidréxido de calcio para apoyar
la conservacion de la vitalidad del diente.

Indicaciones:
Provicol/Provicol C/Provicol QM sirve como cemento provisional para
la fijacion y el sellado provisional de pequefias cavidades oclusales.

Contraindicaciones:

Provicol/Provicol C/Provicol QM contiene colofonia modificada. En caso
de que exista alguna hipersensibilidad conocida (alergia) a este sustancia,
absténgase de aplicar Provicol/Provicol C/Provicol QM.

Pacientes destinatarios:
Provicol/Provicol C/Provicol QM puede emplearse en todo tipo de
pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

Caracteristicas:
Las caracteristicas del producto cumplen los requisitos de la finalidad
prevista y las normas de producto pertinentes.

Usuario:

La aplicacién de Provicol/Provicol C/Provicol QM debe llevarla a cabo
un usuario profesional cualificado y formado en odontologia.

Uso:

Provicol QM (en la jeringa QuickMix)

Debido a razones técnicas pueden resultar pequefas diferencias
en el nivel de relleno entre las dos camaras de las jeringas. Por eso,
eliminar el cierre de la jeringa y exprimir el material hasta que salga
uniformemente de los dos orificios de salida. Aplicar la canula de mezcla
tipo 10. Las brechas en la punta y en el mezclador deben coincidir. Fijar la
canula de mezcla girando 90° en el sentido de las agujas del reloj. El
material se mezcla al calcarlo en la canula.

Todas las jeringas QM estan disponibles con un pistén extraible. El piston
puede ser retirado faciimente de la jeringa QM y reemplezado por el nuevo
sin ningln derrame del material. La varilla de levantamiento en las camaras de
la jeringa queda en su sitio. De este modo, se previene una contaminacion
cruzada del material en la jeringa.

Provicol C (material en cartuchos)

Colocar el cartucho Provicol C en el dispensador VOCO (tipo 2) o en una
comparable pistola de mezcla. Por razones técnicas pueden resultar
pequeiias diferencias en el contenido de las dos camaras del cartucho. Por
eso, eliminar el cierre del cartucho y presionar el material hasta que salga
homogéneamente de los dos orificios. A continuacion, colocar la canula de
mezcla tipo 6 y dar una vuelta de 90°. El material se exprime presionando
lenta y constantemente la palanca y se mezcla automéaticamente en la
proporcion exacta.

La canula de mezclado colocada esta prevista para un solo uso. Guarde
el cartucho (jeringa QM) bien cerrado tras su utilizacién. Antes de volver a
utilizarlo, compruebe que el material fluya libremente por los orificios.

Las propiedades del producto garantizadas sélo son conseguidas bajo el
uso de las canulas de mezcla originales suministradas y disponibles como
accesorios.

Provicol (material en tubos)

La aplicacion de Provicol se efectua a temperatura ambiente (aprox.
18 °C - 23 °C). En caso de temperaturas mas bajas (uso de una placa fria
de vidrio), el tiempo de trabajo se prolongara correspondientemente.
Provicol catalizador y base se mezclan en una proporciéon de peso
de 1 : 1. Para ello, se depositan las mismas longitudes de pasta
base y catalizador en un bloque de mezcla de material firme y no
absorbiente, respectivamente una placa de vidrio. Mezclar ambas
pastas durante unos 20 s hasta que el material presente una
consistencia homogénea. Utilizar para la mezcla una espatula de metal
inoxidable o de material plastico.

Aplicacion:

Aplicar una capa fina de Provicol/Provicol C/Provicol QM en la corona o
puente provisional y fijarlo al diente preparado.

Provicol es trabajable durante aprox. 1,5 - 2 min, Provicol C/Provicol QM
durante aprox. 1 min. Todos los materiales fraguan en la boca dentro de
4 - 6 min.

Eliminar el material residuo 3 a 5 min después de meterlo en la boca.

Indicaciones, medidas de prevencion:

— En caso de la pulpa abierta o un espesor restante de dentina demasiado
escaso, se recomienda aplicar una proteccion de la pulpa.

La sensibilidad de mufiones puede ser reducida por la aplicaciéon de
preparados desensibilizantes antes de la fijacion provisional. Antes de la
fijacion definitiva, eliminar estos preparados completamente (jno utilizar
productos que contengan eugenoll). En caso de cavidades con superficies
grandes o superficies numerosas, asi como sellados provisionales a largo
tiempo se recomienda utilizar un cemento mas duro.

Nuestras indicaciones y/o consejos no le eximen de la responsabilidad de
comprobar los productos que suministramos en cuanto a su idoneidad
para los fines de aplicacién previstos.

Indicaciones adicionales:

Solamente al usar el Provicol en tubos, humedecer los pivotes con un poco de
agua. La humedad (mufiones hiimedos) facilita la eliminacion del producto.
Los residuos de Provicol/Provicol C/Provicol QM se pueden eliminar
facilmente de las coronas tratandolos con spray refrigerante.

Almacenamiento:
Almacenamiento a 4 °C — 23 °C. No utilice el producto una vez vencida la
fecha de caducidad.

Gestion de desechos:
Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

Obligacioén de notificacion:

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o
permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, asi como las
amenazas graves para la salud publica que se hayan producido o puedan
producirse en relacién con Provicol/Provicol C/Provicol QM, deben
notificarse a VOCO GmbH y a las autoridades competentes.

Instrucoes de utilizacao
UE Dispositivo médico
Em conformidade com a DIN EN ISO 3107

PT

Descri¢ao do produto:

Provicol/Provicol C/Provicol QM é um cimento sem eugenol, com
hidréxido de célcio, que ¢ facil de trabalhar e ndo afeta o endurecimento de
materiais para restauragdes e fixagoes feitos a base de resina.
Provicol/Provicol C/Provicol QM contém hidréxido de célcio para
auxiliar a manter a vitalidade dos dentes.

Indicagées:

O Provicol/Provicol C/Provicol QM utiliza-se como cimento provisério para
a fixagbes e restauragdes provisérias de pequenas cavidades de uma s6
face.

Contraindicagées:

Provicol/Provicol C/Provicol QM contém colofénia modificada.
Provicol/Provicol C/Provicol QM nido deve ser utilizado em caso de
hipersensibilidade (alergia) conhecida a este componente.

Grupo-alvo de pacientes:
Provicol/Provicol C/Provicol QM pode ser aplicado em todos os pacientes
sem limitagdes em virtude da sua idade ou sexo.

Caracteristicas de desempenho:
As caracteristicas de desempenho do produto estdo em conformidade com
a finalidade prevista e as normas relevantes do produto.

Utilizador:

A aplicagdo do Provicol/Provicol C/Provicol QM é realizada pelo utilizador
com formag&o profissional em medicina dentaria.

Aplicagéo:

Provicol QM (em seringa QuickMix)

Por razdes técnicas, podem ocorrer pequenas diferengas no enchimento
das camaras das seringas. Assim sendo, remova a tampa da seringa e
proceda a extrusdo do material até que saia de igual forma de ambas as
camaras. Coloque e prenda a ponta misturadora tipo 10 rodando cerca 90°
no sentido dos ponteiros do relégio.

As ranhuras na seringa e na canula devem estar alinhadas.

O material é misturado automaticamente na ponta misturadora.

Todas as seringas QM estdo disponiveis com um émbolo removivel.
O émbolo pode ser retirado da seringa QM facilmente e recolocado
de novo sem causar nenhum derrame do material. Os elementos
vedantes nas camaras da seringa ficam na sua posigéo, pelo que se evita a
contaminagéo cruzada do material na seringa.

Provicol C (em cartuchos)

Inserir os cartuchos de Provicol C no dispensador VOCO (tipo 2)
ou numa pistola compativel com um émbolo adequado. Devido a
razdes técnicas, podem ocorrer pequenas diferengas no nivel de
preenchimento entre ambas as camaras do cartucho. Neste caso, remover
a tampa do cartucho e espremer o material para fora, até o material ser
libertado igualmente de ambas as camaras. Depois, colocar uma ponta de
mistura tipo 6 e fechar com uma volta de 90° no sentido dos ponteiros do
relégio. Pressionando a alavanca lenta e uniformemente, o material € expulso
e automaticamente misturado na proporgao correta.

A canula de mistura colocada é de utilizagao Unica. Apds a utilizagao, guardar
o cartucho (seringa QM) bem fechado. Antes da reutilizagéo, verificar se o
material flui livremente pelas aberturas de saida.

As propriedades do produto asseguradas s6 s@o conseguidas quando se
utilizam as pontas misturadoras originais fornecidas, também disponiveis
como acessorios.

Provicol (em bisnaga)

Com Provicol trabalha-se a temperatura ambiente (aprox. 18 °C -
23 °C). Em caso de temperaturas mais baixas (utilizagdo de uma
placa de vidro fria) o tempo de trabalho prolonga-se. Misturam-se o
Provicol catalisador e a base a um racio de 1:1. Para tal, deitar
porgdes iguais da pasta catalisadora e da pasta de base num bloco
de mistura de material firme e ndo absorvente ou numa placa de vidro.
Misturar as pastas durante cerca de 20 s até que o material apresente uma
consisténcia homogénea. Para a mistura, utilizar uma espéatula de metal
inoxidavel ou plastica.

Aplicacao:

Aplicar uma camada fina do Provicol/Provicol C/Provicol QM na
coroa ou ponte proviséria e fixa-la no dente preparado. E possivel
trabalhar o Provicol durante aprox. 1,5 - 2 min e o Provicol C/Provicol
QM durante aprox. 1 min. Todos os materiais endurecem na boca depois
de 4 - 6 min.

Remover eventuais excessos do material 3 - 5 min apos colocagao.

Avisos, medidas de precaucao:

— Em caso da abertura da polpa ou de uma espessura restante de
dentina demasiado baixa, tomar as respetivas medidas para a protecédo
da polpa.

— A sensibilidade dos cotos pode ser diminuida mediante a aplicacdo de

preparados dessensibilizantes antes da fixagao provisoria.

Antes da fixagao definitiva estes preparados devem ser completamente

removidos (ndo utilizar produtos que contenham eugenol!). Para as

cavidades com superficies extensas ou mudltiplas, bem como as
restauragdes provisdrias a longo prazo, recomenda-se a utilizagdo de um
cimento mais duro.

As nossas indicagdes e/ou conselhos ndo o isentam de verificar se os

produtos fornecidos por nés sao adequados para o uso pretendido.

Indicag6es adicionais:

Apenas ao usar o Provicol em tubos é melhor humedecer os cotos com uma
pequena quantidade de dgua. A humidade (cotos hiimidos) também facilita a
remogao do trabalho provisério. Os restos do Provicol/Provicol C/Provicol
QM podem ser facilmente removidos de coroas tratando-os com um spray
refrigerante.

Armazenamento:

Armazenamento a 4 °C - 23 °C. Néo utilizar depois de expirar o prazo de
validade.

Eliminagao:

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

Obrigacao de notificagao:

Ocorréncias graves como morte, deterioragdo tempordria ou permanente
grave do estado de saide de um paciente, utilizador ou outras pessoas
e um grave risco para a saude publica, que ocorreram ou poderiam ter
ocorrido em combinag&@o com Provicol/Provicol C/Provicol QM devem ser
comunicadas a VOCO GmbH e as autoridades competentes.

Istruzioni per l'uso
UE Dispositivo medico
Conforme a DIN EN ISO 3107

Descrizione del prodotto:

Provicol/Provicol C/Provicol QM & un cemento dentario senza
eugenolo con calcio idrossido, facile da lavorare, che non influenza
I'indurimento dei materiali d’otturazione e di cementazione definitiva a base
resinosa.

Provicol/Provicol C/Provicol QM contiene calcio idrossido per il
sostegno della vitalita del dente.

Indicazioni:
Provicol/Provicol C/Provicol QM pud essere usato per cementazioni
provvisorie e per restauri provvisori di piccole cavita.

Controindicazioni:

Provicol/Provicol C/Provicol QM contiene colofonia modificata. Non
utilizzare Provicol/Provicol C/Provicol QM in caso di nota ipersensibilita
(allergia) a questo componente.

Target di pazienti:
Provicol/Provicol C/Provicol QM puo essere impiegato per il trattamento
di tutti i pazienti senza alcuna limitazione per quanto riguarda eta o sesso.

Caratteristiche prestazionali:
Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono conformi ai requisiti della
destinazione d’uso e alle norme di prodotto pertinenti.

Utilizzatore:

L’applicazione di Provicol/Provicol C/Provicol QM deve essere effettuata
da un utilizzatore con una formazione professionale in odontoiatria.
Utilizzo:

Provicol QM (in siringa QuickMix)

Per ragioni tecniche, ci possono essere lievi differenze di materiale
nei due serbatoi della siringa. Quindi, rimuovere il tappo dalla siringa
ed estrudere il materiale finché fuoriesce in quantita uguali da
entrambi i serbatoi. Applicare la cannula di miscelazione tipo 10. La superficie
libera sulla siringa e la cannula di applicazione devono corrispondere. Fissare
la cannula di miscelazione girando 90° in senso antiorario.

Il materiale si mischia al spargendo nella cannula.

Tutte le siringhe QM sono disponible con un pistone estraibile. Il
pistone pud essere facilmente ritirato e reintrodotto della siringa. Le
guarnizioni contenenti nella siringa rimangono al suo posto. Per questo
motivo si evita una contaminazione del materiale nella siringa.

Provicol C (materiale in cartuccia)

Inserire la cartuccia Provicol C nella dispenser VOCO (tipo 2) o in un altro
miscelatore che abbia lo stantuffo adatto. Al primo impiego, per motivi
tecnici possono essere presenti lievi differenze di livello nelle due camere
di miscelazione.

Togliere quindi il tappo dalla cartuccia ed erogare il materiale fino ad
ottenere una fuoriuscita omogenea del materiale da entrambi i fori. Applicare
la cannula di miscelazione tipo 6 e bloccare ruotandola di 90°.

Agendo sull'impugnatura di forma lenta e uniforme il materiale viene erogato
e miscelato automaticamente nel giusto rapporto.

La cannula di miscelazione applicata al di sopra & monouso. Dopo ['utilizzo,
conservare la cartuccia (siringa QM) chiusa ermeticamente. Prima del riutilizzo,
controllare che il materiale fuoriesca dai fori liberamente.

Le assicurate caratteristiche del prodotto si raggiungono solo utilizzando le
cannule di miscelazioni originali fornite insieme al prodotto, rispettivamente
disponibili come accessori.

Provicol (materiale in tubi)

L’applicazione di Provicol si effettua a temperatura ambiente (all’incirca 18
°C - 23 °C). Nei casi di temperature piu basse (esempio un vetro d’impasto
freddo) i tempi di lavoro si prolungheranno. Le due paste di Provicol base
e catalizzatore si miscelano in proporzione di 1 : 1 in peso. Per questo
motivo mettere lunghezze uguali di pasta base e catalizzatore su un blocco
di miscelazione in materiale resistente e non assorbente d’acqua, o su una
piastra di vetro. Miscelare le due paste per circa 20 s fintanto che il prodotto
avra una consistenza omogenea. Per miscelare servirsi di una spatola in
acciaio inox o in materiale plastico.

Applicazione:

Applicare un sottile strato di Provicol/Provicol C/Provicol QM nella corona
o nel ponte provvisorio e fissare sul denta preparato.

Provicol puo essere lavorato all’incirca per 1,5 - 2 min, Provicol C/
Provicol QM per circa 1 min. Tutti materiali induriscono in bocca dai
4 ai 6 min successivi al trattamento. Togliere i residui del materiale
3 - 5 min dopo la presa nella bocca.

Note, precauzioni:

— Nei casi di polpa esposta o di poco spessore di dentina &€ raccomandato

applicare un protettivo della polpa.

La sensibilita dei monconi puo essere diminuita con dei preperati

desensibilizzanti prima della cementazione provvisoria.

| preparati devono essere rimossi completamente prima della cementazione

definitiva. Non utilizzare dei preparati contenenti eugenolo. Per delle cavita

estese o multiple oltre che per cementazioni provvisorie a lungo tempo, &

raccomandato I'utilizzo di un cemento pil duro.

- Le nostre indicazioni e/o i nostri consigli non esonerano dall’esaminare
I'idoneita dei preparati da noi forniti per verificare che questi siano adatti
agli ambiti di utilizzo previsti.

Indicazioni supplementari:

Solo per I'utilizzo di Provicol in tubo, umettare i monconi con un po’ d’acqua.
L’'umidita (moncone umido) facilita il distacco del provvisorio. |
resti di Provicol/Provicol C/Provicol QM possono essere rimossi
facilmente dalle corone dopo averla vaporizzate con uno spray di
raffreddamento.

Conservazione:
Conservare a 4 °C - 23 °C. Non utilizzare dopo che é stata superata la data
di scadenza.

Smaltimento:
Smaltimento del prodotto in base alle normative amministrative locali.

Obbligo di notifica:

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o
permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell’utilizzatore o di
un’altra persona e una grave minaccia per la salute pubblica che si sono
verificati o avrebbero potuto verificarsi in combinazione con Provicol/
Provicol C/Provicol QM devono essere segnalati a VOCO GmbH e
all’autorita competente.

2



Odnyieg xpriong
EE latpoTeXVOAOYIKO TIPOioV
MAnpoi to DIN EN ISO 3107

EL

Neprypadn mpoidvrog:

To Provicol/Provicol C/Provicol QM eival pia Tipoowpivr) 08ovTiatpikr
Kovia pe LEPOEEISIo Tou aoBeaTiou, XwWpIG LYEVOAN, EDKOAN OTNn XPrion, N
ortoia dev emnPeAdel TOV TIOAUHEPIOUO TWV EUGPAKTIKWY KAl CUYKOAANTIKWV
UAIK®OV.

To Provicol/Provicol C/Provicol QM mtepi€xel udpogeidio Tou aoPeaTtiou yia
va BonBricet To §6vTL va dlatnprioel T {WTIKOTNTA Tov.

Evbeigeig:

To Provicol/Provicol C/Provicol QM xpnoipotoleital wg TpoowpLvr
OUYKOAANTIKI Kovia yla GUYKOAANON KAl OTEYAVOTIOINGN HIKPWV KOIAOTATWV
pe pia eTugpdvela.

Avrtevéeigeiq:

To Provicol/Provicol C/Provicol QM TiepIExel TPOTIOTIOINHEVO KOAODWVIO.
To Provicol/Provicol C/Provicol QM &ev 6a TipéTiel va xpnolpoTtoleital oe
TIEPITITWOELG YVWOTWY LTIEPELALCONCIWV (AAAEPYIWV) OE QUTO TO CLOTATIKO.
ZToxevopevn opada acbevav:

To Provicol/Provicol C/Provicol QM propei va xpnaotuotoinBei yia 6Aoug
TOUG aoBEVEIG XWPIG TIEPLOPLOUO avadopikd He TNV NAKIa 1} To GUAO Toug.
XapakTtnpioTtika emidoong:

Ta XxapakTnPIoTIKA ETTSO0NG TOU TIPOIOVTOG AVTIOTOIXOUV OTIG ATTAUTHOELG
TNG TIPOBAETIOPEVNG XPAONG KAl TWV IOXLOVTWV TIPOTUTIWV TIPOIOVTOG.
Xpriomg:

To edappoyr| Tng Provicol/Provicol C/Provicol QM mipaypartortoleital and
XPOTN HE ETIAYYEAUATIKI EKTIAIGELON OTNV OSOVTIATPIKI.

Edappoyn:

Provicol QM (og avplyya QuickMix)

MNa TtexvikoOg Aoyoug, HIkpoSladpopég pTiopel va eudaviotodv oTo
£TMIMESO TIANPWONG TOL LAKOU, PETAEL Twv 600 Baiapwv tng ¢uvolyyag.
Zmnv mepintwon autr, adalpéote To KATMAKL TNG ¢Lolyyag Kat
KAVETE EKPON TOU LAIKOU TIPOG Ta £€§w MEXPIG OTOU va TIETOXETE TNV
opolopopdn S1dbear Tou Kal armo Toug Svo Baiapoug NG ¢uclyyag.
TomoBeTroTe kal acdaliote Tov aywyd avapigng tumouv 10 pe 90° atpodr
Katd TN $popd Twv SEIKTWV Tou PoAoylol. To LAIKG avaplyvOETal auTopata
péoa otov aywyd avapigng. ‘Oleg ot olplyyeqc QM ouvodevovtal amod
emavartorofetovpevo €uBolo. To €upolo pmopei amAd va apaipebei amd
v obplyya QM kat va emtavatoroBeTnBel xwpig va mpokaléoel Slappor
TOUu LAKOU. Ol Tameg otoug 00 BAAGPoLG TNG CUPLYYAG TIAPAHEVOLY OTn
Béon Toug ATIOTPETIOVTAG TNV HOAUCHATIKA SlacTavpwon Tou UAIKOU Héoa
oTn ovplyya.

Provicol C (og ¢pvotyya)

TomoBeteiote TN dUolyya Provicol C oto miotdAl ipowbnong g VOCO

(t0ToL 2) fj oe oTol1o8ATIOTE AAAO TIIOTOAL TIPOWBNONG HE TO KATAAANAO

THOTOVL. AOYW TEXVIKWV TIApAyovTwy, PTIOPE( va uTtdp&ouv Hikpodladopég

oTnV TAPWON Tou LAIKOL HETAED Twv 800 BaAduwv TNG PLCLyyas. Ze autriv

TNV TEPITITWON, adalpETTe TO KATIAKL TNG PUOIYYyaq Kal TIETTE PEXPLG OTOU

va Byet To LAIkS opoldpopda Kat amod toug dvo Bahduoug. ZTn ouvéxela

ToToBeTOTE évav aywyod avapiéng Tutou 6 kat kKAedwote yupifovtag 90°

Se€lootpoda. MiECovtag To £UBOAO apyd Kat opoldpopda, To UAIKO eEEpxeTal

Kal auTOPATa avaptlyvOeTal oTnNV owoTr avaioyia Yéoa atov aywyod.

To TOTIOBETNHEVO TIPOTTOUIO AVAPEIENG TIPOOPICETAL YIa pia Xprion povo. MeTtd

N xprion ¢uAdcoete T doaotyya (cOplyya QM) epunTikd KAelotr. Mpwv amé

vEéa xprion eAEYETE TNV avepTtodLoTn por| UAIKOUL artd Ta otdpid EKPONG.

Ta eyyunpéva XapakTnPIoTIKA TOL TIPOIOVTOG UTTOPOUV va eTITELXBOOV HOVOV

dTav XPNOIUOTIOlE(TE TA TIAPEXOHEVA yvrola pUYXN avaue§ng, Ta oroia

SlatiBevral Kal wg TapeAkopeva.

Provicol (ce cwAnvapia)

H edpappoyri Tou Provicol Ba mpémel va yivetal oe Beppokpacia dwuatiov

(rtepimou 18 °C - 23 °C). XapunAdtepeg BepPOKPATIES (QV XPNOIHUOTIOLEITE pia

KpLA yudAivn TIAGKa) Ba eriunKOvVoLy Tov Xpdvo epyaaciag.

H Bdon kat o kataAbTNG Tou Provicol avaptyvoovtat pe avaioyia avapiing

1:1 k/B. MNa auTod TO OKOTIO, TOTIOBETAOTE SO (0a WrKN BAoNG Kat KATAAUTN

oe éva PTIAOK avapling amoéd okAnpd, Oxl armoppodnTikd LAKO 1 O pla

YUAAWVN TTIAGKA.

21Tn ouvéxela avapi€re Tig Svo TAoTeg eTti 20 TiEPITIOL SEUTEPA, PEXPIG OTOU

TO HiyMa ATTOKTrOEL Hia Opoloyevr LT Kal cUaTAGT. XPNOIHOTIOOTE YIa TNV

avapin pa omdabn amod TAAoTIKO 1) amd avogeidwTto PETAANO.

Edappoyn:

TomoBeteiote £va Aettté otpwua Provicol/Provicol C/Provicol QM péoa

oTnV Tpocwptv otedavn 1 yédupa kal epapUdoTe OTO TIAPACKEUACHEVO

&ovTL. O xpdvog epyaociag yia to Provicol gival iepimou 1,5 - 2 Aettd, yia

10 Provicol C/Provicol QM miepimtou 1 Aettté. ‘OAa Ta LAKG Tlouv péoa

OTO OTOHA OF 4 - 6 AeTTTA.

TormoBeteioTe TNV TIpoCcWPLV Epyacia PHEca oTo aTopa. ATTOHAKPUVETE TNV

Tiepiooela Tov VAIKOU petd aro 3 - 5 Aertrd.

Ymodeigeig, mpodpuAageig:

— Z& TIEPUTTWOELG ATIOKAAUPUEVOU TTIOAGOU 1) TIOAD AETITOU OTPWHATOG
0doVvTivng, TIPETIEL Va XPNOIHOTIOLEITAL £Va TIPOCTATEUTIKO YIA TOV TIOAPO
okevaopa.

— H evawobnoia Twv koAoPwpATwV PTTopE( va pelwBel xpnotpotowwvrtag éva

Bepvikt arevaiodbnToToinong TPtV ard TNV TIPOCWPIVE ) CUYKOAANCN Twv

QTTOKATACTACEWV. [PtV ard TNV JOVIHN CUYKOAANON TWV ATTOKATACTACEWY

TIPETTIEL VA ATTOpakpUVoVTAl OAEG QUTEG Ol TIEPICOELEG (N XPNOIUOTIOlE(TE

yla TNV TIPOOWPIVE GUYKOAANGN ULAIKA TIOU TIEPIEXOLV €LYEVOAN!). Ze

TIEPITITWON OTIOU ATIAITEITAL N TIPOCWPLVI] CUYKOAANGN OE EKTETAPEVEG

ETIPAVEIAKEG KOINOTNTEG I O KONOTNTEG HE TIOAAEG ETIDAVELEG, 1) eival

emBupNTd va SIapKETEL yia TIEPIOTOTEPO XPOVIKO SIAoTnUa n TipoocwpLvry

OUYKOAANON, CUVIOTATAL N XPrjoN TIO OKANPNG Koviag.

O1 vTtodei€elg f/kal ol CUPPBOVAEG pag Sev oag amaAAdccoouy amod TNV

€uBlvn va EAEYXETE TNV KATAAANASGTNTA TWV TIAPACKELACHATWY TIOL 0aG

TIPOUNBEVOLLE YA TN OKOTIOOHEVN EPAPHOYN.

ZupTIANPWHATIKEG EVOEIEEIG:

‘Otav xpnaoworoleite Provicol oe owhnvdpla, cuviotdrtal va uypaiveTe Ta
KohoBwuata pe Aiyo vepo. Ta bypd KoAoBWHATA, SIEUKOAOVOLV TIEPICCOTEPO
TNV ATIOPAKPULVON TWV CUYKOAANUEVWY TIPOOWPIVWV aTtoKataoTacewy. Ot
Tiepiooeleg Tou Provicol/Provicol C/Provicol QM armopakpUvovtat eOkoAa
ard TIG TIPOTBETIKEG ATIOKATACTACELG, YeKALOVTAG HE €va PUKTIKO OTTPEL
Amobrikevon:

Duhdooete oe Beppokpacia 4 °C-23 °C. Mnv To XPNOIHOTIOlE(TE PETA TNV
Tiapélevon NG Nuepopnviag Ajgne.

Anoppn:

ATtoppiTe TO TIPOIOV COPDWVA PE TIC TOTTKEG SIATALEIG.

Ymoxpéwon dAwong:

ZoBapa Tmeplotatikd omwe o Bdvatog, n mMapodiki r poéviun, cofapn
€TISEIVWON TNG KATACTAONG Lyeiag evog aoBevolg, XpAotn A AAwv
TIPOOWTIWV Kal évag coPapdg kivduvog yia tn dnuodaota vyeia, TTov cuvéRnoav
i} Ba propoloav va cupBolv oe cuvaptnon pe v Provicol/Provicol C/
Provicol QM, 6a mpémel va avadépovrat otnv VOCO GmbH kat otnv
appodla apxn.

Gebruiksaanwijzing
EU Medisch hulpmiddel
Voldoet aan DIN EN ISO 3107

Beschrijving van het hulpmiddel:

Een eenvoudig te verwerken eugenolvrij cement dat het uitharden van vul- of
bevestigingsmaterialen op kunstharsbasis niet beinvioedt.
Provicol/Provicol C/Provicol QM bevat calciumhydroxide ter
ondersteuning van het vitaal houden van het element.

Indicaties:
Provicol/Provicol C/Provicol QM is een tijdelijk cement voor het
bevestigingen en voor het afsluiten van kleine éénvlaks caviteiten.

Contra-indicaties:

Provicol/Provicol C/Provicol QM bevat gemodificeerd colofonium. Bij
bekende overgevoeligheden (allergieén) voor dit bestanddeel van Provicol/
Provicol C/Provicol QM moet van het gebruik worden afgezien.

Patiéntendoelgroep:
Provicol/Provicol C/Provicol QM kan voor alle patiénten zonder beperking
ten aanzien van leeftijd of geslacht worden gebruikt.

Prestatie-eigenschappen:
De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel voldoen aan de eisen van
het beoogde doel en de geldende productnormen.

Gebruiker:
Provicol/Provicol C/Provicol QM wordt toegepast door professioneel in de
tandheelkunde opgeleide gebruikers.

Toepassing:

Provicol QM (in de QuickMix spuit)

Vanwege technische redenen kan er verschil ontstaan in de mate waarin
beide cartridge-kamers gevuld zijn. Daarom na het verwijderen van de dop
het materiaal er zo lang uitknijpen tot er een gelijke hoeveelheid uit beide
cartridge-kamers stroomt. Plaats en fixeer de mengtip type 10 door 90° met
de klok mee te draaien. Het materiaal wordt automatisch gemengd in de
mengtip. Alle QM spuiten komen met een uitneembare plunjer. De plunjer
kan gemakkelijk uit de QM spuit getrokken worden en herplaatst zonder
dat het materiaal lekt. De afdichtingen in de QM spuit blijven daarbij op hun
plaats zodat kruis-contaminatie van het materiaal wordt voorkomen.
Provicol C (in cartridge)

Provicol C in een VOCO dispenser (type 2) of een vergelijkbare
dispenser plaatsen. Bij het eerste gebruik kunnen geringe verschillen in de
vulling van de beide kamers optreden als gevolg van de toegepaste techniek.
Daarom na het verwijderen van de afsluiting van de cartridge zo lang
materiaal uitpersen totdat uit beide openingen een gelijke materiaalstroom
komt. Daarna een mengcanule type 6 plaatsen en door een draai van 90°
fixeren. Het materiaal wordt door het langzaam en gelijkmatig inknijpen van
het handvat er uit gedrukt en direct automatisch in de juiste verhouding
gemengd.

De geplaatste mengcanule dient uitsluitend voor eenmalig gebruik.
Bewaar de patroon (QM-spuit) na gebruik stevig afgesloten. Controleer de
uitstroomopeningen op een onbelemmerde materiaalafgifte voordat u de
patroon weer gebruikt.

De gegarandeerde producteigenschappen kunnen alleen worden bereikt bij
gebruik van de bijgeleverde originele mengtips, deze zijn ook als toebehoren
verkrijgbaar.

Provicol (in tubes)

Provicol wordt bij normale kamertemperatuur (ca. 18 °C - 23 °C)
verwerkt. Lagere temperaturen (gekoelde glazen plaat) leiden tot
langere verwerkingstijden.

Provicol katalysator en basis worden in een gewichtsverhouding van 1 : 1
gemengd. Hiervoor worden op een mengblok van stevig, niet zuigend papier
of kunststof c.q. een glazen plaat strengen basis- en katalysatorpasta van
dezelfde lengte aangebracht. Beide pasta’s ongeveer 20 s mengen tot het
materiaal een homogene consistentie heeft. Voor het mengen een spatel van
roestvrij materiaal of kunststof gebruiken.

Applicatie:

Een dunne laag Provicol/Provicol C/Provicol QM in de tijdelijke kroon
of brug aanbrengen en op het geprepareerde element bevestigen.
Provicol kan ca 1,5 a 2 min lang worden verwerkt, Provicol C/
Provicol QM ca. 1 min. Alle materialen harden in de mond binnen 4 a 6 min
uit. Verwijder het overschot na 3 a 5 min verblijf in de mond.

Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:

— Bij het openen van de pulpa of een te geringe dikte van het resterende
dentine adviseren wij het treffen van adequate maatregelen ter beveiliging
van de pulpa.

— De gevoeligheid van stompen kan voor de provisorische bevestiging
worden verminderd door het gebruik van desensibiliserende middelen.
Voor de definitieve bevestiging dienen deze middelen compleet te worden
verwijderd (geen eugenolhoudende middelen gebruiken!). Meervlaks en
uitgebreide caviteiten en provisorische langdurige afsluitingen worden
beter met een harder cement verzorgd.

— Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om
door ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor
de beoogde toepassingen.

Nadere aanwijzingen:

Bij het gebruik van Provicol in tubes dient u de stomp te bevochtigen met
een kleine hoeveelheid water.

Vocht (vochtige stompen) vereenvoudigt het verwijderen van tijdelijke
voorzieningen. Door de kronen even met koelspray af te koelen kunnen
resten Provicol/Provicol C/Provicol QM eenvoudiger uit kronen worden
verwijderd.

Opslag:
Bewaren bij 4°C-23°C. Gebruik het product niet meer nadat de vervaldatum
is verstreken.

Afvoer:
Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiéle voorschriften.

Meldingsplicht:

Ernstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige
verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiént, gebruiker of
andere personen en een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die
in samenhang met Provicol/Provicol C/Provicol QM zijn opgetreden of
hadden kunnen optreden, moeten aan VOCO GmbH en de verantwoordelijke
autoriteiten worden gemeld.

Brugsanvisning

EU Medicinsk udstyr
| overensstemmelse med DIN EN ISO 3107

Produktbeskrivelse:

Provicol/Provicol C/Provicol QM er en calciumhydroxidholdig eugenol-
fri cement, der er nem at arbejde med og som ikke pavirker afbindingen af
plastbaserede fyldnings- og cementeringsmaterialer.

Provicol/Provicol C/Provicol QM indeholder calciumhydroxid for at
medbvirke til at opretholde tandens vitalitet.

Indikationer:
Provicol/Provicol C/Provicol QM fungerer som provisorisk retentions-
cement og til forsegling af smé enkeltflade-kaviteter.

Kontraindikationer:

Provicol/Provicol C/Provicol QM indeholder modificeret kolofornium.
Provicol/Provicol C/Provicol QM ber ikke bruges i tilfeelde af kendt
hypersensitivitet (allergi) over for materialets indholdsstoff.

Patientmalgruppe:
Provicol/Provicol C/Provicol QM kan anvendes til alle patienter uden
begraensning med hensyn til alder eller ken.

Egenskaber:
Produktets egenskaber stemmer overens med kravene til det erkleerede
forméal og de relevante produktstandarder.

Bruger:

Provicol/Provicol C/Provicol QM skal anvendes af en bruger, der har en
professionel uddannelse inden for odontologi.

Anvendelse:

Provicol QM (i QuickMix sprejten)

Af tekniske &arsager kan der forekomme sma forskelle i fyldnings-
niveauet i sprejtens rum. Fjern derfor sprojtens haette og tryk materialet ud,
indtil der kommer materiale ud fra begge rum i sprojten.

Monter en blandingsspids type 10 og fastlas den ved at dreje 90° med uret.
Materialet bliver automatisk blandet i blandingsspidsen og kan derefter
appliceres direkte i den provisoriske krone eller bro.

Alle QM-sprojter leveres med aftagelig stempelstang. Stempelstangen
kan ganske enkelt treekkes ud af QM sprgjten og genindsaettes uden at
medfore spild af materiale. Stempelpropperne i sprojtens kamre vil forblive
in situ. Derved undgés krydskontaminering af materialet i sprojten.
Provicol C (i magasin)

Sat Provicol C magasinet i VOCO dispenser (type 2) eller i en
tilsvarende pistol med et lignende stempel. Af tekniske &rsager kan der
ved forste anvendelse optreede mindre forskelle i fyldningsgraden af de to
kamre. | disse tilfeelde aftages haetten p& magasinet og der presses derefter
materiale ud indtil materialet kommer ligeligt ud fra begge kamre. Paseet
derefter en blandingsspids type 6 og drej 90° i urets retning. Ved at presse
stemplet langsomt og jeevnt, bliver materialet automatisk blandet korrekt
igennem blandespidsen.

Den anbragte blandingskanyle er kun til engangsbrug. Efter brug opbevares
patronen (QM-sprojte) fast tillukket. Inden genanvendelse kontrolleres
udgangsabningen for frit materialeflow.

De berettiget produktegenskaber kan kun opnas ved brug af de medfelgende
originale blandingsspidser, som ogsa fas som tilbeher.

Provicol (i tuber)

Provicol bearbejdes ved normal stuetemperatur (ca. 18 °C - 23 °C). En
laengere arbejdstid opnds ved lavere temperaturer (afkelet glasplade).
Provicol katalyst- og base pastaerne blandes i veegtforholdet 1:1.

Til dette formal appliceres to lige lange strenge af katalyst- og basepasta pa
en udreringsblok af steerkt, ikke-absorberende materiale - evt. kan anvendes
en glasplade.

Pastaerne blandes i ca. 20 s indtil materialet har en homogen konsistens.
Til at blande materialerne anvendes en spatel af rustfrit metal eller plastik.
Applicering:

Et tyndt lag Provicol/Provicol C/Provicol QM appliceres pa indersiden
af den provisoriske krone eller bro, som herefter anbringes in situ p&
preeparationerne.

Provicol kan bearbejdes i ca. 1,5 - 2 min og Provicol C/Provicol QM i
ca. 1 min. Alle materialer afbinder i munden i lobet af 4 - 6 min. Anbring
provisoriet in situ og efter 3 - 5 min i munden fjernes alt materialeoverskud.

Anvisninger, forholdsregler:

- Ved pulpa-eksponering eller nar det resterende dentinlag er meget tyndt
anbefales en adaekvat beskyttelse af pulpa.

- Teendernes folsomhed kan inden den provisoriske cementering
mindskes vha. et desensibiliserende middel. For den endelige
cementering skal disse midler fiernes fuldstaendigt (anvend ikke
eugenolholdige midler!). Til behandling af store eller flerfladede kaviteter
samt til provisoriske langtids-forseglinger ber man anvende en staerkere
cement.

— Vores anvisninger og/eller vejledning fritager ikke brugeren for selv at
kontrollere om produkter, der leveres af os, egner sig til de tilsigtede
anvendelsesformal.

Supplerende anvisninger:

Kun nér der bruges Provicol i tuber er det bedst at fugte kernen med lidt
vand.

Fugtighed (befugtede preeparationer) gor det nemmere senere at fierne
provisoriet. Rester af Provicol/Provicol C/Provicol QM kan nemt fiernes
fra kronerne efter at disse er blevet sprayet kort med en kolespray.

Opbevaring:
Opbevaring ved 4 °C - 23 °C. Efter udlebsdatoen méa produktet ikke lzengere
anvendes.

Bortskaffelse:
Bortskaffelse af produktet iht. de lokale forskrifter.

Meldepligt:
Alvorlige haendelser som deden, en midlertidig eller varig forringelse af en
patients, en brugers eller andre personers helbredstilstand og en alvorlig
fare for den offentlige sundhed, der er opstéet eller havde kunnet opsta i
forbindelse med Provicol/Provicol C/Provicol QM, skal meldes til VOCO
GmbH og de ansvarlige myndigheder.
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Kayttoohjeet
EU Laskinnillinen laite
DIN EN ISO 3107 -standardin mukainen

Tuotekuvaus:

Provicol/Provicol C/Provicol QM on eugenoliton kalsiumhydroksidia
siséltdva valiaikainen sementti. Sitd on helppo késitelld ja se ei hairitse
resiinipohjaisten téyte- ja kiinnityssementtien kovettumista.
Provicol/Provicol C/Provicol QM sisaltd4 kalsiumhydroksidia auttaakseen
hampaan vitaliteetin séilyvyytta.

Kéyttoaiheet:
Provicol/Provicol C/Provicol QM kaytetddn véliaikaisena kiinni-
tyssementtind kiinnittamiseen ja eristdmiseen pienten yhden pinnan
kaviteetteihin.

Vasta-aiheet:

Provicol/Provicol C/Provicol QM siséltdd modifioitua kolofonia. Mikali
potilaan tiedetaén olevan yliherkké (allerginen) talle Provicol/Provicol C/
Provicol QM aineosalle, tuotetta ei saa kayttaa.

Potilaskohderyhma:
Provicol/Provicol C/Provicol QM voidaan kéyttaa kaikilla potilailla ilman
ik&an tai sukupuoleen liittyvid rajoituksia.

Suorituskyky:
Tuotteen suorituskyky on kayttétarkoituksen edellyttdmien vaatimusten ja
asianomaisten laitenormien mukaisia.

Kayttajat:

Provicol/Provicol C/Provicol QM kéyttavat hammaslaéketieteellisen am-
mattikoulutuksen saaneet kaytt:

Kaytt6tapa:

Provicol QM (QuickMix ruiskussa)

Teknisista syista ruiskussa olevien materiaalien téyttétasot voivat vaihdella.
Tasta johtuen poista patruunasta ensin korkki ja pursota materiaalia ulos
kunnes patruunan molemmista ulostuloaukoista pursottautuu tasaisesti
sama maara materiaalia ulos. Aseta sekoituskarki tyyppia 10 ruiskun
padhan sovittamalla se ensin sopivasti paikoilleen ja sitten lukitsemalla se
kaantamalla 90 astetta mydtapaivaan. Materiaali sekoittuu automaattisesti
sekoituskérjessa.

Kaikki QM ruiskut toimitetaan irrotettavan viejan/puristimen kanssa.
Vieja voidaan helposti vetdd QM ruiskusta pois ja vaihtaa uuteen
aiheuttamatta materiaalin ylivuotoa. Ruiskujen kammioiden korkki estaa
materiaalin ristikontaminoitumisen.

Provicol C (patruunassa)

Aseta Provicol C-patruuna VOCO-ruiskupuristimeen (tyyppi 2) tai
muuhun asianmukaisella mannalla varustettuun ruiskupuristimeen.
Teknisistd syistd kammioiden tayttdtasot voivat vaihdella, joten
poista patruunasta korkki ja pursota materiaalia ulos kunnes
kummastakin kammiosta ainetta vapautuu tasaisesti. Aseta ja lukitse
sekoituskérki tyyppid 6 kaantdmalla sitd 90 astetta. Materiaali tyontyy
karkeen ja ulos sekoittuen automaattisesti oikeassa suhteessa, kun
ruiskupumpun kahvaa puristetaan hitaasti ja tasaisesti.

Asetettu sekoituskanyyli on tarkoitettu vain kertakayttoiseksi. Sailyta patruuna
(QM-ruisku) kayton jélkeen tiiviisti suljettuna. Tarkista ennen uudelleenkayttoa,
ettd materiaalia virtaa vapaasti ulostuloaukoista.

Parhaan tuloksen saa kayttamallda mukana toimitettuja alkuperéisia
sekoituskérkia, joita voi tilata my&s erikseen.

Provicol (tuubeissa)

Provicolilla tydskennelladn normaalissa huoneenlampétilassa (keskim.
18 °C - 23 °C). Matalimmissa lampétiloissa (kéyta viilennettyé lasilevya
sekoittamisessa) tydskentelyaika vastaavasti pitenee. Provicol catalyst- ja
base-pastat sekoitetaan suhteessa 1:1 w/w. Annostele yhtd suuret maarat
base- ja catalyst-pastaa tukevalle lasilevylle tai sekoitusalustalle, ei kosteutta
imevalle. Sekoita ndmé yhté suuret maarat materiaalia keskenaan keskim.
20 sekunnin ajan kunnes materiaali on homogeenisté konsistenssiltaan.
Kayta sekoittamisessa muovilaastainta tai ruostumatonta metallilaastainta.
Applikointi:

Annostele ohut kerros Provicol/Provicol C/Provicol QM viliaikaisen
kruunun tai sillan siséén ja kiinnita preparoituun hampaaseen.

Provicolin tyéskentelyaika on 1,5 - 2 minuuttia, Provicol C/Provicol QM:n noin
yksi minuutti. Kaikki materiaalit kovettuvat suussa 4 - 6 minuutissa. Aseta
véliaikainen tyd suuhun. Poista ylimaérat 3 - 5 minuutin kuluttua asettelun
jalkeen.

Huomautukset, varotoimenpiteet:

— Tapauksissa, joissa pulpa on avoin tai heikko dentiinikerros, pulpan
suojaus olisi suositeltavaa.

— Pilarien yliherkkyyksié voidaan véhentaa kayttdamalla vihlomisen poistoon
tarkoitettuja valmisteita ennen véliaikaista sementtid. Poista tdysin
namaé valmisteet ennen lopullista kiinnittdmista (ala kayta eugenolia
siséltavia valmisteita). Laajoilla pinnoilla ja monipintaisissa kaviteeteissa
ja myds pitkaaikaisissa valiaikaisissa tdissa pitdisi kayttdd kovempaa
sementtia.

— Antamamme tiedot tai neuvot eivat vapauta kayttédjaa velvollisuudesta
arvioida toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun kayttéon.

Lisdohjeita:

Kaytettédessa Provicolia tuubeissa; olisi suositeltavaa kostuttaa pilarit ve-

della.

Kosteus (kosteat pilarit) helpottaa tyon poistoa jalkeenpain.

Provicol/Provicol C/Provicol QM ylim&érét voidaan poistaa kruunuista

helposti kun ne on ensin lyhyen aikaa kasitelty jadhdytysspraylla.

Sailytys:

Sailytys 4-23 °C:ssa. Ainetta ei saa kayttaa viimeisen kayttopaivamaaran

jélkeen.

Havittdminen:

Havit4 tuote paikallisten viranomaismaaraysten mukaisesti.

limoitusvelvollisuus:

Vakavista vaaratilanteista, kuten kuolema, potilaan, kayttédjan tai muiden
henkildiden terveydentilan ohimenevé tai pysyvé vakava heikkeneminen,
ja vakava vaara julkiselle terveydelle, joita ilmenee tai olisi voinut iimeta
Provicol/Provicol C/Provicol QM kaytdssa, on ilmoitettava VOCO
GmbH:lle seké asiasta vastaavalle viranomaiselle.

Bruksanvisning
EU Medisinsk utstyr
Samsvarer med DIN EN ISO 3107

Produktbeskrivelse:

Provicol/Provicol C/Provicol QM er en eugenol-fri sement som er lett &
bearbeide og som ikke har innflytelse pa herdingen av fyllingsmaterialer og
sementer.

Provicol/Provicol C/Provicol QM inneholder kalsium hydroksid for & bevare
tannens vitalitet.

Indikasjoner:
Provicol/Provicol C/Provicol QM brukes som midlertidig sement for feste
og forsegling av smé kaviteter.

Kontraindikasjoner:

Provicol/Provicol C/Provicol QM inneholder modifisert colophonium.
Provicol/Provicol C/Provicol QM mé ikke brukes ved kjent overemfintlighet
(allergier) overfor dette innholdsstoffet.

Pasientmalgruppe:
Provicol/Provicol C/Provicol QM kan brukes hos alle pasienter uten
begrensninger med tanke pé alder eller kjgnn.

Egenskaper:
Produktets egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og
relevante produktstandarder.

Bruker:

Provicol/Provicol C/Provicol QM skal brukes av profesjonelle brukere med
odontologisk utdanning.

Anvendelse:

Provicol QM (i QuickMix sproyten)

P& grunn av tekniske arsaker kan det oppstd sma differanser i
fyllingsnivéet mellom sproytekammerene. Det er derfor viktig at man fierner
sproytekapselen og presser ut materiale inntil det flyter likt fra begge
kammerene. Sett deretter haken pa spreyten og blandespissen i hverandre
og las spissen med en 90° vridning med klokka.

Materialet blandes automatisk i blandespissen og kan appliseres direkte i
den midlertidige kronen eller broen.

Alle QM sproytene leveres na med avtakbart stempel. Stemplet kan enkelt
trekkes ut av QM sproyten og erstattes uten 4 forarsake lekkasje av materialet.
Pluggene i sproytekamrene blir liggende p& plass. Dette forhindrer
krysskontaminering av materialet i sproyten.

Provicol C (i patron)

Sett inn Provicol C patronen i en VOCO dispenser (type 2) eller
tilsvarende blande-pistol med egnet stempel. Av tekniske arsaker
kan sma forskjeller i fyllingsnivaet i kamrene variere. Dersom dette er
tilfelle, fiern patron-hetten og trykk materialet ut til det kommer jevnt fra
begge kamrene. Sett pa blande-spiss type 6 og l&s ved & dreie 90° med
klokken. Ved & presse handtaket sakte og jevnt, trykkes materialet ut og
blandes automatisk i riktig forhold.

Den pésatte blandingskanylen er kun til engangsbruk. Etter bruk mé patronen
(QM-sproyten) oppbevares godt lukket. Kontroller at materialet kan stramme
fritt ut av &pningen ved gjenbruk.

De garanterte produktegenskapene kan kun oppnds ved bruk av de
medfelgende originale blandespissene, som ogsa er tilgjengelig som tilbeher.
Provicol (i tuber)

Blandingen av Provicol skjer ved romtemperatur (ca. 18 °C - 23 °C). Ved
lavere temperaturer blir herdetiden forlenget (kjolig glassplate).

Provicol katalysator og base blir blandet i et forhold 1 : 1 i vekt.
Materialet blir blandet ved at man appliserer to like lange striper av materialet
pa en blandeblokk av papir, plast eller en glassplate. De to stripene blir
sé blandet i 20 s til materialet har en homogen konsistens. For blandingen
brukes en spatel av metall eller plast.

Applikasjon:

Et tynt lag med Provicol/Provicol C/Provicol QM appliseres i den
provisoriske kronen eller broen som sé festes pa den preparerte tannen.
Provicol kan bearbeides i 1,5 - 2 min, Provicol C/Provicol QM i ca. 1 min.
Alle materialene herder i munnen pa 4 - 6 min. Fjern overskuddsmateriale
etter 3 - 5 min i munnen.

Merknader, sikkerhetstiltak:

- Ved perforasjon til pulpa eller dype prepareringer ma pulpa beskyttes med

foringsmaterialer.

Sensitiviteten i konuser kan reduseres ved bruk av desensitiverende

preparater for den midlertidige kronen sementeres. For den permanente

sementeringen mé disse preparatene fjernes fullstendig (det ber bare

anvendes eugenolfrie preparater!). Store kaviteter og provisoriske

langtidsforseglinger bor helst beskyttes med en hardere sement.

— Vére merknader og/eller r&d fritar deg ikke fra & kontrollere om produktene
som leveres av oss, er egnet til det tiltenkte formélet.

Anbefalinger:

Det er kun nar en bruker Provicol i tuber at det er best & fukte konusene
med litt vann.

| tillegg serger fuktig konus for at provisoriet lettere kan fiernes.

Rester av Provicol/Provicol C/Provicol QM er lett & fierne fra kroner dersom
de kjoles ned med kuldespray.

Lagring:

Oppbevaring ved 4-23 °C. Ikke bruk produktet etter utlopsdatoen.
Kassering:

Produktet ma avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

Meldeplikt:

Alvorlige tilfeller som dedsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse
av helsen til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig
folkehelserisiko som er oppstatt eller kunne ha oppstatt i forbindelse med
bruk av Provicol/Provicol C/Provicol QM, méa rapporteres til VOCO GmbH
og de ansvarlige myndighetene.

Bruksanvisning
EU Medicinteknisk produkt
Motsvarar DIN EN ISO 3107

Produktbeskrivning:

Provicol/Provicol C/Provicol QM &r ett lattarbetat eugenolfritt cement,
som inte hdmmar polymerisationen av fyllnings- och bondningsmaterial p&
polymerbasis.

Provicol/Provicol C/Provicol QM innehéller kalciumhydroxid som bidrar till
att tanden halls vital.

Indikationer:
Provicol/Provicol C/Provicol QM anvands som provisoriskt cement och for
forsegling av sma enytskaviteter.

Kontraindikationer:

Provicol/Provicol C/Provicol QM innehéller modifierat kolofonium.
Provicol/Provicol C/Provicol QM ska inte anvéndas vid kénd
hypersensivitet (allergi) mot detta innehallsdmne.

Patientmalgrupp:
Provicol/Provicol C/Provicol QM kan anvéndas for alla patienter utan
begransning avseende &lder eller kon.

Prestandaegenskaper:
Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda
andamal samt géllande produktstandarder.

Anvandare:
Anvéandningen av Provicol/Provicol C/Provicol QM ska utféras av
professionellt utbildad tandvardspersonal.

Anvéandning:

Provicol QM (i en QuickMix-sprutor)

Av tekniska skal kan fyllningsgraden variera |att mellan de tva
kamrarna i sprutan. Tag darfor bort hatten och klam ut material tills det
kommer i lika mangd fran béda kamrarna.

Placera och l4s en blandningsspets typ 10 med en vridning 90°
medurs. Materialet blandas automatiskt i blandningsspetsen. Alla
QM-sprutor har en léstagbar kolv. Kolven kan enkelt dras ut ur och
sattas tillbaka i QM-sprutan utan att orsaka ldckage av material.
Pluggarna i sprutans kammare haller materialet pa plats och
férhindrar korskontaminering.

Provicol C (i kapsel)

Placera kapseln med Provicol C i en VOCO dispenser (typ 2) eller
motsvarande blandningspistol med lamplig kolv. Av tillverkningstekniska
skél kan smé& skillnader féreligga mellan de b&da kamrarna i fraga
om fylinivd. Darfér bér man bérja med att ta bort kapselhatten
och pressa ut material ur bada kamrarna tills lika stora mangder
kommer ur bada spetsarna. Montera darefter en blandningsspets
typ 6 och l&s genom att vrida den ett kvarts varv. Dosera materialet
med ett langsamt och jamnt tryck. Blandningsproportionerna blir
automatiskt korrekta i blandningsspetsen.

Den bifogade blandningskanylen ar endast avsedd for engéngsbruk. Férvara
patronen (QM-sprutan) ordentligt stéangd efter anvandning. Kontrollera innan
ateranvéandning att materialet kan trdnga ut ur utloppséppningarna utan
problem.

De utlovade produktegenskaperna kan endast uppnas vid anvandning av de
medféljande originalblandningsspetsarna, som &ven finns tillgéngliga som
tilloehor.

Provicol (i tub)

Provicol anvands vid normal rumstemperatur (ca 18 °C - 23 °C). Vid lagre
temperaturer blir bearbetningstiden langre (kyld glasplatta). Provicol
katalysator och bas blandas i viktsférhéllandet 1:1. L&gg ut tva lika
l&nga stréngar av bas och katalysator pa en blandningsyta av hart, icke-
absorberande papper eller plast, eller pa en glasplatta. Blanda strangarna
under omkring 20 s tills materialet &r négorlunda homogent. Anvand en
spatel av stél eller plast fér omblandningen.

Applikation:

Ett tunt skikt Provicol/Provicol C/Provicol QM appliceras pa den temporéra
kronan eller bron och denna monteras pa den preparerade tanden.

Provicol kan bearbetas under ca 1,5 - 2 min; Provicol C/Provicol QM under
ca 1 min. | munnen hardar materialen inom 4 - 6 min. Overskott av materialet
avlagsnas efter 3 - 5 min i munnen.

Information, férsiktighetsatgéarder:

- Oppen pulpa eller alltfér tunt dentinskikt skyddas med lampliga
pulpaskyddande &tgérder.

— Dentinpelarnas kénslighet kan minskas genom anvéndning av

desensibiliserande medel innan den provisoriska cementeringen sker.

Fore den definitiva cementeringen skall dessa medel avldgsnas helt

(anvand inga medel som innehaller eugenol!). For kaviteter med ménga/

stora ytor och l&ngtidstemporara fyliningar anvands Iampligen ett hardare

cement.

Véara anvisningar och/eller vér radgivning befriar dig inte fran att

kontrollera de av oss levererade preparaten avseende deras lamplighet

for den avsedda anvandningen.

Kompletterande anvisningar:

Vid anvéndning av Provicol i tub bor pelarna fuktas med en liten méangd
vatten. Fuktighet (fuktiga dentinpelare) underlattar den senare borttagningen.
Rester av Provicol/Provicol C/Provicol QM kan latt avidgsnas ur kronor efter
en kort kylsprayning.

Forvaring:

Férvaras vid 4 °C - 23 °C. Anvand inte efter utgangsdatum.
Avfallshantering:

Produkten ska avfallshanteras enligt féreskrifter fran lokala myndigheter.

Rapporteringsskyldighet:

Allvarliga tillbud som dédsfall, tillfallig eller permanent bestaende férsamring
av en patients, en anvandares eller andra personers hélsotillstand
samt allvarlig fara for folkhalsan, som uppkommer eller skulle ha kunnat
uppkomma i samband med Provicol/Provicol C/Provicol QM ska
rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig myndighet.
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Hasznalati utasitas
EU Orvostechnikai eszk6z
Megfelel a DIN EN ISO 3107 szabvanynak

Termékleiras:

Provicol/Provicol C/Provicol QM eugenol-mentes ragaszt6, mely tartaimaz
kalcium-hidroxidot, kénnyl alkalmazni, nincs hatdssal a rezin-bazisu
témések és ragaszté anyagok kotésére.

Provicol/Provicol C/Provicol QM kalcium-hidroxidot tartalmaz, hogy a fog
vitalitdsat megdrizziik.

Javallatok:

Provicol/Provicol C/Provicol QM ideiglenes cementként hasznalhaté kis
felszinl kavitasok ellatasara és fedésére.

Ellenjavallatok:

A Provicol/Provicol C/Provicol QM moédositott gyantét tartalmaz. A
Provicol/Provicol C/Provicol QM ezen Osszetevéivel szembeni ismert
tulérzékenység (allergia) esetén nem hasznélhat¢ fel.

Beteg célcsoport:

A Provicol/Provicol C/Provicol QM minden beteg esetében korra és nemre
vonatkozé megkétések nélkiil alkalmazhaté.

Teljesitmény jellemzdk:

A termék teljesitmény jellemz6i megfelelnek a rendeltetés szerinti
koévetelményeknek és a vonatkozd termékszabvanyoknak.

Felhasznalok:

A Provicol/Provicol C/Provicol QM csak szakképzett fogaszati személyzet
hasznélhatja.

Felhasznalas:

Provicol QM (QuickMix fecskendében)

Technikai okokbol itt is adodhat szintkulonbseg a ket fecskendékamra

kozott, ezert vegyuk le tetejet es hozzuk szintbe ahogyan a patronosnal

tettuk. Helyezziik fel és rogzitsiik a 10-es tipusu keverécsért, 90 °-kal

elforgatva az o6ramutatd jardsaval megegyezd iranyban. Az anyag

automatikusan megkeveredik a keverécsérben. Minden QM fecskendé

szétszerelhet6 dugattylval van ellatva.

A dugattydt egyszerlien kihizzuk a QM fecskendébél és visszahelyezhetd

anélkil, hogy az anyag kifolyna. A dugattyu a fecskendé tartélyaiban ugy

keril a helyére, hogy megakadalyozza az anyagok keveredését.

Provicol C (az anyag patronos kiszerelése)

Helyezze a Provicol C patront a VOCO adagoldba (2-as tipus), vagy

barmely mas megfelel6 dugattyuval rendelkezé adagoldpisztolyba.

Lehet, technikai okokbdl, hogy kis kiilénbség mutatkozhat a patronokban

az anyagszintet illetéen. Ebben az esetben vegyik le a védékupakot,

és dvatosan nyomjuk meg a dugattyut, amig az anyag egyforman folyik a két

patronbdl. Majd helyezziik fel a keverécsért, 90°-kal elforgatva az dramutatéd

jarasaval megegyezé iranyban rogzitsiik. A dugattyu lassu és egyenletes

megnyomasaval, az anyag kipréselédik és automatikusan dsszekeveredik a

helyes aranyban a keverécsérben.

A felhelyezett kever6csérok kizardlag egyszeri haszndlatra valok. A kartust

(QM-fecskenddk) az alkalmazast kévetden szorosan lezérva térolja. Az ismételt

felhasznalas el6tt a nyilasokat az anyag szabad dramlésa érdekében ellendrizni

kell.

Az igért termékjellemz6k csak a szallitdshoz mellékelt és tartozékként is

kaphatd eredeti keverkantilok hasznalataval érhetdk el.

Provicol (anyag tubusban)

A Provicol anyagot szobahémérsékleten kb.18 °C - 23 °C koz6tt kell

felhasznalni. Alacsonyabb hémérsékleten (pl.: htitétt tiveglapon megkeverve)

a feldolgozasi id6 meghosszabbithato.

A Provicol katalizatort és bazis pasztat 1:1 aranyban kell megkeverni.

llyen arény eléréséhez a keverélapra egyforma hosszusagu pasztat kell

kinyomni a bazis és katalizator pasztakbdl egyarant. A keverélap erés, nem

abszorbedlé anyagbdl legyen, vagy liveglapot hasznaljunk.

A keverés a két pasztabdl mintegy 20 masodperecig tartson, hogy elérjiik az

anyag homogeén konzisztencijat. Haszndljunk mlanyag vagy rozsdamentes

acélbol késziilt spatulat.

Applikacio:

Alkalmazzuk a Provicol/ Provicol C/Provicol QM-et vékony rétegben az

ideiglenes korona, vagy hid belsejében és rogzitsiik a preparalt fogon.

Provicol feldolgozasi ideje kb. 1,5 - 2 perc.

Provicol C/Provicol QM esetén kb. 1 perc. Minden anyag esetén a szajban

4 - 6 perc a kotési id6.

Helyezziik az ideiglenest a szajba. A felesleg eltavolithaté 3 - 5 perc utan.

Megjegyzések, ovintézkedések:

— Abban az esetben, ha nyitott pulpaval, vagy vékony dentin réteggel

taldlkozunk pulpavédelem javasolt.

A fog érzékenységének csOkkentésére az ideiglenes ragasztas el6tt

alkalmazzunk érzékenység csokkentd el6készitést. Telies egészében

tavolitsuk el ezt a végleges ragasztas el6tt (ne hasznaljunk eugenol

tartalmu anyagokat!). Kiterjedt felszinek és tébb felszinii kavitasok esetén,

ha hosszabb idére tervezziik a fedést ajanlatos a kezelést keményebb

cementtel befejezni.

- Utmutatdink és/vagy tanicsaink nem mentesitik Ont az alél, hogy
ellendrizze az altalunk szallitott készitményeknek a szandékolt alkalmazasi
célokra valé megfeleléségét.

Kiegészit6 intézkedések:

Ha tubusos Provicolt haszndlunk ajanlatos a poétlasok belsejét
benedvesiteni, kis vizzel. A nedvesség (ha belll nedves) hozzajarul az
ideiglenes cement eltavolitdsanak megkonnyitéséhez.

A Provicol/ Provicol C/Provicol QM maradvanyok jél eltavolithatok a
koronabadl, ha révid ideig hideg vizsprayt alkalmazunk.

Tarolas:
Téarolja 4 °C-23 °C kozott. A lejarati id6 utan ne hasznadlja fel.

Artalmatlanitas:
A termék artalmatlanitasa a helyi hatdsagi eléirasok szerint torténik.

Jelentési kotelezettség:

A Provicol/Provicol C/Provicol QM alkalmazéasaval kapcsolatos olyan,
ténylegesen vagy esetlegesen felmeriild sulyos eseményeket, mint a beteg,
a felhaszndlé vagy mas személyek haldla vagy egészségi allapotanak
ideiglenes vagy tartésan sulyos romlésa, illetve a sllyos kdzegészségligyi
veszély, be kell jelenteni a VOCO GmbH és az illetékes hatésag szamara.

Instrukcja uzycia
UE Wyréb medyczny
Zgodny z DIN EN I1SO 3107

PL

Opis produktu:

Provicol/Provicol C/Provicol QM jest prostym w uzyciu cementem
bezeugenolowym, zawierajagcym wodorotlenek wapnia, ktéry nie wptywa
na utwardzanie materiatéw z tworzyw sztucznych uzywanych do wypetnieri
lub osadzania.

Provicol/Provicol C/Provicol QM zawiera wodorotlenek wapnia w celu
wspomagania utrzymania zywotnosci zeba.

Wskazania:
Provicol/Provicol C/Provicol QM stuzy jako prowizoryczny cement
dentystyczny do osadzania oraz wypetniania matych, ptytkich ubytkdw.

Przeciwwskazania:

Provicol/Provicol C/Provicol QM zawiera zmodyfikowang kalafonie. W
przypadku rozpoznanej nadwrazliwosci (alergii) na ten sktadnik produktu
Provicol/Provicol C/Provicol QM nalezy zrezygnowac z jego zastosowania.

Grupa docelowa pacjentéw:

Provicol/Provicol C/Provicol QM moze byé stosowany bez ograniczen u
wszystkich pacjentéw, niezaleznie od ich wieku i ptci.

Wiasciwosci:

Wtasciwosci produktu odpowiadaja wymogom wynikajacym z jego
przeznaczenia oraz obowigzujgcych norm produktowych.

Uzytkownik:

Provicol/Provicol C/Provicol QM jest przeznaczony do stosowania
przez uzytkownika profesjonalnego posiadajacego wyksztatcenie
stomatologiczne.

Zastosowanie:

Provicol QM (w strzykawce QuickMix)

Ze wzgledow technologicznych poziom wypetnienia poszczegolnych komor
strzykawki moze by¢ rozny. W takim przypadku nalezy zdja¢ zamknigcie
strzykawki i wyciska¢ materiat do momentu, gdy iloé¢ materiatu uzyskiwana
z obu komor bedzie jednakowa.

Zatozy¢ kaniule do mieszania typ 10. Oznaczenia na strzykawce i kaniuli do
mieszania musza si¢ pokrywac. Umocowac kaniule do mieszania poprzez
przekrecenie jej o 90 stopni w prawo. Po wyci$nieciu materiat wymiesza
sie w kaniuli.

Wszystkie strzykawki QM sg wyposazone w ttok, ktéry mozna wyjac. Ttok
mozna z tatwoscig wyjaé ze strzykawki, jak i wiozy¢ z powrotem. Znajdujace
sie w strzykawce uszczelki nie zmieniajg przy tym swojego potozenia. W ten
sposéb zapobiega sie zanieczyszczeniu strzykawki.

Provicol C (w kartuszu)

Kartusz Provicol C zatozy¢ do dyspensera VOCO (typ 2) lub do
poréwnywalnego pistoletu mieszajacego. Z powoddéw technicznych przed
pierwszym uzyciem moga wystapi¢ mate réznice w poziomie wypetienia
obydwu komér kartusza. Z tego wzgledu nalezy zdja¢ zakretke kartusza i
tak dtugo wyciska¢ materiat, az z obu otworéw wyptywac bedzie jednakowa
ilos¢ materiatu. Nastepnie zatozy¢ kaniule do mieszania (typ 6) i zablokowaé
poprzez obrét o 90°. Pod wptywem powolnego i rbwnomiernego naciskania
uchwytu materiat jest wyciskany na zewnatrz i zarazem w odpowiednich
proporcjach automatycznie mieszany.

Zatozona koncéwka mieszajagca jest przeznaczona wytgcznie do
jednorazowego zastosowania. Po uzyciu przechowywac kartusz (strzykawke
QM) w stanie szczelnie zamknigtym. Przed ponownym uzyciem sprawdzi¢
otwory wylotowe pod katem swobodnego wyptywu materiatu.
Gwarantowane wiasciwosci produktu mozna uzyskaé tylko przy uzyciu
dostarczonych oryginalnych kofncéwek mieszajacych, ktére sg réwniez
dostepne jako akcesoria.

Provicol (materiat w tubce)

Obrébka Provicolu powinna byé przeprowadzana w temperaturze
pokojowej (18°C - 23°C). Przy nizszych temperaturach (chtodna ptytka
szklana) czas obrébki materiatu ulega wydtuzeniu. Katalizator i paste bazowa
Provicol nalezy zmiesza¢ w proporcji wagowej 1:1. W tym celu na blok do
mieszania z mocnego, niewchtaniajacego papieru lub tworzywa sztucznego
albo na ptytke szklana wycisnaé¢ jednakowo dtugie pasma pasty bazowej
i katalizatora. Obie pasty miesza¢ ok. 20 sekund, az materiat osiggnie
jednolita konsystencje. Do mieszania uzywaé fopatki z nierdzewnego metalu
lub z tworzywa sztucznego.

Aplikacja:

Niewielka iloé¢ Provicol/Provicol C/Provicol QM zaaplikowa¢ do
tymczasowej korony lub mostka, po czym osadzi¢ je na przygotowanym
zebie. Provicol pozostaje plastyczny przez ok. 1,5 - 2 minut,
Provicol C/Provicol QM ok. 1 minuty. Wszystkie te materiaty wigza sie w
jamie ustnej w ciagu 4 - 6 minut. Nadmiar materiatu nalezy usuna¢ z jamy
ustnej po uptywie 3 - 5 minut od natozenia.

Informacije dc , Srodki ostr

- W przypadkach otwarcia komory miazgi lub przy zbyt cienkiej $ciance
zebiny poleca sie zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochronnych
miazgi.

- Przy tymczasowym osadzaniu mozna zapobiec reakcji nadwrazliwosci
kikutow, poprzez zastosowanie $rodkéw znieczulajacych. Srodki te
nalezy catkowicie usung¢ przed ostatecznym osadzeniem. Nie nalezy przy
tym uzywac zadnych $rodkéw zawierajacych eugenol!. Zaréwno duze i
gtebokie ubytki, jak i prowizoryczne wypetnienia, pozostawione na diuzszy
czas, lepiej zaopatrzy¢ twardszym cementem.

- Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniaja Paristwa
z obowigzku sprawdzenia przydatnosci dostarczonych przez nas
preparatéw do zamierzonych zastosowan.

Informacje uzupetniajace:

W przypadku uzycia Provicolu w tubach kikuty najlepiej zwilzy¢ niewielka
iloscig wody!

Wilgo¢ (wilgotne kikuty) utatwia usunigcie prowizorycznego wypetnienia.
Resztki materiatu Provicol/Provicol C/Provicol QM daja sig fatwo usunaé
z koron, po krétkim schtodzeniu sprayem chtodzacym.

Przechowywanie:
Przechowywa¢ w temperaturze 4°C - 23°C. Nie stosowaé po uptywie
terminu waznosci.

Utylizacja:
Produkt nalezy utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Obowiagzek zgtaszania:

Wszelkie powazne incydenty, takie jak zgon pacjenta, czasowe lub trwate
powazne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby
oraz powazne zagrozenie zdrowia publicznego, ktére wystapity badz mogty
wystapi¢ w zwiazku z zastosowaniem produktu Provicol/Provicol C/
Provicol QM, nalezy zgtasza¢ firmie VOCO GmbH oraz wiasciwym organom.

Navod k pouziti
EU Zdravotnicky prostiedek
Splituje normu DIN EN ISO 3107

CS

Popis produktu:

Provicol/Provicol C/Provicol QM je cement s obsahem kalcium hydroxidu,
bez obsahu eugenolu. Cement je lehce zpracovatelny a neovliviiuje tuhnuti
vypliiovych a tmelicich materiald na bazi pryskyfic.

Provicol/Provicol C/Provicol QM obsahuje kalcium hydroxid podporujici
vitalitu zubu.

Indikace:
Provicol/Provicol C/Provicol QM se pouziva jako doc¢asny cement k
upevnéni provizornich nahrad a k peéeténi malych jednostrannych kavit.

Kontraindikace:

Provicol/Provicol C/Provicol QM obsahuje modifikovanou pryskyfici. V
pfipadé znamé precitlivélosti (alergie) na tyto slozky produktu Provicol/
Provicol C/Provicol QM je nutné od pouZziti upustit.

Cilova skupina pacienti:
Provicol/Provicol C/Provicol QM Ize pouZit pro vSechny pacienty bez
omezeni véku nebo pohlavi.

Funkéni charakteristiky:

Funkéni charakteristiky produktu odpovidaji pozadavkim ur¢eného Gcelu
pouziti a pFislusnych standard( vyrobkd.

Uzivatel:

Aplikaci produktu Provicol/Provicol C/Provicol QM provadi uzivatel
odborné vzdélany v oboru zubniho Iékarstvi.

Pouziti:

Provicol QM (ve stiikacce QuickMix)

Z technickych ddvodd mGze byt maly rozdil v obsahu naplné
jednotlivych komor stfikacky. Proto sejméte ze stfikacky vicko a material
vytlacujte tak dlouho, az vychazi z obou komor soucasné. Nasadte michaci
hrot typu 10 a oto¢enim ve sméru chodu hodinovych ruci¢ek o 90° jej
upevnéte. Materidl se vytlacuje a automaticky micha v hrotu ve spravném
poméru za pomalého a rovnomeérného stlacovani pistu.

V8echny stfikacky QM dodavame se snimatelnym pistem.

Pist je mozné ze stfikatky QM snadno vytdhnout a vyménit bez jakékoli
ztraty materidlu. Ucpavky v komorach stikacky zlistavaji na svém misté a
brani kontaminaci materialu.

Provicol C (material v kartusi)

Provicol C vlozte do michaci pistole VOCO (typ 2) nebo do jiné pistole s
vyhovujicim pistem. Z technickych diivodd se mohou objevit drobné rozdily
mnozstvi naplné v jednotlivych komorach kartuse. V takovém piipadé
sejméte vicko kartuse a vytlacujte materidl tak dlouho, az ho vychazi z obou
komor stejné mnozstvi.

Poté nasadte michaci hrot typu 6 a oto¢enim ve sméru chodu hodinovych
rucicek o 90° jej upevnéte. Materidl se vytlacuje a automaticky micha v hrotu
ve spravném pomeéru za pomalého a rovnomérného stlacovani paky.
Nasazeny michaci hrot slouZi pouze k jednorazovému pouziti. Po pouZziti
kartusi (QM stiikacku) skladujte pevné uzavienou. Pfed opétovnym pouzitim
zkontrolujte vystupni otvory, zda jimi material volné protéka.

Zaruéenych vlastnosti produktu Ize dosahnout pouze pfi pouziti dodanych
originalnich michacich hrot, které jsou k dispozici také jako pfislusenstvi.

Provicol (materidl v tubé)

Provicol by se mél zpracovavat pfi pokojové teploté (18 °C - 23 °C). Nizsi
teplota (pouziti chlazeného skli¢ka) prodluzuje dobu zpracovani.

Zakladova pasta a katalyzator Provicol se micha v poméru 1 : 1. Na michaci
podlozku z nesavého materidlu &i skla vytlacte stejné dlouhé prouzky
zékladové pasty a katalyzatoru. Pasty michejte zhruba 20 s, aZ doséhnou
homogenni konzistence.

K michani pouZivejte plastovou nebo nerezovou Spachtli.

Aplikace:

Do provizorni korunky nebo mdstku naneste tenkou vrstvu Provicol/
Provicol C/Provicol QM a nasadte na preparovany zub. Provicol je
zpracovatelny 1,5 - 2 minuty. Provicol C/Provicol QM zhruba 1 minutu.
V8echny materidly tuhnou v Ustech béhem 4 - 6 minut. Provizorni nahradu
usadte v Ustech. Po 3 - 5 minutach odstrarite prebytky materialu.

Informace, preventivni bezpecnostni opatieni:

— V pfipadé obnazené diené nebo tenké vrstvy dentinu se doporucuje
adekvatni ochrana drené.

- Citlivost obrousenych zubl se snizi pouzitim desenzibilizujicich
pfipravkd pred provizornim upevnénim. Pfed definitivnim cementovanim
je tfeba Provicol dokonale odstranit (nepouzivat pfipravky obsahuijici
eugenoll). Vétsi a velkoplo$né kavity, stejné jako dlouhodobé uzavéry
doporucujeme osetfit nékterym tvrd$im cementem.

- Nase informace a/nebo rady Vas nezbavuiji povinnosti zkontrolovat, zda
jsou nami dodané pfipravky vhodné pro zamyslené cely pouziti.

Dopliiujici pokyny:

P¥i pouziti Provicol v tubach se doporucuje obrousené zuby zvlh¢it vodou.

Navlh&eni (obrousenych zubd) navic usnadni sejmuti provizorni nahrady.

Zbytky Provicol/Provicol C/Provicol QM pujdou z korunek Iépe odstranit

po kratkém posttiku chladicim sprejem.

Skladovani:

Skladuijte pii teploté 4 °C-23 °C. Nepouzivejte po uplynuti data exspirace.

Likvidace:

Likvidace produktu podle mistnich Gfednich predpisU.

Ohlasovaci povinnost:

Zavazné nezadouci udalosti, jako smrt, docasné nebo trvalé zavazné

zhor$eni zdravotniho stavu pacienta, uzivatele ¢i jinych osob a zavazné

ohroZeni vefejného zdravi, které se vyskytly nebo mohly vyskytnout v

souvislosti s prostfedkem Provicol/Provicol C/Provicol QM, je nutno

ohlasit spole¢nosti VOCO GmbH a pfislusnym organtim.
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Instructiuni de folosire
UE Dispozitiv medical
Corespunde DIN EN ISO 3107

Descrierea produsului:

Provicol/Provicol C/Provicol QM, ciment fard eugenol care contine
hidroxid de calciu, usor de folosit si care nu influenteaza priza obturatiei
definitive intraradiculare pe baza de rasina si a materialului de cimentare.
Provicol/Provicol C/Provicol QM contine hidroxid de calciu ce asigurd
vitalitatea dintelui.

Indicatii:

Provicol/Provicol C/Provicol QM este folosit ca ciment provizoriu pentru
obturarea provizorie a cavitdtilor din zona ocluzala.

Contraindicatii:

Provicol/Provicol C/Provicol QM contine colofoniu mod. Daca se cunoaste
o hipersensibilitate (alergie) la aceste ingrediente Provicol/Provicol C/
Provicol QM nu trebuie utilizat.

Grupa tinta de pacienti:

Provicol/Provicol C/Provicol QM se poate utiliza pentru toti pacientii, fara
limitare in ceea ce priveste varsta sau sexul.

Caracteristici de performanta:

Caracteristicile de performanta ale produsului corespund cerintelor utilizarii
conforme si normelor aplicabile cu privire la produs.

Utilizator:

Utilizarea Provicol/Provicol C/Provicol QM este rezervata utilizatorilor
profesionisti, calificati in domeniul medicinii dentare.

Utilizarea:

Provicol QM (in seringd QuickMix)

Din motive tehnice pot exista diferente minore intre nivelele de
umplere ale camerelor seringii. In aceste cazuri scoateti capacul
seringii si impingeti materialul panad cand in ambele camere exista o
distribuire uniforma. Atasati un varf de mixare de tip 10 si fixati-l prin o
rotire de 90° in sensul acelor de ceasornic. Materialul este amestecat
automat in varful de mixare. Toate seringile de QM (mixare rapida) sunt
disponibile cu un piston detasabil. Pistonul se poate trage din seringa fara
a cauza pierderi de material. Dopurile din compartimentele seringii raman
stabile, astfel incat acestea previn contaminarea materialelor din seringa.
Provicol C (in cartuse)

Introduceti cartusul Provicol C intr-un pistol aplicator (de tip 2) ori alt pistol
aplicator compatibil cu acest cartus. Din motive tehnice pot exista diferente
minore intre nivelele de umplere ale camerelor cartusului. in aceste cazuri
scoateti capacul cartusului si impingeti materialul pana cand in ambele
camere exista o distribuire uniforma. Apoi introduceti un varf de mixare in
varful cartusului de tip 6 si blocati-I cu o rotatie de 90° in sensul acelor de
ceasornic. Prin apasarea manerului aplicator usor si uniform, materialul este
impins automat spre varful de mixare in doza corecta.

Varful de amestecare fixat serveste numai utilizarii unice. Dupa utilizare,
depozitati cartusul (seringa QM) bine inchis. Inainte de reutilizare, verificati
orificiile de iesire pentru va asigura ca fluxul de material nu este impiedicat.
Proprietdtile garantate ale produsului se realizeazd numai prin utilizarea
varfurilor de mixare originale furnizate cu produsul, care sunt disponibile si
ca accesofii.

Provicol (in tuburi)

Provicol trebuie folosit la temperatura mediului ambiant (aprox.
18 °C - 23 °C). Temperaturile scazute (generate de folosirea unei placi de
sticla racitd) duc la marirea timpului de lucru.

Provicol contine catalizator si o baza ce trebuie amestecate intr-o ratie de
1:1. In acest scop aplicati doua lungimi egale de pasti de baza si catalizator
pe o hartie pentru amestecare (rigida si neabsorbanta) ori pe o placa de
sticla.

Apoi amestecati cele doud paste aprox. 20 s pana cand materialul atinge
o consistentd omogena. Utilizati pentru amestecare o spatuld de plastic ori
de inox.

Aplicarea:

Aplicati un strat subtire de Provicol/Provicol C/Provicol QM in coroana
temporara ori punte si fixati-o pe dintele preparat.

Timpul de lucru al Provicol-ului este 1,5 - 2 min.

Timpul de lucru al Provicol C/Provicol QM este de 1 min. Toate materialele
de cimentare provizorii se intaresc in gura pacientului in 4 - 6 min.
Introduceti lucrarea pentru cimentare in gura si indepartati surplusul de
material dupa 3 - 5 min.

Indicatii, masuri de precautie:

in cazul deschiderii accidentale a camerei pulpare ori grosimea
tavanului camerei pulpare este foarte subtire se recomanda o protectie
pulpara adecvata.

Sensibilitatea bonturior poate fi redusa prin folosirea preparatelor pentru
desensibilizare inainte de cimentarea temporara. indepértati aceste
preparate complet inainte de cimentarea definitiva (nu folositi preparate
continand eugenol). Cavitati mari superficiale si cu multe suprafete cat si
cimentarea temporara de termen indelungat trebuie tratate cu un ciment
mai rezistent.

Indicatiile si/sau consilierea noastra nu va exonereaza de obligatia de a
verifica daca preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de
utilizare prevazute.

Indicatii suplimentare:

La folosirea Provicol-ului in tuburi se recomanda umezirea cu apa a
bonturilor.

Umezeala (bonturile ude) ajuta in plus la indepartarea lucrarilor temporare.
Surplusul de Provicol/Provicol C/Provicol QM poate fi indepartat usor de
pe coroane dupa ce au fost vaporizate pentru o scurtéd perioada de timp cu
un spray pentru racire.

Pastrarea:
A se depozita la 4 °C - 23 °C. A nu se utiliza produsul dupa data expirarii.

Eliminarea:
Eliminarea produsului conform dispozitiilor legale locale.

Obligatia de anuntare:

Incidentele grave cum sunt decesul, deteriorarea grava, temporara sau
permanentd, a starii de sanatate a unui pacient, a unui utilizator sau a unei
alte persoane si amenintare gravé la adresa sanatatii publice, care au aparut
sau ar putea aparea in legatura cu Provicol/Provicol C/Provicol QM trebuie
comunicate VOCO GmbH si autoritatii competente.

WUHcTpykuum 3a ynotpeba
EC MepuumHcKo nsaenve
OTtroBsaps Ha ctaHgapT DIN EN 1SO 3107

OnuncaHue Ha npoayKTa:

Provicol/Provicol C/Provicol QM e 6e3eBreHosIoB LUMEHT C Kanuues
XUApOKcKA; 06paboTBa Ce NIECHO U He BMsie Ha BTBbPASBAHETO Ha
06TYyPOBBYHM U (PUKCUPALLM MaTepuann Ha OCHOBa Ha CMona (KOMMo3uTu)
Provicol/Provicol C/Provicol QM cbabpxa Kanumes Xuapokcug, KonTo
3anasBa BUTANMTETa Ha 3b6a.

Mokazanus:
Provicol/Provicol C/Provicol QM ce nsnonssat kaTo BpeMeHeH LIUMEHT 3a
uKcUpaHe Ha NPOTE3HN KOHCTPYKLMM U 3aneyaTBaHe Ha Manku KaBuTeTu.

MpoTnBonokasaxus:

Provicol/Provicol C/Provicol QM cbabpxa moanduumpaH konodoH. Mpn
yCTaHOBeHa CBPbX4yBCTBUTENIHOCT (aNepriv) KbM Tasu cbeTaska Provicol/
Provicol C/Provicol QM He Tpsi6Ba fa ce npunara.

LleneBa rpyna nauveHTu:

Provicol/Provicol C/Provicol QM moxe ga ce mpunara 3a BCUYKU
nauveHTy 6e3 orpaH1YeHns NpeaBua Bb3pacTTa U nona um.
XapakTepucTuku:

XapaKTepucTuknTe Ha NpofyKTa CbOTBETCTBAT Ha U3NCKBaHWATAa Ha
npefHa3HaYeHNeTOo U CbOTBETHUTE MPOAYKTOBY CTaHAAPTH.
MoTtpe6utenu:

Provicol/Provicol C/Provicol QM ce npunara oT npochecroHanHo oby4eHn
crneumanucTy B 06nacTra Ha cTomatosorvsiTa.

Mpunoxxenue:

Provicol QM (B cnpuHLUoOBKa 3a 6bp30 CMecBaHe)

Mo TEeXHW4YECKU MPUYMHU MOXEe [a MMa Manku pasiukiu B HUBOTO Ha
HanmbnBaHe Ha ABETE Kamepu Ha crpuHuoBkaTta. ETo 3auwo caneTte
Kanadkara Ha CMpUHLIOBKATa 1 N3CTUCKaliTe ToNKoBa Matepuarn, KonkoTo
© Heo6X0AUMO 3a Aa 3amnoyHe fa W3Th4a PaBHOMEPHO OT ABETe Kamepu.
MocTaBeTe U 3aknioyeTe cMecuTenHa kaHiona Tun 10 cbc 3aBbpTaHe
Ha 90° no nocoka Ha YacoBHMKOBaTa cTpenka. MartepuansT ce cmecsa
aBTOMaTU4HO B CMECWUTENHUS BpbX. Bcuukn QM crnpuHUOBKK ce
npeanarat CbC CbOTBETHOTO criobsiemo 6yTtano. Toea 6yTano Moxe ga ce
cBanu n noctasu o6paTHo Ha QM cnpuHUoBKaTa 6e3 OT Hest Aa U3Tu4a
matepuan. Bytanoto nonapa BUHarK No efuH 1 CbLLUW HAYMH B KamepuTe
Ha CMPUHLIOBKATa, KOETO MpefoTBpaTsBa KPbCTOCAHO 3amMbpcsiBaHe Ha
martepuana.

Provicol C (maTtepuan B KapTyLum)

MocTaseTe Provicol C B nuctoneta Ha VOCO Tun 2, unm B KOUTO U ga
610 ApYr NUCTONET C NOAXOAALLO 6yTano. Mo TEXHUHECKU NPUUNHI MOXe
[ia ce CNy4u ABeTe Kamepy Ha KapTyluata Aa He ca eHaKBO Harb/IHEHN.
B To31 cnyyait cBaneTe Kanaykata Ha kapTyLuaTta 1 N3cTUCKaiiTe ToNkoBa
marepuan, KojkoTo € Heo6X0auMO, 3a Aa Ce U3PaBHU CbAbPXXaHNETO
Ha aBeTe kamepu. Cnep ToBa nocTaBeTe CMECUTENHa KaHiona Twn 6
U 5 3aKnioyeTe ype3 3aBbpTaHe Ha 90° MO MOCOKa Ha YacoBHUKOBATa
cTpenka. Ypes 6aBHO 1 paBHOMEPHO MPUTUCKAHe Ha JIocTa, MaTepuanbT
Ce U3TNackea W aBTOMATUYHO CE CMecBa B MPaBWUIHO CbOTHOLLEHWE B
KaHionara.

MocTaBeHaTa cMecuTeNHa KaHiona CNyXu camo 3a efiHOKpaTHa ynoTpe6a.
Cnep ynotpe6a cbxpaHsBaiite kapTylua (QM cnpuHLOBKa) MTbTHO 3aTBOPEH.
Mpw nosTopHa ynoTpe6a nposepeTe Aanu mMarepuanbT U3Tnda cBOGOAHO
npes oTeOpUTE.

[apaHTpaHUTe XapaKTepUCTVKI Ha NPOAYKTa MoraT Aa Gbaat nocTurHaTi
CaMo Mpu N3MoN3BaHe Ha OPUTMHANTHU CMECUTESHI KaHoNN, KOUTO ChLLO ce
npeanarar kaTo akcecoapu.

Provicol (maTepunan B Ty6u)

Provicol 6u Tps6Bano fa ce u3nonssa npu craiiHa Temnepartypa
(npu6n. 18 °C - 23 °C). Mo-HUCcku TemnepaTypu (n3non3sBaHe Ha
oxJlajieHa CTbKJIeHa NnoyKa) BOAAT A0 yAbKaBaHe Ha paGoTHUTe BpeMeHa.
MacTtuTe Provicol 6a3a 1 katanusaTtop ce cMecBaT B TEMMOBHO OTHOLLEHWE
1 :1. 3a Ta3u Uen n3cTuckanTe efHaKBo AbAr1 UBMLM 6a3a U KaTanusaTop
Ha CMeCUTeNHO GNoKYe OT TBbP/, HEMonuBall, MaTepuan unn Ha CTbkieHa
nnoyka. Cnepn ToBa cMeceTe ABeTe NacTh 3a okono 20 s o nonyyasaHe Ha
XOMOreHHa KOHCUCTeHLMs. 3a LienTa 1anonsBaiiTe Wwnaryna oT nnacrmMaca
VNN HepbXaaema cTomaHa.

MpunoxeHue:

MocTaBeTe TbHBbK cnoit Provicol/Provicol C/Provicol QM BbB BbTpeLl
HOCTTa Ha BPeMeHHaTa KOpOoHa Wi MOCT 1 huKcupaliTe KbM npenapupaHns
3b6. Provicol moxe aa ce o6pa6oTtea B npoAbkeHue Ha 1,5 - 2 MUHYTH.
Provicol C/Provicol QM ocurypsisa pa6oTHO Bpeme okono 1 MuHyTa.
Bevdkn maTepnany B yCTHaTa KyxuHa ce BTBbPASBAT B PamkuTe Ha 4 -
6 MuHyTW. MocTaBeTe BpemMeHHaTa KOHCTPYKUUsi B ycTaTa. OTcTpaHeTe
M3nNMWHWSA matepuwan cneg 3 - 5 min.

Yka3saHus, NMpeanasHn mepku:
- B cnyyan, korato nynnarta e oTKpwTa, UM NOANEXALMSAT AEHTUH €
NpeKaeHo TbHbBK, Ce NpenopbYBa NoAXoAsALLA NOAIOKKaA.
YyBCTBUTENHOCTTA Ha MbHYeTaTa MOXe fAa Ce Hamanu 4pes
npunaraHe Ha NOAXOAAWM npenapaTu (aeceHsuTainsepy) npean
(UKCpaHETO Ha BPeMEeHHaTa KOHCTPYKLMS. BpeMeHHUST LuMeHT ce
OTCTpaHsBa HaMb/HO MPeAy OKOHYaTeNnHOTO duKcupaHe. (He
n3nonaeaiiTe npenapaTi, CbAbpXXawy esreHos). [Mpu o6WwrpHK
KaBUTETU C efjHa MOBBLPXHOCT U KaBUTETW C MHOIO MOBBLPXHOCTY, KaKTO
M Npu UKCMpaHe Ha BPEMEHHU KOHCTPYKLMM 3a NO-Abibr CPOK ce
npeanoYnTaT no-TBbPAN LIMMEHTN.
- HawwTe ykazaHns n/unu ceeetu He By ocBo60XaaBat OT 3ab/IKeHeTo
[a NMpoBepuTe rofHOCTTa Ha AOCTaBEHUTE OT Hac mpenapaTtu 3a
npeaBuAeHUTE Lienu Ha ynoTpeba.

OonbnHuTtenHa uHdopmauums:

Korato usnonssare Provicol B Ty6u ce npenopbysa nbH4YeTaTa Aa ca eko
HaBnaXXHeHU ¢ Bofa.

Bnarata (BnaxHuTe MbH4eTa) AOMbAHUTENHO YNECHABA OTCTPAHABAHETO Ha
BpeMeHHUTe KOHCTpyKumn. OctaTtbuuTe oT Provicol/Provicol C/Provicol
QM woraT Aa ce NOYMCTAT No-NEeCHO OT KOPOHWUTE ako Ce HanpbLCKaT ¢ Bofa
OT KOMGMHMpaHaTa pbKoXBaTKa.

CbxpaHeHue:
CobxpaHsiBaiite npu 4 — 23 °C. He usnonssaiite noBeye cref ustnyaHe Ha
Cpoka Ha FofiHOCT.

UaxBbpnsiHe:

MpoayKTbT ce U3XBLPNA CbOOPa3HO pasnopeaduTe Ha MECTHIUTE BRacTu.
3ap 3ay :

CepuosHN NPOU3LLECTBUSA, KATO CMBPT, BPEMEHHO UMK TPatHO CEPUO3HO
B/IOLIaBaHe Ha 3APaBHOTO CLCTOSIHWE Ha MauueHTa, noTpedutens wuan
[PYry nMua n cepuosHa OMacHOCT 3a O6LLECTBEHOTO 3/ipase, KOWUTO ca
BBb3HUKHANM UK MoraT Aa Bb3HWKHAT BbB Bpb3Ka ¢ Provicol/Provicol C/
Provicol QM, Tpsi6Ba aa ce cbobwAaT Ha VOCO GmbH 1 komMneTeHTHUTE
BnacTu.

Navodila za uporabo
EU Medicinski pripomoéek
Ustreza standardu DIN EN ISO 3107

Opis proizvoda:

Provicol/Provicol C/Provicol QM je cement s kalcijevim hidroksidom, ki
je enostaven za obdelavo in ne vsebuje eugenola, poleg tega pa ne vpliva
na strjevanje materialov, izdelanih iz umetne baze in namenjenih zalivkam
in pritrjevanju.

Provicol/Provicol C/Provicol QM vsebuje Kkalcijev hidroksid, ki
pomaga ohraniti vitalnost zob.

Indikacije:

Provicol/Provicol C/Provicol QM sluZi kot zaasen zobni cement za
pritrjevanje in zapiranje manijsih, enoslojnih luknjic.

Kontraindikacije:

Provicol/Provicol C/Provicol QM vsebuje modificirano kolofonijo. Pri znani
preobcutljivosti (alergijah) na to sestavino materiala Provicol/Provicol C/
Provicol QM ne smete uporabiti.

Ciljna skupina pacientov:

Provicol/Provicol C/Provicol QM se lahko uporablja za vse paciente brez
kakrsnih koli omejitev glede njihove starosti ali spola.

Znacilnosti:

Znacilnosti izdelka ustrezajo zahtevam za predvideni namen in veljavnim
standardom za izdelek.

Uporabnik:

Provicol/Provicol C/Provicol QM uporablja strokovno usposobljen
uporabnik zobne medicine.

Uporaba:

Provicol QM (v brizgalki QuickMix)

Iz tehni¢nih razlogov lahko pride pred prvo uporabo do manjsih
razlik v stanju napolnjenosti obeh prekatov brizgalke. Zato odstranite
pokrovéek brizgalke in tako dolgo iztiskajte material, dokler obe
izstopni odprtini ne podata enake koli¢ine materiala. Namestite mesalno
kanilo tipa 10. Odprtina na brizgalki in mesalna kanila se morata ujemati.
Pri¢vrstite mesalno kanilo z zasukom za 90° v smeri vrtenja urinih kazalcev.
Material se pri namestitvi samodejno zmesa v kanili.

Vse brizgalke QM so opremljene s snemljivim batom. Bat je mogoce
preprosto sneti z brizgalke in ponovno namestiti. Tesnila, ki leZijo v brizgalki,
ostanejo na svojem mestu. S tem se prepreci vdor umazanije v brizgalko.
Provicol C (material v kartusah)

Vstavite proizvod Provicol C v dozirnik VOCO (tip 2) ali v drugo ustrezno
mesalno pistolo z ujemajo¢im se batom. Iz tehni¢nih razlogov lahko
pride pred prvo uporabo do manjs$ih razlik v stanju napolnjenosti obeh
prekatov kartu$. Zato odstranite pokrov kartuse in tako dolgo iztiskajte
material, dokler obe izstopni odprtini ne podata enake koli¢ine materiala.
Nato namestite mesalno kanilo tipa 6 in jo pricvrstite z zasukom za 90°. S
pocasnim in enakomernim pritiskom na vzvod se material iztisne ter se pri
tem samodejno zmes$a v pravilnem razmerju.

Namescena mesalna kanila je samo za enkratno uporabo. Po uporabi kartuso
(brizgalko QM) shranite dobro zaprto. Pred ponovno uporabo preverite
izstopne odprtine glede prostega pretoka materiala.

Zagotovljene lastnosti izdelka se dosezejo samo z uporabo originalnih
mesalnih kanil, ki so prilozene in so na voljo kot dodatna oprema.

Provicol (material v tubah)

Material Provicol se uporablja pri sobni temperaturi (18 °C - 23 °C).
Pri nizjih temperaturah (uporaba ohlajenih steklenih plos¢) se cas
obdelave podalj$a. Katalizator Provicol in osnovna zmes se mesSata
v razmerju 1 : 1. Zato nanesite dve enaki dolzini osnovne zmesi in
katalizatorja na ploskev za mesanije, izdelano iz trdnega papirja ali umetne
mase, ki ne vpija, oziroma na stekleno plos¢o. Obe zmesi mesajte priblizno
20 s, dokler se material ne spremeni v homogeno ¢vrsto maso. Za mesanje
uporabite lopatico iz nerjavece kovine ali umetne mase.

Uporaba:

Nanesite nekaj sredstva Provicol/Provicol C/Provicol QM v zacasno krono
ali mosticek in vse skupaj namestite na pripravljen zob.

Provicol lahko uporabljate priblizno 1,5 - 2 minuti, Provicol C/
Provicol QM pa priblizno 1 minuto. Material se v ustih strdi po priblizno
4 - 6 minutah. 3 - 5 minute po vstavitvi v usta odstranite visek materiala.

Opozorila, previdnostni ukrepi:

— V primeru odprtja zobne pulpe ali nezadostne debeline dentina se

priporoca uporaba ustreznih ukrepov za za$¢ito pulpe.

Obdutljivost krna je mogoce zmanj$ati z uporabo preparatov za

zmanij$anje obcutljivosti, ki jih nanesete na za¢asno pritrditev.

Pred dokonéno pritrditvijo je treba ta preparat popolnoma odstraniti.

Pri tem ne smete uporabiti sredstev, ki vsebujejo eugenol! Vecje in

globlje luknijice ter zaasne dolgorocne zalivke je bolje oskrbeti s trdnej§im

cementom.

— Nas8a navodila in/ali nasveti vas ne odvezujejo dolznosti, da sami preverite
primernost nasih izdelkov za na¢rtovano uporabo.

Dodatna navodila:

Pri uporabi sredstva Provicol v tubah je priporoc¢eno navlaziti krn z
nekoliko vode! Vlaznost (vlaZzen krn) olajSa odstranjevanje zacasnih
zalivk.

Ostanke sredstva Provicol/Provicol C/Provicol QM je mogoce preprosto
odstraniti s kron, €e jih na kratko ohladite s hladilnim sprejem.

Shranjevanje:
Shranjujte na temperaturi med 4 °C in 23 °C. Materiala ne smete uporabljati
po preteku datuma uporabe.

Odlaganje med odpadke:
Izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Dolznost prijave:

O resnih incidentih, kot so smrt, zaasno ali trajno resno poslabsanje
zdravstvenega stanja pacienta, uporabnika ali drugih oseb in resno tveganje
za javno zdravje, do katerih je pri$lo oz. bi lahko pri§lo v zvezi z uporabo
sredstva Provicol/Provicol C/Provicol QM, je treba obvestiti druzbo VOCO
GmbH in pristojni organ.
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Navod na pouzitie
EU Zdravotnicka pomécka
Zodpoveda DIN EN ISO 3107

Popis vyrobku:

Provicol/Provicol C/Provicol QM je lahko spracovatelny cement bez
eugenolu s obsahom hydroxidu vapenatého, ktory neovplyvriuje vytvrdnutie
vypliiovych a speviiujlicich materidlov na baze umelych hmoét.
Provicol/Provicol C/Provicol QM obsahuje hydroxid vépenaty, ktory
podporuje zachovanie vitality zuba.

Indikacie:

Provicol/Provicol C/Provicol QM slizi ako provizérny dentalny cement pre
fixaciu a uzavretie malych jednopovrchovych kavit.

Kontraindikacie:

Provicol/Provicol C/Provicol QM obsahuje mod. koloféniu. Pri znamych
precitlivenostiach (alergidch) na tieto zlozky pripravku Provicol/Provicol C/
Provicol QM je nutné upustit od jeho pouZzitia.

Cielova skupina pacientov:

Provicol/Provicol C/Provicol QM je mozné pouzivat pri vSetkych pacientov
bez obmedzenia veku alebo pohlavia.

Parametre vyrobku:

Parametre vyrobku zodpovedaju poziadavkam ur¢eného pouZzitia a platnym
normam.

Pouzivatel:

Pripravok Provicol/Provicol C/Provicol QM maju pouzivat profesionalni
absolventi zubného lekarstva.

Pouzitie:

Provicol QM (v QuickMix-striekacke)

Pred prvym pouzitim sa moZzu u oboch komor kartuSe vyskytnut
technicky podmienene male rozdiely vo vySke naplni. Preto je
potrebne otvorit uzaver striekatky a material dovtedy vytlacat, kym sa
material nedopravuje rovnomerne z oboch vystupnych otvorov.

Nasadte zmieSavaciu kanylu typu 10. Vyhibenia na striekadke a
zmieSavacej kanyle sa musia zhodovat. Zafixujte zmieSavaciu
kanylu jej otocenim o 90° v smere pohybu hodinovych ruciciek. Material sa
pri vynasani v kanyle zmiesa.

V8etky QM striekacky sU vybavené vyberatelnym piestom. Piest sa da
zo striekacky jednoducho vytiahnut a znovu do nej zasunut. Poloha
tesneni, ktoré si umiestnené v striekacke, sa pritom nezmeni. Tym sa
zabrani kontamindcii obsahu striekacky.

Provicol C (kartuSovy material)

Nasadte kartusu Provicol C do davkovaca VOCO (typ 2) alebo do
porovnatelnej miesacej pistole. Pred prvym pouzitim sa mézu u oboch
komér kartuse vyskytnut technicky podmienené malé rozdiely vo vyske
naplni. Preto je potrebné otvorit uzaver kartuse a material dovtedy vytlacat,
kym sa material nedopravuje rovhomerne z oboch vystupnych otvorov.
Potom nasadte zmieSavaciu kanylu typu 6 a aretujte oto¢enim o 90°.
Material sa vytla¢a pomalym a rovhomernym stlacanim ruénej paky a pritom
sa automaticky zmie$ava v spravnom pomere.

Nasadena zmie$avacia kanyla slzi len na jednorazové pouzitie. Po pouziti
skladujte kartuSu (striekacku QM) pevne uzatvorend. Pred dal$im pouzitim
skontrolujte, ¢i material volne vyteka z vystupnych otvorov.

Zaruéné vlastnosti vyrobku mozno dosiahnut len pouzitim dodanych
originalnych miesacich hrotov, ktoré st k dispozicii aj ako prisluenstvo.
Provicol (material v tube)

Provicol sa spracovava pri izbovej teplote (18 °C - 23 °C). NizSie
teploty (ochladena sklena doska) spésobuji predizenie doby
spracovania. Provicol katalyzator a baza sa zmieSavaju v hmotnostnom
pomere 1:1. Za tymto Ucelom umiestnite na zmieSavaci blok z
pevného, nepijavého papiera alebo plastu, resp. na sklent dosku rovnako
dihé pasy zakladnej pasty a katalyzatorovej pasty. Obe pasty zmieSavajte
priblizne 20 s, kym tento materidl nenadobudne homogénnu konzistenciu.
Na miesanie pouZite Spachtlu z nehrdzavejuceho kovu alebo plastu.
Aplikacia:

Aplikujte trochu cementu Provicol/Provicol C/Provicol QM do doc¢asnej
korunky alebo mostika a tuto nasadte na vypreparovany zub. Provicol
ostane spracovatelny cca 1,5 - 2 min, Provicol C/Provicol QM cca 1 min.
VSetky materidly vytvrdnd v Ustach do 4 - 6 min. Precnievajuce casti
materidlu odstrarite do 3 - 5 min po nasadeni do Ust.

Pokyny, bezpecnostné opatrenia:

— Pri otvorenej pulpe alebo prili§ tenkej vrstve zvySujuceho dentinu sa
odporGcaju opatrenia na ochranu pulpy.

- Precitlivenost pahylov sa da znizit pouzitim desenzibilizujucich
preparatov pred provizérnym upevnenim. Pred definitivnym upevnenim
je nutné tieto pripravky bez zvysku odstranit. Pritom nepouzivajte Ziadne
prostriedky, ktoré obsahuju eugenol! Kavity s va¢s$im poctom povrchov
a velkoplo$nymi povrchmi, ako aj provizérne dlhodobé uzavery je lepsie
oSetrit tvrd$im cementom.

- Nase pokyny a/alebo rady vas nezbavuju povinnosti overit si vhodnost
nasich pripravkov na zamyslané tcely pouzitia.

Dopliiujtice pokyny:

Len pri pouziti Provicolu v tubach je lep$ie, ak sa zubné pahyle navihcia

trochou vody! Vihkost (vihké pahyle) ulah¢uju odstranenie provizoéria.

2Zvysky pripravkov Provicol/Provicol C/Provicol QM sa daju lahko odstranit

z koruniek, ak sa kratko ochladia chladiacim sprejom.

Skladovanie:

Skladuijte pri teplote 4 °C — 23 °C. Po uplynuti datumu exspiracie pripravok
dalej nepouzivajte.

Likvidacia:

Vyrobok zlikvidujte podla miestnych uradnych predpisov.

Ohlasovacia povinnost:

Zéavazné udalosti ako smrt, doc¢asné alebo trvalé véazne zhor$enie
zdravotného stavu pacienta, pouzivatela alebo inych oséb a vazne ohrozenie
verejného zdravia, ktoré sa vyskytli alebo sa mohli vyskytnut v spojitosti
s pripravkom Provicol/Provicol C/Provicol QM, je potrebné nahlasit
spolo¢nosti VOCO GmbH a prislusnému uradu.

Naudojimo instrukcija
ES Medicinos priemoné
Atitinka DIN EN ISO 3107 reikalavimus

Produkto aprasymas:

Provicol/Provicol C/Provicol QM, beeugenolinis, kalcio hidroksido
turintis cementas, paprastai naudojamas ir nejtakojantis dervy pagrindu
pagaminty plombuy ir cementy kietéjimo.

Provicol/Provicol C/Provicol QM sudétyje yra kalcio hidroksido,
padedancio i$laikyti danties gyvybinguma.

Indikacijos:

Provicol/Provicol C/Provicol QM naudojamas kaip laikinas cementas ir
mazy okliuziniy ertmiy uzpildas.

Kontraindikacijos:

Provicol/Provicol C/Provicol QM savo sudétyje turi modifikuotos
kanifolijos. Esant padidéjusiam jautrumui (alergijai) Sioms Provicol/Provicol
C/Provicol QM sudedamosioms dalims, gaminio naudoti negalima.
Tiksliné pacienty grupé:

Provicol/Provicol C/Provicol QM gali biti naudojamas visiems pacientams
be apribojimy, neatsizvelgiant j jy amziy ar Iytj.

Veiksmingumo charakteristikos:

Priemonés veiksmingumo charakteristikos atitinka paskirties ir atitinkamy
priemonés standarty reikalavimus.

Naudotojas:
Provicol/Provicol C/Provicol QM skirtas naudoti atitinkamai iSmokytiems
odontologijos specialistams.

Naudojimas:

Provicol QM (QuickMix $virkstuose)

Dél techniniy priezas¢iy gali buti Sios toks skirtingas medziagos
uzpildymo kamerose lygis. Kai pradedate nauja kasete, spauskite,
kol pradés tekéti vienodas medziagos kiekis i$ abieju kamery.
Uzdeékite ir uzsukite 90° kampu pagal laikrodzio rodykle 10 tipo maiSymo
antgalj. MedZiaga automati$kai susimai$o antgalyje.

Visi QM $virkstai yra su jiems skirtais stiimokliais, kurie paprasciausiai gali
bdti iStraukiami i$ Svirksto be medziagos praradimo. Kamsteliai $virkste lieka
vietoje, apsaugodami medziaga nuo susimai§ymo ir uzsitersimo.

Provicol C (medziaga kasetése)

Provicol C kasete jdékite | VOCO dispenser (2 tipo) ar kita tinkamu
stimokliu dispenserj. Dél techniniy kliG¢iy kasetés kamerose esanciy
medziagy kiekis gali skirtis. |déjus kasete | pistoleta nuimkite dangtelj ir
iSspauskite medziagos tiek, kad susilyginty kaseciy turinys (spauskite be
mais$ymo antgalio).

UZzdékite 6 tipo maiSymo antgalj ir pasukite 90° kampu pagal laikrodzio
rodykle. Spaudziant svertj létai ir tolygiai, medziaga yra automatiskai
iSspaudziama ir sumaiSoma reikiamu santykiu maiSymo antgaliuke.

Uzdéta maiSymo kaniulé skirta vienkartiniam naudojimui. Po naudojimo
kasete (QM Svirksta) padékite gerai uzdare. Prie$ kita naudojima patikrinkite,
ar medziaga laisvai prateka pro angas.

Garantuotos produkto charakteristikos gali biti pasiektos tik naudojant
pridétus maiSymo atgaliukus, kurie taip pat gali bati jsigyjami kaip priedai.

Provicol (tubelése)

Provicol naudokite kambario temperatiroje (18 °C - 23 °C). Esant
Zemesnei temperatirai (naudojant at$aldyta stikliuka) darbo laikas
pailgés. Provicol bazés ir katalizatoriaus maiSymo santykis 1 : 1 pagal
svorj. Ant tvirto ir nesugerian¢io maiS§ymo padelio ar stiklinés lentelés
uzdékite vienoda kiekj Provicol bazés ir katalizatoriaus. MaiSykite mazdaug
20 sek., kol sumaiSyta medziaga bus homogeniskos konsistencijos.
Maisymui naudokite plastmasing ar neridijancia metaling mentele.
Déjimas:

Laikino vainikélio ar tilto vidinio pavirSiaus plonai uztepkite Provicol/ Provicol
C/Provicol QM ir fiksuokite ant preparuoto danties. Neperdziovinkite kulCiy,
geriau sudrékinkite nedideliu kiekiu vandens.

Su Provicol galima dirbti 1,5 - 2 min., su Provicol C/Provicol QM apie
1 min. Medziagos sukietéja burnoje per 4 - 6 min.

Po 3 - 5 min. kietéjimo, pasalinkite pertekliy.

Pastabos, atsargumo priemonés:

— Jei atsivéré pulpa ar yra plonas dentino sluoksnis rekomenduojama
atitinkama pulpos apsauga.

— Kul€iy jautruma galite sumazinti uztepdami nujautrinan¢iy medziagy
prie$ laiking cementavima. Prie$ galutinj cementavima pasalinkite visus
medziagy likuc¢ius (nenaudokite preparaty, turinciy eugenoliol). Didelés
pavir§inés ar daugiapavir§inés ertmés, taip pat laikinos ilgalaikés plombos
turi bati atstatomos tvirtesniu cementu.

— Musy informacija ir/arba patarimai neatleidzia jusy nuo pareigos patikrinti
ar musy tiekiami produktai yra tinkami naudoti jusy pasirinktiems tikslams.

Papildomos nuorodos:

Drégnos kultys véliau palengvina protezo nuémima.

Tvirtesné ir greiGiau kietéjanti medziaga gaunama daugiau pridedant

katalizatoriaus ar cinko oksido (laikinoms plomboms).

Provicol/Provicol C/Provicol QM sukietéjusios liekanos i§ vainikéliy

lengvai nuimamos jas trumpai apipurskus $aldanciu aerozoliu.

Laikymas:

Laikyti 4 °C - 23 °C temperatroje. Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.
Salinimas:

Salinkite produkta laikydamiesi vietiniy taisykliy.

Prievolé pranesti:

Apie sunkiy padariniy sukélusius incidentus, pvz., paciento, naudotojo ar
kito asmens mirt], laiking arba nuolatinj sunky sveikatos buklés pablogéjima
ir didelj pavojy visuomenés sveikatai, kurie jvyko arba bity galéje jvykti
naudojant Provicol/Provicol C/Provicol QM, bitina pranesti VOCO GmbH
ir atsakingai institucijai.

LietoSanas instrukcija
ES Mediciniska ierice
Atbilst DIN EN ISO 3107

Produkta apraksts:

Provicol/Provicol C/Provicol QM ir viegli apstradajams un eigenolu
nesaturo$s cements ar kalcija hidroksidu, kas neietekmeé uz poliméru bazes
veidoto pildi$anas un plombésanas materialu sacietéSanu.
Provicol/Provicol C/Provicol QM satur kalcija hidroksidu, lai pafidz&tu
saglabat zoba vitalitati.

Indikacijas:

Provicol/Provicol C/Provicol QM ir pagaidu cements zobiem; to
izmanto, lai plombétu un noslégtu nelielus dobumus ar vienu plakni.
Kontrindikacijas:

Provicol/Provicol C/Provicol QM satur mod. kolofoniju. Ja ir zinams par
paaugstinatu jutibu (alergiju) pret $o Provicol/Provicol C/Provicol QM
sastavdalu, no izmanto$anas ir jaatsakas.

Pacientu mérkgrupa:

Provicol/Provicol C/Provicol QM var lietot visiem pacientiem bez vecuma
vai dzimuma ierobezojuma.

Veiktspéjas raksturlielumi:

Produkta veiktspéjas raksturlielumi atbilst paredzeta noluka un attiecigo
produkta standartu prasibam.

Lietotajs:

Ar Provicol/Provicol C/Provicol QM strada zobarstniecibas joma
profesionali izgfitots lietotajs.

Lietosana:

Provicol QM (QuickMix $lircé)

Tehnisku iemeslu dé| pirms pirmas lietoSanas abu $lirces kameru
pildijuma Iimeni var nedaudz atskirties. Tapéc nonemiet $lirces
vacinu un spiediet lauka materialu tik ilgi, ldz tas nak ara vienmerigi pa
abam atverém. Uzlieciet sajauk$anas kanili (tips 10). Slirces un sajauk3anas
kaniles ierobiem ir jasakrit. Nofiksgjiet sajauk$anas kanili, pagriezot par
90° pulkstena raditaju kustibas virziena. Materials sajaucas, kad tas tiek
izspiests no kaniles.

Visam QM §lircém ir iznemams virzulis. Virzuli var vienkarsi izvilkt no §|irces
un atkal ielikt atpakal. Turklat §|ircé esoSie blivejumi nemaina savu poZziciju.
Sada veida $lircé tiek novérsta kontaminacija.

Provicol C (materials patrona)

Provicol C patrona ir jaievieto VOCO dozatora (tips 2) vai tam pielidzinama
sajauk$anas pistolé. Tehnisku iemeslu dé| pirms pirmas lietoSanas abu
patronas kameru pildijuma imeni var nedaudz at$kirties. Tapéc nonemiet
patronas vacinu un spiediet lauka materialu tik ilgi, ldz tas nak ara vienmerigi
pa abam atverem. Péc tam uzlieciet sajauksanas kanili (tips 6) un nostipriniet,
pagriezot par 90°. Lénam un vienmérigi spiezot roktura sviru, materials tiks
izspiests un turklat automatiski sajaukts pareizaja attieciba.

Uzlikta sajaukSanas kanile ir paredzéta tikai vienreizéjai lietoSanai. Péc
patronas (QM $lirces) izmanto$anas uzglabajiet to ciesi aizvérta veida. Pirms
atkartotas lietoSanas parbaudiet, vai materials brivi izplist pa atveri.

Solitas izstradajuma TpasSibas iesp&jams sasniegt, tikai izmantojot
komplektacija ieklautas originalas sajauksanas kaniles, ko var iegadaties ka
piederumu.

Provicol (materials tubina)

Provicol apstradasana notiek istabas temperatira (18 °C - 23 °C).
ligaks apstrades laiks ir zemaka temperatira (atdzeséta stikla plaksnite).
Provicol katalizatoru un bazi sajauc svara attieciba 1 : 1. Sai noltika uz
sajauksanas bloka, kas ir ciets, neuzslico$s papirs vai plastmasa, vai
uz stikla plaksnites uzspiediet vienada garuma bazes un katalizatora
svitras. Abas pastas jauciet apmeéram 20 sek., lldz materials ir ieguvis
homogeénu konsistenci. Jauks$anai izmantojiet plastmasas vai nerisosa
térauda lapstinu.

Aplikacija:

Pagaidu kronitT vai tilta ieklajiet nedaudz
Provicol QM un uzlieciet uz sagatavota zoba.
Provicol vél ir apstradajams 1,5 - 2 mindtes, bet Provicol C/Provicol
QM apméram 1 mindti. Visi materiali muté sacieté 4 - 6 min. laika.
3 - 5 min. péc ievieto$anas muté iznemiet materiala parpalikumus.

Provicol/Provicol C/

Norades, piesardzibas pasakumi:

— Ja ir atvérta pulpa vai atlikuSais dentins ir parak nestiprs, ir ieteicami
atbilstosi pulpas aizsardzibas pasakumi.

- Stumbenu jutigumu var mazinat, pirms pagaidu plombésanas lietojot

desensibiliz€joSus preparatus. Pirms pastavigas plombas ielikSanas

Sie preparati ir pilniba jaiznem. Nelietojiet eigenolu saturosus lidzek|us!

Vairaku plaknu dobumiem un dobumiem ar lielu virsmu, ka artilglaicigajam

pagaidu plombam labak izmantot cietaku cementu.

Mdsu sniegtie noradijumi un/vai padomi neatbrivo jus no pienakuma

parbaudit misu piegadato preparatu piemérotibu paredzétajam

izmantojumam.

Papildu norades:
Vienigi lietojot Provicol tubina, stumbenus labak samitrinat ar nedaudz
Gdens!
Mitrums (mitri stumbeni) atvieglo pagaidu materialu nonemsanu.
Provicol/Provicol C/Provicol QM atliekas var viegli nonemt no kronisiem,
ja tos Tslaicigi atdzesé ar dzeséSanas aerosolu.
Uzglabasana:
Uzglabat no 4 °C lidz 23 °C temperatira. Nelietot péc deriguma termina
beigam.
Utilizacija:
Produkts jautilizé saskana ar vietgjiem administrativajiem noteikumiem.
PazinoS$anas pienakums:
Par negadijumiem ar smagam sekam, tadam ka pacienta, lietotaja vai
citu personu nave, parejosa vai ilgsto$a un ievérojama veselibas stavokla
pasliktina§anas un nopietns risks sabiedribas veselibai, kas rodas vai varétu
biit radies saistiba ar Provicol/Provicol C/Provicol QM, jazino uznémumam
VOCO GmbH un atbildigajai iestadei.
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Upute za upotrebu
EU Medicinski proizvod
U skladu s normom DIN EN ISO 3107

Opis proizvoda:

Provicol/Provicol C/Provicol QM je cement s kalcijevim hidroksidom koji
se lako obraduje i ne sadrzi eugenol, a ne utje€e na stvrdnjavanje materijala
za ispune i materijala za priévr§éivanje na bazi plastike.

Provicol/Provicol C/Provicol QM sadrzi kalcijev hidroksid kao pomo¢ za
odrzavanje vitalnosti zuba.

Indikacije:

Provicol/Provicol C/Provicol QM sluzi kao privremeni zubni cement za
priévrécivanje i za zatvaranje malih jednostrukih Supljina.

Kontraindikacije:

Provicol/Provicol C/Provicol QM sadrzi modificirani kolofonij. Kod
poznatih preosjetljivosti (alergija) na ove sastojke proizvoda Provicol/
Provicol C/Provicol QM treba odustati od njegove primjene.

Ciljna skupina pacijenata:

Provicol/Provicol C/Provicol QM se moze upotrebljavati za sve pacijente
bez ikakvih ograni¢enja s obzirom na dob ili spol.

Radne znacajke:

Radne znacajke proizvoda odgovaraju zahtjevima namijene i vaze¢im
normama za proizvod.

Korisnik:

Proizvod Provicol/Provicol C/Provicol QM upotrebljava korisnik koji je
profesionalno obrazovan u podrucju stomatologije.

Primjena:

Provicol QM (u $trcaljki QuickMix)

1z tehni¢kih razloga prije prve uporabe lako moze do¢i do malih razlika
u razini napunjenosti obje komore $trcaljke. Stoga skinite poklopac
Strcaljke i istiskujte materijal sve dok iz oba izlazna otvora materijal ne
pocne ravnomijerno izlaziti. Nakon toga nataknite kanilu za mije$anje
tip 10. Otvori na S$trcaliki i kanili za mijeSanje trebaju odgovarati.
Pri¢vrstite kanilu za mijeSanje okretom za 90° u smjeru kazaljki na satu.
Materijal se mijesa istiskivanjem u kanili.

Sve $trcaljike QM opremljene su izvadivim klipom. Klip se moZze jednostavno
izvaditi iz Strcaljke prema otraga i ponovo umetnuti. Pritom brtve koje se
nalaze u $trcaljki ne mijenjaju svoj polozaj. Time se sprje¢ava kontaminacija
u Strcaljki.

Provicol C (materijal u kartusi)

Stavite kartusu s proizvodom Provicol C u dozator VOCO (tip 2) ili slican
pistolj za mijeSanje. Iz tehnickih razloga prije prve uporabe lako moze doci
do malih razlika u razini napunjenosti obje komore kartuse. Stoga skinite
poklopac kartuse i istiskujte materijal sve dok iz obaju izlazna otvora materijal
ne pocne ravnomjerno izlaziti. Nakon toga stavite kanilu za mijeSanje tipa 6
i aretirajte je okretom za 90°. Materijal se istiskuje laganim i ravnomjernim
aktiviranjem drske i pritom automatski mije$a u pravilnom omjeru.
Postavljena kanila za mijeSanje samo je za jednokratnu uporabu. Nakon
uporabe kartusu (QM $trcaljku) cuvajte ¢vrsto zatvorenom. Prije ponovne
uporabe provjerite da materijal slobodno tece kroz izlazne otvore.

Jamcene karakteristike proizvoda postizu se samo pri uporabi isporucenih
originalnih kanila za mije$anje koje se mogu kupiti kao pribor.

Provicol (materijal u tubi)

Provicol se obraduje na sobnoj temperaturi (18 °C - 23 °C). Dulja

vremena obrade potrebna su pri nizim temperaturama (ohladena staklena

plocica). Katalizator i baza Provicol mijesaju se u tezinskom omijeru

1 : 1. U tu svrhu na blok za mijeSanje od ¢vrstog, neupijaju¢eg papira ili

plastike odn. na staklenu plocicu nanesite istu duljinu paste baze i katalizatora.

Obje paste mijesajte otprilike 20 s sve dok materijal ne bude homogene

konzistencije. Za mijeSanje upotrijebite lopaticu od nehrdajuéeg metala ili

plastike.

Aplikacija:

Aplicirajte malo proizvoda Provicol/Provicol C/Provicol QM u priviemenu

krunicu ili most, a njih postavite na prepariran zub.

Provicol se moze obradivati otprilike 1,5 - 2 min, dok Provicol C/Provicol

QM oko 1 min. Svi se materijali stvrdnjuju u ustima za 4 - 6 min. 3 - 5 min

nakon umetanja u usta uklonite vis$ak materijala.

Upute, mjere opreza:

- U sluéaju otvaranja pulpe ili premale debljine preostalog dentina

preporucujemo odgovarajuce mjere za zastitu pulpe.

Osjetljivost bataljaka moze se smanjiti primjenom desenzibilizirajuéih

preparata prije privremenog pri¢vréivanja. Prije konacnog pri¢vrséivanja

te preparate treba u potpunosti ukloniti. Pritom nemojte upotrebljavati

sredstva koja sadrzavaju eugenol! ViSepovrsinski i velikopovrsinski

kaviteti te privremena dugotrajna zatvaranja saniraju se bolje pomocu

Gvrééeg cementa.

- Bez obzira na naSe upute i/ili savjete, obavezni ste i dalje provjeriti
prikladnost isporucenih preparata za planirane svrhe primjene.

Dodatne napomene:

Samo kod primjene proizvoda Provicol u tubi, najbolje je da bataljke malo
navlazite vodom!

Vlaga (navlazeni bataljci) olak$ava uklanjanje privremenog protetskog rada.
Ostatci proizvoda Provicol/Provicol C/Provicol QM lako se uklanjaju iz
krunica ako se najprije kratko ohlade sprejem za hladenje.

Cuvanje:

Cuvajte na temperaturama od 4 °C - 23 °C. Ne upotrebljavajte vise nakon
isteka roka trajanja.

Zbrinjavanje:

Proizvod se zbrinjava u skladu s lokalnim propisima.

Obveza izvjeSéivanja:

Ozbiline dogadaje kao $to su smrt, privremeno ili trajno ozbiljno pogorsanje
zdravlja pacijenta, korisnika ili drugih osoba i ozbiljne opasnosti za javno
zdravlje koje mogu nastati ili bi se mogle dogoditi u vezi s proizvodom
Provicol/Provicol C/Provicol QM trebaju se prijaviti drustvu VOCO GmbH
i nadleznom tijelu vlasti.

Kasutusjuhised
[MD] EL Meditsiiniseade
Vastab standardile DIN EN ISO 3107

ET

Toote kirjeldus:

Provicol/Provicol C/Provicol QM on kergesti téddeldav eugenoolivaba
kaltsiumhudroksiidiga tsement, mis ei mdjuta komposiidil baseeruvate
taite- ja kinnitusmaterjalide kdvenemist.

Provicol/Provicol C/Provicol QM sisaldab hamba elusana séilitamise
toetamiseks kaltsiumhudroksiidi.

Néidustused:
Provicol/Provicol C/Provicol QM on ajutine dentaalne tsement
kinnitamiseks ja véikeste Uhepinnaliste kaviteetide sulgemiseks.

Vastunéidustused:

Provicol/Provicol C/Provicol QM sisaldab modifitseeritud kampolit.
Teadaoleva Ulitundlikkuse (allergia) korral selle Provicol/Provicol C/
Provicol QM koostisosa suhtes tuleb kasutamisest loobuda.

Patsientide sihtriihm:
Provicol/Provicol C/Provicol QM sobib kasutamiseks kdigile patsientidele
ilma piiranguta seoses nende vanuse v6i sooga.

Toimivusnéitajad:
Toote toimivusnaitajad vastavad sihtotstarbelise kasutamise nouetele ja
asjaomastele tootestandarditele.

Kasutaja:

Toodet Provicol/Provicol C/Provicol QM kasutab stomatoloogia alal
professionaalse véljabppe saanud kasutaja.

Kasutamine:

Provicol QM (QuickMix-siistlas)

Tehniliselt tingituna voib enne esmakordset kasutamist tekkida véikseid
erinevusi molema stistlakambri taitetasemes. Seetottu eemaldage sistla
sulgur ja pressige materjali senikaua vélja, kuni mélemast véljumisavast valjub
materjali (ihtlaselt. Pange otsa segukantilil, tiilip 10. Sustlal ja segukantdilil
olevad silivendid peavad kokku langema. Fikseerige segukaniil seda 90°
vorra kellaosuti suunas pddrates. Materjal seguneb véljaviimise ajal kanitlis.
Koikidel QM-stistaldel on eemaldatav kolb. Kolbi on véimalik sistlalt
eemaldada seda lihtsalt tagasi tdmmates ja seda saab uuesti kasutada.
Siistlas olevad tihendid ei muuda seejuures oma asendit. Sellega vélditakse
saastumist siistlas.

Provicol C (kassetimaterijal)

Provicol C sisestage kassett VOCO dosaatorisse (tlllp 2) voi sarnasesse
segupustolisse. Tehniliselt tingituna véib enne esmakordset kasutamist
tekkida véikseid erinevusi molema kassetikambri taitetasemes. Seetdttu
eemaldage kasseti sulgur ja pressige materjali senikaua vélja, kuni mélemast
véljumisavast valjub materjali Ghtlaselt. Seejarel paigaldage segamiskandiili
tllp 6 ja kinnitage see 90° vorra pé6ramise teel. Materjal vajutatakse vélja
késihooba aeglaselt ja Uhtlaselt vajutades ning segatakse selle kéigus
Gigetes proportsioonides kokku.

Pealekantud segamiskantiiil on tiks kord kasutatav. Parast kasutamist hoidke
padrunit (QM-sUstal) tihedalt suletuna. Enne uuesti kasutamist kontrollige, kas
materjal véljub vabalt véljalaskeavadest.

Garanteeritud tooteomadused saavutatakse ainult kaasasolevate originaal
segamisotsikute kasutamisel, mis on saadaval ka lisatarvikuna.

Provicol (tuubimaterjal)

Provicoli tdtdeldakse toatemperatuuril (18 °C - 23 °C). Pikemad t66tlusajad
on saavutatavad madalamatel temperatuuridel (jahutatud klaasplaat)
Provicoli katalisaator ja baaspasta segatakse kaaluvahekorras 1 : 1.
Selleks kandke tugevast mitteimavast paberist voi plastist segamisalusele
voi klaasplaadile baas- ja katallisaatoripasta Uihepikkused ribad.

Segage pastasid umbes 20 s, kuni materjal on homogeense konsistentsiga.
Segamiseks kasutage roostevabast metallist vGi plastist spaatlit.
Aplitseerimine:

Aplitseerige vahendit Provicol/Provicol C/Provicol QM natukene ajutisse
krooni vdi silda ning asetage see prepareeritud hambale.

Provicol on umbes 1,5-2 min, Provicol C/Provicol QM umbes 1 min
toodeldav. Koik materjalid kinnituvad suus 4-6 minuti jooksul. Eemaldage
3-5 min méddumisel pérast suhu paigaldamist materjali Ulejaagid.

Juhised, ettevaatusabinéud:

— Pulbi avamise v6i liiga ndrga jadkdentiini puhul soovitatakse rakendada
vastavaid pulbikaitsemeetmeid.

— Tutgaste tundlikkust voib leevendada desensibiliseerivate preparaatide
kasutamisega enne ajutist kinnitamist. Enne I6plikku kinnitamist tuleb
need preparaadid ja&gitult eemaldada. Arge kasutage selleks eugenooli
sisaldavaid vahendeid! Mitme- ja suurepinnaliste kaviteetide ja ajutiste
pikaajaliste sulgemiste parandamiseks on parem kasutada tugevamat
tsementi.

— Meie juhised ja/v6i ndustamine ei vabasta teid sellest, et kontrollida meie
tarnitud preparaatide sobivust kavatsetud kasutamisotstarvete jaoks.

Lisamérkused:

Uksnes tuubides Provicoli kasutamisel on kdige parem konte niisutada
vahese veega. Niiskus (niisked koéndid) hélbustab ajutise proteesi
eemaldamist. Vahendi Provicol/Provicol C/Provicol QM jaigid saab
hélpsalt kroonidest eemaldada, kui neid jahutatakse lihidalt kiilmapihustiga.
Siilitus:

Ladustage temperatuuril 4 °C — 23 °C. Pérast kolblikkusaja I6ppemist arge
enam kasutage.

Jaatmekaitlus:
Toote jaadtmekaitlus tehakse vastavalt kohalike ametkondade eeskirjadele.

Teatamiskohustus:

Tosistest juhtumitest, nagu nditeks patsiendi, kasutaja voi teiste isikute
surmast, nende tervisliku seisundi ajutisest voi pusivast raskekujulisest
halvenemisest ning raskekujulisest ohust rahvatervisele, mis on tekkinud voi
oleksid voinud tekkida toodet Provicol/Provicol C/Provicol QM kasutades,
tuleb teatada ettevottele VOCO GmbH ja padevale ametiasutusele.

WUHCTpYKLMA No NpUMeHeHuto

EC MeamumHckoe usaenvne

CootsetctByet DIN EN ISO 3107

PaspelueH kK npumeHeHUto Ha TeppuTopun P® ®C3

2011/ 09580
Mposukon/Mposukon Li/Mpoeukon KM (Provicol/Provicol C/
Provicol QM)
OnucaHne maTepuana:
Mposukon/Mposukon LU/Mposukon KM npepcrasnsetr co6oin

6e33BreHOJbHbIN LIEeMEHT C MMAPOOKUCHIO KanbLwsi, nerkuin B obpaboTke, He
BAVAIOLLNIA HA OTBEPXKAEHNE NOMOUPOBOYHBIX U (HNKCUPYIOLLIMX MaTepuanos
Ha KOMMO3VTHON OCHOBE.

Mp /M| Wnp KM copep>nT ruipooKnCh Kanbuvsi Ans
nopAepXaHuns XX1M3Hecnoco6HOCTH 3y6a.

MokasaHusi K NPUMEHEHNIo:

Mposukon/Mposukon LW/Mpoeukon KM SBNSI€TCA BPEMEHHbIM
CTOMATONOMMYECKM LIEMEHTOM ANsi (OUKCALUMM M 3aKPbITUS HEGOMbLINX
MAOCKMX NONOCTEN.

MpoTueonokasaHus:

MpoBukon/Mposukon Li/Mposukon KM copepxut MOF(MdJMLlMpOBaHHyIO
KaHudonb. CnepyeT oTkasaTbCst OT Mpl
Mposukon KM npu Hanuuum runepyyBcTBATENBEHOCTU (anneprmm) K aToMy
KOMIMOHEHTY.

LleneBas rpynna naymeHToB:
Mp n/n n u/n n KM paspelueH K MpUMEHeHUo y
BCex MauneHToB 6e3 orpaHnH4eHnin no Moy 1 Bo3pacTy.

XapakTepucTuku matepuana:

XapaKTepuCTUKN MaTepuana CooTBETCTBYIOT TPe6OBaHNAM, NPeabABISEMbIM
K U3genusM [aHHOro LeneBoro HasdHayeHus, a Takxe Tpe6oBaHUAM
CTaHAapToB, pacnpoCcTpaHALWMXCA Ha AaHHOoe usgenve.

Monb3zoBarens:

Mp n/Mp n Wrnp n KM ponxeH wucnonb3osBaTbecs
NPodeCCHOHaNbHO NOATOTOBIEHHbBIM B 06NACTV CTOMATONOM CMELManiicTom.

MpumeHeHue:

Mpoeukon KM (B gosatopax KeukMukc)

Mepen nepBbIM MPUMEHEHUEM TEXHUYECKU [OMYCTUMA He3HaunTeNbHas
pasHWLa B ypOBHe 3anofHeHus o6oux OTAeneHwil aosatopa. 3awmT-
HbIA KONNa4ok A03artopa CHATb U MaTepuan BblAaBnneaTb A0 TEX NOp, NoKa ero
BbIXo4 13 o6ounx 0TEepCTI/II7I He 6yFLeT paBHOMEpPHbIM. Haﬂe‘l’b CMeCcuUTenbHyo
kaHtonio (Tun 10). OTBepCTUSA B lo3aTOpe 1 KaHioNe ANs CMeLUBaHs AOSKHbI
coBnapatb. 3aduKcrpoBaTb KaHoio MyTem nosopoTta Ha 90° no yacoBown
ctpenke. Npu BbijaBNMBaHUM MaTepuan aBTOMaTU4eCKW CMelLMBaeTcs B
KaHione.

Bce posatopbl KM umMetoT BbIABMXKHbIE NOPLUHW. [MOpLUEHb MOXHO BbIHYTb
13 gosatopa M BCTaBUTL 06paTHO. Mpu 3TOM HaxoAslmecs B [jo3aTope
YNNOTHUTENN HE MEHSIOT MOSIOXEHUS. 310 npepoTspaliaeT KoHTaMmmHauuo
matepuana B aosatope.

Mpoeukon L (B kapTpupaxax)

KapTpumx ¢ Mposukonom L} yctaHoBuTb B gucneHcep (tvn 2) prpmsl VOCO
1Ny aHanornyHbIii. Meper NepebIM NPYMEHeHNeM BO3MOXHa He3HauMTeNnbHas
pasHuLa B ypOBHe 3arnonHeHus obenx YacTei kapTpumxa. B ceasu ¢ aTum
3arnyLKy KapTpuaKa yaanuThL U MaTepuan BbljaBnneath [0 Tex Nop, noka ero
BbIXO/, U3 [1BYX OTBEPCTUIA He GyAET PaBHOMEPHBIM. [10CNe 3TOro YCTaHoBUTL
Ha KapTPUIK CMECUTENLHYIO KaHIoNto (T1n 6) 1 3atnkcnposaTs NOBOPOTOM
Ha 90°. MaTtepuan BblAaBNMBaeTCA NyTeM MEMJIEHHOrOo U PaBHOMEPHOro
Haxatms Ha NOpleHb W, Npu 3TOM, aBTOMAaTU4YeCKW CMeLIMBaeTCs B
npaBuIbHON NPONopLX.

YcTaHoBneHHas Hacafka (kaHionsl) Ans CMeLLBaHus NpefHasHa4YeHa ToNbKO Ans
OAHOKPATHOro NpuMeHeHs:. MNocne NPUMEeHeHNs cneayeT XpPaHUTb KapTpUKLA
(wnpuusl QM) NNOTHO 3aKpbIThiMW. Py NOBTOPHOM MpUMEHeHUN cneayeTt
NpOBEpUTL BbINYCKHbe OTBEPCTUS U YGeauTbCs, YTO MaTepuan CBOGOAHO
BbI[JaBNNBAETCS YePes HUX.

YKasaHHble CBOWCTBA MpoaykTa AOCTUralTCsi TONbKO MPU MPUMEHEHWUN
OpUrnMHanbHbIX CMECUTEeNIbHbIX KaHKNb, BKAIOYEHHbIX B MOCTaBKy W”
npegnaraembix B Ka4eCTBe KOMMIEKTYHOLWMX I'IpI/IHa}ZU'Ie)KHOCTeIh.

Mposukon (B Ty6e)

Pa6oTta ¢ MpOBMKONOM OCYLIECTBSETCA MPWU KOMHATHOW Temnepartype
(18 °C - 23 °C). MNpu NOHWXEHHOI TemnepaType (OXnaXAEHHas CTeKNAHHas
nnacTuHa) pa6ouyee Bpems yBenuuusaeTcs. KaTanusatop U OcHoBa
Mposukona cMmelunsatoTca B cooTHoweHun 1 : 1. [ina atoro Ha 610K Ans
CMeLLMBaHUs U3 NNOTHOW, He BNUTbIBaOLLiel Gymari/ nnacTMaccel Unn Ha
CTEKNISIHHYIO MNACTUHY HAHECTU OAWHAKOBble MO ANMHE MONOCKW NacTbl-
OCHOBbI U NacTbl-kaTanuaaTtopa. O6e nacTbl CMeLMBaTbL NPUGNN3UTENBHO
B TeueHne 20 ¢ 4O NonyveHUs matepuana ogHOPOAHON KOHCUCTeHuun. Ons
CMelunBaHnA NPUMEeHsATb WwnaTtenb n3 Hep)KaBelOLuefil cTanu nnn nnacTmMaccbl.
Hanecenne matepuana:

He6onbwoe konuyectso MpoBukona/lposukona L/MpoBukona KM
BHECTU BO BPEMEHHYI0 KOPOHKY WM MOCT U YCTaHOBUTb KOHCTPYKLMIO Ha
npenapupoBaHHbIN 3y6. Pabouee Bpems MpoBukona coctasnseT npubn. 1,5 -
2 MuHyTbI, Mposukona LY/ Mposukona KM - okono 1 muHyTbl. OTBepXaeHWe
BCeX 3TWX NPenapaToB B POTOBOVI MOMOCTU 3aHNMAET 4 - 6 MUHYT. Vanuiiku
maTepuana yfanutb Yepes 3 - 5 MUHYT nocne yCTaHOBKW KOHCTPYKLWW B
POTOBOIN NONOCTN.

y , Mepbl Np T T!:

- Flpw BCKPbITUW NyNbNbl A1 Npu HeaHaunTensHon TONWWMHE OoCcTaTKa feHTuHa

peKkomeHayeTca nposefeHne CooTBETCTBYOLWNX MepOI‘IpMHTVIﬁ no sawurte

nynenbl.

YyBCTBUTENBHOCTL KyNbTell 3y60B MOXET O6biTb CHUXEHa MyTem

NPYMEHEeHNs AeCEeHCUBNNN3VNPYIOLLIMX CPeACTB Nnepe BPeMEeHHO (huK-

cauueii. MNepep okoHYaTenbHol ukcaunein HEO6XO[UMO MNONHOCTLIO

YAaNUTb iaHHbIe npenaparbl. Mpy 3TOM He UCNOb30BaThb IBMEHOOCOAEP-

>Kawume matepuans!! ns pectaspaunii MHOrONOBEPXHOCTHBIX Y OGBEMHbIX

rnonocTeil, a TakKe AONrOCPOUHbIX BPEMEHHbIX pecTaBpaLuii pekoMeHay-

eTcs NpuMeHeHre 6onee TBEPAOro LieMeHTa.

— Hawm ykasanus u/unm pekomeHpauum He ocBo6oxaatoT Bac oT nposepku
nocTassisieMbIX HaMn NpenaparoB Ha UX NPUrogHOCTb K UCMOMb30BaHUIO B
COOTBETCTBYIOLLVX LIENSIX.

[AononHuTenbHble yKasaHus:

Tonbko npw npumeHeHun MpoBuKona B Ty6ax KynbTio 3y6a Niyylle HEMHOro
cmouuTb Bogoi! MpucyTcTBre Bnaru (BnaxkHble KynbTy) obneryaeT yaaneHe
BPEMEHHOI KOHCTPYKLMN.

Octatku M| /M| w/n KM nerko ypansiotcs n3
KOPOHKWU, ecnu 1x o6padoTaTth OX/TaXXaatoLLyM CrnpeeM.

XpaHeHue:
XpaHute npu Temnepatype oT 4 °C go 23 °C. He ucnons3osatb nocne
ncTeveHnsa cpoka rogHoCTu.

YTunusauyus:
Matepuan Heo6XoAaMMO yTUNM3MPOBaTb B COOTBETCTBUW C MECTHbIMU
ohuLmanbHBIMU NpeanMcaHnsaMi.

0O6s3aTenbHOE U3BeLeHne:

060 BCex Cepbe3HblX MOGOYHLIX MPOUCLIECTBUAX, TaKWX Kak CMepTb,
Cepbe3Hoe YXyALeHe COCTOSHNSA 3[10POBbS MauMeHTa nonb3osaTens uu
APYruX NuL, B Te4eHue [NUTENLHOrO UK KOPOTKOro Nepuoja BpemeHu, a
TaKXe 0 Cepbe3HOI yrpo3e 06LLECTBEHHOMY 3[10POBbIO, KOTOPbIE npov3oLLnn
vAn Mornn Gbl NPOU3OIATY B CBSI3N C NPl n,
U/Mposukon KM, cnepyet coobuate B KOMI‘IaHVIIO VOCO GmbH u B
KOMMNETEHTHbIE OpraHbl.
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