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Varnish with fluoride for desensitizing teeth

Product description:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin is a fluoride-containing varnish for tooth
desensitisation used in the treatment of enamel and dentine surfaces. VOCO
Profluorid Varnish + BioMin also adheres to moist surfaces and tolerates
residual moisture and saliva.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin is an ethanolic suspension on the basis of
colophony with artificial flavouring and xylitol as a sweetener.

With the addition of BioMin, calcium and phosphate ions are released. These
ions are components for maintaining dental health.

1 ml of VOCO Profluorid Varnish + BioMin contains 50 mg sodium fluoride,
which corresponds to 22.6 mg of fluoride.

Indications:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin is indicated for:
1. the treatment of hypersensitive teeth

2. the treatment of sensitive root surfaces

3. the support of remineralisation

Contraindications:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin contains colophony and artificial flavouring.
VOCO Profluorid Varnish + BioMin should not be used in patients with aknown
hypersensitivity (allergy) to these constituents.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin should not be used in patients suffering from
ulcerative gingivitis or ulcerative oral mucositis.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin is not indicated for systemic treatment.

Patient target group:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin is suitable for use in all patients without
any age or gender restrictions.

Product performance features:
The product's performance features satisfy the requirements of the intended
use and the relevant product standards.

User:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin should only be applied by a professionally
trained dental practitioner.

Use:
Recommended dose:
- Tr of with decid
VOCO Profluorid Varnish + BioMin
— Treatment of patients with mixed or permanent teeth - approx.
0.40 ml of VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Apply a thin film of VOCO Profluorid Varnish + BioMin to the dental hard
tissue. A thick film detaches more easily and offers no therapeutic advantages.
Based on experience, the required quantity for an entire set of teeth is
between 0.25 ml and 0.40 ml.

1s teeth - approx. 0.25 ml of

Preparation:
Clean the treatment surface thoroughly to remove all calculus. In order to attain
an optimal result, excess liquid/saliva should also be removed from the surface
to be treated.

Application:

Apply VOCO Profluorid Varnish + BioMin evenly until the complete surface is
covered with a thin film. Moisten the application area (either with a gentle rinse
or by utilising the natural production of saliva) in order to ensure the VOCO
Profluorid Varnish + BioMin sets.

Warnings, precautionary measures:

— Patients must be instructed to avoid eating solid food, drinking alcohol,
cleaning their teeth and flossing for the first 4 hours after the treatment.

The varnish can be removed by brushing and using dental floss.

— Colophony can affect the polymerisation and bonding adhesion of
composites.

—VOCO Profluorid Varnish + BioMin has an adhesive consistency
corresponding to its intended purpose. When the tube is used, material
residues on the thread may cause the cap to stick. Remove any excess
material with a wipe moistened with ethanol if and as necessary.

— Oedematous swelling has been reported in rare cases, particularly after use
on larger surfaces.

— Breathing difficulties have been reported in children with asthma in isolated
cases where comparable products have been used.

— Patients with sensitive digestive systems may experience nausea after
extensive treatment.

— In the case of hypersensitivity: remove the varnish with a soft toothbrush and
dental floss before rinsing with warm water.

— No other products containing fluoride should be applied on the same day as
the treatment.

- If the patient is taking fluoride tablets, they should skip their daily dose for a
few days after treatment with VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— Do not swallow the varnish.

— Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking
that the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

Storage:
Storage at 4°C to 23°C. Do not use after the expiry date.

Disposal:
Dispose of the product according to local regulations.

Reporting obligation:
Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration
of a patient’s, user’s or other person’s condition and a serious risk to public
health that arise or could have arisen in association with the use of VOCO
Profluorid Varnish + BioMin must be reported to VOCO GmbH and the
responsible authority.

Gebrauchsanweisung
EU Medizinprodukt

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung

Produktbeschreibung:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ist ein fluoridhaltiger Lack zur Zahndesen-
sibilisierung fur die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflachen. VOCO
Profluorid Varnish + BioMin haftet auch an feuchten Oberflachen und
toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ist eine ethanolische Suspension aus
Kolophonium mit kiinstlichem Aroma und der siiBenden Wirkung von Xylitol.
Durch den Zusatz an BioMin werden Calcium- und Phosphationen freige-
setzt. Diese lonen stellen Bausteine fiir den Erhalt der Zahngesundheit dar.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin beinhaltet 50 mg Natriumfluorid ent-
sprechend 22,6 mg Fluorid.

Indikationen:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ist bestimmt fiir:

1. die Behandlung von hypersensiblen Zahnen

2. die Behandlung von empfindlichen Wurzeloberflachen
3. die Unterstiitzung der Remineralisierung

Kontraindikationen:

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin enthélt Kolophonium und
kiinstliches Aroma. Bei bekannten Uberempfindlichkeiten (Allergien) gegen
Inhaltsstoffe von VOCO Profluorid Varnish + BioMin ist auf die Anwen-
dung zu verzichten.

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin ist nicht anzuwenden bei Patienten
mit ulzerierenden Zahnfleisch- oder Mundschleimhautentziindungen.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin ist nicht fiir systemische Behandlung
bestimmt.

Patientenzielgruppe:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin kann fir alle Patienten ohne Einschrén-
kung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts angewendet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts:
Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der
Zweckbestimmung und den einschlagigen Produktnormen.

Anwender:
Die Anwendung von VOCO Profluorid Varnish + BioMin erfolgt durch den
professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Anwendung:

Empfohlene Dosis:
- Behandlung von P;
Profluorid Varnish + BioMin
- Behandlung von Patienten mit Wechselgebiss oder bleibendem
Gebiss ca. 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Einen diinnen Film VOCO Profluorid Varnish + BioMin auf die Zahnhart-
substanz auftragen. Ein dicker Film 16st sich leicht ab und bietet keine
therapeutischen Vorteile.
ErfahrungsgemaB liegt der bendtigte Bedarf fiir ein komplettes Gebiss
zwischen 0,25 ml und 0,40 ml.

mit Milchgebiss ca. 0,25 ml VOCO

Vorbereitung:

Behandlungsflache griindlich von Zahnstein reinigen. Um ein optimales Er-
gebnis zu erzielen, sollte {iberschiissige Flissigkeit/Speichel von der zu be-
handelnden Oberflache entfernt werden.

Applikation:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin gleichméaBig auftragen, so dass die
komplette Oberflache mit einem diinnen Film bedeckt ist. Anwendungs-
bereich befeuchten (entweder durch leichte Spiilung oder durch natiirlichen
Speichelfluss), um eine Abbindung von VOCO Profluorid Varnish + BioMin
zu gewabhrleisten.

Hinweise, VorsichtsmaBnahmen:

- Patienten missen darauf hingewiesen werden, 4 Stunden nach der
Behandlung feste Nahrung, Alkohol, das Reinigen der Zéhne sowie das
Benutzen von Zahnseide zu vermeiden.

Der Lack kann durch Zahneputzen und Verwenden von Zahnseide entfernt
werden.

- Kolophonium kann die Polymerisation und die Haftung von Compositen
beeintréchtigen.

- Seinem Anwendungszweck entsprechend hat VOCO Profluorid Varnish
+ BioMin eine klebrige Konsistenz. Bei Verwendung der Tube kénnen
Materialreste auf dem Schraubgewinde zur Verklebung des Deckels
fuhren. Ggf. Verunreinigungen mit einem ethanolhaltigen Tuch abwischen.

- Selten wurde Uber 6dematése Schwellungen, besonders nach Anwendung
auf groBeren Oberflachen, berichtet.

- Bei vergleichbaren Praparaten wurde sehr selten lber Atemnot bei
Kindern mit Asthma berichtet.

— Bei Patienten mit empfindlichem Verdauungssystem kann nach umfangrei-
cher Behandlung Ubelkeit auftreten.

- Bei Uberempfindlichkeit: Lack mit weicher Zahnbiirste und Zahnseide ent-
fernen, anschlieBend mit warmem Wasser spiilen.

— Am Tag der Behandlung keine weiteren Anwendungen mit fluoridhaltigen
Praparaten vornehmen.

- Die Einnahme von Fluoridtabletten nach Behandlung mit VOCO Profluorid
Varnish + BioMin einige Tage aussetzen.

- Lack nicht verschlucken.

- Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns
gelieferten Préparate auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Anwendungs-
zwecke zu priifen.

Lagerung:
Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr ver-
wenden.

Entsorgung:
Entsorgung des Produkts gemé&B den lokalen behérdlichen Vorschriften.

Meldepflicht:

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorlberge-
hende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des
Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Per-
sonen und eine schwerwiegende Gefahr fur die 6ffentliche Gesund-
heit, die im Zusammenhang mit VOCO Profluorid Varnish + BioMin
aufgetreten sind oder héatten auftreten kénnen, sind der VOCO GmbH und der
zusténdigen Behorde zu melden.

Mode d’emploi
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Vernis au fluorure pour la désensibilisation dentaire

Description du produit :

VOCO Profluorid Varnish + BioMin est un vernis au fluorure pour la dé-
sensibilisation dentaire, destiné au traitement des surfaces amélaires et den-
tinaires. VOCO Profluorid Varnish + BioMin adhére méme aux surfaces
humides et tolere des restes d’humidité et de salive.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin est une suspension alcoolique composée de
colophane avec arébmes artificiels et xylitol pour son effet édulcorant.

L'ajout de BioMin libére des ions de calcium et de phosphate. Ces ions sont
des éléments constitutifs pour le maintien de la santé dentaire.

1 ml de VOCO Profluorid Varnish + BioMin contient 50 mg de fluorure de
sodium, correspondant a 22,6 mg de fluorure.

Indications :

VOCO Profluorid Varnish + BioMin est destiné :

1. au traitement de dents hypersensibles

2. au traitement des surfaces radiculaires sensibles
3. au soutien a la reminéralisation

Contre-indications :

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin contient de la colophane et des
arémes artificiels. Ne pas utiliser VOCO Profluorid Varnish + BioMin en
cas d’hypersensibilités connues (allergies) aux composants du produit.

— Ne pas utiliser VOCO Profluorid Varnish + BioMin chez des patients
souffrant de gingivite ou de stomatite ulcéreuses.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin n’est pas destiné a un traitement sys-
témique.

Groupe cible de patients :
VOCO Profluorid Varnish + BioMin peut étre utilisé pour tous les patients,
tous ages et sexes confondus.

de perfor H
Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux
critéres exigés par sa destination et aux normes applicables.

Caractéri

Utilisateurs :
L'application VOCO Profluorid Varnish + BioMin est réservée aux utilisa-
teurs ayant recu une formation professionnelle en médecine dentaire.

Utilisation :
Dose recommandée :
— Traitement de patients avec dents de lait env. 0,25 ml de VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— Traitement de patients avec denture mixte env. 0,40 ml de VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
Appliquer une fine couche de VOCO Profluorid Varnish + BioMin sur la
substance dentaire dure. Un film épais se détache facilement et n’apporte
aucun avantage thérapeutique.
L’expérience a montré qu’une denture compléte nécessite entre 0,25 ml et
0,40 ml de produit.

Préparation :
Détartrer minutieusement la surface a traiter. Il est préférable, pour obte-
nir un résultat optimal, d’éliminer de la surface a traiter les excédents de
liquide/salive.

Emploi :

Appliquer VOCO Profluorid Varnish + BioMin en couche réguliére pour recou-
vrir toute la surface d’un film fin. Humidifier les zones a traiter (soit en ringant
légérement, soit avec la salivation naturelle) afin de garantir la prise de VOCO
Profluorid Varnish + BioMin.

Remarques, précautions :

- Indiquer aux patients qu’ils doivent éviter de prendre de la nourriture solide,
de boire de I'alcool, de se laver les dents et d’utiliser du fil dentaire pendant
les 4 heures qui suivent le traitement.

Le vernis peut étre enlevé par brossage des dents et par I'utilisation du fil
dentaire.

— La colophane peut perturber la polymérisation et I'adhérence des matériaux
composites.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin a une consistance collante, nécessaire
pour I'utilisation envisagée. Si I'on utilise le tube, du produit peut rester sur
le filetage du tube et le bouchon coller. Eliminer le cas échéant les résidus
avec un chiffon imbibé d’éthanol.

— Quelques cas rares de gonflements cedémateux, notamment aprés appli-

cation sur des surfaces étendues ont été mentionnés.

— Des cas trés rares de détresse respiratoire ont été observés avec des pro-
duits comparables chez des enfants souffrant d’asthme.

— Des nausées sont susceptibles de se manifester aprés un traitement de
grande ampleur chez des patients ayant un appareil digestif sensible.

— En cas d’hypersensibilité : éliminer le vernis avec une brosse a dents souple
et du fil dentaire, puis rincer a I'eau chaude.

— Ne pas procéder a d’autres traitements contenant des fluorures le jour du
traitement.

— Suspendre pendant quelques jours la prise de comprimés de fluor aprés un
traitement avec VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— Ne pas avaler le vernis.

— Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas I'utilisateur de vérifier que
les préparations que nous avons livrées correspondent a I'utilisation envisa-
gée.

Stockage :
Stocker a une température entre 4 °C a 23 °C. Ne plus utiliser le produit apres
la date de péremption.

Elimination :
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Déclaration obligatoire :
Signaler impérativement a la société VOCO GmbH et a I'autorité compétente
tout incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou
permanente, de I'état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre
personne, ou une menace grave pour la santé publique, survenu ou qui aurait
pu survenir en rapport avec VOCO Profluorid Varnish + BioMin.
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Barniz de fluoruro para la desensibilizacion dental

Descripcion del producto:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin es un barniz de fluoruro para la
desensibilizacion dental para el tratamiento de superficies de esmalte y
dentina. VOCO Profluorid Varnish + BioMin se adhiere también a superficies
humedas y tolera restos de humedad y saliva.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin es una suspensién etandlica de colofonia
con aroma artificial y con la accién edulcorante del xilitol.

La adicién de BioMin libera iones de calcio y fosfato. Estos iones son
componentes para mantener la salud dental.

1 ml de VOCO Profluorid Varnish + BioMin contiene 50 mg de fluoruro de
sodio, que se corresponden con 22,6 mg de fluoruro.

Indicaciones:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin esta indicado para:
1. El tratamiento de dientes hipersensibles

2. Eltratamiento de superficies radiculares sensibles
3. Laayuda de la remineralizacion

Contraindicaciones:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin contiene colofonia y aroma artificial.
En caso de existir hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias,
absténgase de aplicar VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin no debe aplicarse en pacientes con
gingivitis o estomatitis ulcerosa.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin no esta indicado para un tratamiento
sistémico.

Pacientes destinatarios:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin puede emplearse en todo tipo de
pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

Caracteristicas del producto:
Las caracteristicas del producto cumplen los requisitos de la finalidad
prevista y las normas de producto pertinentes.

Usuario:
La aplicaciéon de VOCO Profluorid Varnish + BioMin debe llevarla a cabo un
usuario profesional cualificado y formado en odontologia.

Aplicacién:
Dosis recomendada:
— Tratamiento de pacientes con dentadura de leche: aprox. 0,25 ml de
VOCO Profluorid Varnish + BioMin
- Tr 1to de i cond dura mixta o per
0,40 ml de VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Aplique una pelicula delgada de VOCO Profluorid Varnish + BioMin en la
substancia dental dura. Una pelicula gruesa se desprende facilmente y no
ofrece ventajas terapéuticas.
La experiencia ha demostrado que la cantidad requerida para una dentadura
completa oscila entre 0,25 ml y 0,40 ml.

aprox.

Preparacion:

Elimine todo el sarro dental de la superficie que se vaya a tratar. Para lograr
un resultado 6ptimo se debe eliminar el exceso de liquido/saliva de la
superficie que se vaya a tratar.

Aplicacion:

Aplique VOCO Profluorid Varnish + BioMin de manera uniforme para que
toda la superficie quede cubierta con una fina pelicula. Humedezca la zona
de aplicacion (con un ligero enjuague o mediante la salivacion natural) para
garantizar el fraguado de VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Ir 1es/

de prt

— Se debe indicar a los pacientes que se abstengan de comer alimentos
solidos, ingerir alcohol, cepillarse los dientes o utilizar seda dental durante
las 4 horas posteriores al tratamiento.

El barniz puede ser eliminado mediante la limpieza dental o el uso de seda
dental.

— La colofonia puede menoscabar la polimerizacion y la adhesién de los
composites.

— Por su finalidad de uso, VOCO Profluorid Varnish + BioMin posee una
consistencia pegajosa. Si se utiliza el tubo, los residuos de material en la
rosca pueden provocar que la tapa se pegue. En caso necesario, limpie las
impurezas con un pafio con etanol.

— Raramente se ha notificado una hinchazén edematosa, especialmente
después de la aplicacién en superficies mas extensas.

— En preparaciones equiparables se ha notificado muy raramente dificultad
respiratoria en los nifios con asma.

— Los pacientes con aparato digestivo sensible pueden presentar nduseas
tras un tratamiento extenso.

— En caso de hipersensibilidad: elimine el barniz con un cepillo de dientes
suave y seda dental, y a continuacién enjuague con agua tibia.

— El dia del tratamiento no se debe realizar ninguna otra aplicacién con
preparaciones con contenido de fluoruro.

— Se debe interrumpir la toma de comprimidos de fluoruro durante unos dias
después del tratamiento con VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— No se debe ingerir el barniz.

— Nuestras indicaciones o recomendaciones no le eximen de la comprobacion
de las preparaciones que le suministramos en cuanto a su idoneidad para
los fines previstos.

Almacenamiento:
Almacene el producto a una temperatura de entre 4 °C y 23 °C. No utilice el
producto una vez vencida la fecha de caducidad.

Gestion de desechos:
Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

Obligacién de notificacion:

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o
permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, asi como las
amenazas graves para la salud publica que se hayan producido o puedan
producirse en relacion con VOCO Profluorid Varnish + BioMin deben
notificarse a VOCO GmbH y a las autoridades competentes.

Instrucoes de utilizacao
UE Dispositivo médico
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Verniz dentério com fluoreto para dessensibilizagao dentaria

Descri¢édo do produto:

O VOCO Profluorid Varnish + BioMin é um verniz dentario com fluoreto
para dessensibilizagdo dentéria para o tratamento de superficies de esmalte
e dentina. O VOCO Profluorid Varnish + BioMin adere a superficies
humidas e tolera restos de humidade e saliva.

O VOCO Profluorid Varnish + BioMin é uma suspensdo etandlica de
colofénia com um aroma artificial e o efeito adogante do xilitol.

A adigao do BioMin promove a libertagdo de ides de calcio e fosfato.

Estes iGes sdo elementos que contribuem para manter a saiide dentéria.
Estes iGes sdo elementos que contribuem para manter a saide dentéria.

1 mI VOCO Profluorid Varnish + BioMin contém 50 mg de fluoreto de sédio
respetivamente 22,6 mg de fluoreto.

Indicagées:

0O VOCO Profluorid Varnish + BioMin destina-se:

1. ao tratamento de dentes hipersensiveis

2. ao tratamento de superficies radiculares sensiveis
3. aestimular a remineralizagdo

Contraindicagées:

- O VOCO Profluorid Varnish + BioMin contém colofénia e um aroma
artificial. O VOCO Profluorid Varnish + BioMin ndo deve ser utilizado
em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer um destes
componentes.

- OVOCO Profluorid Varnish + BioMin n3o deve ser usado em pacientes
com inflamag&o ulcerosa das gengivas ou da mucosa oral.

— O VOCO Profluorid Varnish + BioMin néo se destina ao tratamento
sistémico.

Grupo-alvo de pacientes:
O VOCO Profluorid Varnish + BioMin pode ser aplicado em todos os
pacientes sem limitagdes em virtude da sua idade ou sexo.

Carateristicas de desempenho do produto:
As caracteristicas de desempenho do produto estdo em conformidade com
a finalidade prevista e as normas relevantes do produto.

Utilizador:
A aplicagdo do VOCO Profluorid Varnish + BioMin é realizada pelo
operador com formagéo profissional em medicina dentéria.

Aplicacao:
Dose recomendada:
— Tratamento de pacientes com dentes de leite aprox. 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— Tratamento de pacientes com denti¢ao mista ou definitiva aprox.
0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Aplicar uma pelicula fina de VOCO Profluorid Varnish + BioMin no tecido
dentario duro. Uma pelicula grossa solta-se com facilidade e ndo traz
vantagens terapéuticas.
Por experiéncia, a necessidade para uma denticdo completa encontra-se
entre 0,25 ml e 0,40 ml.

Preparacgao:

Limpar bem o tértaro da drea de tratamento. Para alcangar um resultado
ideal, deve ser removido o excesso de liquido/saliva da superficie a ser
tratada.

Aplicacao:

Aplicar o VOCO Profluorid Varnish + BioMin uniformemente para que
toda a superficie fique coberta com uma pelicula fina. Humedecer a 4rea de
aplicagéo (através de uma lavagem suave ou por fluxo salivar natural) para
garantir a presa do VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Avisos, medidas de precaucao:

- Os pacientes tém de ser alertados para ndo ingerir alimentos sdlidos,
alcool, ndo lavar os dentes nem usar fio dental 4 horas apés o tratamento.
O verniz pode ser removido com a escovagem dos dentes e o uso do fio
dental.

— A colofénia pode afetar a polimerizagdo e adesdo de compositos.

- O VOCO Profluorid Varnish + BioMin tem uma consisténcia pegajosa de
acordo com o seu uso pretendido. Ao usar o tubo, os restos de material
na rosca do parafuso podem fazer com que a tampa fique colada. Se
necessario, limpe a sujidade com um pano que contenha etanol.

— Em casos raros, foram relatados inchagos edematosos, especialmente
apos a utilizagdo em superficies maiores.

— Em produtos equiparaveis foi relatada muito raramente a falta de ar em
criangas com asma.

- Pacientes com um sistema digestivo sensivel podem sentir nduseas apds
um tratamento mais abrangente.

— Em caso de hipersensibilidade: Remover o verniz com uma escova macia
e fio dental e depois enxaguar com dgua morna.

— No dia do tratamento nédo efetuar outras aplicagdes com produtos que
contém fluoreto.

— Suspender a tomada de comprimidos de fluoreto durante alguns dias
apds o tratamento com VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— Né&o engolir o verniz.

- As nossas indicagdes e/ou conselhos ndo o isentam de verificar se os
produtos fornecidos por nés sdo adequados para o uso pretendido.

Armazenamento:
Armazenar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. N&o utilizar apos expirar o
prazo de validade.

Eliminacgao:
Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

Obrigacao de notificagao:

Ocorréncias graves como morte, deterioragdo grave, temporaria ou
permanente, do estado de saiude de um paciente, utilizador ou outras
pessoas e um grave risco para a saude publica, que ocorreram ou poderiam
ter ocorrido em combinagdo com VOCO Profluorid Varnish + BioMin
devem ser comunicadas a VOCO GmbH e as autoridades competentes.

Istruzioni per l'uso
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Vernice contenente fluoruro per la desensibilizzazione dentale

Descrizione del prodotto:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin & una vernice contenente fluoruro per la
desensibilizzazione dentale destinata al trattamento delle superfici di smalto
e dentina. VOCO Profluorid Varnish + BioMin aderisce anche a superfici
umide, tollerando residui di umidita e saliva.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin & una sospensione etanolica di colofonia
con aroma artificiale ed effetto dolcificante dello xilitolo.

Grazie all’aggiunta di BioMin, vengono rilasciati gli ioni di calcio e fosafato.
Questi ioni contribuiscono al mantenimento della salute dentale.

1 ml di VOCO Profluorid Varnish + BioMin contiene 50 mg di fluoruro di sodio
corrispondente a 22,6 mg di fluoruro.

Indicazioni:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin & indicato per:
1. il trattamento di denti ipersensibili;

2. il trattamento di superfici radicolari sensibili

3. il supporto della remineralizzazione

Controindicazioni:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin contiene colofonia e aroma artificiale.
Non utilizzare VOCO Profluorid Varnish + BioMin in caso di nota
ipersensibilita (allergie) ai suoi componenti.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin non deve essere utilizzato su pazienti
con infiammazioni ulcerative delle gengive o della mucosa orale.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin non & indicato come trattamento
sistemico.

Target di pazienti:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin puo essere impiegato per il trattamento
di tutti i pazienti senza alcuna limitazione per quanto riguarda eta o sesso.

Caratteristiche del prodotto:
Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono conformi ai requisiti della
destinazione d’uso e alle norme di prodotto pertinenti.

Utilizzatore:
L’applicazione di VOCO Profluorid Varnish + BioMin deve essere effettuata
da un utilizzatore con una formazione professionale in odontoiatria.

Modalita d’uso:

Dose consigliata:
— Per il trattamento di pazienti con dentatura decidua: ca. 0,25 ml di
VOCO Profluorid Varnish + BioMin
— Peril trat 1to di i con di a mista o permanente: ca.
0,40 ml di VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Applicare uno strato sottile di VOCO Profluorid Varnish + BioMin sulla
sostanza dentale dura. Uno strato spesso si stacca facilmente e non offre
alcun beneficio terapeutico.
In base all’esperienza, la dose sufficiente per la dentatura completa &
compresa fra 0,25 ml e 0,40 ml.

Preparazione:

Rimuovere accuratamente il tartaro presente sulla superficie da trattare.
Per ottenere un risultato ottimale, rimuovere tutti i residui di liquido/saliva in
eccesso dalla superficie da trattare.

Applicazione:

Applicare uniformemente VOCO Profluorid Varnish + BioMin in modo che
tutta la superficie sia coperta da un sottile strato di prodotto. Inumidire la
zona da trattare (tramite un leggero risciacquo o con la salivazione naturale) in
modo da favorire una presa di VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Note, precauzioni:

— E necessario informare i pazienti che nelle 4 ore successive al trattamento
dovranno evitare di ingerire cibi solidi, assumere alcol, lavarsi i denti e
utilizzare filo interdentale.

La vernice pud essere rimossa lavandosi i denti e utilizzando il filo
interdentale.

— La colofonia pud compromettere la polimerizzazione e I'adesione dei
compositi.

— A seconda dell’ambito di utilizzo, VOCO Profluorid Varnish + BioMin
presenta consistenza appiccicosa. Quando si utilizza il tubetto, i residui di
materiale sulla chiusura a vite possono causare I'incollaggio del coperchio.
Eventualmente rimuovere le impurita con un panno imbevuto di etanolo.

— Raramente & stata segnalata la comparsa di edemi, specialmente dopo
I'applicazione su superfici piu estese.

— In casi molto rari, con preparati comparabili & stata segnalata dispnea in
bambini con asma.

— Pazienti con un sistema digestivo sensibile possono riportare episodi di
nausea in seguito a un trattamento completo.

— In caso di ipersensibilita: rimuovere la vernice con uno spazzolino morbido

e filo interdentale e infine sciacquare con acqua calda.

Il giorno del trattamento non procedere con ulteriori applicazioni di preparati

contenenti fluoruro.

— Sospendere per qualche giorno I'assunzione di compresse di fluoruro dopo
il trattamento con VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— Non ingerire la vernice.

- Le nostre indicazioni e/o i nostri consigli non esonerano dall’esaminare
I'idoneita dei preparati da noi forniti per verificare che questi siano adatti
agli ambiti di utilizzo previsti.

Conservazione:
Conservare a una temperatura compresa fra 4 °C — 23 °C. Non utilizzare oltre
la data di scadenza.

Smaltimento:
Smaltimento del prodotto in base alle normative amministrative locali.

Obbligo di notifica:

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o
permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell’utilizzatore o di
un’altra persona e una grave minaccia per la salute pubblica che si sono
verificati o avrebbero potuto verificarsi in combinazione con VOCO Profluorid
Varnish + BioMin devono essere segnalati a VOCO GmbH e all’autorita
competente.

2



Odnyieg xpriong
EE latpoTeXVOAOYIKO TIPOioV

EL

®Boplovxo Bepvikl amevalcdNTOTOINONG TWV SovTiILV

Mepypadn mpoidvrog:

To VOCO Profluorid Varnish + BioMin eivat éva ¢Boplotxo Bepvikt
amevalodnroroinong Twv dovTiwv yia emddveleg adapavtivng Kat
odovtivng. To VOCO Profluorid Varnish + BioMin ipoopueTal Kat oe LypéQ
ETIPAVELEG KAl ETISEIKVUEL AVOXT| OE UTIOAEIUHATA LYPACIAG Kal CLEAOU.

To VOCO Profluorid Varnish + BioMin givat éva ailbavoAiké evauwpnua
aré koAodwvio pe TeXVNTO dpwpa Kat Tn YAUKAvTIKR dpdon g EUMTOANG.
Me tnv TpooBrikn Ttou BioMin, ameleuBepwvovtal 16vTa aoBeotiov kat
Pwadpdpou. AuTd Ta 1OVTA gival oLOTATIKA yia TNV Slatipnon NG vyeiag
TWV SOVTIWV.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin Tiepi€xel 50 mg $pBoplovxo varplo,
TIOL avTioTolXel oe 22,6 mg dpBopiou.

Evbeigeig:

To VOCO Profluorid Varnish + BioMin mipoopiCetat yia:
1. 1 Bepareia vrepevaiodnTWV Sovtwv

2. 1N Beparteia evaiocONTWV PILKWY ETIPAVEIDV

3. v urtooTrpIEn NG eMavapeTailomoinong

Avtevéeieig:

— To VOCO Profluorid Varnish + BioMin Tiepi€xel Kohodpwvio Kat Texvnto
dpwpa. To VOCO Profluorid Varnish + BioMin dev 8a mpémel va
XPNOLOTIOLE(TAL O TIEPITITWOELG YVWOTWY UTIEPELAICONTIWV (AANEPYLLV)
OTA CUOTATIKA TOU.

— To VOCO Profluorid Varnish + BioMin &ev Ba Tipémel va xpnaoigoroleitat
oe aobeveiq pe eAKWSEIG PAEYHOVEG TwV OUAWV I TOU OTOHATIKOD
BAevvoyovou.

— To VOCO Profluorid Varnish + BioMin &ev ripoopiCetal yla cuotnuatiki
Bepareia.

ZToxevopeVN opada acBevav:
To VOCO Profluorid Varnish + BioMin propei va xpnotportoinBei yia 6Aoug
TOUG a0BeVE(G XWPIG TIEPLOPLOHO avapopikd pe TV NAKIa rj To GpUAO Toug.

XapakTnpioTika anédoong Tov TPoidvTogG:
Ta XapakTnploTika anddoong Tou TIPOIOVTOG AVTIOTOLKOUV OTIG ATTAUTHJELG
NG TIPOPAETIOUEVNG XPIONG KAl TWV LOXUOVTWY TIPOTOTIWV TIPOIOVTOG.

Xpnotng:
H edappoyri Tou VOCO Profluorid Varnish + BioMin ripaypatomoleitat ano
XPAOTN HE ETIAYYEAPATIKN EKTIAIGELON OTNV OSOVTIATPIKI.

Edappoyn:
Zuviotwpevn 66on:
— Ogpareia acBevwv pe veoylAny odovroduia tepirov 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— Ogpareia acBevwv pe PEKTH 1} pOVIPN odovtoduia tepitou 0,40 ml
VOCO Profluorid Varnish + BioMin
AmAwote éva Aetttd vpévio VOCO Profluorid Varnish + BioMin otn okAnpr
odovTikr ouoia. ‘Eva Tayd vpévio amokoAdral ebkoAa Kat Sev TIPoodEPEL
BepareuTIKA TIAEOVEKTApATA.
H meipa katédelfe 6TL N amnartolpevn TToodTNTA Yia pia TTARPN odovtooTolia
eivat petagd 0,25 ml kat 0,40 ml.

Mpoetopacia:

KaBapiote evéelexwg tnv emipavela Beparmeiag amnd tnv tpuyia. MNa v
eTiTeELEN TOU BEATIOTOUL ATIOTEAEOHATOG, N TIEPIcOEla LypoL/aiElou Ba
TIPETEL va adatpeital amnod Tnv Tipog Bepareia erdavela.

Edappoyni:

AmAwote To VOCO Profluorid Varnish + BioMin opotdpopda, €10l wote
va KaAudBei OAn n emipdvela pe €va AeTTO LPEVIO. YYPAVETE TNV TIEPLOXN
£pappoyng (ite pe eadpld EKTTALON EiTE PE TN PUOIKF CIEAGPPOIA), WOTE VA
Slaodpahioete TNV TEN Tou VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Ymodeigelg, mpoduAageig:

— 2ToUG aoBeveiq TIPETEL va LTTOSEIKVUETAL va aATTOPeVYOLV TN OTEPEd
TPOdN, TO OWVOTIVELHA, TO TIAUCIHO TwV SoVTIY, KABWE Kal T xprion
odovTikol VAPATOG yla 4 WPeG PETA TN Beparteia.

To Bepvikt pmopei va adaipebei pe BolpTolopa Kal Xprion odovTikol
VAPATOG.

— To KOAODWVIO PTIOPE] VA ETINPEACEL APVNTIKA TOV TIOAUHEPIOUO Kal TNV
TIPAOdUON COVOETWY LAKWV.

— Z0pdwva Pe Tov TIPooplopd Tou, To VOCO Profluorid Varnish + BioMin
€xel KOAWSN ovataon. ‘Otav xpnolporoleital To owAnvaplo, evoexeTal
UTTOAE{pHATA LAIKOD OTO OTIEIPWHA VA TIPOKAAECOUV CUYKOAANON TOL
Tiwpatog. Kabapiote, Katd TepITTworn, Toug pUTIOUG HE TIAvi EPTIOTIOHEVO
pe alBavoan.

— Zmavia avapépbnkav owdripata, Slaitepa petd TNV edappoyr oe
peyahUTepeG eTiPAVELEG.

— Me ouykpiolpa Ttapaockevdopata avadpépBnke TTIOAD ottavia SuokoAia otnv
avarvorj og tadid pe aobua.

— Xe aoBeveiq pe evaiobnTo TETTIKO cUOTNUA EVEEXETAL VA TIAPOUTLACTEL
vauTia HeTa amno ektetapévn Bepareia.

— Ze TmepimTwon umepevalobnoiag: adalpéote 1o Bepvikl Pe pAAAKn
odovtéBoupTtoa Kat 0SOVTIKO viipa Kal EKTIAUVETE pe (e0TO VEPO.

— Tnv nuépa tng Bepareiag pnv TPAyPATOTIOOETE AANEG EDAPLIOYEG HE
$Boplovxa apackevdopata.

— H Ajyn Sokiwv dpBopiov TipETel va SlAKOTIEL TIPOCWPLVA yla PEPIKEG
nUEpeg peta m Beparneia pe VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— Mnv katartiveTe To BepVikL.

— OL uTTOSE(eIG r/Kal oL CUMBOVAEG pag dev 0ag AmaAAAoooLY amd TNV
€UBUVN va eAEYXETE TNV KATAAANASTNTA TWV TIAPACKELACUATWY TIOL 0AG
TIPOUNBEVOLYE YIa T OKOTIOVHEVN EPAPHOYH.

Amo®rikevon:
ArmoBnkevoTe oe Beppokpacia dwuartiov 4 °C — 23 °C. Mnv To xpnolyotoleite
HETA TNV nUEPopnvia ARENG.

Anopppn:
ATtoppiTE TO TIPOIOV GOHPWVA PE TIG TOTTIKEG SIATALELG.

Yroxpéwon dniwong:

Zofapd MepLOTATIKA, OTIWG O Bdvatog, n TMapodiki fi poviun, cofapn
emdeivwon TG katdotaong vyeiag evog acBevr), XproTn 1 AAAWY TIPOCWTIWV
Kal évag ooBapdg kivéuvog yia tn dnpdoia vyeia, Tov cuvéPnoav ) Ba
prtopovoav va oupBolv oe cuoxétion pe to VOCO Profluorid Varnish +
BioMin 6a mipémet va avagpepovtal ot VOCO GmbH kat otnv appodia apxn.

Gebruiksaanwijzing
EU Medisch hulpmiddel

Fluoridehoudende lak voor tanddesensibilisering

Beschrijving van het hulpmiddel:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin is een fluoridehoudende lak
voor tanddesensibilisering bij de behandeling van glazuur- en
dentineoppervlakken. VOCO Profluorid Varnish + BioMin hecht ook aan
vochtige oppervlakken en verdraagt resten van vocht en speeksel.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin is een ethanolsuspensie van colofonium
met een kunstmatig aroma en het zoete effect van xylitol.

Door toevoeging van BioMin komen calcium- en fosfaationen vrij. Deze
ionen zijn componenten voor het behoud van een gezond gebit.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin bevat 50 mg natriumfluoride wat
overeenkomt met 22,6 mg fluoride.

Indicaties:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin is bedoeld voor:
1. de behandeling van hypergevoelige tanden

2. de behandeling van gevoelige worteloppervlakken
3. het ondersteunen van remineralisatie

Contra-indicaties:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin bevat colofonium en kunstmatig
aroma. Bij bekende overgevoeligheden (allergieén) tegen bestanddelen
van VOCO Profluorid Varnish + BioMin moet van het gebruik worden
afgezien.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin mag niet worden gebruikt bij
patiénten met zwerende tandvlees- of mondslijmvliesontstekingen.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin is niet bedoeld voor systemische
behandeling.

Patiéntendoelgroep:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin kan voor alle patiénten zonder
beperking ten aanzien van leeftijd of geslacht worden gebruikt.

Prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel:
De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel voldoen aan de eisten van
het beoogde doel en de geldende productnormen.

Gebruiker:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin wordt toegepast door professioneel in
de tandheelkunde opgeleide gebruikers.

Gebruik:
Aanbevolen dosis:
— Behandeling van patiénten met een melkgebit ca. 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— Behandeling van patiénten met een wisselgebit of blijvend gebit
ca. 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Breng een dun laagje VOCO Profluorid Varnish + BioMin aan op de
harde tandsubstantie. Een dikke laag laat makkelik los en biedt geen
therapeutische voordelen.
Het is de ervaring dat de benodigde hoeveelheid voor een heel gebit tussen
0,25 ml en 0,40 ml ligt.

Voorbereiding:

Maak het behandeloppervlak grondig vrij van tandsteen. Voor een optimaal
resultaat moet overtollige vloeistof/speeksel van het te behandelen
oppervlak worden verwijderd.

Applicatie:

Breng VOCO Profluorid Varnish + BioMin gelijkmatig aan, zodat het hele
oppervlak met een dun laagje is bedekt. Bevochtig het toepassingsgebied
(met een lichte spoeling of door natuurlijke speekselproductie) om er zeker
van te zijn dat VOCO Profluorid Varnish + BioMin uithardt.

Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:

— Patiénten moeten worden geinstrueerd dat zij de eerste 4 uur na de
behandeling vaste voeding, alcohol, tanden poetsen en het gebruik van
tandzijde moeten vermijden.

De varnish kan worden verwijderd door te poetsen en flosdraad te
gebruiken.

— Colofonium kan de polymerisatie en hechting van composieten
verminderen.

— In overeenstemming met het beoogde gebruik vormt VOCO Profluorid
Varnish + BioMin een kleverige massa. Bij gebruik van de tube kan
de deksel vastkleven door materiaalresten op het schroefdraad. Veeg
eventuele verontreinigingen af met een ethanolhoudende doek.

— In zeldzame gevallen zijn oedemateuze zwellingen, in het bijzonder na
toepassing op grotere oppervlakken, gerapporteerd.

— Bij vergelijkbare preparaten is zeer zelden ademnood bij kinderen met
astma gerapporteerd.

— Bij patiénten met een gevoelig spijsverteringssysteem kan na een
uitgebreide behandeling misselijkheid optreden.

- Bij overgevoeligheid: Verwijder de lak met een zachte tandenborstel en
tandzijde en spoel daarna met warm water.

— Voer op de dag van de behandeling geen verdere bewerkingen met
fluoridehoudende preparaten uit.

— Schort de inname van fluoridetabletten na een behandeling met VOCO
Profluorid Varnish + BioMin enkele dagen op.

— Slik de lak niet in.

— Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om
door ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor
de beoogde toepassingen.

Opslag:
Opslaan tussen 4°C-23°C. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Afvoer:
Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiéle voorschriften.

Meldingsplicht:

Ernstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige
verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiént, gebruiker of
andere personen en een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die
in samenhang met VOCO Profluorid Varnish + BioMin zijn opgetreden of
hadden kunnen optreden, moeten aan VOCO GmbH en de verantwoordelijke
autoriteiten worden gemeld.

Brugsanvisning
EU Medicinsk udstyr

Fluoridholdig lak til desensibilisering af taender

Produktbeskrivelse:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin er en fluoridholdig lak til desensibilisering
af teender ved behandling af emalje- og dentinoverflader. VOCO Profluorid
Varnish + BioMin heefter ogsa pa fugtige overflader og tolererer rester fra
fugtighed og spyt.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin er en ethanolisk suspension af
kolofonium med kunstig aroma og den sedende virkning fra xylitol.

Med tilszetningen af BioMin frigives der calcium- og fosfationer. Disse ioner
udger komponenter for bevarelsen af tandsundheden.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin indeholder 50 mg natriumfluorid
svarende til 22,6 mg fluorid.

Indikationer:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin er beregnet til:
1. behandling af hypersensible teender

2. behandlingen af folsomme rodoverflader

3. understettelsen af remineraliseringen

Kontraindikationer:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin indeholder kolofonium og kunstig
aroma. VOCO Profluorid Varnish + BioMin bor ikke bruges i tilfeelde af
kendt hypersensitivitet (allergi) over for materialets indholdsstoffer.

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin ma ikke anvendes ved patienter med
ulcererende betsendelse i tandkedet eller mundslimhinden.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin er ikke beregnet til systemisk
behandling.

Patientmalgruppe:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin kan anvendes til alle patienter uden
begraensning med hensyn til alder eller ken.

Produktets egenskaber:
Produktets egenskaber stemmer overens med kravene til det erkleerede
formél og de relevante produktstandarder.

Bruger:
Anvendelsen af VOCO Profluorid Varnish + BioMin foretages via en bruger,
der har en professionel uddannelse inden for odontologi.

Anvendelse:
Anbefalet dosis:
- Behandling af patienter med maelketaender ca. 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— Behandling af patienter med blandingstandszet eller blivende
tandsaet ca. 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Pafer en tynd film af VOCO Profluorid Varnish + BioMin pa den harde
tandsubstans. En tyk film lasner sig let og giver dermed ingen terapeutiske
fordele.
Erfaringsmaessigt ligger det pakraevede forbrug for et komplet tandsaet
mellem 0,25 ml og 0,40 ml.

Forberedelse:

Rengor behandlingsfladen grundigt for tandsten. For at opné et optimalt
resultat ber overskydende vaeske/spyt fiernes fra den overflade, der skal
behandles.

Applicering:

Péfor et ensartet lag VOCO Profluorid Varnish + BioMin, s& hele overfladen
er deekket med en tynd film. Fugt anvendelsesomradet (enten vha. en let
skylning eller den naturlige spytmaengde) for at sikre, at VOCO Profluorid
Varnish + BioMin haerder.

Anvisninger, forholdsregler:

— Patienter skal geres opmaerksomme pé, at de 4 timer efter behandlingen
skal undgé fast fede, alkohol, rensning af teenderne samt brugen af
tandtrad.

Lakken kan fiernes pé grund af tandberstning og brug af tandtrad.

- Kolofonium kan pévirke polymerisationen og vedhaeftningen af
kompositter.

- | overensstemmelse med sit anvendelsesformél har VOCO Profluorid
Varnish + BioMin en klaebrig konsistens. Ved anvendelse af tuben kan
materialerester p& skruegevindet medfere fastkleebning af laget. Tor
eventuelt snavs vaek med en ethanolholdig klud.

— Der er sjeeldent blevet fortalt om edematose hzevelser, seerligt efter
anvendelse pé storre overflader.

— Ved tilsvarende praeparater er der meget sjeeldent blevet fortalt om
4ndenged ved bern med astma.

- Ved patienter med folsomt fordojelsessystem kan der efter omfattende
behandling optraede utilpashed.

- Ved hypersensitivitet: Fjern lak med en blad tandberste og tandtrad, skyl
derefter med varmt vand.

- P& behandlingsdagen mé& der ikke foretages yderligere anvendelser med
fluoridholdige praeparater.

— Udseet indtagelsen af fluoridtabletter nogle dage efter behandling med
VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

— Lakken ma ikke sluges.

- Vores anvisninger og/eller vejledning fritager ikke brugeren for selv at
kontrollere om produkter, der leveres af os, egner sig til de tilsigtede
anvendelsesformal.

Opbevaring:
Opbevaring ved 4 °C - 23 °C. M4 ikke anvendes efter udleb af forfaldsdatoen.

Bortskaffelse:
Bortskaffelse af produktet iht. de lokale forskrifter.

Meldepligt:

Alvorlige haendelser som dedsfald, en midlertidig eller varig forringelse af en
patients, en brugers eller andre personers helbredstilstand og en alvorlig fare
for den offentlige sundhed, der er optrédt eller ville have kunnet optreaede i
forbindelse med VOCO Profluorid Varnish + BioMin, skal meldes til VOCO
GmbH og de ansvarlige myndigheder.
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Kayttoohjeet
EU Laskinnillinen laite

Fluoripitoinen hampaan vihlontaa vihentéva lakka

Tuotekuvaus:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin on fluoripitoinen hampaan vihlontaa
véahentéva lakka, jota kéytetaan Kiille- ja dentiinipintojen késittelyyn. VOCO
Profluorid Varnish + BioMin kiinnittyy myés kosteille pinnoille seka sietaa
kosteuden ja syljen jaamia.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin on etanolinen suspensio, joka sisaltaa
kolofonia seké keinotekoista aromiainetta ja makeutusaineena ksylitolia.
BioMin-tuotteen lisddminen johtaa kalsium- ja fosfaatti-ionien
vapautumiseen. Nama ionit muodostavat perustan hammasterveyden
yllapitdmiselle.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin siséltdd 50 mg natriumfluoridia,
mika vastaa 22,6 mg fluoridia.

Kéayttoaiheet:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotteen kayttétarkoituksia ovat:
1. erittdin herkkien hampaiden késittely

2. herkkien juurenpintojen hoitoon

3. uudelleenmineralisoinnin tukeminen

Vasta-aiheet:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin siséltaa kolofonia ja keinotekoista
aromiainetta. Jos potilaan tiedetdén olevan yliherkka (allerginen) VOCO
Profluorid Varnish + BioMin -tuotteen aineosille, tuotetta ei saa kéyttaa.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta ei saa kayttaa potilailla,
joilla on suussa haavaisia ien- tai limakalvotulehduksia.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta ei ole tarkoitettu
systeemiseen hoitoon.

Potilaskohderyhma:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta voidaan kayttaa kaikilla
potilailla ilman ik&an tai sukupuoleen liittyvia rajoituksia.

Tuotteen suoritusominaisuudet:
Tuotteen suorituskyky on kayttétarkoituksen edellyttdmien vaatimusten ja
asianomaisten tuotenormien mukaisia.

Kayttajat:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta kéyttavat hammaslaaketie-
teellisen ammattikoulutuksen omaavat kayttajat.

Kayttotapa:
Suositeltu annos:
— Toimenpide potilailla, joilla on maitohampaisto noin 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta
— Toimenpide potilailla, joilla on vaihduntahampaisto tai pysyva
hampaisto noin 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta
Levitd ohut kalvo VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta hampaan
kovakudoksen pintaan. Paksu kalvo irtoaa helpommin eika ole hoidollisesti
tehokkaampi.
Kokemuksen perusteella koko hampaistoon tarvittava maara on 0,25-
0,40 ml.

Valmistelu:

Poista hammaskivi perusteellisesti hoidettavalta pinnalta. Optimaalisen
tuloksen takaamiseksi tulisi ylimaardinen neste/sylki poistaa késiteltavalta
pinnalta.

Applikointi:

Levita VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotetta tasaisesti niin, ett& ohut
kalvo peittda koko pinnan. VOCO Profluorid Varnish + BioMin -tuotteen
sidostuminen voidaan varmistaa kostuttamalla kayttdalue (joko vahaisella
huuhtelulla tai muodostuvalla syljell).

Huomautukset, varotoimenpiteet:

— Potilaita on ohjeistettava valttamaan kiintedd ravintoa, alkoholia,
hampaiden pesua ja hammaslangan kéytt6a 4 tunnin ajan toimenpiteen
jalkeen.

Lakka voidaan poistaa hampaita harjaamalla ja hammaslangalla.

— Kolofoni voi haitata yhdistelmamuovien kovettumista ja sidosta.

— Kayttotarkoituksensa mukaisesti VOCO Profluorid Varnish + BioMin
-tuotteen koostumus on tahmea. Putkiloa kaytettdessé kierteeseen
jaavat materiaalijg@maét voivat johtaa kannen liimautumiseen kiinni. Poista
mahdolliset epapuhtaudet etanolipitoisella liinalla.

— Harvinaisissa tapauksissa on raportoitu turvotuksesta, erityisesti
kaytettdessa tuotetta laajoilla alueilla.

— Samankaltaisten valmisteiden kéyton yhteydessé on hyvin harvinaisissa
tapauksissa raportoitu hengenahdistusta astmaa sairastavilla lapsilla.

— Potilailla, joiden ruoansulatusjérjestelmé on herkka, voi laaja-alaisen
toimenpiteen jélkeen iimeta pahoinvointia.

— Yliherkkyystapauksissa: Poista lakka pehmedlld hammasharijalla ja
hammaslangalla, ja huuhtele sen jélkeen lampimalla vedella.

— Toimenpidepéivéna ei tule kdyttdd muita fluoripitoisia valmisteita.

— Fluoritablettien ottaminen tulee keskeyttdd muutaman paivan ajaksi VOCO
Profluorid Varnish + BioMin -tuotteen kayton jalkeen.

— Lakkaa ei saa niella.

— Antamamme tiedot tai neuvot eivat vapauta kayttdjaa velvollisuudesta
arvioida toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun kayttoon.

Sailytys:
Sailyta 4-23 °C:n lampétilassa. Ala kaytd viimeisen kayttopaivamaaran
jalkeen.

Hévittdminen:
Havita tuote paikallisten viranomaismaaraysten mukaisesti.

limoitusvelvollisuus:

Vakavista vaaratilanteista, kuten kuolema, potilaan, kayttédjan tai muiden
henkildiden terveydentilan ohimeneva tai pysyva vakava heikkeneminen, ja
vakava vaara julkiselle terveydelle, joita ilmenee tai olisi voinut iimetd VOCO
Profluorid Varnish + BioMin -tuotteen kaytossé, on ilmoitettava VOCO
GmbH:lle seké asiasta vastaavalle viranomaiselle.

Bruksanvisning
EU Medisinsk utstyr

Fluorholdig lakk til desensibilisering av tenner

Produktbeskrivelse:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin er en fluorholdig lakk til desensibilisering
av tenner ved behandling av emalje- og dentinoverflater. VOCO Profluorid
Varnish + BioMin har ogsa god vedheft pa fuktige overflater og taler rester
av fuktighet og spytt.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin er en etanolsuspensjon av kolofonium
med kunstig aroma og setningseffektene av xylitol.

Tilsetningen av BioMin frigjer kalsium- og fosfationer. Disse ionene er
byggesteiner som opprettholder tannhelsen.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin inneholder 50 mg natriumfluorid,
tilsvarende 22,6 mg fluorid.

Indikasjoner:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin er tiltenkt:
1. Behandling av hypersensible tenner

2. Behandling av sensitive rotoverflater

3. Stotte til remineralisering

Kontraindikasjoner:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin inneholder kolofonium og kunstig
aroma. VOCO Profluorid Varnish + BioMin ma ikke brukes ved kjent
overemfintlighet (allergier) overfor innholdsstoffene.

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin ma ikke brukes pa pasienter med
ulcergse betennelser i tannkjottet eller munnen.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin er ikke tiltenkt systemisk behandling.

Pasientmalgruppe:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin kan brukes hos alle pasienter uten
begrensninger med tanke pé alder eller kjgnn.

Produktets egenskaper:
Produktets egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og
relevante produktstandarder.

Bruker:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin skal brukes av profesjonelle innen
odontologi.

Anvendelse:

Anbefalt dosering:
— Behandling av med n
Profluorid Varnish + BioMin
— Behandling av pasienter med blandede tenner eller permanente
tenner ca. 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Pafer en tynn film av VOCO Profluorid Varnish + BioMin pa tannsubstansen.
En tykkere film kan lett lesne og byr ikke p& noen behandlingsmessige
fordeler.
Erfaringsmessig ligger den nedvendige mengden for et helt tannsett pa pa
mellom 0,25 ml og 0,40 ml.

ner ca. 0,25 ml VOCO

Klargjoering:
Rengjer behandlingsoverflaten grundig for tannstein. For et optimalt resultat
bor overfladig vaeske/spytt fiernes fra overflaten som skal behandles.

Pafering:

Pé&fer VOCO Profluorid Varnish + BioMin jevnt slik at hele overflaten er
dekket med en tynn film. Fukt det behandlede omréadet (enten gjennom
forsiktig skylling eller ved hjelp av naturlig spyttdannelse) for & sikre at VOCO
Profluorid Varnish + BioMin herder.

Merknader, sikkerhetstiltak:

- Pasienter ber rades til & unngé fast fode, alkohol, rengjering av tenner og
tanntrad i fire timer etter behandling.

Lakken kan fiernes med tannpuss og tanntrad.

- Kolofonium kan pavirke polymeriseringen og vedheftet til kompositter.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin har en klebrig konsistens som er
tilpasset den tiltenkte bruken. Hvis du bruker tuben, kan materialrester
pa skruegjengene fore til at hetten sitter fast. Tork eventuelt bort
forurensninger med en etanolholdig klut.

— En sjelden gang er det blitt rapportert edematese hevelser, spesielt etter
bruk pa sterre overflater.

- Ved sammenlignbare preparater er det en sjelden gang blitt rapportert
pustevansker hos barn med astma.

— Pasienter med et folsomt fordoyelsessystem kan oppleve kvalme etter
omfattende behandling.

- Ved overemfintlighet: Fjern lakken med en myk tannberste og tanntrad,
skyll deretter med varmt vann.

- Ikke bruk andre fluorholdige preparater pa behandlingsdagen.

- Slutt & ta fluortabletter i noen dager etter behandling med VOCO
Profluorid Varnish + BioMin.

— Ikke svelg lakken.

- Vare merknader og/eller r&d fritar deg ikke fra & kontrollere om produktene
som leveres av oss, er egnet til det tiltenkte formalet.

Lagring:
Lagring ved 4-23 °C. Ma ikke brukes etter utlopsdatoen.

Kassering:
Produktet ma avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

Meldeplikt:

Alvorlige tilfeller som dedsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse
av helsen til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folke-
helserisiko som er oppstétt eller kunne ha oppstatt i forbindelse med bruk av
VOCO Profluorid Varnish + BioMin, ma rapporteres til VOCO GmbH og de
ansvarlige myndighetene.

Bruksanvisning
EU Medicinteknisk produkt

Fluorhaltig lack for desensibilisering av tédnder

Produktbeskrivning:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ar en fluorhaltig lack for
desensibilisering av tander som anvénds fér behandling av emalj- och
dentinytor. VOCO Profluorid Varnish + BioMin vidhé&ftar &ven pa fuktiga
ytor och tolererar rester av fukt och saliv.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ar en etanolisk suspension av
kolofonium med artificiell arom och sétningseffekt fran xylitol.

Med tillsats av BioMin, avges kalcium- och fosfatjoner. Dessa joner lagger
grunden for att behalla tandhélsan.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin innehéller 50 mg natriumfluorid
motsvarande 22,6 mg fluor.

Indikationer:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin &r avsett for:
1. behandling av hypersensibla tdnder

2. behandling av kansliga rotytor

3. framjande av remineralisering

Kontraindikationer:

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin innehaller kolofonium och artificiell
arom. Anvand inte VOCO Profluorid Varnish + BioMin vid kénd
Sverkénslighet (allergi) mot ndgot av innehallet.

— Anvand inte VOCO Profluorid Varnish + BioMin pé patienter med
ulcerdsa infektioner i tandkétt eller munslemhinna.

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin &r inte avsedd for systemisk
behandling.

Patientmalgrupp:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin kan anvandas for alla patienter utan
begransning avseende &lder eller kon.

Pra 1s prestar H
Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda
andamal samt géllande produktstandarder.

Anvéndare:
Anvéndningen av VOCO Profluorid Varnish + BioMin ska utféras av
professionellt utbildad tandvardspersonal.

Anvéndning:
Rekommenderad dos:
- Behandling av patienter med mjolktiander ca 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
- Behandling av patienter med blandad tanduppséttning eller
permanenta tander ca 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Applicera ett tunt lager VOCO Profluorid Varnish + BioMin pa den hérda
tandsubstansen. Ett tjockt lager lossnar I&tt och erbjuder inga terapeutiska
férdelar.
Enligt erfarenhet kravs mellan 0,25 ml och 0,40 ml fér en komplett
tanduppsattning.

Forberedelser:
Rengdr ytan som ska behandlas noga fran tandsten. For att resultatet ska bli
optimalt ska éverflodig vatska/saliv avidgsnas frén ytan som ska behandlas.

Applicering:

Applicera VOCO Profluorid Varnish + BioMin jamnt s& att hela ytan tacks
av ett tunt lager. Fukta anvandningsomrédet (antingen genom att skolja latt
eller genom det naturliga salivflodet) for att sékerstélla att VOCO Profluorid
Varnish + BioMin hardar.

Information, férsiktighetsatgirder:

— Patienterna méste informeras om att de inte fér inta fast féda eller alkohol,
inte borsta tdnderna och inte anvanda tandtrad forran tidigast 4 timmar
efter behandlingen.

Lacken kan avldgsnas med tandborstning och anvéndande av tandtrad.

- Kolofonium kan péverka kompositers polymerisering och vidhaftning
negativt.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin har en klibbig konsistens som passar
den avsedda anvandningen. Vid anvéndning av tuberna kan materialrester
pa skruvgdngan leda till att locket Klistras fast. Torka av eventuella rester
med en etanolhaltig duk.

— | sdllsynta fall har édematdsa svullnader, i synnerhet efter anvandning pa
storre ytor, rapporterats.

- Vid jamférbara preparat har i mycket séllsynta fall andningssvarigheter
rapporterats hos barn med astma.

- Efter en omfattande behandling kan illamé&ende uppkomma hos patienter
med kénsligt matsmaéltningssystem.

- Vid 6verkanslighet: Ta bort lacken med en mjuk tandborste och tandtrad
och skélj sedan med varmt vatten.

— Utfor inga andra behandlingar med fluorhaltiga preparat samma dag som
behandlingen gors.

— Under ett par dagar efter behandlingen med VOCO Profluorid Varnish +
BioMin ska inga fluortabletter intas.

— Svdlj inte lacken.

— Véra anvisningar och/eller var rddgivning befriar dig inte frén att kontrollera
de av oss levererade preparaten avseende deras lamplighet for den
avsedda anvandningen.

Forvaring:
Forvaras vid 4 °C-23 °C. Anvand ej efter utgangsdatum.

Avfallshantering:
Produkten ska avfallshanteras enligt foreskrifter fran lokala myndigheter.

Rapporteringsskyldighet:

Allvarliga tilloud som dédsfall, tiliféllig eller permanent bestaende férsamring
av en patients, en anvdndares eller andra personers hélsotillstand
samt allvarlig fara for folkhalsan, som uppkommer eller skulle ha kunnat
uppkomma i samband med VOCO Profluorid Varnish + BioMin ska
rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig myndighet.
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VOCO Profluorid® Varnish
+ BioMin®

Hasznalati utasitas
EU Orvostechnikai eszkéz

c € 0482

Fogérzékenység elleni fluorid tartalmu lakk

Termékleiras:

A VOCO Profluorid Varnish + BioMin egy fogérzékenység elleni fluorid
tartalmu lakk a fogzomanc és a dentin kezelésére. A VOCO Profluorid
Varnish + BioMin képes a nedves fellleteken megtapadni, és a
nedvességgel, valamint a nyallal szemben ellenallé.

A VOCO Profluorid Varnish + BioMin egy alkoholos, természetes gyanta
szuszpenzié mesterséges aromakkal és xilit édesitével.

A BioMin hozzaadaséval kalcium- és foszfationok szabadulnak fel. Ezek az
ionok a fogak egészségének megébrzéséhez szilkséges sszetevok.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin 50 mg natrium-fluoridot tartalmaz,
amely egyenértéki 22,6 mg fluoriddal.

Javallatok:

A VOCO Profluorid Varnish + BioMin felhasznalasi teriilete:
1. tulérzékeny fogak kezelésére

2. érzékeny gyokérfelszin kezelése

3. aremineralizacié tdmogatasa

Ellenjavallatok:

— A VOCO Profluorid Varnish + BioMin gyantat és mesterséges aromat
tartalmaz.
A VOCO Profluorid Varnish + BioMin ezen &sszetevéivel szembeni
ismert tulérzékenység (allergia) esetén nem hasznalhato fel.

— AVOCO Profluorid Varnish + BioMin alkalmazéasa nem javasolt fekélyes
foginy-, és szdjnyalkahartya-gyulladas esetén.

— A VOCO Profluorid Varnish + BioMin nem szisztémas kezelésre
fejlesztették ki.

Beteg célcsoport:
A VOCO Profluorid Varnish + BioMin minden beteg esetében korra és
nemre vonatkozé korlatozasok nélkiil alkalmazhaté.

Teljesitmény jellemzék:
A termék teljesitmény jellemzéi megfelelnek a rendeltetés szerinti
kovetelményeknek és a vonatkozé termékszabvanyoknak.

Felhasznalok:
A VOCO Profluorid Varnish + BioMin-t csak szakképzett fogaszati
személyzet hasznalhatja.
Felhasznalas:
Ajanlott dozis:
— Tejfogak esetén hasznaljunk a VOCO Profluorid Varnish + BioMin-bd|
kb. 0,25 ml-t.
— Kevert f vagy maradandé fogak éhez hasznaljunk a
VOCO Profluorid Varnish + BioMin-bél kb. 0,40 ml-t.
A VOCO Profluorid Varnish + BioMin-t vékony filmrétegként alkalmazzuk
a kemény fogszoveteken. A vastag rétegek kénnyebben levalnak, és nem
nyujtanak nagyobb védelmet sem.
Tapasztalat szerint egy teljes fogazat kezelésére 0,25 ml és 0,40 ml kozétti
mennyiség elegendd.

El6készités:

Alaposan tisztitsuk meg a kezelni kivant felszineket a fogkétél. Az optimalis
eredmény érdekében szaritsuk fel a felszinekrdl a nedvességet és a nyalat.
Applikacio:

A VOCO Profluorid Varnish + BioMin-t egyenletesen, egy vékony
filmrétegként vigye fel a teljes kezelési felliletre. Annak érdekében, hogy
a VOCO Profluorid Varnish + BioMin megfeleléen tapadjon a kezelési
felszinhez, a kezelési tertiletnek nedvesnek kell lennie (szajoblitéssel vagy
a természetes nydlelvalasztas altal).

Megjegyzések, ovintézkedések:

— Figyelmeztesslik a pacienst arra, hogy a kezelést kdvet6 4 6ran belil ne
fogyasszon alkoholt, keriilje a kemény ételek fogyasztasat, ne mosson
fogat és ne hasznaljon fogselymet.

A lakk ecsettel és fogselyem segitségével tavolithato el.

— A termék természetes gyantat tartalmaz, ezért gatolja a kompozitok
polimerizéciojat és tapadasat.

— A VOCO Profluorid Varnish + BioMin a felhasznalasanak megfeleléen
ragacsos allaglu. Haszndlatkor a csavarmeneten maradé
anyagmaradvanyok a kupakot a csavarmenethez ragaszthatjak.
Ennek elkerlilése érdekében tordlje le a szennyezédést egy alkoholos
toriékenddvel.

— Ritkan eléfordulhatnak 6démas duzzanatok, kivaltképpen nagyobb
fellleten val6 alkalmazas esetén.

— Asztméas gyermekeknél nehézlégzést nagyon ritkan jelentettek hasonlé
termékek esetén.

- Azok a paciensek, akiknek az emésztérendszere érzékeny, a
telies fogazatot érinté alkalmazast kéveten dltaldban émelygést
tapasztalhatnak.

— Tulérzékenység esetén: Tavolitsa el a lakkot egy puha sortéjti fogkefével
és fogselyemmel, majd 6blitse le a fogakat meleg vizzel.

— A kezelés napjan ne hasznaljon egyéb fluoridtartalmu készitményeket.

— A VOCO Profluorid Varnish + BioMinnel tortén6 kezelést kévetéen
néhany napig ne alkalmazzon fluoridtablettakat.

— A lakkot lenyelni tilos.

— Utmutatoink és/vagy tanacsaink nem mentesitik Ont az aldl, hogy
ellendrizze az &ltalunk szallitott készitményeknek a szandékolt alkalmazasi
célokra valé megfeleléségét.

Tarolas:
Tarolasi hémérséklet 4 °C és 23 °C kozott. Ne haszndlja a lejarati id6t
kovetden.

Artalmatianitas:
A termék artalmatlanitasa a helyi hatdsagi el6irasok szerint torténik.

Jelentési kotelezettség:

A VOCO Profluorid Varnish + BioMin alkalmazaséval kapcsolatos olyan,
ténylegesen vagy esetlegesen felmertilé sulyos eseményeket, mint a beteg,
a felhasznalé vagy mas személyek haldla vagy egészségi allapotanak
ideiglenes vagy tartdsan stlyos romlasa, illetve a sulyos kdzegészségligyi
veszély, be kell jelenteni a VOCO GmbH és az illetékes hatésag szamara.

Instrukcja uzycia
UE Wyréb medyczny

Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrazliwosci zeb6éw

Opis produktu:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin to lakier fluorkowy do znoszenia
nadwrazliwo$ci zebdw, przeznaczony do stosowania na powierzchni szkliwa
i zebiny. VOCO Profluorid Varnish + BioMin przywiera nawet do wilgotnych
powierzchni, a obecnosc¢ resztkowej wilgoci oraz $liny nie wptywa na jego
dziatanie.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin jest etanolowg zawiesing kalafonii
z dodatkiem sztucznego aromatu oraz substancji stodzacej w postaci
ksylitolu.

Dodatek BioMin powoduje uwolnienie jondw wapnia i fosforanéw. Jony te sa
sktadnikami umozliwiajgcymi utrzymanie zdrowia zebow.

1 ml zawiesiny VOCO Profluorid Varnish + BioMin zawiera 50 mg fluorku
sodu, co odpowiada 22,6 mg fluoru.

Wskazania:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin jest przeznaczony do:
1. leczenia nadwrazliwosci zebéw

2. leczenia nadwrazliwych powierzchni korzeni zebéw

3. wsparcie remineralizacji

Przeciwwskazania:

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin zawiera kalafonie i sztuczny
aromat. W przypadku rozpoznanej nadwrazliwosci (alergii) na sktadniki
produktu VOCO Profluorid Varnish + BioMin nalezy zrezygnowac z jego
zastosowania.

— Produktu VOCO Profluorid Varnish + BioMin nie nalezy stosowac u
pacjentéw z wrzodziejgcymi zmianami zapalnymi dzigset i btony $luzowej
jamy ustnej.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin nie jest przeznaczony do
systematycznego stosowania.

Grupa docelowa pacjentow:
Produkt VOCO Profluorid Varnish + BioMin moze by¢ stosowany bez
ograniczen u wszystkich pacjentdw, niezaleznie od ich wieku i ptci.

Wiasciwosci produktu:
Wiasciwosci produktu odpowiadaja wymogom wynikajacym z jego
przeznaczenia oraz obowigzujgcych norm produktowych.

Uzytkownik:

Produkt VOCO Profluorid Varnish + BioMin jest przeznaczony
do stosowania przez uzytkownika profesjonalnego posiadajacego
wyksztatcenie stomatologiczne.

Zastosowanie:

Zalecane dawkowanie
- acjenci z uzebieniem mlecznym ok. 0,25 ml produktu VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
- Pacjenci z uzgbieniem mieszanym lub statym ok. 0,40 ml produktu
VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Na twarde tkanki zeba nanies$¢ cienka warstwe produktu VOCO Profluorid
Varnish + BioMin. Grubsza warstwa produktu tatwo si¢ tuszczy i nie
zapewnia lepszego efektu terapeutycznego.
Doswiadczalnie ustalono, iz ilo$¢ potrzebna do pokrycia petnego uzebienia
wynosi migdzy 0,25 ml a 0,40 ml.

Przygotowanie:

Leczong powierzchnig doktadnie oczysci¢ z kamienia nazebnego. Najlepsze
wyniki zapewnia catkowite usunigcie nadmiaru wilgoci/éliny z leczonych
powierzchni.

Aplikacja:

Roéwnomiernie rozprowadzic VOCO Profluorid Varnish + BioMin,
pokrywajac cata powierzchnig cienka warstwa produktu. Aby zapewnic¢
prawidtowe zwigzanie produktu VOCO Profluorid Varnish + BioMin,
zwilzy¢ leczong powierzchnie (poprzez delikatne ptukanie lub umozliwienie
naturalnego przeptywu $liny).

Informacije dc Srodki ostr

— Nalezy poinformowaé pacjenta, iz w czasie 4 godzin od zabiegu nie
powinien spozywaé pokarméw statych, alkoholu, szczotkowaé zebow
oraz uzywacé nici dentystycznej.

Lakier mozna usuna¢ szczotkujac zeby i uzywajac nici dentystycznej.

- Kalafonia moze wptywaé na przebieg polimeryzacji oraz wiazanie
kompozytéw.

- Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, produkt VOCO Profluorid Varnish
+ BioMin posiada lepka konsystencje. Podczas stosowania produktu
w tubce, resztki materiatu pozostajace na gwincie moga powodowaéd
przyklejenie sie nakretki. W razie potrzeby usuna¢ zanieczyszczenia za
pomoca sSciereczki zwilzonej etanolem.

— Po zastosowaniu produktu w rzadkich przypadkach obserwowano
obrzeki, szczegdlnie po aplikacji na wigkszej powierzchni.

— U dzieci z astma bardzo rzadko obserwowano dusznosci po zastosowaniu
podobnych preparatéw.

- U pacjentéw z wrazliwym uktadem pokarmowym moga wystapi¢ nudnosci
po pokryciu produktem duzej powierzchni.

— W razie wystgpienia objawéw nadwrazliwosci: usuna¢ lakier za pomoca
migkkiej szczoteczki do zgbdéw oraz nici dentystycznej, a nastepnie
sptukaé ciepta woda.

— W dniu zabiegu nie stosowac innych preparatéw zawierajacych zwiazki
fluoru.

— Po leczeniu za pomoca produktu VOCO Profluorid Varnish + BioMin
nalezy na kilka dni odstawic¢ leki zawierajgce zwiazki fluoru.

- Nie potykac lakieru.

- Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniaja Parnstwa
z obowiazku sprawdzenia przydatnosci dostarczonych przez nas
preparatéw do zamierzonych zastosowan.

Przechowywanie:
Przechowywac¢ w temperaturze 4 °C-23 °C. Nie stosowa¢ po uptywie
terminu waznosci.

Utylizacja:
Produkt nalezy utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Obowiagzek zgtaszania:

Wszelkie powazne incydenty, takie jak zgon pacjenta, czasowe lub trwate
powazne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby
oraz powazne zagrozenie zdrowia publicznego, ktére wystapity badz mogty
wystgpi¢ w zwigzku z zastosowaniem produktu VOCO Profluorid Varnish
+ BioMin, nalezy zgtasza¢ firmie VOCO GmbH oraz wtasciwym organom.

Navod k pouziti
EU Zdravotnicky prostiedek
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Lak s obsahem fluoridu k desenzibilizaci zubi

Popis produktu:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je lak s obsahem fluoridu k desenzi-
bilizaci zubl pro o$etfeni ploch skloviny a dentinu. VOCO Profluorid
Varnish + BioMin pfilne i k vihkym plocham a toleruje zbytky vihkosti a slin.
VOCO Profluorid Varnish + BioMin je etanolicka suspenze z kalafuny s
umélym aromatem a sladicim u¢inkem xylitolu.

Diky pfidani BioMin, dochazi k uvolfiovani vapniku a fosfatu. Tyto ionty jsou
prvky napomahajici zachovani zdravi zub(.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin obsahuje 50 mg fluoridu sodného,
coz odpovida 22,6 mg fluoridu.

Indikace:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je urcen pro:
1. oSetfeni precitlivélych zubll

2. oseteni citlivych povrchl kofenl

3. podpora remineralizace

Kontraindikace:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin obsahuje kalafunu a umélé aroma.
V pfipadé znamé precitlivélosti (alergie) na slozky produktu VOCO
Profluorid Varnish + BioMin je nutné upustit od aplikace.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin by se nemél pouzivat u pacientti s
ulcerujicimi zanéty dasni nebo Ustni sliznice.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin neni uren pro systémové osetreni.

Cilova skupina pacienti:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin Ize pouzit pro vS§echny pacienty bez
omezeni véku nebo pohlavi.

Funkéni charakteristiky produktu:
Funkéni charakteristiky produktu odpovidaji pozadavkim uréeného ucelu
pouziti a pFislusnych standard( vyrobkd.

Uzivatel:
Aplikaci produktu VOCO Profluorid Varnish + BioMin provadi uzivatel
odborné vzdélany v oboru zubniho Iékafstvi.
Pouziti:
Doporucena davka:
- Osetfeni pacientl s mlé&nym chrupem: cca 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— OsetFeni pacientli se smiSenym chrupem nebo stalym chrupem:
cca. 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Naneste tenkou vrstvu VOCO Profluorid Varnish + BioMin na tvrdou
substanci zubu. Silnd vrstva se snadno odlupuje a nenabizi Zadné
terapeutické vyhody.
Podle zku$enosti se pozadovana spotieba pro kompletni chrup pohybuje
mezi 0,25 ml a 0,40 ml.

Pfiprava:

Osetfovanou plochu diikladné ocistéte od zubniho kamene. Pro dosazeni
optimalniho vysledku by se méla z oSetfované plochy odstranit prebytecna
kapalina/sliny.

Aplikace:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin naneste rovnomérné tak, aby cely
povrch byl pokryt tenkou vrstvou. Navlhéete oblast aplikace (bud' lehkym
oplachnutim, nebo pfirozenym slinénim), aby se zajistilo tuhnuti prostfedku
VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Informace/preventivni bezpeénostni opatieni:

— Pacienti musi byt upozornéni na to, aby se 4 hodiny po osetieni vyhybali
pevné stravé, alkoholu, ¢idténi zubd a rovnéz pouzivani dentalni nité.

Lak je mozné odstranit vy¢i§ténim zubnim kartackem a zubni niti.

— Kalafuna m(iZe negativné ovlivnit polymeraci a pfilnavost kompozitd.

— Podle svého uUcelu pouziti md VOCO Profluorid Varnish + BioMin
lepkavou konzistenci. V pfipadé pouziti tuby mohou zbytky materialu
na zavitu zpUsobit slepeni vicka. Pfipadné negistoty otfete hadiikem
obsahujicim ethanol.

— Vzacné byly hlaseny edematdzni otoky, zvlasté po aplikaci na vétsich
plochach.

-V pripadé srovnatelnych preparatll byla velmi zfidka hladena dusnost u
déti s astmatem.

— U pacientd s citlivou travici soustavou mlize po rozsahlém o$etfeni nastat
nevolnost.

-V pfipadé precitlivélosti: Odstrarite lak mékkym zubnim karta¢kem a
dentalni niti, pak oplachnéte teplou vodou.

— V den oSetieni neprovadéjte zadné dalsi aplikace s preparaty obsahujicimi
fluorid.

— Po oSetreni produktem VOCO Profluorid Varnish + BioMin na nékolik dni
vysadte uzivani fluoridovych tablet.

— Lak se nesmi spolknout.

— Nase informace a/nebo rady Vas nezbavuiji povinnosti zkontrolovat, zda
jsou nami dodané pfipravky vhodné pro zamyslené ucely pouziti.

Skladovani:
Skladuijte pfi teploté 4-23 °C. Nepouzivejte po vyprseni data exspirace.

Likvidace:
Likvidace produktu podle mistnich Gfednich predpis.

Ohlasovaci povinnost:

Zavazné nezadouci udalosti, jako smrt, do¢asné nebo trvalé zavazné
zhor$eni zdravotniho stavu pacienta, uZivatele ¢i jiné osoby a zavazné
ohrozeni vefejného zdravi, které se vyskytly nebo mohly vyskytnout v
souvislosti s prostfedkem VOCO Profluorid Varnish + BioMin, je nutno
ohlasit spoleénosti VOCO GmbH a pfislusnym organtim.
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Instructiuni de folosire
UE Dispozitiv medical

Lac fluorurat pentru desensibilizarea dintilor

Descrierea produsului:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin este un lac cu continut de fluor pentru
desensibilizarea dintilor, destinat tratamentului suprafetei smaltului si
suprafetei dentinei. VOCO Profluorid Varnish + BioMin adera inclusiv pe
suprafete umede si tolereaza resturile de umiditate si saliva.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin este o suspensie etanolicd de
colofoniu, cu aroma sintetica si indulcitor de xiliton.

Prin addugarea BioMin, sunt eliberati ioni de calciu si fosfat. Acesti ioni sunt
componente pentru mentinerea sanatatii dentare.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin contine 50 mg fluorura de sodiu,
echivalenta cu 22,6 mg de fluor.

Indicatii:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin este conceput pentru:
1. tratamentul dintilor hipersensibili

2. tratamentul suprafetelor sensibile ale radacinilor

3. suport pentru remineralizare

Contraindicatii:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin contine colofoniu si aroma sintetica.
Daca se cunosc hipersensibilitati (alergii) la substantele continute de
VOCO Profluorid Varnish + BioMin, se va renunta la utilizare.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin nu se va utiliza la pacienti cu
inflamatii ulceroase ale gingiei sau ale mucoasei bucale.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin nu este destinat pentru tratamentele
sistemice.

Grupa tinta de pacienti:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin se poate utiliza pentru toti pacientii,
fara limitare in ceea ce priveste varsta sau sexul.

Caracteristicile produsului:
Caracteristicile de performanta ale produsului corespund cerintelor utilizarii
conforme si normelor aplicabile cu privire la produs.

Utilizator:
Utilizarea VOCO Profluorid Varnish + BioMin este rezervata utilizatorilor
profesionisti, calificati in domeniul medicinii dentare.

Utilizarea:
Doza recomandata:
— Tratamentul pacientilor cu dentitie de lapte cca. 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— Tratamentul pacientilor cu dentitie mixta sau permanenta cca.
0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Aplicati o peliculd subtire de VOCO Profluorid Varnish + BioMin pe
substanta durd a dintelui. O pelicula groasa se desprinde usor si nu ofera
avantaje terapeutice.
Experienta a aratat ca necesarul pentru o dantura completé se situeaza intre
0,25 ml si 0,40 ml.

Pregatire:

Curatati de piatra suprafata tratatd, in mod riguros. Pentru a obtine un
rezultat optim, surplusul de lichid/saliva trebuie indepartat de pe suprafata
tratata.

Aplicarea:

Aplicati VOCO Profluorid Varnish + BioMin in mod uniform, asa incat toata
suprafata sa fie acoperita cu o pelicula subtire. Umeziti zona utilizarii (fie prin
clatire usoara, fie prin fluxul natural de saliva), pentru a garanta aderenta
VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Indicatii/masuri de precautie:

— Pacientilor trebuie sa li se atraga atentia s evite consumul de alimente
solide, alcool, precum si spalarea pe dinti si utilizarea atei dentare timp de
4 ore dupa tratament.

Lacul poate fi indepartat prin periaj si folosirea atei dentare.

— Colofoniul poate afecta polimerizarea si aderenta compozitelor.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin are o consistenta lipicioasa, conform
scopului sdu de utilizare. Daca utilizati tub, resturile de material ramase pe
filet pot duce la lipirea capacului. Eventual stergeti impuritatile cu o laveta
cu continut de etanol.

— Doar in cazuri rare s-au semnalat umflaturi edematoase, in mod special
dupa utilizarea pe suprafete mai mari.

— La preparate similare, in cazuri foarte rare s-a semnalat dispnee la copiii
cu astm.

— La pacientii cu sistem digestiv sensibil, dupa un tratament complet, pot
aparea stari de greata.

— in caz de hipersensibilitate: indepartati lacul cu o periuta de dinti moale si
atd de dinti, apoi clatiti cu apa calda.

—in ziua tratamentului nu efectuati nicio alta aplicatie cu preparate cu
continut de fluor.

— Dupa tratamentul cu VOCO Profluorid Varnish + BioMin, administrarea
de tablete pe baza de fluor trebuie suspendata cateva zile.

— Lacul nu trebuie inghiti

- Indicatiile si/sau consilierea noastrd nu va exonereaza de obligatia de a
verifica daca preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de
utilizare prevazute.

Pastrarea:
A se depozita la 4 °C -23 °C. A nu se utiliza dupa expirarea termenului de
valabilitate.

Eliminarea:
Eliminarea produsului conform dispozitiilor legale locale.

Obligatia de anuntare:

Incidentele grave cum sunt decesul, deteriorarea grava, temporara sau
permanentd, a starii de sénatate a unui pacient, a unui utilizator sau a unei
alte persoane si amenintare gravé la adresa sanatatii publice, care au aparut
sau ar putea aparea in legaturd cu VOCO Profluorid Varnish + BioMin
trebuie comunicate Voco GmbH si autoritatii competente.

WUHcTpykuum 3a ynotpeba
EC MepuuvHcKo nspenve

Cobabpxawy hnyopup nak 3a fleceHcuénnusauus 3a 3Lom

OnucaHue Ha npoayKTa:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin e cbabpxauy cdnyopua nak 3a
AeceHcnbunmn3aums 3a 3b6u Npu TpeTUpaHe Ha eMaioBn U AEHTUHOBU
nosbpxHocTn. VOCO Profluorid Varnish + BioMin 3anensa cbLyo n no
BNI2XKHW MNOBBLPXHOCTU U € TONepaHTeH KbM OCTaTbLM OT B/lara 1 CIIoHKa.
VOCO Profluorid Varnish + BioMin e eTaHonoBa cycrneHcusi OT KONogoH ¢
U3KYCTBEH apoMar 1 KCUIMTON KaTo MoAcnaauTen.

C po6aBsiHeTo Ha BioMin se ocBo6oxpaBat Kanumesu u pochaTtHn oHN.
Tean i0HM ca KOMMOHEHTM 3a NoAAbPXKaHe Ha 3PaBETO Ha 3bOUTE.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin cbabpxa 50 mg Hatpues
bnyopug, cboTBeTCTBaL Ha 22,6 mg nyopua.

MokasaHus:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin e npefHa3HayeH 3a:
1. NeyeHune Ha X1NepHyBCTBUTENHN 36U

2. TpeTupaHe Ha YyBCTBUTESNHN KOPEHOBI NOBBLPXHOCTY
3. nopanomara pemuHanu3aumsTa

MpoTuBonokasaxus:

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin cbabp>a KonothoH 1 UskycTseH
apomar. [lpu ycTaHOBeHa CBPbX4yBCTBUTENIHOCT (anepru) KbM
Te3n cbetaBku VOCO Profluorid Varnish + BioMin He Tpsi6sa fga ce
u3nonasa.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin He Tpsibsa Aa ce usnonsea npu
NauveHTV C A3BEHN Bb3NaneHnsl Ha BeHUMTE 1 inrasuLaTa Ha yctara.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin He e npegHa3Ha4eH 3a CUCTEMHO
neveHve.

LleneBa rpyna nayveHTu:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin moxe fa ce npunara 3a BCUYKYW
nauneHTn 6e3 orpaHunyeHuns npeasung TaxHara Bb3pacT wuin non.

XapaKTepucTuKm Ha NpopyKTa:
XapakTepuCTUKUTE Ha NpoAyKTa CbOTBETCTBAT Ha W3UCKBaHUATA Ha
NpefHa3HaYeHNeTO U CbOTBETHUTE MPOAYKTOBU CTaHAAPTH.

MoTpe6uTtenu:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin ce npunara ot npodecuoHanHo
06y4eHn crneumanucTy B o6nacTTa Ha cTomaronorusaTa.

Mpunoxexue:

MpenopbuuTtenHa posa:
— 3a neyeHue Ha NauMeHTU ¢ MaeYHu 3b6u: okosno 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— 3a neyeHne Ha NALMEHTN CbC CMEHEeHN 36U MK NOCTOSIHHN 3b6U:
okono 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
HaHacsiite TbHbK cnoit VOCO Profluorid Varnish + BioMin Bbpxy
TBbpAaTta 3bbHa cybcTaHuus. [le6en crnoil ce oTnensa NECHO U HsMa
TepaneBTUYHN NpeayMcTBa.
OT onuT ce 3Hae, Ye HEOGXOAUMOTO KOMIMHECTBO 3a BCUYKN 3bOU € Mexay
0,25 ml n 0,40 ml.

MoaroToeka:

CrapaTenHo nouncteTe TpeTUpaHaTa NOBLPXHOCT OT 3bOeH Kambk. 3a
nocTUraHe Ha onTUManeH pesynTaT Tps6Ba Aa Ce OTCTPaHW U3nULHaTa
TEYHOCT/CNIOHKA OT NOBLPXHOCTUTE, KOUTO LLie Ce TpeTupar.

Annukauus:

Hanecete paBHomepHo VOCO Profluorid Varnish + BioMin, Taka 4ye
usinaTa NoBLPXHOCT fja € NOKPUTA C TbHBK Croii. HaBnaxHeTe (4pes3 neko
NpOMVBaHe U eCTECTBEHO CMIIOHOTEHEHNE) 06NacTTa Ha NPUNOoXeHe, 3a
Aa ce ocurypu BTBbpAsisaHe Ha VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Yka3zaHus, Mpeanasin mepku:

- Ha nauveHtute TpsibBa ga ce o6bpHe BHUMaHWe, Ye 4 yaca cnep
TPEeTUpaHeTo TPs6Ba fa 13bArsaT TBbPAA XpaHa, ankoxos, NoYncTeaHe
Ha 3bOUTE, KaKTO 1 N3MON3BaHE Ha KOHeL| 3a 3b6U.

JakbT ce OTCTpaHsBa Ype3 YeTKaHe 1 3NoN3BaHe Ha KOHeL, 3a 3b6W.

- KonooHbT MOXe fa 3aTpyAHu nonumepusauusTa v agxesnsta Ha
KOMMO3NTU.

— B cvoTBeTcTBUE C UenTa Ha npunoxeHne VOCO Profluorid Varnish +
BioMin nputexasa nenkasa KoHcucTeHUUS. Npy nanonasaHe Ha Ty6ata
ocTaTblLy OT MaTepuana no BUHTOBaTa pes6a MoraT Aa Aosefat [o
3anenBaHe Ha Kanaka. /136bplLueTe eBeHTyasnH1 3aMbpCsABaHIIs C HanoeHa
C eTaHon Kbpna.

- Psigko ce cbobLuaBa 3a e[eMHI OTOLM, OCOGEHO CNeA npunaraHe BbPXy
Mo-ronemm NoBbLPXHOCTU.

— MNpy Nopgo6HM npenapaT MHOrO PSAKO Ce Cboblasa 3a 3aTpyAHEHO
AVLIaHe Npu fieua ¢ actMa.

- Mpy nauneHTn ¢ 4yBCTBUTENHA XPaHOCMUNATENHa CUCTEMa MOXe fia ce
nosBU rafieHe cnep, o6LUMPHO TPeTUpaHe.

— Mpu cBpbxyyBCcTBUTENHOCT: OTCTPaHeTe Naka C Meka 4eTka 3a 3b6u 1
KOHel| 3a 3b6W, Ciefj ToBa U3niakHeTe ¢ Torna Boaa.

— B peHs Ha TpeTupaHeTo He npepnpuemaiiTe Apyr NPUNOXEHNs Ha
cbabpXaLwm (nyopus npenaparu.

— Cnepn TpetnparHe ¢ VOCO Profluorid Varnish + BioMin cripete 3a
HSIKOJIKO AHU MpUeMa Ha TabneTku dnyopua.

- He nornbluaiite naka.

- HawwTe ykasanus w/vnn ceeeTn He By ocBo6oXaaBaT OT 3afb/KEHNETO
[a nposepuTe roAHOCTTa Ha AOCTaBEHWTE OT Hac npenapatn 3a
npeABUAeHNTE Lienn Ha ynotpeba.

CbxpaHeHue:
CbxpaHsBaiite npu 4 °C — 23 °C. He usnonasaiite cnep usatnyaHe Ha cpoka

Ha rogHocCT.

WaxebpnsiHe:
MpoayKTLT Ce U3XBBLPAA CbOGPa3HO Pa3nopeadtyTe Ha MECTHUTE BNACTU.

3ap

3ay :
CepIIIOGHI/l Npon3LecTBuUsi, KaTo CMbpPT, BPEMEHHO U Tpal?lHO Cepno3HO
B/lOWABaHe Ha 3[PaBHOTO CbCTOSHME Ha nauveHTa, noTpe6uTens
WM ApYrM iMua W CepuosHa OmacHOCT 3a OO6LIeCTBEHOTO 3apase,
KOWTO Ca Bb3HWKHa/IM WNM MoraT fa Bb3HUKHAT BbB Bpb3ka ¢ VOCO
Profluorid Varnish + BioMin, Tpsi6Ba aa ce cbo6wsaT Ha VOCO GmbH n
KOMMEeTeHTHUTEe BNacTu.

Navodila za uporabo
EU Medicinski pripomoéek

Lak z vsebnostjo fluorida za desenzibilizacijo zob

Opis proizvoda:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je lak z vsebnostjo fluorida za
desenzibilizacijo zob za zdravljenje povrsin sklenine in dentina. VOCO
Profluorid Varnish + BioMin se oprime tudi na vlaznih povrsinah in dopusca
preostalo vlago in slino.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je etanolna suspenzija iz kolofonije z
umetno aromo in sladila ksilitola.

Z dodatkom BioMina se spro$¢ajo kalcijevi in fosfatni ioni. Ti ioni
predstavljajo gradnike za ohranjanje zdravja zob.

1 ml laka VOCO Profluorid Varnish + BioMin vsebuje 50 mg natrijevega
fluorida, kar ustreza 22,6 mg fluorida.

Indikacije:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je primeren za:
1. zdravljenje preobéutljivin zob;

2. zdravljenje obcutljivih povrsin zobnih korenin

3. podpira remineralizacijo

Kontraindikacije:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin vsebuje kolofonijo in umetno aromo.
Pri znani preobdutljivosti (alergijah) na sestavine laka VOCO Profluorid
Varnish + BioMin materiala ne smete uporabiti.

— Laka VOCO Profluorid Varnish + BioMin ne smete uporabljati pri
bolnikih z ulceroznim vnetjem dlesni ali ustne sluznice.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin ni primeren za sistemsko zdravljenje.

Ciljna skupina pacientov:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin se lahko uporablja za vse bolnike brez
kakrsnih koli omejitev glede njihove starosti ali spola.

Znacilnosti izdelka:
Znacilnosti izdelka ustrezajo zahtevam za predvideni namen in veljavnim
standardom za izdelek.

Uporabnik:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin uporablja strokovno usposobljen
uporabnik zobne medicine.

Uporaba:
Priporo¢ljivi odmerki:
- Zdravljenje bolnikov z mleénim zobovjem pribl. 0,25 ml laka VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
- Zdravljenje bolnikov z menjajoéim se ali stalnim zobovjem pribl.
0,40 ml laka VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Nanesite tanek sloj laka VOCO Profluorid Varnish + BioMin na trdno
povrsino zoba. Debelejsi sloj lahko hitro odpade in nima nobenih zdravilnih
ucinkov.
Glede na izku$nje je treba za celotno zobovje nanesti med 0,25 ml in
0,40 ml laka.

Priprava:

S povrsin, ki jih nameravate obdelati, temeljito odstranite zobni kamen. Za
doseganje optimalnega rezultata je treba s povrsine, ki jo je treba obdelati,
odstraniti odvecno tekocino/slino.

Aplikacija:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin enakomerno nanesite, tako da bo
celotna povrsina pokrita s tanko plastjo. Obmocje nanosa navlazite (z
rahlim izpiranjem ali naravnim slinjenjem), da zagotovite vezavo laka VOCO
Profluorid Varnish + BioMin.

Opozorila, previdnostni ukrepi:

— Pacienta morate opozoriti na to, da se mora 4 ure po zdravljenju izogibati
trdi hrani, alkoholu, ¢i§€enju zob in uporabi zobne nitke.

Lak lahko odstranite s $¢etkanjem in nitkanjem zob.

- Kolofonija lahko vpliva na polimerizacijo in oprijemljivost kompozitnih
materialov.

— Ustrezno namenu uporabe ima VOCO Profluorid Varnish + BioMin
lepljivo konsistenco. Pri uporabi tube se lahko zaradi ostankov materiala
na navoju prilepi pokrovéek. Po potrebi odstranite necistoce s pomocjo
krpe, ki vsebuje etanol.

— Redko se lahko pojavijo stranski ucinki v obliki edematoznih oteklin,
predvsem po uporabi na velikih povrsinah.

— Pri primerljivih preparatih se lahko v zelo redkih primerih pojavi tezko
dihanje pri otrocih z astmo.

— Pri pacientih z obcutljivim prebavnim sistemom se lahko v primeru
obseznega zdravljenja pojavi slabost.

-V primeru preobcutljivosti: odstranite lak z mehko zobno krtacko in zobno
nitko in na koncu izperite s toplo vodo.

— Na dan zdravljenja ne izvajajte ve¢ postopkov z uporabo preparatov, ki
vsebujejo fluorid.

— Po zdravljenju z lakom VOCO Profluorid Varnish + BioMin je treba
opustiti jemanje fluoridnih tablet za nekaj dni.

— Laka ne smete zauZiti.

— Nasa navodila in/ali nasveti vas ne odvezujejo dolznosti, da sami preverite
primernost nasih izdelkov za nacrtovano uporabo.

Shranjevanje:
Shranjujte pri temperaturi 4-23 °C. Materiala ne uporabljajte po preteku
datuma uporabe.

Odlaganje med odpadke:
Izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Dolznost prijave:
O resnih incidentih, kot so smrt, za¢asno ali trajno resno poslab$anje
zdravstvenega stanja pacienta, uporabnika ali drugih oseb in resno tveganje
za javno zdravje, do katerih je pri$lo oz. bi lahko prislo v zvezi z uporabo
sredstva VOCO Profluorid Varnish + BioMin, je treba obvestiti druzbo
VOCO GmbH in pristojni organ.
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Navod na pouzitie
EU Zdravotnicka pomécka

Lak s obsahom fluoridu na desenzibilizaciu zubov

Popis vyrobku:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je lak s obsahom fluoridu na
desenzibilizaciu zubov pri o$etreni povrchu skloviny a dentinu. VOCO
Profluorid Varnish + BioMin sa vyznacuje dobrou prilnavostou aj na
vlhkych povrchoch a dobre znasa zvysky vihkosti a slin.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je etanolova suspenzia z kolofénie s
umelou arémou a sladiacim G¢inkom xylitolu.

Pridanim BioMin, sa uvolnia iény vapnika a fosfatu. Tieto iény su zakladnymi
kamenimi pre udrzanie zdravych zubov.

1 ml pripravku VOCO Profluorid Varnish + BioMin obsahuje 50 mg fluoridu
sodného, ¢o zodpoveda 22,6 mg fluoridu.

Indikécie:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je uréeny na:
1. oSetrenie hypersenzitivnych zubov

2. oSetrenie citlivych povrchov koreriov

3. podpora remineralizacie

Kontraindikacie:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin obsahuje koloféniu a umelt arému.
Pri zndmej precitlivenosti (alergii) na zlozky pripravku VOCO Profluorid
Varnish sa vyrobok nesmie pouzivat.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin sa nesmie pouzivat u pacientov s
vredovitymi zapalmi dasien alebo sliznice Ustnej dutiny.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin nie je urceny na systémové
oSetrenie.

Cielova skupina pacientov:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin je moZné pouzivat pri vSetkych
pacientoch bez obmedzenia veku alebo pohlavia.

Parametre vyrobku:
Parametre vyrobku zodpovedaju poziadavkam ur¢eného pouzitia a platnym
normam.

Pouzivatel:
Pripravok VOCO Profluorid Varnish + BioMin maju pouzivat profesionalni
absolventi zubného lekarstva.

Pouzitie:
Odporucana davka:
— OSetrenie pacientov s mlieénym chrupom cca 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— OsSetrenie pacientov s prechodnym chrupom alebo trvalym
chrupom cca 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Na zubovinu neste tenku vrstvu laku VOCO Profluorid Varnish + BioMin.
Hruba vrstva sa lahko oddeli a neposkytuje Ziadne terapeutické vyhody.
Zo skusenosti vyplyva, Zze na osetrenie celého chrupu je potrebnych 0,25
ml az 0,40 ml vyrobku.

Priprava:

Osetrovanu plochu dokladne odistite od zubného kamena. Pre dosiahnutie
optimalneho vysledku z oSetrovanej plochy odstrarte prebytoénu tekutinu/
sliny.

Aplikacia:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin nanasajte rovnomerne tak, aby bol
cely povrch pokryty tenkou vrstvou. Oblast aplikacie navihéite (bud miernym
oplachnutim alebo prirodzenym tokom slin), aby bolo zaru¢ené vytuhnutie
pripravku VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Pokyny, bezpeénostné opatrenia:

— Pacientov musite upozornit na to, Ze po dobu 4 hodin po oSetreni sa musia
vyhybat pevnej potrave, alkoholu, Eisteniu zubov a pouzitiu dentalnej nite.
Lak moze byt Cistenim zubov alebo pouzitim zubnej nite odstraneny.

— Kolofénia méze ovplyvnit polymerizaciu a prilnavost kompozitov.

— Vzhladom na ucel jeho pouzitia ma produkt VOCO Profluorid Varnish
+ BioMin lepkavu konzistenciu. Pri pouZiti tuby moézu zvysky materialu
na skrutkovacom zavite spdsobit prilepenie viecka. Pripadné necistoty
odstrarite handri¢kou s obsahom etanolu.

— Zriedkavo boli zaznamenané edematézne opuchy, najmé po aplikacii na
vacsich plochach.

— Pri porovnatelnych preparatoch bola u astmatickych deti velmi zriedkavo
zaznamenana dusnost.

— U pacientov s citlivym traviacim systémom sa méze po rozsiahlejSom
oSetreni dostavit nevolhost.

— Pri precitlivenosti: Lak odstrarite pomocou méakkej zubnej kefky a
dentalnej nite, nasledne chrup opléachnite teplou vodou.

— V deri oSetrenia neaplikujte Ziadne dalSie preparaty s obsahom fluoridov.

— Po oSetreni pripravkom VOCO Profluorid Varnish + BioMin vysadte na
niekolko dni uzivanie fluoridovych tabliet.

— Lak neprehitajte.

— Nase pokyny a/alebo rady vas nezbavuju povinnosti overit si vhodnost
nasich pripravkov na zamyslané ucely pouzitia.

Skladovanie:
Skladuijte pri teplote 4 °C - 23 °C. Po uplynuti datumu exspiracie pripravok
dalej nepouzivajte.

Likvidacia:
Vyrobok zlikvidujte podla miestnych uradnych predpisov.

Ohlasovacia povinnost:

Zavazné udalosti ako smrt, docasné alebo trvalé zhor$enie zdravotného
stavu pacienta, pouzivatela alebo inych osob a vazne ohrozenie verejného
zdravia, ktoré sa vyskytli alebo sa mohli vyskytnut v spojitosti s pripravkom
VOCO Profluorid Varnish + BioMin, je potrebné nahlasit spolo¢nosti VOCO
GmbH a prislusnému Gradu.

Naudojimo instrukcija
ES Medicinos priemoné

Lakas danty jautrumui sumazinti, kurio sudétyje yra fluorido

Produkto aprasymas:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin yra fluorido turintis danty lakas, skirtas
pavirSiniam naudojimui ant emalio ir dentino. VOCO Profluorid Varnish +
BioMin prikimba ir prie drégny pavirsiy ir toleruoja drégmeés ir seiliy likucius.
VOCO Profluorid Varnish + BioMin yra kanifolijos etanolio suspensija su
dirbtiniais kvapais ir saldZiu ksilitolio poveikiu.

Pridéjus BioMin, i$siskiria kalcio ir fosfato jonai. Sie jonai yra danty sveika-
tos palaikymo komponentai.

1 mI VOCO Profluorid Varnish + BioMin sudétyje yra 50 mg natrio fluorido,
atitinkancio 22,6 mg fluorido.

Indikacijos:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin skirtas naudoti:
1. jautriems dantims gydyti

2. jautriy Sakny pavirSiy gydymas

3. remineralizacijos palaikymas

Kontraindikacijos:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin sudétyje yra kanifolijos ir dirbtiniy
kvapy. VOCO Profluorid Varnish + BioMin neturéty bati naudojamas
esant zinomam padidéjusiam jautrumui (alergijai) sudétinéms dalims.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin kontraindikuotinas pacientams, ser-
gantiems opiniu gingivitu ar stomatitu.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin neskirtas sisteminiam gydymui.

Tiksliné pacienty grupé:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin gali bdti naudojamas visiems pacien-
tams be apribojimy neatsizvelgiant j jy amziy ar Iytj.

Preparato savybés:
Priemonés veiksmingumo charakteristikos atitinka paskirties ir atitinkamy
priemoneés standarty reikalavimus.

Naudotojas:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin skirta naudoti profesionaliems odon-
tologams.

Naudojimas:
Rekomenduojama dozé:
— Pacientams, turintiems pieniniy danty sagkandj - mazdaug 0,25 ml
VOCO Profluorid Varnish + BioMin
— Pacientams, turintiems misry arba nuolatinj danty sgkandj -
mazdaug 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
VOCO Profluorid Varnish + BioMin tepamas plonu sluoksniu ant danty kie-
tyjy audiniy. Storas sluoksnis lengviau nusilupa nuo danties ir terapiniy pri-
valumy nesuteikia.
Visam danty lankui paprastai sunaudojama nuo 0,25 ml iki 0,40 ml prie-
monés.

Preparavimas:

Nuo gydomuju pavirsiy kruops$ciai nuvalykite danty akmenis. Siekdami op-
timalaus rezultato nuo gydomujuy pavirSiy pasalinkite drégmés ir (arba) sei-
liy pertekliy.

Aplikacija:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin tepkite tolygiai padengdami visa pavir-
$iy plonu sluoksniu. Siekdami uztikrinti VOCO Profluorid Varnish + BioMin
sukietéjima, sudrékinkite naudojimo sritj (lengvai praplaudami arba leisdami
natdraliai susidaryti seiléms).

Pastabos, atsargumo priemonés:

— |spékite pacienta 4 valandas po gydymo vengti kieto maisto, alkoholio,
nevalyti danty bei nenaudoti danty sidlo.

Laka galima pasalinti valant Sepetéliu ir naudojant danty sidla.

— Kanifolija gali inhibuoti kompoziti polimerizacija ir adhezija.

— Pagal savo veikimo pobudj VOCO Profluorid Varnish + BioMin yra lipnios
konsistencijos. Naudojant tiibelg dél ant sriegio esanéiy medziagos likuciy
dangtelis gali prilipti. Prireikus, nuvalykite neSvarumus skuduréliu, suvil-
gytu etanoliu.

— Kartais stebimas edeminis patinimas, ypa¢ kai dengiami dideli pavirsiai.

— Naudojant panasius preparatus astma sergantiems vaikams, labai retais
atvejais buvo stebima dispnéja.

— Pacientus, kuriy virSkinimo sistema jautri, naudojant didelj kiekj medziagos
gali atsirasti pykinimas.

— Esant padidéjusiam jautrumui: pasalinkite laka minkstu danty Sepetéliu ir
danty sitilu, pabaigoje nuplaukite Siltu vandeniu.

— Aplikacijos dieng nenaudokite jokiy kity fluorido preparaty.

— Kelias dienas po gydymo VOCO Profluorid Varnish + BioMin nevartokite
fluorido tableciy.

— Lako nenurykite.

— Masuy informacija ir/arba patarimai neatleidzia jlisy nuo pareigos patikrinti
ar musy tiekiami produktai yra tinkami naudoti jusy pasirinktiems tikslams.

Laikymas:
Laikykite 4-23 °C temperatiroje. Nenaudokite galiojimo laikui pasibaigus.

Salinimas:
Salinkite produkta laikydamiesi vietos institucijy reikalavimy.

Prievolé pranesti:

Apie sunkiy padariniy sukélusius incidentus, pvz., paciento, naudotojo ar
kito asmens mirtj, laiking arba nuolatinj sunky sveikatos buklés pablogéjima
ir didelj pavojy visuomenés sveikatai, kurie jvyko arba bty galéje jvykti nau-
dojant VOCO Profluorid Varnish + BioMin, bitina pranesti ,VOCO GmbH*
ir atsakingai institucijai.

LietoSanas instrukcija
ES Mediciniska ierice

Fluoridus saturosa laka zobu jutiguma mazinasanai

Produkta apraksts:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ir fluoridus saturosa laka zobu jutiguma
mazinasanai, paredzéta emaljas un dentina virsmu apstradei. VOCO
Profluorid Varnish + BioMin piekeras ari pie mitram virsmam un pielauj
mitruma un siekalu atliekas.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ir etanola suspensija ar kolofoniju, tai ir
sintétisks aromats un ksilitola saldena garsa.

Pievienojot BioMin, tiek atbrivoti kalcija un fosfata joni. Sie joni ir zobu
veselibas saglabasanas pamatelementi.

1 mIVOCO Profluorid Varnish + BioMin satur 50 mg natrija fluorida, kas atbilst
22,6 mg fluorida.

Indikacijas:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin ir paredzéta:
1. |oti jutigu zobu apstradei

2. jutigu saknu virsmu arstésana

3. remineralizacijas atbalsts

Kontrindikacijas:

— VOCOProfluoridVarnish + BioMinsaturkolofonijuunsintétiskuaromatu. Jair
zinams par paaugstinatu jutibu (alergiju) pret VOCO Profluorid Varnish
+ BioMin sastavdalam, no izmanto$anas ir jaatsakas.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin nedrikst lietot pacienti, kuriem ir
¢alaini smaganu vai mutes glotadas iekaisumi.

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin nav paredzéta sistémiskai
arstésanai.

Pacientu mérkgrupa:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin var izmantot visam pacientu grupam
bez vecuma vai dzimuma ierobezojumiem.

Produkta veiktspéjas ipasibas:
Produkta veiktspéjas raksturlielumi atbilst paredzéta nolika un attiecigo
produkta standartu prasibam.

Lietotajs:
Ar VOCO Profluorid Varnish + BioMin strada zobarstniecibas joma
profesionali izgfitots lietotajs.

LietoSana:

leteicamas devas:
- Arstéjot pacientus ar piena zobu sakodienu, apm. 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
— Arstéjot pacientus ar jauktu vai pastavigo zobu sakodienu, apm.
0,40 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Uzklajiet uz zoba cietas substances planu kartinu VOCO Profluorid
Varnish + BioMin lakas. Biezaks slanis viegli nolobisies un nesniegs nekadu
terapeitisko efektu.
Pieredze liecina, ka pilnam sakodienam nepiecie$ams 0,25 ml fidz 0,40 ml
lakas.

Sagatavosana:

No arstéjamas virsmas nonemiet visu zobakmeni. Lai panaktu optimalu
rezultatu, no apstradajamas virsmas janonem parmeérigs skidruma/siekalu
daudzums.

Uzklasana:

Vienmeérigi uzklajiet VOCO Profluorid Varnish + BioMin, lai visa virsma batu
pilniba noklata ar planu kartinu. Samitriniet parklato virsmu (viegli apskalojot
vai dabiska veida, izdaloties siekalam), lai nodrosinatu VOCO Profluorid
Varnish + BioMin sacieté$anu.

Norades, piesardzibas pasakumi:

- Pacientiem japaskaidro, ka 4 stundas péc apstrades nedrikst ést cietu
baribu, lietot alkoholu, tirit zobus un izmantot zobu diegu.

Laku var nonemt, tirot zobus un izmantojot zobu diegu.

- Kolofonijs var ietekmét kompozitmaterialu polimerizaciju un adhéziju.

— Atbilsto$i savam paredzétajam pielietojumam VOCO Profluorid Varnish
+ BioMin ir Imei lidziga konsistence. Lietojot tubinu, materiala atliekas,
kas paliek uz vitnes, var pielimét vacinu. lesp&jamos traipus notiriet ar
metanola samitrinatu salveti.

— Dazos gadijumos tika zinots par tuskainu sapampumu, galvenokart pec
lielu virsmu apstrades.

— Lietojot lidzigus preparatus, loti retos gadijumos tika sanemtas zinas par
elpas trakumu bérniem, kas slimo ar astmu.

- Pacientiem ar jutigu gremos$anas sistému péc plasas apstrades var bt
nelabuma sajuta.

- Ja ir paaugstinata jutiba: ar mikstu zobu suku un zobu diegu nonemiet
laku, p&c tam noskalojiet ar siltu Gdeni.

- Arstésanas diena nelietojiet citus preparatus, kas satur fluoridus.

- Péc apstrades ar VOCO Profluorid Varnish + BioMin daZas dienas
partrauciet fluorida tablesu lietoSanu.

— Laku nedrikst norit.

— Misu sniegtie noradijumi un/vai padomi neatbrivo jis no pienakuma
parbaudit musu piegadato preparatu piemérotibu paredzétajam
izmantojumam.

Uzglabasana:
Uzglabat 4 °C - 23 °C temperatlra. Péc deriguma termina beigam vairs
nedrikst lietot.

Utilizacija:
Produkts jautilizé saskana ar vietéjiem administrativajiem noteikumiem.

Pazinosanas pienakums:

Par negadijumiem ar smagam sekam, tadam ka pacienta, lietotaja vai
citu personu nave, parejosa vai ilgsto$a un ievérojama veselibas stavokla
pasliktinaSanas un nopietns risks sabiedribas veselibai, kas rodas vai
varétu bit radies saistiba ar VOCO Profluorid Varnish + BioMin, jazino
uznémumam VOCO GmbH un atbildigajai iestadei.
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Upute za upotrebu
EU Medicinski proizvod

Fluoridni lak za desenzi

zaciju zubi

Opis proizvoda:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin je lak s fluoridima za smanjivanje
preosijetljivosti zubi i tretiranje povrsina cakline i dentina. VOCO Profluorid
Varnish + BioMin prianja na vlazne povrsine i podnosi ostatke vlage i sline.
VOCO Profluorid Varnish + BioMin je suspenzija etanola od kolofonija s
umjetnom aromom i zasladujucéim djelovanjem ksilitola.

Dodatkom proizvoda BioMin oslobadaju se kalcijevi i fosfatni ioni. Ti su ioni
kljucni elementi za oCuvanje zdravlja zubi.

1 ml VOCO Profluorid Varnish + BioMin sadrzi 50 mg natrijevog fluorida
$to odgovara 22,6 mg fluorida.

Indikacije:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin namijenjen je za:
1. tretiranje hiperosjetljivih zubi

2. lijecenje osjetljivih korijenskih povrsina

3. podrzava remineralizaciju

Kontraindikacije:

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin sadrzi kolofonij i umjetnu aromu.
Kod poznatih preosijetljivosti (alergija) na ove sastojke proizvoda VOCO
Profluorid Varnish + BioMin odmah prestati s primjenom.

— VOCO Profluorid Varnish + BioMin se ne smije upotrebljavati kod

pacijenata s gnojnim upalama zubnog mesa ili sluznice.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin nije namijenjen za sustavni tretman.

Ciljna skupina pacijenata:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin se moZe upotrebljavati za sve pacijente
bez ikakvih ograni¢enja s obzirom na dob ili spol.

Svojstva proizvoda:
Radne znacajke proizvoda odgovaraju zahtjevima namijene i vaze¢im
normama za proizvod.

Korisnik:
Proizvod VOCO Profluorid Varnish + BioMin upotrebljava korisnik koji je
profesionalno obrazovan u podrucju stomatologije.

Primjena:
Preporucene doze:
— Lijeéenje pacijenta s mlijeénom denticijom oko 0,25 ml VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
- Lijec pacijenta s mjes ili trajnom d
VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Nanesite tanak sloj sredstva VOCO Profluorid Varnish + BioMin na
tvrdo zubno tkivo. Debeli sloj ¢e se lagano odvojiti i ne osigurava nikakve
terapeutske prednosti.
Prema iskustvu, za cijelo zubalo potrebno je izmedu 0,25 ml i 0,40 ml
sredstva.

oko 0,40 ml

Priprema:

Povrsinu koju Cete tretirati temeljito ocistite od zubnog kamenca. Da biste
postigli optimalan rezultat, s povrsine koju Zelite tretirati morate ukloniti visak
tekucine/slike.

Aplikacija:

Ravnomijerno nanesite VOCO Profluorid Varnish + BioMin na nacin da
je cijela povrsina prekrivena tankim slojem. Navlazite podrucje primjene
(laganim ispiranjem ili prirodnim tijekom sline) kako biste osigurali
stvrdnjavanje sredstva VOCO Profluorid Varnish + BioMin.

Upute, mjere opreza:

— Pacijente treba upozoriti na ¢injenicu da 4 sata nakon tretmana trebaju
izbjegavati krutu hranu, alkohol, ¢i$¢enje zuba te upotrebu zubnog konca.
Lak se moze ukloniti pranjem zubi ili uporabom zubnog konca.

- Kolofonij moZze negativno utjecati na polimerizaciju i prianjanje kompozita.

— U skladu sa svojom svrhom primjene VOCO Profluorid Varnish + BioMin
je liepljive konzistencije. Kod upotrebe tube, ostatci materijala na navojima
mogu dovesti do zaljepljivanja poklopca. Po potrebi krpom koja sadrzi
etanol odistite prljavstinu.

— Pojava edematoznih oteklina, posebno nakon primjene na velikim
povrsinama, je rijetka.

— Kod sli¢nih preparata vrlo rijetko se pojavljuju poteskocée s dizanjem kod
astmatic¢ne djece.

— Kod pacijenata s osjetljivim probavnim sustavom moze nakon veéeg
tretmana doci do mucnine.

— Kod prevelike osjetljivosti: Mekom etkicom za zube i zubnim koncem
uklonite lak, zatim ga isperite toplom vodom.

— Na dan tretmana ne vrSite nikakve druge primjene s preparatima koji
sadrze fluorid.

— Nekoliko dana nakon tretmana sredstvom VOCO Profluorid Varnish +
BioMin ne uzimajte tablete fluorida.

— Ne gutajte lak.

— Bez obzira na naSe upute i/ili savjete, obavezni ste i dalje provjeriti
prikladnost isporucenih preparata za planirane svrhe primjene.

Cuvanje:
Cuvati na 4 °C - 23 °C. Ne upotrebljavati nakon isteka roka trajanja.

Zbrinjavanje:
Proizvod se zbrinjava u skladu s lokalnim propisima.

Obveza izvjescéivanja:
Ozbiline dogadaje kao $to su smrt, priviemeno ili trajno ozbiljno pogorsanje
zdravlja pacijenta, korisnika ili drugih osoba i ozbiljne opasnosti za javno
zdravlje koje mogu nastati ili bi se mogle dogoditi u vezi s proizvodom VOCO
Profluorid Varnish + BioMin trebaju se prijaviti drustvu VOCO GmbH i
nadleznom tijelu vlasti.

Kasutusjuhised
EL Meditsiiniseade

ET

WHCTPYKUMS N0 NPUMEHEHUNIO
EC MepuumHcKoe uspenve

Fluoriidi sisaldav lakk hammaste tundlikkuse vdhend:

Toote kirjeldus:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin on fluoriidi sisaldav lakk hammaste
tundlikkuse véahendamiseks hambaemaili- ja dentiinipindade ravi kdigus. VOCO
Profluorid Varnish + BioMin kinnitub ka niisketele pindadele ja talub
niiskuse ja stlje jaake.

VOCO Profluorid Varnish + BioMin on etanooliga suspensioon kunstliku
I6hnaga kampolist ja magusat maitset andvast ksiilitoolist.

Tanu BioMin lisandile vabanevad kaltsiumi- ja fosfaadiioonid. Need ioonid
on hammaste tervise alustalad.

1 mltoodet VOCO Profluorid Varnish + BioMin sisaldab 50 mg naatriumfluoriidi
22,6 mg fluoriidi kohta.

Naidustused:

VOCO Profluorid Varnish + BioMin on mdeldud:
1. dlitundlike hammaste raviks

2. tundlike juure pealispindade ravi

3. remineraliseerimise toetamine

Vastunéidustused:

- VOCO Profluorid Varnish + BioMin sisaldab kampolit ja kunstlikku
I6hnaainet. Toodet ei tohi kasutada, kui on teada Ulitundlikkus (allergia)
toote VOCO Profluorid Varnish + BioMin koostisosade suhtes.

— Toodet VOCO Profluorid Varnish + BioMin ei tohi kasutada patsientidel,
kelle igemetel v&i suu limaskestal esineb haavandilist poletikku.

- Toode VOCO Profluorid Varnish + BioMin ei ole mdeldud siisteemseks

raviks.

Patsientide sihtriihm:
VOCO Profluorid Varnish + BioMin sobib kasutamiseks kaikidel
patsientidel séltumata nende vanusest voi soost.

Toote toimivusnditajad:
Toote toimivusnaitajad vastavad eesmérgiparase kasutamise nduetele ja
asjakohastele tootenormidele.

Kasutaja:
Toodet VOCO Profluorid Varnish + BioMin tohib kasutada hambaravis
véljadppe saanud professionaalne kasutaja.

Kasutamine:
Soovituslik doos:

- Piimahammastega patsientidel kasutada u 0,25 ml toodet VOCO
Profluorid Varnish + BioMin
- liselt piimat voi jaavh patsientidel
kasutada u 0,40 ml toodet VOCO Profluorid Varnish + BioMin
Kandke dhuke kiht toodet VOCO Profluorid Varnish + BioMin hambale.
Paks kiht tuleb kergelt maha ja ei anna ravieeliseid.
Kogemustele tuginedes jaab koigi hammaste katmiseks vajalik kogus
vahemikku 0,25 ml ja 0,40 ml.

Ettevalmistamine:
Eemaldage to6deldavalt pinnalt pdhjalikult hambakivi. Optimaalse tulemuse
saavutamiseks tuleb Uleliigne vedelik/sllg téddeldavalt pinnalt eemaldada.

Aplitseerimine:

Kandke VOCO Profluorid Varnish + BioMin uhtlaselt peale nii, et kogu
pealispind oleks kaetud Shukese lakikihiga. Niisutage kasutuspinda (kas
kerge loputuse voi loomulikul teel tekkiva siilje abil), tagamaks laki VOCO
Profluorid Varnish + BioMin kinnitumise hambapinnale.

Hoiatused, ettevaatusabinéud:

- Patsiente tuleb teavitada sellest, et 4 tundi parast pealekandmist peab
véltima tahke toidu ja alkoholi tarbimist, hammaste puhastamist ning
hambaniidi kasutamist.

Hambapesu ja hambaniidi kasutamine voib laki eemaldada.

— Kampol vbib méjutada poliimerisatsiooni ja komposiitmaterjalide
kinnitumist.

- Kasutusotstarbe t6ttu on laki VOCO Profluorid Varnish + BioMin
konsistents kleepuv. Toru kasutamisel voivad keermestikul olevad
materjalijadgid kaane kinni kleepida. Vajaduse korral eemaldage mustus
etanooli sisaldava lapiga.

— Harvadel juhtudel on teatatud tursete iimnemisest, eriti just pérast suurtel
pindadel kasutamist.

— Sarnaste preparaatide puhul teavitati vdga harva hingamispuudulikkusest
astmaatiliste laste puhul.

— Tundliku seedesiisteemiga patsientidel vGib suuremahulise kasutamise
puhul esineda iiveldust.

— Uletundlikkuse korral: Eemaldage lakk pehme hambaharja ja hambaniidiga,
loputage viimaks sooja veega.

— Ravipéeval ei tohi labi viia edasisi protseduuri fluoriidi sisaldavate
preparaatidega.

- Fluoriiditablettide votmine tuleks pérast ravi lakiga VOCO Profluorid
Varnish + BioMin mdneks pédevaks katkestada.

— Laki allaneelamine keelatud.

— Meie markused ja/véi nduanded ei vabasta teid kohustusest kontrollida
meilt teile saadetud preparaate plaanitud rakenduseesmarkideks sobivuse
suhtes.

Hoiustamine:
Séilitada temperatuuril 4-23 °C. Pérast aegumistahtaega mitte kasutada.

Jaatmekaitlus:
Toote jadtmekaitlus toimub vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Teatamiskohustus:

VOCO GmbH-d ja asjakohaseid ametiasutusi tuleb teavitada sellistest
toote VOCO Profluorid Varnish + BioMin kasutamisega seotud rasketest
juhtumitest nagu surm, patsiendi, kasutaja v6i muu personali ajutine voi
plsiv terviseseisundi halvenemine ja suur oht rahvatervisele.

' ®dTopuaocoaer i nak ans o 3y60B
OnucaHue matepuana:
VOCO Mpocnyop + sBnsieTcs propuaocoaepalLMmM 1akom

ANs peceHcmbunmsauun 3y6oB npy o6paboTke NOBEPXHOCTEN aManu 1 AeHTUHA.
VOCO Mpodcnyopug Bapuuiu + BUOMUH NpunnnaeT K BNaXKHbIM NOBEPXHOCTSIM
1 SIBNSETCS TONEPAHTHBIM K NPUCYTCTBUIO OCTATKOB BN1arkt 1 CAIoHbI.

VOCO Mpodnyopua BapHuw + BuoMuH siBnsieTcsi 9TaHONOBOW CycneHsuen
KaHNONM C UCKYCCTBEHHBIM apOMaTU3aTOPOM 1 MOACNACTUTENEM KCUIUTOM.
Mpwu pgo6asnexnn BrioMuHa BbICBOGOXAAIOTCA MOHBI KanbLms 1 hoccopa.

DTN MOHbI SBASIOTCS HEOGXOAMMBIMU COCTABASIOWMMU ANs NOAAEPXKAaHUS
3[0POBOTO COCTOSIHMS 3yGOB.

1 mn VOCO MNpodnyop + cofiepXuT 50 Mr chTopuaa HaTpus,
COOTBETCTBYIOWWX 22,6 M (pTOpa.

MokasaHus K NPUMEHeHUIO:

VOCO Mpodcnyop! + npep

1. [ns neyveHnsi rmnep4yBCTBUTENbHBIX 3y60B
2. JleyeHue Npun 4yBCTBUTENBLHOCTU NMOBEPXHOCTEN KOPHEl
3. lMoppep>xka pemuHepanusauun

MpoTusonokasaHus:

- VOCO TMpodnyopuna BapHuw + BuoMuH copepxut kaHudonb wu
WNCKYCCTBEHHbIi apomaTusatop. CrnefyeT oTkasaTtbesi OT nNpumeHeHns VOCO
MNpodnyop + npu rUnNepYyBCTBUTENBHOCTI
(anneprum) K 3TUM KOMMOHEHTaM.

— VOCO nMpodnyopun Bapuuw + BMOMUH He MpUMeHsTb y MauMEHTOB C

S3BEHHBIMI BOCMIANEHNSIMI IECHbI UM CIN3NCTbIX NMOBEPXHOCTEN NONoCTy.

VOCO Mpodnyopua + He npepy AN CUCTEMHOIO

neyeHus.

LleneBas rpynna naumeHToB:
VOCO Mpodcdnyopun BapHuw + BMOMUH MOXET NPUMEHATLCA Yy o6bIX
nauveHToB, 6e3 orpaHeHIii Mo BO3PacTy Uu NONOBOI NPUHAANEXHOCTU.

XapakTepucTuku matepuana:

XapaKTepucTuku maTepuana COOTBETCTBYIOT TPEGOBAHUSM, NPEABLABASEMbIM K
M3[1eNNsiM AaHHOIO LieNleBOro Ha3HayeHWsi, a Takxke TPeGOBaHNsAM CTaHAapToB,
PacnpOCTPaHSIOLMXCA Ha flaHHOe U3fenve.

Monb3osartens:
Wcnonb3osate VOCO Mpodnyopua + paspeLlaeTcs ToNbKO
NpoheccroHanbHoO KBanMdULMPOBaHHbLIM B 061aCTV CTOMATONOMN COTPYAHUKAM.

MpumexeHue:

PekomeHyemas 403MPOBKa:
— [Ans ne4YeHus NauueHTOB BO BPEMEHHOM npukyce ok. 0,25 mn VOCO
Mpocnyopup Bapuuw + BuoMuH
- [Ans neyeHns NauUeHToB B nnm noc pUKy
VOCO Mpodnyopup BapHuw + BuoMun
HaHecute VOCO Mpodnyopua Bapuuw + BUOMMH TOHKMM crnoem Ha
TBepAble TKaHu 3y6a. TONCTBLINA COV MNEHKM NErko YAANsSeTcsi N He okasbiBaeT
TepaneBTU4ecKoro adekra.
MpakTuka NokasbiBaeT, HTO HEOGXOANMOE KONMHYECTBO Mpenaparta fns MosiHoro
npukyca coctasnset ot 0,25 mn ao 0,40 mn.

0k 0,40 Mn

MoproToBka:

O6pabaTbiBaeMble y4acTKU TLWATENbHO OYMCTUTL OT 3Y6HOro KamHs. [ns
[OCTVXKEHNS ONTUManbHOro pesynbTata yfanuTe C 06pabaTbiBaeMblx
NOBEPXHOCTEN M3BLITKI BNArh/CIIioHbI.

Hanecenue:

PasHomepHo HaHecTn VOCO Mpochnyopi + Ao nony
TOHKOW MNEHKW Ha BCeli NOKPbIBAEMO MOBEPXHOCTU. YBNaXXHWUTL o6pabaTbiBaemyio
MOBEPXHOCTL (METKVM NPOMbIBaHNEM U GNarofapsi €CTECTBEHHOMY MOMaaaHuio
CrtoHbI), 4TOGbI 06ecneunTb 3acTeisaHne VOCO Mpodnyopua BapHuw + BuoMuH.

y mepbl Npea n:

— MPOVHCTPYKTUpOBaTL MaLMEeHTOB B TOM, YTO B TeyeHue 4 4acos nocne
npoBefeHns 06paboTKN HEOGXOAUMO UCKMIOUNTL yrnoTpe6neHne TBepaoii nuLw,
aNKoroNsi, YNCTKY 3y60B, UCMONBE30BAHINE 3YGHON HUTU.

JNak MoXeT 6bITb YAaNéH YACTKOR 3y60B U NPUMEHEHNEM 3YGHON HUTH.

- KaHnhonb MOXeT okasbiBaTb OTPULATESBHOE BAUSHUE Ha MONMMEPU3aLMIo 1
afIreanio KOMMO3NTOB.

— B cooTBeTcTBUM CO CBOUM VOCO nMMpodnyopua +
BuoMwuH o6napaeT nunkoi koHcucTeHumen. OcTaTku maTepuana Ha pesbbe
TIO6UKa MOryT MPUBOAUTL K MpUAUMNaHWio Konnayka. Mpu HeobxoauMocTy,
3arpsi3HeHNsi CnefyeT yAanuTh candeTKom, MPONUTaHHO ATaHOMOM.

- B peakux cnydasix coo6Lianock 06 OTEHHbIX MPOSIBAEHUSX, OCOGEHHO nocne
VCMONB30BaHNS Ha GOMbLIMX y4acTKax.

— TNpu NPUMEHEHN CONOCTaBUMbIX MPENapaTos cooGLIAnoch O KpaiiHe pemKnx
Cny4asnx BO3HKHOBEHWS OfIbILLKY Y IETei, CTPaAAoLLNX acTMOIA.

— Y NaumMeHTOB C YyBCTBUTENBLHON NULLIEBAPUTENLHON CUCTEMON Nocne 06paboTkn
06LIJI/Ile:IX Y4aCTKOB BO3MOXXHO NosiBNEHNE TOWHOTbI.

— MpY HaNMYMN NOBBILLIEHHO HYBCTBUTENLHOCTU: YAANUTH flak C NOMOLLbIO MSIFKOi
3YGHOI LLETKW 1 3yGHOIA HUTW, B 3aK/OYEHNe NPOMbITb TEMMOW BOAON.

- B fieHb NpoBeaeHsi NPOLIeflyPbl HE UCMONB30BATH ApYyrie (hTopugocoaepXalune
npenaparei.

— Mocne nposepeHus neverns nakom VOCO Mpodnyop + Ha
HECKO/bKO [IHelt MPUOCTaHOBWTL NPpYeM TabneToK, CoaepXallmx hTopua.

- Jlak He rnotarb.

- Hawm ykasaHus w/unu pekomMeHpaumn He ocBoGoXaaloT Bac oT nposepku
MOCTaBNSIEMbIX HaMi MPenapaTtoB Ha WX MPUrOAHOCTb K UCMOSMb30BaHWMIO B
COOTBETCTBYIOLNX LIENSIX.

XpaHeHue:
XpaHuTtb npu Temnepatype ot 4 °C po 23 °C. Nocne UCTEYeHUs CpoKa rofHOCTH
maTepuan 6onbliie He NPUMEHSATb.

Ytunusauus:
Martepuan yTuiuaupoBaTe B COOTBETCTBUN C MECTHBIMU O(ULNANEHBIMI
npean1caHnsmMn.

06s3aTenbHOE U3BELYEHNE:

060 Bcex cepbesHbIX MOGOYHbIX MPOUCLLECTBUSX, TakUX Kak CMepTb, Cepbe3Hoe
YXY/LIEHNe COCTOSHWS 3[0POBbS MauMeHTa Nonb3oBaTens Wau Apyrux nuu B
TeyeHUe [TENLHOTO U KOPOTKOrO MEpuoAa BPEMEHM, @ TakxKe O Cepbe3HON
Yrpo3e 06LIECTBEHHOMY 3[10POBbIO, KOTOPbIE MPOUBOLLIN U MOFAN Gbl IPOU3ONTH
B CBSi3N C np VOCO nMpodnyopun + cnegyet
coo6wark B komnaHuio VOCO GmbH 1 B KOMMETEHTHble opraHbl.
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