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Then complete the layering with a restorative composite in accordance with the 
manufacturer’s specifications.
The attached application tip is intended for single use only. Remove it after use 
and seal the syringe again tightly with its original cap. The use of a protective 
barrier is recommended to protect the syringe against contamination with bodily 
fluids, dirt from hands or oral tissue.

Light-curing:
Conventional polymerisation devices are suitable for light-curing the material. 
The curing time and maximum layer thickness is as follows when using an LED-/
halogen light with a minimum light-output of 500 mW/cm²:

Table 2: Maximum layer thicknesses and curing times of individual colours.

Colour Maximum layer thickness Curing time

White

0.5 mm 20 s
Blue

Yellow

Orange

Brown 0.3 mm 20 s

Hold the light emission tip of the device as close as possible to the surface of 
the filling. Otherwise, the curing depth may be reduced. Incomplete curing may 
lead to discolouration and discomfort.

Warnings, precautionary measures:
–	� Phenolic substances, especially products containing eugenol and thymol, lead 

to curing failures in restorative composites. Consequently, the use of zinc oxide/
eugenol cements or other materials containing eugenol should be avoided in 
combination with restorative composites.

–	� Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking that 
the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

Constituents (in descending order according to content):
Barium aluminium borosilicate glass, TEGDMA, BisGMA, UDMA, fumed silicia, 
HEDMA, initiators, stabilisers, pigments

Storage instructions and application method:
Storage at 4°C-23°C. Seal the syringes immediately after removing the 
material in order to avoid exposure to light and subsequent polymerisation. 
Do not use after the expiry date. 

Disposal:
Dispose of the product in accordance with local regulations.

Reporting obligation:
Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of 
a patient’s, user’s or other person’s health condition and a serious risk to public  
health that arise or could have arisen in association with the use of FinalTouch must 
be reported to VOCO GmbH and the responsible authority.

Note:
The Summary of Safety and Clinical Performance of FinalTouch can 
be found in the European database on medical devices (EUDAMED –  
https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Detailed information can also be found at 
www.voco.dental.

Produktbeschreibung:
FinalTouch ist ein lichthärtendes Composite zur individuellen Farbcharakterisierung 
von direkten und indirekten Composite Restaurationen und zur Abdeckung von 
Verfärbungen der Zahnhartsubstanz.
FinalTouch wird unter bzw. zwischen die Schichten von Composite-Restau-
rationsmaterial appliziert. FinalTouch enthält 38 - 40 Gew.-% anorganische 
Füllstoffe in einer Methacrylatmatrix.

Farben:
weiß, blau, gelb, orange, braun

Tabelle 1: Erhältliche Farben und deren mögliche Anwendungen.

Farbe Mögliche AnwendungenMögliche Anwendungen

Weiß –	� Nachahmung von Schmelzflecken, Kalkflecken und White  
Spots

– 	 Nachahmung von Halo-Effekten
–	 Akzentuierung von Höckern und Wülsten
–	 Abdeckung von verfärbter Zahnhartsubstanz

Blau –	� Nachahmung  von transluzenten Schmelzarealen und  
opaleszenten Bereichen

Gelb,
orange

–	 ��Nachahmung  von Verfärbungen des ZahnhalsbereichesNachahmung  von Verfärbungen des Zahnhalsbereiches
– 	 Betonung des Dentinkerns – 	 Betonung des Dentinkerns 
– 	 Akzentuierung von Fissuren – 	 Akzentuierung von Fissuren 
– 	� Nachahmung von individuellen Schmelzcharakteristika– 	� Nachahmung von individuellen Schmelzcharakteristika

Orange,
braun

–	� Nachahmung von Schmelzrissen und Fissurenverfärbungen

Indikationen:
–	 Individuelle Charakterisierung von direkten und indirekten Composite- 
	 Restaurationen
– 	Farbliche Abdeckung von Zahnverfärbungen
– 	Charakterisierung von chairside CAD/CAM-Veneers

Kontraindikationen:
FinalTouch enthält Methacrylate und BHT. Bei bekannten Überempfindlichkeiten 
(Allergien) gegen diese Inhaltsstoffe von FinalTouch ist auf die Anwendung zu 
verzichten.

Patientenzielgruppe:
FinalTouch kann für alle Patienten ohne Einschränkung hinsichtlich ihres  
Alters oder Geschlechts angewendet werden.   

Leistungsmerkmale:
Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der 
Zweckbestimmung und den einschlägigen Produktnormen. 

Anwender:
Die Anwendung von FinalTouch erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin 
ausgebildeten Anwender. 

Anwendung:

Vorbereitung:
Vor der Anwendung Material auf Raumtemperatur bringen. Für aus-
reichende Trockenlegung sorgen. Zu behandelnde Zähne und/oder 
Restaurationen reinigen. FinalTouch wird zusammen mit lichthärtenden 
Füllungscompositen und Adhäsiven angewendet. Zahnhartsubstanz 
bzw. vorhandene Substratoberfläche gemäß Gebrauchsinformation 
des verwendeten Füllungscomposites/Adhäsivs vorbehandeln.

Applikation von FinalTouch:
FinalTouch kann direkt mit den beiliegenden Metallkanülen auf das  
Restaurationsmaterial aufgebracht oder aus der Spritze entnommen und mit 
einem feinen Pinsel/einer feinen Sonde/einem dünnen Wurzelkanalinstrument 
appliziert werden.

Zur Abschwächung der Farbintensität kann die gewünschte FinalTouch Farbe 
vor der Anwendung mit einem transluzenten Composite-Flow Material (z.B. 
GrandioSO Flow Inzisal) luftblasenfrei vermischt werden.

A)	 Farbcharakterisierung von direkten Composite-Restaurationen:
Anwendung von FinalTouch bei der Füllungslegung:
1.	 Verarbeitung des Füllungscomposites gemäß Herstellerangaben.
2. 	FinalTouch kann bei flächiger Anwendung direkt während der 
	 Schichtung des Composites appliziert und überschichtet werden. 
	 Um Schmelzrisse und Fissurenverfärbungen darzustellen eine feine Kerbe 
	 an die gewünschte Stelle in die letzte Compositeschicht modellieren und 
	 die entsprechende FinalTouch Farbe direkt aus der Kanüle oder mit einem 
	 passenden Instrument in die Kerbe einlegen und aushärten. 
Angaben zur Polymerisationszeit und maximaler Schichtdicke beachten 
(Tabelle 2). Es ist darauf zu achten, dass die letzte Schicht aus Füllungscomposite 
besteht.
Nachträgliches Einlegen von FinalTouch:
Bei der Charakterisierung älterer Füllungen können auch nachträglich  
Charakterisierungsmuster eingeschliffen werden. Anschließend mit 
Wasser reinigen und mit öl- und wasserfreier Luft trocknen. Nach 
Trocknung ein geeignetes Adhäsiv gemäß Herstellerangaben auftragen 
und lichthärten. Anschließend kann die gewünschte Farbe in das vorbereitete 
Muster eingelegt und entsprechend den Angaben zur Belichtungszeit, 
zur Lichtintensität und zur maximalen Schichtdicke polymerisiert werden  
(Tabelle 2). FinalTouch muss mit einem geeigneten Füllungscomposite 
überschichtet werden.

B) Farbcharakterisierung von indirekten Composite-Restaurationen:
Analog zum Verfahren bei direkten Composite-Restaurationen kann  
FinalTouch während der Schichtung von Inlays oder Onlays eingesetzt 
werden. Ebenso können nachträglich Charakterisierungsmuster in bereits 
ausgehärtete Restaurationen (z.B. CAD/CAM-Composite Restaurationen) 
eingelegt und polymerisiert werden. FinalTouch muss mit einem geeigneten 
Füllungscomposite überschichtet werden.

C) Farbcharakterisierung von chairside CAD/CAM-Veneers:
Nach der Anpassung des Veneers und anschließender Reinigung und 
Konditionierung gemäß Herstellerangaben eine dünne Schicht eines 
lichthärtenden Adhäsivs auf die Innenfläche auftragen. Mittels Luftstrom 
verblasen und anschließend gemäß Herstellerangaben polymerisieren. 
Die gewünschte Farbe anschließend sehr dünn auftragen, da sonst die Passung 
des Veneers sowie das äußere Erscheinungsbild negativ beeinflusst werden 
können. FinalTouch gemäß der Angaben in Tabelle 2 polymerisieren und das 
Veneer nach Herstellerangaben eingliedern.

D) Farbcharakterisierung von Kunststoffzähnen:
Nach dem Einschleifen eines Charakterisierungsmusters in den Kunst-
stoffzahn dessen Oberfläche mit einem geeigneten, lichthärtenden 
Haftvermittler für künstliche Zähne behandeln. Gewünschte Farbe in das 
Charakterisierungsmuster einlegen und polymerisieren.  Anschließend mit 
Füllungscomposite überschichten und polymerisieren.

E) Farbliche Abdeckung von Zahnverfärbungen:
Vor der Anwendung von FinalTouch zur farblichen Abdeckung von Zahn-
verfärbungen muss die präparierte Kavität mit einem geeigneten Adhäsiv 
gemäß Herstellerangaben vorbehandelt werden. Anschließend weiß oder eine 
Abmischung aus weiß und orange in für ausreichende Abdeckung notwendiger 
Schichtdicke mit einem Pinsel oder einem anderen passenden Instrument 
applizieren und aushärten. Maximale Schichtdicken siehe Tabelle 2. Danach 
die Schichtung mit einem Füllungscomposite gemäß Herstellerangaben 
abschließen.
Die aufgesetzte Applikationskanüle dient nur dem Einmalgebrauch. Diese nach 
Gebrauch abnehmen und die Spritze mit der Originalkappe fest verschließen. 
Um die Spritze vor Kontamination durch Körperflüssigkeiten oder verschmutzten 
Händen oder oralem Gewebe zu schützen, wird die Verwendung einer 
Schutzbarriere empfohlen.

Lichthärtung:
Zur Lichthärtung des Materials sind handelsübliche Polymerisationsgeräte 
geeignet. Die Aushärtezeit und maximale Schichtdicke beträgt bei Verwendung 
einer LED-/Halogenlampe mit einer Lichtleistung von mindestens 500 mW/cm².

Tabelle 2: Maximale Schichtdicken und Belichtungszeiten der einzelnen 
Farben.

Farbe maximale Schichtdicke Belichtungszeit

Weiß

0,5 mm 20 s
Blau

Gelb

Orange

Braun 0,3 mm 20 s

Das Lichtaustrittsfenster der Lampe so nah wie möglich an die Füllungsober- 
fläche bringen, sonst ist mit einer schlechteren Durchhärtung zu rechnen. Eine 
ungenügende Aushärtung kann zu Verfärbungen und Beschwerden führen.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen:
–	� Phenolische Substanzen, insbesondere eugenol- und thymolhaltige Präparate 

führen zu Aushärtungsstörungen der Füllungskunststoffe. Die Verwendung 
von Zinkoxid-Eugenol Zementen oder anderer eugenolhaltiger Werkstoffe in 
Verbindung mit Füllungskunststoffen ist daher zu vermeiden.

–	� Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns 
gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungs-
zwecke zu prüfen.

Zusammensetzung (nach absteigendem Gehalt):
Bariumaluminiumborosilikatglas, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogenes 
Sliciumdioxid, HEDMA, Initiatoren, Stabilisatoren, Farbpigmente

Lager- und Anwendungshinweise:
Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Spritzen nach der Materialentnahme sofort ver- 
schließen, um Lichteinwirkung und dadurch bedingte Polymerisation zu verhindern. 
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. 

Entsorgung:
Entsorgung des Produkts gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht:
Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorübergehende oder 
dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines 
Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwerwiegende Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit FinalTouch aufgetreten 
sind oder hätten auftreten können, sind der VOCO GmbH und der zuständigen 
Behörde zu melden.

Hinweis:
Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für FinalTouch 
sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED –  
https://ec.europa.eu/tools/eudamed) hinterlegt. Ausführliche Informationen finden 
Sie auch unter www.voco.dental.

Product description:
FinalTouch is a light-curing composite for individual shade characterisation  
of direct and indirect composite restorations and masking of dental hard  
tissue discolourations. 
FinalTouch is applied underneath/between the layers of restorative composite. 
FinalTouch contains 38 - 40 % w/w inorganic fillers in a methacrylate matrix.

Colours:
white, blue, yellow, orange, brown

Table 1: Available colours and their possible applications.

Colour Possible applications

White –	�� Reproduction of enamel opacities, calcium deposits and  
white spots

–	 Reproduction of halo effects 
– 	 Accentuation of cusps and ridges 
– 	 Masking of discoloured dental hard tissue

Blue –	 Reproduction of translucent enamel areas and opalescent  
	 regions

Yellow,
orange

–	 ��Reproduction of discolourations around the neck of the tooth
– 	 Highlighting of dentine core 
– 	 Accentuation of fissures 
– 	 Reproduction of individual enamel characteristics

Orange,
brown

–	 Reproduction of enamel cracks and fissure discolourations

Indications:
–	 Personalised characterisation of direct and indirect composite restorations 
– 	 Masking of tooth discolourations
– 	 Characterisation of chairside CAD/CAM veneers

Contraindications:
FinalTouch contains methacrylate and BHT. FinalTouch should therefore not be 
used in patients with a known hypersensitivity (allergy) to these ingredients.

Patient target group:
FinalTouch is suitable for use in all patients without any age or gender restrictions.   

Performance features:
The product’s performance features satisfy the requirements of the intended use 
and the relevant product standards. 

User:
FinalTouch should only be used by a professionally trained dental practitioner. 

Use:
Preparation:

Allow the material to reach room temperature before use. Ensure 
that the working field is sufficiently dry. Clean the teeth and/or restorations 
to be treated. FinalTouch is used together with light-curing restorative 
composites and adhesives. Pre-treat the dental hard tissue and existing 
substrate surface in accordance with the instructions for use of the restorative 
composite/adhesive used. 

Application of FinalTouch:
FinalTouch can be applied directly to the restorative using the metal cannulas  
supplied, or it can be removed from the syringe and applied with a fine brush/
probe or thin root canal instrument.
If lower colour intensity is required, the selected FinalTouch colour can be mixed 
with a translucent composite flow material (e.g., GrandioSO Flow Incisal) before 
use, ensuring that no air bubbles are formed in the process.

A)	 Shade characterisation of direct composite restorations:
Using FinalTouch when placing fillings:
1.	 Application of restorative composite as per manufacturer’s specifications.
2.	 To spread FinalTouch over a surface area, it can be applied and 
	 and covered directly when layering the composite. To reproduce 
	 enamel cracks and fissure discolourations, mould a fine notch at the 
	 required point in the final composite layer, insert the corresponding 
	 FinalTouch colour into the notch directly from the cannula or with a 
	 suitable instrument, and cure it. 
Pay attention to the specifications concerning the curing time and maximum 
layer thickness (table 2). Ensure that the top layer is always the restorative  
composite. 
Subsequent insertion of FinalTouch:
When characterising older fillings, it is also possible to cut in characterisation 
patterns at a later stage. Then clean with water and dry with moisture-free 
and oil-free air. Once dry, apply and light-cure a suitable adhesive in 
accordance with the manufacturer’s specifications. The required colour 
can then be inserted into the prepared pattern and cured in accordance 
with the specifications for curing time, light intensity and maximum layer 
thickness (table 2). FinalTouch needs to be covered with a suitable restorative 
composite.	

B) Shade characterisation of indirect composite restorations:
Corresponding to the procedure for direct composite restorations, 
FinalTouch can be inserted when layering inlays or onlays. It is also possible 
to insert and cure characterisation patterns at a later stage in restorations which 
are already polymerised (e.g. CAD/CAM composite restorations). FinalTouch 
needs to be covered with a suitable restorative composite.

C) Shade characterisation of chairside CAD/CAM veneers:
Following adaptation of the veneer and subsequent cleaning and  
conditioning as per manufacturer’s specifications, a thin layer of a light-
curing adhesive is applied to the inner surface. This is then dried with an air 
stream before being polymerised in accordance with the manufacturer’s 
specifications. The selected colour is then applied in a very thin layer, as it 
could otherwise have a negative effect on the fit of the veneer or its external 
appearance. Cure FinalTouch in accordance with the specifications in table 2 
and fit the veneer as per the manufacturer’s specifications. 

D) Shade characterisation of acrylic teeth:
Once you have cut a characterisation pattern into the acrylic tooth, treat its  
surface with a suitable light-curing bonding agent for acrylic teeth.  
Insert the desired colour into the characterisation pattern and cure it. Then cover 
with restorative composite and polymerise. 

E) Masking of tooth discolourations:
Before using FinalTouch to mask tooth discolourations, the prepared cavity 
needs to be pre-treated with a suitable adhesive in accordance with the 
manufacturer’s specifications. Then apply white or a mixture of white and orange, 
in the layer thickness necessary for sufficient masking, with a brush or another 
suitable instrument and cure it. See table 2 for maximum layer thicknesses. 
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Description du produit :
FinalTouch est un matériau composite photopolymérisable destiné à 
la caractérisation chromatique individuelle de restaurations directes et 
indirectes en matériau composite et au camouflage de décolorations des  
tissus dentaires. FinalTouch s’applique sous/entre les couches de matériau 
composite de restauration. FinalTouch contient 38 à 40 % (en masse) de charges 
inorganiques noyées dans une matrice de méthacrylate.

Teintes :
blanc, bleu, jaune, orange, marron

Tableau 1 : teintes disponibles et applications possibles.

Teintes Applications possibles

Blanc –	� Reproduction de taches sur l’émail, de dépôts calcaires et 
de taches blanches (« white spots »)

– 	 Reproduction d’effets de halo
–	 Accentuation de cuspides et mamelons
–	 Recouvrement de décolorations dans les tissus dentaires

Bleu – �Reproduction de zones d’émail translucides et de zones 
opalescentes

Jaune,
orange

–	 ��Reproduction de décolorations au niveau du collet de la dentReproduction de décolorations au niveau du collet de la dent
– 	 Accentuation du noyau de dentine – 	 Accentuation du noyau de dentine 
– 	 Accentuation de fissures – 	 Accentuation de fissures 
– 	� Reproduction de caractéristiques individuelles de l’émail– 	� Reproduction de caractéristiques individuelles de l’émail

Orange,
marron

–	�� Reproduction de fissures dans l’émail et de décolorations 
dans les fissures

Indications :
–	 Caractérisation individuelle de restaurations directes et indirectes en matériau  
	 composite
– 	 Camouflage coloré de dyschromies
– 	 Caractérisation de facettes prothétiques CFAO réalisées au fauteuil

Contre-indications :
FinalTouch contient des méthacrylates et du BHT. Ne pas appliquer FinalTouch en 
cas d’hypersensibilités connues (allergies) à ces composants.

Groupe cible de patients :
FinalTouch peut être utilisé pour tous les patients, tous âges et sexes confondus.   

Caractéristiques de performances : 
Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux critères exigés 
par sa destination et aux normes applicables. 

Utilisateurs :
L’application de FinalTouch est réservée aux utilisateurs ayant reçu une formation 
professionnelle en médecine dentaire. 

Utilisation :

Préparation :
Mettre le matériau à température ambiante avant l’application. Veiller à 
garantir une mise à sec suffisante. Nettoyer les dents et/ou les restaurations 
à traiter. FinalTouch s’utilise en association avec des composites 
d’obturation et adhésifs photopolymérisables. Préparer les tissus  
dentaires ou la surface du substrat existant conformément au mode d’emploi du 
composite d’obturation/de l’adhésif utilisé. 

Application de FinalTouch :
FinalTouch peut être directement appliqué sur le matériau de 
restauration à l’aide des canules métalliques fournies ou être prélevé de la  
seringue pour être appliqué à l’aide d’un pinceau fin/d’une sonde fine/d’un 
instrument fin pour le traitement des canaux radiculaires.
Si l’intensité de la couleur doit être atténuée, il est possible de mélanger 
avant l’application la teinte choisie de FinalTouch avec un matériau 
composite fluide translucide (p. ex. GrandioSO Flow incisal), en évitant la  
formation de bulles d’air.

A)	 Caractérisation chromatique de restaurations directes en matériau  
	 composite : 

Application de FinalTouch lors de la mise en place de l’obturation :
1.	 Mise en œuvre du composite d’obturation selon les instructions du  
	 fabricant.
2.	 Pour l’utilisation sur une surface donnée, FinalTouch peut être appli- 
	 qué et recouvert directement pendant la stratification du matériau  
	 composite. Pour reproduire des fissures dans l’émail et des 
	 décolorations dans les fissures, modeler une petite entaille dans la 
	 dernière couche de matériau composite à l’endroit souhaité, insérer 
	 la teinte FinalTouch correspondante dans l’entaille directement à 
	 partir de la canule ou à l’aide d’un instrument approprié, puis durcir. 
	 Se conformer aux indications concernant le temps d’exposition et  
	 l’épaisseur maximale des couches (tableau 2). Veiller à ce que la  
	 dernière couche appliquée soit toujours une couche de composite  
	 d’obturation.
Insertion ultérieure de FinalTouch :

Pour la caractérisation d’anciennes obturations, il est possible de 
meuler des motifs de caractérisation ultérieurement. Les nettoyer  
ensuite à l’eau et les laisser sécher à l’air sec et exempt d’huile. 
Après le séchage, appliquer un adhésif approprié conformément aux 
instructions du fabricant et photopolymériser. La teinte choisie peut 
ensuite être insérée dans le motif préparé et polymérisée conformément 
aux indications relatives au temps d’exposition, à l’intensité lumineuse 
et à l’épaisseur maximale de couche (tableau 2). FinalTouch doit être  
recouvert d’un composite d’obturation approprié.	  

B)	Caractérisation chromatique de restaurations indirectes en matériau  
	 composite :

Comme pour les restaurations directes en matériau composite,  
FinalTouch peut également être utilisé pendant la stratification d’inlays 
ou d’onlays. De même, des motifs de caractérisation peuvent être 
ultérieurement insérés et polymérisés dans des restaurations déjà durcies  
(p. ex. restaurations CFAO en matériau composite). FinalTouch doit être 
recouvert d’un composite d’obturation approprié. 

C)	Caractérisation chromatique de facettes prothétiques CFAO réalisées au  
	 fauteuil :

Après l’adaptation de la facette prothétique, suivie du nettoyage et du 
conditionnement conformément aux instructions du fabricant, appliquer une 
mince couche d’adhésif photopolymérisable sur la surface intérieure. Sécher 
par soufflage d’air, puis polymériser conformément aux instructions du fabricant.
Appliquer ensuite une couche très mince de la teinte souhaitée, car, sinon, 
cela pourrait avoir un impact négatif sur l’adaptation de la facette prothétique 
ainsi que sur l’aspect extérieur. Polymériser FinalTouch conformément aux 
indications contenues dans le tableau 2 et mettre en place la facette prothétique 
selon les instructions du fabricant.

D) Caractérisation chromatique de dents synthétiques :
Après le meulage d’un motif de caractérisation dans la dent synthétique, en 
traiter la surface avec un agent de pontage photopolymérisable approprié 
pour dents synthétiques. Mettre en place la teinte souhaitée dans le motif de 
caractérisation et polymériser. Recouvrir ensuite d’un composite d’obturation 
et polymériser. 

E) Camouflage coloré de dyschromies :
Avant d’utiliser FinalTouch pour camoufler avec de la couleur les dyschromies, la 
cavité préparée doit être prétraitée à l’aide d’un adhésif approprié conformément 
aux instructions du fabricant. 

À l’aide d’un pinceau ou de tout autre instrument approprié, appliquer ensuite 
une couche suffisante de blanc ou d’un mélange de blanc et d’orange, puis 
durcir. Pour connaître les épaisseurs de couche maximales, se reporter au 
tableau 2. Ensuite, terminer la stratification par un composite d’obturation 
conformément aux instructions du fabricant.
La canule d’application est un article à usage unique. La retirer après emploi et 
bien refermer la seringue avec son bouchon d’origine. Il est recommandé d’avoir 
recours à une barrière protectrice afin de protéger la seringue de contaminations 
par des fluides corporels, des mains sales ou des tissus bucco-dentaires.

Photopolymérisation :
Le matériau peut être photopolymérisé avec les dispositifs de polymérisation 
courants. La durée de durcissement et les épaisseurs de couche maximales en 
cas d’utilisation d’une lampe LED/halogène dont la puissance lumineuse atteint 
au moins 500 mW/cm² sont indiquées dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : épaisseurs de couche maximales et temps d’exposition des 
différentes teintes.

Teinte Épaisseur de couche 
maximale Temps d’exposition

Blanc

0,5 mm 20 s
Bleu

Jaune

Orange

Marron 0,3 mm 20 s

Mettre la source de lumière le plus proche possible de la surface de l’obturation, 
autrement la profondeur de polymérisation est réduite. Une polymérisation 
insuffisante peut conduire à une altération des teintes et à des irritations.

Remarques, précautions :
–	� Les préparations contenant des substances phénoliques, particulièrement à base 

d’eugénol et de thymol, gênent la prise des résines. L’utilisation de ciments oxyde 
de zinc eugénol ou d’autres matériaux eugénolés en combinaison avec les résines 
est par conséquent à éviter.

–	� Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier que les 
préparations que nous avons livrées correspondent à l’utilisation envisagée.

Composition (par teneur décroissante) :
Verre d’aluminoborosilicate de baryum, TEGDMA, BisGMA, UDMA,  dioxyde de 
silicium pyrogéné, HEDMA, initiateurs, stabilisateurs, pigments colorés

Consignes de stockage et d’utilisation :
Stocker à une température entre 4 °C à 23 °C. Refermer immédiatement après 
l’usage les seringues afin d’éviter une action de la lumière pouvant provoquer une 
polymérisation. Ne plus utiliser le produit après la date de péremption. 

Élimination :
Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Déclaration obligatoire :
Signaler impérativement à la société VOCO GmbH et à l’autorité compétente tout 
incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou permanente, 
de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne, ou une 
menace grave pour la santé publique, survenu ou qui aurait pu survenir en rapport 
avec FinalTouch.

Remarque :
Vous trouverez des rapports sommaires sur la sécurité et la performance clinique 
de FinalTouch dans la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux 
(EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Des informations détaillées sont 
également disponibles sur www.voco.dental.

Descripción del producto:
FinalTouch es un composite fotopolimerizable para la caracterización  
cromática individual de restauraciones con composite directas e indirec-
tas y para el recubrimiento de pigmentaciones de la substancia dental dura.  
FinalTouch se aplica debajo de o entre las capas de composite de restauración. 
FinalTouch ofrece un contenido de relleno inorgánico del 38 - 40 % del peso en 
una matriz de metacrilato.

Colores:
blanco, azul, amarillo, naranja, marrón

Tabla 1: Colores disponibles y sus aplicaciones posibles.

Color Aplicaciones posibles

Blanco –	� Imitación de manchas del esmalte, manchas de calcificación 
y manchas blancas

– 	 Imitación de «efectos halo»
–	 Resaltado de cúspides y crestas
–	 Recubrimiento de pigmentaciones de la substancia dental dura

Azul –	� Imitación de áreas de esmalte translúcidas y zonas opales-
centes

Amarillo, 
naranja

–	 ��Imitación de pigmentaciones de la zona cervicalImitación de pigmentaciones de la zona cervical
– 	 Realzado del núcleo de dentina – 	 Realzado del núcleo de dentina 
– 	 Resaltado de fisuras – 	 Resaltado de fisuras 
– 	� Imitación de características individuales del esmalte– 	� Imitación de características individuales del esmalte

Naranja, 
marrón

–	 Imitación de grietas del esmalte y pigmentación de fisuras

Indicaciones:
–	 Caracterización individual de restauraciones con composite directas e  
	 indirectas
– 	 Recubrimiento cromático de pigmentaciones del diente
–	 Caracterización de carillas CAD/CAM realizadas en el consultorio

Contraindicaciones:
FinalTouch contiene metacrilatos y BHT. En caso de que exista alguna 
hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias, absténgase de aplicar 
FinalTouch.

Pacientes destinatarios:
FinalTouch puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad 
o sexo.   

Características:
Las características del producto cumplen los requisitos de la finalidad prevista y las 
normas de producto pertinentes. 

Usuario:
La aplicación de FinalTouch debe llevarla a cabo un usuario profesional  
cualificado y formado en odontología. 

Uso:
Preparación:

Lleve el material a temperatura ambiente antes de utilizarlo. Asegúrese de 
que el entorno de trabajo es suficientemente seco. Limpie los dientes y/o 
restauraciones que vaya a tratar. FinalTouch se aplica junto con composites de 
obturación y adhesivos fotopolimerizables. 

Aplique el tratamiento preliminar en la substancia dental dura o la superficie 
del sustrato conforme a las instrucciones de uso del composite de obturación/
adhesivo utilizado. 

Aplicación de FinalTouch:
FinalTouch se puede aplicar directamente sobre el material de restauración 
con las cánulas metálicas incluidas en el suministro o bien se puede extraer de 
la jeringa y aplicar con un pincel fino/una sonda fina/un instrumento fino para 
conductos radiculares. 
Para atenuar la intensidad del color se puede mezclar, sin que se formen 
burbujas, el color de FinalTouch deseado con un composite fluido translúcido 
(p. ej., GrandioSO Flow Incisal) antes de su utilización.

A)	 Caracterización cromática de restauraciones con composite directas:
Utilización de FinalTouch para la aplicación del material de restauración:
1.	 Procesamiento del composite de obturación conforme a las indicaciones del  
	 fabricante.
2. 	Cuando se utilice en zonas amplias, FinalTouch puede aplicarse y revestirse  
	� directamente durante la estratificación del composite. Para reproducir las 

grietas del esmalte y pigmentaciones de fisuras, modele una fina fisura en el 
lugar deseado en la última capa de composite, aplique en la fisura el color 
de FinalTouch correspondiente directamente desde la cánula o con un 
instrumento adecuado y deje que fragüe.  

Observe las indicaciones sobre el tiempo de polimerización y el grosor de 
capa máximo (tabla 2). Asegúrese de que la última capa está compuesta por 
composite de obturación.
Aplicación posterior de FinalTouch:
También se puede tallar un patrón de caracterización a posteriori durante la 
caracterización de obturaciones antiguas. A continuación limpie con agua y 
seque con aire sin agua ni aceite. Tras el secado, aplique un adhesivo adecuado 
conforme a las indicaciones del fabricante y fotopolimerice. A continuación se 
puede aplicar el color deseado en el patrón preparado y polimerizar conforme 
a las indicaciones sobre el tiempo de exposición, la intensidad lumínica y el 
grosor máximo de capa (tabla 2). FinalTouch debe revestirse con un composite 
de obturación adecuado.

B) Caracterización cromática de restauraciones con composite indirectas:
De forma análoga al procedimiento con restauraciones con composite directas, 
FinalTouch puede aplicarse durante la estratificación de inlays y onlays. También 
se pueden colocar y polimerizar posteriormente patrones de caracterización en 
restauraciones ya fraguadas (p. ej., restauraciones con composite CAD/CAM). 
FinalTouch debe revestirse con un composite de obturación adecuado.

C) Caracterización cromática de carillas CAD/CAM realizadas en el
     consultorio:

Tras la adaptación de la carilla y la posterior limpieza y acondicionamiento 
conforme a las indicaciones del fabricante, aplique una fina capa de un 
adhesivo fotopolimerizable en la superficie interior. Aplique un chorro de aire y 
a continuación polimerice conforme a las indicaciones del fabricante. Aplique a 
continuación una capa muy fina del color deseado, ya que de lo contrario puede 
repercutir negativamente en el ajuste de la carilla, así como en su apariencia 
externa. Polimerice FinalTouch conforme a las indicaciones de la tabla 2 y 
coloque la carilla conforme a las indicaciones del fabricante. 

D) Caracterización cromática de dientes de plástico:
Tras tallar un patrón de caracterización en el diente de plástico, trate la superficie 
con un agente adhesivo fotopolimerizable adecuado para dientes artificiales. 
Coloque el color deseado en el patrón de caracterización y polimerice. A 
continuación revista con el composite de obturación y polimerice.

E) Recubrimiento cromático de pigmentaciones del diente:
Antes de la utilización de FinalTouch para el recubrimiento cromático de 
pigmentaciones dentales, se debe tratar de forma preliminar la cavidad 
preparada con un adhesivo adecuado conforme a las indicaciones del 
fabricante. A continuación aplique el blanco o una mezcla de blanco y naranja 
(con el grosor de capa necesario para un recubrimiento suficiente) con un pincel 
u otro instrumento adecuado y deje que fragüe. Consulte los grosores máximos 
de capa en la tabla 2. Después finalice la estratificación con un composite de 
obturación conforme a las indicaciones del fabricante.
La cánula de aplicación colocada está prevista para un solo uso. Retírela tras su 
utilización y cierre bien la jeringa con el tapón original. Se recomienda utilizar una 
barrera protectora para evitar que la jeringa se contamine por fluidos corporales 
o por contacto con manos o tejidos orales contaminados.

Fotopolimerización:
Para la fotopolimerización del material se utilizan los polimerizadores 
convencionales. El tiempo de fraguado y el grosor máximo de capa indicados 
en la tabla corresponden a la utilización de una lámpara LED/halógena con una 
potencia lumínica de al menos 500 mW/cm2.

Tabla 2: Grosores máximos de capa y tiempos de exposición de cada uno 
de los colores.

Color Grosor máximo de capa Tiempo de exposición

Blanco

0,5 mm 20 s
Azul

Amarillo

Naranja

Marrón 0,3 mm 20 s

Aproxime la mirilla de salida de luz de la lámpara tanto como sea posible a la 
superficie de la obturación, con el fin de alcanzar un endurecimiento óptimo. Si, por 
el contrario, el fraguado es deficiente, puede provocar pigmentaciones y molestias.

Indicaciones, medidas de prevención:
–	� Las sustancias fenólicas, incluyendo en particular los preparados con eugenol 

y timol, menoscaban el fraguado de los plásticos de obturación. Por ello, en 
combinación con plásticos de obturación debe evitarse la utilización de cementos 
de óxido de cinc eugenol o de otros materiales que contengan eugenol.

–	��� Nuestras indicaciones y/o consejos no le eximen de la responsabilidad de 
comprobar los productos que suministramos en cuanto a su idoneidad para los 
fines de aplicación previstos.

Composición (según contenido en orden descendente):
Vidrio de borosilicato de aluminio y bario, TEGDMA, BisGMA, UDMA, dióxido de 
silicio pirógeno, HEDMA, iniciadores, estabilizadores, pigmentos

Indicaciones de almacenamiento y aplicación:
Almacenamiento a 4 °C – 23 °C. Tras la extracción del material, cierre 
inmediatamente las jeringas para evitar la polimerización que se forma por la acción 
de la luz. No utilice el producto una vez vencida la fecha de caducidad. 

Gestión de desechos:
Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

Obligación de notificación:
Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o 
permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, así como las 
amenazas graves para la salud pública que se hayan producido o puedan 
producirse en relación con FinalTouch, deben notificarse a VOCO GmbH y a las 
autoridades competentes.

Advertencia:
Los resúmenes sobre seguridad y rendimiento clínico del FinalTouch están 
disponibles en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED 
– https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Para una información más detallada, vea 
también www.voco.dental.

Mode d’emploi 
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Descrição do produto:
FinalTouch é um compósito fotopolimerizável para a caracterização individualizada 
da cor de restaurações em compósito diretas ou indiretas e para a cobertura de 
alterações de cor na estrutura dentária. FinalTouch aplica-se por baixo ou entre 
as camadas do compósito de restauração. FinalTouch contém 38 - 40 % p/p de 
cargas inorgânicas numa matriz de metacrilato.

Cores: 
branco, azul, amarelo, laranja, castanho

Tabela 1: Cores disponíveis e as suas possíveis aplicações.

Cor Possíveis aplicaçõesPossíveis aplicações

Branco –	�� Imitação de manchas no esmalte, manchas de calcificação 
e de manchas brancas

– 	 Imitação de efeitos de halo
–	 Acentuação de cúspides e cristas
–	 Cobertura de alterações de cor na estrutura dentária

Azul –	�� Imitação de zonas de esmalte translúcidas e de zonas 
opalescentes

Amarelo,
laranja

–	 ��Imitação de alterações de cor no colo dentárioImitação de alterações de cor no colo dentário
– 	 Acentuação do núcleo dentinário – 	 Acentuação do núcleo dentinário 
– 	 Acentuação de fissuras – 	 Acentuação de fissuras 
– 	� Imitação de características individuais do esmalte– 	� Imitação de características individuais do esmalte

Laranja,
castanho

–	 Imitação de sulcos no esmalte e de fissuras escurecidas

Indicações:
–	 Caracterização individualizada de restaurações em compósito diretas ou 
	 indiretas
–	 Cobertura de alterações da cor dentária
–	 Caracterização de facetas CAD/CAM confecionadas em consultório

Contraindicações:
FinalTouch contém metacrilatos e BHT. FinalTouch não deve ser utilizado em 
caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer um destes componentes.

Grupo-alvo de pacientes:
FinalTouch pode ser aplicado em todos os pacientes sem limitações em virtude 
da sua idade ou sexo.   

Características de desempenho:
As características de desempenho do produto estão em conformidade com
a finalidade prevista e as normas relevantes do produto. 

Utilizador:
A aplicação do FinalTouch é realizada pelo utilizador com formação profissional 
em medicina dentária. 

Aplicação:
Preparação:

Deixe o material atingir a temperatura ambiente antes da utilização. Manter o 
campo de trabalho suficientemente seco. Limpar os dentes e/ou restaurações 
a tratar. FinalTouch é utilizado juntamente com compósitos de restauração 
e adesivos fotopolimerizáveis. Tratar previamente os tecidos duros ou a 
superfície dentária de acordo com as instruções de utilização do compósito 
de restauração/adesivo. 

Aplicação do FinalTouch:
O FinalTouch pode ser aplicado diretamente sobre o material de restauração, 
com a cânula metálica fornecida, ou ser retirado da seringa e aplicado com um 
pincel, uma sonda ou um instrumento endodôntico finos.
Para uma menor intensidade de cor, a cor FinalTouch selecionada pode ser 
misturada, sem a inclusão de bolhas de ar, com um compósito fluido translúcido 
(p. ex. GrandioSO Flow Incisal) antes da aplicação.

A)	 Caracterização das restaurações em compósito diretas:
Aplicação do FinalTouch durante a realização das restaurações:
1.	 Preparação do compósito de restauração de acordo com as instru- 
	 ções do fabricante.
2.	 Para tratar uma área de superfície, FinalTouch pode ser aplicado  
	 diretamente e então coberto durante a estratificação do compósito.  
	 Para reproduzir sulcos no esmalte e fissuras escurecidas, esculpir um  
	 fino entalhe na última camada de compósito do local desejado, aplicar  
	 a respetiva cor FinalTouch com a cânula ou um instrumento ade- 
	 quado diretamente no entalhe e fotopolimerizar.
Observe as indicações sobre o tempo de polimerização e a espessura  
máxima das camadas (tabela 2). Tenha em conta que a última camada  
deve ser de compósito de restauração.
Aplicação do FinalTouch em restaurações já existentes:
Para a caracterização de restaurações mais antigas, podem-se esculpir com 
broca os sulcos de caracterização. Em seguida, limpar com água e secar com 
ar isento de água e óleo. Depois da secagem, aplicar um adesivo adequado 
seguindo as instruções do fabricante e fotopolimerizar. Pode-se então aplicar a 
cor desejada nos sulcos preparados e polimerizar de acordo com as indicações 
referentes ao tempo de fotopolimerização, à intensidade de luz e à espessura  
máxima das camadas (tabela 2). O FinalTouch deve ser coberto com  
uma camada de compósito de restauração apropriada.

B) Caracterização das restaurações em compósito indiretas:
Assim como nas restaurações diretas em compósito, o FinalTouch pode 
ser  aplicado durante a estratificação de inlays e onlays. Também é possível 
aplicar e polimerizar a caracterização em restaurações já polimerizadas (p. ex. 
restaurações CAD/CAM em compósito). O FinalTouch deve ser coberto com 
uma camada de compósito de restauração apropriada.

C)	Caracterização da cor de facetas CAD/CAM confecionadas em 
	 consultório:

Depois de adaptar, limpar e condicionar a faceta de acordo com as instruções 
do fabricante, aplicar uma fina camada de um adesivo fotopolimerizável na 
sua face interna. Aplicar um jato de ar e, em seguida, polimerizar de acordo 
com as instruções do fabricante. Aplicar então uma camada bem fina da cor 
desejada, evitando assim afetar a adaptação e a estética da faceta. Polimerizar o 
FinalTouch observando as indicações na tabela 2 e cimentar a faceta de acordo 
com as instruções do fabricante. 

D) Caracterização da cor de dentes em acrílico:
Após esculpir os sulcos de caracterização no dente em acrílico, tratar 
a superfície com um adesivo fotopolimerizável adequado para dentes  
artificiais. Aplicar a cor nos sulcos de caracterização e polimerizar. Em seguida, 
cobrir com o compósito de restauração e polimerizar. 

E) Cobertura de alterações da cor dentária:
Antes de aplicar o FinalTouch para a cobertura de alterações de cor, 
a preparação no dente tem de ser tratada com um adesivo adequado, 
de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, com o auxílio 
de um pincel ou outro instrumento adequado, aplicar a cor branca ou 
uma mistura de branco e laranja, criando uma camada com a espessura  
necessária para uma cobertura suficiente. Espessuras máximas: consulte 
a tabela 2. Em seguida, concluir a estratificação com um compósito de 
restauração de acordo com as instruções do fabricante.
A cânula de aplicação colocada é de utilização única. Retirar a mesma após 
a utilização e fechar bem a seringa com a tampa original. Para proteger a 
seringa contra contaminação por fluidos corporais ou mãos sujas ou tecidos 
da cavidade bocal, é recomendada a utilização de uma barreira de proteção.

Fotopolimerização:
O material pode ser fotopolimerizado com aparelhos de fotopolimerização 
convencionais. Quando utilizada uma lâmpada de halogéneo/LED com uma 
intensidade de luz de pelo menos 500 mW/cm², o tempo de polimerização é de.
Tabela 2:  Espessura máxima das camadas e tempo de fotopolimerização 
de cada cor:

Cor Espessura máxima da 
camada

Tempo de fotopoli- 
merização

Branco

0,5 mm 20 s
Azul

Amarelo

Laranja

Castanho 0,3 mm 20 s

Mantenha a guia do fotopolimerizador o mais próximo possível da superfície 
da restauração. Caso contrário, a profundidade de polimerização poderá ficar 
aquém da desejada. Uma polimerização insuficiente pode causar alterações de 
cor e sensibilidade.

Avisos, medidas de precaução:
–	� As substâncias fenólicas, nomeadamente as preparações que contêm eugenol 

e timol, provocam perturbações na polimerização dos materiais sintéticos de 
enchimento. 

	� A utilização de cimentos de eugenol de óxido de zinco ou outros materiais 
contendo eugenol em combinação com materiais sintéticos de enchimento deve, 
assim, ser evitada.

–	��� As nossas indicações e/ou conselhos não o isentam de verificar se os produtos  
fornecidos por nós são adequados para o uso pretendido.

Composição (segundo conteúdo na ordem decrescente):
Vidro de bário alumínio borosilicato, TEGDMA, BisGMA, UDMA, óxido de silício 
pirogenado, HEDMA, iniciadores, estabilizadores, pigmentos corantes

Indicações de armazenamento e de aplicação:
Armazenamento a 4 °C - 23 °C. Fechar as seringas imediatamente após a remoção 
do material para evitar a exposição à luz e a consequente polimerização. Não utilizar 
depois de expirar o prazo de validade. 

Eliminação:
Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

Obrigação de notificação:
Ocorrências graves como morte, deterioração temporária ou permanente grave do 
estado de saúde de um paciente, utilizador ou outras pessoas e um grave risco 
para a saúde pública, que ocorreram ou poderiam ter ocorrido em combinação com 
FinalTouch devem ser comunicadas à VOCO GmbH e às autoridades competentes.

Nota:
Os resumos de segurança e desempenho clínico de FinalTouch estão disponíveis 
na base de dados europeia sobre dispositivos médicos (EUDAMED – https://
ec.europa.eu/tools/eudamed). Também pode encontrar informações detalhadas 
em www.voco.dental.

Descrizione del prodotto:
FinalTouch è un composito fotopolimerizzabile per la caratterizzazione a 
colori individuale di restauri diretti e indiretti in composito e per la copertura 
di decolorazioni del tessuto duro dentale. FinalTouch viene applicato 
sotto rispettivamente tra gli strati del materiale in composito da restauro.  
FinalTouch contiene il 38 - 40 % in peso di riempitivi inorganici di una  
matrice di metacrilato.

Colori:
bianco, blu, giallo, arancio, marrone

Tabella 1: Colori disponibili e la loro applicazione possibile:

Colore Applicazioni possibiliApplicazioni possibili

Bianco –	� Imitazione di macchie dello smalto, macchie di calcio e 
macchie bianche

– 	 Imitazione di effetti aloni
–	 Accentazione di gobbe e cercini
–	 Copertura di tessuti duri dentali decolorati

Blu –	� Imitazione di parti dello smalto traslucenti e parti 
opalescenti

Giallo,
arancio

–	 ��Imitazione di decolorazioni del coletto dentaleImitazione di decolorazioni del coletto dentale
– 	 Accentazione del nucleo dentale – 	 Accentazione del nucleo dentale 
– 	 Accentazione di fessure – 	 Accentazione di fessure 
– 	 Imitazione di caratteristiche individuali dello smalto– 	 Imitazione di caratteristiche individuali dello smalto

Arancio,
marrone

–	� Imitazione di fessure dello smalto e decolorazioni di fessure

Indicazioni:
–	 Caratterizzazione individuale di restauri diretti e indiretti in composito
– 	 Copertura di decolorazioni dei denti
– 	 Caratterizzazione di faccette CAD/CAM sul poltrone

Controindicazioni:
FinalTouch contiene metacrilato e BHT. Non utilizzare FinalTouch in caso di nota 
ipersensibilità (allergia) a questi componenti.

Target di pazienti:
FinalTouch può essere impiegato per il trattamento di tutti i pazienti senza alcuna 
limitazione per quanto riguarda età o sesso.   

Caratteristiche prestazionali:
Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono conformi ai requisiti della 
destinazione d’uso e alle norme di prodotto pertinenti. 

Utilizzatore:
L’applicazione di FinalTouch deve essere effettuata da un utilizzatore con una 
formazione professionale in odontoiatria. 

Utilizzo:
Preparazione:

Lasciare che il materiale raggiunga la temperatura ambiente prima dell’uso. 
Assicurarsi che l’area di lavoro sia sufficientemente asciutta. Pulire i denti e/o 
i restauri da trattare. Utilizzare FinalTouch con adesivi e compositi da restauro 
fotopolimerizzabili. Preparare i tessuti duri dentali e la superficie del substrato 
secondo le istruzioni per l’uso del composito da restauro/l’adesivo utilizzato.

Applicazione di FinalTouch:
FinalTouch può essere applicato direttamente al materiale da restauro con le 
cannule in metallo contenenti o dalla siringa con un pennello sottile/una sonda 
sottile/uno strumento sottile per il canale radicolare.
Per la digradazione dell’intensità del colore miscelare il colore desiderato prima 
dell’applicazione con un materiale fluido in composito traslucente (per esempio 
GrandioSO Flow incisale) senza bollicine d’aria.

A)	 Caratterizzazione del colore di restauri diretti in composti:
Applicazione di FinalTouch durante la realizzazione del restauro:

1.	 Lavorazione del composito da restauro secondo le istruzioni per l’uso 
	 del produttore.
2.	 In caso di un trattamento esteso, FinalTouch può essere applicato e  
	 ricoperto direttamente durante la stratificazione del composito. Per  
	 visualizzare fessure dello smalto e decolorazioni dei solchi, modellare  
	 una piccola intaccatura nell’ultimo strato del composito e applicare il  
	 rispettivo colore di FinalTouch direttamente dalla cannula o inserirlo  
	 con un adeguato strumento nell’intaccatura e fotopolimerizzare.
Notare i tempi di polimerizzazione e il massimo spessore di film (tabella 2). 
L’ultimo strato deve essere del composito da restauro.
Lavorazione posteriore con FinalTouch:
È anche possibile caratterizzare dei vecchi restauri modellandoli poste- 
riormente.  
Sciacquare con acqua e asciugare con un getto d’aria priva di acqua e olio. 
Dopo l’essicamento applicare un adatto adesivo secondo le istruzioni per l’uso 
del produttore e polimerizzarlo. Dopo applicare il colore desiderato al modello 
e polimerizzarlo a seconda delle indicazioni del tempo di polimerizzazione, 
dell’emissione luminosa e del massimo spessore del film (vedere tabella 2). 
FinalTouch deve essere ricoperto con un composito da restauro adeguato.

B) Caratterizzazione del colore di restauri indiretti in composto:
Come per i restauri diretti in composito, applicare FinalTouch durante la 
stratificazione di inlay o onlay. La modellazione del restauro polimerizzato (per 
esempio restauri CAD/CAM in composito) è possibile anche successivamente. 
Applicare FinalTouch, polimerizzarlo e ricoprirlo con un composito da restauro 
adeguato.

C) Caratterizzazione di faccette CAD/CAM sul poltrone:
Applicare un adesivo fotopolimerizzabile sulle superfici interne dopo la lavora-
zione delle faccette, una pulizia e il condizionamento secondo le istruzioni per 
l’uso del produttore. Disperdere con aria e polimerizzare secondo le istruzioni 
per l’uso del produttore.
Applicare il colore desiderato in uno strato sottile perché altrimenti  
potrebbe influenzare negativamente la stabilità della faccetta e/o l’aspetto 
fisico. Polimerizzare FinalTouch secondo le istruzioni nella tabella 2 e 
applicare la faccetta secondo le istruzioni per l’uso del produttore. 

D) Caratterizzazione di denti artificiali:
Dopo la modellazione del dente artificiale per la caratterizzazione, applicare un 
adeguato adesivo fotopolimerizzabile per denti artificiali sulle superfici. Poi ap-
plicare il colore desiderato al modello e polimerizzarlo. Ricoprire con un compo-
sito da restauro e polimerizzarlo. 

E) Copertura con colori di denti decolorati:
Prima dell’applicazione di FinalTouch per la copertura con colori di denti 
decolorati trattare la cavità preparata con un adesivo adeguato secondo 
le istruzioni per l’uso del produttore. Poi applicare e polimerizzare il  
colore bianco o un miscuglio di bianco e arancio con un pennello o un 
altro strumento conveniente in uno strato con uno spessore sufficiente 
per una copertura. Vedere tabella 2 per gli spessori massimi dei strati.  
Finire la stratificazione con un composito da restauro secondo le istruzioni per 
l’uso del produttore.
La cannula per applicazione applicata al di sopra è monouso. Dopo l’utilizzo, 
rimuoverla e chiudere ermeticamente la siringa con il cappuccio originale. 
Per proteggere la siringa dalla contaminazione causata dal contatto con fluidi 
corporei, mani sporche o tessuti orali, si raccomanda l’utilizzo di una barriera 
protettiva.

Fotopolimerizzazione:
È possibile utilizzare le lampade fotopolimerizzatrici convenzionali. Il tempo 
di polimerizzazione e il massimo spessore del film dovrebbero essere quanto 
segue in caso di utilizzo di una lampada alogena/a LED con emissione minima 
di 500 mW/cm2.

Tabella 2: Massimo spessore del film e tempi di polimerizzazione dei singoli 
colori.

Colore Massimo spessore 
del film

Tempo di polimeriz-
zazione

Bianco

0,5 mm 20 s
Blu

Giallo

Arancio

Marrone 0,3 mm 20 s

Tenere il puntale di emissione della luce il più vicino possibile alla superficie del 
restauro. Altrimenti, la profondità di polimerizzazione potrebbe essere ridotta. 
Una polimerizzazione incompleta può portare a decolorazioni e disagi.

Note, precauzioni:
–	� Sostanze fenoliche, specialmente preparati contenenti eugenolo e timolo, 

compromettono l’indurimento delle resine del restauro. Pertanto, l’utilizzo di 
cementi a base di ossido di zinco-eugenolo o altri materiali contenenti eugenolo 
in combinazione con resine per il restauro sono da evitare.

–	� Le nostre indicazioni e/o i nostri consigli non esonerano dall’esaminare l’idoneità 
dei preparati da noi forniti per verificare che questi siano adatti agli ambiti di 
utilizzo previsti.

Composizione (in ordine decrescente in base alla quantità contenuta):
Vetro di borosilicato-alluminio-bario, TEGDMA, BisGMA, UDMA, diossido di silicio 
pirogeno, HEDMA, iniziatori, stabilizzatori, pigmenti colorati

Istruzioni di conservazione e utilizzo:
Conservare a 4 °C – 23 °C. Per evitare un’eventuale esposizione alla luce 
che causerebbe la polimerizzazione del materiale, chiudere subito le siringhe 
dopo l’erogazione del materiale. Non utilizzare dopo che è stata superata la data 
di scadenza. 

Smaltimento:
Smaltimento del prodotto in base alle normative amministrative locali.

Obbligo di notifica:
Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o permanente, 
delle condizioni di salute del paziente, dell’utilizzatore o di un’altra persona e una 
grave minaccia per la salute pubblica che si sono verificati o avrebbero potuto 
verificarsi in combinazione con FinalTouch devono essere segnalati a VOCO GmbH 
e all’autorità competente.

Nota:
Resoconti sommari sulla sicurezza e le prestazioni cliniche di FinalTouch sono 
disponibili nella banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED – https://
ec.europa.eu/tools/eudamed). Informazioni dettagliate trova su www.voco.dental.

Περιγραφή προϊόντος:
Το FinalTouch είναι μία φωτο-πολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη για την απόδοση 
μεμονωμένων χρωματικών χαρακτηριστικών, σε άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις 
σύνθετης ρητίνης και για κάλυψη δυσχρωμιών του σκληρού οδοντικού ιστού. Το 
FinalTouch τοποθετείτε κάτω/ανάμεσα στα στρώματα της αποκατάστασης 
σύνθετης ρητίνης. Το FinalTouch περιέχει 38 - 40 % κ.β. ανόργανα ενισχυτικά 
συστατικά σε μεθακρυλική μήτρα. 

Αποχρώσεις:
Λευκό, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, καφέ 

Instruções de utilização 
       UE Dispositivo médico PT

Istruzioni per l’uso 
       UE Dispositivo medicoIT

Οδηγίες χρήσης  
       EE Ιατροτεχνολογικό προϊόν EL
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Πίνακας 1: Διαθέσιμες αποχρώσεις και οι πιθανές εφαρμογές τους.

Απόχρωση Πιθανές εφαρμογέςΠιθανές εφαρμογές

Λευκό –	� Αναπαραγωγή των αδιαφανειών αδαμαντίνης, των 
αποθεμάτων ασβεστίου και των λευκών κηλίδων

– 	 Αναπαραγωγή του φαινομένου της άλου (halo effect)
–	 Ανάδειξη των φυμάτων και των κορυφογραμμών
–	 Κάλυψη των δυσχρωμιών του σκληρού οδοντικού ιστού

Μπλε –	� Αναπαραγωγή των διάφανων περιοχών αδαμαντίνης και 
των ιριδίζων περιοχών

Κίτρινο,
Πορτοκαλί

–	 ��Αναπαραγωγή των δυσχρωμιών γύρω από τον αυχένα του Αναπαραγωγή των δυσχρωμιών γύρω από τον αυχένα του 
δοντιούδοντιού

– 	 Προβολή του κολοβώματος οδοντίνης – 	 Προβολή του κολοβώματος οδοντίνης 
– 	 Ανάδειξη των οπών/σχισμών – 	 Ανάδειξη των οπών/σχισμών 
– 	� Αναπαραγωγή των μεμονωμένων χαρακτηριστικών – 	� Αναπαραγωγή των μεμονωμένων χαρακτηριστικών 

αδαμαντίνηςαδαμαντίνης

Πορτοκαλί,
Καφέ

–	� Αναπαραγωγή των ρωγμών αδαμαντίνης και των 
δυσχρωμιών σε οπές/σχισμές

Ενδείξεις:
–	 Απόδοση επιμέρους χαρακτηριστικών σε άμεσες και έμμεσες αποκατα- 
	 στάσεις σύνθετης ρητίνης 
–	 Κάλυψη δυσχρωμιών των δοντιών
–	 Χαρακτηριστικά σε όψεις CAD/CAM εντός ιατρείου

Αντενδείξεις:
To FinalTouch περιέχει μεθακρυλικό εστέρα και BHT. To FinalTouch δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστών υπερευαισθησιών (αλλεργιών) 
σε οποιοδήποτε από αυτά τα συστατικά.

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών:
To FinalTouch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους ασθενείς χωρίς περιορισμό 
αναφορικά με την ηλικία ή το φύλο τους.   

Χαρακτηριστικά επίδοσης:
Τα χαρακτηριστικά επίδοσης του προϊόντος αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της 
προβλεπόμενης χρήσης και των ισχυόντων προτύπων προϊόντος. 

Χρήστης:
Η εφαρμογή της FinalTouch πραγματοποιείται από χρήστη με επαγγελματική 
εκπαίδευση στην οδοντιατρική. 

Εφαρμογή:
Προετοιμασία: 

Επιτρέψτε στο υλικό να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη 
χρήση. Βεβαιωθείτε πως το πεδίο εργασίας είναι επαρκώς στεγνό. Καθαρίστε 
τα δόντια και/ή τις αποκαταστάσεις που πρόκειται να θεραπευθούν. Το 
FinalTouch χρησιμοποιείται μαζί με φωτο-πολυμεριζόμενες σύνθετες 
ρητίνες αποκατάστασης και συγκολλητικούς παράγοντες. Προετοιμάστε τον 
σκληρό οδοντικό ιστό και το υπάρχον επιφανειακό υπόστρωμα σύμφωνα με 
τις οδηγίες χρήσης του υλικού αποκατάστασης ρητίνης/συγκολλητικού που 
χρησιμοποιήθηκαν.   

Εφαρμογή του FinalTouch:
Το FinalTouch μπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν στην αποκατάσταση 
χρησιμοποιώντας τα μεταλλικά ρύγχη που εμπεριέχονται, ή μπορείτε να 
το βγάλετε από την σύριγγα και να τοποθετηθεί με ένα λεπτό βουρτσάκι/
ανιχνευτήρα ή με ένα λεπτό ενδοριζικό εργαλείο.
Εάν απαιτείται χαμηλότερης έντασης απόχρωση, η επιλεγμένη απόχρωση 
του FinalTouch μπορεί να αναμιχθεί με μια διάφανη ρευστή σύνθετη ρητίνη 
(π.χ. το GrandioSO Flow Incisal) πριν τη χρήση, διασφαλίζοντας πως δεν θα 
δημιουργηθούν φυσαλίδες κατά την διαδικασία.

A)	 Χρωματικά χαρακτηριστικά σε άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης  
	 ρητίνης:

Χρήση του FinalTouch κατά την τοποθέτηση εμφράξεων:
1.	 Εφαρμογή της αποκατάστασης σύνθετης ρητίνης όπως περιγράφεται  
	 από τον κατασκευαστή. 
2.	 Για την εξάπλωση του FinalTouch πάνω σε μια επιφάνεια, μπορεί να  
	 εφαρμοστεί και να καλυφθεί κατευθείαν κατά την επίστρωση της  
	 σύνθετης ρητίνης. Για την αναπαραγωγή των ρωγμών αδαμαντίνης και  
	 των δυσχρωμιών σε οπές/σχισμές, μορφοποιήστε μια λεπτή εγκοπή  
	 στα επιθυμητά σημεία στο τελικό στρώμα της σύνθετης ρητίνης, εισά- 
	 γετε την αντίστοιχη απόχρωση του FinalTouch μέσα στην εγκοπή  
	 κατευθείαν από το ρύγχος ή με ένα κατάλληλο εργαλείο και πολυμερίστε το. 
Δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο πολυ- 
μερισμού και το μέγιστο πάχος στρώματος (πίνακας 2). Βεβαιωθείτε ότι  
το πάνω στρώμα είναι πάντα η αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης. 
Χρήση του FinalTouch σε μετέπειτα στάδιο:
Για την απόδοση χαρακτηριστικών σε παλαιότερες εμφράξεις, είναι επίσης 
δυνατόν να κόψετε το σχέδιο χαρακτηριστικών σε μετέπειτα στάδιο. Στη συνέχεια 
καθαρίστε με νερό και στεγνώστε με ρεύμα αέρος ελεύθερο υγρασίας και 
ελαίου. Μόλις στεγνώσετε, τοποθετήστε και φωτο-πολυμερίστε ένα κατάλληλο 
συγκολλητικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το επιθυμητό 
χρώμα μπορεί μετά να τοποθετηθεί μέσα στο προετοιμασμένο σχέδιο και να 
πολυμεριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του χρόνου πολυμερισμού, την ένταση του 
φωτός και το μέγιστο πάχος στρώματος (πίνακας 2). Το FinalTouch χρειάζεται 
να καλυφθεί με ένα κατάλληλο υλικό αποκατάστασης σύνθετης ρητίνης.	  

B) Χρωματικά χαρακτηριστικά σε έμμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης 
     ρητίνης:

Σύμφωνα με την διαδικασία για άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης, το 
FinalTouch μπορεί να τοποθετηθεί και σε στρώσεις ενθέτων ή επενθέτων. Είναι 
επίσης δυνατή η τοποθέτηση και ο πολυμερισμός των σχεδίων χαρακτηριστικών 
σε μετέπειτα στάδιο αποκαταστάσεων οι οποίες έχουν ήδη πολυμεριστεί (π.χ. 
CAD/CAM αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης). Το FinalTouch χρειάζεται να 
καλυφθεί με ένα κατάλληλο υλικό αποκατάστασης σύνθετης ρητίνης.

Γ) Χρωματικά χαρακτηριστικά σε όψεις CAD/CAM εντός ιατρείου:
Ακολουθώντας την προσαρμογή της όψης και του επακόλουθου καθαρισμού 
και της προετοιμασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ένα λεπτό 
στρώμα ενός φωτο-πολυμεριζόμενου συγκολλητικού απλώνεται στην εσωτερική 
επιφάνεια. Στη συνέχεια αυτό στεγνώνεται με ρεύμα αέρος πριν τον πολυμερισμό 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η επιλεγμένη απόχρωση τοποθετείτε 
στη συνέχεια σε ένα πολύ λεπτό στρώμα, καθώς διαφορετικά θα μπορούσε να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εφαρμογή της όψης ή στην εξωτερική εμφάνιση. 
Πολυμερίστε το FinalTouch σύμφωνα με τις οδηγίες του πίνακα 2 και εφαρμόστε 
την όψη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Δ) Χρωματικά χαρακτηριστικά σε ακρυλικά δόντια:
Μόλις έχετε κόψει το σχέδιο χαρακτηριστικών μέσα στο ακρυλικό δόντι, 
προετοιμάστε την επιφάνεια με ένα κατάλληλο συγκολλητικό παράγοντα 
για ακρυλικά δόντια. Εισάγετε την επιθυμητή απόχρωση μέσα στο σχέδιο 
χαρακτηριστικών και πολυμερίστε. Μετά, καλύψτε με υλικό αποκατάστασης 
σύνθετης ρητίνης και πολυμερίστε. 

E) Κάλυψη δυσχρωμιών των δοντιών:
Πριν τη χρήση του FinalTouch για την κάλυψη των δυσχρωμιών των δοντιών, η 
παρασκευασμένη κοιλότητα θα πρέπει να προετοιμαστεί με ένα κατάλληλο συ-
γκολλητικό παράγοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Στη συνέχεια, απλώστε λευκό ή αναμεμιγμένο λευκό και πορτοκαλί χρώμα στο 
κατάλληλο πάχος στρώματος για την επαρκή κάλυψη, με ένα βουρτσάκι ή ένα 
άλλο κατάλληλο εργαλείο και πολυμερίστε. Βλέπετε τον πίνακα 2 για το μέγιστο 
πάχος στρώματος. Στη συνέχεια ολοκληρώστε την επίστρωση με υλικό αποκατά-
στασης σύνθετης ρητίνης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Το τοποθετημένο ρύγχος εφαρμογής προορίζεται για μία χρήση μόνο. Μετά τη 
χρήση αφαιρέστε το και κλείστε ερμητικά τη σύριγγα με το αρχικό πώμα. Για την 
προστασία της σύριγγας από επιμόλυνση μέσω σωματικών υγρών ή βρόμικων 
χεριών ή στοματικού ιστού συνιστάται η χρήση προστατευτικού φραγμού.

Φωτο-πολυμερισμός:
Οι κλασικές συσκευές πολυμερισμού είναι κατάλληλες για τον φωτο-πολυμερι-
σμό του υλικού. Ο χρόνος πολυμερισμού και το μέγιστο πάχος στρώματος είναι 
όπως αναγράφεται παρακάτω, όταν χρησιμοποιείτε συσκευές LED/φως αλογό-
νου με ελάχιστη απόδοση φωτός 500 mW/cm². 

Πίνακας 2: Μέγιστο πάχος στρώματος και χρόνοι πήξης των επιμέρους 
αποχρώσεων. 

Απόχρωση Μέγιστο πάχος 
στρώματος Χρόνος πήξης

Λευκό

0,5 mm 20 s
Μπλε

Κίτρινο

Πορτοκαλί

Καφέ 0,3 mm 20 s

Κρατήστε το άκρο του ρύγχους της συσκευής φωτός όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στην επιφάνεια της έμφραξης. Διαφορετικά, το βάθος πολυμερισμού μπορεί να 
περιοριστεί. Ανεπαρκής πολυμερισμός μπορεί να οδηγήσει σε δυσχρωμίες και 
ενόχληση.

Υποδείξεις, προφυλάξεις:
–	� Οι φαινολικές ουσίες, και ιδιαίτερα τα παρασκευάσματα που περιέχουν ευγενόλη 

και θυμόλη προκαλούν διαταραχές του πολυμερισμού των υλικών αποκατάστασης 
σύνθετης ρητίνης. Για τον λόγο αυτό, η χρήση κονιών οξειδίου του ψευδαργύρου-
ευγενόλης ή άλλων υλικών που περιέχουν ευγενόλη σε συνδυασμό με συνθετικά 
υλικά έμφραξης θα πρέπει να αποφεύγεται.

–	� Οι υποδείξεις ή/και οι συμβουλές μας δεν σας απαλλάσσουν από την ευθύνη να 
ελέγχετε την καταλληλότητα των παρασκευασμάτων που σας προμηθεύουμε για 
τη σκοπούμενη εφαρμογή.

Σύσταση (κατά σειρά μειούμενης περιεκτικότητας):
Barium aluminium borosilicate glass, TEGDMA, BisGMA, UDMA, fumed silicia, 
HEDMA, initiators, stabilisers, pigments

Οδηγίες φύλαξης και εφαρμογής: 
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία 4 °C–23 °C. Κλείνετε τις σύριγγες αμέσως μετά τη 
λήψη του υλικού, προκειμένου να αποτρέψετε την επίδραση του φωτός και τον 
συνακόλουθο πολυμερισμό. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την παρέλευση της 
ημερομηνίας λήξης. 

Απόρριψη:
Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

Υποχρέωση δήλωσης:
Σοβαρά περιστατικά όπως ο θάνατος, η παροδική ή μόνιμη, σοβαρή επιδείνωση της 
κατάστασης υγείας ενός ασθενούς, χρήστη ή άλλων προσώπων και ένας σοβαρός 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, που συνέβησαν ή θα μπορούσαν να συμβούν σε 
συνάρτηση με την FinalTouch, θα πρέπει να αναφέρονται στην VOCO GmbH και 
στην αρμόδια αρχή.

Σημείωση:
Περίληψη σχετικά με την ασφάλεια και την κλινική απόδοση την FinalTouch 
βρίσκεται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Λεπτομερείς πληροφορίες 
μπορείτε επίσης να βρείτε στο www.voco.dental.

Beschrijving van het hulpmiddel:
FinalTouch is een lichtuithardend composiet voor individuele kleurkarakterisering 
van directe en indirecte composiet-restauraties en voor afdekking van verkleuringen 
van de harde tandsubstantie. FinalTouch wordt onder of tussen de lagen 
composiet-restauratiemateriaal aangebracht. FinalTouch bevat 38 - 40 gew% 
anorganische vulstoffen in een methacrylaatmatrix.

Kleuren:
wit, blauw, geel, oranje, bruin

Tabel 1: Verkrijgbare kleuren en mogelijke toepassingen ervan.

Kleur Mogelijke toepassingen

Wit –	� Nabootsing van glazuurvlekken, kalkvlekken en white spots
– 	 Nabootsing van halo-effecten
–	 Accentuering van knobbels en verdikkingen
–	 Afdekking van verkleurde harde tandsubstantie

Blauw –	� Nabootsing van translucente glazuurgebieden en opales-
	 cente bereiken

Geel,
oranje

–	 ��Nabootsing van verkleuringen van het tandhalsbereik
– 	– 	 Benadrukking van de dentinekern  
– 	– 	 Accentuering van fissuren  
– 	– 	 Nabootsing van individuele glazuurkarakteristieken

Oranje,
bruin

–	� Nabootsing van glazuurscheurtjes en fissuurverkleuringen

Indicaties:
–	 Individuele karakterisering van directe en indirecte composiet-restauraties
– 	 Afdekking in kleur van tandverkleuringen
– 	 Karakterisering van chairside CAD/CAM-veneers

Contra-indicaties:
FinalTouch bevat methacrylaten en BHT. Bij bekende over-gevoeligheden 
(allergieën) tegen deze bestanddelen van FinalTouch moet van het gebruik worden 
afgezien.

Patiëntendoelgroep:
FinalTouch kan voor alle patiënten zonder beperking ten aanzien van leeftijd of 
geslacht worden gebruikt.   

Prestatie-eigenschappen:
De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel voldoen aan de eisen van het 
beoogde doel en de geldende productnormen. 

Gebruiker:
FinalTouch wordt toegepast door professioneel in de tandheelkunde opgeleide 
gebruikers. 

Toepassing:
Voorbereiding:

Laat het materiaal vóór gebruik op kamertemperatuur komen. Zorg voor 
voldoende drooglegging. Reinig de te behandelen tanden en/of restauraties. 
FinalTouch wordt samen met lichtuithardend vullingcomposieten en adhesieven 
gebruikt. Voer een voorbehandeling van de harde tandsubstantie of het 
aanwezige substraatoppervlak uit volgens de gebruiksinformatie van de/het 
gebruikte vullingcomposiet/adhesief. 

Applicatie van FinalTouch:
FinalTouch kan direct met de meegeleverde metalen canules op het  
restauratiemateriaal aangebracht of uit de spuit genomen en met een fijn 
kwastje/een fijne sonde/een dun wortelkanaalinstrument aangebracht worden.

Om de kleurintensiteit af te zwakken, kan de gewenste FinalTouch kleur vóór het 
gebruik zonder luchtbellen worden vermengd met een translucent composiet-
flow-materiaal (bijv. GrandioSO Flow Inzisal).

A)	 Kleurkarakterisering van directe composiet-restauraties: 
Toepassing van FinalTouch bij het leggen van vullingen:
1.	 Verwerking van de vullingcomposiet volgens informatie van de fabri- 
	 kant.
2.	 FinalTouch kan bij toepassing op het vlak direct tijdens het aanbrengen 
	 van de lagen composiet aangebracht en bedekt worden. Om  glazuur- 
	 scheurtjes en fissuurverkleuringen te maken, modelleert u  een fijne kerf 
	 op de gewenste plek in de laatste composietlaag en brengt u de 
	 juiste FinalTouch kleur direct uit de canule of met een geschikt instrument in  
	 de kerf aan en hardt u deze uit.
Neem goed nota van de informatie over belichtingstijd en maximale  
laagdikte (tabel 2). Er moet op worden gelet dat de laatste laag uit  
vullingcomposiet bestaat.
 Achteraf aanbrengen van FinalTouch:

Bij de karakterisering van oudere vullingen kunnen ook achteraf  
karakteriseringspatronen worden ingeslepen. Reinig vervolgens alles 
met water en droog met olie- en watervrije lucht. Breng na het drogen 
volgens informatie van de fabrikant een geschikt adhesief aan en hard dit 
uit met licht. Daarna kan de gewenste kleur in het voorbereide patroon 
worden aangebracht en overeenkomstig de informatie over belichtingstijd, 
lichtintensiteit en maximale laagdikte worden gepolymeriseerd (tabel 2). 
FinalTouch moet met een geschikte vullingcomposiet worden bedekt.

B) Kleurkarakterisering van indirecte composiet-restauraties:
Net als bij de procedure voor directe composiet-restauraties kan  
FinalTouch tijdens het aanbrengen van inlays of onlays worden gebruikt. 
Eveneens kunnen achteraf karakteriseringspatronen in reeds uitgeharde 
restauraties (bijv. CAD/CAM-composiet-restauraties) aangebracht en 
gepolymeriseerd worden. FinalTouch moet met een geschikte vullingcomposiet 
worden bedekt.

C) Kleurkarakterisering van chairside CAD/CAM-veneers:
Breng na de aanpassing van het veneer en aansluitende reiniging en 
conditionering volgens informatie van de fabrikant een dunne laag van 
een lichthardend adhesief op het binnenvlak aan. Blaas dit met een 
luchtstroom weg en polymeriseer dit daarna volgens informatie van de  
fabrikant. Breng vervolgens de gewenste kleur zeer dun aan, omdat anders 
het veneer eventueel niet meer goed past of er niet meer zo mooi uitziet.  
Polymeriseer FinalTouch volgens de informatie in tabel 2 en pas het veneer 
volgens informatie van de fabrikant in.

D) Kleurkarakterisering van kunststof tanden:
Behandel na het inslijpen van een karakteriseringspatroon in de kunststof 
tand het oppervlak ervan met een geschikte, lichtuithardend bonding voor 
kunsttanden. Breng de gewenste kleur in het karakteriseringspatroon aan 
en polymeriseer deze. Bedek alles vervolgens met vullingcomposiet en 
polymeriseer deze. 

E) Afdekking in kleur van tandverkleuringen:
Vóór de toepassing van FinalTouch voor de afdekking in kleur van 
tandverkleuringen moet de geprepareerde caviteit worden voorbehandeld met 
een geschikt adhesief volgens informatie van de fabrikant. Breng daarna met een 
kwastje of een ander geschikt instrument een laag wit of wit gemengd met oranje 
aan die dik genoeg is voor de afdekking, en hard deze uit. Maximale laagdiktes 
zie tabel 2. Sluit daarna de aangebrachte laag af met een vullingcomposiet 
volgens informatie van de fabrikant.
De geplaatste applicatiecanule dient uitsluitend voor eenmalig gebruik. Verwijder 
deze na gebruik en sluit de spuit met de originele dop stevig af. Om de spuit te 
beschermen tegen lichaamsvloeistoffen, vuile handen of oraal weefsel, wordt 
gebruik van een beschermingsbarrière aanbevolen.

Lichtuitharding:
Voor de lichtuitharding van het materiaal zijn in de handel gebruikelijke 
polymerisatie-apparaten geschikt. De uithardingstijd en maximale laagdikte 
bedragen bij gebruik van een LED-/halogeenlamp met een lichtvermogen van 
ten minste 500 mW/cm². 

Tabel 2: Maximale laagdiktes en belichtingstijden van de afzonderlijke 
kleuren.

Kleur Maximale laagdikte Belichtingstijd 

Wit

0,5 mm 20 s
Blauw

Geel

Oranje

Bruin 0,3 mm 20 s

Breng de lichtopening van de lamp zo dicht mogelijk bij het vullingoppervlak, 
anders moet met een slechtere doorharding rekening worden gehouden. Een 
onvoldoende uitharding kan leiden tot verkleuringen en klachten.

Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:
–	� Fenolische substanties, vooral eugenol- en thymolhoudende preparaten leiden 

tot uithardingsverstoringen van de vullingkunststoffen. Het gebruik van zinkoxide-
eugenol-cementen of andere eugenolhoudende materialen in combinatie met 
vullingkunststoffen dient daarom te worden vermeden.

–	� Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om door 
ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde 
toepassingen.

Samenstelling (naar dalend gehalte):
Bariumaluminiumboriumsilicaatglas, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogeen 
siliciumdioxide, HEDMA, initiatoren, stabilisatoren, kleurpigmenten

Aanwijzingen voor opslag en gebruik:
Bewaren bij 4°C-23°C. Sluit spuiten na het wegnemen van materiaal direct 
af, om lichtinwerking en daardoor veroorzaakte polymerisatie te verhinderen.  
Gebruik het product niet meer nadat de vervaldatum is verstreken. 

Afvoer:
Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiële voorschriften.

Meldingsplicht:
Ernstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering 
van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere personen en een 
ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die in samenhang met FinalTouch 
zijn opgetreden of hadden kunnen optreden, moeten aan VOCO GmbH en de 
verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

Opmerking:
Beknopte verslagen over veiligheid en klinische prestaties van FinalTouch zijn 
opgeslagen in de Europese databank voor medische hulpmiddelen (EUDAMED – 
https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Gedetailleerde informatie is ook te vinden op 
www.voco.dental. 
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Den anbragte applikationskanyle er kun til engangsbrug. Den kan aftages efter 
brugen og sprøjten lukkes fast med den originale kappe. For at beskytte sprøjten 
mod kontaminering ved kropsvæsker eller snavsede hænder eller oralt væv, 
anbefales brug af en beskyttende barriere.

Lyshærdning:
Konventionelle polymerisationslamper er velegnede til at lyshærde materialet. 
Hærdetiderne er som følger, ved brug af en LED-/Hallogenlampe med et 
minimums lysoutput på 500 mW/cm².
Tabel 2: Maksimal lagtykkelse og hærdetider, for de individuelle  
farver.

Farve Maksimal lagtykkelse Hærdetid

Hvid

0,5 mm 20 s
Blå

Gul

Orange

Brun 0,3 mm 20 s

Hold spidsen af lysstaven så tæt på overfladen af fyldningen som muligt. 
Ellers er der risiko for at hærdedybden reducers, hvilket kan fore til  
misfarvninger og ubehag.

Anvisninger, forholdsregler:
–	� Fenoliske stoffer, specielt eugenol- og thymolholdige præparater kan påvirke 

hærdningen af fyldningsmaterialerne. Anvendelsen af zinkoxid-eugenol cement 
eller andre eugenolholdige materialer i forbindelse med fyldningsmaterialerne skal 
derfor undgås.

–	� Vores anvisninger og/eller vejledning fritager ikke brugeren for selv at kontrollere 
om produkter, der leveres af os, egner sig til de tilsigtede anvendelsesformål.

Sammensætning (iht. faldende indhold):
Bariumaluminiumborosilikatglas, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogen siliciumdioxid, 
HEDMA, initiatorer, stabilisatorer, farvepigmenter

Opbevarings- og anvendelsesanvisninger:
Opbevaring ved 4 °C – 23 °C. Sæt straks hætten på skruesprøjter efter brug, 
for at forhindre lyspåvirkning og deraf følgende polymerisation. Efter udløbsdatoen 
må produktet ikke længere anvendes. 

Bortskaffelse:
Bortskaffelse af produktet iht. de lokale forskrifter.

Meldepligt:
Alvorlige hændelser som døden, en midlertidig eller varig forringelse af en patients, 
en brugers eller andre personers helbredstilstand og en alvorlig fare for den 
offentlige sundhed, der er opstået eller havde kunnet opstå i forbindelse med 
FinalTouch, skal meldes til VOCO GmbH og de ansvarlige myndigheder.

Bemærk:
Korte beretninger om sikkerhed og klinisk effekt for FinalTouch er gemt i den 
Europæiske database for medicinsk udstyr (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/
eudamed). Detaljerede oplysninger kan også findes på www.voco.dental.

Tuotekuvaus:
FinalTouch on valokovetteinen yhdistelmämuovi suorien ja epäsuorien  
yhdistelmämuovipaikkojen yksilölliseen värikarakterisointiin sekä hampaan 
kovakudoksen värjäymien peittämiseen. FinalTouch-ainetta levitetään 
yhdistelmämuovipaikkamateriaalin kerrosten alle tai väliin. FinalTouch sisältää 38 - 
40 painoprosenttia epäorgaanisia täyteaineita metakrylaattimatriisissa.

Värit:
Valkoinen, sininen, keltainen, oranssi, ruskea

Taulukko 1: Saatavat värit ja niiden mahdolliset käyttökohteet.

Väri Mahdolliset käyttökohteet

Valkoinen –	� Kiillesamentumien, kalkkikertymien ja liitukarieksen 
	 jäljittely
– 	 Halovaikutusten jäljittely
–	 Nystermien ja harjanteiden korostaminen
–	 Värjäytyneen hampaan kovakudoksen peittäminen

Sininen –	� Läpikuultavien kiillealueiden ja opalisoivien alueiden 
	 jäljittely

Keltainen, 
oranssi

–	 ��Hammaskaulan alueen värjäymien jäljittely
– 	– 	 Hammasytimen korostus  
– 	– 	 Fissuuroiden korostaminen
– 	� – 	� Yksilöllisten kiilleominaisuuksien jäljittely

Oranssi,  
ruskea

–	� Kiilteen halkeamien ja fissuuroiden värjäymien jäljittely

Käyttöaiheet:
–	 Suorien ja epäsuorien yhdistelmämuovipaikkojen yksilöllinen karakte- 
	 risointi
– 	 Hampaan värjäymien peittäminen
– 	 Vastaanotolla tehtävien CAD/CAM-laminaattien karakterisointi

Vasta-aiheet:
FinalTouch sisältää metakrylaattia ja BHT:tä. Mikäli potilaan tiedetään olevan 
yliherkkä (allerginen) näille FinalTouch-tuotteen aineosille, tuotetta ei saa käyttää.

Potilaskohderyhmä:
FinalTouch-tuotetta voidaan käyttää kaikilla potilailla ilman ikään tai sukupuoleen 
liittyviä rajoituksia.   

Suorituskyky:
Tuotteen suorituskyky on käyttötarkoituksen edellyttämien vaatimusten ja 
asianomaisten laitenormien mukaisia. 

Käyttäjät:
FinalTouch-tuotetta käyttävät hammaslääketieteellisen ammattikoulutuksen 
saaneet käyttäjät. 

Käyttötapa:
Valmistelu:

Anna materiaalin lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä. Varmista, 
että työskentelyalue on kuiva. Puhdista hoidettavat hampaat ja/tai paikat. 
FinalTouch-ainetta käytetään yhdessä valokovetteisten paikkaukseen 
käytettävien yhdistelmämuovien ja sidosaineiden kanssa. Esikäsittele hampaan 
kovakudos ja substraatin pinta paikkaukseen käytetyn yhdistelmämuovin / 
sidosaineen käyttöohjeen mukaisesti.

FinalTouch-aineen applikointi:
FinalTouch-aineen voi levittää oheisilla metallikanyyleilla suoraan 
paikkamateriaalin päälle. Vaihtoehtoisesti aineen voi ottaa ruiskusta 
ja applikoida hienolla siveltimellä, hienolla sondilla tai ohuella 
juurikanavainstrumentilla. Tarvittaessa värin voimakkuutta voidaan vähentää 
sekoittamalla valittuun FinalTouch-väriin ennen käyttöä läpikuultavaa 
Flow-yhdistelmämuovimateriaalia (esim. GrandioSO Flow Inzisal).  
Tällöin on varmistettava, ettei materiaaliin jää ilmakuplia.

A)	 Suorien yhdistelmämuovipaikkojen värikarakterisointi:
FinalTouch-aineen käyttö hampaan paikkauksessa:
1.	 Valmista paikkaukseen käytettävä yhdistelmämuovi valmistajan anta- 
	 mien tietojen mukaisesti
2.	 Levitettäessä FinalTouch-ainetta tasaiselle alueelle sen voi applikoida 
	 ja peittää suoraan yhdistelmämuovin kerrostuksen aikana.
	 Tee kiilteen halkeamia ja fissuuroiden värjäymiä varten pieni lovi  
	 haluamaasi kohtaan viimeisessä yhdistelmämuovikerroksessa ja  
	 annostele uraan vastaavaa FinalTouch-väriä suoraan kanyylista tai  
	 sopivalla instrumentilla. Koveta lopuksi.

Noudata polymerointiaikaa ja kerroksen enimmäispaksuutta koskevia tietoja 
(taulukko 2). Varmista, että viimeinen kerros on muodostettu paikkaukseen 
käytetystä yhdistelmämuovista.

FinalTouch-aineen käyttäminen jälkikäteen:
	 Vanhempien paikkojen karakterisoinnissa karakterisointikuvioita  
	 voidaan hioa myös jälkikäteen. Puhdista pinta sen jälkeen vedellä ja  
	 kuivaa öljyttömällä ja vedettömällä ilmalla. 
	 Levitä kuivauksen jälkeen sopivaa sidosainetta valmistajan 
	 antamien ohjeiden mukaisesti ja valokoveta. Asianmukainen väri 
	 voidaan levittää valmisteltuun malliin ja polymeroida valotusaikaa, 
	 valon voimakkuutta ja kerroksen enimmäispaksuutta koskevien ohjei- 
	 den mukaisesti (taulukko 2). FinalTouch-aineen päälle on 
	 kerrostettava sopivaa yhdistelmämuovia.	  

B) Epäsuorien yhdistelmämuovipaikkojen värikarakterisointi:
Suorien yhdistelmämuovipaikkojen tavoin FinalTouch-ainetta voidaan 
käyttää inlay- tai onlay-rakenteiden kerrostuksen aikana. Myös jo 
kovettuneiden paikkojen (esim. CAD/CAM-yhdistelmämuovipaikkojen) 
karakterisointikuviointi ja polymerisointi on mahdollista jälkikäteen.  
FinalTouch-aineen päälle on kerrostettava sopivaa yhdistelmämuovia. 

C) Vastaanotolla tehtävien CAD/CAM-laminaattien värikarakterisointi:
Kun laminaattia on muokattu ja se on puhdistettu ja käsitelty valmistajan ohjeiden 
mukaisesti, levitä sisäpinnalle ohut kerros valokovetteista sidosainetta. Puhalla 
ilmalla ja polymerisoi sitten valmistajan ohjeiden mukaisesti. Levitä valittua 
väriä sitten hyvin ohuelti, sillä muuten laminaatin sopivuuteen sekä estetiikkaan 
saattaa olla kielteisiä vaikutuksia. Polymerisoi FinalTouch taulukon 2 ohjeiden 
mukaisesti ja aseta laminaatti paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

D) Muovihampaiden värikarakterisointi:
Kun karakterisointikuvio on hiottu muovihampaaseen, on sen pinta käsiteltävä 
tekohampaille sopivalla valokovettavalla kiinnitysaineella. Levitä valittua väriä 
karakterisointikuvioon ja polymerisoi. Kerrosta sitten yhdistelmämuovilla ja 
polymerisoi. 

E) Hampaan värjäymien peittäminen:
Preparoitu kaviteetti on käsiteltävä sopivalla kiinnitysaineella valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ennen FinalTouch-aineen käyttöä hampaan värjäymien 
peittämiseen. Applikoi sitten siveltimellä tai muulla sopivalla instrumentilla niin 
paksu kerros valkoista väriä tai valkoisen ja oranssin seosta, että peittävyys 
on riittävä. Koveta lopuksi. Kerroksen enimmäispaksuudet, katso taulukko 2. 
Päällystä kerrostus paikkaukseen käytetyllä yhdistelmämuovilla valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

Asetettu applikointikanyyli on tarkoitettu vain kertakäyttöiseksi. Irrota se 
käytön jälkeen ja sulje ruisku tiiviisti alkuperäisellä korkilla. Suojaa ruiskua 
ruumiinnesteiden, likaisten käsien tai oraalin kudoksen aiheuttamalta 
kontaminaatiolta käyttämällä suojakerrosta.

Valokovetus:
Materiaalin valokovetukseen voidaan käyttää tavanomaisia polymerisointilaitteita. 
Kovetusaika ja kerroksen enimmäispaksuus ovat seuraavan taulukon mukaisia 
käytettäessä LED-/halogeenivaloa ja vähintään 500 mW/cm²:n valotehoa: 

Taulukko 2: Kerrosten enimmäispaksuudet ja värien kovetusajat.

Väri Kerroksen Kovetusaika

Valkoinen

0,5 mm 20 s
Sininen

Keltainen

Oranssi

Ruskea 0,3 mm 20 s

Vie lampun valoaukko mahdollisimman lähelle täytteen pintaa, sillä muuten 
kovettumissyvyys saattaa olla pienempi. Riittämätön kovettuminen voi johtaa 
värjäymiin ja epämiellyttävään tunteeseen.

Huomautukset, varotoimenpiteet:
–	� Fenolipitoiset aineet sekä erityisesti eugenolia ja tymolia sisältävät valmisteet 

haittaavat paikkamuovien kovettumista. Sinkkioksidi-eugenolisementtien tai 
muiden eugenolipitoisten materiaalien käyttöä yhdessä paikkamuovien kanssa 
on sen vuoksi vältettävä.

–	� Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää velvollisuudesta arvioida 
toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun käyttöön.

Koostumus (suurimmasta pitoisuudesta pienimpään):
Barium-alumiini-borosilikaattilasi, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogeeninen 
piidioksidi, HEDMA, katalyytit, stabilisaattorit, väripigmentit

Säilytys- ja käyttöohjeet:
Säilytys 4–23 °C:ssa. Sulje ruiskut välittömästi materiaalin ottamisen jälkeen 
välttääksesi valon vaikutuksen ja siten osittaisen polymerisoitumisen.  
Ainetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Hävittäminen:
Hävitä tuote paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus:
Vakavista vaaratilanteista, kuten kuolema, potilaan, käyttäjän tai muiden henkilöiden 
terveydentilan ohimenevä tai pysyvä vakava heikkeneminen, ja vakava vaara 
julkiselle terveydelle, joita ilmenee tai olisi voinut ilmetä FinalTouch-tuotteen 
käytössä, on ilmoitettava VOCO GmbH:lle sekä asiasta vastaavalle viranomaiselle.

Huomautus:
Yhteenvetoraportti FinalTouch turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä 
on tallennettu eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden tietokantaan (EUDAMED 
– https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Yksityiskohtaista tietoa löytyy myös 
osoitteesta www.voco.dental.

Produktbeskrivelse:
FinalTouch er en lyshærdende komposit, til individuel farve-karakterisering 
af direkte og indirekte komposit-restaureringer, samt maskering af misfarvet 
tandsubstans. FinalTouch appliceres under/imellem lagene af den almindelige 
komposit. FinalTouch indeholder 38 - 40 % w/w uorganiske fillers i en methacrylat 
matrix.

Farver:
Hvid, blå, gul, orange, brun

Tabel 1: Farverne og deres mulige applikationer.

Farve Mulige applicationer

Hvid –	� Genskabelse af opak emalje, calciumaflejringer og hvide  
pletter

– 	 Genskabelse af halo-effekter
–	 Accentuering af cuspis og kamme
–	 Maskering af misfarvet tandsubstans

Blå –	� Genskabelse af translucente emaljeområder og opalecente 
regioner

Gul,
orange

–	 ��Maskering af misfarvninger omkring tandhalse
– 	– 	 Fremhævelse af dentin
– 	– 	 Accentuering af fissurer  
– 	� – 	� Individuel karakterisering af emalje

Orange,
brun

–	� Genskabelse af revner, fissurer og misfarvninger

Indikationer:
–	 Personlig karakterisering af direkte og indirekte plastfyldninger
– 	 Afdækning af misfarvninger
– 	 Karaktisering af chairside CAD/CAM-fremstillede facader

Kontraindikationer:
FinalTouch indeholder methakrylater og BHT. FinalTouch bør ikke bruges i tilfælde 
af kendt hypersensitivitet (allergi) over for materialets indholdsstoffer.

Patientmålgruppe:
FinalTouch kan anvendes til alle patienter uden begrænsning med hensyn til alder 
eller køn.   

Egenskaber:
Produktets egenskaber stemmer overens med kravene til det erklærede formål og 
de relevante produktstandarder. 

Bruger:
FinalTouch skal anvendes af en bruger, der har en professionel uddannelse inden 
for odontologi. 

Anvendelse:

Forberedelse:
Lad materialet få stuetemperatur før anvendelse. Vær sikker på at  
arbejdsmiljøet er tilstrækkeligt tørt. Rens tænderne der skal behandles. 
FinalTouch  anvendes sammen med lyshærdende kompositter og adhæsiver. 
Forbehandling af tandsubstans og substraloverflade, skal ske efter 
brugsanvisningen for de respektivt anvendte materialer. 

Applikation af FinalTouch:
FinalTouch kan pålægges direkte på restaureringen, med brug af de 
medfølgende metalkanyler, eller det kan tages fra sprøjten med en fin børste/
sonde, eller med et tyndt rodkanalinstrument. Hvis en mindre intensiv farve er 
ønsket, kan den valgte FinalTouch farve blandes med en translucent flydende 
komposit (f.eks GrandioSO Flow Incisal) før brug, således at luftblærer undgås 
ved blandingen.

A)	 Farvekarakterisering af direkte restaureringer:
Anvendelse af FinalTouch ved placering af fyldningen:
1.	 Kompositten appliceres efter producentens anvisninger.
2.	 Skal FinalTouch spredes på en overflade, kan dette gøres når fyld- 
	 ningen opbygges i lag. For at genskabe misfarvede revner og fissu- 
	 rer i emaljen, udformes et fint hul/fordybning det ønskede sted i det  
	 sidste kompositlag. Ilæg den passende FinalTouch farve heri med  
	 kanylen, eller et passende instument og lyshærd. Vær opmærksom på  
	 de specificerede hærdetider og maksimale lagtykkelser (se tabel 2).  
	 Vær sikker på, altid at øverste lag er konventionel komposit. 
Efterbehandling med FinalTouch:

Ældre eksisterende fyldninger kan også karakteriseres. I disse tilfælde 
præpareres og beslibes de ønskede karakteringsmønstre. Rens med 
vand og tør med fugt og oliefri luftpistol. Efter tørring appliceres og  
lyshærdes en passende adhæsiv efter producentens anvisninger. Den 
ønskede farve kan nu placeres i de præparerede mønstre og hærdes i 
overensstemmelse med specifikationerne for hærdetider, lysintensitet 
og lagtykkelse (se tabel 2). FinalTouch skal dækkes med en passende 
fyldningskomposit.

B) Karakterisering af indirekte restaureringer:
Præcis som ved direkte restaureringer, kan FinalTouch anvendes ved lagdelte 
inlays og onlays. Det er også muligt ilægge og hærde karakteriseringer, efter at 
restaureringen er hærdet (f.eks CAD/CAM kompositrestaureringer). FinalTouch 
skal dækkes med en passende fyldningskomposit.

C) Karakterisering af chairside-fremstillede CAD/CAM facader:
Efter tilpasning af facaden og efterfølgende rengøring og konditionering 
efter producentens specifikationer, appliceres et tyndt lag lyshærdende 
adhæsiv på indersiden. Denne tørres med luft, før den hærdes efter 
producentens anvisninger. Den valgte farve appliceres i et meget tyndt 
lag, så det ikke kan have negativ indflydelse på facadens tilpasning,  eller 
eksterne udseende. Hærd FinalTouch efter specifikationerne se tabel 2.   
Cementer herefter facaden efter producentens anvisninger.

D) Karakterisering af akryltænder:
Når du har slebet det ønskede karakteriseringsmønster i akryltanden, skal 
overflade behandles med en passende bonding for akryltænder. Placér den 
ønskede farve i karakteriseringsmønstret og lyshærd det. Herefte dækkes med 
en fyldningskomposit, som også lyshærdes. 

E) Dækning af misfarvninger på tænder:
Før FinalTouch bruges til at dække misfarvninger på tænder, skal den 
præparerede tand forbehandles med en passende adhæsiv, efter producentens 
anvisninger. Applicer herefter et lag  hvidt, eller et mix af hvid og orange, i den 
tykkelse der nødvendig for det ønskede resultat.
Brug en børste eller passende instrument og lyshærd. Se tabel 2 for maksimal 
tykkelse.
Afslut med et lag fyldningskomposit og følg producentens anvisninger.

FinalTouch® 
Brugsanvisning 
       EU Medicinsk udstyr DA

Käyttöohjeet 
       EU Lääkinnällinen laite FI
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Produktbeskrivelse:
FinalTouch er en lysherdende kompositt for individuell fargekarakterisering på 
direkte og indirekte kompositt restaureringer og maskering av misfarging på dentalt 
hardt vev. FinalTouch appliseres under/mellom lagene på komposittfyllinger. 
FinalTouch inneholder 38 - 40 % w / w inorganiske fillerpartikler i en methakrylat 
matrise.

Farger:
hvit, blå, gul, orange, brun

Tabell 1: Tilgjengelige farger og deres mulige applikasjoner.

Farge Mulige applikasjoner

Hvit –	� Reproduksjon av emalje uklarheter, kalsiumdeponier og hvite 
	 flekker
– 	 Reproduksjon av halo effekter
–	 Synliggjøring av kusper og kanter
–	 Maskering av misfarget hardt vev

Blå –	 Reproduksjon av translucente emaljeområder og opake 
	 områder

Gul,
orange

–	 ��Reproduksjon av misfargede områder i tannhalsområdet
– 	– 	 Synliggjøring av konus  
– 	– 	 Fremheving av fissurer  
– 	� – 	� Reproduksjon av individuell emaljekarakteristikk

Orange,
brun

–	� Reproduksjon av emalje sprekker og fissure misfarginger

Indikasjoner:
–	 Individuell karakterisering av direkte og indirekte kompositt restaureringer
–	 Maskering av misfarginger
–	 Karakterisering av CAD/CAM fasetter i tannlegestolen

Kontraindikasjoner:
FinalTouch inneholder metakrylater og BHT. FinalTouch må ikke brukes ved kjent 
overømfintlighet (allergier) overfor innholdsstoffene.

Pasientmålgruppe:
FinalTouch kan brukes hos alle pasienter uten begrensninger med tanke på alder 
eller kjønn.   

Egenskaper:
Produktets egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og relevante 
produktstandarder. 

Bruker:
FinalTouch skal brukes av profesjonelle brukere med odontologisk utdanning. 

Anvendelse:
Preparasjon:

La materialet oppnå romtemperatur før bruk. Sørg for et tilstrekkelig tørt 
arbeidsområde. Rengjør tannen og/eller restaureringen som skal behandles. 
FinalTouch brukes sammen med lysherdende fyllingsmateriale og bondinger. 
Tannen og eventuelle substrate flater prepareres i henhold til bruksanvisningen 
for materialet som er benyttet.

Applikasjon av FinalTouch:
FinalTouch kan appliseres direkte på restaureringen ved bruk av de 
medfølgende metallkanylene, eller det kan fjernes fra sprøyten og appliseres 
med en fin børste/sonde eller tynt rotkanal-instrument.
Dersom det ønskes en lavere fargeintensitet kan den valgte FinalTouch 
fargen blandes med et translucent komposittmateriale (f.eks GrandioSO 
Flow Incisal) før det brukes. Sikre at det ikke kommer luftbobler inn i  
materialet ved denne prosessen.

A)	 Fargekarakterisering på direkte komposittfyllinger:
Bruk av FinalTouch ved legging av fyllinger:
1.	 Applikasjon av fyllingsmaterialet etter produsentens spesifikasjoner.
2.	 For å spre FinalTouch over et overflateområde kan det appliseres og  
	 tildekkes direkte når det legges komposittlag. For å kunne reprodu- 
	 sere emaljesprekker og misfarginger i fissurer formes det et passende  
	 hakk på det ønskede stedet i det siste komposittlaget, samtidig som  
	 den korresponderende FinalTouch fargen legges i hakket fra kanylen  
	 med et egnet instrument og herdes. Vær oppmerksom på spesifika- 
	 sjonene for herdetid og maksimum lagstykkelse (tabell 2). Påse at det  
	 siste laget alltid er fyllingsmaterialet. 
Påfølgende legging av FinalTouch:

Ved karakterisering av gamle fyllinger er det også mulig å legge inn 
karakteriserings områder på et senere stadium. Rengjør med vann og tørlegg 
med fuktfri og oljefri luft. Appliser deretter med en gang og herd en egnet 
bonding i henhold til produsentens spesifikasjoner. 
Den passende fargen kan deretter legges i det preparerte området og herdes 
i henhold til spesifikasjonene for herdetid, lysintensitet og maksimum tykkelse 
på lag (tabell 2). FinalTouch må tildekkes med et egnet fyllingsmateriale.

B) Fargekarakterisering på indirekte komposittfyllinger:
I henhold til prosedyrene for direkte komposittfyllinger kan FinalTouch 
brukes ved lagvise inlays eller onlays. Det er også mulig å legge og herde 
karakteriseringsområder på et senere stadium på fyllinger som allerede er 
herdet (f.eks CAD/CAM kompositt fyllinger). FinalTouch må tildekkes med et 
egnet fyllingsmateriale.

C) Fargekarakterisering på klinikken av CAD/CAM fasetter:
Etter at fasetten er tilpasset og påfølgende rens og kondisjonering er  
utført, appliseres et tynt lag adhesiv på flaten på innsiden.Tørk deretter 
med luft før starten på herdingen i henhold til produsentens spesifikasjoner. 
Den passende fargen appliseres deretter i et tynt lag, da det ellers kan 
ha negativ påvirkning på tilpasningen av fasetten eller dens fremtreden. 
Herd deretter FinalTouch herdes i henhold til spesifikasjonene i  
tabell 2 og tilpasses fasetten etter produsentens spesifikasjoner. 

D) Fargekarakteristikk av akryltenner:
Så snart du har laget et karakteriseringsområde på akryltannen behandles 
overflaten med en egnet lysherdende bonding for akryltenner. Legg den valgte 
farge inn i karakteriseringsområdet og herd dette. Dekk deretter med kompositt 
fyllingsmateriale før herding.  

E) Maskering av misfargede tenner:
Før FinalTouch brukes for å maskere misfarging i tenner må den 
preparerte kaviteten forbehandles med et egnet adhesive i henhold til 
produsentens spesifikasjoner. Appliser deretter en blanding av hvit og 
orange i et lag nok for tilstrekkelig maskering med en børste eller annet 
egnet instrument og herd deretter. Se tabell 2 for maksimum lagtykkelse.  
Ferdiggjør deretter laget med et kompositt fyllingsmateriale i henhold til 
produsentens spesifikasjoner.
Den påsatte påføringskanylen er kun til engangsbruk. Etter bruk må den tas av, 
og sprøyten må lukkes godt med den originale hetten. For å beskytte sprøyten 
mot forurensning av kroppsvæsker, skitne hender eller munnvev anbefales det 
å bruke en beskyttende barriere.

Lysherding:
Konvensjonelt polymeriseringsutstyr.er egnet for lysherding av materialet. 
Herdetiden og maksimal lagtykkelse som følgende ved bruk av LED-/ 
halogen lys med en minimum lysstyrke på 500 mW/cm²:

Tabell 2: Maksimum lagtykkelse og herdetid på de forskjellige farger.

Farge Maksimum lagtykkelse Herdetid

Hvid

0,5 mm 20 s
Blå

Gul

Orange

Brun 0,3 mm 20 s

Hold spissen på lyslederen så nær overflaten på fyllingen som mulig. I motsatt 
fall vil herdedybden bli redusert. En utilstrekkelig herding kan føre til misfarging 
og irritasjon.

Merknader, sikkerhetstiltak:
–	� Fenoler, især preparater som inneholder eugenol og tymol, kan påvirke herdingen 

av fyllingsmaterialet. Bruk av sementer med sinkoksid-eugenol eller andre 
eugenolholdige stoffer i kombinasjon med fyllingsmateriale bør derfor unngås.

–	� Våre merknader og/eller råd fritar deg ikke fra å kontrollere om produktene som 
leveres av oss, er egnet til det tiltenkte formålet.

Sammensetning (etter mengde):
Bariumaluminiumborosilikat-glass, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogent 
silisiumoksid, HEDMA, initatorer, stabilisatorer, fargepigmenter

Oppbevarings- og bruksinformasjon:
Oppbevaring ved 4–23 °C. Lukk sprøyter umiddelbart etter fjerning av materiale 
for å forhindre eksponering for lys og påfølgende polymerisering. Ikke bruk 
produktet etter utløpsdatoen.

Kassering:
Produktet må avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

Meldeplikt:
Alvorlige tilfeller som dødsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse av 
helsen til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folkehelserisiko 
som er oppstått eller kunne ha oppstått i forbindelse med bruk av FinalTouch, må 
rapporteres til VOCO GmbH og de ansvarlige myndighetene.

Merknad:
Korte rapporter om sikkerhet og klinisk virkemåte for FinalTouch kan lastes  
ned fra den europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED –  
https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Detaljert informasjon kan også finnes på 
www.voco.dental.

Produktbeskrivning:
FinalTouch är en ljushärdande komposit för individuell färgkaraktärisering av 
direkta och indirekta kompositrestaurationer och för maskering av missfärgningar 
i den dentala hårdvävnaden. FinalTouch appliceras under/mellan lager av 
restaurationskompositen. FinalTouch innehåller 38 - 40 % (vikt) oorganiska filler 
i en metakrylatmatris.

Färger:
Vit, blå, gul, orange, brun

Tabell 1: Tillgängliga färger och möjliga applikationer

Färg Möjliga applikationer

Vit –	� Reproduktion av emaljopaciteter, kalciuminlagringar och vita  
fläckar

– 	 Reproduktion av haloeffekter
–	 Accentuering av kuspar och åsar
–	 Maskering av missfärgningar i den dentala hårdvävnaden

Blå –	 Reproduktion av translucenta emaljområden och opalescen- 
	 ta områden

Gul,
orange

–	 ��Reproduktion av missfärgningar runt tandhalsen
– 	– 	 Markering av dentinkärnan  
– 	– 	 Accentuering av fissurer  
– 	– 	 Reproduktion av individuell emaljkaraktär

Orange,
brun

–	� Reproduktion av emaljsprickor och missfärgningar i fissurer

Indikationer:
–	 Personlig karaktärisering av direkta och indirekta kompositrestaurationer
–	 Maskering av missfärgningar i tanden
–	 Karaktärisering av CAD/CAM-fasader chairside

Kontraindikationer:
FinalTouch innehåller metakrylat och BHT. FinalTouch ska inte användas vid känd 
hypersensivitet (allergi) mot något av innehållet.

Patientmålgrupp:
FinalTouch kan användas för alla patienter utan begränsning avseende ålder eller 
kön.   

Prestandaegenskaper:
Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda ändamål 
samt gällande produktstandarder. 

Användare:
Användningen av FinalTouch ska utföras av professionellt utbildad 
tandvårdspersonal. 

Användning:
Förberedelse:

Låt materialet uppnå rumstemperatur före användning. Se till att arbetsområdet 
är tillräckligt torrt. Rengör tanden och/eller restaurationen som ska behandlas. 
FinalTouch används tillsammans med ljushärdande kompositer och adhesiver. 
Förbehandla den dentala hårdvävnaden och existerande substratytor i enlighet 
med bruksanvisningen för den komposit/adhesiv som används. 

Applicering av FinalTouch:
FinalTouch kan appliceras direkt på kompositen med hjälp av de medföljande 
metallspetsarna, eller doseras från sprutan och appliceras med en fin borste/
sond eller ett tunt rotkanalsinstrument.
Om en lägre färgintensitet behövs, kan FinalTouch i den valda färgen blandas 
med en translucent flytande komposit (t.ex. GrandioSO Flow Incisal) före 
användning. Se till att inga luftblåsor uppstår vid den processen.

A)	 Färgkaraktärisering av direkta kompositrestaurationer:
Användning av FinalTouch vid placering av fyllningar:
1.	 Applicering av restaurationskomposit enligt tillverkarens anvisningar.
2.	 För att sprida FinalTouch över en yta, kan den appliceras och sedan 
	 direkt täckas av ett lager komposit. För att reproducera emaljsprickor  
	 och missfärgningar i fissurer, forma en fin skåra på den önskade  
	 platsen i det sista kompositlagret. Placera motsvarande färg av  
	 FinalTouch i skåran direkt från spetsen eller med hjälp av ett lämp- 
	 ligt instrument och ljushärda. Lägg märke till specifikationerna  
	 angående härdningstid och maximal lagertjocklek (tabell 2). Se till att  
	 det översta lagret alltid är restaurationskomposit. 

Senare applicering av FinalTouch:
Vid karaktärisering av äldre fyllningar, är det även möjligt att skära in 
karaktäriseringsmönster i ett senare skede. Rengör då med vatten och 
torka med fukt- och oljefri luft. När det är torrt, applicera och ljushärda 
en lämplig adhesiv enligt tillverkarens anvisningar. Den önskade färgen 
kan därefter appliceras i det preparerade mönstret och härdas i enlighet 
med specifikationerna för härdningstid, ljusintensitet och maximal 
lagertjocklek (tabell 2). FinalTouch behöver täckas med en lämplig 
restaurationskomposit.	

B) Färgkaraktärisering av indirekta kompositrestaurationer:
I likhet med proceduren för direkta kompositrestaurationer, kan 
FinalTouch placeras medan man lägger lager för att framställa inlägg eller 
onlays. Det är även möjligt att placera och härda karaktäriseringsmönster i ett 
senare skede, då restaurationerna redan är polymeriserade (t.ex. CAD/CAM-
restaurationer av komposit). FinalTouch behöver täckas med en lämplig 
restaurationskomposit.

C) Färgkaraktärisering av CAD/CAM-fasader chairside:
Efter utprovning av fasaden, följt av rengöring och konditionering enligt 
tillverkarens anvisningar, appliceras ett tunt lager ljushärdande adhesiv 
på den inre ytan. Detta lager torkas sedan med luftblästring innan 
polymerisering i enlighet med tillverkarens specifikationer. Den valda färgen 
appliceras därefter i ett mycket tunt lager, eftersom det annars kan ha  
negativ effekt på fasadens passning eller dess externa utseende. Härda 
FinalTouch i enlighet med specifikationerna i tabell 2 och placera fasaden i 
enlighet med tillverkarens specifikationer. 

D) Färgkaraktärisering av akryltänder:
Efter att du skapat ett karaktäriseringsmönster i akryltanden, behandlas dess 
yta med ett lämpligt ljushärdande bondingmaterial för akryltänder. Applicera 
den önskade färgen i karaktäriseringsmönstret och ljushärda. Täck därefter med 
restaurationskomposit och polymerisera.

E) Maskering av missfärgningar i tanden:
Innan FinalTouch används för att maskera missfärgningar i tanden, behöver 
den preparerade kaviteten förbehandlas med en lämplig adhesiv i enlighet med 
tillverkarens specifikationer. Applicera därefter vit eller en blandning av vit och 
orange, i den lagertjocklek som behövs för effektiv täckning, med en borste eller 
annat lämpligt instrument och ljushärda. Se tabell 2 för maximal lagertjocklek. 
Avsluta med lager av restaurationskomposit i enlighet med tillverkarens 
specifikationer.

Den bifogade applikationskanylen är endast avsedd för engångsbruk. Ta bort 
kanylen efter användning och stäng sprutan ordentligt med originallocket. För 
att skydda sprutan från kontaminering med kroppsvätskor eller smutsiga händer 
eller oral vävnad rekommenderas användning av en skyddsbarriär.

Ljushärdning:
Konventionella apparater för polymerisering är lämpliga för ljushärdning av 
materialet. Härdningstid och maximal lagertjocklek, vid användning av en LED-/
halogenlampa med en ljusintensitet på minst 500 mW/cm², är följande.

Tabell 2: Maximal lagertjocklek och härdningstider för individuella färger.

Färg Maximal lagertjocklek Härdningstid 

Vit

0,5 mm 20 s
Blå

Gul

Orange

Brun 0,3 mm 20 s

Håll spetsen på apparatens ljusledare så nära ytan på fyllningsmaterialet som 
möjligt. I annat fall kan härddjupet reduceras. Ofullständig härdning kan leda till 
missfärgning och obehag.

Information, försiktighetsåtgärder:
–	� Fenolsubstanser, i synnerhet preparat som innehåller eugenol och tymol, leder 

till att härdningen av kompositmaterial störs. Undvik därför att använda cement 
med zinkoxideugenol och andra eugenolhaltiga material i kombination med 
kompositfyllningsmaterial.

–	� Våra anvisningar och/eller vår rådgivning befriar dig inte från att kontrollera 
de av oss levererade preparaten avseende deras lämplighet för den avsedda 
användningen.

Sammansättning (enligt fallande andel):
Bariumaluminiumborosilikat-glas, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogen kiseldioxid, 
HEDMA, initiatorer, stabilisatorer, färgpigment

Anvisningar för förvaring och användning:
Förvaras vid 4 °C – 23 °C. . Förslut sprutor direkt efter att material har tagits ur för 
att förhindra påverkan av ljus och polymerisering. Använd inte efter utgångsdatum. 

Avfallshantering:
Produkten ska avfallshanteras enligt föreskrifter från lokala myndigheter.

Rapporteringsskyldighet:
Allvarliga tillbud som dödsfall, tillfällig eller permanent bestående försämring 
av en patients, en användares eller andra personers hälsotillstånd samt 
allvarlig fara för folkhälsan, som uppkommer eller skulle ha kunnat uppkomma 
i samband med FinalTouch ska rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig 
myndighet.

Obs:
Sammanfattande rapporter om säkerhet och klinisk prestanda för FinalTouch 
finns i Europeiska unionens databas för medicintekniska produkter (EUDAMED –  
https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Utförlig information finns även på www.voco.
dental.

Bruksanvisning 
       EU Medisinsk utstyr NO

Bruksanvisning 
       EU Medicinteknisk produkt SV
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Termékleírás:
A FinalTouch fényrekötő egyedi színárnyalatú karakterizációs kompozit 
direkt és indirekt kompozit restaurációk készítéséhez és a fog kemény szövetei 
elszíneződésének maszkolására. A FinalTouch a restaurációs kompozit rétegei alá/
közé applikálható. A FinalTouch 38 - 40 tömeg % szervetlen töltőanyagot tartalmaz 
metakrilát mátrixban.

Színek:
fehér, kék, sárga, narancssárga, barna

1. táblázat: Választható színek és alkalmazási lehetőségeik.

Szín Lehetséges alkalmazások

Fehér –	�� Zománc opacitás, kalcium lerakódások és  fehér foltok
	 reprodukálása
–	 Halo-effektus reprodukálása 
– 	 Csücskök és gerincek hangsúlyozása 
– 	 A fog elszíneződött kemény szöveteinek elfedése

Kék –	 Transzlucens zománc területek és opaleszcens területek 
	 reprodukálása

Sárga, 
narancssárga 

–	 A fognyaki elszíneződések reprodukálása
– 	 A dentin mag kihangsúlyozása
– 	 Fisszúrák imitálása 
– 	 Az egyedi zománc karakter reprodukálása

Narancssárga, 
barna

–	� Zománc repedések és fisszúra elszíneződések  
reprodukálása

Javallatok:
–	 Direkt és indirect kompozit restaurációk egyedi karakterizációja
– 	 A fog elszíneződéseinek elfedése
– 	 CAD/CAM héjak szék melletti karakterizációja

Ellenjavallatok:
Az FinalTouch metakrilátokat és BHT-t tartalmaz. Az FinalTouch ezen összetevőivel 
szembeni ismert túlérzékenység (allergia) esetén nem használható fel.

Beteg célcsoport:
Az FinalTouch minden beteg esetében korra és nemre vonatkozó megkötések 
nélkül alkalmazható.   

Teljesítmény jellemzők:
A termék teljesítmény jellemzői megfelelnek a rendeltetés szerinti követelményeknek 
és a vonatkozó termékszabványoknak. 

Felhasználók:
Az FinalTouch csak szakképzett fogászati személyzet használhatja. 

Felhasználás:
Előkészítés:

Használat előtt engedje, hogy az anyag szobahőmérsékletre melegedjen. 
Gondoskodjunk a munkaterület megfelelő szárításáról. Tisztítsa meg a kezelendő 
fogakat és/vagy pótlásokat. A FinalTouch fényrekötő helyreállító kompozitokkal 
és ragasztókkal együtt alkalmazható. A fog keményszöveteinek és a preparálás 
után visszamaradt fogfelszín felületeit a helyreállító kompozit/ragasztó használati 
utasításainak megfelelően kell előkezelni.

A FinalTouch applikálása:
A FinalTouch a mellékelt fém kanülök segítségével közvetlenül a res- 
taurációra applikálható, vagy a fecskendőből kinyomott anyagot finom szőrű 
ecsettel/szondával vagy vékony gyökérkezelő eszközökkel is lehet applikálni.
Amennyiben visszafogottabb színárnyalatra lenne szükség, a kiválasztott 
FinalTouch árnyalat használat előtt transzlucens folyékony kompozit anyaggal 
(pl. Incizális GrandioSO Flow) keverhető, amely biztosítja, hogy nem képződnek 
légbuborékok a folyamat alatt.

A)	 Szín karakterizáció direkt kompozit restaurációknál:
A FinalTouch használata tömésbehelyezés közben:
1.	 A restaurációs kompozit applikálása a gyártó specifikációja szerint.
2.	 A FinalTouch egy adott felszín lefedésére a kompozit direkt rétegzése  
	 közben alkalmazható. A zománc repedések és elszíneződött fisszúrák,  
	 finom bevágások mintázatának reprodukálásánál az utolsó kompozit  
	 rétegbe helyezze be a kívánt helyre a megfelelő FinalTouch színt  
	 közvetlenül a résbe a kanüllel, vagy egy megfelelő eszközzel, és poli- 
	 merizálja. Ügyeljen a polimerizálási idő és a maximális rétegvastag- 
	 ságra vonatkozó előírások betartására (2. táblázat) Biztosítani kell,  
	 hogy a felső réteg mindig a helyreállító kompozit legyen.
 A FinalTouch későbbi beillesztése:
	 A régebbi tömések karakterizálásakor utólag is be lehet preparálni a  
	 karakterizációs mintázatot. Utána vízzel kell leöblíteni és szárítani  
	 nedvesség-mentes és olajmentes levegővel. Miután megszáradt, app- 
	 likálja és fotopolimerizálja a gyártó előírásainak megfelően az adhezí- 
	 vet. A szükséges színt ezután be lehet illeszteni az előkészített mintá- 
	 zatba és polimerizálni összhangban a kötési időre, a fény intenzitásra  
	 és a maximális rétegvastagságra vonatkozó előírásokkal (2. táblázat). 
	 A FinalTouch-t szükséges befedni egy megfelelő helyreállító kompozittal.	  

B) Szín karakterizáció indirekt kompozit restaurációknál:
A direkt kompozit helyreállítások munkafolyamatainak megfelelően a  
FinalTouch beilleszthető az inlay vagy onlay rétegzése során. A karakte- 
rizációs mintázat szintén beilleszthető és polimerizálható a pótlás készítés 
egy későbbi, már polimerizáció utáni szakaszában (például CAD / CAM 
kompozit restaurációk). A FinalTouch-t szükséges befedni egy megfelelő  
helyreállító kompozittal.

C) CAD/CAM héjak szék melletti szín karakterizációja:
Héj utólagos adaptációjánál a gyártó specifikációja szerint elvégzett tisz- 
títás és kondicionálás után egy fényrekötő ragasztó vékony rétegét  
viszünk fel a belső felületre. Ezt azután levegőárammal megszárítjuk  
mielőtt polimerizálnánk, összhangban a gyártó specifikációival. A kivá- 
lasztott színt ezután kell applikálni nagyon vékony rétegben, mivel  
máskülönben negatív hatással lehet a héj illeszkedésére vagy a külső 
megjelenésére. Polimerizálja a 2. táblázatban leírtaknak megfelelően és illessze 
a héjat a gyártói előírásoknak megfelelően. 

D) Szín karakterizáció akril fogakon:
Először bele kell preparálni a karakterizációs mintázatot az akril fogba, 
majd felvinni a felületére egy akril fogakhoz alkalmazható fényrekötő  
adhezívet. Helyezze be a kívánt színt a karakterizációs mintázatba, és  
polimerizálja. Ezután fedje le helyreállító kompozittal és polimerizálja.  

E) A fog elszíneződéseinek elfedése:
A FinalTouch a fog elszíneződésének elfedésére történő alkalmazása előtt, 
az előkészített üreget elő kell kezelni egy megfelelő adhezívvel az adott gyártó 
specifikációi szerint. Ezután lehet applikálni a fehér, vagy a fehér és narancssárga 
keverékét az elfedéshez elegendő rétegvastagságban ecsettel vagy más 
megfelelő eszközzel, és polimerizálni. Maximális rétegvastagságokat lásd a  
2. táblázatban.
Majd fejezze be a rétegzést egy helyreállító kompozittal a gyártó utasításai 
szerint.
A felhelyezett applikátoros keverőcsőrök kizárólag egyszeri használatra valók. 
Ezeket használat után vegye le és a fecskendőt az eredeti kupakjával zárja le. 
Barrier alkalmazása javasolt annak érdekében, hogy megóvja a fecskendőt 
a testfolyadékokkal, szennyezett kézzel vagy a szájüreg szöveteivel való 
érintkezéstől.

Fényrekötés:
A kereskedelmi forgalomban kapható polimerizációs lámpák alkalmasak 
az anyag megkötésére. A kötési idő és a maximális rétegvastagság a  
legalább 500 mW/cm²-es teljesítményű LED/halogen lámpa esetén a  
következő.

2.	táblázat: az egyes színárnyalatok maximális rétegvastagsága és 
polimerizálási ideje.

Szin Maximális rétegvastagság Polimerizálási idő

Fehér

0,5 mm 20 s
Kék

Sárga

Narancssárga

Barna 0,3 mm 20 s

Tartsa a fényvezető csőrt a lehető legközelebb a tömés felületéhez. Ellenkező 
esetben a megkötés mélysége csökkenhet. A nem tökéletes megkötés az anyag 
elszíneződését és kényelmetlenséget okozhat.

Megjegyzések, óvintézkedések:
–	� A fenolos anyagok, különösen az eugenol- és timoltartalmú készítmények a 

tömőanyagok kikeményedési zavaraihoz vezetnek. Ezért el kell kerülni a cink-
oxid-eugenol cementek vagy más eugenoltartalmú anyagok együttes használatát 
a műanyag tömőanyagokkal.

–	� Útmutatóink és/vagy tanácsaink nem mentesítik Önt az alól, hogy ellenőrizze 
az általunk szállított készítményeknek a szándékolt alkalmazási célokra való 
megfelelőségét.

Összetétel (csökkenő tartalom szerint):
Bárium-alumínium-boroszilikát üveg, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pirogén szilícium-
dioxid, HEDMA, iniciátorok, stabilizátorok, színpigmentek

Tárolási és alkalmazási utasítások:
Tárolja 4 °C–23 °C között. Az anyagkivétel után azonnal zárja le a fecskendőket, 
hogy megakadályozza a fénybehatást és az ebből következő polimerizációt.  
A lejárati idő után ne használja fel.

Ártalmatlanítás:
A termék ártalmatlanítása a helyi hatósági előírások szerint történik.

Jelentési kötelezettség:
Az FinalTouch alkalmazásával kapcsolatos olyan, ténylegesen vagy esetlegesen 
felmerülő súlyos eseményeket, mint a beteg, a felhasználó vagy más személyek 
halála vagy egészségi állapotának ideiglenes vagy tartósan súlyos romlása, illetve 
a súlyos közegészségügyi veszély, be kell jelenteni a VOCO GmbH és az illetékes 
hatóság számára.

Megjegyzés:
Az FinalTouch biztonságosságáról és klinikai teljesítményéről rövid 
jelentések állnak rendelkezésre az Európai Orvostechnikai Eszközök 
Adatbázisában (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed). 
Részletes információkat a www.voco.dental oldalon talál.

Opis produktu:
FinalTouch to światłoutwardzalny materiał kompozytowy do nadawania 
indywidualnego odcienia bezpośrednim i pośrednim kompozytowym  
wypełnieniom ubytków oraz maskowania przebarwień tkanki twardej zęba. 
FinalTouch nakłada się pod lub pomiędzy warstwy wypełniającego materiału 
kompozytowego. FinalTouch zawiera 38 - 40 % (wagowo) wypełniacza 
nieorganicznego w matrycy metakrylanowej.

Kolory:
biały, niebieski, żółty, pomarańczowy, brązowy

Tabela 1: Dostępne kolory i możliwości ich zastosowania.

Kolor Możliwości zastosowania

Biały –	�� Odtwarzanie nieprzejrzystości szkliwa, osadów  
wapiennych i białych plamek

–	 Odtwarzanie efektu halo 
– 	 Akcentowanie guzków i krawędzi zębowych 
– 	 Maskowanie przebarwień tkanki twardej zęba

Niebieski –	� Odtwarzanie przezroczystości szkliwa oraz obszarów 
opali-zujących

Żółty, 
pomarańczowy 

–	 Odtwarzanie przebarwień wokół szyjki zęba
– 	 Podkreślanie barwy rdzenia zębinowego
– 	 Akcentowanie bruzd 
– 	 Odtwarzanie indywidualnych cech szkliwa

pomarańczowy, 
brązowy

–	� Odtwarzanie pęknięć szkliwa oraz przebarwień  
bruzdowych

Wskazania:
–	 Nadawanie indywidualnych cech bezpośrednim i pośrednim kompozyto- 
	 wym wypełnieniom
–	 Maskowanie przebarwień zębów
–	 Nadawanie cech indywidualnych licówkom CAD/CAM wykonywanym  
	 przez stomatologa

Przeciwwskazania:
FinalTouch zawiera metakrylany i BHT. W przypadku rozpoznanej nadwrażliwości 
(alergii) na składniki produktu FinalTouch należy zrezygnować z jego zastosowania.

Grupa docelowa pacjentów:
FinalTouch może być stosowany bez ograniczeń u wszystkich pacjentów, 
niezależnie od ich wieku i płci.   

Właściwości:
Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia 
oraz obowiązujących norm produktowych. 

Użytkownik:
FinalTouch jest przeznaczony do stosowania przez użytkownika profesjonalnego 
posiadającego wykształcenie stomatologiczne. 

Zastosowanie:
Przygotowanie:

Przed rozpoczęciem pracy ogrzać materiał do temperatury pokojowej. 
Upewnić się, że opracowywany obszar jest dostatecznie suchy. Wyczyścić 
zęby i/lub wypełnienia przewidziane do zabiegu. FinalTouch stosuje 
się wraz ze światłoutwardzalnymi materiałami kompozytowymi oraz 
klejami. Tkanki twarde zęba oraz istniejącą powierzchnię podłoża należy 
poddać wstępnej obróbce zgodnie ze wskazówkami zastosowania  
danego wypełniającego materiału kompozytowego/kleju. 

Nakładanie preparatu FinalTouch:
FinalTouch można nakładać bezpośrednio na wypełnienie za pomocą 
dostarczonej metalowej kaniuli lub pobierać ze strzykawki i nakładać cienkim 
pędzelkiem/zgłębnikiem lub cienkim narzędziem do kanałów korzeniowych.

Jeśli wymagane jest mniejsze natężenie barwy, wybrany kolor preparatu 
FinalTouch można wymieszać przed przystąpieniem do pracy z płynnym 
przezroczystym materiałem kompozytowym (np. GrandioSO Flow siecznym), 
dzięki czemu podczas przygotowania nie będą tworzyć się bąbelki powietrza.

A)	 Nadawanie indywidualnego odcienia bezpośrednim kompozytowym  
	 wypełnieniom ubytków: 

Zastosowanie preparatu FinalTouch podczas umieszczania wypełnień:
1.	 Nałuż materiał kompozytowy zgodnie z zaleceniami producenta.
2.	 Preparat FinalTouch może być nakładany bezpośrednio na opracowaną  
	 powierzchnię i pokrywany kolejną warstwą materiału kompozytowego. 
	 W celu odtworzenia pęknięć szkliwa oraz przebarwień bruzdowych 
	 należy wykonać cienkie wyżłobienie w żądanym  miejscu ostatniej warstwy 
	 materiału kompozytowego, nanieść preparat FinalTouch o właściwym 
	 kolorze bezpośrednio z kaniuli lub za  pomocą odpowiedniego narzędzia 
	 na szczelinę i poddać go utwardzeniu. Należy zwrócić uwagę na 
	 specyfikację dotyczącą czasu utwardzania oraz maksymalnej grubości 
	 warstwy (tabela 2). Warstwą wierzchnią musi być zawsze wypełnieniowy 
	 materiał kompozytowy. 
Dokładanie preparatu FinalTouch:

Podczas opracowywania starszych wypełnień można także 
naciąć indywidualne wzory na późniejszym etapie pracy. Oczyścić 
opracowywaną powierzchnię wodą i suchym powietrzem. Po osuszeniu 
nałożyć i utwardzić odpowiedni klej, stosując się do specyfikacji  
podanej przez producenta. Następnie można nanieść żądany kolor na 
przygotowany wzór i utwardzić go zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi 
czasu utwardzania, natężenia światła oraz maksymalnej grubości  
warstwy (tabela 2). Preparat FinalTouch należy pokryć odpowiednim 
wypełnieniowym materiałem kompozytowym.	  

B)	Nadawanie indywidualnego odcienia pośrednim kompozytowym 
	 wypełnieniom ubytków: 

Podobnie, jak w przypadku procedury zastosowania na bezpośrednich 
kompozytowych wypełnieniach ubytków, preparatu FinalTouch można używać 
podczas nakładania warstw wypełnień typu inlay i onlay. Można także wstawiać i 
utwardzać indywidualne wzory na późniejszym etapie pracy na już utwardzonych 
wypełnieniach (np. w przypadku wypełnień kompozytowych CAD/CAM). 
Preparat FinalTouch należy pokryć odpowiednim wypełniającym materiałem 
kompozytowym.

C)	Nadawanie odcienia licówkom CAD/CAM wykonywanym przez sto- 
	 matologa:

W zależności od dopasowania licówki, a następnie czyszczenia i 
kondycjonowania zgodnie ze specyfikacją podaną przez producenta, na 
wewnętrzną powierzchnię nanieść cienką warstwę kleju światłoutwardzalnego. 
Przed utwardzeniem osuszyć ją strumieniem powietrza zgodnie ze 
specyfikacją podaną przez producenta. Następnie nałożyć bardzo 
cienką warstwę wybranego koloru, ponieważ w przeciwnym wypadku 
miałoby to negatywny wpływ na mocowanie lub wygląd zewnętrzny  
licówki. Utwardzić preparat FinalTouch według specyfikacji podanej w tabeli 2 i 
założyć licówkę zgodnie ze specyfikacją producenta. 

D) Nadawanie indywidualnego odcienia zębom akrylowym:
Po nacięciu indywidualnego wzoru w zębie akrylowym należy powlec jego 
powierzchnię odpowiednim światłoutwardzalnym materiałem wiążącym do 
zębów akrylowych. Nanieść żądany kolor na indywidualny wzór i utwardzić 
go. Następnie pokryć obrabianą powierzchnię warstwą wypełniającego  
materiału kompozytowego i utwardzić ją.

E) Maskowanie przebarwień zębów:
Przed przystąpieniem do maskowania przebarwień za pomocą preparatu 
FinalTouch opracowywany ubytek należy pokryć wstępnie warstwą 
odpowiedniego kleju zgodnie ze specyfikacją podaną przez producenta. 
Następnie nałożyć warstwę z koloru białego lub z mieszaniny koloru 
białego z pomarańczowym o grubości zapewniającej odpowiednie 
zamaskowanie, używając do tego celu pędzelka lub innego odpowiedniego 
narzędzia, po czym utwardzić opracowywane miejsce. Maksymalne  
grubości warstwy – patrz tabela 2. Dokończyć pracę, nakładając warstwę 
wypełniającego materiału kompozytowego zgodnie ze specyfikacją podaną 
przez producenta.
Założona końcówka aplikacyjna jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego 
zastosowania. Po użyciu należy ją zdjąć i zamknąć strzykawkę oryginalną 
zatyczką. W celu zabezpieczenia strzykawki przed skażeniem mikrobiologicznym 
przez płyny ustrojowe, zanieczyszczone ręce lub tkanki jamy ustnej, zaleca się 
stosowanie bariery ochronnej.

Utwardzanie światłem:
Do utwardzania materiału można używać standardowych urządzeń do 
polimeryzacji. Czas utwardzania oraz maksymalna grubość warstwy 
przedstawiają się następująco (dla lamp LED/halogenowych o minimalnym 
natężeniu światła 500 mW/cm²).

Tabela 2: Maksymalne grubości warstwy oraz czasy utwardzania dla 
poszczególnych kolorów.

Kolor Maksymalna grubość warstwy Czas utwardzania

Biały

0,5 mm 20 s
Niebieski

Żółty

Pomarańczowy

Brązowy 0,3 mm 20 s

Końcówkę roboczą lampy zbliżyć maksymalnie do powierzchni wypełnienia. W 
przeciwnym razie należy liczyć się z mniejszą głębokością utwardzania. Niepełna 
polimeryzacja może spowodować powstanie przebarwień wypełnienia oraz 
dyskomfort u pacjenta.

Informacje dodatkowe, środki ostrożności:
–	� Substancje fenolowe, w szczególności preparaty zawierające eugenol i tymol, 

zaburzają proces wiązania kompozytowych materiałów wypełnieniowych. Dlatego 
też należy unikać stosowania cementów tlenkowo-cynkowo-eugenolowych 
lub innych materiałów zawierających eugenol w połączeniu z kompozytowymi 
materiałami wypełnieniowymi.

–	� Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniają Państwa z obowiązku 
sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych 
zastosowań.

Skład (wg zawartości w kolejności malejącej):
Szkło barowo-glinowo-borowo-krzemowe, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pirogeniczny 
dwutlenek krzemu,  HEDMA,  inicjatory, stabilizatory, pigmenty kolorowe

Informacje dot. przechowywania i zastosowania:
Przechowywać w temperaturze 4°C - 23°C. Po pobraniu materiału należy 
natychmiast zamknąć strzykawki, aby nie narażać zawartości na kontakt ze 
światłem i zapobiec niepożądanej polimeryzacji. Nie stosować po upływie terminu 
ważności. 

Utylizacja:
Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Obowiązek zgłaszania:
Wszelkie poważne incydenty, takie jak zgon pacjenta, czasowe lub trwałe poważne 
pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby oraz poważne 
zagrożenie zdrowia publicznego, które wystąpiły bądź mogły wystąpić w związku 
z zastosowaniem produktu FinalTouch, należy zgłaszać firmie VOCO GmbH oraz 
właściwym organom.

Uwaga:
Raporty dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej FinalTouch są 
dostępne w Europejskiej Bazie Danych Wyrobów Medycznych (EUDAMED – https://
ec.europa.eu/tools/eudamed). Szczegółowe informacje można również znaleźć na 
stronie www.voco.dental.

Használati utasítás 
       EU Orvostechnikai eszköz HU

Instrukcja użycia  
       UE Wyrób medyczny PL
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Popis produktu:
FinalTouch je světlem tuhnoucí kompozitum pro individualizace odstínu  
přímých a nepřímých kompozitních výplní a zakrývání diskolorací na 
tvrdých zubních tkáních. FinalTouch se nanáší pod/mezi vrstvy výplňového 
kompozita. FinalTouch obsahuje 38 - 40 % hmotnosti anorganických plniv v  
metakrylátové matrix.

Barvy:
Bílá, modrá, žlutá, oranžová, hnědá

Tabulka 1: Dostupné barvy a jejich možné použití.

Barva Možné použití

Bílá –	�� Reprodukce opákní skloviny, usazenin vápníku a bílých 
	 skvrn
–	 Reprodukce halo efektů 
– 	 Zvýraznění hrbolků a hřebenů 
– 	 Zakrytí diskolorovaných tvrdých zubních tkání

Modrá –	 Reprodukce translucentních sklovinných oblastí a 
	 opalescentních úseků

Žlutá,
oranžová

–	 ��Reprodukce diskolorací kolem krčku zubuh
– 	 Zvýraznění dentinového jádra
– 	 Zvýraznění fisur 
– 	 Reprodukce individuálních vlastností skloviny

Oranžová,
hnědá

–	 Reprodukce prasklin ve sklovině a diskolorací fisur

Indikace:
–	 Individualizace přímých a nepřímých kompozitních výplní
–	 Zakrývání diskolorací zubů
–	 Individualizace CAD/CAM fazet vyrobených v ordinaci

Kontraindikace:
FinalTouch obsahuje metakrylát a BHT. V případě známé přecitlivělosti (alergie) na 
tyto složky produktu FinalTouch je nutné od použití upustit.

Cílová skupina pacientů:
FinalTouch lze použít pro všechny pacienty bez omezení věku nebo pohlaví.   

Funkční charakteristiky:
Funkční charakteristiky produktu odpovídají požadavkům určeného účelu použití a 
příslušných standardů výrobků. 

Uživatel:
Aplikaci produktu FinalTouch provádí uživatel odborně vzdělaný v oboru zubního 
lékařství. 

Použití:
Příprava:

Před použitím nechte materiál ohřát na pokojovou teplotu. Zajistěte dostatečně 
suché pracovní pole. Očistěte zuby a/nebo výplně určené k úpravě. FinalTouch 
se používá spolu se světlem tuhnoucími výplňovými kompozity a adhezivy. Tvrdé 
tkáně a stávající podložní hmotu kondicionujte podle návodu k použití použitého 
výplňového kompozita/adheziva. 

Nanášení FinalTouch:
FinalTouch je možné nanášet přímo na výplňový materiál pomocí dodaných 
kovových kanyl, nebo jej lze vytlačit ze stříkačky a nanášet jemným štětečkem/
sondou nebo tenkým kořenovým nástrojem.
Je-li třeba nižší barevná intenzita, je možné vybranou barvu FinalTouch 
před použitím smíchat s translucentní kompozitním zatékavým materiálem 
(např. GrandioSO Flow Incisal). Je třeba dbát, aby se při míchání  
nevytvořily vzduchové bubliny.

A)	 Individualizace odstínu přímých kompozitních výplní:
Použití FinalTouch při zhotovování výplní:
1.	 Nanesení výplňového kompozita podle pokynů jeho výrobce.
2.	 FinalTouch se rozprostře po celém povrchu, přičemž jej lze nanést přímo 
 	 a zakrýt další vrstvou kompozita. Za účelem reprodukce prasklin ve 
	 sklovině a diskolorovaných fisur se vymodeluje v poslední vrstvě 
 	 kompozita jemná rýha, do ní se přímo z kanyly nebo pomocí vhodného  
	 nástroje nanese barva FinalTouch a vytvrdí se. 

Věnujte pozornost specifikacím týkajícím se doby vytvrzování a maximální 
tloušťky vrstvy (tabulka 2). Zajistěte, aby vrchní vrstvu vždy tvořilo výplňové 
kompozitum. 

Následné doplnění FinalTouch:
Při individualizacích starších výplní je také možné vybrousit prostor pro 
barvivo později. Poté se výplň očistí vodou a osuší vzduchem bez příměsi 
vlhkosti a oleje. Jakmile oschne, naneste a světelně vytvrďte vhodné 
adhezivum v souladu s pokyny výrobce. Požadovanou barvu je poté možné 
nanést do připraveného prostoru a vytvrdit v souladu se specifikacemi 
týkajícími se doby vytvrzování a maximální tloušťky vrstvy (tabulka 2). 
FinalTouch musí být překryt vhodným výplňovým kompozitem.	  

B) Individualizace odstínu nepřímých kompozitních výplní:
Stejně jako u postupu zhotovování přímých kompozitních výplní je 
možné nanést FinalTouch při vrstvení inlejí nebo onlejí. Je také možné 
individualizace nanést a vytvrdit později u výplní, které jsou již vytvrzené 
(např. CAD/CAM kompozitní výplně). FinalTouch musí být překryt vhodným  
výplňovým kompozitem.

C) Individualizace odstínu CAD/CAM fazet vyrobených v ordinaci:
Po úpravě fazety a následném očištění a kondicionování podle specifikací 
výrobce se na vnitřní povrch nanese tenká vrstva světlem tuhnoucího adheziva. 
Ta se pak před polymerací osuší proudem vzduchu a vytvrdí podle pokynů 
výrobce. Vybraná barva se poté nanese ve velmi tenké vrstvě, protože jinak by 
mohla mít negativní vliv na dosednutí náhrady nebo její vnější vzhled. FinalTouch 
se vytvrdí v souladu se specifikacemi v tabulce 2 a fazeta se nasadí podle 
pokynů výrobce. 

D) Individualizace odstínu pryskyřičných zubů:
Jakmile vybrousíte do pryskyřičného zubu průběh individualizace, 
upravte jeho povrch světlem tuhnoucím vazebným prostředkem 
vhodným pro pryskyřičné zuby. Naneste do prostoru pro individualizaci  
požadovanou barvu a vytvrďte. Poté překryjte výplňovým kompozitem a 
polymerujte. 

E) Zakrytí diskolorací zubů:
Před použitím FinalTouch k zakrytí diskolorací zubů je potřeba předem 
ošetřit preparovanou kavitu vhodným adhezivem, a to podle specifikací 
výrobce. Poté štětečkem nebo jiným vhodným nástrojem naneste 
bílou barvu nebo směs bílé a oranžové v síle vrstvy potřebné pro 
dostatečné zakrytí a vytvrďte. Viz tabulka 2 pro maximální tloušťku vrstvy. 
Poté dokončete vrstvení výplňovým kompozitem podle návodu jeho  
výrobce.
Nasazená aplikační kanyla slouží pouze k jednorázovému použití. Po použití 
ji sejměte a stříkačku pevně uzavřete originálním uzávěrem. Aby se stříkačka 
chránila před kontaminací způsobenou tělními tekutinami, špinavýma rukama či 
orální tkání, doporučujeme použít ochrannou bariéru.

Vytvrzování světlem:
K vytvrzování tohoto materiálu jsou vhodné všechny běžné polymerační lampy. 
Délka vytvrzování a maximální tloušťka vrstvy je při použití LED/halogenové 
lampy s minimální vlnovou délkou 500 mW/cm² následující:

Tabulka 2: Maximální tloušťky vrstev a délky vytvrzování jednotlivých barev.

Barva Maximální tloušťka vrstvy Délka vytvrzování

Bílá

0,5 mm 20 s
Modrá

Žlutá

Oranžová

Hnědá 0,3 mm 20 s

Hrot polymerační lampy držte co nejblíže povrchu výplně. Hloubka  
polymerace jinak nemusí být dostatečná. Neúplné vytvrzení může vést k vzniku 
diskolorací a nepohodlí.

Informace, preventivní bezpečnostní opatření:
–	� Fenolové látky, zvlášť přípravky obsahující eugenol a thymol, vedou k poruchám 

vytvrzení výplňových kompozitních materiálů. Proto je třeba se vyhnout použití 
zinkoxid-eugenolových cementů nebo jiných materiálů obsahujících eugenol ve 
spojení s výplňovými kompozitními materiály.

–	� Naše informace a/nebo rady Vás nezbavují povinnosti zkontrolovat, zda jsou námi 
dodané přípravky vhodné pro zamýšlené účely použití.

Složení (sestupně podle obsahu):
Barium-aluminium-borosilikátové sklo, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogenní oxid 
křemičitý  HEDMA, iniciátory, stabilizátory, barevné pigmenty

Pokyny pro skladování a použití:
Skladujte při teplotě 4 °C–23 °C. Po odebrání materiálu ihned uzavřete stříkačky, 
aby se zabránilo působení světla a jím podmíněné polymeraci. Nepoužívejte po 
uplynutí data exspirace. 

Likvidace:
Likvidace produktu podle místních úředních předpisů.

Ohlašovací povinnost:
Závažné nežádoucí události, jako smrt, dočasné nebo trvalé závažné zhoršení 
zdravotního stavu pacienta, uživatele či jiných osob a závažné ohrožení veřejného 
zdraví, které se vyskytly nebo mohly vyskytnout v souvislosti s prostředkem 
FinalTouch, je nutno ohlásit společnosti VOCO GmbH a příslušným orgánům.

Upozornění:
Souhrnné údaje o bezpečnosti a klinické funkci FinalTouch jsou uloženy v Evropské 
databázi zdravotnických prostředků (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/
eudamed). Podrobné informace naleznete také na webových stránkách www.voco.
dental.  

Descrierea produsului:
FinalTouch este un compozit fotopolimerizabil pentru caracterizarea individuală a 
culorii restaurărilor directe şi indirecte din compozit şi pentru mascarea modificărilor 
de culoare apărute la nivelul structurii dentare.
FinalTouch se aplică sub respectiv între straturile de material compozit de 
restaurare. FinalTouch conţine 38 - 40 % din greutate particule anorganice de 
umplutură într-o matrice de metacrilat.

Culori:
alb, albastru, galben, portocaliu, maro

Tabelul 1: Colori realizabile şi posibilele utilizări ale acestora.

Culoare Utilizări posibile

Alb –	�� Imitarea petelor smalţului, leziunilor de demineralizare, şi a 
petelor albe cretoase

–	 Imitarea efectelor de halou 
– 	 Accentuarea cuspizilor şi a crestelor 
– 	 Mascarea modificărilor de culoare dentare

Albastru –	 Imitarea zonelor translucide şi opalescente ale smalţului

Galben
portocaliu

–	 ��Imitarea modificărilor de culoare din zona cervicală
– 	 Accentuarea nucleului de dentină
– 	 Accentuarea fisurilor
– 	 Imitarea caracteristicilor individuale ale smalţului

Portocaliu,
maro

–	 Imitarea fisurilor în smalţ şi a modificărilor de culoare de la
	 nivelul fisurilor

Indicaţii:
–	 Caracterizarea cromatică individuală a restaurărilor directe şi indirecte din 
	 compozit
–	 Mascarea modificărilor de culoare dentare
– 	 Caracterizarea cromatică a faţetelor fabricate chairside CAD/CAM

Contraindicații:
FinalTouch conţine metacrilat şi BHT. Dacă se cunoaşte o hipersensibilitate 
(alergie) la aceste substanţe conţinute se va renunţa la utilizarea FinalTouch.

Grupa țintă de pacienți:
FinalTouch se poate utiliza pentru toți pacienții, fără limitare în ceea ce privește 
vârsta sau sexul.   

Caracteristici de performanţă:
Caracteristicile de performanţă ale produsului corespund cerinţelor utilizării 
conforme şi normelor aplicabile cu privire la produs. 

Utilizator:
Utilizarea FinalTouch este rezervată utilizatorilor profesioniști, calificați în domeniul 
medicinii dentare. 

Utilizarea:
Prepararea:

Înainte de utilizare se va aduce materialul la temperatura camerei. Se va 
asigura o izolare corespunzătoare. Se vor curăţa dinţii şi/sau restaurările 
care se vor prelucra. FinalTouch se va folosi împreună cu un compozit 
şi cu sisteme adezive fotopolimerizabile. Structura dentară existentă,  
respectiv suprafaţa substratului se vor trata în prealabil conform instrucţiunilor 
de utilizare ale compozitului/adezivului utilizat. 

Aplicarea FinalTouch:
FinalTouch poate fi aplicat direct pe materialul de restaurare cu canulele 
metalice atașate sau se poate extrage din seringă şi aplica cu o pensulă fină/o 
sondă fină/ un instrument de canal subţire.
Pentru diminuarea intensităţii culorii se poate amesteca înainte de utilizare, 
culoarea dorită FinalTouch cu un material compozit de tip flow transparent (de 
exemplu GrandioSO Flow Incisal), evitând încorporarea unor bule de aer.

A)	 Caracterizarea cromatică a restaurărilor compozite directe: 

Utilizarea FinalTouch la aplicarea obturațiilor:
1.	 Prelucrarea compozitului pentru obturații conform indicaţiilor producă- 
	 torului.
2.	 Pentru utilizarea pe arii întinse, FinalTouch poate fi aplicat direct în timpul 
	 stratificării compozitului şi acoperit cu straturile ulterioare de compozit. 
	

Pentru a reconstitui fisuri în smalț sau modificări de culoare ale fisurilor, 
se va modela o incizură fină în ultimul strat de compozit la  locul dorit şi se 
va aplica culoarea FinalTouch corespunzătoare direct din canulă sau cu 
un instrument adecvat în incizură, după care se va polimeriza. 

	� Se vor respecta indicaţiile referitoare la timpul de polimerizare şi 
grosimea maximă a stratului (tabelul 2). Se va avea în vedere ca ultimul 
strat să fie format din compozit pentru obturații adecvat.

Aplicarea ulterioară de FinalTouch:
Pentru caracterizarea obturațiilor mai vechi se pot şlefui şi ulterior  
modele de caracterizare. În final se curăţă cu apă şi se usucă cu aer 
anhidru şi fără ulei. După uscare se aplică un adeziv adecvat, respectând 
instrucțiunile de utilizare ale producătorului şi se fotopolimerizează. 
Apoi se poate introduce culoarea dorită în modelul pregătit şi 
fotopolimeriza conform indicaţiilor referitoare la timpul de iluminare, 
la intensitatatea luminii şi la grosimea maximă a stratului (tabelul 2).  
FinalTouch trebuie acoperit cu un compozit pentru obturații adecvat.	  

B) Caracterizarea croamtică a restaurărilor indirecte din compozit:
Analog cu procedeul pentru restaurări directe din compozit, FinalTouch 
poate fi utilizat și în timpul stratificării  inlay-urilor  sau onlay-urilor. Similar 
se pot realiza şi polimeriza și ulterior caracterizări, în restaurări deja  
polimerizate (de exemplu restaurări compozite CAD/CAM). FinalTouch trebuie 
acoperit cu un compozit pentru obturații adecvat.

C) Caracterizarea cromatică a fațetelor realizate chairside CAD/CAM:
După adaptarea fațetelor, curăţarea ulterioară şi condiţionarea conform 
indicaţiilor producătorului se aplică pe suprafaţa interioară a acestora un 
strat subțire de adeziv fotopolimerizabil. Se usucă cu un jet de aer şi apoi se 
polimerizează conform indicaţiilor producătorului.
Se aplică apoi în strat foarte subţire culoarea dorită, deoarece în caz contrar 
adaptarea fațetei precum şi aspectul exterior al acesteia pot fi influenţate negativ. 
Se polimerizează FinalTouch conform indicaţiilor din tabelul 2 şi se cimentează 
fațeta conform indicaţiilor producătorului.

D) Caracterizarea cromatică a dinților artificiali: 
După şlefuirea unui model de caracterizare în dintele artificial, se tratează 
suprafaţa acestuia cu un adeziv fotopolimerizabil adecvat pentru dinţi  
artificiali. Se va introduce culoarea dorită în modelul de caracterizare 
şi se va polimeriza. Apoi se va acoperi cu un strat de compozit pentru  
obturații care se va polimeriza. 

E) Mascarea modificărilor de culoare dentare:
Înainte de a utiliza FinalTouch pentru mascarea modificărilor de culoare dentare, 
cavitatea pregătită trebuie tratată în prealabil cu un adeziv adecvat conform 
indicaţiilor producătorului. 
Apoi se aplică alb sau o combinaţie din alb şi portocaliu, cu o pensulă 
sau alt instrument potrivit, într-un strat suficient de gros pentru a asigura 
o acoperire adecvată, şi se polimerizează. Grosimile maxime ale stratului 
se găsesc în tabelul 2. Apoi se încheie stratificarea cu un compozit  
pentru obturații conform indicaţiilor producătorului.
Vârful de aplicare fixat serveşte numai utilizării unice. După utilizare, acesta 
trebuie scos, iar seringa trebuie închisă bine cu dopul original. Pentru a proteja 
seringa de contaminare din cauza lichidelor corporale, mâinilor murdare sau 
ţesului oral, se recomandă utilizarea unei bariere protectoare.

Fotopolimerizarea:
Pentru fotopolimerizarea materialului se folosesc aparate adecvate de 
polimerizare, disponibile în comerţ. Timpul de polimerizare şi grosimea maximă 
a stratului când se utilizează o lampă LED/cu halogen cu o putere de minim  
500 mW/cm² este de: 

Tabelul 2: Grosimile maxime ale stratului şi timpii de expunere pentru 
fiecare culoare.

Culoare Grosimea maximă a stratului Timpul de expunere 

Alb

0,5 mm 20 s
Albastru

Galben

Portocaliu

Maro 0,3 mm 20 s

Vârful ghidului luminos al lămpii se va poziționa cât mai aproape posibil de 
suprafaţa restaurării, în caz contrar ar trebui luată în calcul o polimerizare 
necorespunzătoare. 
O polimerizare insuficientă poate duce la modificări de culoare şi reclamaţii.

Indicaţii, măsuri de precauţie:
–	� Substanţele fenolice, în special cele ce conţin eugenol sau timol, interferează 

cu polimerizarea materialelor compozite. Evitaţi folosirea cimenturilor pe bază 
de eugenat de zinc sau alte materiale care conţin eugenol în combinaţie cu 
materialele compozite.

–	� Indicaţiile şi/sau consilierea noastră nu vă exonerează de obligaţia de a verifica 
dacă preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de utilizare 
prevăzute.

Compoziție (în ordine descrescătoare):
Sticlă borosilicată bariu aluminiu, TEGDMA, BisGMA, UDMA, dioxid de siliciu 
pirogen, HEDMA, iniţiatori, stabilizatori, pigmenţi coloraţi

Indicaţii privind depozitarea şi utilizarea:
A se depozita la 4 °C - 23 °C. Pentru a evita expunerea la lumină şi ca urmare o 
polimerizare nedorită a produsului, seringile trebuie închise imediat după folosire.  
A nu se utiliza produsul după data expirării.

Eliminarea:
Eliminarea produsului conform dispozițiilor legale locale.

Obligația de anunțare:
Incidentele grave cum sunt decesul, deteriorarea gravă, temporară sau permanentă, 
a stării de sănătate a unui pacient, a unui utilizator sau a unei alte persoane şi 
amenințare gravă la adresa sănătății publice, care au apărut sau ar putea apărea în 
legătură cu FinalTouch trebuie comunicate VOCO GmbH şi autorităţii competente.

Indicaţie:
Scurte rapoarte cu privire la siguranţa şi performanţa clinică a FinalTouch sunt 
stocate în Banca europeană de date pentru dispozitivele medicale (EUDAMED 
– https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Informații detaliate pot fi găsite și pe  
www.voco.dental.
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Описание на продукта:
FinalTouch e фотополимеризиращ композит за индивидуализиране на 
цветовите характеристики на директни и индиректни възстановявания и за 
корекция на оцветявания на твърдите зъбни тъкани. 
FinalTouch се нанася под/между слоевете на възстановителния 
композит. FinalTouch съдържа 38 - 40 % тегловни неорганични пълнители  
в метакрилатен матрикс.

Цветове:
Бял, син, жълт, оранжев, кафяв

Таблица 1: Налични цветове и техните възможни приложения.

Цвят Възможни приложения

Бял –	�� Възпроизвеждане на непрозрачни емайлови зони, 
калциеви отлагания и бели петна

–	 Възпроизвеждане на ефект на ореол 
– 	 Подчертаване на билото на туберкулите 
– 	 Прикриване на оцветени твърди зъбни тъкани

Син –	 Възпроизвеждане на полупрозрачен емайл и участъци  
	 с опалесценция

Жълт, 
Оранжев

–	 ��Възпроизвеждане на оцветявания около зъбната шийка
– 	 Подчертаване на дентиновата сърцевина 
– 	 Акцентиране на фисури 
– 	 Възпроизвеждане на индивидуални особености на емайла

Оранжев, 
Кафяв

–	 Възпроизвеждане на емайлови пукнатини и оцветявания 
	 на фисурите

Показания:
–	 Придаване на индивидуалност на директни и индиректни композитни  
	 възстановявания
–	 Прикриване на зъбни оцветявания
–	 Индивидуализиране на изработени в кабинета CAD/CAM фасети

Противопоказания:
FinalTouch съдържа метакрилати и БХТ (бутилхидрокситолуол). При 
установена свръхчувствителност (алергии) към тези съставки FinalTouch не 
трябва да се прилага.

Целева група пациенти:
FinalTouch може да се прилага за всички пациенти без ограничения предвид 
възрастта или пола им.   

Характеристики:
Характеристиките на продукта съответстват на изискванията на 
предназначението и съответните продуктови стандарти. 

Потребители:
FinalTouch се прилага от професионално обучени специалисти в областта на 
стоматологията. 

Приложение:
Подготовка:

Преди употреба оставете материала да достигне стайна температура. 
Осигурете достатъчно подсушаване на работното поле. Почистете зъбите 
и/или възстановяванията, които ще бъдат обработени. FinalTouch се 
използва съвместно с фотополимеризиращи възстановителни композити 
и адхезиви. Предварително подгответе твърдите зъбни тъкани и 
съществуващата субстратна повърхност в съответствие с инструкциите за 
употреба на използвания композит/адхезив. 

Приложение на FinalTouch:
FinalTouch може да се нанесе направо върху възстановителния материал 
с помощта на металните канюли или да бъде изваден от спринцовката и 
нанесен с фина четка/сонда или с тънък канален инструмент. 
Ако е необходима по-ниска цветова интензивност, избраният цвят 
FinalTouch може да се смеси с полупрозрачен течлив композит (напр. 
GrandioSO Flow Incisal) преди употреба, като се провери дали има 
въздушни мехурчета, образувани по време на процеса.

A)	 Индивидуализиране цвета на директни композитни възстановя- 
	 вания:

Използване на FinalTouch при директни композитни възстановявания:
1.	 Нанасяне на възстановителния композит в съответствие с  
	 изискванията на производителя.
2.	 За да се разнесе FinalTouch върху повърхността, той може да се  
	 постави и след това директно да се покрие със слой от компо- 
	 зит. За да се възпроизведе пукнатина в емайла и оцветяване на  
	 фисури, направете фино врязване на желаното място в завърш- 
	 ващия композитен слой, поставете от подходящия цвят  FinalTouch 
 	 във врязването направо от канюлата или с подходящ  инструмент и го 
	 полимеризирайте. 
	� Обърнете внимание на специ-фикациите, отнасящи се до времето 

на втвърдяване и максимал-ната дебелина на слоя (таблица 2). Важно 
е най-горният слой винаги да е от възстановителния композит.

По-късно поставяне на FinalTouch:
Когато се индивидуализират по-стари обтурации, също е възможно 
да се прибавят индивидуализиращи бразди в по-късен етап. В този 
случай почистете с вода и подсушете с въздух, несъдържащ влага и 
масло. Върху сухата повърхност нанесете и фотополимеризирайте 
подходящ адхезив в съответствие с изискванията на производителя. 
След това подходящият цвят може да бъде нанесен в подготвените 
вдлъбнати места и фотополимеризиран според указанията за време 
на втвърдяване, интензивност на светлината и максимална дебелина 
на слоя (таблица 2). FinalTouch се нуждае от покриване с подходящ 
възстановителен композит.	  

Б)	� Индивидуализиране цвета на индиректни композитни възста- 
новявания:
Подобно на процедурата за директни композитни възстановявания, 
FinalTouch може да се постави при послойното нанасяне на инлеи 
и онлеи. Също така е възможно да се поставят и полимеризират 
индивидуализиращи детайли в по-късен етап върху възстановявания, които 
вече са полимеризирани (напр. CAD/CAM композитни възстановявания). 
FinalTouch трябва да бъде покрит с подходящ възстановителен композит.

В)	� Индивидуализиране на цвета на изработени в кабинета CAD/ 
CAM фасети:
След ажустиране на фасетата и последващите го почистване и  
кондициониране в съответствие с указанията на производителя, по 
вътрешната повърхност се нанася тънък слой фотополимеризиращ 
адхезив. След това той се подсушава с въздушна струя преди да се 
полимеризира според спецификациите на производителя. 

След това избраният цвят се нанася в много тънък слой, тъй като иначе 
би могъл да има отрицателен ефект върху прилягането на фасетата 
или върху начина, по който изглежда. Полимеризирайте FinalTouch в  
съответствие със спецификациите от таблица 2 и довършете фасетата в 
съответствие с изискванията на производителя.

Г) Индивидуализиране на цвета на акрилни зъби:
След като сте създали подходящи врязвания върху повърхността 
на акрилния зъб, обработете го с подходящ за акрилни зъби 
фотополимеризиращ адхезив. Поставете желания цвят в създадените 
вдлъбнатини и полимеризирайте. След това покрийте с възстановителен 
композит и полимеризирайте. 

Д) Прикриване на оцветяване по зъбите:
Преди използване на FinalTouch за прикриване на зъбни оцветявания, 
препарирания кавитет трябва да се обработи с подходящ адхезив в 
съответствие с изискванията на производителя. След това нанесете бяло 
или смес от бяло и оранжево в дебелина на слоя, която е необходима за 
задоволително маскиране, с четка или друг подходящ инструмент и го 
полимеризирайте. Вижте таблица 2 за максималната дебелина на слоя. 
След това довършете послойното нанасяне с възстановителен композит 
в съответствие с изискванията на производителя.
Поставената апликационна канюла служи само за еднократна употреба. 
След употреба я свалете и затворете плътно спринцовката с оригиналната 
капачка. За предпазване на спринцовката от контаминация с телесни 
течности, замърсени ръце или орална тъкан се препоръчва използването 
на защитна преграда.

Фотополимеризация:
Конвенционалните лампи за полимеризация са подходящи за 
фотополимеризиране на този материал.
Времето за полимеризация и максималната дебелина на слоя са както 
следва, когато се използва LED/халогенна лампа с минимална интензивност 
на светлинния поток от 500 mW/cm2.

Таблица 2: Максимална дебелина на слоя и време за полимеризация 
при отделните цветове.

Цвят Максимална дебелина  
на слоя

Време за  
полимеризация

Бял

0,5 mm 20 s
Син

Жълт

Оранжев

Кафяв 0,3 mm 20 s

Дръжте светловода на лампата колкото е възможно по-близо до 
повърхността на обтурацията. В противен случай дълбочината на 
полимеризацията може да е намалена. Непълната полимеризация може да 
доведе до оцветяване и дискомфорт.

Указания, Предпазни мерки:
–	� Фенолови субстанции, по-специално препарати, съдържащи евгенол и 

тимол, затрудняват втвърдяването на обтуровъчните композити. Затова 
следва да се избягва използването на цименти на базата на цинков оксид 
и евгенол или на други съдържащи евгенол вещества в комбинация с 
обтуровъчни композити.

–	� Нашите указания и/или съвети не Ви освобождават от задължението да 
проверите годността на доставените от нас препарати за предвидените цели 
на употреба.

Състав (в низходящ ред по количество):
Бариево-алуминиево-боросиликатно стъкло, TEGDMA, BisGMA, UDMA, 
пирогенен силициев диоксид,HEDMA,  инициатори, стабилизатори, цветни 
пигменти

Указания за съхранение и приложение:
Съхранявайте при 4 – 23 °C. Спринцовките трябва да се затварят веднага 
след вземане на материала, за да се предотврати излагане на светлина и 
впоследствие полимеризация. Не използвайте повече след изтичане на срока 
на годност. 

Изхвърляне:
Продуктът се изхвърля съобразно разпоредбите на местните власти.

Задължение за уведомяване:
Сериозни произшествия, като смърт, временно или трайно сериозно 
влошаване на здравното състояние на пациента, потребителя или други лица 
и сериозна опасност за общественото здраве, които са възникнали или могат 
да възникнат във връзка с FinalTouch, трябва да се съобщят на VOCO GmbH 
и компетентните власти.

Указание:
Кратка информация относно безопасността и клиничното действие на 
FinalTouch се съхранява в Европейската база данни за медицински изделия 
(EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Подробна информация може 
да бъде намерена на www.voco.dental.

Opis proizvoda:
FinalTouch je kompozit, ki se strjuje na svetlobi, za individualno karakterizacijo barv 
neposrednih in posrednih obnov s kompoziti in prekrivanje obarvanosti trdnih zobnih 
površin. FinalTouch se nanaša pod ali med plasti materiala obnove s kompozitom. 
FinalTouch vsebuje 38 - 40-odstotni delež anorganskih polnil v matrici metakrilata.

Barve:
Bela, modra, rumena, oranžna, rjava

Tabela 1: Barve, ki so na voljo, in možne uporabe.

Barva Možne uporabe

Bela –	 Posnemanje madežev sklenine, madežev kalcija in belih mest
–	 Posnemanje halo-učinkov 
– 	 Poudarjanje grb in grebenov 
– 	 Pokrivanje obarvanih trdnih zobnih površin

Modra –	 Posnemanje prosojnih mest sklenine in opalescentnih  
    območjih

Rumena,
oranžna

–	 Posnemanje obarvanja območij zobnega vratu
– 	 Poudarjanje jedra zobovine 
– 	 Poudarjanje fisur 
– 	 Posnemanje posameznih značilnosti sklenine

Oranžna,
rjava

–	 Posnemanje razpok sklenine in obarvanj fisur

Indikacije:
–	 Individualna karakterizacija neposrednih in posrednih obnov s kompozitom
– 	 Barvno prekrivanje obarvanja zob
– 	 Karakterizacija lusk CAD/CAM na stolu

Kontraindikacije:
FinalTouch vsebuje metakrilat in BHT. Pri znani preobčutljivosti (alergijah) na te 
sestavine materiala FinalTouch ne smete uporabiti.

Ciljna skupina pacientov:
FinalTouch se lahko uporablja za vse paciente brez kakršnih koli omejitev glede 
njihove starosti ali spola.   

Značilnosti:
Značilnosti izdelka ustrezajo zahtevam za predvideni namen in veljavnim 
standardom za izdelek. 

Uporabnik:
FinalTouch uporablja strokovno usposobljen uporabnik zobne medicine. 

Uporaba:
Priprava:

Pred uporabo naj bo material na sobni temperaturi. Poskrbite za zadostno 
sušenje. Zobe, ki jih boste obdelali, in obnove očistite. FinalTouch se uporablja 
skupaj s kompoziti za zalivke in lepili. Trdno zobno površino oz. prisotno površino 
substrata predhodno obdelajte v skladu z navodili za uporabo kompozita za 
zalivke/lepila, ki ga uporabljate. 

Nanos materiala FinalTouch:
FinalTouch lahko s priloženimi kovinskimi kanilami nanesete neposredno na 
material obnove ali ga vzamete iz brizge in nanesete s finim čopičem/fino sondo/
tankim instrumentom za koreninske kanale.
Za oslabitev intenzivnosti barve lahko želeno barvo FinalTouch pred uporabo 
pomešate s prosojnim materialom Composite-Flow (npr. GrandioSO Flow 
Inzisal), in sicer tako, da ne vsebuje zračnih mehurčkov.

A)	 Karakterizacija barv neposrednih obnov s kompoziti: 
Uporaba materiala FinalTouch pri izdelavi zalivke:
1.	 Obdelava kompozita za zalivke v skladu s podatki proizvajalca.
2.	 FinalTouch je mogoče pri sploščeni uporabi nanesti in prekriti nepos- 
	 redno med plastenjem kompozita. Za prikaz razpok sklenine in obar- 
	 vanja fisur v zadnji plasti kompozita naredite majhno zarezo na želeno  
	 mesto in ustrezno barvo FinalTouch neposredno iz kanile ali s primer- 
	 nim instrumentom vnesite v zarezo in strdite. Upoštevajte podatke za  
	 čas polimerizacije in največjo debelino plasti (tabela 2). Paziti je treba,  
	 da je zadnja plast sestavljena iz kompozita za zalivke.
 Naknadno vstavljanje materiala FinalTouch:

Pri karakterizaciji starejših zalivk je mogoče vzorce karakterizacije vbrusiti tudi 
naknadno. Na koncu očistite z vodo in osušite z zrakom, ki ne vsebuje olja in 
vode. Po sušenju v skladu s podatki proizvajalca nanesite primerno lepilo in 
ga strdite na svetlobi. Na koncu je mogoče želeno barvo vstaviti v pripravljen 
vzorec in jo polimerizirati v skladu s podatki glede časa strjevanja, intenzitete 
svetlobe in največje debeline plasti (tabela 2). FinalTouch je treba preplastiti 
s primernim kompozitom za zalivke.	  

B) Karakterizacija barv posrednih obnov s kompoziti:
Analogno k postopku pri neposrednih obnovah s kompoziti je mogoče 
FinalTouch uporabiti med plastenjem intarzije ali indirektnih zalivk. Prav 
tako je mogoče v že strjene obnove (npr. obnove s kompozitom CAD/
CAM) naknadno vnesti in polimerizirati vzorce karakterizacije. FinalTouch 
je treba preplastiti s primernim kompozitom za zalivke. 

C) Karakterizacija barv lusk CAD/CAM na stolu:
Po prilagoditvi luske in čiščenju ter kondicioniranju v skladu s podatki 
proizvajalca na notranjo površino nanesite tanko plast lepila, ki se strjuje na 
svetlobi. Prepihajte s pomočjo zračnega toka in na koncu polimerizirajte v skladu 
s podatki proizvajalca.
Na koncu želeno barvo nanesite zelo na tanko, v nasprotnem primeru lahko pride 
do negativnega vpliva na prileganje luske in na zunanjo podobo. FinalTouch 
polimerizirajte v skladu s podatki iz tabele 2, lusko pa vstavite v skladu s podatki 
proizvajalca.

D) Karakterizacija barv umetnih zob:
Po vbrušenju vzorca karakterizacije v umetni zob morate njegovo površino 
obdelati s primernim adhezivnim sredstvom za umetne zobe, ki se strjuje na 
svetlobi. V vzorec karakterizacije vstavite želeno barvo in jo polimerizirajte. Na 
koncu prekrijte s kompozitom za zalivke in polimerizirajte. 

E) Barvno pokrivanje obarvanja zob:
Pred uporabo FinalTouch za barvno prekrivanje obarvanja zob je treba 
pripravljeno kaviteto predhodno obdelati s primernim lepilom v skladu s podatki 
proizvajalca. Na koncu s čopičem ali drugim primernim instrumentom namestite 
in strdite belo barvo ali mešanico iz bele in oranžne barve v debelini plasti, ki 
je zadostna za prekrivanje. Za največjo debelino plasti glejte tabelo 2. Potem 
plastenje zaključite s kompozitom za zalivke v skladu s podatki proizvajalca. 

Nameščena nanašalna kanila je samo za enkratno uporabo. Po uporabi jo 
odstranite in brizgalko tesno zaprite z originalnim pokrovčkom. Za zaščito 
brizgalke pred onesnaženjem s telesnimi tekočinami ali umazanimi rokami ali 
ustnim tkivom priporočamo uporabo zaščitne pregrade.

Strjevanje s svetlobo:
Za svetlobno strjevanje materiala so primerne običajne polimerizacijske naprave. 
Čas strjevanja in največja debelina plasti pri uporabi LED-/halogenske svetilke z 
močjo lučke znašata najmanj 500 mW/cm². 

Tabela 2: Največja debelina plasti in čas strjevanja posameznih barv.

Barva Največja debelina plasti Čas strjevanja

Bela

0,5 mm 20 s
Modra

Rumena

Oranžna

Rjava 0,3 mm 20 s

Izstopno okence svetlobe na svetilki za strjevanje čim bolj približajte  
površini polnila, saj se material v nasprotnem primeru lahko slabše strdi.
Nezadostno strjevanje lahko povzroči obarvanost in težave.

Opozorila, previdnostni ukrepi:
–	� Fenolna sredstva, predvsem preparati, ki vsebujejo eugenol in timol, lahko 

povzročijo težave pri strjevanju polnil iz umetne mase. Zato se je treba v povezavi 
s polnili iz umetne mase izogniti uporabi cementa, ki vsebuje cinkov oksid in 
eugenol, ali drugim umetnim snovem, ki vsebujejo eugenol.

–	� Naša navodila in/ali nasveti vas ne odvezujejo dolžnosti, da sami preverite 
primernost naših izdelkov za načrtovano uporabo.

Sestava (po padajoči vsebnosti):
Barij-aluminijevo borosilikatno steklo, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pirogeni silicijev 
dioksid, HEDMA, iniciatorji, stabilizatorji, barvni pigmenti

Napotki za shranjevanje in uporabo:
Shranjujte na temperaturi med 4 °C in 23 °C. Brizgalko zaprite takoj po odvzemu 
materiala, da preprečite delovanje svetlobe na material in s tem pogojeno 
polimerizacijo. Materiala ne smete uporabljati po preteku datuma uporabe. 

Odlaganje med odpadke:
Izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Dolžnost prijave:
O resnih incidentih, kot so smrt, začasno ali trajno resno poslabšanje zdravstvenega 
stanja pacienta, uporabnika ali drugih oseb in resno tveganje za javno zdravje, do 
katerih je prišlo oz. bi lahko prišlo v zvezi z uporabo sredstva FinalTouch, je treba 
obvestiti družbo VOCO GmbH in pristojni organ.

Инструкции за употреба 
       EC Медицинско изделие BG

Navodila za uporabo 
       EU Medicinski pripomoček 
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Opozorilo:
Kratka poročila o varnosti in klinični uporabi sredstva FinalTouch so na voljo v 
evropski bazi podatkov medicinskih pripomočkov (EUDAMED – https://ec.europa.
eu/tools/eudamed). Podrobnejše informacije si lahko ogledate na www.voco.dental.

Popis výrobku:
FinalTouch je svetlom tuhnúci kompozit na individuálne farebné charak- 
terizovanie priamych a nepriamych kompozitných rekonštrukcií a na zakrytie 
sfarbenia zuboviny. FinalTouch sa aplikuje pod, resp. medzi vrstvy materiálu 
kompozitnej rekonštrukcie. FinalTouch obsahuje 38 - 40 hmotnostných percent 
anorganických výplňových látok v matrici z metakrylátu.

Farby:
Biela, modrá, žltá, oranžová, hnedá

Tabuľka 1: Dostupné farby a ich možné použitia.

Farba Možné použitia

Biela –	�� Kopírovanie škvŕn zubnej skloviny, vápenných škvŕn a 
	 bielych škvŕn
–	 Kopírovanie halo efektov 
– 	 Zdôraznenie hrbolčekov a vypuklín 
– 	 Zakrytie sfarbenej zuboviny

Modrá –	 Kopírovanie priesvitných plôch zubnej skloviny a opales- 
	 cenčných oblastí

Žltá,
oranžová

–	 ��Kopírovanie sfarbení oblasti krčka zubu
– 	 Zvýraznenie dentínového jadra 
– 	 Zdôraznenie fisúr 
– 	 Kopírovanie individuálnej charakteristiky zubnej skloviny

Oranžová,
hnedá

–	 Kopírovanie trhlín zubnej skloviny a sfarbenia fisúr

Indikácie:
–	 Individuálne charakterizovanie priamych a nepriamych kompozitných  
	 rekonštrukcií
– 	 Farebné zakrytie sfarbenia zubov
–	 Charakterizovanie faziet CAD/CAM v ordinácii

Kontraindikácie:
FinalTouch obsahuje metakryláty a BHT. Pri známych precitlivenostiach (alergiách) 
na tieto zložky prípravku FinalTouch je nutné upustiť od jeho použitia.

Cieľová skupina pacientov:
FinalTouch je možné používať pri všetkých pacientov bez obmedzenia veku alebo 
pohlavia.   

Parametre výrobku:
Parametre výrobku zodpovedajú požiadavkám určeného použitia a platným 
normám. 

Používateľ:
Prípravok FinalTouch majú používať profesionálni absolventi zubného lekárstva. 

Použitie:
Príprava:

Pred použitím materiál ohrejte na izbovú teplotu. Dbajte na dostatočné 
vysušenie. Očistite zuby a/alebo rekonštrukcie určené na ošetrenie.  
FinalTouch sa používa spolu so svetlom tuhnúcimi výplňovými kompozitmi a 
adhezívami. Zubovinu, resp. existujúci povrch substrátu, predbežne ošetrite 
podľa návodu na použitie výplňového kompozitu/adhezíva. 

Aplikácia kompozitu FinalTouch:
FinalTouch je možné priloženými kovovými kanylami priamo naniesť na 
reštauračný materiál alebo odobrať zo striekačky a aplikovať jemným štetcom/
jemnou sondou/tenkým nástrojom na koreňové kanáliky.
Na zoslabenie intenzity farby je možné požadovanú farbu prípravku  
FinalTouch pred použitím namiešať s priesvitným tekutým kompozitným  
materiálom (napr. GrandioSO Flow Inzisal) bez vzniku vzduchových bublín.

A)	 Farebné charakterizovanie priamych kompozitných rekonštrukcií: 
Použitie prípravku FinalTouch pri ukladaní výplne:
1.	 Spracujte výplňový kompozit podľa údajov výrobcu.
2.	 FinalTouch je možné pri plošnom použití aplikovať a prevrstviť počas 
	 vrstvenia kompozitu. Pre zviditeľnenie trhlín v zubnej sklovine a  
	 sfarbení fisúr vymodelujte do poslednej vrstvy kompozitu jemnú ryhu  
	 na požadované miesto a aplikujte príslušnú farbu FinalTouch do ryhy  
	 priamo z kanyly alebo pomocou vhodného nástroja a vytvrďte. 
	 Dodržiavajte údaje o dobe polymerizácie a maximálnej hrúbke vrstvy 
	 (tabuľka 2). Dbajte na to, aby sa posledná vrstva skladala z výplňového  
	 kompozitu.

Dodatočná aplikácia prípravku FinalTouch:
Pri charakterizovaní starších výplní je možné vybrúsiť charakterizačné vzory aj 
dodatočne. Následne vyčistite vodou a vysušte bezolejovým vzduchom bez 
vody. Po vysušení naneste vhodné adhezívum podľa údajov výrobcu a vytvrďte 
svetlom. Následne je možné aplikovať požadovanú farbu do pripraveného 
vzoru a polymerizovať podľa údajov o dobe vytvrdzovania, intenzite svetla a 
maximálnej hrúbke vrstvy (tabuľka 2). 
FinalTouch sa musí prevrstviť vhodným výplňovým kompozitom.	  

B) Farebné charakterizovanie nepriamych kompozitných rekonštrukcií:
Okrem postupu pri priamych kompozitných rekonštrukciách je možné  
FinalTouch aplikovať počas vrstvenia inlejí a onlejí. Rovnako je 
možné dodatočne aplikovať charakterizačné vzory do už vytvrdnutých 
rekonštrukcií (napr. kompozitné rekonštrukcie CAD/CAM) a polymerizovať.  
FinalTouch sa musí prevrstviť vhodným výplňovým kompozitom. 

C) Farebné charakterizovanie faziet CAD/CAM v ordinácii:
Po prispôsobení fazety a následnom vyčistení a kondicionovaní podľa údajov 
výrobcu naneste tenkú vrstvu svetlom tuhnúceho adhezíva na vnútornú plochu. 
Vyfúknite vzduchovým prúdom a následne polymerizujte podľa údajov výrobcu.
Potom naneste veľmi tenkú vrstvu požadovanej farby, pretože inak sa môže 
negatívne ovplyvniť lícovanie fazety, ako aj jej vonkajší vzhľad. Polymerizujte 
FinalTouch podľa údajov v tabuľke 2 a začleňte fazetu podľa údajov výrobcu.

D) Farebné charakterizovanie umelých zubov:
Po vybrúsení charakterizačného vzoru do umelého zubu ošetrite jeho povrch 
pomocou vhodného, svetlom tuhnúceho adhézneho prostriedku na umelé 
zuby. Aplikujte požadovanú farbu do charakterizačného vzoru a polymerizujte. 
Následne prevrstvite výplňovým kompozitom a polymerizujte. 

E) Farebné zakrytie sfarbenia zubov:
Pred použitím prípravku FinalTouch na farebné zakrytie sfarbenia zubov sa 
musí preparovaná kavita predbežne ošetriť vhodným adhezívom podľa údajov 
výrobcu. Následne štetcom alebo iným vhodným nástrojom aplikujte bielu farbu 
alebo zmes bielej a oranžovej farby na dostatočné zakrytie potrebnej hrúbky 
vrstvy a vytvrďte. Maximálne hrúbky vrstvy nájdete v tabuľke 2. Potom dokončite 
vrstvenie výplňovým kompozitom podľa údajov výrobcu.

Nasadená aplikačná kanyla slúži len na jednorazové použitie. Po použití ju 
odstráňte a striekačku pevne uzavrite originálnym uzáverom. Odporúčame 
použitie ochrannej bariéry, aby nedošlo ku kontaminácii striekačky telesnými 
tekutinami, špinavými rukami alebo orálnym tkanivom.

Vytvrdzovanie svetlom:
Na vytvrdzovanie materiálu svetlom sú vhodné bežne dostupné polymerizačné 
prístroje. Doba vytvrdzovania a maximálna hrúbka vrstvy je pri použití LED/ 
halogénovej lampy so svetelným výkonom najmenej 500 mW/cm².

Tabuľka 2: Maximálne hrúbky vrstvy a doby vytvrdzovania jednotlivých 
farieb.

Farba Maximálna hrúbka vrstvy  Doba vytvrdzovania

Biela

0,5 mm 20 s
Modra

Žltá

Oranžová

Hnedá 0,3 mm 20 s

Koncovku svetlovodu lampy umiestnite čo najbližšie k povrchu výplne. V 
opačnom prípade musíte počítať s horším vytvrdnutím do hĺbky.
Nedostatočné vytvrdnutie môže viesť k zmenám farby a ťažkostiam.

Pokyny, bezpečnostné opatrenia:
–	� Fenolové látky, najmä prípravky obsahujúce eugenol a tymol, rušivo vplývajú na 

proces vytvrdzovania výplňových materiálov. Preto je treba sa vyhnúť použitiu 
zinkoxid-eugenolových cementov alebo iných materiálov obsahujúcich eugenol 
spolu s výplňovými polymérmi.

–	�� Naše pokyny a/alebo rady vás nezbavujú povinnosti overiť si vhodnosť našich 
prípravkov na zamýšľané účely použitia.

Zloženie (poradie od zložiek zastúpených v najvyššom množstve):
Bárium-alumínium-borosilikátové sklo, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pyrogénny oxid 
kremičitý, HEDMA, iniciátory, stabilizátory, farebné pigmenty

Pokyny k skladovaniu a používaniu:
Skladujte pri teplote 4 °C – 23 °C. Striekačky po odbere materiálu ihneď uzavrite, 
aby sa zamedzilo vplyvu svetla a ním vyvolanej polymerizácii. Po uplynutí dátumu 
exspirácie prípravok ďalej nepoužívajte. 

Likvidácia:
Výrobok zlikvidujte podľa miestnych úradných predpisov.

Ohlasovacia povinnosť:
Závažné udalosti ako smrť, dočasné alebo trvalé vážne zhoršenie zdravotného 
stavu pacienta, používateľa alebo iných osôb a vážne ohrozenie verejného zdravia, 
ktoré sa vyskytli alebo sa mohli vyskytnúť v spojitosti s prípravkom FinalTouch, je 
potrebné nahlásiť spoločnosti VOCO GmbH a príslušnému úradu.

Upozornenie:
Stručnú charakteristiku týkajúcu sa bezpečnosti a klinických parametrov 
FinalTouch nájdete v Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (EUDAMED 
– https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Podrobné informácie nájdete aj na webovej 
stránke www.voco.dental.

Produkto aprašymas:
FinalTouch yra šviesa kietinamas kompozitas, skirtas individualiam atspalvio 
charakterizavimui tiesioginėms ir netiesioginėms kompozicinėms restauracijoms ir 
kietųjų danties audinių spalvos pakitimų maskavimui. FinalTouch yra aplikuojamas 
po/tarp restauracinio kompozito sluoksnių. FinalTouch savo sudėtyje turi 38 -  
40 %  neorganinio užpildo metakrilato matrikse.

Atspalviai:
Baltas, mėlynas, geltonas, oranžinis, rudas

1 lentelė: Išleidžiamos spalvos ir jų galimas panaudojmas.

Atspalvis Galimas panaudojimas

Baltas –	 Emalio opakiškumo, kalcio depozitų ir baltų dėmių
	 reprodukcijai
–	 „Aureolės“ efekto reprodukcijai
– 	 Gumburų ir vagų akcentavimui 
– 	 Patamsėjusių danties audinių maskavimui

Mėlynas –	 Skaidrių ir opališkų emalio sričių reprodukcijai

Geltonas,
oranžinis

–	 ��Danties kaklelio patamsėjimų reprodukcijoms
– 	 Dentino kulties akcentavimui  
– 	 Vagelių akcentavimui  
– 	 Individualių emalio charakteristikų reprodukcijai 

Oranžinis,
rudas

–	 Emalio įtrūkimų ir vagelių patamsėjimo reprodukcijai

Indikacijos:
–	 Individualiam charakterizavimui, tiesioginių ir netiesioginių kompozicinių  
	 restauracijų charakterizavimui
– 	 Kietųjų danties audinių spalvos pakitimų maskavimui
– 	 CAD/CAM venyrų charakterizavimui, pagamintų odontologo kėdėje

Kontraindikacijos:
FinalTouch sudėtyje yra metakrilatų ir BHT. Esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) 
šioms FinalTouch sudėtinėms dalims, produkto naudoti negalima.

Tikslinė pacientų grupė:
FinalTouch gali būti naudojamas visiems pacientams be apribojimų, neatsižvelgiant 
į jų amžių ar lytį.   

Veiksmingumo charakteristikos:
Priemonės veiksmingumo charakteristikos atitinka paskirties ir atitinkamų priemonės 
standartų reikalavimus. 

Naudotojas:
FinalTouch skirtas naudoti atitinkamai išmokytiems odontologijos specialistams. 

Naudojimas:

Preparavimas:
Leiskite medžiagai pasiekti kambario temperatūrą prieš naudojant.  
Užtikrinkite, kad darbo laukas yra pakankamai sausas. Nuvalykite 
planuojamus restauruoti dantis. FinalTouch yra naudojamas kartu su 
šviesa kietinamais kompozitais ir surišėjais. Paruoškite kietuosius danties  
audinius ir esamus paviršius pagal instrukcijas, skirtas restauraciniams 
kompozitams/surišėjams. 

FinalTouch aplikavimas:
FinalTouch gali būti aplikuojamas tiesiogiai ant restauracijos naudojant pridėtas 
metalines kaniules, arba gali būti išspaustas iš švirkšto ir aplikuotas plonu 
teptuku/zondu ar plonu endodontiniu instrumentu.

Jei reikalingas šviesesnis atsplavis, pasirinktas FinalTouch atspalvis gali būti 
sumaišytas su skaidriu takaus kompozito atspaviu (pvz., GrandioSO Flow 
incizalinis) prieš naudojimą, užtikrinant, kad nesusiformavo oro burbulai maišymo 
procese.

A)	 Tiesioginių kompozito restauracijų atspalvio charakterizavimas:

FinalTouch naudojimas restauruojant dantis:
1.	 Aplikuokite restauracinį kompozitą pagal gamintojo instrukcijas.
2.	 Norint paskleisti FinalTouch ant paviršiaus, jis gali būti aplikuotas ir 
	 padengtas tiesiogiai kompozito sluoksniavimo metu. Norint sukurti  
	 emalio įtrūkimus ir vagelių patamsėjimus, suformuokite ploną griovelį  
	 reikiamame galutinio kompozito taške, įveskite reikiamą FinalTouch  
	 atsplavį tiesiai į griovelį iš kaniulės ar tinlamu instrumentu, ir sukietin- 
	 kite. Atkrepkite dėmesį į kietinimo laikus ir maksimalų sluoksnio storį  
	 (2 lentelė). Užtikrinkite, kad galutinis sluoksnis visada yra kompozitas. 

FinalTouch naudojimas ant esamų restauracijų:
Norint charakterizuoti esamas restauracijas, tai taip pat yra įmanoma 
padaryti vėliasniame etape. Nuvalykite jas vandeniu ir nusausinkite oro srove 
be vandens ir alyvos. Nusausinus, aplikuokite ir sukietinkite surišiklį pagal 
gamintojo instrukcijas. Tada reikiamas atspalvis gali būti įvestas į paruoštą 
restauraciją ir sukietintas pagal pateiktus kietinimo laikus ir sluoksnio storį 
(2 lentelė). FinalTouch turi būti padengtas tinkamu restauracinio kompozito 
sluoksniu.	  

B) Netiesioginių kompozito restauracijų atspalvio charakterizavimas:
FinalTouch gali būti įvestas į netiesioginius kompozito įklotus ir užklotus juos 
sloksniuojant, naudojantis tiesioginio restauravimo procedūra aprašyta aukščiau. 
Taip pat yra įmanoma įvesti ir kietinti charakteristikas vėliasniame žingsnyje, 
kai restauracijos jau buvo polimerizuotos (pvz., kompozicinės CAD/CAM 
restauracijos). FinalTouch turi būti padengtas tinkamu restauracinio kompozito 
sluoksniu.

C) CAD/CAM venyrų, pagamintų odontologo kėdėje, atspalvių charak- 
	 terizavimas:

Po venyrų pritaikymo ir po to sekančio valymo ir paruošimo pagal  
gamintojo specifikacijas, plonas šviesa kietinamo surišiklio sluoksnis  
aplikuojamas ant restauracijos vidinio paviršiaus. Tada jis yra nudžiovinamas 
oro srove prieš sukietinant pagal gamintojo instrukcijas. Tada pasirinktas 
atspalvis yra aplikuojamas labai plonu sluoksniu, nes priešingu atveju 
tai gali turėti neigiamą efektą venyro tikimui ir jo išorės išvaizdai. 
Kietinkite FinalTouch pagal specifikacijas 2 lentelėje ir cementuokite  
venyrą pagal gamintojo instrukcijas. 

D) Akrilo dantų atspalvio charakterizavimas:
Įpjovus reikiamas formas į akrilo dantis charakterizavimui, paruoškite paviršių 
akrilo dantims tinkamu šviesa kietinamu surišikliu. Įveskite norimą atspalvį 
į sukurtas formas ir sukietinkite. Tada padenkite restauraciniu kompozitu ir 
polimerizuokite. 

E) Dantų spalvos pakitimų maskavimas:
Prieš naudojant FinalTouch maskavimui, paruoškite preparuotą gydomą 
danties ertmę tinkamu surišikliu pagal gamintojo instrukcijas. Tada  
aplikuokite baltą atspalvį ar balto ir oranžinio atspalvių mišinį sluoksniu 
tokiu storiu, kokio reikia užmaskuoti defektą, naudodami šepetėlį ar kitą 
tinkamą instrumentą ir sukietinkite. Žiūrėkite 2 lentelę dėl maksimalių  
storio sluoksnių. Tada pabaikite restauracinio kompozito sluoksniavimą pagal 
gamintojo insrukcijas.

Atidaryta kaniulė skirta vienkartiniam naudojimui. Po naudojimo nuimkite, o 
švirkštą tvirtai uždenkite originaliu dangteliu. Siekiant apsaugoti švirkštą nuo 
kūno skysčių, nešvarių rankų ar burnos audinių poveikio, rekomenduojama 
naudoti apsauginę užtvarą.

Kietinimas šviesa:
Įprastiniai polimerizavimo įrenginiai gali būti naudotini. Polimerizavimo  
laikas naudojant LED/halogeninius polimerizatorius, esant minimaliam  
intensyvumui 500 mW/cm2, pateiktas lentelėje:

2 lentelė: Maksimalus sluoksnių storis ir atskirų splavų kietinimo laikas.

Atspalvis Maksimalus sluoksnio storis  Kietinimo laikas

Baltas

0,5 mm 20 s
Mėlynas

Geltonas

Oranžinis

Rudas 0,3 mm 20 s

Laikykite polimerizatorių kaip galima arčiau polimerizuojamo paviršiaus. 
Priešingu atveju, sukietinimo gylis sumažėja. Nepilnas sukietinimas gali sukelti 
spalvos pakitimus ir diskomfortą.

Pastabos, atsargumo priemonės:
–	� Fenolinės medžiagos, ypač eugenolio ir timolio sudėtyje turintys preparatai, trikdo 

kompozitinių plombų kietėjimą. Todėl plombuojant kompozitinėmis plombomis, 
reikėtų vengti kontakto su cinko eugenoliniais cementais ar kitomis medžiagomis, 
kurių sudėtyje yra eugenolio.

–	� Mūsų informacija ir/arba patarimai neatleidžia jūsų nuo pareigos patikrinti ar mūsų 
tiekiami produktai yra tinkami naudoti jūsų pasirinktiems tikslams.

Sudėtis (kiekio mažėjimo eilės tvarka):
Bario aliuminio borosilikato stiklas, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pirogeniškas
silicio dioksidas, HEDMA, iniciatoriai, stabilizatoriai, dažų pigmentai

Laikymo ir taikymo nurodymai:
Laikyti 4 °C – 23 °C temperatūroje. Norint apsaugoti nuo nepageidaujamo 
šviesos poveikio ir galimos polimerizacijos, švirkštai turi būti uždaromi iš karto po 
panaudojimo. Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui. 

Šalinimas:
Šalinkite produktą laikydamiesi vietinių taisyklių.

Prievolė pranešti:
Apie sunkių padarinių sukėlusius incidentus, pvz., paciento, naudotojo ar kito 
asmens mirtį, laikiną arba nuolatinį sunkų sveikatos būklės pablogėjimą ir didelį 
pavojų visuomenės sveikatai, kurie įvyko arba būtų galėję įvykti naudojant 
FinalTouch, būtina pranešti VOCO GmbH ir atsakingai institucijai.

Pastaba:
FinalTouch saugumo ir klinikinių savybių santrauką galima rasti Europos Sąjungos 
medicininių prietaisų duomenų bazėje (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/
eudamed). Detali informacija taip pat prieinama www.voco.dental.

Návod na použitie 
       EÚ Zdravotnícka pomôcka 
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Naudojimo instrukcija 
       ES Medicinos priemonė LT
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Produkta apraksts:
FinalTouch ir gaismā cietējošs kompozītmateriāls, paredzēts individuālu 
krāsas iezīmju piešķiršanai tiešajām un netiešajām kompozītmateriālu  
restaurācijām un zoba cietās substances iekrāsojumu nosegšanai.
FinalTouch tiek aplicēts zem restaurācijas kompozītmateriāla vai starp šā materiāla 
kārtām. FinalTouch vienā metakrilāta matricā satur 38 - 40 svara procentus 
neorganisko sastāvdaļu.

Krāsas:
Balta, zila, dzeltena, oranža, brūna

1. tabula: pieejamās krāsas un iespējamais pielietojums.

Krāsa Iespējamais pielietojums

Balta –	�� Imitē necaurspīdīgus emaljas plankumus, krīta baltos un
	 demineralizācijas baltos plankumus
–	 Imitē halo efektu
–	 Akcentē paaugstinājumus un valnīšus
–	 Nosedz iekrāsoto zoba cieto substanci

Zila –	 Imitē caurspīdīgus emaljas areālus un daļēji caurspīdīgas 
	 zonas

Dzeltena,
oranža

–	 Imitē zobu kakliņu daļas iekrāsojumu
–	 Pasvītro iekšējo dentīna slāni
–	 Akcentē fisūras
–	 Imitē individuālās emaljas īpašības

Oranža,
brūna

–	 Imitē emaljas plaisas un fisūru iekrāsojumus

Indikācijas:
–	 Tiešo un netiešo kompozītmateriāla restaurāciju individualizācija
– 	 Nosedz zobu iekrāsojumus
– 	 Raksturīgo īpašību piešķiršana CAD/CAM venīriem pie zobārsta

Kontrindikācijas:
FinalTouch satur metakrilātu un BHT. Ja ir zināms par paaugstinātu jutību (alerģiju) 
pret šīm FinalTouch sastāvdaļām, no izmantošanas ir jāatsakās.

Pacientu mērķgrupa:
FinalTouch var lietot visiem pacientiem bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma.   

Veiktspējas raksturlielumi:
Produkta veiktspējas raksturlielumi atbilst paredzētā nolūka un attiecīgo produkta 
standartu prasībām. 

Lietotājs:
Ar FinalTouch strādā zobārstniecības jomā profesionāli izglītots lietotājs. 

Lietošana:
Sagatavošana:

Pirms materiāla lietošanas sasildiet to līdz telpas temperatūrai. Jānodrošina 
pietiekoša zoba izolācija no mitruma. Notīriet ārstējamos zobus un/vai 
restaurācijas. FinalTouch tiek lietots kopā ar gaismā cietējošiem plombu 
kompozītmateriāliem un adhezīviem. Pirms tam apstrādājiet zoba cieto substanci 
vai esošā substrāta virsmu, kā rakstīts izmantotā plombu kompozītmateriāla/
adhezīva lietošanas informācijā. 

FinalTouch aplikācija:
FinalTouch var uzklāt tieši uz restaurācijas materiāla, izmantojot komplektā 
pievienotās metāla kaniles, vai paņemt no šļirces un aplicēt ar smalku otiņu/
zondi/tievu instrumentu, kas paredzēts sakņu kanāliem.
Lai vājinātu krāsas intensitāti, vajadzīgo FinalTouch krāsu pirms 
lietošanas var sajaukt ar caurspīdīgu plūstošo kompozītmateriālu (piem.,  
GrandioSO Flow Inzisal), nepieļaujot gaisa burbulīšus.

A)	 Krāsas iezīmju piešķiršana tiešajām kompozītmateriāla restaurāci- 
	 jām: 

FinalTouch pielietojums plombējot:
1.	 Plombas kompozītmateriāla apstrāde atbilstoši ražotāja norādēm.
2.	 Uz plakanām virsmām FinalTouch var aplicēt un uzklāt tajā pašā laikā,  
	 kad tiek uzklātas kompozītmateriāla kārtas. Lai atveidotu emaljas  
	 plaisas un fisūru iekrāsojumus, uz pēdējās kompozītmateriāla kārtas  
	 vajadzīgajā vietā tiek modelēta sīka rieviņa, kurā tieši no kaniles vai ar  
	 piemērotu instrumentu iepilda vajadzīgās krāsas FinalTouch un sacie- 
	 tina. Ievērojiet polimerizācijas laiku un maksimālo kārtas biezumu (2.  
	 tabula). Atcerieties, ka pēdējo kārtu veido plombu kompozītmateriāls.

 FinalTouch ievietošana vēlāk:
Lai piešķirtu individuālās iezīmes vecākām plombām, raksturīgo zīmējumu 
var ieslīpēt arī vēlāk. Pēc tam notīriet ar ūdeni un nosusiniet ar gaisu, kas 
nesatur eļļu un ūdeni. Pēc nosusināšanas uzklājiet piemērotu adhezīvu, kā 
teikts ražotāja instrukcijā, un cietiniet gaismā. Tad sagatavotajā zīmējumā 
ievietojiet vēlamo krāsu un polimerizējiet, ievērojot apgaismošanas laika, 
gaismas intensitātes un maksimālā kārtas biezuma datus (2. tabula). Virs 
FinalTouch jāuzklāj piemērots plombu kompozītmateriāls.	  

B) Krāsas iezīmju piešķiršana netiešajām kompozītmateriālu restaurācijām:
Līdzīgi kā tiešo kompozītmateriāla restaurāciju apstrādē, FinalTouch 
var izmantot inleju vai onleju kārtu veidošanas laikā. Tieši tāpat arī vēlāk 
uz jau sacietējušām restaurācijām (piem., CAD/CAM kompozītmateriāla  
restaurācijas) var izveidot un polimerizēt raksturīgo zīmējumu. Virs  
FinalTouch jāuzklāj piemērots plombu kompozītmateriāls. 

C) Krāsas iezīmju piešķiršana CAD/CAM venīriem pie zobārsta:
Kad venīrs ir pielāgots, notīrīts un sagatavots atbilstoši ražotāja norādēm, 
uz iekšējās virsmas uzklājiet plānu kārtiņu gaismā cietējoša adhezīva.  
Appūtiet ar gaisa plūsmu, tad polimerizējiet atbilstoši ražotāja norādēm. 
Pēc tam uzklājiet vēlamo krāsu ļoti plānā kārtā, citādi var tikt negatīvi  
ietekmēts venīra pielāgojums un ārējais izskats. Polimerizējiet  
FinalTouch saskaņā ar 2. tabulas datiem, tad ievietojiet venīru atbilstoši ražotāja 
norādēm.

D) Krāsas iezīmju piešķiršana plastmasas zobiem:
Kad plastmasas zobā ir ieslīpēts raksturīgais zīmējums, zoba virsmu apstrādājiet 
ar piemērotu un gaismā cietējošu saistvielu, kas paredzēta mākslīgajiem zobiem. 
Raksturīgajā zīmējumā ievietojiet un polimerizējiet vēlamo krāsu. Pēc tam 
pārklājiet ar plombu kompozītmateriālu un atkal polimerizējiet. 

E) Zobu iekrāsojumu nosegšana:
Pirms FinalTouch tiek izmantots, lai ar savu krāsu nosegtu zoba iekrāsojumu, 
sagatavotais dobums jāapstrādā ar piemērotu adhezīvu atbilstoši ražotāja 
norādēm. Pēc tam ar otiņu vai citu piemērotu instrumentu aplicējiet balto krāsu 
vai baltās un oranžās krāsas maisījumu tik biezā kārtā, kāda nepieciešama 
pietiekamai nosegšanai, un sacietiniet. Maksimālos kārtas biezumus skatīt 2. 
tabulā. Pēc tam pārklājiet ar plombu kompozītmateriāla kārtu atbilstoši ražotāja 
norādēm.
Uzliktā aplikācijas kanile ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas 
noņemiet to un cieši noslēdziet šļirci ar oriģinālo vāciņu. Lai pasargātu šļirci 
no piesārņošanas ar ķermeņa šķidrumiem, netīrām rokām vai mutes dobuma 
audiem, ieteicams lietot aizsargbarjeru.

Sacietēšana gaismā:
Lai materiāls sacietētu gaismā, var izmantot tirdzniecībā pieejamās 
polimerizācijas ierīces. Sacietēšanas laiks un maksimālais kārtas biezums, 
izmantojot gaismas diožu/halogēnu lampu ar gaismas jaudu vismaz  
500 mW/cm². 

2. tabula: maksimālais kārtas biezums un apgaismošanas laiks katrai 
krāsai.

Krāsa Maks. kārtas biezums Apgaismošanas laiks 

Balta

0,5 mm 20 s
Zila

Dzeltena

Oranža

Brūna 0,3 mm 20 s

Lampas gaismas lodziņam jābūt iespējami tuvu plombas virsmai, pretējā 
gadījumā sacietēšana būs sliktāka.
Nepilnīga sacietēšana var izraisīt plombas krāsas maiņu un sāpes.

Norādes, piesardzības pasākumi:
–	� Vielas, kas satur fenolus, galvenokārt eigenola un timola preparāti, kavē 

plombēšanas plastmasu sacietēšanu. Tāpēc jāizvairās no cinka oksīda-eigenola 
cementu vai citu eigenolu saturošu materiālu lietošanas kopā ar plombēšanas 
plastmasām.

–	� Mūsu sniegtie norādījumi un/vai padomi neatbrīvo jūs no pienākuma pārbaudīt 
mūsu piegādāto preparātu piemērotību paredzētajam izmantojumam.

Sastāvs (dilstošā secībā pēc daudzuma):
Bārija-alumīnija borsilikāta stikls, TEGDMA, BisGMA, UDMA, pirogēns silīcija 
dioksīds, HEDMA, iniciatori, stabilizatori, krāsu pigmenti

Uzglabāšanas un lietošanas norādes:
Uzglabāt no 4 °C līdz 23 °C temperatūrā. Šļirces pēc materiāla izspiešanas tūdaļ 
jānoslēdz, lai novērstu gaismas iedarbību un tās izraisīto polimerizāciju. Nelietot pēc 
derīguma termiņa beigām. 

Utilizācija:
Produkts jāutilizē saskaņā ar vietējiem administratīvajiem noteikumiem.

Paziņošanas pienākums:
Par negadījumiem ar smagām sekām, tādām kā pacienta, lietotāja vai citu personu 
nāve, pārejoša vai ilgstoša un ievērojama veselības stāvokļa pasliktināšanās un 
nopietns risks sabiedrības veselībai, kas rodas vai varētu būt radies saistībā ar 
FinalTouch, jāziņo uzņēmumam VOCO GmbH un atbildīgajai iestādei.

Norāde:
Kopsavilkuma ziņojumi par FinalTouch drošumu un klīnisko veiktspēju 
ir saglabāti Eiropas Medicīnisko ierīču datubāzē (EUDAMED –  
https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Detalizētu informāciju var atrast arī vietnē 
www.voco.dental.

Opis proizvoda:
FinalTouch je svjetlom stvrdnjavajući kompozit za individualnu karakteri- 
zaciju boje direktnih i indirektnih kompozitnih restauracija i maskiranje 
diskoloriranog tvrdog zubnog tkiva. FinalTouch nanosi se ispod odn. 
između slojeva kompozitnog materijala za restauracije. FinalTouch sadrži 
38 - 40 težinskih postotaka anorganskih punila u metakrilatnom matriksu.

Boje:
Bijela, plava, žuta, narančasta, smeđa

Tablica 1: Dostupne boje i njihova moguća primjena.

Boja Moguće primjene

Bijela –	� imitiranje mrlja na caklini, nakupina kamenca i bijelih mrlja
–	 simuliranje halo efekata
–	 naglašavanje kvržica i grebena
–	 maskiranje diskoloriranog tvrdog zubnog tkiva

Plava –	� imitiranje prozirnih područja cakline i opalescentnih područja

Žuta,   
narančasta

–	 ��imitiranje obojenja u području vrata zuba
–	 povećanje dentinske jezgre
–	 isticanje fisura
–	 imitiranje individualnih karakteristika cakline

Narančasta  
smeđa

–	� imitiranje caklinskih pukotina i diskoloriranih fisura

Indikacije:
–	 Individualizirana karakterizacija direktnih i indirektnih kompozitnih restauracija
– 	 Maskiranje diskolorirane zubne strukture
– 	 Karakterizacija CAD/CAM faseta izrađenih u ordinaciji

Kontraindikacije:
FinalTouch sadržava metakrilate i BHT. Kod poznatih preosjetljivosti (alergija) na 
ove sastojke proizvoda FinalTouch on se ne smije primjenjivati.

Ciljna skupina pacijenata:
FinalTouch se može upotrebljavati za sve pacijente bez ikakvih ograničenja s 
obzirom na dob ili spol.

Radne značajke:
Radne značajke proizvoda odgovaraju zahtjevima namjene i važećim normama za 
proizvod. 

Korisnik:
Proizvod FinalTouch upotrebljava korisnik koji je profesionalno obrazovan u 
području stomatologije. 

Primjena:
Priprema:

Prije primjene zagrijte materijal na sobnu temperaturu. Pobrinite se za  
dovoljno sušenje. Očistite zube i/ili restauracije koje treba tretirati.  
FinalTouch se upotrebljava zajedno sa svjetlom stvrdnjavajućim kompozitima 
za ispun i adhezivima. Prethodno pripremite tvrdo zubno tkivo odn. postojeću 
površinu supstrata u skladu s uputama za uporabu korištenog kompozita za 
ispune/adheziva. 

Nanošenje proizvoda FinalTouch:
FinalTouch može se nanijeti izravno priloženim metalnim kanilama na 
restaurativni materijal ili istisnuti iz štrcaljke i nanijeti finom četkicom / sondom/
tankim instrumentom za korijenski kanal.
Da bi se smanjio intenzitet boje, željena boja proizvoda FinalTouch može se 
prije primjene pomiješati s prozirnim tekućim kompozitnim materijalom (npr. 
GrandioSO Flow Inzisal) tako da ne ostane nikakav mjehurić zraka.

A)	 Karakterizacija boje direktnih kompozitnih restauracija: 
Primjena proizvoda FinalTouch pri postavljanju ispuna:
1.	 Obrada kompozita za ispune u skladu sa smjernicama proizvođača.
2.	 FinalTouch se u slučaju primjene preko površine može nanijeti izravno 
	 tijekom postavljanja kompozita u slojevima, a zatim prekriti. Kako bi  
	 se simulirale caklinske pukotine i diskolorirane fisure, izradi se fina  
	 udubina na odgovarajućem mjestu u zadnjem sloju kompozita, a udu- 
	 bina se ispuni odgovarajućom bojom FinalTouch izravno iz štrcaljke ili  
	 prikladnim instrumentom i stvrdne. Obratite pozornost na podatke o  
	 vremenu polimerizacije i maksimalnoj debljini sloja (tablica 2). Treba  
	 pripaziti na to da se zadnji sloj sastoji od kompozita za ispune.
 

Naknadno nanošenje proizvoda FinalTouch:
Pri karakterizaciji starijih ispuna uzorak karakterizacije može se ubrusiti 
i naknadno. Zatim se ispere vodom, a uzorak se osuši zrakom bez 
primjese ulja i vlage. Nakon sušenja nanesite prikladan adheziv u skladu 
sa smjernicama proizvođača i polimerizirajte ga. Nakon toga se željena 
boja nanosi u pripremljeni uzorak i polimerizira u skladu s podatcima 
o vremenu izlaganja, intenzitetu svjetla i maksimalnoj debljini sloja  
(tablica 2). FinalTouch se treba prekriti prikladnim kompozitom za ispune.	 

B) Karakterizacija boje indirektnih kompozitnih restauracija:
FinalTouch se pri izradi umetaka i navlaka koristi u skladu s postupkom 
opisanim za direktne kompozitne restauracije. Uzorci karakterizacije mogu se 
i naknadno umetnuti u već stvrdnute restauracije (npr. restauracije CAD/CAM 
kompozitne restauracije) i polimerizirati. FinalTouch se treba prekriti prikladnim 
kompozitom za ispune. 

C) Karakterizacija boje CAD/CAM faseta izrađenih u ordinaciji:
Nakon prilagodbe faseta, a zatim čišćenja i kondicioniranja u skladu sa 
smjernicama proizvođača, nanesite tanak sloj svjetlom stvrdnjavajućeg 
adheziva na unutarnju površinu. Raspršite u tanak sloj upuhivanim  
zrakom, a zatim polimerizirajte u skladu sa smjernicama proizvođača.
Zatim nanesite vrlo tanak sloj željene boje jer bi u protivnom debeli sloj 
kompromitirao pravilno postavljanje fasete i izgled restauracije. Polimerizirajte 
FinalTouch u skladu s podatcima u Tablici 2 i smjestite fasete u skladu sa 
smjernicama proizvođača.

D) Karakterizacija boje plastičnih zubi:
Nakon ubrusivanja uzorka karakterizacije u plastičan zub tretirajte  
njegovu površnu prikladnim, svjetlom stvrdnjavajućim adhezivnim sredstvom za 
umjetne zube. Umetnite željenu boju u uzorak karakterizacije i polimerizirajte. 
Nakon toga prekrijte kompozitom za ispune i polimerizirajte. 

E) Maskiranje diskolorirane zubne strukture:
Prije primjene sredstva FinalTouch za maskiranje diskoloracije zuba bojom 
pripremljeni kavitet treba prethodno tretirati prikladnih adhezivom u skladu sa 
smjernicama proizvođača. Nakon toga kistom ili drugim prikladnim instrumentom 
nanesite bijelu ili mješavinu bijele i narančaste boju u debljini sloja koja je 
potrebna za dovoljno prekrivanje i stvrdnite. Maksimalne debljine slojeva 
pogledajte u tablici 2. Nakon toga zatvorite slojeve kompozitom za ispune u 
skladu sa smjernicama proizvođača.
Postavljena aplikacijska kanila samo je za jednokratnu uporabu. Nakon uporabe 
je skinite, a štrcaljku čvrsto zatvorite originalnim čepom. Da biste štrcaljku zaštitili 
od kontaminacije tjelesnim tekućinama ili prljavim rukama ili oralnim tkivom, 
preporučujemo uporabu zaštitne pregrade.

Stvrdnjavanje svjetlom:
Za polimerizaciju materijala prikladni su uobičajeni aparati za polimerizaciju. Vri-
jeme stvrdnjavanja i maksimalna debljina sloja pri uporabi LED/ halogene svje-
tiljke sa snagom svjetla od najmanje 500 mW/cm². 

Tablica 2: Maksimalne debljine slojeva i vrijeme osvjetljavanja  
pojedinačnih boja.

Boja Maksimalna debljina sloja Vrijeme osvjetljavanja 

Bijela

0,5 mm 20 s
Plava

Žuta

Narančasta

Smeđa 0,3 mm 20 s

Prozor svjetiljke kroz koji izlazi svjetlo približiti što bliže površini ispune jer će u 
suprotnom slučaju doći do lošijeg stvrdnjavanja. 
Nedovoljno stvrdnjavanje može dovesti do promjene boje i tegoba.

Upute, mjere opreza:
–	� Fenolne tvari, posebno preparati koji sadrže eugenol i timol, uzrokuju smetnje 

stvrdnjavanja plastičnih materijala za ispune. Stoga treba izbjegavati upotrebu 
cinkoksid-eugenol cementa ili drugih aktivnih tvari koji sadrže eugenol zajedno s 
plastičnim materijalima za ispune.

–	� Bez obzira na naše upute i/ili savjete, obavezni ste i dalje provjeriti prikladnost 
isporučenih preparata za planirane svrhe primjene.

Sastav (po opadajućem redoslijedu udjela):
Barij-aluminijsko borosilikatno staklo, TEGDMA, BisGMA, UDMA,  pirogeni silicijev 
dioksid, HEDMA,  inicijatori, stabilizatori, pigmenti boje

Upute za čuvanje i primjenu:
Čuvajte na temperaturama od 4 °C – 23 °C. Štrcaljke nakon uzimanja materijala 
odmah zatvoriti kako bi se spriječili utjecaj svjetla, a time i polimerizacija. Ne 
upotrebljavajte više nakon isteka roka trajanja. 

Zbrinjavanje:
Proizvod se zbrinjava u skladu s lokalnim propisima.

Obveza izvješćivanja:
Ozbiljne događaje kao što su smrt, privremeno ili trajno ozbiljno pogoršanje zdravlja 
pacijenta, korisnika ili drugih osoba i ozbiljne opasnosti za javno zdravlje koje mogu 
nastati ili bi se mogle dogoditi u vezi s proizvodom FinalTouch trebaju se prijaviti 
društvu VOCO GmbH i nadležnom tijelu vlasti.

Napomena:
Kratka izvješća o sigurnosti i kliničkoj učinkovitosti za FinalTouch dostupna su u 
Europskoj bazi podataka za medicinske uređaje (EUDAMED – https://ec.europa.eu/
tools/eudamed). Detaljnje informacije možete pronaći na www.voco.dental.

Toote kirjeldus:
FinalTouch on valguskõvastuv komposiit otseste ja kaudsete 
komposiitrestauratsioonide individuaalse värvitooni karakteriseerimiseks 
ja hamba kõvakoe värvusemuutuste maskeerimiseks. FinalTouchi 
kantakse restauratiivkomposiidi kihtide alla/vahele. FinalTouch sisaldab 
metakrülaatmaatriksis 38 - 40 % (m/m) anorgaanilisi täiteaineid.

Värvitoonid:
Valge, sinine, kollane, oranž, pruun

Tabel 1. Saada olevad värvitoonid ja nende võimalikud kasutusviisid.

Värvitoon Võimalikud kasutusviisid

Valge –	�� Emaili opalestsentsi, kaltsiumiladestuste ja valgete laikude 
reproduktsioon

–  	Haloefektide reproduktsioon 
–  	Köbrude ja harjade rõhutamine 
–  	Hamba kõvakoe värvusemuutuse maskeerimine

Sinine –	 Poolläbipaistvate emailialade ja piimjate piirkondade 
	 reproduktsioon

Kollane,
oranž

–	 ��Hambakaela ümber olevate värvusemuutuste reproduktsioon
–  	Dentiini keskosa esiletoomine 
–  	Fissuuride rõhutamine 
–  	Individuaalsete emailiomaduste reproduktsioon

Oranž,
pruun

–	 Emaili mõrade ja fissuuri värvusemuutuse reproduktsioon

Lietošanas instrukcija 
       ES Medicīniska ierīce LV

Upute za upotrebu 
       EU Medicinski proizvod HR

Kasutusjuhised 
       EL Meditsiiniseade ET
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Näidustused:
–	 Otseste ja kaudsete restauratsioonide värvitooni personaliseeritud karak- 
	 teriseerimine
–  Hamba värvusemuutuste maskeerimine
–  CAD-/CAM-laminaatide karakteriseerimine kabinetis

Vastunäidustused:
FinalTouch sisaldab metakrülaate ja BHT-d. Teadaoleva ülitundlikkuse (allergia) 
korral nende FinalTouch koostisainete suhtes tuleb kasutamisest loobuda.

Patsientide sihtrühm:
FinalTouch sobib kasutamiseks kõigile patsientidele ilma piiranguta seoses nende 
vanuse või sooga.   

Toimivusnäitajad:
Toote toimivusnäitajad vastavad sihtotstarbelise kasutamise nõuetele ja 
asjaomastele tootestandarditele. 

Kasutaja:
Toodet FinalTouch kasutab stomatoloogia alal professionaalse väljaõppe saanud 
kasutaja. 

Kasutamine:
Ettevalmistus:

Laske materjalil enne kasutamist toatemperatuurini soojeneda. Veenduge, 
et tööpiirkond oleks piisavalt kuiv. Puhastage töödeldavad hambad ja/
või restauratsioonid. FinalTouchi kasutatakse koos valguskõvastuvate 
restauratiivkomposiitide ja adhesiivainetega. Eeltöödelge hamba kõvakude ja 
olemasolevat substraatpinda kasutatava restauratiivkomposiidi/adhesiivaine 
kasutusjuhendi kohaselt.  

FinalTouchi pealekandmine:
FinalTouchi võib kanda otse restauratiivosisele, kasutades kaasasolevaid 
metallkanüüle, samuti võib selle eemaldada süstlast ja kanda peale peene pintsli/
sondi või peenikese juurekanaliinstrumendi abil.
Kui on vaja nõrgema intensiivsusega värvitooni, võib enne kasutamist segada 
valitud FinalTouchi värvitooni poolläbipaistva voolava komposiitmaterjaliga (nt 
GrandioSO Flow Incisal), veendudes, et protsessi käigus ei tekiks õhumulle.

A)	 Otseste komposiitrestauratsioonide värvitooni karakteriseerimine:
FinalTouchi kasutamine täidiste asetamise ajal:
1.	 Restauratiivkomposiidi aplikatsioon tootja juhiste kohaselt.
2.	 FinalTouchi jaotamiseks üle pindala võib seda peale kanda ja katta 
	 otse komposiidi kihitamise ajal. Emaili mõrade ja fissuuri värvusemuu- 
	 tuste reprodutseerimiseks vormige viimasesse komposiidikohta  
	 soovitud paika peenike sälk, sisestage vastav FinalTouchi värvus  
	 sälku otse kanüülist või sobiva instrumendiga ning kõvastage. Pöörake  
	 tähelepanu kõvastamisaja ja maksimaalse kihipaksuse spetsifikatsioo- 
	 nidele (tabel 2). Veenduge, et pealmine kiht oleks alati restauratiivkom- 
	 posiit.  
Järgnev FinalTouchi sisestamine:

Vanemate täidiste karakteriseerimisel on võimalik karakterisatsioonimustrit 
ka hilisemas faasis sisse lõigata. Seejärel puhastage veega ning kuivatage 
niiskuse- ja õlivaba õhuga. Pärast kuivamist kandke tootja juhiste kohaselt 
peale ja valguskõvastage sobiv adhesiivaine. Soovitud värvuse võib 
seejärel sisestada ettevalmistatud mustrisse ja kõvastada kõvastamisaja, 
valgusintentsiivsuse ja maksimaalse kihipaksuse spetsifikatsioonide kohaselt 
(tabel 2). FinalTouch tuleb katta sobiva restauratiivkomposiidiga. 	  

B) Kaudsete komposiitrestauratsioonide värvitooni karakteriseerimine:
Otseste komposiitrestauratsioonide protseduuri kohaselt võib  
FinalTouchi sisestada panuste (inlay, onlay) kihitamise ajal. Ka hilisemas faasis, 
juba polümeriseeritud restauratsioonides, on võimalik sisestada ja kõvastada 
karakterisatisioonimustreid (nt CAD-/CAM-komposiitrestauratsioonid). 
FinalTouch tuleb katta sobiva restauratiivkomposiidiga.

C) CAD-/CAM-laminaatide värvitooni karakteriseerimine kabinetis:
Pärast laminaadi kohandamist ning järgnevat tootja juhiste kohaselt  
puhastamist ja töötlemist kantakse sisepinnale õhuke valguskõvastuv  
adhesiivaine kiht. See kuivatatakse seejärel õhujoaga, enne kui seda tootja 
juhiste kohaselt polümeriseeritakse. Seejärel kantakse väga õhuke kiht valitud 
värvitooni, kuna muidu võib sel olla negatiivne efekt laminaadi sobitumisele või 
selle välimusele. Kõvastage FinalTouch tabelis 2 toodud spetsifikatsioonide järgi 
ja sobitage laminaat tootja juhiste kohaselt.  

D) Akrüülhammaste värvitooni karakteriseerimine:
Pärast karakterisatsioonimustri lõikamist akrüülhambasse töödelge selle pinda 
sobiva akrüülhammastele mõeldud valguskõvastuva sidusainega. Sisestage 
soovitud värvitoon karakterisatsioonimustrisse ja kõvastage see. Seejärel katke 
restauratiivkomposiidiga ja polümeriseerige.   

E) Hamba värvusemuutuste maskeerimine:
Enne FinalTouchi kasutamist hamba värvusemuutuse maskeerimiseks 
tuleks ettevalmistatud kaviteeti tootja juhiste kohaselt eeltöödelda sobiva 
adhesiivainega. Seejärel kandke pintsli või mõne teise sobiva instrumendiga 
piisavaks maskeerimiseks vajalikus kihipaksuses peale valge või valge ja 
oranži värvitooni segu ning kõvastage see. Vaadake maksimaalseid kihipaksusi 
tabelist 2. Pärast selle viige kihitamine tootja juhiste kohaselt lõpule 
restauratiivkomposiidiga.
Pealekantud aplikatsioonikanüül on üks kord kasutatav. Eemaldage need pärast 
kasutamist ja sulgege süstal originaalkorgiga. Süstla kaitsmiseks kehavedelike, 
määrdunud käte või suuõõne kudedega saastumise eest on soovitatav kasutada 
kaitsebarjääri.

Valguskõvastamine:
Materjali valguskõvastamiseks sobivad tavapärased polümerisatsiooniseadmed. 
Kõvastumisaeg ja maksimaalne kihipaksus on minimaalselt 500 mW/cm² 
valgusvõimsusega LED-/halogeenvalguse korral järgnevad.

Tabel 2. Individuaalsete värvitoonide maksimaalne kihipaksus ja  
kõvastumisaeg.

Värvitoon Maksimaalne kihipaksus Kõvastumisaeg 

Valge

0,5 mm 20 s
Sinine

Kollane

Oranž

Pruun 0,3 mm 20 s

Hoidke valgust väljutavat otsa täidismaterjali pinnale nii lähedal kui võimalik. 
Muidu võib kõvastumissügavus väheneda. Ebapiisav kõvastumine võib 
põhjustada värvusemuutust ja ebamugavust.

Juhised, ettevaatusabinõud:
–	� Fenoolsed ühendid, eriti eugenooli ja tümooli sisaldavad preparaadid, takistavad 

täiteplastikute kõvastumist. Seetõttu tuleb vältida tsinkoksiid-eugenooltsementide 
või teiste eugenooli sisaldavate ainete kasutamist koos täiteplastikutega.

–	� Meie juhised ja/või nõustamine ei vabasta teid sellest, et kontrollida meie tarnitud 
preparaatide sobivust kavatsetud kasutamisotstarvete jaoks.

Koostis (sisalduse järgi kahanevas järjestuses):
Baarium-alumiinium-borosilikaatklaas, TEGDMA, BisGMA, UDMA,  pürogeenne 
ränidioksiid, HEDMA, initsiaatorid, stabilisaatorid, värvipigmendid

Ladustamis- ja kasutamisjuhised:
Ladustage temperatuuril 4 ºC – 23 ºC. Valguse mõju ja sellest tingitud 
polümerisatsiooni vältimiseks sulgege süstlad kohe pärast materjali doseerimist.
Pärast kõlblikkusaja lõppemist ärge enam kasutage. 

Jäätmekäitlus:
Toote jäätmekäitlus tehakse vastavalt kohalike ametkondade eeskirjadele.

Teatamiskohustus
Tõsistest juhtumitest, nagu näiteks patsiendi, kasutaja või teiste isikute surmast, 
nende tervisliku seisundi ajutisest või püsivast raskekujulisest halvenemisest ning 
raskekujulisest ohust rahvatervisele, mis on tekkinud või oleksid võinud tekkida 
toodet FinalTouch kasutades, tuleb teatada ettevõttele VOCO GmbH ja pädevale 
ametiasutusele.

Juhis:
Lühiülevaated toote FinalTouch ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta on talletatud 
Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasis (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/
eudamed). Täpsemat teavet leiate ka aadressilt www.voco.dental.

ФайналТач (FinalTouch)

Описание материала:
ФайналТач – это светоотверждаемый композитный материал для 
индивидуальной цветовой характеризации прямых и непрямых реставраций 
и для покрытия изменённых в цвете твердых тканей зубов. ФайналТач 
наносится под или между слоями композитного материала. ФайналТач 
содержит 38 - 40 вес.-% неорганического наполнителя в метакрилатной 
матрице.            

Оттенки: 
Белый, синий, желтый, оранжевый, коричневый. 

Таблица 1: Выпускаемые оттенки и их возможное применение.

Оттенок Возможное применение

Белый –	� Имитация “пятнистой” эмали, известковых и белых
	 пятен
– 	 Имитация гало-эффекта
– 	 Акцентирование бугорков и выступов
– 	 Покрытие изменённых в цвете тканей зубов

Синий –	� Имитация транслюцентных участков эмали и  
�опалесцентных участков

Желтый,   
oранжевый

–	 ��Имитация изменённой в цвете пришеечной области
– 	 Акцентирование дентинового ядра 
– 	 Акцентирование фиссур
– 	 Имитация индивидуальных особенностей эмали 

Oранжевый,  
коричневый

–	� Имитация трещин в эмали и пигментированных 
фиссур 

Показания к применению:
–	 индивидуальная характеризация прямых и непрямых композитных  
	 реставраций
– 	 оттеночное покрытие изменённых в цвете зубов 
– 	 характеризация CAD/ CAM-виниров в кресле стоматолога (chair-side)

Противопоказания:
ФайналТач содержит метакрилаты и BHT. Следует отказаться от применения 
ФайналТач при наличии гиперчувствительности (аллергии) к этим 
компонентам.

Целевая группа пациентов:
ФайналТач разрешен к применению у всех пациентов без ограничений по 
полу и возрасту.   

Характеристики материала:
Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к 
изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, 
распространяющихся на данное изделие. 

Пользователь:
ФайналТач должен использоваться профессионально подготовленным в 
области стоматологии специалистом.

Применение:
Подготовка: 

Перед использованием довести материал до комнатной температуры. 
Обеспечить достаточную изоляцию рабочего поля. Зубы или  реставрации, 
требующие лечения, необходимо почистить. ФайналТач применяется 
вместе со светоотверждаемыми композитными пломбировочными 
материалами и адгезивами. Твердые ткани зуба или имеющуюся 
субстратную поверхность предварительно обработать согласно 
инструкции по применению используемого композита/адгезива.        

Нанесение ФайналТач:
ФайналТач можно наносить прямо на реставрационный материал с 
помощью прилагаемых металлических канюль или извлечь материал 
с помощью дозатора и наносить на поверхность посредством тонкой 
кисточки/ тонкого зонда/эндодонтического инструмента.
Для ослабления интенсивности цвета можно перед применением 
смешать (избегая образования воздушных пузырьков) желаемый оттенок 
ФайналТач с транслюцентным текучим композитным материалом (напр., 
ГрандиоСО Флоу в оттенке режущего края).   

A)	 Цветовая характеризация прямых композитных реставраций:
Применение ФайналТач при пломбировании:
1.	 Работа с пломбировочным композитным материалом согласно 
	 инструкциям изготовителя.
2.	 При применении на плоской поверхности, ФайналТач можно  
	 нанести прямо во время покрытия композитным слоем и пере- 
	 крыть. Для имитации трещин в эмали и пигментированных фиссур  
	 сформировать на нужном участке узкую бороздку в послед- 
	 нем слое композита и внести соответствующий оттенок Файнал- 
	 Тач прямо из канюли или с помощью специального инструмента в  
	 бороздку и отвердить.             

Учитывать данные относительно времени полимеризации и 
максимальной толщины слоя (таблица 2). Последний слой должен 
состоять из композитного пломбировочного материала.  

Нанесение ФайналТач через время:
При характеризации уже имеющихся пломб возможна также 
отшлифовка  их характеризационного рисунка и через время. После 
отшлифовки промыть струёй воды и просушить сухим воздухом без 
примесей масла. После просушки нанести и фотополимеризовать 
подходящий адгезив согласно инструкциям изготовителя. Затем на 
индивидуально подготовленную поверхность можно наносить нужный 
оттенок и фотополимеризовать его, соблюдая указания относительно 
времени полимеризации, интенсивности света и максимальной толщины 
слоя (таблица 2). ФайналТач необходимо покрыть соответствующим 
пломбировочным композитом. 	  

B) Цветовая характеризация непрямых композитных реставраций: 
Аналогично процедуре с прямыми композитными реставрациями, 
ФайналТач можно применять во время наложения вкладок или 
накладок. Также характеризационный рисунок можно привнести в уже 
отвержденные реставрации (напр., CAD/ CAM-композитные реставрации) 
и затем полимеризовать. ФайналТач необходимо покрыть подходящим 
пломбировочным композитным материалом.             

C) Цветовая характеризация CAD/CAM-виниров:
После подгонки виниров и последующего очищения и кондиционирования 
нанести тонкий слой светоотверждаемого адгезива на внутреннюю 
поверхность согласно инструкции изготовителя. Продуть струёй воздуха 
и фотополимеризовать согласно инструкциям изговителя. В заключение 
нанести нужный оттенок очень тонким слоем, иначе можно отрицательно 
повлиять на посадку и внешний вид винира. ФайналТач полимеризовать 
по данным таблицы 2 и произвести посадку винира согласно инструкциям 
изготовителя. 

D) Цветовая характеризация искусственных зубов:
После отшлифовки характеризационного рисунка в искусственном 
зубе обработать его поверхность подходящим светоотверждаемым 
адгезивным средством для искусственных зубов согласно инструкциям 
изготовителя. В характеризационный рисунок внести нужный оттенок 
и фотополимеризовать. Затем покрыть пломбировочным композитным 
материалом и фотополимеризовать. 

E) Оттеночное покрытие изменённых в цвете зубов: 
Перед тем, как использовать ФайналТач для оттеночного покрытия 
изменённых в цвете зубов, препарированную полость необходимо 
обработать подходящим адгезивом согласно инструкциям изготовителя. 
Затем нанести белый или смесь белого и оранжевого оттенков кисточкой 
или другим инструментом так, чтобы толщина слоя была достаточной для 
оттеночного перекрытия. По максимальной толщине слоя см. таблицу 2. 
В заключение покрыть слоем пломбировочного композитного материала 
согласно инструкциям изготовителя.    
Установленная аппликационная канюля предназначена только для 
однократного применения. После применения ее следует снять, а шприц 
плотно закрыть оригинальным колпачком. Чтобы защитить шприц от 
контаминации вследствие контакта с биологическими жидкостями 
организма, грязными руками или тканями полости рта, рекомендуется 
использовать защитный барьер.

Фотополимеризация:
Для фотополимеризации материала применяются традиционные фотопо-
лимеризационные лампы. Время полимеризации и максимальная толщина 
слоя при использовании LED-/галогеновой лампы с мощностью светового 
потока минимум 500 мВт/см2 приведены ниже.  

Таблица 2: Максимальные значения толшины слоя и время просвечи-
вания каждого цветового оттенка.   

Оттенок Максимальная тощина 
слоя

Время 
просвечивания 

Белый

0,5 mm 20 c
Синий

Желтый

Oранжевый

Коричневый 0,3 mm 20 c

Световод полимеризационной лампы располагать как можно ближе к 
поверхности пломбы, иначе не наступит достаточное просвечивание 
материала. Недостаточное отверждение материала может приводить к 
изменению цвета пломбы и появлению дискомфорта у пациентов. 

Указания, меры предосторожности:
–	� Реагенты, содержащие фенольные соединения, в особенности эвгенол- 

и тимолсодержащие препараты, ведут к нарушению полимеризации 
композитных материалов. Поэтому при работе с композитами необходимо 
исключить использование цинкоксид-эвгенольных цементов или других 
эвгенолсодержащих материалов.

–	� Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки 
поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в 
соответствующих целях.

Состав (в порядке уменьшения содержания):
барий-алюминий-боросиликатное стекло, TEGDMA, BisGMA, UDMA,  
пирогенный диоксид кремния, HEDMA, инициаторы реакции, стабилизаторы, 
цветные пигменты

Указания по хранению и применению:
Хранить при температуре от 4 °C до 23 °C. Необходимо сразу же закрывать 
шприцы после извлечения порции материала, чтобы предотвратить 
попадание света и нежелательную полимеризацию. Не использовать после 
истечения срока годности. 

Утилизация:
Материал необходимо утилизировать в соответствии с местными 
официальными предписаниями.

Обязательное извещение:
Обо всех серьезных побочных происшествиях, таких как смерть, серьезное 
ухудшение состояния здоровья пациента пользователя или других лиц в 
течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезной 
угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти 
в связи с применением ФайналТач, следует сообщать в компанию VOCO 
GmbH и в компетентные органы.

Примечание:
Краткие отчеты о безопасности и клиническом применении ФайналТач 
 хранятся в Европейской базе данных о медицинских изделиях (EUDAMED 
– https://ec.europa.eu/tools/eudamed). Подробную информацию читайте по 
ссылке www.voco.dental.
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