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Product description:

Ufi

i Gel SC is an A-silicone based permanently soft relining material. Its

autopolymerising, cold-curing properties assure that Ufi Gel SC is simple and quick

to
to

use for direct as well as indirect relining. The set contains an adhesive liquid
achieve a firm bond between denture and relining material, the actual relining

material, as well as glazing base and catalyst for smoothing surfaces after grinding.
Ufi Gel SC is suitable for all PMMA-based dentures. A newly made Ufi Gel SC

rel

ining can be repaired and corrected.

Indications:
Permanently soft relining for total and partial dentures

to eliminate pressure spots

to dam the palatal vibrating line

in cases of flabby ridges and/or insufficient adhesion
to cushion sharp-edged alveolar processes

to support the healing process in implantology

Contraindications:
Ufi Gel SC and Ufi Gel SC Glazing contain platinum catalyst. Ufi Gel SC Adhesive

coil

ntains butanone and methacrylates. Ufi Gel SC should therefore not be used in

patients with a known hypersensitivity (allergy) to these ingredients.

Patient target group:
Ufi Gel SC is suitable for use in all patients without any age or gender restrictions.

Performance features:

Th

e product’s performance features satisfy the requirements of the intended use

and the relevant product standards.

User:
Ufi Gel SC should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Use:

1.

2a.

2b.

Preparation and coating of the denture:

Check occlusion and carry out corrections, if necessary. Disinfect the
prosthesis and dry thoroughly afterwards. Clean denture thoroughly with a
brush and dry. Always remove any existing previous relinings. Grind down
all areas to be relined by at least 1 mm to allow a later relining of at least 2
mm thickness. Important: chamfer preparation (shoulder preparation) of the
rims of all areas to be relined. Prepare vestibular, lingual and dorsal rims in
particular in the form of a chamfer. Round off the rims of the denture. Remove
grinding dust with a dry brush or dry, oil-free air. Do not use water or a steam
jet. Then degrease the denture surface by wetting a dust-free cloth with
pure alcohol (min. 90 %) and wiping the surface clean. Then let aerate for 1
min. Humidity, additives (i. e. as in cavity cleaning agents), saliva, monomer-
containing synthetic liquids or touching will diminish the adhesion of Ufi Gel
SC to the denture.

Exchange the bottle cap of the adhesive for the brush cap prior to first
use.

Do not use the brush cap for the alcohol!

Bring material to room temperature before use.

Apply the adhesive to the prepared surfaces which are to retain Ufi Gel SC.
The surface has to be covered completely and evenly with the adhesive.
Attention: Close bottle immediately after use and store in an upright
position.

Let aerate for 1 min.

Insert the Ufi Gel SC cartridge into a VOCO dispenser (type 2) or any
dispensing gun with a suitable plunger. For technical reasons there may be
slight differences in the fill levels of both chambers. You should therefore
remove the cap and press out the material until an equal amount has been
ejected from both outlets. Then fix and lock the mixing tip with a 90° turn. The
material is automatically mixed in the correct ratio.

Apply the mixed material first to the lingual / dorsal rim, then vestibular. Then
coat the base. Make sure to cover all areas carrying adhesive with silicone. On
areas to be relined, Ufi Gel SC should be at least 2 mm thick. Ufi Gel SC has
a working time of 1 min 45 s from commencement of mixing.

The attached mixing tip is intended for single use only. After use, store the
cartridge tightly sealed. Check that material flows freely through the openings
before reusing.

The warranted product characteristics can only be achieved when using the

Sealing:

Use glazing to seal and smoothen the surfaces treated in step 3.

For better dosing, hold the bottle vertically with the dropper down and let air
bubbles rise to the top. Mix an equal number of drops of glazing base and
catalyst with a brush on a mixing slab until homogeneous.

Apply the mixture thinly on the corresponding margins with a brush, i. e. on
the fresh, dry cut and ground areas. The working time of Ufi Gel SC glazing
is 1 min: 30 s.

The setting time at room temperature is 10 min. Cooler conditions prolong the
setting time. The setting time can be shortened to 3 min by using a pressure
unit (40 °C - 45 °C).

Warnings, precautionary measures:

To prepare the denture and improve the adhesion, additional roughening of
the denture material carried out using sandblasting. Afterwards, wipe with pure
alcohol.
Always observe the setting times until final setting to achieve an optimal adhesive
bond.
Seal only the rough, finished areas (functional rim) with glazing to prevent
accumulation of food residue or discolouration.
Prevent any contamination with methacrylates (e. g. pressure units contaminated
after denture fabrication and methacrylate-containing solvents for the removal of
relining materials).
Contamination may lead to incomplete curing of Ufi Gel SC/glazing and an
irritating taste in the mouth.
Close glazing bottles immediately after use:

Glazing base = white cap

Glazing catalyst = red cap
For finishing, use the enclosed polishing disc, coarse, brown, REF 2049 or other
suitable burs or polishing discs designed for flexible materials. Do not inhale
silicone or synthetic dust when finishing the denture or the relining. Wearing a
protective mask is recommended.
Cleaning of the relined denture should be carried out with a special soft denture
brush or toothbrush and an abrasion-free cleanser (e. g. neutral soap). Rinse
thoroughly afterwards.
Our information and/or advice do not relieve you of the obligation of checking that
the products supplied by us are suitable for their intended purpose.

Storage:
Storage at 4°C-23°C. Do not use after the expiry date.

Disposal:
Dispose of the product in accordance with local regulations.

Reporting obligation:

Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of a
patient’s, user’s or other person’s health condition and a serious risk to public health
that arise or could have arisen in association with the use of Ufi Gel SC must be
reported to VOCO GmbH and the responsible authority.

Gebrauchsanweisung
EU Medizinprodukt

Produktbeschreibung:

Ufi Gel SC ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfutterungsmaterial auf
A-Silikonbasis. Das autopolymerisierende, kalthartende Ufi Gel SC gewahrleistet
eine einfache und schnelle Verarbeitung sowohl bei direkten als auch indirekten
Unterfiitterungen. Das Set enthélt eine Adhasiv-Flissigkeit zum Aufbau des
festen Haftverbundes zwischen Prothese und Unterfiitterung, das eigentliche
Unterfutterungsmaterial sowie Glazing Basis und Katalysator fiir die Glattung
beschliffener Oberflachen. Ufi Gel SC ist fiir alle PMMA-basierten Prothesen
geeignet. Frisch angefertigte Ufi Gel SC-Unterfltterungen kénnen repariert und
korrigiert werden.

Indikationen:
Permanente weichbleibende Unterfiitterung von Total- und Teilprothesen

zur Beseitigung von Druckstellen

zur Abddmmung der A-Linie

bei Schlotterkamm und Haftschwierigkeiten

zur Abddmmung scharfkantiger Alveolarfortsatze

zur Unterstiitzung des Heilungsprozesses in der Implantologie

Kontraindikationen:

Ufi Gel SC und Ufi Gel SC Glazing enthalten Platinkatalysator. Ufi Gel SC Adhésiv
enthalt Butanon und Methacrylate. Bei bekannten Uberempfindlichkeiten (Allergien)
gegen diese Inhaltsstoffe von Ufi Gel SC ist auf die Anwendung zu verzichten.

Patientenzielgruppe:
Ufi Gel SC kann fir alle Patienten ohne Einschrénkung hinsichtlich ihres
Alters oder Geschlechts angewendet werden.

Leistungsmerkmale:
Die Leistungsmerkmale des Produkts entsprechen den Anforderungen der
Zweckbestimmung und den einschlagigen Produktnormen.

supplied original mixing tips, which are also available as acct ies.

Direct relining in the mouth:

1 min after coating with Ufi Gel SC, the denture can be inserted into the

patient’s mouth.

- Have the patient gently close the mouth in normal occlusion (1 min).

— Then the patient should carry out masticatory and swallowing movements
(5 min).

— After 6 min in total, the denture can be removed from the mouth.

Important: Strictly observe the above-stated time intervals.

Finishing should be carried out 10 min after removal of the relined denture

from the mouth.

Any earlier finishing should be carried out with extreme care.

Indirect relining in the laboratory:

When relining is carried out in the laboratory, coat the denture and then

isolate the dampened plaster model with a formaldehyde-free alginatebased

separating agent for synthetic materials (not recommended: silicone-based

separating agent) according to its instructions for use.

Place the denture coated with Ufi Gel SC on the model and fix both in the

relining device or casting flask. Shape functional rims with a metal spatula or

a clean plaster knife. After shaping, let Ufi Gel SC set for 2 - 5 min, then place

the relining device (or casting flask) loaded with the denture and the model in

the pressure unit for 15 min at 40 °C - 45 °C.

Afterwards leave the relining device to cool for 20 min.

Attention: The denture, plaster model or relining device may not be worked on

with a steam jet in any phase.

Finishing the relining:

Any excess material can be removed with fine sharp (cuticle) scissors or a

scalpel. Finishing of the transition area: If necessary, carry out grinding

after 30 min, using polishing disks (REF 2049) or abrasive strips. Any earlier

grinding process needs to be carried out with great caution. The Ufi Gel SC

set contains 1 polishing disk REF 2049. Abrasive strips are available in varying

grain sizes. The most suitable sizes are 80 (coarse) and 120 (medium). Use

medium to low rotational speed (5,000 - 8,000 RPM) and apply only very light

pressure when finishing the transition area. This prevents heat generation in the

relining as well as excessive abrasion of the denture material.

Then clean with alcohol, allow any warmed silicone material to cool down and

apply glazing.

Corrections:

Immediate correction of the relining is possible. Rinse the relining with water

and dry, then apply fresh material, shape it and let it set in the mouth for 7 min

or in the pressure unit for 5 min.

Any later correction (within two weeks) of the relining can be carried out after

removal of the top layer of Ufi Gel SC.

Die Anwendung von Ufi Gel SC erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin
ausgebildeten Anwender.

Anwendung:

1.

Vorbereiten und Beschichten der Prothese:

Okklusionskontrolle vornehmen und ggfs. Korrekturen durchfiihren. Prothese
desinfizieren und anschlieBend griindlich trocknen. Prothese mit einer
Biirste gut reinigen und trocknen. Stets alte, vorhandene Unterfiitterungen
entfernen und abschleifen. Alle zu unterfitternden Flachen mindestens 1 mm
abschleifen, so dass die Dicke der Unterflitterungsschicht spater mindestens
2 mm betrégt. Wichtig: Vorbereitung der Rénder der zu unterfitternden Flachen
mit der Hohlkehlenpraparation (Stufenpréparation). Insbesondere vestibulare
und linguale bzw. dorsale Rénder in Form einer Hohlkehle préparieren.
Prothesenrander abrunden. Schleifstaub mit Biirste oder trockener &lfreier
Luft entfernen. Kein Wasser oder Dampfstrahler verwenden. AnschlieBend
Prothese entfetten. Hierzu ein fusselfreies Tuch mit reinem Alkohol (mind.
90%ig) benetzen und Oberflache damit abwischen, 1 min abliiften lassen.
Feuchtigkeit, Zusatzstoffe (z. B. in Kavitatenreinigungsmitteln), Speichel,
monomerhaltige Kunststoff-Fliissigkeit oder Berlihren vermeiden, um eine
optimale Haftung von Ufi Gel SC auf der Prothese zu erreichen.

Vor dem (¢} Adha gegen Pinsel-

auch des ivs F

verschluss austauschen.

Pinselverschluss nicht fiir den Alkohol verwenden!

Vor der Anwendung Material auf Raumtemperatur bringen.
Die so vorbereiteten Fléchen, auf denen Ufi Gel SC haften soll, mit Adhasiv
bestreichen. Die Flache muss vollstéandig und gleichméBig mit Adhésiv bedeckt
sein.

Flasche d sofort
Prothese etwa 1 min ablliften lassen.
Ufi Gel SC-Kartusche in VOCO-Dispenser (Typ 2) oder eine andere
Mischpistole mit passenden Kolben einsetzen. Technisch bedingt kénnen sich
geringe Differenzen im Fillstand beider Kammern ergeben. Daher Verschluss
entfernen und solange Material auspressen, bis aus beiden Austrittséffnungen
gleichmé&Big Material gefoérdert wird. AnschlieBend Mischkaniile aufsetzen
und durch 90° Drehung arretieren. Das Material wird automatisch im richtigen
Verhéltnis angemischt.

Das angemischte Material zuerst am lingualen bzw. dorsalen Rand, dann
vestibular auftragen. Danach den Untergrund beschichten. Sicherstellen, dass
das Adhésiv komplett mit Silikon bedeckt ist.

Ufi Gel SC sollte an den zu unterfiitternden Stellen eine Stérke von mindestens
2 mm erreichen. Ufi Gel SC ist nach Mischbeginn 1 min 45 s verarbeitbar.
Die aufgesetzte Mischkaniile dient nur dem Einmalgebrauch. Nach
Gebrauch die Kartusche fest verschlossen lagern. Vor Wiederverwendung
Austritts6ffnungen auf freien Materialdurchfluss priifen.

Die zugesagten Produkteigenschaften werden nur unter Verwendung der
mitgelieferten und als Zubehor erhaltlichen, originalen Mischkantilen erreicht.

und lagern.

2a. Direkte Unterfiitterung im Mund:

2b.

1 min nach dem Beschichten die Prothese in den Mund des Patienten geben.
— Der Patient soll den Mund in normaler Okklusion schlieBen (1 min).

- Jetzt Kau- und Schluckbewegungen durchfiihren lassen (5 min).

— Nach insgesamt 6 min die Prothese aus dem Mund nehmen.

Wichtig: Zeiten genau einhalten.

Die Ausarbeitung kann ca. 10 min nach Entnahme der Unterfiitterung aus dem
Mund erfolgen. Frilheres Bearbeiten sehr vorsichtig vornehmen.

Indirekte Unterfiitterung im Labor:

Wenn die Unterflitterung im Labor zu erarbeiten ist, angefeuchtetes Gipsmodell
mit formaldehydfreiem Trennmittel auf Alginatbasis fiir die Kunststofftechnik
(nicht empfohlen: Trennmittel auf Silikonbasis) gem&B Gebrauchsanweisung
des Trennmittels isolieren.

Die mit Ufi Gel SC beschichtete Prothese auf das Gipsmodell platzieren und
im Unterfltterungsgerét oder in der Kiivette fixieren.

Funktionsrander mit Metallspatel oder sauberem Gipsmesser anmodellieren.
Nach dem Anmodellieren Ufi Gel SC 2 - 5 min ziehen lassen, anschlieBend das
mit Prothese und Gipsmodell bestiickte Unterfitterungsgerat bzw. die Kiivette
fiir 15 min in den Drucktopf bei 40 °C - 45 °C geben.

AnschlieBend ca. 20 min abkiihlen lassen.

Achtung: in keiner Arbeitsphase Prothese, Gipsmodell oder Unterfutterungs-
geréat mit Dampfstrahler bearbeiten.

Ausarbeiten der Unterfiitterung:

Uberschiisse mit feiner scharfer (Nagelhaut-) Schere oder Skalpell entfernen.
Ausarbeitung des Ubergangs: Falls Beschleifen notwendig, nach 30 Min. mit
Polierscheiben (REF 2049) und / oder Schleifbandern vornehmen. Friiheres
Beschleifen sehr vorsichtig durchfiihren. 1 Polierscheibe, REF 2049 ist dem
Ufi Gel SC-Set beigeflgt. Schleifbander sind in unterschiedlichen Kérnungen
erhaltlich. Am besten geeignet sind 80er (grob) und 120er (mittel). Die
Bearbeitung des Ubergangs mit mittlerer oder geringer Drehzahl (5.000 - 8.000
U / min.) und nur sehr leichtem Druck vornehmen. So wird eine Erhitzung der
Unterfiitterung und ein zu starker Abtrag des Prothesenmaterials vermieden.
AnschlieBend mit Alkohol reinigen, eventuell erwarmtes Silikonmaterial
abkiihlen lassen und Glazing auftragen.

Korrekturen:

Sofortige Korrekturen der Unterfutterung sind méglich. Hierzu Unterfiitterung
mit Wasser abspiilen und trocknen, dann frisches Material auftragen,
modellieren und 7 min im Mund oder 5 min im Drucktopf aushérten lassen.
Eine spéatere Korrektur (bis innerhalb 2 Wochen) der Unterfiitterung ist nach
Entfernen der oberflachlichen Ufi Gel SC-Schicht méglich.

Versiegelung:

Zum Versiegeln und Glatten der im Schritt 3 bearbeiteten Flachen Glazing
verwenden.

Zur besseren Dosierung Flasche senkrecht mit Tropfer nach unten halten,
damit die Luftblase in der Flasche nach oben steigt. Auf der Mischplatte
gleiche Tropfenzahl Glazing Basis und Katalysator mit Einwegpinsel homogen
mischen. Mischung mit einem Pinsel diinn auf die entsprechenden Flachen,
d. h. auf die frischen, trockenen Schnitt- und Schleifflachen, auftragen.
Ufi Gel SC Glazing ist 1 min 30 s verarbeitbar.

Die Abbindezeit bei Raumtemperatur betragt 10 min. Niedrigere Temperaturen
verldngern die Verarbeitungszeit. Die Aushartezeit kann im Drucktopf (40 °C -
45 °C) auf ca. 3 min verkirzt werden.

Ein zusétzliches Aufrauen des Prothesenkunststoffes durch Sandstrahlen und
anschlieBendes Abwischen mit reinem Alkohol zur Vorbereitung der Prothese
kann den Verbund verbessern.
Die Aushartezeiten unbedingt bis zur vollstandigen Abbindung einhalten, damit
ein optimaler Haftverbund entsteht.
Nur die rauen bearbeiteten Stellen (Funktionsrand) mit dem Glazing versiegeln,
um dort das Ansammeln und Festsetzen von Speiseresten bzw. Verfarbungen zu
vermeiden.
Kontamination mit Methacrylaten (z. B. unsaubere Drucktopfe nach Prothesen-
herstellung, Verwendung methacrylathaltiger Lésungsmittel zur Entfernung alter
Unterfltterungen) unbedingt vermeiden (unvollstandige Abbindung Ufi Gel SC /
Glazing, Geschmacksirritationen).
Glazing-Flaschen nach Gebrauch sofort verschlieBen:

Glazing Basis = weiBer Deckel

Glazing Katalysator = roter Deckel
Fir das Beschleifen die beigefligte Polierscheibe, grob, braun, REF 2049,
oder andere Frésen / Polierscheiben fir flexible Materialien verwenden. Beim
Bearbeiten der Prothese bzw. der Unterflitterung keine Kunststoff- und / oder
Silikonstaube einatmen, ggf. Atemschutz tragen.
Die Reinigung der unterfiitterten Prothese sollte regelmaBig mit einer weichen
Spezialprothesenbiirste oder Zahnbiirste mit abrasionsfreiem Reiniger erfolgen
(z. B. Neutralseife). AnschlieBend ausreichend abspiilen.
Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns
gelieferten Préparate auf ihre Eignung furr die beabsichtigten Anwendungszwecke
zu prifen.

Lagerung
Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung:
Entsorgung des Produkts gemé&B den lokalen behérdlichen Vorschriften.

Meldepflicht:

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die voriibergehende oder dauer-
hafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines
Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwerwiegende Gefahr
fur die 6ffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit Ufi Gel SC aufgetreten
sind oder hatten auftreten kénnen, sind der VOCO GmbH und der zusténdigen
Behdrde zu melden.




Mode d’emploi
UE Dispositif médical

Description du produit :
Ufi Gel SC est un matériau permanent souple pour rebasages a base de silicone
A. Le matériau Ufi Gel SC autopolymérisable, durcissant a froid, garantit un travail
simple et rapide dans la fabrication de rebasages directes ou indirectes. Le coffret
contient un liquide adhésif pour obtenir une adhésion solide entre la prothése et le
rebasage, le matériau de rebasage méme ainsi que base et catalyseur du glazing
pour la finition des surfaces meulées. Ufi Gel SC est convenable a toutes protheses
a base de matériel PMMA. Il est possible de réparer et corriger un rebasage a
I'Ufi Gel SC frais.

Indications :

Rebasages permanent souples de prothéses totales et partielles
— traitement des zones de pression

— pour "'amortissement de la ligne A

- en cas de crétes flottantes et probléemes d’adhésion

— pour réduire la pression en cas d’os alvéolaires aigus

— pour supporter la cicatrisation dans I'implantologie

Contre-indications :

Ufi Gel SC et Ufi Gel SC glazing contiennent un catalyseur au platine. Ufi Gel SC
adhésif contient de la butanone et des méthacrylates. Ne pas appliquer Ufi Gel SC
en cas d’hypersensibilités connues (allergies) a ces composants.

Groupe cible de patients :
Ufi Gel SC peut étre utilisé pour tous les patients, tous ages et sexes confondus.

de perfor B
Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux critéres exigés
par sa destination et aux normes applicables.

Caractéri

Utilisateurs :

L’application de Ufi Gel SC est réservée aux utilisateurs ayant recu une formation

professionnelle en médecine dentaire.

Utilisation

Préparation :

1. Préparation et rebasage de la prothése :
Contréler I'occlusion et, le cas échéant, faire des corrections. Désinfecter la
prothése et la sécher soigneusement ensuite. Bien nettoyer la prothése a I'aide
d’une brosse et sécher. Enlever et meuler toujours des rebasages antérieurs.
Réduire toutes les surfaces a rebaser par 1 mm d’épaisseur au minimum pour
permettre une couche finale du matériau de rebasage de 2 mm au minimum.
Important : Préparer les bords des surfaces a rebaser en forme de chanfrein,
particulierement les bords vestibulaires, dorsaux et linguaux. Arrondir les bords
de la prothése. Enlever la poussiére de meulage a I'aide d’une brosse ou de
I"air sec et sans huile. Ne pas utiliser de I'eau ou un appareil a vapeur. Ensuite
dégraisser la prothése en mouillant un chiffon sans fils avec de I'alcool pur (a
90 % au minimum) et ensuite nettoyer la surface. Laisser aérer pendant 1 min.
L’humidité, additifs (comme par ex. dans produits nettoyants pour cavités),
salive, liquide résineux aux monomeres ou toucher avec les doigts diminuent
I'adhésion d’Ufi Gel SC sur la prothése.
Avant la premiére utilisation de I’adhésif remplacer le bouchon vissé par
le bouchon au pinceau.
Ne pas utiliser le bouchon au pinceau pour P'alcool!

Le temps de prise & température ambiante est de 10 min. Des conditions plus
froides prolongent le temps de travail. Le temps de prise peut étre raccourci
dans le récipient a pression (40 °C a 45 °C) a env. 3 min.

Remarques, précautions :

Pour préparer la prothése, elle peut étre rendue plus rugueuse au jet de sable.
Ensuite essuyer a I'alcool pur pour améliorer I'adhésion.
Respecter surtout les temps de polymérisation jusqu’a la prise compléte, afin
d’assurer une adhésion optimale.
Sceller seulement les surfaces traitées rugueuses (bord fonctionnel) avec le
glazing, afin d’éviter a ces endroits une accumulation et une incrustation de restes
de nourriture ou des colorations.
Eviter la contamination avec des méthacrylates (par ex. des récipients a pression
sales aprés la fabrication de prothéses, I'utilisation de solvants qui contiennent
des méthacrylates pour décoller d’anciens rebasages = prise incompléte d’Ufi Gel
SC / glazing, modifications du godt).
Refermer les flacons du glazing immédiatement aprés I'usage :

Base glazing = bouchon blanc

Catalyseur glazing = bouchon rouge
Pour meulage/polissage nous recommandons I'usage du disque a polir inclu
REF 2049 a gros grains, marron, ou autres fraises ou disques a polir aptes pour
des matériaux flexibles. Eviter toute inhalation de poussiéres silicone ou de
matériau de prothése. Si nécessaire, utiliser un masque protecteur.
Le nettoyage de la prothése rebasée devrait s’effectuer régulierement avec une
brosse spéciale pour prothéses ou une brosse a dent souple avec un nettoyant
non-abrasif (par ex. savon neutre). Ensuite rincer abondamment.
Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas I'utilisateur de vérifier que les
préparations que nous avons livrées correspondent a I'utilisation envisagée.

Stockage :
Stocker a une température entre 4 °C a 23 °C. Ne plus utiliser le produit apres la
date de péremption.

Elimination :
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Déclaration obligatoire :

Signaler impérativement a la société VOCO GmbH et a I'autorité compétente tout
incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou permanente, de
I"état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne, ou une menace
grave pour la santé publique, survenu ou qui aurait pu survenir en rapport avec
Ufi Gel SC.

Instrucciones de uso
UE Dispositivo médico

Descripcién del producto:

Ufi Gel SC es un material de rebase permanentemente blando a base de silicona
A. El material autopolimerizable que endurece en frio, garantiza un trabajo facil y
répido para rebases directos e indirectos. El envase contiene un liquido adhesivo
para obtener una alta adhesion entre la protesis y el rebase, el material de rebase
original asi como glazing base y catalizador para la lisura de las superficies afiladas.
Ufi Gel SC es apropiado para todas las protesis a base de PMMA. Un rebase fresco
de Ufi Gel SC puede ser reparado y corregido.

Faire monter le matériau a température ambiante avant I’

Appliquer I'adhésif sur les surfaces préparées, sur lesquelles Ufi Gel SC doit

adhérer, complétement et régulierement.

Attention: Fermer le flacon immédiatement aprés l'usage et le stocker

debout.

Laisser aérer la prothése pendant environ 1 min.

Placer la cartouche d’Ufi Gel SC dans le distributeur VOCO (type 2) ou bien

tout autre distributeur approprié avec une crémaillere adaptée. Pour des

raisons techniques, le niveau de remplissage peut diverger légérement d’une

chambre a I'autre. Pour cette raison, enlever le bouchon et purger la seringue

jusqu’a I'obtention d’un débit égal par les deux orifices. Ensuite fixer 'embout

mélangeur en tournant a 90°. Le matériau est automatiquement mélangé dans

le bon rapport.

Appliquer le matériau mélangé premiérement sur le bord lingual ou dorsal, puis

sur le bord vestibulaire. Ensuite recouvrir la base de la prothése. S’assurer que

I'adhésif est complétement couvert par le silicone.

Aux endroits a rebaser, Ufi Gel SC devrait atteindre une épaisseur d’au moins

2 mm. Du moment de mélange Ufi Gel SC a un temps de travail de 1 min 45 s.

L’embout mélangeur est un article a usage unique. Bien refermer la cartouche

aprés emploi avant de la ranger. S’assurer avant de la réutiliser que le matériau

peut sortir librement des orifices.

Les caractéristiques indiquées ne sont atteintes que lors d’une utilisation des

embouts mélangeurs originaux fournis avec le produit et disponibles en tant

qu’accessoires.

Rebasage direct dans la bouche :

Insérer la prothése dans la bouche du patient 1 min aprés le rebasage.

- Le patient doit fermer la bouche légérement en occlusion normale (1 min).

- Maintenant des mouvements de mastication et déglutition sont a effectuer
(5 min).

- Aprés 6 min en total, la prothése peut étre enlevée de la bouche.

Important : Observer strictement les unités de temps ci-dessus.

La finition peut étre effectuée env. 10 min aprés désinsertion du rebasage

de la bouche. Une finition avant ce délai est a effectuer avec beaucoup de

précaution.

Rebasage indirect au laboratoire :

Si le rebasage est a effectuer au laboratoire, isoler le modéle en platre

préalablement mouillé avec un isolant sans formaldehyde a base d’alginate

pour la technique de matiéres synthétiques (isolants a base de silicone ne sont

pas recommandés) selon le mode d’emploi de I'isolant.

Placer la prothése recouverte d’Ufi Gel SC sur le modéle en platre et fixer dans

I'appareil a rebasage ou la cuvette. Modeler les bords fonctionnels avec une

spatule métallique ou avec un couteau a platre propre.

Aprés le modelage laisser prendre Ufi Gel SC pendant 2 a 5 min, ensuite

placer I'ensemble dans le récipient a pression a 40 °C a 45 °C pendant 15 min.

Ensuite, laisser refroidir pendant 20 min.

Attention : en aucune phase de travail utiliser le jet de vapeur ni sur la prothése,

le modele en platre ou I'appareil de rebasage.

Finition du rebasage :

Des excédents peuvent étre enlevés avec des ciseaux fins aiguisés ou scalpel.

Finition du passage : s'il faut meuler, le faire aprés 30 min. a I'aide des disques

a polir (REF 2049) et / ou des bandes abrasives. Tout meulage plus t6t doit étre

effectué trés prudemment. 1 disque a polir, REF 2049 se trouve dans le coffret

d’Ufi Gel SC. Les bandes abrasives sont disponibles dans des différentes

grainures. Les grainures 80 (gros) et 120 (moyen) sont idéales. Finir le passage

avec une fréquence de rotation moyenne ou faible (5.000 & 8.000 t / min) et

une pression trés faible. Ainsi, une réaction exothermique du rebasage et une

abrasion trop forte sont évitées.

Ensuite nettoyer avec de I'alcool, laisser refroidir le matériau de silicone

éventuellement échauffé et appliquer le glazing.

Corrections :

Des corrections immédiates du rebasage sont possibles. Rincer le rebasage

avec de I'eau et sécher, ensuite appliquer de matériau frais, modeler et laisser

prendre 7 min dans la bouche ou 5 min dans le récipient a pression.

Pour faire une correction plus tard (jusqu’a deux semaines) du rebasage,

enlever une couche superficielle d’Ufi Gel SC.

Scellement :

Pour sceller et polir les surfaces traitées, voir point 3, utiliser le glazing.

Tenir le flacon en position verticale pour dosage exacte. Mélanger la méme

quantité de gouttes de base et catalyseur glazing de maniére homogéne sur

une plaque de mélange, utilisant un pinceau jetable. Appliquer le mélange a

I’aide d’un pinceau en couche fine sur les surfaces correspondantes, c.-a-d.

sur les surfaces fraiches, séches et meulées. Le temps de travail d’Ufi Gel SC

glazing est de 1 min 30 s.

2a.

2b.

Rebases permanentemente blandos de prétesis totales y parciales

para eliminar huellas de presién

para la amortiguacion de la linea A

en caso de cresta blanda y problemas de adhesién
para amortiguar los de procesos alveolares agudos
para el apoyo de la cicatrizacién en la implantologia

Contraindicaciones:

Ufi Gel SC y Ufi Gel SC glazing contienen un catalizador de platino, Ufi Gel
SC adhesivo contiene butanona y metacrilatos. En caso de que exista alguna
hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias, absténgase de aplicar Ufi
Gel SC.

Pacientes destinatarios:
Ufi Gel SC puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad
0 sexo.

Caracteristicas:
Las caracteristicas del producto cumplen los requisitos de la finalidad prevista y las
normas de producto pertinentes.

Usuario:
La aplicacion de Ufi Gel SC debe llevarla a cabo un usuario profesional cualificado
y formado en odontologia.

Uso:

1.

2a.

Preparacion y recubrimiento de la proéte:
Controlar la oclusién y efectuar correcciones si es necesario. Desinfectar
la prétesis y secar cuidadosamente a continuacién. Limpiar y secar
esmeradamente la prétesis con un cepillo. Eliminar y fresar siempre todo el
rebase antiguo. Fresar todas las superficies a rebasar por 1 mm por lo menos,
de manera que el espesor de la capa del rebase sea por lo menos 2 mm.
Importante: Preparacién de los bordes de las superficies a rebasar con una
preparacion de bisel (preparacion en pasos). Preparar especialmente los
bordes vestibulares y linguales, dorsales respectivamente en forma de bisel.
Redondear los bordes de la prétesis. Eliminar el polvillo del pulido con un
cepillo o con aire seco y sin aceite. A continuacién, desengrasar la protesis.
Para tal fin utilizar un pafio sin pelusas y mojarlo con alcohol puro (por lo
menos al 90 %) y limpiar la superficie, dejar airear un minuto.

Humedad, aditivos (p. €j. en productos de limpieza de cavidad), saliva, liquido
de materias plasticas que contienen monémeros o el contacto disminuyen la
adhesion de Ufi Gel SC a la prétesis.

Antes del primer uso del adhesivo intercambiar el cierre del frasco por
el cierre de pincel.

iNo usar el cierre de pincel para el alcohol!

Lleve el material a temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Aplicar una capa de Ufi Gel SC adhesivo a las superficies preparadas a
las cuales el Ufi Gel SC debe adherir. La superficie tiene que ser cubierta
completa y uniformemente con el adhesivo.
Atencion: Cerrar el frasco i di

en posicion vertical.

Airear la protesis por aprox. 1 min.

Poner Ufi Gel SC en el dispensador de VOCO (tipo 2) o en un otro dispensador
con émbolo apropiado. En funcién de las condiciones técnicas, el nivel de
llenado puede ser diferente entre una y otra camara. Por eso, retire la tapa y
presione el material hasta que salga de forma uniforme por ambos orificios de
salida. A continuacion, poner la canula de mezcla y dar una vuelta de 90°. El
material se mezcla automaticamente en la proporcién correccta.

Aplicar el material mezclado primeramente en la zona lingual o dorsal y
después en la zona vestibular. A continuacion recubrir la base de la prétesis.
Asegurarse que el adhesivo esté completamente cubierto con silicona.

En los lugares a rebasar Ufi Gel SC debe alcanzar un espesor de mas de
2 mm. Ufi Gel SC queda trabajable durante 1 min 45 s. después del comienzo
de la mezcla.

La cénula de mezcla colocada esta prevista para un solo uso. Guarde
el cartucho bien cerrado tras su utilizacion. Antes de volver a utilizarlo,
compruebe que el material fluya lioremente por los orificios.

Las propiedades del producto garantizadas solo son conseguidas bajo el
uso de las céanulas de mezcla originales suministradas y disponibles como
accesorios.

delusoy

Rebase directo en la boca:

1 min después de recubrir la prétesis, colocarla en la boca del paciente.

— El paciente debe cerrar la boca ligeramente en oclusién normal (1 min).

— Entonces el paciente tendria que hacer movimientos masticatorios y
deglutivos (5 min).

— Después de aprox. 6 min la prétesis puede ser sacada de la boca.

2b.

Importante: P los ti
El acabado puede ser efectuado después de aprox. 10 min después de que la
prétesis haya sido sacada de la boca.

Un acabado méas temprano tiene que ser efectuado cuidadosamente.
Rebase indirecto en el laboratorio:

En caso de que el rebase esté fabricado en el laboratorio, aislar el
modelo de yeso humedecido después del recubrimiento de la prétesis con un
material aislante a base de alginato para la técnica de resina, sin contenido de
formaldehido (no recomendado: materiales aislantes a base de silicona) segin
las instrucciones de uso del material aislante.

Posicionar la prétesis recubierta con Ufi Gel SC en el modelo de yeso y fijarla
en el aparato de rebase o cilindro para colados. Modelar los bordes funciona-
les con una espétula de metal o un limpio cuchillo de yeso.

Hacer actuar el Ufi Gel SC durante 2 - 5 min después del modelado, entonces
poner el aparato de rebase junto con la prétesis y el modelo de yeso en el
recipiente a presion por 15 min (40 °C - 45 °C).

Seguidamente, hacer refrescar por aprox. 20 min.

Atencién: En ninguna fase de trabajo se deberia elaborar la prétesis, el modelo
de yeso o el aparato de rebase con un chorro de vapor.

Elaboraci6n del rebase:

El material excedente de Ufi Gel SC puede ser removido con una tijera (de
cuticula) afilada y fina o un escalpelo. Elaboracion del traspaso: Si es necesario
fresar, efectuarlo 30 minutos después con discos pulidores (REF 2049) y / o
tiras de fresado. Un fresado mas temprano deberia ser efectuado con mucho
cuidado. 1 disco pulidor de la REF 2049 esta incluido en el set de Ufi Gel SC.
Las tiras de fresado estan disponibles en diferentes granulaciones. Las mejor
apropiadas son las de 80 (asperas) y 120 (mediana). La elaboracién del
traspaso con medio o bajo nimero de revoluciones (5.000 — 8.000 rotacion /
min) deberia ser efectuada solamente con una ligera presion. De esta manera
se evita un calentamiento del rebase y un desgaste muy fuerte del material de
protesis.

A continuacion limpiar con alcohol, dejar enfriar eventualmente el material de
silicona que se ha calentado y aplicar el Glazing.

Correcciones:

Correcciones inmediatas del rebase son posibles. Enjuagar el rebase con agua
y secarlo, entonces aplicar material nuevo, modelar y dejar endurecer durante
7 min en la boca o durante 5 min en el recipiente a presion.

Una correccién posterior (dentro de 2 semanas como maximo) del rebase es
posible después de eliminar la capa superficial de Ufi Gel SC.

Sellado:

Usar el glazing para el sellado y alisado de las superficies trabajadas en el
punto no. 3.

Tener el frasco en posicion vertical para una dosificacion a fin de que la
burbuja de aire pueda subir en el frasco. Mezclar un nimero igual de gotas
del glazing base y del catalizador con un pincel en una losa de mezcla hasta
que sea homogéneo. Aplicar una capa delgada del material mezclado a las
superficies correspondientes, es decir a las superficies cortadas o pulidas (que
deben ser frescas y secas). El glazing Ufi Gel SC queda trabajable durante
1min30s.

El tiempo de fraguado a una temperatura ambiente es de 10 min. Condiciones
mas frias prolongan el tiempo de trabajo. El tiempo de fraguado puede ser
reducido en el recipiente a presion (40 °C - 45 °C) a aprox. 3 min.

de pi
Una rugosidad adicional del material de la prétesis mediante un chorro de arena
y posterior limpieza con alcohol puro para la preparacién de la protesis, puede
mejorar la adhesion.
Observar siempre los tiempos de fraguado hasta el endurecimiento completo
para alcanzar una adhesién optima.
Para evitar la acumulacién y el establecimiento de sobras de la comida y
decoloraciones hay que sellar solamente todos los sitios dsperos y trabajados
(borde de funcion) con el glazing.
Evitar absolutamente la combinacién con metacrilatos (p. €j. tarros de presion
sucios después de la elaboracion de la proétesis, utilizacion de disolventes
que contienen metacrilatos para la eliminacion de rebases viejos) (fraguado
incompleto Ufi Gel SC/glazing, irritaciones de la sustancia).
Cerrar los frascos de glazing inmediatamente después el uso:

Glazing base = tapa blanca

Glazing catalizador = tapa roja
Para el pulido se recomienda el uso de discos a pulir, grueso, marrén, REF 2049,
u otras fresas/discos a pulir para materiales flexibles. Durante el acabado de la
prétesis o del rebase, evitar inhalaciones del polvo de silicona o de plastico.
Si necesario, utilizar una careta de proteccion.
La limpieza de la prétesis rebasada deberia ser efectuada con un blando cepillo
de proétesis especial o un cepillo de dientes o con un producto de limpieza sin
abrasion (p. ej. jabén neutro). Entonces enjuagar cuidadosamente.
Nuestras indicaciones y/o consejos no le eximen de la responsabilidad de
comprobar los productos que suministramos en cuanto a su idoneidad para los
fines de aplicacion previstos.

Almacenamiento:

Al

macenamiento a 4 °C - 23 °C. No utilice el producto una vez vencida la fecha

de caducidad.

Gestion de desechos:
Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

Obligacién de notificacion:

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o
permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, asi como las
amenazas graves para la salud publica que se hayan producido o puedan
producirse en relacién con Ufi Gel SC, deben notificarse a VOCO GmbH y a las
autoridades competentes.
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Instrucoes de utilizacao
UE Dispositivo médico

Descricao do produto:
Ufi Gel SC é um material de rebasamento permanentemente mole, feito a base

de

silicone de adigdo. Este material autopolimerizavel, de cura a frio, garante um

rebasamento simples e rapido, seja ele direto ou indireto. O conjunto € composto

pol
de

r um liquido adesivo que proporciona uma boa unido entre a prétese e o material
rebasamento, pelo préprio material de rebasamento e por um glaze (base e

catalisador) para regularizar superficies rugosas. Ufi Gel SC pode ser utilizado em
todas as préteses a base de PMMA. Os rebasamentos feitos com o Ufi Gel SC

po

dem ser corrigidos e reparados logo apés a sua aplicagao.

Indicagodes:

Rel

basamento permanentemente mole para préteses totais ou parciais
alivio das zonas de compressao

para selar a linha vibratéria no palato

em casos de rebordo flacido ou adeséo insuficiente

amortecer a compressdo, em casos de rebordos alveolares afilados
ajudar a cicatrizagdo em implantologia

Contraindicagoes:
Ufi Gel SC e Ufi Gel SC glaze contém catalisador de platina. Ufi Gel SC adesivo

coil

ntém butanona e metacrilatos. Ufi Gel SC n&o deve ser utilizado em caso de

hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer um destes componentes.

Gr

upo-alvo de pacientes:

Ufi Gel SC pode ser aplicado em todos os pacientes sem limitagdes em virtude

da

sua idade ou sexo.

Caracteristicas de desempenho:

As

caracteristicas de desempenho do produto estdo em conformidade com a

finalidade prevista e as normas relevantes do produto.

Utilizador:
A aplicagao do Ufi Gel SC é realizada pelo utilizador com formagao profissional
em medicina dentaria.

Aplicacao:
Preparacao:

1.

2a,

2b.

F e na prétese:
Controlar a oclusao e efectuar correcgoes se forem necessarias. Desinfetar
a protese e, de seguida, secar bem. Limpar bem a prétese com uma escova
e secar. Retirar sempre os rebasamentos antigos. Desgastar com uma broca
todas as superficies a revestir, no minimo 1 mm, por forma a permitir uma
camada final do produto com uma espessura minima de 2 mm. Importante:
Preparar em forma de chanfro (ou degrau) as margens das superficies a serem
rebasadas. Especialmente as margens vestibulares, linguais e dorsais devem
ser preparadas em forma de chanfro. Arredondar as margens da prétese.
Remover o p6 do desgaste com uma escova seca ou com ar seco sem dleo.
Néo deve utilizar 4gua nem jacto de vapor. Em seguida, desengordurar a
superficie da prétese com um pano livre de p6 e humedecido com dlcool
puro (minimo 90 %) esfregando a superficie. Deixar arejar durante 1 min. A
humidade, os aditivos (por exemplo, nos produtos para limpeza de cavidades),
a saliva, os liquidos de resina que contenham mondmero ou o simples toque
diminuirdo a adesao do Ufi Gel SC a prétese.
Antes da primeira utilizacdo do adesi
tampa com pincel.
Nao utilizar a tampa com pincel para o alcool.
Colocar o material a P! i antes da
Aplicar o adesivo as superficies ja preparadas e que irdo levar o Ufi Gel SC. A
superficie devera estar completa e uniformemente coberta de adesivo.

do: Fechar i i a e guardar em posi¢ao

ir a tampa do frasco pela

vertical.
Deixar arejar durante 1 min.
Colocar o cartucho do Ufi Gel SC no dispensador VOCO (tipo 2) ou em outra
pistola misturadora com um émbolo compativel. Devido a razdes técnicas,
podem ocorrer pequenas diferengas no nivel de preenchimento entre ambas
as camaras. Assim sendo, remover a tampa e proceder a extrusdo do material
até que saia de igual forma de ambas as aberturas de saida. Em seguida, deve
posicionar e fixar a ponta de mistura com uma volta de 90°. O material sera
misturado automaticamente na proporgao certa.
Aplicar o produto misturado primeiro sobre as margens lingual/dorsal e, em
seguida, sobre as vestibulares. Em seguida, revista o fundo da base.
Certifique-se de que todas as areas que levam o adesivo sdo cobertas com o
silicone. Nas areas a serem rebasadas, o Ufi Gel SC devera ter uma espessura
de, pelo menos, 2 mm. A partir do momento em que se inicia a mistura, o Ufi
Gel SC possui um tempo de trabalho de 1 min e 45 s.
A canula de mistura colocada é de utilizagdo Unica. Apds a utilizagéo, guardar
o cartucho bem fechado. Antes da reutilizagao, verificar se o material flui
liviemente pelas aberturas de saida.
As propriedades do produto asseguradas s6 sdo conseguidas quando se
utilizam as pontas misturadoras originais fornecidas, também disponiveis
como acessorios.
. Rebasamento direto na boca:
1 min apds o revestimento com o Ufi Gel SC, a prétese podera ser colocada
na boca do paciente.
- Este devera fechar suavemente a boca em ocluséo normal (1 min).
- Em seguida, o paciente devera fazer movimentos de mastigagéo e
degluti¢ao (5 min).
— Apds 6 min, a prétese podera ser removida da boca do paciente.
Importante: Respeitar os intervalos de tempo acima mencionados!
10 min apos a remogédo da prdtese rebasada da boca pode ser feito o
acabamento. Se efetuar o acabamento antes do decorrer deste intervalo de
tempo, proceda com extremo cuidado.
Reb. indireto em
Sempre que o rebasamento deva ser feito em laboratério, humedega o
modelo de gesso e isole-o com um agente isolante a base de alginato, sem
formaldeido, para resinas acrilicas (um agente isolante a base de silicone néo é
recomendado) seguindo as instrugdes de utilizagdo do agente isolante.
Colocar a prétese revestida com Ufi Gel SC no modelo e fixa-los no aparelho
de rebasamento ou na mufla. Modelar as margens funcionais com uma
espatula metdlica ou uma faca de gesso limpa.
Depois de modelar, deixar o Ufi Gel SC polimerizar durante 2 - 5 min, e,
em seguida, colocar a mufla / o aparelho de rebasamento com a prétese
e 0 modelo na panela de pressdo durante 15 min, a uma temperatura de
40 °C - 45 °C.
Depois disso, deixar a mufla / o aparelho de rebasamento arrefecer durante
20 min.
Atengéo: Nunca aplique jacto de vapor na protese, no modelo de gesso ou na
mufla / no aparelho de rebasamento!
Acabamento do rebasamento:
O excesso de material podera ser removido com a ajuda de uma tesoura
(de cuticulas) afiada ou com um bisturi. Acabamento da &rea de transigao:
Se for necessario desgastar, use discos de polimento (REF 2049) e / ou tiras
abrasivas apés 30 min. Se efetuar o acabamento antes do decorrer deste
intervalo de tempo, proceda com extremo cuidado. No set Ufi Gel SC é
fornecido 1 disco de polimento, REF 2049. As tiras abrasivas estao disponiveis
em diferentes grdos. As mais adequadas s&o as de grao 80 (grosso) e 120
(médio). Desgastar a drea de transigao a baixa ou média rotagao (5.000 - 8.000
r.p.m.), aplicando apenas uma leve press&o. Assim se evita que o rebasamento
se aquega e que o material da prétese seja removido em demasia. Em seguida,
limpar com alcool, deixar arrefecer o material eventualmente aquecido e
aplicar o glaze.
Retificagoes:
E possivel fazer uma retificagdo imediata do rebasamento. Passar o
rebasamento por dgua e seca-lo.
De seguida, aplicar novo material, modelar e deixar polimerizar na boca do
paciente durante 7 min, ou na panela de pressao durante 5 min.
Qualquer retificagdo posterior (dentro de duas semanas) do rebasamento
podera ser feita apds a remogdo de uma camada superficial do Ufi Gel SC.

lab orio:

Selagem:

Para selar e regularizar as superficies tratadas no passo 3, utilizar o glaze.
Para uma melhor dosagem, manter o frasco em posi¢ao vertical, com o conta-
gotas para baixo e deixar as bolhas de ar subirem. Numa placa de mistura,
misturar um nimero igual de gotas da base e do catalisador do glaze com um
pincel descartavel. Aplicar suavemente a mistura com o pincel nas superficies
correspondentes, ou seja, nas superficies secas que acabou de cortar e polir.
O tempo de trabalho do glaze Ufi Gel SC é de 1 min 30 s. O tempo de presa
a temperatura ambiente € de 10 min. Os ambientes mais frescos prolongam
o tempo de presa. Este Ultimo pode ser encurtado para 3 min com a ajuda de
uma panela de presséo (40 °C - 45 °C).

Avisos, medidas de precaugao:

Para preparar a protese e aumentar a adesao, podera utilizar um jacto de areia.
Apos esta preparagéo, devera limpar a prétese com alcool puro.
Obedecer sempre aos tempos de endurecimento até ao fim, por forma a obter
uma adesé&o 6tima.
Selar apenas as éreas desgastadas e &speras (borda funcional) com o glaze, para
evitar a acumulag&o de alimentos ou a pigmentac&o nestas areas.
Evitar qualquer contaminagdo com metacrilatos (p. ex.: panelas de pressao
contaminadas apos a confecdo de préteses ou o uso de solventes que
contenham metacrilatos para a remogao do material de rebasamento podem
levar a presa incompleta do Ufi Gel SC / glaze e a disturbios do paladar).
Fechar os frascos do glaze imediatamente apés a utilizagao:

Base do glaze = tampa branca

Catalisador do glaze = tampa vermelha
Para o acabamento, utilizar o disco de polimento de gréo grosso, castanho, REF
2049, ou outras brocas ou discos de polimento adequados a materiais flexiveis.
Durante o acabamento da prétese e do rebasamento, evitar inalar os pés de
resina acrilica ou de silicone. Se necessario, utilizar uma mascara protetora.
A limpeza da prétese rebasada devera ser feita com uma escova especial para
proteses ou uma escova de dentes suave e um produto de limpeza nao abrasivo
(por exemplo, sabonete neutro). Passar abundantemente por agua.
As nossas indicagdes e/ou conselhos ndo o isentam de verificar se os produtos
fornecidos por nés sé@o adequados para o uso pretendido.

Armazenamento:
Armazenamento a 4 °C - 23 °C. Nao utilizar depois de expirar o prazo de validade.

Eliminagéo:
Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

Obrigacao de notificacao:

Ocorréncias graves como morte, deterioragdo temporaria ou permanente grave do
estado de satde de um paciente, utilizador ou outras pessoas e um grave risco
para a satide publica, que ocorreram ou poderiam ter ocorrido em combinagdo com
Ufi Gel SC devem ser comunicadas 8 VOCO GmbH e as autoridades competentes.

Istruzioni per I'uso
UE Dispositivo medico

IT

Descrizione del prodotto:

Ufi Gel SC (permanente) & un materiale molle concepito su base di silicone tipo
A e serve per ribasature. Autopolimerizzante e indurente a freddo, Ufi Gel SC &
ideale per I'applicazione in studio e permette una lavorazione semplice e rapida.
Il set contiene: un liquido adesivo per ottenere una buona unione tra la protesi

e

il materiale di ribasatura, pasta base e catalizzatore del materiale di ribasatura

pronto per I'uso in cartuccia e liquido base e catalizzatore (glazing) per la rifinitura
delle superfici rifilate. Ufi Gel SC € adatto per tutte le protesi su base di PMMA.
Ribasature appena fatte con Ufi Gel SC possono essere riparate e ritoccate

Indicazioni:
Ribasature molli permanenti per protesi parziali o totali

per eliminare i punti di pressione

per arginare la linea di vibrazione palatale

in caso di creste flaccide o di adesione insufficiente
per arginare i processi alveolari a spigoli vivi

supporto del processo di guarigione nell’implantologia

Controindicazioni:

Ufi Gel SC e Ufi Gel SC glazing contiene catalizzatore di platino. Ufi Gel SC
adesivo contiene butanon e metacrilati. Non utilizzare Ufi Gel SC in caso di nota
ipersensibilita (allergia) a questi componenti.

Target di pazienti:
Ufi Gel SC puo essere impiegato per il trattamento di tutti i pazienti senza alcuna
limitazione per quanto riguarda eta o sesso.

Caratteri

tiche prestazionali:

Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono conformi ai requisiti della
destinazione d’uso e alle norme di prodotto pertinenti.

Utilizzatore:
L’applicazione di Ufi Gel SC deve essere effettuata da un utilizzatore con una
formazione professionale in odontoiatria.

Utilizzo:

1.

Preparazione e copertura della protesi:

Controllare I'occlusione e apportare delle modifiche se necessario. Disinfettare
la protesi e asciugarla accuratamente. Pulire la protesi con uno spazzolino
ed essiccare. Rimuovere sempre qualsiasi residuo protesico preesistente.
Rettificare tutte le aree da ribasare almeno fino ad una profondita di 1 mm per
permettere una successiva ribasatura di almeno 2 mm. Importante: preparare
i margini della superficie da ribasare smussando lo spigolo (preparazione a
spalla). Preparare i margini vestibolari, linguali e dorsali ad esempio a canfora.
Arrotondare i bordi della protesi. Rimuovere il polvere di rettificatura con uno
spazzolino asciutto o con un leggero getto d’aria priva d’olio. Non utilizzare
acqua o getti di vapore. Poi sgrassare la superficie protesica inumidendola
con un rivestimento privo di polvere con alccol isopropanolico o puro (min.
90 %) e strofinare la superficie. Lasciare aerare per 1 min. Umidita, sostanze
additive (per esempio nei detersivi per le cavita), saliva, liquidi sintetici su base
di monomeri o il contatto con le dita

possono diminuire I'adesione di Ufi Gel SC alla protesi. Prima di utilizzare
P’adesivo per la prima volta sostituire il tappo annesso con quello del
pennellino.

Non usare il tappo con il pennellino per alcool.

Prima dell’applicazione, portare il materiale a temperatura ambiente.
Applicare I'adesivo completamente sulle superfici preparate dove I’ Ufi Gel SC
o il glazing devono aderire.

Attenzione: chiudere la boccetta immediatamente dopo I'uso e
conservarla in posizione verticale.

Lasciare agire per circa 1 min.

Posizionare la cartuccia di Ufi Gel SC nel dispenser della VOCO (tipo 2) o su
qualsiasi altro tipo di pistola miscelatrice che abbia le stesse caratteristiche.
Per motivi tecnici possono essere presenti lievi differenze di livello nelle due
camere. Togliere quindi il tappo ed erogare il materiale fino a ottenere una
fuoriuscita omogenea del materiale da entrambi i fori. Applicare la cannula
di miscelazione e bloccare ruotandola di 90°. Il materiale viene miscelato
automaticamente nel rapporto corretto.

Applicare il materiale miscelato prima sul bordo linguale/boccale, poi
vestibolare, infine ricoprire la base. Accertarsi di aver ribasato con il silicone
tutte le aree precedentemente ricoperte con I'adesivo.

Lo spessore di ribasatura con Ufi Gel SC deve essere di aimeno 2 mm. Dopo la
miscelazione Ufi Gel SC ha un tempo di lavoro paria 1 min e 45 s.

La cannula di miscelazione applicata al di sopra & esclusivamente monouso.
Dopo I'utilizzo, conservare la cartuccia chiusa saldamente. Prima del riutilizzo,
controllare che il materiale fuoriesca dai fori liberamente.

Le assicurate caratteristiche del prodotto si raggiungono solo utilizzando le
cannule di miscelazioni originali fornite insieme al prodotto, rispettivamente
disponibili come accessori.

2a.

2b.

Note, precauzio

Ribasatura diretta nella bocca:

Dopo circa 1 min la protesi potra essere posta nella bocca del paziente.

- |l paziente deve chiudere leggermente la bocca in occlusione normale e
lasciarla per circa 1 min in questa posizione.

— In seguito si faranno dei movimenti masticatori e di deglutizione per circa
5 min

— Dopo 6 minuti la protesi pud essere tolta dalla bocca.

Importante: Rispettare esattamente i tempi di lavoro.

La rifinitura pud avvenire dopo circa 10 min dal momento in cui la protesi &

stata staccata dalla bocca del paziente. Una rifinitura piu veloce deve essere

effettuata attentamente.

In caso di una ribasatura nel laboratorio:

Quando il lavoro di ribasatura deve essere rilavorato in laboratorio, coprire

la protesi e isolare il modello in gesso con un agente separatore privo di

formaldeide basato su alginati per materiali sintetici (non raccomandato invece:

agente di separazione a base siliconica) seguendo le istruzioni per I'uso del

prodotto di separazione utilizzato. Collocare poi la protesi rivestita con Ufi

Gel SC sul modello in gesso e fissarla nello strumento per la ribasatura o

nella cuvetta. Modellare i bordi funzionali con una spatola di metallo o con

un coltello per gesso. Dopo aver modellato, lasciare agire Ufi Gel SC per 2 -

5 min e poi porre lo strumento per la ribasatura risp. la cuvetta con la protesi

e il modello in gesso in un recipiente a pressione per circa 15 minuti a 40 °C -

45 °C gradi. Lasciar raffreddare per circa 20 minuti.

Attenzione: non lavorare in nessuna fase né alla protesi né al modello in gesso

né allo strumento per la ribasatura con un generatore di vapore!

Elaborazione della ribasatura:

Il materiale in eccesso pud essere tolto con una forbice affilata e fina o con un

bisturi. Lavorazione del passaggio: se necessario, molare dopo 30 minuti con

un disco per la lucidatura (REF 2049) e / o un nastro abrasivo. Se arrotare prima

dei 30 minuti, fare questo con molta attenzione. Un disco per la lucidatura (REF

2049) & contenuto nel set Ufi Gel SC.

| nastri abrasivi sono disponibili in varie granulosita. | nastri piu adatti sono

i tipi 80 (grosso) e 120 (medio). Lavorare il passaggio con un numero di giri

medio o basso (5.000 - 8.000 g / min) e con poca pressione. In tal modo si

evita la scaldata della ribasatura e I'asportazione del materiale protesico. In

seguito a cio, pulire con alcool, freddare il silicone eventualmente riscaldato

e applicare il glazing.

Correzioni:

Una correzione subita della ribasatura & possibile. Basta sciaquare e asciugarla

prima di aggiungere e modellare nuovo materiale. Poi deve di nuovo indurire

per 7 min in bocca oppure 5 min in recipiente a pressione.

Una correzione piu tardi (fra 2 settimane) della ribasatura & anche possibile.

Bisogna rimuovere lo strato superficiale di Ufi Gel SC.

Sigillatura:

Per sigillare e lisciare le superfici trattate nel punto 3 utilizzare il glazing.

Per un miglior dosaggio tenere la bottiglia verticale in giu affinché la bolla d’aria

possa salire su. Mescolare omogeneamente con un pennello in una lastrina di

vetro una quantita uguale di gocce del glazing e catalizzatore.

Applicare la miscela sottiimente con un pennello sulle superficie corrispondenti,

cioé sulle superficie di taglio e superficie da affilare fresche ed secche. Ufi Gel

SC glazing é trattabile in 1 min 30 s. Il tempo di lavoro & di circa 10 min a

temperatura ambiente. Temperature pil basse prolungano il tempo di lavoro.

Il tempo di polimerizzazione pud essere diminuito di 3 min. nel recipiente a

pressione (40 °C - 45 °C).

Per migliorare il legame irruvidire di nuovo la plastica protesica tramite una
sabbiatrice e poi pulire con alcool puro per la preparazione della protesi.
E importante rispettare precisamente i tempi di indurimento fino alla completa
presa per garantire un’adesione ottimale.
Sigillare soltanto le parti ruvide (bordi funzionali) con il glazing per evitare che si
accumulano resti del cibo risp. evitare decolorazioni.
Evitare qualsiasi contaminazione con metacrilati (per esempio recipienti a
pressione sporchi dopo la fabbricazione della protesi, I'utilizzo di solventi
contenenti metacrilati per la rimozione di ribasature precedenti). Cid pud portare
ad una presa incompleta di Ufi Gel SC / del glazing, alterazioni del gusto.
Chiudere i flaconi glazing immediatamente dopo I'uso:

Glazing base = tappo bianco

Glazing catalizzatore = tappo rosso
Usare per la lucidatura della ribasatura il disco marrone grosso, REF 2049 che &
contenuto nel set o altre frese/ dischi di lucidatura per materiali flessibili. Usare
eventualmente una maschera antipolvere durante il lavoro della protesi risp. della
ribasatura per evitare I'aspirazione di polvere dalla plastica o dal silicone.
Per la pulitura della protesi ribasata, si raccomanda di usare regolarmente
una spazzola molle speciale per le protesi o una spazzolina molle insieme
a un detergente privo d’abrasivo (ad. es. sapone neutrale). Poi risciacquare
abbastanza.
Le nostre indicazioni e/o i nostri consigli non esonerano dall’esaminare I'idoneita
dei preparati da noi forniti per verificare che questi siano adatti agli ambiti di
utilizzo previsti.

Conservazione:
Conservare a 4 °C - 23 °C. Non utilizzare dopo che & stata superata la data di
scadenza.

Smaltimento:
Smaltimento del prodotto in base alle normative amministrative locali.

Obbligo di notifica:

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o permanente,
delle condizioni di salute del paziente, dell’utilizzatore o di un’altra persona e una
grave minaccia per la salute pubblica che si sono verificati o avrebbero potuto
verificarsi in combinazione con Ufi Gel SC devono essere segnalati a VOCO GmbH
e all’autorita competente.




EL

Obdnyieq xpriong
EE laTtpoTEXVOAOYIKG TIPOIOV

Nepypadn mpoidvtog:

To

Ufi Gel SC, eival €va pévipa palaké avayouwTiké LAIKO, pe Baon Tn olhkévn

aBpototikol TUTToL (A-Silicone). Ot IB1OTNTEG TOU Tav AUTO-TIOAUHEPIOHEVO, EV
Puxpw LAIKO, eyyuwvtal 6Tt To Ufi Gel SC givat amAd kat ypriyopo otn xprion, téco
yla AUETEG 600 Kal Yia EUHETEG avayopwoelS. H ouokeuaoia TIEpIEXEL Eva CUYKOAAN-

TIKC

4 LYPO yla TNV ETTITELEN 1OXLPOV SETOL HETALD TNG 0SOVTOCTOIKIAG KAl TOU LAL-

KOU avayopwong, TIEPIEXEL ETTIONG TO KABEAUTO aVAyOHWTIKO LAIKO KaBWG Kat Bepvikt
glazing Bdaon kat KATaAdTn yia Tn OTEYavoTioinon Kat Aeiavon Tpaxéwv eTPpaveliDy.

To

Ufi Gel SC eivat kataAAnAo yia 6Aeg TiG odovtooTtolxieq e PMMA Bdon. Mua

Ppéokia avayopwon amd Ufi Gel SC, propei va emidlopBwOei.

Evéeigeig:
Movipn kat JaAakr avayopwon OAIKWY Kal HEPIKWY 0SOVTOOTOIXIWY

yla TNV avakoUPLon TIETTIKWY ONUEiwV

yla tTnv oricBoimepwia anodpagn

OE TIEPITITWOELG XaAapoUL opiou Kavr) avertapkolg CLYKPATNoNG
yla TNV avakoUPLon axHnpwv GaTviakwV anodUoewv
ETIKOLPIKA KATA TNV ETTOVAWON OTNV EPPUTELHATOAOYIA

Avtevaeifelg:

To

Ufi Gel SC kat Ufi Gel SC glazing mepiéxel mhativolxo kataAutn. To Ufi Gel

SC OUYKOMNTIKO TIEPIEXEL BouTavio Kat PeBakpuAika. To Ufi Gel SC dev Ba Tipémel

va
oTt

XPNOLUOTIOIEITAL 08 TIEPITITWOELG YVWOTWVY UTIEPELAITONGIWY (AAAEPYLDY) OE
0l081TTOTE aTTd AUTA Ta CUCTATIKA.

ZTOXEVOHEVN OpAda AcOEVOV:

To

Ufi Gel SC prtopei va xpnotpotioinBei yia GAoug Toug acBevei xwpic TEPIOPIOHO

avadopikd pe TNV NAKia 1 To GUAO Toug.

XapaktnploTtika enidoong:

Ta
p

XAPAKTNPLOTIKA €TTIS00NG TOU TIPOIOVTOG AVTIOTOIXOUV OTIG ATIATACELS TNG
OBAETIOHEVNG XPONG KAl TWV IOXUOVTWY TIPOTUTIWY TIPOIOVTOG.

Xpriotng:
H epappoyry Tng Ufi Gel SC mpaypartomoleital améd xprotn pe EmayyeAUaTIkn
€KTIAiSEVON OTNV 0SOVTIATPIKN.

Edappoyr:

1.

2a.

2b.

Mpoetowacia kat kaAvyn TNG odovroaTolxiag:
EAéy€te T olykAelon kat kdvete Slopbwoelg, av eival amapaitnTteg. XTn
OUVEXELQ ATTOAUHAVETE TNV TIPOCHETIKA Kal oTeyvwoTe emipeAws. Kabapiote
eTPeAWS TNV odovtootolxia pe pia PovpToa kat oteyvwote. Mdavrtote
adalpeite UTTOAEiUATA aTtd TIPONYOUHEVEG avayopwoels. Tpoxiote oe BaBog
OAN TNV TIEPLOXT TNG AVayOpwong yia TOUAAXIoTov 1 mm WoTe va erutparnei n
Snpiovpyia oTPWHATOG AVAYOHWONG TIAXOUG TOUAAXIOTOV 2 mm. ZNHAVTIKO:
AOEOTOPNOTE (TIPOETOIHAGIA WHWV) TIG KOPUPEG TWV OPiWwV OAWV TWV TIEPIOXWV
Tou Ba avayopwBoLv. MPOETOIPACTE TA TIAPELAKA, TA YAWOOIKA KAl Ta LTIEPWIC
opla SnuovpywvTag éva oxfipa Ao§otounong. ATIOCTPOYYUAEPTE TIG KOPUDEG
TWV opiwv TNG 080VTOaTOIKIAG. ATIOHAKPUVETE T OKOVN TOU TPOXIOHATOG HE
éva oTeyvo BOUPTOAKL i} HE OTeEYVO agpa eAeUBepO eAaiov.
Mn xpnotpoTtoleiTe VEPO 1) OTIPEL. 2T CUVEXELQ ATTOAITTAVETE TNV ETIIPAVELA TNG
080VTOOTOIXIaG HOUOKEVOVTAG £Va TIAVAKL XWPIG OKOVN, HE KaBapod ovoTIVELHA
(touvAaxioto 90 %) kat kabBapiote TNV eTudavela. Meta adriote va agploTei yia
1 Aettd. H vypaoia fi Siadopa Tpocdeta (TL.X. kKabaploTIKA KOIOTHTWY), To
OAAlo, GUVOETIKA LYPA TIOL TIEPIEXOLV HOVOUEPT, 1) N eTTadn Ba pewoovy
ouykoAAnon Tou Ufi Gel SC pe v oSovtooTolxia.
Mpiv amé TV TPWTN XPoN, AVTIKATACTHOTE TO KATIAKL TOU GUYKOAANTI-
ko0 vypoU adhesive, pe TO KATAKL TTOU GEPEL GTEAEXOG HE TIIVEAO.
Mn XPNOHOTIOIOETE TO KATIAKI HE TO OTEAEXOG TIOL (PEPEL TIVEAO Yia TO
owomnvevpa!
EmtpéPte 0TO VAIKO va £pBel oe Beppokpacia dwpartiov Tpwv ané Tnv
£dappoyr.
Edappoote 1o cLYKOAANTIKO adhesive OTIG TIPOETOIACHEVEG ETIIGAVELEG TIOU
Ba ovykpatrioouv To Ufi Gel SC. H eripdvela Tipemet va kaAupBei evieAwg Kat
opolopopda pe To oUYKOAANTIKG adhesive.
Mpoooxn: KAciote apéowg To provkaAdakt kat GuAAGgre To oe opbn BEan.
Adriote To va aeploTei yia 1 AeTTo.
Tormobeteiote T Ppuotyya Tou Ufi Gel SC oto TiiotoAL ipowbnong thg VOCO
(toTtou 2) 1} oe oTOIOdNTIOTE TIOTOAL pe KATAAANAo €pBoAo. MNa Texvikolg
Adyoug, evdéxeTal TIPWV ATd TNV TIPWTN XPrionN Va UTIAPXOULV HIKPEG Sladopeg
Tou eminedov MARpwong petafd Twv dvo Baidpwv. MNa tov Adyo autdv
adalpEoTe TO KATIAKL KAl EKTIIECTE LAIKO, HEXPL va Byaivel opolopopda Kat ard
Ta 800 OTOUIA. 2T CLVEXELD TOTIOBETAOTE Kal KAEWBWOTE TO PUYXOG AVAUIENG HE
Hia otpodr] 90 polpwv. To LAIKSG avaptyvoeTal autdépaTa atny owoTr avaloyia.
Edapuoote 10 LAIKO TIPWTA OTO YAWGOOIKO/LTIEPWIO OPIO Kal DOTEPA OTO
TIQPELAKO TITEPVYIO. ZTr GULVEXELD ETTEVEUOTE TNV Baan. PpovTioTe va KaALPeTe
OAEG TIG ETUPAVEIEG TTIOL BANATE CUYKOAANTIKO Kall UE GINKOVI. Z€ TIEPIOKES TIOU
TIpPOKetTal va avayopwBouv, to Ufi Gel SC Tipétel va €xel TTAX0G TOLAAXIOTOV
2 mm. Ao tnv €vapén g avapigng, to Ufi Gel SC £xel xpovo epyaciag
1 Aetttd Kat 45 devTepa.
To ToToBeTNUEVO TIPOCTOUIO AVAPEIENG TTPoOpIfeTal YIa pia xprion povo. Meta
TN Xprion duAdcoete T Pvalyya epunTIKA KAelotr. Mptv amd ™ véa xprion
EAEYETE TNV avepttodioTn por} LAKOU aro Ta oTouLa EKPONG.
Ta eyyunpéva XapakTnpIoTIKA TOU TIPOIOVTOG UTTOPOoUV va ETUTELXBOUV pévoV
OTav XpPnOIUOTIOIEITE Ta TtapexOueva yvAola poyxn avauelgng, ta oroia
SiatiBevral kat wg TTapeAKOPEVA.
‘Apeon avayopwon oto otopa:
Adov Tepdacel 1 Aetrtd amod v erukdivyn pe Ufi Gel SC, n odovrtootoixia
pTopei va eloaxBei aTo oTépa Tou achevr).
— O aoBeviig TpETEL va KAEioEL OPAAd TO OTOHA TOU OE KEVIPIKA OXEan
(1 AettT0).
— 21N ouvéxela, o aoBeviig TIPETIEL va KAVEL KIVATEIG KATATIOONG KAl Aonong
(5 Aerttd).
— MeTta amnd cuvolikd 6 Aetttd, n odovroaTolxia PTTopei va Byetl ard To oTopa.
ZnpavTtiko: TnPeioTe auoTnPa Ta TTapamavw XPovika diacthipara.
H Aeiavon mipémet va Sie€axBei peta amod 10 Aerrtd amd tn otiypr ou Ba Pyet
n odovrtoaoTolkia amoé 1o aropa. Omoladnmote Asiavon vwpitepa TIPETEL va
yivetat pe peydaAn mipoooxr.
‘EppEON avayopwon oTo EPYACTIPIO:
‘Otav n avaydpwon TIPETIEL va YiVEL OTO £PYATTNPIO, ETIAAEIPTE TNV 0S0VTO-
aTolXia KAl OTN CULVEXEIQ HOVWOTE KAl TO VOTIOHEVO YOYIVO EKPAYEIO pE €va
SlaxwploTiKd XwpiG Goppardelidn Baclopévo oe alyvIKO yia OLVBETIKA LAKA
(8ev ouviotdarat: SlaxwpPLoTIKG pe BAon OIAIKOVNG) aOpdwva HE TIG odnyieg
XPrONG TOU KATAOKELATTH.
Emevdiote v odovtoaotolia pe Ufi Gel SC, oTepewaoTe TV aTo eKpayeio Kat
padi pe autd TOTIOBETHOTE OE pia ouokeur] avaydpwong i e éva EYKAELoTPO.
AlapoppwoTe Ta AEITOLPYIKA OPIa PE Hia PETAANIKT) OTIATOUAA I} UE £va Kabapo
paxapidio yopou. Meta v popdoroinan, apriote to Ufi Gel SC va mriget yia
2 - 5 Aemtd Kal DOTEPA TOTIOBETEIOTE TNV OLOKELH avaydpwong (1 To
£YKAEIOTPO) HE TOTIOBETNHEVN ETTAVW TNV 08OVTOCTOIXIA KAl TO EKUAYEio oTn
povada mieong yia 15 Aetrta oe Beppokpacia 40 °C - 45 °C.
2T ouvExela, adrioTE TNV CUOKELN aVayOUwonG va KPUWOeL yia 20 AeTTtd.
Mpoooxn: Ze Kapld TepimTtwon dev TPEMEL aTnv odovtoaTolyia, oTo yOvo
EKPAyE(O 1} OTN OUOKELF AVayouwong va epappoaTei pedpa atpou.
Aeiavon tTng avayopwong:
Adaipeon Tepiooelag pTopei va yivet Pe agpnpd Paridt fj pe vuotépl. Aeiavon
TNG HETAPATIKAG TIEPIOXNAG: €AV Eival ATIAPQitNTO, TIPOXWPNOTE 08 TPOXIoHA
petd amo 30 Seltepa, xpnoorowwvtag Slokakia otizBwong (REF 2049) r
Aelavtikég Tawvieg. Omoladnote dladikasia Tpoxiopatog vwpitepa Ba Tpémnet
va yivetal pe 1duaitepn mpoooxr). To Ufi Gel SC oet Ttepiéxet 1 Slokdkt oTilBwong
REF 2049. Ot AelavTikég Tawieg dlatiBevtal oe TOIKIAQ PeyEBWY KOKKwY. Ta
IO KATAAANAQ peyedn eivat 80 (tpaxl) kat 120 (HETPLO). XpnolUOTIOlETE TO
HETPLO 0€ TaxOTNTa XapnAwv otpodwv (5.000 - 8.000 RPM) kat Balete TIOAD
Aiyn Ttieon otav Aelaivete TIG PETARBATIKEG TIEPIOXEG. AUTO QTIOTPETIEL TNV
Snpiovpyia BeppdTNTAG OTNV AVAYOPWON OTIWG ETTIONG Kal TNV LTIEPPOAIK
arnoTpIPr] aTo LAIKOG TNG 050vVToaToIXiaG.
21N ouvéxela kabapioTe pe ooTVeLa, adrioTe OTO LAIKO OIAIKOVNG HE TNV
drmola BeppdTnTa va KPLWOEL Kat epappdoTe To Bepvikt glazing.

AopBwoeig:

Omoladrimote apean d16pBwan TG avaydpwong eival duvatr). ZemMAUVETE TNV
avayopwaon e Vepd Kal OTEYVWOTE, TN CUVEXELA TOTIOBETEITTE PPETKO LAIKO,
Slapopdwote To Kal adpAoTe To va TIEEL HE€oa aTO aTOWA Yia 7 AeTTTd 1 péoa
oTn povada Ttieong yia 5 Aetrta.

KaBe mepartépw 516pBwon (evtog dvo eBdopadwy) eivat uvarn peta amo apai
peon evég emidavelakoL otpwpatog Ufi Gel SC.

Zteyavoroinon:

Ma va oteyavotoloeTe Kat va eEOHAAVVETE TIG ETIIPAVEIEG TIOU ETIEEEPYATTH-
kate oto PBripa 3, xpnotpotoliote Bepviki glazing.

KpatroTte To PTIOUKAAAKL OE KaTakopudn BEon yla owaoToTEPN TIapoxn Kat
ETUTPEPTE OTIG PUCAAISEG aEPOG va Byouv otny eriddvela. Avapi€te ico aplBpd
otayovwy glazing Baong Kat KataAlTn OUOLOYEVWG PE Eva TIIVEAAKI O€ pia Brikn
avaptgng. ToTTOBETAOTE TO PiyHa Oe AETITO OTPWHA OTA AVTIOTOIXA OpLa KE Eva
THVEAAKL, TL.X. OTN PPEOKIA, OTEYVH KAl TIPOETOIHACHEVN TIEPLOXT.

O xpovog epyaoiag Tou glazing Ufi Gel SC eivat 1 Aetrtd kat 30 devtepa. O
Xxpoévog TENG Tou oe Beppokpaaia dwpartiov eivat 10 Aetttd. Wuxpotepeg
ouvBrikeg emPBpaduvouy To xpdvo TRENG.

Ymobeigelg, mpodpuAaseis:

Ma v mposToacia NG odovrooTolkiag Kat T BeAtiwon TG ouyKOAAnoNG,
TepaItépw adportoinon propel va emutevxdei pe appoBolr g Bdong g. =tn
ouvéxela, Kabapiote pe kabapod ovoTveLpa.
MNavtote tnpeite Toug XPOVOUG TINENG HEXPL TEAOG, WOTE VA ETITUYXAVETE TN
BEATIOTN CLYKOAANODN.
ZTEYQVOTIOIEIOTE HOVO TIG AYPIEG TPOXIOPEVEG eTipAvele (AelToupyika dplay),
pe Bepvikt glazing yia va amopuUyETe KATAKPATNON LTIOAEIHPATWY TPOPWY 1
aATOXPWHATIOHO.
ArodOyeTe omoladnmoTe eTpoAuvVon pe HEBAKPUAIKA (TT.X. povadeq Tieoncg
HOAUOHEVEG PETA ATTO TNV KATAOKEUT] 080VTOOTOIXIWY, SIAAUTEG TIOU TIEPIEXOLV
HEBAKPUAIKA Kal XPNOIHOTIODVTAL YA TNV ATIOPAKPUVOT AVAYOHWTIKWY LAIKWY).
Kheiote Ta provkahdkia glazing apéows PETA Tn xprion.

Baon glazing = QoTIpo KaTakL

KataA0mng glazing = KOKKIVO KATIAKL
Ma Aeiavon xpnotportorioTe To SIoKAKL oTIABWONG TIou eowkAeieTal, adpd Kadpé
REF 2049 rj ottoleodimote AMeg kataAnAeg $peleg i dlokdxia atidBwong yia
HaAaKA LAIKA. Mnv €l0TIVEETE TN OKOVN QTTO TO TPOXIOHA TWV OIAIKOVOUXWV 1
OUVBETIKWY LAIKWV. ZLVIOTATAL N XPrion HACKAG TIPOCTasiag.
O kabaptopdg NG avayopwpévng odovroaoTolyiag propei va Sie€axbel pe pia
e18IKr palakr BolPToa 0SOVTOOTOIKIWY 1) HE pia 0dovTdBoupToa Kal HE €va
KaBAPIOTIKO XWPIG ATTOTPITITIKA (TT.X. oudéTepo oamolvl). 'Yotepa EETAUVETE
ETIPEAWG.
Ot uTTOSEIEELG 1/Kal Ol UPPBOVAEG pag Sev oag amaAAdacoouv amoé tnv evbvvn va
ENEYXETE TNV KATAAANAGTNTA TWV TIAPACKEVACHATWV TIOU 0AG TIPONBEVOLHE yia
TN OKOTIOVKEVN EGAPHOYN.

AmtoBrikevon:

DQuhaooete oe Beppokpacia 4 °C-23 °C. Mnv To XPNOIHOTIOIEITE HETA TNV TIAPEAELON
NG NUepoUNviag AfEnG.

Amnoppipn:

ATtoppiyTe TO TIPOIOV CUHGWVA HE TIG TOTIKESG SIATAEELG.

Ymoxpéwon SAwong:

ZoPapd epIoTATIKA OTIWG 0 BAvaTog, N TIaPoSIKA 1 HOVIUN, coapn emideivwon TG
Kataotaong vyeiag evog aoBevolg, XpRoTn f AWV TIPOCWTIWV Kal évag coBapdg
Kivduvog yla tn dnuoaoia uvyeia, ov cuvéBnoav 1 Ba propoloav va cupBouv oe
ouwvaptnon pe tnv Ufi Gel SC, Ba mipémnel va avadpépovtat otnv VOCO GmbH kat
oTnv appodia apxr.

2a.

2b.

Het gemengde materiaal eerst aan de linguale c.q. dorsale rand aanbrengen,

dan vestabulair aanbrengen. Daarna op de ondergrond aanbrengen. Overtuig

u er van dat het adhesief volledig is bedekt met siliconen.

De minimale dikte van Ufi Gel SC moet op de plaatsen die worden voorzien

van een rebasing minimaal 2 mm zijn. Ufi Gel SC kan nadat met het mengen

is begonnen 1 min 45 s worden verwerkt.

De geplaatste mengcanule dient uitsluitend voor eenmalig gebruik. Bewaar de

patroon na gebruik stevig afgesloten. Controleer de uitstroomopeningen op

een onbelemmerde materiaalafgifte voordat u de spuit weer gebruikt.

De gegarandeerde producteigenschappen kunnen alleen worden bereikt bij

gebruik van de bijgeleverde originele mengtips, deze zijn ook als toebehoren

verkrijgbaar.

Directe rebasing in de mond:

Een minuut na het aanbrengen de prothese in de mond van de patiént plaatsen.

— De patiént dient de mond met normale occlusie te sluiten (1 min).

— Nu de patiént vragen om kauwende en slikkende bewegingen te maken
(5 min).

— Nain totaal 6 min de prothese uit de mond nemen.

Belangrijk: tijden exact aanhouden.

Het afwerken kan ongeveer na 10 min plaatsvinden nadat de rebasing uit de

mond is genomen. Het bijwerken op een vroeger tijdstip dient zeer voorzichtig

plaats te vinden.

in het ium:

Indien de rebasing in het laboratorium moet worden vervaardigd, dan
het bevochtigde gipsmodel volgens de gebruiksaanwijzing van het
afscheidingsmiddel isoleren, met een formaldehydevrij afscheidingsmiddel
op een basis van alginaat voor kunststoffen (niet aanbevolen: afscheidings-
middelen op een basis van siliconen).

De prothese met de daarop aangebrachte Ufi Gel SC op het gipsmodel
plaatsen en in het rebasing apparaat of cuvette fixeren. Functionele randen
met een metalen spatel of schoon gipsmes bewerken. Na het bewerken
Ufi Gel SC 2 a 5 min laten trekken, daarna het rebasing apparaat c.q. de
cuvette met de prothese en het gipsmodel 15 min bij 40 °C & 45 °C in het
drukreservoir plaatsen. Vervolgens ca. 20 min laten afkoelen.

Attentie: prothese, gipsmodel of rebasing apparaat mogen in geen enkele fase
met een luchtblazer worden bewerkt.

Verwerken van de rebasing:

Overtollig materiaal met een fijne scherpe (nagelriem) schaar of scalpel
verwijderen. Afwerken van het veranderde gebied: indien noodzakelijk na
30 minuten beslijpen, gebruik hiervoor polijststrips (REF 2049) of abrasieve
strips. Eerder polijsten moet met grote voorzichtigheid gedaan worden. De Ufi
Gel SC set bevat 1 polijst schijf REF 2049. Abrasieve strips zijn beschikbaar
in verschillende grofheden. De meest geschikte ruwheid is 80 (ruw) en 120
(medium). Gebruik medium en lage rotatie snelheden (5000 - 8000 toeren)
en gebruik slechts lichte druk bij het afwerken van het bewerkte gebied. Dit
voorkomt warmte ontwikkeling in de relining maar ook overtollige abrasie van
het prothese materiaal. Reinig de prothese met alcohol, laat warm geworden
silicone afkoelen en pas glazing toe.

Correcties:

Aan de rebasing kunnen direct correcties worden doorgevoerd. Hiervoor
de rebasing met water afspoelen en drogen, vervolgens nieuw materiaal
aanbrengen, vormen en 7 min in de mond of 5 min in het drukreservoir laten
uitharden.

Aan de rebasing kunnen ook op een later tijdstip (uiterlijk binnen 2 weken)
correcties worden aangebracht. Hiervoor wordt de bovenste laag Ufi Gel SC
verwijderd.

Gebruiksaanwijzing
EU Medisch hulpmiddel

Beschrijving van het hulpmiddel:

Ufi Gel SC is een weekblijvend rebasing materiaal op basis van A-silicone.

Het autopolymeriserende koud uithardende Ufi Gel SC garandeert een eenvoudige
en snelle verwerking bij directe en indirecte rebasings. De set bevat een adhesieve
vloeistof voor het vervaardigen van de vaste verbinding tussen prothese en
rebasing, het eigenlijke rebasing materiaal, glazing basis en katalysator voor het
glad maken van beslepen oppervlakken. Ufi Gel SC is geschikt voor alle protheses
met een PMMA-basis. Nieuw vervaardigde Ufi Gel SC rebasings kunnen worden
gerepareerd en gecorrigeerd.

Indicaties:
Permanente week blijvende rebasing van totale- of deelprotheses

voor het opheffen van drukplaatsen

voor het indammen van de A-lijn

bij schlotterkamm en problemen met het op de plaats houden van de prothese
voor het indammen van scherpe alveolare aangroeisels

ter ondersteuning van het genezingsproces in de implantologie

Contra-indicaties:

Ufi Gel SC en Ufi Gel SC glazing bevat platina-katalysator. Ufi Gel SC adhesief
bevat butanon en methacrylaten Bij bekende overgevoeligheden (allergieén) tegen
deze bestanddelen van Ufi Gel SC moet van het gebruik worden afgezien.

Patiéntendoelgroep:
Ufi Gel SC kan voor alle patiénten zonder beperking ten aanzien van leeftijd of
geslacht worden gebruikt.

Prestatie-eigenschappen:
De prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel voldoen aan de eisen van het
beoogde doel en de geldende productnormen.

Gebruiker:

Ufi Gel SC wordt toegepast door professioneel in de tandheelkunde opgeleide
gebruikers.

Toepassing:

1. Het voorbereiden van en het aanbrengen op de prothese:

Occlusie controleren en indien noodzakelijk corrigeren. Prothese
desinfecteren en vervolgens goed drogen. Reinig de prothese grondig
met een borsteltie en blaas deze droog. Altijd aanwijzige vorige relinings
verwijderen. Alle oppervlakken die worden voorzien van een rebasing
tenminste 1 mm afslijpen zodat de dikte van de rebasing laag later tenminste
2 mm bedraagt. Belangrijk: let goed op dat alle randen bij de schouderpreparatie
goed gerelined zijn. Prepareer vestibulair, linguaal en doorsale randen in het
bijzonder in de vorm van een schouderpreparatie.

Vestibulaire en linguale c.q. dorsale randen bv. in holle vorm prepareren.
Randen van de prothese afronden. Slijpsel met borstel of droge olievrije lucht
verwijderen. Geen water of luchtspuit gebruiken. Vervolgens de prothese
ontvetten. Ontvet het opperviak van de prothese door een stofvrije doek met
puur alcohol (min. 90 %) te bevochtigen. 1 min aan de lucht laten drogen.
Voor een optimale hechting van Ufi Gel SC aan de prothese dient contact met
vocht, additieven (bv. uit caviteiten-reinigingsmiddelen), speeksel, monomeer
bevattende kunststof vioeistof of aanraken te worden vermeden.

Voor het eerste gebruik van het adhesief dient de sluitdop van de fles te
worden verwisseld tegen een dop met penseel.

Dop met penseel niet voor de alcohol gebruiken!

Laat het materiaal v66r gebruik op kamertemperatuur komen.

De als boven omschreven voorbereide oppervlakken waarop Ufi Gel SC en
glazing moeten hechten, dun met adhesief bestrijken. Het opperviak moet
volledig en gelijkmatig met het adhesief bedekt zijn.

Let op: fles na het gebruik direct sluiten en rechtop bewaren.

Prothese ca. 1 min laten luchten.

Plaats de cartridge met Ufi Gel SC in een VOCO dispenser (type 2) of een
andere gepaste dispenser.

Het is technisch mogelijk dat er geringe verschillen in vulhoeveelheid zijn
tussen de beide kamers. Knijp het materiaal daarom na het verwijderen van de
dop zo lang uit totdat uit beide uitstroomopeningen materiaal komt. Vervolgens
de mengcanule plaatsen en door een draaiing van 90° fixeren. Het materiaal
wordt automatisch in de juiste verhouding gemengd.

Ver
Gebruik glazing voor het verzegelen en glad maken van de oppervlakken die
in stap 3 zijn bewerkt. Voor een beter doseren de fles met de druppelaar naar
beneden rechtop houden, zodat de luchtbel in de fles naar boven stijgt. Op
de mengplaat een evenredig aantal druppels glazing basis en katalysator met
een wegwerppenseel homogeen mengen. Mengsel met een penseel dun
op de betreffende opperviakken (d.w.z.: op de juist bewerkte, droge snij-
en slijpvlakken) aanbrengen. Ufi Gel SC glazing kan 1 min 30 s lang worden
verwerkt. De uithardtijd bij kamertemperatuur bedraagt 10 min. Door lagere
temperaturen wordt een langere verwerkingstijd behaald.

De uithardtijd kan in het drukreservoir (40 °C a 45 °C) worden verkort tot ca.
3 min.

voor gelen:
Als voorbereiding van de prothese kan de kunststof door zandstralen worden
opgeruwd. Daarna met zuivere alcohol afwrijven.
Ter wille van een optimale hechtverbinding dienen de uithardtijden tot de volledige
uitharding beslist te worden aangehouden.
Om het opstuwen van speeksel en het optreden van verkleuringen op de ruwe
bewerkte plaatsen (functionele rand) te voorkomen, uitsluitend deze plaatsen met
glazing verzegelen.
Vermijd beslist een contaminatie met methacrylaat (bv. verontreinigde
drukreservoirs na het vervaardigen von prothesen, het gebruik van methacrylaat
bevattende oplosmiddelen voor het verwijderen van oude onderlagen) (onvolledig
uitharden van Ufi Gel SC/glazing, smaak irritaties).
Glazing flessen na het gebruik direct sluiten:

Glazing basis = witte deksel

Glazing katalysator = rode deksel
Voor het bewerken de meegeleverde polijstschiif, grof, bruin, REF 2049, of andere
frezen/polijstschijven voor flexibele materialen gebruiken. Bij het bewerken van de
prothese c.q. de rebasing geen kunststof en/of siliconenstof inademen, eventueel
een masker dragen.
De prothese met rebasing met een zachte speciale borstel voor protheses of een
tandenborstel met een abrasievrije reiniger reinigen (bv. neutrale zeep). Daarna
voldoende afspoelen.
Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om door
ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde
toepassingen.

Opslag:
Bewaren bij 4°C-23°C. Gebruik het product niet meer nadat de vervaldatum is
verstreken.

Afvoer:
Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiéle voorschriften.

Meldingsplicht:

Ernstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering
van de gezondheidstoestand van een patiént, gebruiker of andere personen en
een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die in samenhang met Ufi Gel
SC zijn opgetreden of hadden kunnen optreden, moeten aan VOCO GmbH en de
verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

sl voco GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany
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Ufi Gel® SC

CEo

Brugsanvisning
EU Medicinsk udstyr

Produktbeskrivelse:

Ufi

i Gel SC er et permanent vatigbledt underforingsmateriale p& A-silikonebasis.

Dette autopolymeriserende koldthzerdende produkt garanterer en enkel og hurtig
forarbejdning savel ved direkte som ved indirekte underforinger. Seettet indeholder

en
def
af
er

adhaesiv-vaeske for at opné en solid haeftning mellem protese og underforing,
t egentlige underforingsmateriale samt glazing basis og katalysator til udglatning
beslebne overflader. Ufi Gel SC er egnet til alle PMMA-baserede proteser. Det
muligt at reparere og korrigere nylagte underfyldninger, hvortil Ufi Gel SC er

blevet anvendt.

Indikationer:

Pel

rmanent varigblod underforing af hel- og delproteser med henblik pa
at fierne tryksteder

at fa taet tilslutning ved AH-linien

tilfeelde med ,,hanekam* og utilstreekkelig adhaesion

at fungere som stedpunde ved gummebuerne

at understette helingsprocessen inden for implantatteknologien

Kontraindikationer:

Ufi
ad|
af

i Gel SC og Ufi Gel SC glazing indeholder platin-katalysator. Ufi Gel SC
haesivet indeholder Butanon og metacrylater. Ufi Gel SC ber ikke bruges i tilfzelde
kendt hypersensitivitet (allergi) over for materialets indholdsstoffer.

Patientmélgruppe:

Ufi

i Gel SC kan anvendes til alle patienter uden begraensning med hensyn til alder

eller ken.

Egenskaber:
Produktets egenskaber stemmer overens med kravene til det erklzerede formal og

de

relevante produktstandarder.

Bruger:
Ufi Gel SC skal anvendes af en bruger, der har en professionel uddannelse inden

for

odontologi.

Anvendelse:

1.

2a.

2b.

Forberedelse og overdaekning af protesen:

Kontroller okklusionen og udfer nedvendige korrektioner. Desinficer protesen
og terlaeg grundigt bagefter. Rens protesen grundigt med en berste og torlaeg.
Fjern altid tidligere rebaseringsmateriale helt. Samtlige flader der skal under-
fores slibes mindst 1 mm ned for at opné et underforingslag pa mindst 2 mm.
Vigtigt: Lav en chamfer (skulderpraeparation) helevejen rundt om omradet som
skal rebaseres. Praeparer omhyggeligt vestibulart, lingualt og dorsale kanter
i seerdeleshed. Protesens rande afrundes. Fjern slibestov med en ter pensel
eller med oliefri luftpablaesning. Brug ikke vand eller spray. Affedt herefter
med en stovfri klud og ren alkohold (min. 90 %) og renrer overfladen ren. Lad
denne luftterre i et min. Undga tilszetningsstoffer (f.eks. fra rengeringsmidler til
kaviteter), spyt, monomerholdige plastmaterialer eller berering for at opna en
optimal tilheeftning af Ufi Gel SC pa protesen.

Inden adhaesivet bruges forste gang udskiftes flaskeldget med laget med
pensel.

Avend ikke penselldget til alkoholen.

Inden anvendelsen varmes materialet op til rumtemperatur.

Et jeevnt lag adhaesiv paferes de flader, der er praepareret pa denne made og
pé hvilke Ufi Gel SC og glazing skal haefte.

Advarsel: luk flasken straks efter brug og opbevar den lodret.

Leeg protesen til torring i ca. 1 min.

Ufi Gel SC magasinet i VOCO dispenser (type 2) eller en anden sprojtepistol
med et egnet stempel. Af tekniske &rsager kan der optraede mindre forskelle
i fyldningsgraden af de to kamre. | disse tilfeelde fiernes lukningen og der
presses derefter materiale ud, indtil materialet kommer ensartet ud fra begge
abninger. Fiksér og 1&s derefter blandespidsen ved at dreje den 90°. Materialet
blandes automatisk i det korrekte forhold.

Det blandede materiale pafores forst den linguale hhv. dorsale rand, dernaest
den vestibuleere. Herefter beklaedes protesens bund. Veer sikker pa, at alle
omrader, der er pafert adhaesivet, deekkes af silikonen.

Ufi Gel SC skal have en tykkelse p& mindst 2 mm pa de steder, hvor
en underforing enskes. Ufi Gel SC kan bearbejdes i 1 min og 45 s efter
opblandings-tidspunktet.

Den anbragte blandingskanyle er kun til engangsbrug. Efter brug opbevares
patronen fast tillukket. Inden genanvendelse kontrolleres udgangsabningen for
frit materialeflow.

De berettiget produktegenskaber kan kun opnés ved brug af de medfelgende
originale blandingsspidser, som ogsa fas som tilbehor.

Direkte underforing i munden:

Et minut efter paferongen indseettes protesen i patientens mund.

— Patienten ber lukke munden i normal okklusion (1 min).

— Herefter udferes normale tygge- og synkebevaegelser (5 min).

— Efter sammenlagt 6 min tages protesen ud af munden.

Vigtigt: overhold ngje de anforte tidsperioder.

Den videre bearbejdning kan foretages ca. 10 min efter at underforingen er
taget ud. En tidligere udformning ber foretages yderst forsigtigt.

Indirekte underforing i laboratoriet:

Nar rebaseringen skal udferes i laboratoriet, afdeekkes protesen og
derefter isoleres gipsmodellen med et formaldehydfrit, alginatbaseret
separationsmiddel til akryl. Folg fabrikantens anvisninger.

Bemeerk: Silikonebaserede separationsmidler kan ikke anbefales.

Protesen, der er blevet beklaedt med Ufi Gel SC, placeres nu pa gipsmodellen
og begge fikseres i underforingsapparatet eller cuvette.

Dernaest udformes funktionelle rande med en metalspatel eller en ren gipskniv.
Lad Ufi Gel SC herefter st og treekke i 2 - 5 min, hvorefter underforings-
apparatet hhv. kuvetten indeholdende protesen og gipsmodellen placeres i
trykkogeren ved 40 °C - 45 °C i 15 min.

Lad det herefter afkele i ca. 20 min.

Advarsel: p4 intet tidspunkt i forlebet méa hverken protese, gipsmodellen eller
underforingsapparatet udsaettes for dampstraler.

Udformning af underforingen:

Overskydende materiale fiernes med en fin, skarp (negle-) saks eller skalpel.
Feerdiggerelse af overgangsomrédet: hvis det er nedvendigt kan tilslibning
udferes efter 30 minutter, med brug af polerskiver (REF 2949), eller abrasive
strips. Tidligere tilslibning skal udferes med stor forsigtighed.

Ufi Gel SC seettet indeholder 1 polerskive REF 2049. Abrasive strips kan fas i
varierende kornstorrelser. De mest egnede er 80 (Grov) og 120 (medium). Brug
medium ved lav hastighed (5000 - 8000 omdr. min) og brug kun let pres ved
polering af overgangsomréderne.

Dette forebygger varmeudvikling og overslibning af protesematerialet.

Rens herefter med alkohol og lad eventuelt opvarmet silikone afkele og péleeg
glazing.

Tilretning:

Det er muligt at foretage tilretning pa underforingen umiddelbart efter.
Underforingen skylles forst med vand og terres. Dernaest pafores nyt
materiale, der modelleres. Lad det gennemhaerde 7 min i munden eller 5 min
i trykkogeren.

En senere tilretning af underforingen (indtil 2 uger efter) er muligt ved at fierne
det overste lag Ufi Gel SC.

Forsegling:

For at forsegle og glatte de overflader, der er behandlet i punkt 3, benyttes
glazing. For at opné optimal dosering holdes flasken lodret med drabespidsen
nedad, sdledes at luftboblen i flasken stiger opad. P& blandeblokken blandes
det samme antal draber glazing basis og katalysator homogent med en
engangspensel.

Blandingen péferes med en pensel i et tyndt lag pa de respektive flader, dvs.
pa de nye, torre skaere- og slibeflader. Ufi Gel SC glazing kan forarbejdes i
1 min 30 s. Afbindingstiden ved stuetemperatur er 10 min.

En lavere temperatur forleenger forarbejdningstiden. Hzerdningstiden kan
reduceres med ca. 3 min i trykkoger (40 °C - 45 °C).

Anvisninger, forholdsregler:

Til preeparation af protesen kan proteseplastmaterialet geres ekstra ru vha.
sandblaesning. Efterfolgende afrenses med alkohol.
For at sikre optimal tilhaeftning ber man under alle omstaendigheder vaere
opmeerksom pé heerdningstiderne indtil den fuldsteendige afbinding.
For at undgé misfarvninger og at foderester samler sig og seetter sig fast forsegles
kun de ru, bearbejdede steder (funktionsranden) med glazing.
Undga enhver kontaminering med methakrylater (f.eks. trykbeholdere, der er
kontamineret efter protesefremstilling eller med methakrylatholdige
oplesningsmidler, der har veeret anvendt til at fierne rebaseringsmaterialer) da
dette kan fore til inkomplet polymerisering af Ufi Gel SC / glazing og til en
ubehagelig smag.
Glazingflasker lukkes straks efter brug:

glazing base = hvidt lag

glazing katalysator = redt Iag
Ved slibningen ber man anvende de vedlagte poleringssiver (storkornet, brun,
REF 2049) eller andre fraese- eller poleringsskiver til fleksible materialer. |
forbindelse med udformningen af protesen hvv. underforingen undga at indande
plastmaterialer og / eller silikonestov, i givet fald ber mundbeskyttelse anvendes.
Afrensningen af den underforede protese ber foretages med en bled special
borste til proteser eller med en tandberste og et abrasionsfrit rengeringsmiddel
(f.eks. neutral saebe). Efterfolgende afskylles meget grundigt.
Vores anvisninger og/eller vejledning fritager ikke brugeren for selv at kontrollere
om produkter, der leveres af os, egner sig til de tilsigtede anvendelsesformal.

Opbevaring:
Opbevaring ved 4 °C - 23 °C. Efter udlobsdatoen ma produktet ikke lzengere
anvendes.

Bortskaffelse:
Bortskaffelse af produktet iht. de lokale forskrifter.

Meldepligt:
Alvorlige haendelser som deden, en midlertidig eller varig forringelse af en patients,
en brugers eller andre personers helbredstilstand og en alvorlig fare for den
offentlige sundhed, der er opstéet eller havde kunnet opsté i forbindelse med Ufi
Gel SC, skal meldes til VOCO GmbH og de ansvarlige myndigheder.

Kayttéohjeet
EU Laakinnillinen laite

Tuotekuvaus:

Ufi Gel SC on A-silikonipohj

inen, pysyvésti pehmeé pohjausmateriaali.

Ufi Gel SC kovettuu itsestaan eli sen kylmakovetteiset ominaisuudet varmistavat,
ettd sitd on helppo ja nopea kayttaa seka suoriin etta epasuoriin pohjauksiin.
Aloituspakkaus siséltdéd paitsi nestemaisen liiman, jolla saadaan aikaan hyva
sidos hammasproteesin ja pohjausmateriaalin valilla, myos alkuperaisen proteesin
pohjausaineen seka kiiltogeelit basen ja catalystin karheiden pintojen siloittamiseen.
Ufi Gel SC soveltuu kaikille PMMA-pohjaisille hammasproteeseille.

Tuoretta pohjaukseen tarkoitettua Ufi Gel SC materiaalia voidaan korjata ja paikata.

Kayttoaiheet:
Osa- ja kokoproteesien pysyvasti pehmeé pohjausaine, joka on tarkoitettu

painekohtien paineen lievittdmiseen
suulaen vérindviivan sulkemiseen
kun kyseessa on veltto harjanne tai riittdmsé pito
terdvareunaisten alveolilisékkeiden pehmentdmiseen
paranemisprosessin edistdmiseen, kun kyseessé ovat implantit

Vasta-aiheet:

Ufi Gel SC ja Ufi Gel SC glazing sisaltaa platinakatalyytteja. Ufi Gel SC adhesive-
liima siséltaa butanonia ja metakrylaatteja. Mikali potilaan tiedetdan olevan yliherkka
(allerginen) néille Ufi Gel SC aineosille, tuotetta ei saa kayttaa.

Potilaskohderyhma:
Ufi Gel SC voidaan kayttaa kaikilla potilailla ilman ikdan tai sukupuoleen liittyvia
rajoituksia.

Suorituskyky:

Tuotteen suorituskyky on kiyttdtarkoituksen edellyttamien vaatimusten ja
asianomaisten laitenormien mukaisia.

Kayttajat:

Ufi Gel SC kéayttadvat hammasladketieteellisen ammattikoulutuksen saaneet
kayttajat.

Kayttotapa:

1.

Hammasproteesin preparointi:
Tarkista purenta ja tee tarvittavat korjaukset. Desinfioi proteesi ja
kuivaa huolellisesti sen jalkeen. Puhdista hammasproteesi kunnolla
harjalla ja kuivaa se. Poista aina kaikki aikaisemmat pohjausaineet
proteesin pinnalta. Hio kaikkia taytettavid alueita ainakin 1 mm
verran, jotta voidaan lisdtd materiaalia ainakin 2 mm:n paksuudelta.
Tarkeaa: Viistehio kaikki pohjattavat alueet (olkapaé preparointi). Sarmaa
vestibulaariset-, kielenpuoleiset- ja takareunat viisteen muotoon. Pyoérista
hammasproteesin reunat. Poista hiomapdly kuivalla harjalla tai kuivalla
Sliyttomalla iimalla. Ala kayta vetta tai hoyrysuihkua.

Sen jalkeen poista rasva proteesin pinnalta pyyhkimélla se puhtaaksi
polyttémalld kankaalla, mika on kostutettu puhtaaseen alkoholiin (min. 90 %).
Anna ilman kuivattaa noin minuutin ajan.

Kosteus, lisdaineet (kuten esim. kaviteetin puhdistusaineissa), sylki,
monomeereja sisaltavat synteettiset nesteet tai kosketus heikentéavat Ufi Gel
SC-aineen kiinnipysymistd hammasproteesissa.

Vaihda ennen il dista kay

taa lii kansi harjalliseen

yn.
Anna materiaalin limmet& huoneenldmpétilaan ennen kayttoa.

Lisaa liima edella kuvatun kaltaisesti valmistelluille pinnoille, joille on tarkoitus
kiinnittaa sekéd Ufi Gel SC etta kiiltogeeli. Pinta on peitettdva kokonaan ja
tasaisesti limalla.

Huom.: Sulje pullo vélittomasti
pystyasennossa.

Anna ilman kuivattaa noin minuutin ajan.
Aseta Ufi Gel SC-patruuna VOCO-jakelijaan (tyyppi 2) tai muuhun
asianmukaisella mannalla varustettuun pursottimeen. Teknisistd syistd
molempien kammioiden tayttétasot voivat vaihdella hieman. Poista sen vuoksi
patruunasta korkki ja pursota materiaalia ulos, kunnes materiaalia pursottautuu
kummastakin kammiosta tasaisesti ja yhté paljon.

Aseta ja lukitse sekoituskérki paikoilleen kdantamalla sita 90 astetta. Materiaali
on kayttévalmis.

Laita sekoitettua ainetta ensin linguaalisesti / takareunaan ja sen jalkeen
vestibulaariseen reunaan. Peita sitten pohja. Varmista, ettd kaikki liimalla
sivellyt alueet on myds peitetty silikonilla. Pohjattavalla alueella Ufi Gel SC
kerroksen paksuus tulisi olla vahintdaan 2 mm. Sekoittamisen jalkeen Ufi Gel
SC-ainetta voidaan tydstaa 1 minuutin ja 45 sekunnin ajan.

Asetettu sekoituskanyyli on tarkoitettu vain kertakayttoiseksi. Sailytd patruuna
kayton jalkeen tiiviisti suljettuna. Tarkista ennen uudelleenkayttéa, etta
materiaalia virtaa vapaasti ulostuloaukoista.

Parhaan tuloksen saa kayttdmalla mukana toimitettuja alkuperaisia
sekoituskarkid, joita voi tilata myos erikseen.

kayton jalkeen ja sdilyta sita

2a. Suora pohjaus suussa:
Hammasproteesi voidaan asettaa potilaan suuhun 1 minuutin kuluttua Ufi Gel
SCn pintakasittelyn jélkeen.
— Pyyda potilasta sulkemaan suu kevyesti tavalliseen purentaan (1 min.).
— Sen jéalkeen potilaan tulisi suorittaa pureskelu -ja nielemisliikkeité (5 min.).
— Noin 6 minuutin kuluttua hammasproteesi voidaan poistaa suusta.
Térkeéa: Noudata tarkasti edelld mainittuja aikoja.
Viimeistely pitéisi suorittaa 10 minuutin kuluttua siitd, kun hammasproteesi
on otettu suusta. Aikaisemmassa vaiheessa suoritettava viimeistely on
suoritettava &&rimmaéisen varovasti.

2b. a a pohj
Kun pohjaus suoritetaan laboratoriossa, hammasproteesi on peitettava ja
kipsimalli on eristettava synteettisille aineille tarkoitetulla alginaattipohjaisella,
formadehydia sis: mattomalla eristysaineella (silikonipohjaisten
eristysaineiden kayttoa ei suositella) sen kayttdohjeita noudattaen.
Aseta Ufi Gel SC-aineella peitetty hammasproteesi kipsimalliin ja aseta
molemmat pohjauslaitteeseen tai kyvettiin.
Muotoile toiminnalliset reunat metallilastalla tai puhtaalla kipsiveitsella.
Anna Ufi Gel SC-aineen kovettua muotoilun jalkeen 2 - 5 minuuttia ja aseta
paineyksikkddn pohjauslaite (tai kyvetti), joka siséltaa sekd hammasproteesin
ettd mallin, 15 minuutiksi I&mpétilan ollessa 40 °C - 45 °C.
Anna pohjauslaitteen jadhtya 20 minuutin ajan.
Huom. hammasproteesia, kipsimallia tai pohjauslaitetta ei saa missééan
vaiheessa késitelld hoyrysuihkulla.

3. Pohjauksen eistely:
Kaikki ylimaardinen aines voidaan poistaa teravilla (kynsi) saksilla tai
leikkal lla. Viimeistely kasiteltdvalld alueella: tarvittaessa hio 30 min.
kuluttua, kayttamalla kiillotuskiekkoja (REF 2049) tai hiomastripseja.
Kaikki aikaisemmat hiontaprosessit on tehtava hyvin varovaisesti. Ufi Gel
SC setti sisaltaa 1 kiillotuskiekon REF 2049. Hiomastripsejd on saatavissa
eri karheuksina. Sopivimmat koot ovat 80 (coarseja) 120 (medium). Kayta
medium karheutta hitaalla pyrimisnopeudella (5000 - 8000 RPM) ja vain
hyvin kevyesti siityméaalueella. Tama estad pohjauksen lampenemisen seké
pohjausmateriaalin liiallisen kulumisen. Sen jalkeen puhdista alkoholilla, anna
lampiman silikonin jaahtyé ja liséa kiiltogeeli.

4. Korjaukset:
Proteesin pohjausaineen korjaus valittdmasti kasittelyn jalkeen on mahdollista.
Huuhtele pohjausta vedella ja kuivaa. Li: sen jalkeen uutta tuoretta
materiaalia, muotoile ja anna sen kovettua suussa 7 minuutin ajan
tai paineyksikdssd 5 minuutin ajan. Pohjauksen voi uusia uudelleen
myéhemminkin (kahden viikon sisélld) poistamalla ensin paallimmainen Ufi
Gel SC-kerros.

5. Tiivistiminen:
Kéyta kohdassa 3 kuvatulla tavalla késiteltyjen pintojen tiivistdmiseen tai
tasoittamiseen kiiltogeelia.
Pida annostelun helpottamiseksi pulloa pystyasennossa ja pipettia alaspéin.
Anna iimakuplien nousta pintaan. Sekoita yhta monta tippaa Glazing-basea ja
katalysaattoria harjalla tasaisesti sekoitusalustalla homogeeniseksi.
Levitd seosta harjalla ohuelti vastaaville reunoille, siis tuoreille ja kuiville
leikkaus- ja pohja-alueille. Ufi Gel SC Glazing-aineen tydskentelyaika on
1,5 minuuttia. Kovettumisaika huoneen lampétilassa on 10 minuuttia. Kylmemmét
olosuhteet pidentdvat kovettumisaikaa. Kovettumisaikaa voidaan lyhentaa
3 minuuttiin kayttdmalla painekattilaa (40 °C - 45 °C).

iossa:

I

- Hammasproteesia valmisteltaessa kiinnittymisen takaamiseksi voidaan
proteesimateriaalia karhentaa lisaa kayttamalla hiekkapuhallusta. Lopuksi
pyyhitaan puhtaalla alkoholilla.

— Noudata aina lopulliselle kovettumiselle annettuja kovettumisaikoja optimaalisen
kiinnittymisen varmistamiseksi.

— Tiivista ainoastaan karkeita, viimeisteltyja alueita (funktionaalinen reuna)
kiiltogeelilld ruoantéhteiden keraantymisen tai vérjaéntymisien ehkaisemiseksi.

- Valtd kaikenlaista kontaminaatiota metakrylaattien kanssa (esim.
hammasproteesin valmistuksen jélkeen kontaminoituneita painekattiloita,
pohjauksen poistoon kaytettavia metakrylaattia siséltavia livottimia).
Kontaminaatio voi johtaa Ufi Gel SC:n / glazing-lasitteen epataydelliseen
kovettumiseen ja aiheuttaa arsyttdvaa makua suussa.

- Sulje Glazing-ainetta sisaltavéat pullot valittdmasti kdyton jalkeen:

Glazing-base = valkoinen kansi
Glazing-katalyytti = punainen kansi

— Kayta viimeistelyyn ohessa olevaa karkeaa ja ruskeaa kiillotuskiekkoa, REF
2049 tai muita joustaville materiaaleille tarkoitettuja poria tai kiillotuskiekkoja.
Ala hengita silikoni- tai synteettista polya hammasproteesin tai pohjauksen
viimeistelyvaiheessa. Suojanaamarin kéytto on suositeltavaa.

— Sellaisten hammasproteesien puhdistus, joihin on lisatty pohjausainetta, tulisi
suorittaa erityisen pehmealla proteeseille tarkoitetulla harjalla tai hammasharjalla
seka kayttden hankausaineita sisaltdématonta puhdistusainetta (esim. neutraalia
saippuaa). Huuhtele lopuksi huolellisesti.

— Antamamme tiedot tai neuvot eivat vapauta kéytt: velvollisuudesta arvioida
toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun kayttoon.

ailytys:
Sailytys 4-23 °C:ssa. Ainetta ei saa kéyttaa viimeisen kayttdpaivamaaran jalkeen.
Ha :
Havita tuote paikallisten viranomaismaaraysten mukaisesti.

limoitusvelvollisuus:

Vakavista vaaratilanteista, kuten kuolema, potilaan, kéyttdjan tai muiden henkildiden
terveydentilan ohimenevé tai pysyvé vakava heikkeneminen, ja vakava vaara
julkiselle terveydelle, joita ilmenee tai olisi voinut iimeta Ufi Gel SC kaytdssa, on
ilmoitettava VOCO GmbH:lle seké asiasta vastaavalle viranomaiselle.




Bruksanvisning
EU Medisinsk utstyr

Produktbeskrivelse:

Ufi Gel SC er et A-silikon basert permanent mykt foringsmateriale. Dets
autopolymeriserende, kald-herdende egenskaper gjor at Ufi Gel SC er enkel og
rask & bruke. Det egner seg til direkte rebasering i tannlegestolen. Settet inneholder
et adhesiv (lim) som gir god binding mellom protesen, rebaseringsmaterialet og
glazingen som brukes mot ujevnheter og ru overflater. Ufi Gel SC er egnet til
alle PMMA baserte proteser. En fersk rebasering av Ufi Gel SC kan repareres og
korrigeres.

Indikasjoner:

Permanent myk rebasering av hele og partielle proteser

- For & avlaste gnagsar

— For & lage posterior dam ved A-linjen

— Ved tilfeller av tykt, lost tannkjott og utilstrekkelig retensjon (flabby ridge)
— For & avlaste skarpe beinsplinter pa kjevekammen

- For & hjelpe tilheling etter implantatbehandling

Kontraindikasjoner:

Ufi Gel SC og Ufi Gel SC glazing inneholder platina katalysator. Ufi Gel SC
adhesivet inneholder butan og methakrylat Ufi Gel SC mé& ikke brukes ved kjent
overemfintlighet (allergier) overfor innholdsstoffene.

Pasientmalgruppe:
Ufi Gel SC kan brukes hos alle pasienter uten begrensninger med tanke pa alder
eller kjenn.

Egenskaper:
Produktets egenskaper samsvarer med kravene til den tiltenkte bruken og relevante
produktstandarder.

Bruker:
Ufi Gel SC skal brukes av profesjonelle brukere med odontologisk utdanning.

Anvendelse:

1. Forberedelse og foring av protesen:
Kontroller bittet og foreta korreksjoner om nodvendig. Protesen renses med
en borste og terkes godt. Rengjor protesen grundig med en berste og terk
den godt. Fjern alltid alt eksisterende tidligere foring. Fjern eventuell gammel
foring. Slip minst 1 mm. av innsiden av protesen med en akrylfreser. Slip ogsa
kanten pa protesen og videre 2 mm. p& de bukkale og lingvale kantene av
protesen. Viktig: chamfer preparasjoner (skulderpreparasjoner) pa kanten av
alle omrader som skal rebaseres. Preparer vestibulare, lingvale og dorsale
kanter spesielt med en chamfer form. Fjern slipestovet med en torr borste
eller blas med oljefri Iuft. Ikke bruk vann eller vapor jet. Rengjor deretter
proteseoverflaten med en stovfri klut fuktet med ren sprit (min. 90%) og terk
deretter overflaten ren. La det luftterke i 1 min.
Fuktighet, rengjeringsmidler, spytt, monomerholdige syntetiske vaesker eller
berering med fingrene vil redusere adhesjonen av Ufi Gel SC til protesen.
Ved forste gangs bruk, bytt ut flaske-korken med korken med borste.
Ikke bruk berste til alkoholen.
La materialet nd romtemperatur for bruk.
Péfor et tynt lag med adhesiv pa alle flater som skal dekkes med Ufi Gel SC.
NB! Sett korken pa adhesivflasken med en gang og oppbevar flasken
staende.
La adhesivet Iuftterke i 1 min.
Ufi Gel SC patronen i en VOCO dispenser (type 2) eller en annen dispenser
med egnet stempel. Av tekniske arsaker kan det oppstd sma forskjeller i
péfyllingsnivaet mellom kamrene. Det er derfor viktig at man fierner hetten og
presser ut materiale inntil det flyter likt fra begge apningene. Deretter skrus
og lases blandespissen med en 90° vridning. Materialet blandes automatisk
i riktig forhold.
Péfor det blandede materialet forst lingvalt, s& bukkalt. Dekk sa til basisen.
Serg for & dekke alle omradene med adhesiv ogsa med silikon. P& omréder
som skal fores, skal Ufi Gel SC ha en tykkelse pa minst 2 mm. Ufi Gel SC har
en arbeidstid p& 1 min 45 s.
Den pasatte blandingskanylen er kun til engangsbruk. Etter bruk ma patronen
oppbevares godt Iukket. Kontroller at materialet kan stremme fritt ut av
apningen ved gjenbruk.
De garanterte produktegenskapene kan kun oppnas ved bruk av de
medfelgende originale blandespissene, som ogsa er tilgiengelig som tilbehor.

2a. Direkte foring i munnen:
Etter 1 min kan protesen settes i munnen.
- F& pasienten til & lukke munnen forsiktig i normalt bitt (1 min).
- Pasienten skal s& utfare tygge og svelgebevegelser i 5 min.
— Etter ca. 6 min kan protesen fjernes fra munnen.
NB! Vzer noye med & overholde arbeidstidene!
Overfledig materiale skal fiernes forsiktig med saks (eller en skalpell), 10 min
etter at protesen er fiernet fra munnen. Justeringer for 10 min er gatt ma
utfores med stor forsiktighet.

2b. Indirekte foring i laboratoriet:
Nar rebaseringen utferes i laboratoriet, fukt protesen og deretter isoler den
fuktede gipsmodellen med et formaldehydfri alginatbasert separasjonsmiddel
for syntetiske materialer (det anbefales ikke silikonbasert separasjonsmiddel)
i henhold til bruksanvisningen.
Etter & ha applisert adhesive og Ufi Gel SC, plasser protesen pa modellen og
fest alt i artikulatoren. Trim kantene med metallspatel eller ren gipskniv og la
deretter Ufi Gel SC herde i 2-5 min, for alt settes i en trykkoker (40 °C - 45 °C
i 15 min). La alt avkjeles i 20 min.
NB!! Bruk aldri damp spyler pé protesen eller modellen.

3. Polering / finish av rebaseringen:
Alt overflodig materiale kan fiernes med en fin skarp saks eller en skalpell.
Preparering av overgangsomrédet: Om nedvendig utfer slipingen etter
30 min ved bruk av pussekopper (REF 2049) eller abrasive strips. All tidligere
sliping ma utferes med stor forsiktighet. Ufi Gel SC settet inneholder
1 polerskive REF 2049. Pusses strips er tilgjengelige i forskjellige grovheter.
De mest egnede grovheter er 80 (coarse) og 120 (medium). Bruk medium
pé lav hastighet (5.000 - 8.000 RPM) og trykk med bare lett press ved
overgangsomradene. Dette forhindrer oppheting av rebaseringen og gjer at
abrasjon pa protesematerialet oker. Rengjer deretter med sprit, hvoretter alt
oppvarmet silikonmateriale avkjeles og glazingen appliseres.

4. Korrigeringer:
Qyeblikkelige korrigeringer er mulige. Rengjer med vann og terk grundig.
Appliser nytt Ufi Gel SC materiale, form korrigeringen og la det herde i
munnen i 7 min, eller i en trykkoker (40 °C - 45 °C) i 5 min.
Korrigeringer innen 2 uker kan foretas etter at det overste laget av Ufi Gel
SC foringen er fiernet.

5. Forsegling:
Bruk glazing til & forsegle og jevne ut overflaten som ble behandlet i trinn 3.
Hold flasken i en vertikal stilling for at drapene skal bli like store. Bland et likt
antall dréper av glazing base og katalysator med en berste til du f&r en jevn
blanding pa blandeblokken. Appliser blandingen med bersten i et tynt lag pa
kantene av rebaseringen. Arbeidstiden er 1 min 30 s. La alt herde ved vanlig
romtemperatur i 10 min. Herdetiden kan reduseres til 3 min ved & bruke en
trykkoker (40 °C - 45 °C). Kjolige forhold forlenger herdetiden.

Merknader, sikkerhetstiltak:

- Protesen kan forberedes ved & gjere overflaten mer ru, f.eks. med sandblasing.
Vask etterpa med ren (95 %) alkohol.

— Folg herdetidene for & oppna maksimal bonding.

— Forsegl kun de ru, beslipte omradene/kantene med glazing for & hindre at mat
skal legge seg og misfarging unngés.

- Unnga enhver forurensing med metakrylater (f.eks. trykk-kokere forurenset
under produksjon av proteser, metakrylat-inneholdende lesemidler for fierning
av foringsmaterialer. Kan fere til ufullstendig herding av Ufi Gel SC/glazing og
ubehagelig smak.

— Lukk flaskene oyeblikkelig etter bruk:

Glazing base = hvit kork
Glazing katalysator = red kork
— For & polere/slipe Ufi Gel SC: Bruk de vedlage polerskivene, grov, brun. REF
2049 eller andre brukbare bor/polerskiver for myke materialer. Ikke innhaler stov
fra silikon eller akryl under polering. Bruk maske.
- Rengjering av den rebaserte protesen kan gjeres med en myk berste og vanlig
sape uten slipemidler. Skyll grundig.
- Véare merknader og/eller rad fritar deg ikke fra & kontrollere om produktene som
leveres av oss, er egnet til det tiltenkte forméalet.

Lagring:

Oppbevaring ved 4-23 °C. Ikke bruk produktet etter utlopsdatoen.
Kassering:

Produktet mé avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.
Meldeplikt:

Alvorlige tilfeller som dedsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse av
helsen til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folkehelserisiko
som er oppstétt eller kunne ha oppstétt i forbindelse med bruk av Ufi Gel SC, ma
rapporteres til VOCO GmbH og de ansvarlige myndighetene.

Bruksanvisning
EU Medicinteknisk produkt

Produktbeskrivning:

Ufi Gel SC ér ett rebaseringsmaterial med permanent mjukhet baserat pa A-silikon.
Ufi Gel SC kallpolymeriserar och ger latt och snabb bearbetning bade vid direkt och
indirekt rebasering. | satsen ingér en adhesiv for att skapa god vidhaftning mellan
protes och rebasering, sjélva rebaseringsmaterialet samt glazebas och katalysator
for slipade ytor. Ufi Gel SC lampar sig for alla PMMA-baserade proteser. Nygjord
rebasering med Ufi Gel SC kan repareras och korrigeras.

Indikationer:

Permanentmijuk rebasering for hel- och delproteser
— for att eliminera tryckpunkter

— for att damma vid a-linjen

- vid crista flaxida och dalig vidhaftning

— for att avlasta skarpa alveolarutskott

- for att underlatta lakningen vid implantologi

Kontraindikationer:

Ufi Gel SC och Ufi Gel SC glazing innehéller platinakatalysator. Ufi Gel SC
adhesiven innehaller butanon och metakrylat. Ufi Gel SC ska inte anvéndas vid
kénd hypersensivitet (allergi) mot nagot av innehallet.

Patientmalgrupp:
Ufi Gel SC kan anvéndas for alla patienter utan begrénsning avseende alder eller
kén.

Prestandaegenskaper:
Produktens prestandaegenskaper motsvarar kraven enligt dess avsedda &ndamal
samt géllande produktstandarder.

Anvéndare:

Anvéandningen av Ufi Gel SC ska utféras av professionellt utbildad tandvéards-

personal.

Anvéndning:

1.  Preparering och ytbehandling av protesen:
Utfér ocklusionskontroll och gor eventuella justeringar. Desinficera protesen
och torka noga efterat. Rengér protesen vél med en borste och torka. Ta alltid
bort alla rester av gammal rebasering. Alla ytor som skall férses med rebasering
slipas ned minst 1 mm, sa att tjockleken hos det slutliga rebaseringsskiktet blir
minst 2 mm.
Viktigt: Chamferpreparera (skulderpreparera) marginalen pa alla omraden som
ska rebaseras. Preparera sarskilt de vestibuléra, linguala och dorsala kanterna
med en skuldra. Avrunda proteskanterna. Avldgsna slipstoft med borste eller
torr oljefri luft. Anvand inte vatten eller dimspray. Avfetta sedan protesen
genom att torka ytan med en luddfri trasa som &r indréankt i ren alkohol (minst
90 %). L&t torka i 1 min. Undvik fuktighet, tillsatser (t ex rengéringsmedel
for kaviteter), saliv, monomerhaltig polymervétska eller hudavtryck fér att f&
optimal vidhaftning mellan Ufi Gel SC och protesen.
Innan adhesiven anvinds forsta gangen byts flaskans skyddshatt mot en

penselhuv.
Anvénd inte ket for alkoholld !
Varm upp materialet till r atur innan

De preparerade ytorna som skall beldggas med Ufi Gel SC och glaze bestryks
med ett tunt skikt adhesiv. Ytorna skall vara belagda med ett jamnt och
heltackande skikt.
OBS: Flaskan maste forslutas omedelbart och forvaras staende.
L&t protesen lufttorka i omkring en minut.
Placera en patron Ufi Gel SC i VOCO:s dispenser (typ 2) eller annan dispenser
med passande kolv. Av tekniska skl kan sma skillnader féreligga mellan de
bada kamrarna i fraga om fylinadsniva. Darfér bér man bérja med att ta bort
patronhatten och pressa ut material ur bada kamrarna tills lika stora mangder
kommer ur bada Sppningarna. S&tt sedan pa blandningsspetsen och las
genom att vrida 90°. Materialet blandas automatiskt i ratt forhallande.
Det blandade materialet laggs forst pa vid den linguala / dorsala kanten,
dérefter vestibulért. Beldgg sedan protesbottnen. Kontrollera att allt adhesiv
ar tackt med silikon. Ufi Gel SC bér pa rebaseringsytorna f& en skikttjocklek
pa minst 2 mm. Ufi Gel SC kan bearbetas under 1 min och 45 s efter paborjad
komponentblandning.
Den bifogade blandningskanylen &r endast avsedd fér engdngsbruk. Férvara
patronen ordentligt stangd efter anvandning. Kontrollera innan ateranvandning
att materialet kan trénga ut ur utloppséppningarna utan problem.
De utlovade produktegenskaperna kan endast uppnas vid anvandning av de
medféljande originalblandningsspetsarna, som &ven finns tillgangliga som
tillbehor.

2a. Direkt rebasering i munnen:
En minut efter beldggning av protesen placeras denna i patientens mun.
— Patienten sluter munnen i normal ocklusion (1 min).
- Dérefter gérs tuggnings- och svaljningsrorelser i 5 min.
— Efter dessa 6 min tas protesen ut.
OBS: Dessa tider skall hallas.
Slutbearbetning kan pabérjas omkring 10 min efter det att protesen tagits ut ur
patientens mun. Tidigare bearbetning kraver stor férsiktighet.

2b. Indirekt rebasering pa laboratoriet:
Om rebasering skall géras pa laboratoriet bér den fuktade gipsmodellen
isoleras med formaldehydfritt slappmedel pa alginatbas, avsett for polymera
material (sldppmedel pé silikonbas rekommenderas ej). Folj bruksanvisningen
for slappmediet. Protesen med Ufi Gel SC placeras pa gipsavgjutningen och
fixeras i rebaseringsapparat eller kyvett. Modellera fram funktionskanter med
metallspatel eller en ren gipskniv. Lat sedan Ufi Gel SC polymerisera under 2 -
5 min och placera darefter apparaten / kyvetten med gipsavgjutning och protes
i varmeskap vid 40 °C - 45 °C under 15 min. L&t svalna i 20 min.
Varning: Protesen, gipsavgjutningen eller relining-apparaten fér inte i nagot
skede bearbetas med angstrale.

3. Finishering:
Overskott avldgsnas med en fin vass sax (nagelklippare) eller skalpell.
Finishering av marginalomradet: Om s& behévs, bearbeta efter 30 minuter med
polertrissor (REF 2049) eller putsstrips. Eventuell tidigare bearbetning méaste
utféras med stor férsiktighet. Setet med Ufi Gel SC inehéller en polertrissa REF
2049. Putsstrips finns med varierande kornstorlek.
De mest lampliga storlekarna ar 80 (grov) och 120 (medium). Vid roterande
instrument anvénds 1&gt till medium varvtal (5000 - 8000 v / m) och endast
latt tryck vid finishering av marginalerna. Detta férebygger vérmeutveckling i
rebaseringen sévél som onddig abrasion av protesmaterialet. Rengér dérefter
med alkohol, I4t eventuellt uppvarmd silikon kallna och applicera glaze.

Korrigeringar:

Omgaende korrigeringar kan géras. Rebaseringsytorna spolas i sé fall med
vatten och far torka, nytt material laggs p8, modelleras och far harda under
7 min i munnen eller 5 min i varmeskap.

En senare korrigering (upp till omkring 2 veckor efter inldggning) kan goéras. |
sé fall avlagsnas forst ytskiktet pa Ufi Gel SC-belaggningen.

Forsegling:

For forsegling och gléttning av de ytor som bearbetats enligt punkten 3
anvands glaze.

Fér att underlatta dosering hélls flaskan lodratt med pipetten nedat, s&
att luftbubblor i flaskan stiger uppét. P& blandningsplattan l&aggs lika
ménga droppar av glazebas och katalysator och blandas homogent med
engéngspensel. Blandningen penslas pd i ett tunt skikt p& de aktuella ytorna,
alltsa de torra nyligen skurna / lipade ytorna. Ufi Gel SC glaze kan bearbetas
under 1 min 30 s. Vid lagre temperatur forlangs bearbetningstiden.
Hérdningstiden kan férkortas till ca 3 min genom placering i varmeskap
(40 °C - 45 °C).

Information, foérsiktighetsatgérder:

For preparation av protesen kan protesmaterialet ruggas upp genom
sandblastring foljt av avtorkning med ren alkohol.
Fixeringstiden till fullstandig hardning skall respekteras sa att vidhaftningen blir
maximal.
Téta enbart de réa, bearbetade ytorna (funktionskanterna) med glaze, fér att
forhindra retention av matrester och missférgning.
Varje kontakt med metakrylater (t ex ej rengjorda tryckkérl fran protestillverkningen,
metakrylathaltiga 16sningsmedel fér borttagning av gammal isolering) méste
forhindras (férbindelsen mellan Ufi Gel SC och glaze skadas, bismak
uppkommer).
Glazeflaskan skall forslutas omedelbart efter anvéndning.

Glazebas = vit hatt

Glazekatalysator = rod hatt
For slipningen rekommenderas medfdljande polerskiva, grov, brun, REF 2049.
Andra skivor/frasar for elastiska material kan anvéndas. Undvik att inandas
polerdamm fran protes / rebasering. Anvand vid behov mask.
Rengdring av protesen med rebasering sker med en mjuk speciell protesborste
eller en tandborste med slipmedelsfritt rengéringsmedel (t ex neutraltval). Efter
rengdring spolas noggrant
Vara anvisningar och/eller var radgivning befriar dig inte fran att kontrollera
de av oss levererade preparaten avseende deras lamplighet for den avsedda
anvandningen.

Forvaring:
Férvaras vid 4 °C - 23 °C. Anvénd inte efter utgangsdatum.

Avfallshantering:
Produkten ska avfallshanteras enligt féreskrifter fran lokala myndigheter.

Rapporteringsskyldighet:

Allvarliga tilloud som dédsfall, tillféllig eller permanent bestiende férséamring av
en patients, en anvandares eller andra personers hélsotillstand samt allvarlig fara
for folkhalsan, som uppkommer eller skulle ha kunnat uppkomma i samband med
Ufi Gel SC ska rapporteras till VOCO GmbH samt till ansvarig myndighet.
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Hasznalati utasitas
EU Orvostechnikai eszkéz

rmékleiras:
Ufi Gel SC A-szilikon alapu, tartésan puhan maradé alabélelé anyag. A hidegen

koté autopolimerizatum tulajdonségai biztositjak, hogy az Ufi Gel SC egyszeriien

és

gyorsan hasznalhat6 direkt, valamint indirekt alabélelésre. A készlet tartalmaz

egy adheziv folyadékot a fogsor és az alabélelé anyag kozti erés adhézio elérése, a
tulajdonképpeni alabélel6 anyagot, valamint a Glazing bazist és katalizatort a durva
felliletek simitasara. Az Ufi Gel SC alkalmazhaté minden PMMA-alapu fogsorhoz. A
friss alabélelés az Ufi Gel SC-vel javithato és korrigalhato.

Javallatok:
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ad

lies és részleges fogsorok tartésan puhan maradé alabélelése
a nyomaspontokra esé terhelés enyhitésére

a palatdlis vibraciés vonal elzarasara

sorvadt gerincek és / vagy elégtelen tapadas esetén

éles széll alveoldris nydlvanyok tompitasara
implantolégidban a gyégyulds tdamogatasara

lenjavallatok:

Ufi Gel SC és Ufi Gel SC glazing platina katalizatort tartaimaz. Ufi Gel SC
heziv butanont és metakrilatot tartalmaz. Az Ufi Gel SC ezen &sszetevéivel

szembeni ismert tulérzékenység (allergia) esetén nem hasznalhato fel.

Beteg célcsoport:

Az

Ufi Gel SC minden beteg esetében korra és nemre vonatkozd megkdtések

nélkil alkalmazhato.
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2b.

ljesitmény jellemzék:
ermék teljesitmény jellemzdi megfelelnek a rendeltetés szerinti kovetelményeknek
a vonatkozé termékszabvanyoknak.

lhasznalok:

Ufi Gel SC csak szakképzett fogaszati személyzet hasznélhatja.

lhasznalas:
A fogsor ésa
Ellenérizze az okkluziot, és szlikség esetén végezze el a korrekciot.
Fertétlenitse a protézist, utana alaposan szaritsa meg. Tisztitsuk meg jol a
fogsort egy kefével majd szaritsuk le. Mindig tavolitsuk el az el6z6 alabélelés
maradvanyait. Minden aldbélelend® teriiletrdl legalabb 1 mm-t le kell csiszolni,
hogy a kés6bbi alabélelés legaldbb 2 mm lehessen. Fontos: a legémbodlyitett
szegélyrészeket is ala kell bélelni. A vesztibularis, lingualis és hatulsé
szegélyeknél is fontos az aldbélelés. A protézis peremeket kerekitse le.
Tavolitsa el a csiszoloport kefével, vagy széraz, olajmentes levegével.
Ne hasznaljon vizet vagy viz-spray-t. Ezutan zsirtalanitsa a protézist.
Ezutan zsirtalanitsuk a fogsor felszint egy alkoholba martott anyaggal és
toroljuk tisztara. Ehhez egy szoszmentes kendé6t nedvesitsen be izopropanollal/
tiszta alkohollal, (ami legalabb 90 %-os), tordlje le vele a feliiletet és hagyja
1 percig szaradni. Nedvesség, adalékanyagok (példaul kavitas tisztito szerek),
nyal, monomer-tartalmu szintetikus folyadékok vagy az érintés csokkentik az
Ufi Gel SC tapadasat a fogsorhoz.
Az els6 hasznalat el6tt cserélje ki az adheziv livegének kupakjat az
ecsettel ellatott kupakra.
Ne haszndlja az ellatott az
Haszndlat el6tt varja meg, amig az anyag szobahdmérsékletiire
melegszik.
Applikdlja az adhezivet az el6készitett felliletekre, amely az Ufi Gel SC-t és
a mazat is rogziteni fogja majd. Az adhezivnek egyenletesen és teljesen be
kell fednie a felliletet.

utan
fugguleges helyzetben.
Hagyja 1 percig szaradni.
Helyezze az Ufi Gel SC patront a VOCO (2. tipusu) vagy hasonlé
adagoldpisztolyba. Technikai okokbdl el6fordulhat, hogy a kamrak toltési
szintje enyhe eltérést mutat. Ebben az esetben tavolitsa el a sapkakat, és a

zarja vissza az lveget, és tarolja

A kotési idé szobahémérsékleten 10 perc. Alacsonyabb hémérsékleten a
megmunkalési id6 meghosszabbodik. A keményedési idét polimerizacios
edényben (kuktaban) (40 °C - 45 °C-on) kb. 3 percre lehet lerbviditeni.

Az adhézidt javitja a protézis kiegészité érdesitése homokfivassal. Ezt kovetéen
torolje le tiszta alkohollal.
Az optimalis adhézié eléréséhez mindig tartsa be a kétési idSket, egészen a végsé
kotésig.
Csak a durva kész fellileteket (funkciondlis peremeket) fedje le a glazzal az
ételmaradékok vagy elszinez6dés megel6zésének elkeriilése érdekében.
Kertilie a metakrilat szennyezédéseket (pl. nem tiszta nyométalak protéziskészités
utén, metakrilat tartalmu oldészer alkalmazasa a régi aldbélelések eltavolitdsahoz).
A szennyezédés az Ufi Gel SC/Glazing kozétti adhézid tokéletlen kotéséhez, és
a szajban érezhetd irritald izhez vezethet.
Hasznalat utan szorosan zérja vissza a Glazing palackot:

Glazing Basis = fehér kupak

Glazing Katalizator = piros kupak
A befejezéshez haszndlja a mellékelt barna, durva polirozékorongot, rendelési
széma: REF 2049, vagy més megfelel6 rugalmas anyaghoz tervezett csiszolét
vagy polirozé korongot. Ne lélegezze be a szilikon vagy szintetikus port a protézis,
illetve az aldbélelés polirozasakor! Védémaszk viselése ajanlott.
Az aldbélelt protézis tisztitasat puha, specidlis protézis-kefével, vagy fogkefével és
koptaté hatastél mentes tisztitéanyaggal lehet elvégezni (pl. semleges kémhatasu
szappan). Végil alaposan le kell Sbliteni.
Utmutatéink és/vagy tanacsaink nem mentesitik Ont az alél, hogy ellendrizze
az dltalunk szallitott készitményeknek a szandékolt alkalmazasi célokra valé
megfeleléségét.

Tarolas:
Térolja 4 °C-23 °C koz6tt. A lejérati id6 utan ne haszndlja fel.

Artalmatianitas:
A termék artalmatlanitdsa a helyi hatésagi eléirasok szerint torténik.

Jelentési kotelezettség:

Az Ufi Gel SC alkalmazasaval kapcsolatos olyan, ténylegesen vagy esetlegesen
felmeriil6 sulyos eseményeket, mint a beteg, a felhasznalé vagy mas személyek
haldla vagy egészségi dllapotanak ideiglenes vagy tartésan sulyos romlasa, illetve
a sUlyos kdzegészségugyi veszély, be kell jelenteni a VOCO GmbH és az illetékes
hatésag szamara.

Instrukcja uzycia
- UE Wyréb medyczny

PL

Opis produktu:

Ufi Gel SC jest nietwardniejgcym, migkkim materiatem na bazie silikonu A, stuzagcym
do podscielania protez zebowych. Wiasciwosci autopolimeryzacyjne i utwardzanie
na zimno sprawiaja, ze Ufi Gel SC jest prosty i szybki w uzyciu, zaréwno przy
podscielaniu protez bezposrednio w jamie ustnej pacjenta, jak i w laboratorium.
Zestaw zawiera system wigzacy, zapewniajacy trwate potaczenie pomiedzy
proteza a materiatem podscielajacym, sam materiat podécielajacy oraz preparat
do glazurowania nieréwnych powierzchni (baze i katalizator). Ufi Gel SC nadaje sig
do wszystkich protez zebowych na bazie PMMA. Istnieje mozliwo$é naprawy lub
korekty $wiezo wykonanych podscieler: Ufi Gel SC.

Wskazania:
Nietwardniejace, miekkie podscielenie catkowitych i czeSciowych protez zgbowych

odbarczanie miejsc ucisku

do podscielenia linii A

w przypadku ,grzebienia koguciego” i/lub trudnosci w utrzymaniu protezy
do podscielenia przy ostrych brzegach wyrostka zebodotowego
wspieranie procesow gojenia w implantologii

dugattyl segitségével addig préselje az anyagot, amig mindkét tartalyban
egyforman megjelenik az anyag. Ezutan helyezze fel a keveré hegyet és 90 °
-os forgatassal régzitse. Az anyag automatikusan &sszekeveredik a megfelelé
aranyban.

Applikdlia a megkevert anyagot elészér lingudlisan/dorzélisan, majd
vesztibuldrisan. Ezutan fedje be az alapot. Gyézédjén meg réla, hogy az
adhezivet teljesen befedi a szilikon. Az Ufi Gel SC alabélelésnek legalabb
2 mm vastagnak kell lennie. Az Ufi Gel SC feldolgozasi ideje 1 perc
45 masodperc a keveréstél szamitva.

A felhelyezett keverécsérok kizardlag egyszeri hasznélatra valok. A kartust az
alkalmazast kdvetéen szorosan lezarva tarolja. Az ismételt felhasznalas el6tt a
nyilasokat az anyag szabad aramlasa érdekében ellenérizni kell.

Az igért termékjellemzbk csak a szdllitdshoz mellékelt és tartozékként is
kaphat¢ eredeti keverékaniilok hasznalataval érhetdk el.

Kozvetlen alabélelés a szajban:

1 perccel az Ufi Gel SC a bevonat képzés utan a fogsort vissza lehet helyezni
a paciens szajaba.

— Majd a paciens normal okklizidval zérja a széjat (1 perc).

— Uténa rago- és nyelémozdulatokat kell végeztetni (5 percig).

- Osszesen kb. 6 perc elteltével a fogsort el lehet tavolitani a szajbol.
Fontos: szigoruan tartsa be a fent megadott id6kozoket.

Minden korabban elkezdett finirozast kilonleges korlltekintéssel kell kezelni.
Kozvetett aldbélelés laboratériumban:

Ha az alabélelést laborban készitik el, izolaljak megnedvesitett gipszmodellt
formaldehid mentes alginat-alapu szintetikus anyagokhoz alkalmazhatd
szepardl6 agenssel, (nem javasolt a szilikon-bazist agens) annak hasznalati
utasitasa szerint. Az Ufi Gel SC-vel bevont protézist helyezzék a gipszmodelire
és az alabélelé készilékben vagy a klvettaban rogzitsék Gket. A funkcios
peremeket alakitsak fém spatulaval, vagy tiszta gipszkéssel.

Az Ufi Gel SC alakitasa utan 2 - 5 percig hagyjak allni, helyezzék az alabéleld
készuléket, benne a protézissel és a modellel a nyomo egységbe 15 percre
40 °C - 45 °C-on.

Ezt kévetSen 20 percig hagyjak az alabélel6 késziléket hdilni.

Figyelem: a protézist, a gipszmodellt, vagy az alabélelé késziiléket egyik
munkafazisban sem szabad gézfavéval kezelni.

Az aldbélelés kidolgozasa:

Az anyagfelesleget finom, éles (bérvago) olldval, vagy szikével el lehet
tavolitani. Az atmeneti zona befejezése: Amennyiben sziikséges, a csiszolast
30 perc elteltével lehet elvégezni, a polirozé korongok (REF 2049) vagy
abraziv szalagok segitségével. Minden korabbi csiszolast nagyon 6vatosan
kell elvégezni. Az Ufi Gel SC szett tartaimaz 1 polirozé korongot REF 2049.
Az abraziv szalagok kiilonb6zé szemcse méretben allnak rendelkezésre. A
legalkalmasabb méret 80 (durva) és 120 (kbzepes). A kdzepeset alacsony
fordulatszamon (5.000 - 8.000 RPM), és csak nagyon enyhe nyomast
gyakorolva haszndlja, amikor befejezi az atmeneti zonat. Ez megakadalyozza,
hogy héterhelés érje az alabélelést, valamint a fogsor anyag tulzott kopasat.
Ezutan tisztitsa alkohollal, engedje a meleg szilikon anyagot lehdini és
applikdlja a glazingot.

Korrekciok:

Az aldbélelés azonnal javithaté. Ehhez az aldbélelést vizzel le kell 6bliteni és
megszaritani. Utana a friss anyagot fel lehet ra vinni, alakitani és 7 percig a
szajban, vagy 5 percig a nyomaétalban keményedni hagyni.

Az aldbélelés késdbbi javitasara (két héten belll) az Ufi Gel SC feluleti
rétegének eltavolitdsa utan van lehet6ség.

Kidolgozas:

Haszndlja a kidolgozott felliletek simava tételére és fényesitésére a Glazing-ot
a 3. lépésben leirt médon. A jobb adagolds érdekében tartsa a palackot
cseppentdvel lefelé, és hagyja hogy a légbuborékok felemelkedjenek.
Cseppentsen a keverélapra azonos szamu Glazing Basis-t és katalizatort és
keverje homogénre az egyszer haszndlatos ecsettel. A keveréket ecsettel,
vékonyan vigye fel a megfelelé felliletre, azaz a frissen szaritott vagas,-
és csiszold felliletre. Az Ufi Gel SC Glazing feldogozasi ideje 1 perc 30
masodperc.

Pr
Ufi Gel SC i Ufi Gel SC glazing zawiera platynowy katalizator. Ufi Gel SC Adhesive
zawiera butanon i metakrylany. W przypadku rozpoznanej nadwrazliwosci (alergii) na
sktadniki produktu Ufi Gel SC nalezy zrezygnowac z jego zastosowania.

Grupa docelowa pacjentow:
Ufi Gel SC moze by¢ stosowany bez ograniczen u wszystkich pacjentéw,
niezaleznie od ich wieku i ptci.

Wiasciwosci:
Wiasciwosci produktu odpowiadaja wymogom wynikajacym z jego przeznaczenia
oraz obowigzujacych norm produktowych.

Uzytkowni

Ufi Gel SC jest przeznaczony do stosowania przez uzytkownika profesjonalnego
posiadajacego wyksztatcenie stomatologiczne.

Zastosowanie:

1.

Frzyg p P

Sprawdzi¢ zgryz i w razie potrzeby go skorygowaé. Zdezynfekuj proteze,
a nastepnie doktadnie ja wysusz. Proteze doktadnie oczysci¢ przy pomocy
szczoteczki i osuszy¢. Zawsze nalezy usungé poprzednie podscielenie.
Powierzchnie, ktére zostang podscielone oszlifowaé na gteboko$¢ co najmn
1 mm, tak aby grubos¢ warstwy podscielajacej wynosita pdzniej co najmniej
2 mm.

Wazne: nalezy wykona¢ schodek typu chamfer lub shoulder na pobrzezu
obszaru przeznaczonego do podscielenia. Na pobrzezu protezy w
szczegolnosci od strony przedsionkowej, jezykowej oraz podniebiennej,
nalezy wykona¢ schodek typu chamfer. Brzegi protezy zaokragli¢. Usuna¢ pyt
pozostaty po preparacji za pomoca suchej szczotki lub suchego powietrza
bez oleju. Nie stosowa¢ wody ani myjek parowych. Nastepnie odttuscic,
przecierajgc do czysta przy pomocy niestrzepigcej sie tkaniny nasyconej
izopropanolem lub czystym alkoholem (przynajmniej 90 %). Pozostawi¢ do
wyschnigcia na jedna minute. Kontakt z wilgocia, substancjami dodatkowymi
(np. $rodkami do przemywania ubytkéw), $lina, ptynami syntetycznymi
zawierajgcymi monomery lub dotykanie pogarsza adhezje materiatu Ufi Gel
SC do protezy.

Przed pierwszym uzyci 132 y ¢ zakretke
buteleczki na zakretke z pedzelkuem
Nie do

Przed uzyciem ogrzac materlal do temperatury pokojowej.
Przygotowane powierzchnie, z ktérymi ma sie zwigza¢ Ufi Gel SC oraz materiat
do glazurowania, pokry¢ cienko systemem wiazacym. Powierzchnia musi
zostaé pokryta w catosci i rownomiernie.
Uwaga- Po uiyciu nalezy ni i ¢ b e i
ywac ja w pozycii stojg
Pozostawm do wyschnigcia na 1 min.
Wiozy¢ kartusz z materiatem Ufi Gel SC do dozownika VOCO (typ 2)
lub innego pistoletu mieszajagcego z odpowiednim ttokiem. Ze wzgledéw
technologicznych, poziom napetnienia poszczegdinych komdr moze sie
nieznacznie rézni¢. W takim przypadku nalezy odkreci¢ zakretke strzykawki i
wyciska¢ materiat do momentu, gdy ilo$¢ materiatu uzyskiwana z obu komér
bedzie jednakowa.
Nastepnie zatozy¢ koricowke mieszajacg i zablokowac ja, obracajac o 90°.
Materiat jest automatycznie mieszany w odpowiednich proporcjach.
Aplikowaé wymieszany materiat najpierw na pobrzeze od strony jezykowej/
podniebiennej, potem od strony przedsionkowej. Nastepnie podscieli¢ ptyte
protezy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby cata powierzchnia pokryta systemem wiazacym
zostata takze pokryta silikonem. Warstwa Ufi Gel SC w miejscach
przeznaczonych do podscielenia powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm. Czas
pracy z Ufi Gel SC wynosi 1 min 45 s od momentu rozpoczecia mieszania.
Zatozona koricéwka mieszajaca jest przeznaczona wytacznie do
jednorazowego zastosowania. Po uzyciu przechowywac kartusz w stanie
szczelnie zamknigtym. Przed ponownym uzyciem sprawdzi¢ otwory wylotowe
pod katem swobodnego wyptywu materiatu.

2a.

2b. L yine (posrednie)

Informacje

Gwarantowane wtasciwosci produktu mozna uzyskac tylko przy uzyciu
dostarczonych oryginalnych koricéwek mieszajacych, ktére sa réwniez
dostepne jako akcesoria.
Podscielenie bezposrednie w jamie ustnej:
Po 1 minucie od pokrycia protezy materiatem Ufi Gel SC mozna umiescic¢ ja
w jamie ustnej pacjenta.
- Poleci¢ pacjentowi, aby zwart szczeki w normalnym zgryzie na 1 min.
- Nastepnie pacjent przez okofo 5 min powinien wykonywac takie ruchy jak
w czasie zucia i przetykania.
— Po tym czasie (Oqcznle okoto 6 min.) proleze mczna wyjac Z jamy ustnej.
Wazne: pr:
Podscielona proteze nalezy wykonczyc po 10 min od jej wyjecia z Jamy ustnel
Wszelkie wczesniejsze prace nalezy przeprowadza¢ bardzo ostroznie.
protezy:
Jezeli podscielenie przeprowadza sie w pracowni protetycznej, nalezy
pokry¢ proteze, a nastepnie zaizolowa¢ model gipsowy przy pomocy
drodka izolujgcego na bazie alginatu, niezawierajgcego formaldehydu,
przeznaczonego do materiatéw syntetycznych (nie zaleca sie Srodkéw
izolujgcych na bazie silikonéw), zgodnie z jego instrukcjg uzycia.
Proteze pokrytg materiatem Ufi Gel SC natozy¢ na model gipsowy i umiesci¢
razem w urzadzeniu do podscielania albo puszce. Czynnosciowe pobrzeze
wymodelowa¢ przy pomocy metalowej topatki lub czystego nozyka do gipsu.
Po wymodelowaniu pozostawi¢ materiat Ufi Gel SC do zwigzaniana 2 - 5 min,
a nastepnie urzadzenie do podscielania lub puszke razem z proteza i modelem
gipsowym wiozy¢ na 15 min do garnka cisnieniowego o temperaturze 40°C -
45°C. Nastepnie pozostawi¢ urzadzenie do podscielania na 20 min w celu
ostudzenia.
Uwaga: Na zadnym z etapéw pracy nie wolno poddawaé protezy, modelu
gipsowego ani urzadzenia podscielajgcego dziataniu myjni parowej.
Opracowanie podscielenia:
Nadmiary materiatu mozna usunaé za pomoca ostrych nozyczek (do skoérek)
lub skalpela. Opracowanie przej$cia podscielenia w plyte protezy: jezeli jest to
konieczne oszlifowaé¢ obszar przej$ciowy, uzywajac dyskéw polerskich (REF
2049) i / lub paskéw $ciernych. Jakikolwiek wczedniejszy proces szlifowanie
musi odbywacé sie przy zachowaniu duzej ostroznosci. W zestawie Ufi Gel
SC znajduje sie jeden dysk polerski REF 2049. Dostepne sa paski Scierne
o réznych nasypach. Najbardziej odpowiednie sa 80 (gruboziarniste) i 120
($rednioziarniste). Podczas opracowania obszaru przejsciowego nalezy
uzywaé srednich lub niskich obrotéw (5.000 - 8.000 obr / min) i bardzo
delikatnego nacisku, aby zapobiec przegrzaniu podscielenia i nadmiernemu
Scieraniu materiatu protezy. Nastepnie oczysci¢ alkoholem, w przypadku
rozgrzanego silikonu pozwoli¢ mu ostygnac i zastosowac glazure.
Korekty:
Mozliwa jest natychmiastowa korekta podscielenia. W tym celu optukac
podscielenie woda i wysuszy¢, a nastepnie natozy¢ $wiezy materiat,
wymodelowa¢ i utwardzaé przez 7 min w jamie ustnej albo przez 5 min w
garnku cisnieniowym. Ewentualne pdzniejsze korekty podscielenia (w ciagu
dwdch tygodni) mozna przeprowadzi¢ po usunigciu wierzchniej warstwy Ufi
Gel SC.
Glazurowanie:
Glazurowanie przeprowadza sie w celu uszczelnienia i wygtadzenia
powierzchni opracowywanych na etapie 3.
W celu lepszego dozowania nalezy trzymac buteleczke w pozycji pionowej
kroplomierzem na dét i odczekac, az krople powietrza w buteleczce znajda sie
u gory. Na ptytce do mieszania wymiesza¢ za pomoca pedzelka réwne ilosci
kropli bazy i katalizatora preparatu do glazurowania, do uzyskania jednorodnej
konsystenciji. Mieszanine natozy¢ cienko pedzelkiem na odpowiednie brzegi, to
znaczy na miejsca $wiezo cigte na sucho lub szlifowane. Czas pracy preparatu
do glazurowania Ufi Gel SC wynosi 1 min 30 s. Czas wiazania w temperaturze
pokojowej wynosi 10 min. Niskie temperatury wydtuzaja czas wiazania. Czas
wigzania mozna skréci¢ do 3 min, stosulqc garnek ci$nieniowy (40°C - 45°C).

$rodki ostr
W celu przygotowania protezy i poprawy adhezji mozliwe jest dodatkowe
zmatowienie materiatu protezy przy pomocy piaskowania. Nastepnie nalezy
przemy¢ proteze czystym alkoholem.
W celu uzyskania optymalnej adhezji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czaséw
polimeryzacji az do catkowitego zwigzania.
Preparatu do glazurowania nalezy uzywac¢ wytacznie do uszczelniania szorstkich,
poddawanych obrébce okolic (pobrzeza czynnosciowego). Zapobiega on
gromadzeniu resztek pozywienia i przebarwieniom.
Nalezy unikaé zanieczyszczenia preparatu metakrylanami (np. garnkéw
ci$nieniowych zanieczyszczonych po wykonywaniu protez albo rozpuszczalnikéw
na bazie metakrylanu, stosowanych do usuwania materiatéw podscielajacych).
Zanieczyszczenie moze powodowac niecatkowitg polimeryzacje materiatu Ufi Gel
SC/ preparatu do glazurowania i draznigcy posmak w ustach.
Buteleczki zamykaé natychmiast po uzyciu:

Baza preparatu do glazurowania = biata nakretka

Katalizator preparatu do glazurowania = czerwona nakretka
Do szlifowania i polerowania stosowac¢ zataczone krazki gruboziarniste (brazowe),
REF 2049, albo inne frezy lub krazki polerskie przeznaczone do materiatéw
elastycznych. Przy opracowywaniu protezy lub podscielenia nie wdychac¢
powstatych pytéw z tworzyw sztucznych lub z silikonu. Zaleca si¢ stosowanie
maski ochronnej.
Podscielona proteze czysci¢ za pomoca miekkiej szczoteczki przeznaczonej do
protez lub szczoteczki do zebdw, uzywajac srodka czyszczacego bez sktadnikow
Sciernych (np. neutrainego mydta). Nastepnie doktadnie wyptukac.
Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniaja Paristwa z obowigzku
sprawdzenia przydatnosci dostarczonych przez nas preparatéw do zamierzonych
zastosowan.

Przechowywanie:
Przechowywaé¢ w temperaturze 4°C - 23°C. Nie stosowaé po uptywie terminu
waznosci.

Utylizacja:
Produkt nalezy utylizowaé¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Obowigzek zgtaszania:

Wszelkie powazne incydenty, takie jak zgon pacjenta, czasowe lub trwate powazne
pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby oraz powazne
zagrozenie zdrowia publicznego, ktére wystapity badz mogty wystgpi¢ w zwigzku
z zastosowaniem produktu Ufi Gel SC, nalezy zgtaszaé firmie VOCO GmbH oraz
wiasciwym organom.
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Navod k pouziti
EU Zdravotnicky prostredek

Popis produktu:

Ufi Gel SC je trvale mékky podkladaci materidl na bazi adi¢niho silikonu.
Automaticka polymerace za studena zaru¢uje snadné a rychlé pouziti Ufi Gel SC k
primému i nepfimému podkladani. Sada obsahuje adhezivni tekutinu pro dosazeni
kvalitni vazby mezi protézou a podkladacim materidlem, originaini podkladaci
materidl i glazovaci bazi a katalyzator k uhlazeni hrubého povrchu. Ufi Gel SC je
vhodny pro vechny protézy vyrobené z materialli na bazi polymetylmetakrylatd.
Cerstvou podlozku z Ufi Gel SC Ize opravovat a upravovat.

Indikace:

Trvale mékké podkladani celkovych a ¢asteénych snimatelnych nahrad
-k odstranéni tlakovych zén

- k potlageni palatinalni vibra¢ni linie

- v pfipadech ochablych hiebenli a/nebo nedostateéné adheze

- ke zmirnéni tlaku ostrych hran na alveolarni vybézky

- k podpofe hojeni v implantologii

Kontraindikace:

Ufi Gel SC a Ufi Gel SC glazury obsahuje katalyzatorem je platina. Ufi Gel SC
adhezivum obsahuje butanon a metakrylaty. V pfipadé znamé precitlivélosti (alergie)
na tyto slozky produktu Ufi Gel SC je nutné od pouziti upustit.

Cilova skupina pacientti:
Ufi Gel SC Ize pouzit pro vSechny pacienty bez omezeni véku nebo pohlavi.

Funkéni charakteristiky:
Funkéni charakteristiky produktu odpovidaji pozadavkdm uréeného uéelu pouziti a
pfislusnych standardd vyrobkd.

Uzivatel:
Aplikaci produktu Ufi Gel SC provadi uZivatel odborné vzdélany v oboru zubniho
|ékarstvi.

Pouzi

1.

2a.

2b.

Pfiprava a povrchova uprava protézy:
Zkontrolujte pribéh okluze a provedte pfipadné Upravy. Nahradu dezinfikujte
a poté ji dikladné osuste. Protézu dikladné vygistéte kartackem a osuste.
Vzdy odstraiite veskeré predchozi podkladaci materidly. VSechny oblasti
uréené k podkladani obruste nejméné o 1 mm, aby byla tloustka nasledného
podkladani minimalné 2 mm. Ddlezité: zkoseni (profil) okraju je ve viech
oblastech tfeba podlozit. Upravte vestibularni, lingvalni a dorzalni okraje,
nejlépe zkosenim. Zaoblete okraje protézy. Suchym kartackem nebo proudem
ési oleje odstrarte prach z brouseni. NepouZivejte vodu
nebo parni Cisticku. Poté povrch protézy odmastéte bezprasnym hadiikem
navlhéenym v Cistém alkoholu (min. 90 %) a otfete docista. Poté nechte
1 minutu odpafit. Vlhkost, aditiva (tj. jako v prostfedcich k ¢isténi kavity),
sliny, syntetické tekutiny obsahujici monomery nebo dotyk rukou snizi adhezi
Ufi Gel SC k protéze.
Pred prvnim Zitim vy
se $téteckem.
Vicko se sté jte na
Pfed pouzitim nechte material ohfat na pokojovou teplotu.
Na pripravené oblasti, které maji pfilnout k Ufi Gel SC naneste adhezivum.
Povrch musi byt adhezivem rovnomérné a zcela pokryt.

éni: Lahvicku ihned po pouziti uzavrete a skladujte ve vzpfimené

na s

vicko za vicko

Nechte 1 minutu odpafit.

Kartus Ufi Gel SC vlozte do davkovaci pistole VOCO (typ 2) nebo do jiné
pistole s vhodnym pistem. Z technickych diivod( se mohou vyskytnout drobné
rozdily v hladiné napiné v jednotlivych komorach. Z toho diivodu sejméte vicko
a material vytlacujte, dokud se mnoZstvi napiné vytladované z obou komor
nevyrovna. Poté otoenim o 90° pripevnéte a zajistéte michaci hrot. Material
se automaticky smicha ve spravném pomeéru.

Namichany material naneste nejprve na lingvalni / dorzalni okraj, poté na
vestibularni. Poté jej rozprostrete na bazi. Zkontrolujte, ze jste na vSechny
oblasti pokryté adhezivem nanesli také silikon. V oblastech uréenych k
podkladani by méla byt vrstva Ufi Gel SC silna nejméné 2 mm. Po smichani
ma Ufi Gel SC dobu zpracovani 1 min 45 s.

Nasazeny michaci hrot slouzi pouze k jednorazovému pouZziti. Po pouZiti
kartusi skladujte pevné uzavienou. Pfed opétovnym pouzitim zkontrolujte
vystupni otvory, zda jimi material volné protéka.

Zarucenych vlastnosti produktu Ize dosahnout pouze pfi pouziti dodanych
originalnich michacich hrotd, které jsou k dispozici také jako pfislusenstvi.
Pfimé podkladani v ustech:

1 minutu po rozprostieni Ufi Gel SC Ize protézu nasadit do Ust pacienta.

- Pozadejte pacienta, aby jemné skousl a vydrzel v normokluzi (1 min).

- Poté by mél pacient provadét funk&ni pohyby pfi Zvykani a polykani (5 min).
- Po celkem zhruba 6 minutach Ize protézu z Ust vyjmout.

é: Striktné dodrzujte vySe uvedené ¢asové intervaly.

ani je mozné provést 10 minut po vyjmuti podloZzené protézy z ust.
Upravy by mély byt provadény pouze s nejvétsi opatrnosti.
Nepiimé podkladani v laboratofi:

Provadi-li se podkladani v laboratofi, rozprostiete silikon na protéze a
poté podle navodu k pouziti izolujte sadrovy model alginatovym izolaénim
prostiedkem bez obsahu formaldehydu pro syntetické materialy (nedoporucuje
se: silikonovy izolaéni prostredek).

Protézu s rozprostfrenym Ufi Gel SC nasadte na model a upevnéte v kyveté
nebo k tomu uréené jiné pomucce. Kovovou $pachtli nebo &istym sadrovym
nozem vytvarujte funkéni okraje. Po vytvarovani nechte Ufi Gel SC 2 - 5 minut
ztuhnout, poté dejte kyvetu s protézou a modelem na dobu 15 minut pfi 40 °C
- 45 °C do tlakového hrnce.

Celu soustavu nechte nasledné 20 minut vychladnout.

Upozornéni: Protéza, sadrovy model nebo kyveta se nesmi v zadné fazi
opracovavat parni Cistickou.

Dokoncovani podkladani:

Veskery prebyteény material Ize odstranit jemnymi ostrymi nizkami (na
nehty) nebo skalpelem. Dokoncovani prfechodové oblasti: je-li to tfeba, po
30 minut&ch oblast obruste lesticimi disky (REF 2049) nebo brusnymi pasky.
Jakékoli ¢asnéjsi obrusovani je tfeba provadét s velkou opatrnosti. Sada
Ufi Gel SC obsahuje 1 lestici disk REF 2049. Brusné pasky jsou k dostani v
rliznych hrubostech. Nejvhodnéjsi je hrubost 80 (hruby) a 120 (stfedni).

Pfi dokonéovani prechodové oblasti pouzivejte stfedni az nizkou rychlost
otacek (5000 - 8000 ot. / min.) a pouze mimy tlak. Zabrani se tak vzniku tepla
v podkladacim materialu i nadmérnému obrouseni materidlu na protéze. Poté
ocistéte alkoholem, veSkery zahraty silikonovy materidl nechte zchladnout a
naneste glazuru.

Upravy:

Podkladani je mozné upravovat okamzité. Podkladaci material oplachnéte
vodou a osuste, poté naneste erstvy materidl, vytvarujte jej a nechte v tstech
ztuhnout 7 minut nebo v tlakovém hrnci 5 minut.

provadét po odstranéni vrchni vrstvy Ufi Gel SC.

Dotésnéni:

K doté&snéni a uhlazeni povrchl o$etfovanych v bodé 3 pouzijte glazuru.

Pro lepsi davkovani podrzte lahvicku ve svislé poloze s kapatkem smérem
dolé a nechte vzduchové bubliny vystoupat nahoru. Stejny pocet kapek
glazovaci baze a katalyzatoru promichejte $téteCkem na michaci podlozce
do homogenni konzistence. Smés naneste v tenké vrstvé Stéteckem na
odpovidajici prechody, tj. na Cerstvé, osusené, odfiznuté a obrousené oblasti.
Doba zpracovani glazury Ufi Gel SC je 1 min 30 s. Doba tuhnuti pfi pokojové
teploté je 10 minut. Chladnéjsi prostredi prodiuzuje dobu tuhnuti.

Pouzitim tlakového hrnce Ize dobu tuhnuti zkratit na 3 minuty (40 °C - 45 °C).

Informace, p!

P H

- K pripravé protézy a zlepSeni adheze Ize povrch dodate¢né zdrsnit také
piskovanim. Protézu poté otfete Cistym alkoholem.

- Z dilvodu docileni optimalni pevnosti adheze vzdy dodrzujte dobu tuhnuti do
uplného ztuhnuti.

— Glazurou utésiiujte pouze hrubé, dokonéené oblasti (funkéni okraje), zabrani se
tak hromadéni zbytk( jidla nebo diskoloracim.

— Zabrarnite jakékoli kontaminaci metakrylaty (napf. tlakové hrnce kontaminované
po vyrobé protéz a Gistici prostiedky na odstrafiovani podkladacich materiald
obsahujici metakrylat). Kontaminace méze vést k neupinému ztuhnuti Ufi Gel SC
/ glazury a miize v Ustech piisobit drazdéni.

— Lahvicky s glazurou ihned po pouZziti uzaviete:

= bilé vicko
= Cervené vicko

Baze glazury
Katalyzator glazury

— K dokoncovani pouzivejte dodany lestici disk, hruby, hnédy, REF 2049 nebo

i

iné vhodné brousky nebo lestici disky navrzené pro pruzné materidly. Prach ze

silikonu nebo pryskyfice pfi dokoncovani protézy nebo podkladani nevdechuijte.
Doporuéujeme pouzivat ochranny $tit.

- PodloZena protéza by se méla cistit specialnim mékkym kartdckem na protézy
nebo zubnim karta¢kem a neabrazivnim Cisticim prostfredkem (napt. mydlem). Po
vygisténi dikladné oplachnout.

— Nase informace a/nebo rady Vas nezbavuiji povinnosti zkontrolovat, zda jsou nami
dodané pfipravky vhodné pro zamyslené ucely pouZziti.

Skl
Skl

Lil

ladovani:
laduijte pfi teploté 4 °C-23 °C. Nepouzivejte po uplynuti data exspirace.

vidace:

Likvidace produktu podle mistnich tfednich predpist.

Ohlasovaci povinnost:

Za
zdi
zd

vazné nezadouci udalosti, jako smrt, do¢asné nebo trvalé zavazné zhorseni
ravotniho stavu pacienta, uZivatele ¢i jinych osob a zavazné ohroZeni vefejného
ravi, které se vyskytly nebo mohly vyskytnout v souvislosti s prostredkem Ufi Gel

SC, je nutno ohlasit spole¢nosti VOCO GmbH a pfislusnym organtim.

Instructiuni de folosire
UE Dispozitiv medical

Descrierea produsului:

Ufi
de

i Gel SC este un material pentru rebazarea permanenta moale, pe baza de silicon
aditie. Proprietatile sale de autopolimerizare, de polimerizare la rece, il face

simplu si rapid de folosit, atat in rebazarea directa, precum si in cea indirecta. Setul

col

ntine un adeziv lichid pentru a asigura o legétura adezivé ferma intre proteza si

materialul de rebazare, materialul propriu-zis de rebazare, precum si glazura, baza
si catalizator, pentru netezirea suprafetelor aspre obtinute dupa prelucrare. Ufi Gel
SC este indicat pentru toate protezele care contin PMMA (polimetilmetacrilat). O
rebazare recenta cu Ufi Gel SC poate fi reparata si corectata.

Indic

Rebazare permanenta moale pentru proteze totale si partiale

Contraindica

Ufi
col

pentru eliminarea zonelor de presiune

pentru a delimita linia de inchidere marginald posterioara

n cazul crestelor fara rezilientd si/sau cu adeziune insuficienta
pentru amortizare, in cazul proceselor alveolare cu margini ascutite
pentru a ajuta procesul de vindecare in implantologie

i Gel SC si Ufi Gel SC glazura contine catalizator de platina. Ufi Gel SC adezivul
ntine butanon si metacrilati. Daca se cunoaste o hipersensibilitate (alergie) la

aceste substante continute se va renunta la utilizarea Ufi Gel SC.

Gri
Ufi

upa tintd de pacienti:
i Gel SC se poate utiliza pentru toti pacientii, fara limitare in ceea ce priveste

vérsta sau sexul.

Caracteristici de performanta:
Caracteristicile de performantd ale produsului corespund cerintelor utilizarii

col
Uti

nforme si normelor aplicabile cu privire la produs.

ilizator:

Utilizarea Ufi Gel SC este rezervata utilizatorilor profesionisti, calificati in domeniul
medicinii dentare.

Uti
1.

2a.

ilizarea:

Pregatirea si acoperirea protezei:

Verificati ocluzia si efectuati, daca este cazul, corectiile necesare. Dezinfectati

proteza si apoi uscati bine. Curatati bine proteza cu o perie si apoi uscati.

Indepartati intotdeauna orice material de rebazare din captusirile anterioare.

Abrazati médcar 1 mm toate zonele care urmeaza a fi captusite, pentru a permite

o rebazare ulterioard de cel putin 2 mm in grosime. Important: prepararea in

formé de sanfren (prepararea pragului) a marginilor tuturor zonelor ce urmeaza

a fi captusite. Preparati marginile protezei in special vestibular, lingual si dorsal

in forma de sanfren. Rotunijiti marginile protezei. indepartati pulberea de la

preparare cu o perie uscatd sau uscati cu aer uscat, fara ulei. Nu folositi apa

sau jet de abur. Apoi degresati suprafata protezei cu o panza curata, imbibata

n alcool pur (min 90 %), pana ce aceasta devine curata. Apoi Iasati s se usuce

pentru 1 min. Umiditatea, aditivii (cum ar fi agentii de curatare ai cavita

saliva, lichidele sintetice ce contin monomeri sau atingerea protezei vor

diminua adeziunea materialului Ufi Gel SC la proteza.

inainte de prima utilizare, schimbati capacul flaconului de adeziv cu

capacul cu pensula.

A nu se folosi capacul cu pensula pentru alcool!

inainte de utilizare se va aduce materialul la temperatura camerei.

Aplicati adezivul pe suprafetele pregétite pentru aplicarea materialul Ufi Gel

SC. Suprafata trebuie sa fie acoperitd complet si uniform cu adeziv.

Atentie: inchideti flaconul imediat dupa folosire si depozitati- in pozitie

verticala.

Lasati s se usuce timp de 1 min.

Introduceti cartusul Ufi Gel SC intr-un aplicator VOCO (tip 2) sau in orice

alt pistol aplicator cu pistoane corespunzatoare. Din motive tehnice pot

exista diferente minore intre nivelurile de umplere ale celor douad camere ale

cartusului. in aceste cazuri scoateti capacul si impingeti materialul pana cand

din ambele capete ale cartusului se distribuie material in mod uniform. Apoi

fixati si blocati varful de amestecare printr-o rotatie de 90°. Materialul este

amestecat automat in raportul corect.

Aplicati prima data materialul mixat pe marginea linguald/palatinald, apoi pe

cea vestibulara. Apoi aplicati pe baza protezei. Asigurati-va ca acoperiti toate

suprafetele ce contin adeziv cu silicon. Pe zonele ce urmeaza a fi rebazate, Ufi

Gel SC trebuie aplicat in strat de cel putin 2 mm grosime. Ufi Gel SC are un

timp de lucru de 1 min 45 sec de la inceperea mixarii.

Varful de amestecare fixat serveste numai utilizérii unice. Dupa utilizare,

depozitati cartusul bine inchis. inainte de reutilizare, verificati orificiile de iesire

pentru va asigura ca fluxul de material nu este impiedicat.

Proprietatile garantate ale produsului se realizeazd numai prin utilizarea

varfurilor de mixare originale furnizate cu produsul, care sunt disponibile si

ca accesorii.

Captusirea direct, in cavitatea orala:

Proteza poate fi introdusa in gura pacientului la 1 min dupa aplicarea

materialului Ufi Gel SC.

— Spuneti pacientului s& inchida usor gura, in ocluzie normala (1 min).

— Apoi pacientul trebuie sa execute miscari masticatorii si de deglutitie
(5 min).

— Dupa un total de 6 minute, proteza poate fi indepartata din cavitatea orala.

Important: Urmati cu strictete intervalele de timp indicate mai sus.

Finisarea trebuie realizatd la 10 min dupa extragerea protezei captusite din

gura pacientului. Orice finisare facuta mai devreme trebuie efectuata cu o grija

extrema.

2b. Captusirea indirecta, in laborator:

Indic:

Cand captusirea este executata in laboratorul dentar, acoperiti proteza cu
material si apoi izolati modelul de ipsos cu un agent separator pentru materiale
sintetice pe baza de alginat, fara formaldehida (nu se recomanda: un agent
separator pe baza de silicon) urmand instructiunile de utilizare ale acestuia.
Pozitionati proteza captusitd cu Ufi Gel SC pe model si fixati-le pe amandoua
intr-un dispozitiv de captusire sau in chiuveta de ambalare. Modelati zonele
functionale cu ajutorul unei spatule metalice sau cu o spatula din plastic curata.
Dupéa modelare, lasati materialul Ufi Gel SC sa faca priza timp de 2 - 5 min,
apoi introduceti dispozitivul de captusire (sau chiuveta de ambalare) cu proteza
incarcata cu material in unitatea de presiune, timp de 15 min, la 40 °C - 45 °C.
Apoi lasati dispozitivul de captusire sa se raceasca pentru 20 min.

Atentie: in nicio faza a rebazarii, proteza, modelul de ipsos sau dispozitivul de
rebazare nu trebuie atinse cu jetul de abur.

Finisarea captusirii:

Orice exces de material poate fi indepértat cu ajutorul unui foarfece fin si
ascutit (de unghii) sau cu un bisturiu. Finisarea zonei de tranzitie: Daca este
necesar, realizati finisarea dupa 30 min, folosind discuri de finisare (REF 2049)
sau benzi abrazive. Orice alt proces de finisare care se realizeaza mai devreme
trebuie executat cu o foarte mare atentie. Setul Ufi Gel SC contine 1 disc de
finisare REF 2049. Benzile abrazive sunt disponibile cu granulatii de marimi
diferite. Cele mai potrivite marimi sunt de 80 (abraziv) si 120 (mediu). Utilizati
viteza de rotatie medie spre joasa (5000 - 8000 RPM) si aplicati o presiune
usoara cand finisati zona de tranzitie. Aceasta previne generarea de célduré in
zona captusita, cat si abrazarea excesiva a materialului protezei.

Apoi curétati cu alcool, lasati materialul siliconic cald s& se raceascd si apoi
aplicati glazura.

Corec
O corectie imediata a rebazarii este posibila. Clatiti rebazarea cu apa si
uscati-o, apoi aplicati material proaspat, modelati-| si |asati-l sa faca priza in
cavitatea orald timp de 7 min sau in unitatea de presiune, 5 min. Orice corectie
ulterioara (in termen de doua sdptamani) a rebazarii poate fi efectuata dupa
indepartarea ultimului strat de Ufi Gel SC.

Sigilarea:

Folositi glazura pentru a sigila si a netezi suprafetele tratate in pasul 3.

Pentru o dozare mai bund, mentineti flaconul in pozitie verticald cu picuratorul
in jos si lasati ca bulele de aer sa se ridice la suprafatd. Mixati un numar
egal de picaturi din baza si catalizatorul glazurii, cu o perie, pe o placuta de
mixare, pana cand se omogenizeaza. Aplicati amestecul intr-un strat subtire pe
marginile corespunzatoare, cu o perie, de ex. pe suprafetele uscate, proaspat
taiate si in zonele functionale. Timpul de lucru al glazurii Ufi Gel SC este
de 1 min: 30 sec. Timpul de priza la temperatura camerei este de 10 min.
Temperaturile mai scazute prelungesc timpul de priza. Timpul de prizé poate fi
scurtat la 3 min prin folosirea unei unitati de presiune (40 °C - 45 °C).

i, masuri de precautie:
Pentru a pregéti proteza si a imbunatati adeziunea, materialul protezei poate fi
abrazat suplimentar folosind sablarea. Dupa aceasta, stergeti cu alcool pur.
Respectati intotdeauna timpii de priza, pana la priza finald, pentru a obtine o
adeziune optima.
Sigilati numai rugozitatile, zonele finisate (zonele functionale) cu glazura, pentru a
preveni acumularea de reziduuri alimentare sau decolorarea.
Evitati orice contaminare cu metacrilati (de ex. unitati de presiune contaminate
dupa fabricarea protezelor si solventi care contin metacrilati pentru indepartarea
materialelor de c&ptusire). Contaminarea poate duce la o polimerizare incompleta
a materialului Ufi Gel SC sau al glazurii si la aparitia unui gust iritant in gura.
Tnchideti imediat flacoanele dupé folosire:

Glazura baza = capac alb

Glazura catalizator = capac rosu
Pentru finisare, folositi discul maro, rugos, inclus in pachet, REF 2049 sau alte
freze adecvate sau discuri de lustruire special concepute pentru materialele
flexibile. Nu inhalati siliconul sau praful sintetic atunci cand finisati proteza sau
captusirea acesteia. Este recomandata purtarea unei méasti de protectie.
Curatarea protezei captusite trebuie sa fie efectuaté cu o perie moale speciald sau
cu o periutd de dinti moale si o solutie de curatat neabraziva (de ex. sapun neutru).
Dupa aceasta, se clateste din abundenta.
Indicatiile si/sau consilierea noastra nu va exonereaza de obligatia de a verifica
daca preparatele livrate de noi sunt adecvate pentru scopurile de utilizare
prevazute.

Pastrarea:
A se depozita la 4 °C - 23 °C. A nu se utiliza produsul dupéa data expirarii.

Eliminarea:
Eliminarea produsului conform dispozitiilor legale locale.

Obligatia de anuntare:
Incidentele grave cum sunt decesul, deteriorarea grava, temporara sau permanentd,

a

starii de sanatate a unui pacient, a unui utilizator sau a unei alte persoane si

amenintare gravé la adresa sanétatii publice, care au aparut sau ar putea apérea in
legétura cu Ufi Gel SC trebuie comunicate VOCO GmbH si autoritatii competente.
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WHcTpyKuum 3a ynoTtpeba
EC MepuuuHcko usgenuve

OnucaHue Ha NpoayKTa:

Ufi Gel SC e matepuan Ha ocHoBa Ha A-CUNMKOH 3@ NOCTOSIHHO MeKO pe6asupaHe.
CBOWCTBOTO My fja NonMMepuanpa XMMUYeckn npasu nanonssaxeto Ha Ufi Gel
SC NpoCTO 1 NIECHO KaKTO 3a AMPEKTHO, Taka 1 3a UHAVPEKTHO pe6asupaHe.
KoMnnekTsT ChbpXKa aaxe3nBHa TEYHOCT 3a NOCTUraHe Ha A06Gpa BPb3Ka MexXay
npoTesata U peGasvpaluvs MaTepuan, OpuUriHanHUST peGasvpall, matepuan,

a

Cblo M rnasupawa 6asa W KaTanusaTop 3a 3arfaxpaHe Ha HepasHUTE

nosbpxHocTu. Ufi Gel SC e nogxopsiy 3a BCUYKM NpoTe3n Ha ocHoBa Ha PMMA
cnep, usnunsisaHe. HosoHanpaseHoTo pe6asupare ¢ Ufi Gel SC moxe aa ce
nonpass.

Mokasanus:
MOCTOSIHHO MeKO pebaanpaHe Ha Lefin 1 YacTUYHW NpoTean

3a obnek4asaHe HaTUCKa BbPXY HaTOBapeH! y4acTbLm

3a NOKpuBaHe Ha nanaruHanHarta A-nuHus

B cny4an Ha paspacTtHana nurasuua wwvnn HepgocTaTb4yHa agxesvs
3a TanuuupaHe Ha OCTPOBLPXU aNBeoNapHN rpeGeHn

3a nognomaraHe Ha 03gpaBuUTeNHUA Npouec B UMNNAHTONOrnATas

MpoTusonokasaxus:
Ufi Gel SC n Ufi Gel SC rnasypara cbabpika nnatvHeH katanusartop. Ufi Gel SC

aaxe3nBbT

cbabpka 6yTaHOH W MmeTakpunatu. [pu ycTaHoBeHa

CBPBLXUYBCTBUTENHOCT (anepriv) kbm Tean cbeTaskn Ufi Gel SC He Tpsiea aa ce
npwunara.

Llenesa rpyna nayueHTu:
Ufi Gel SC moxe fja ce npunara 3a BCUYKW NauveHTn 6e3 orpaHuyeHns Npeasug
Bb3PACTTA UK MoNa UM.

XapakTepucTuku:
XapaKTepucTUKUTe Ha NpoAyKTa CbOTBETCTBAT Ha M3UCKBAHWATA Ha
npefHasHa4eHNeTo N CbOTBETHIUTE NPOAYKTOBU CTaHAAPTU.

MoTpe6utenu:
Ufi Gel SC ce npunara ot npocecroHanHo oby4eHn cneuranicTy B obnacrra Ha
cTomarosnorusTa.

MpunoxeHue:

1.

2a.

26.

MoaroToBka U NOKpMBaHe Ha NpoTe3ara:
MpoBepeTe OKyausiTa M HanpaseTe KOPEKLWW, ako € Heo6XoauMo.
[MesvHdekumpaiite npotesara v nopcyluete aobpe cnep Tosa. Mouncrete
npoTesata MHOro AoGpe C 4eTka U Moacyliete. BuHaru oTcTpaHsisaiTte
npeanwHu pe6asupanus. Manunete BCUYKW y4acTbuu, KOWTO Lie ce
pebasupart, Ha Abn6o4nHa noHe 1 mm, 3a Aa 6bAe No-KbCHO pebasnpalumaT
cnoii fe6en noHe 2 mm. BaxHo: npenapupaHe Ha xne6ose (ynew) rno
rpaHNLNTE Ha BCUYKM y4acTbLy, KOWTO e ce peGasupar. Mpenapupaiite
BeCcTUGYNapHW, IMHrBaHW 1 [OP3asHW yNen oco6eHo B xxnebosuaHa hopma.
Mpenapuipaiite BeCTUGYNAPHW, NMHIBaNHN 1 AOP3aNHN Pamku, Hanp. ¢ hopma
Ha xneb. 3aobnete pvboBeTe Ha nNpoTe3ara. OTCTpaHeTe npaxa CbC cyxa
YeTka UM Cyx, HeCbBPXKALL, Macno Bb3Ayx. He nsnonseaiite soaa unu napa.
Cnen ToBa oGeamacneTe MOBLPXHOCTTA Ha NpOTe3aTa, KaTo BHUMATEeNHO
n3TpueTe C HEOTAENSLL Npax Nnart, HanoeH ¢ ankoxon (MuH. 90 %). Cnep Tosa
A ocTaBeTe Aa M3CbxHe 3a 1 MUH.
Bnara, 06aBKy (T.e. KaTO NPy areHTy 3a MOYUCTBaHe Ha KaBUTeTa), CrIloHKa,
MOHOMep-ChAbpXKalw CUHTETUHYHN TE4YHOCTU nUan AOKOCBaHe C pbka e
HamansT agxeausTa Ha Ufi Gel SC kbMm npotesara.
CmeHeTe KanaukaTa Ha GyTunkaTa Ha agxes3uBa C KanaukaTa Cc yeTka
npeau mbpearta ynotpe6a.
He nanonassaiite kanaukara ¢ 4eTka 3a ankoxon!
Mpeau u3nonasaHe MaTepuanbT Ce OCTaBs Ha CTaiiHa TemnepaTypa.
HaHeceTe afixeansa BbpXy MOArOTBEHUTE NOBLPXHOCTY, KOUTO TPsiGBa Aa ce
cebpxat ¢ Ufi Gel SC u rnasypata. MosbpxHOCTTa TPsiGBa fia ce nokpue
HaMb/HO 1 PABHOMEPHO C aaxe3nsa.
BHumanue: 3aTBopeTe 6yTunkata BepgHara cnep ynoTtpe6a u
WTe B
OcTageTe fa n3cbxHe 3a 1 MUH.
MocTtaseTe kapTywara Ufi Gel SC s VOCO gucneHcep (Tun 2) nnm Bcekn
ApYr NUCTONET C NOAXOAAWO GyTano. Mo TeXHNYECKN NpUYMHU MoraT Aa
Bb3HUKHAT MaKyi Pa3/viku B HUBOTO Ha HaMb/IBaHe Ha ABETE Kamepu. 3aTosa
OTCTpaHeTe Kanadkata v M3CTUCKBaiiTe MaTepuar, [IoKaTo TOil 3ano4He Aa
“3TU4a paBHOMEPHO OT ABaTa oTBopa. Crep ToBa nocTaseTe U (uKcupanTe
cMecuTenHa KaHiona CbC 3aBbpTaHe Ha 90°. MaTepuansT aBToMaTUyHO ce
CMecBa B NPaBUIHOTO CbOTHOLLIEHNE.
HaHeceTe cmeceHns MaTepuan Mbpeo Mo NMHreanHara / aopsanHara rpaHuua,
acnep ToBa no BecTuGynapHara. Cnep Tosa nokpuiiTe ocHosata. Y6enaeTe ce,
e MOKPUBATE BCUUKN 30HM, MO KOWTO € GUN HAHECEH aAXe3NB, CbC CUMKOH.
Mo mecTara, kouTo ce pe6asupar, Ufi Gel SC Tpsisa fa e noHe 2 mm peben.
Cnep cmecBaHe, Ufi Gel SC nma pa6otHo Bpeme 1 MuH. 45 cek.
MocTaBeHaTa cMecuTenHa KaHiona Cyxu camo 3a efiHoKpaTHa yroTpeba.
Cnep ynoTpe6a CbxpaHsiBaiite kapTylua nibTHO 3aTBOpeH. MMpn NoBTOpHa
ynoTpe6a npoBepeTe [ant MatepuansT u3Tia CBOGOAHO NPe3 oTBopUTE.
[apaHTVpaHUTe XapakTepuUCTUKM Ha NPOAyKTa MoraT Aa 6baar nocTurHaTi
Camo Npy  M3Mo3BaHe Ha OPUrNHANHI CMECUTESHI KaHIONN, KOUTO ChLLO Ce
npeqnarar Kato akcecoapu.
AvpekTHO pe6asupaHe B ycTaTa:
1 muH. cnep, nokpusaHe ¢ Ufi Gel SC npoTesata Moxe fa 6bae noctaseHa
B ycTaTa Ha nauveHTa.
- TMomoreTe naumeHTa BHAMATENHO Aa 3aTBOPU yCTa B HOPMaHa OKNy3usi
(1MuH.).
- Cnepn ToBa NauMeHTLT TPAGBA [ja HanpaBi [BWKEHUS HA [AbBYEHE U
npernbLyaHe (5 MuH.).
- Cnea npu6nuanTenHo 6 MuH. o6LLO, MpoTe3aTa MOXe Aa Ce 13saau oT
ycrara.
BaxHo: BHumatenHo cb iTe r Te
DduHnpaHeTo Tpsbea Aa ctaHe 10 MUH. cnep u3BaxxaaHeTo Ha peba-
3upaHaTta npoTtesa OT ycTaTa. [lo-paHHo duHMpaHe TpsibBa fa ce
NpoBeXaa C N3KNKYUTENHO BHUMAaHME.
WHanpeKkTHO pe6a3upaHe B na6oparopusiTa:
Korato pe6asvpaHeTo ce nposexaa B naéoparopusTa, NoKpuiATe npotesara
1 cnepn ToBa M30NMPaiiTe rANCOBUS MOAEN C HeCbAbPXaLy thopmanaexua
anruHaTeH W3oNMPaLL areHT 3a CUHTETUYHU MaTepuany (He ce npernopbYBar:
M30N1aTOPV Ha OCHOBA Ha CUNNKOH) CMIOPE/; MHCTPYKLMIUTE 3a ynoTpe6a.
MocTaseTe npotesara, nokputa ¢ Ufi Gel SC, Bbpxy Moaena u ru coukcupaite
Ha ycTpOWCTBOTO 3a pebasupaHe wnu ypepa 3a otnmsaHe. OcopmeTe
(hyHKLMOHANHITE rPaHULM C METasHa LnaTyna UM YucT runcos Hox. Cnen
ochopmsiHeTo octaseTe Ufi Gel SC pa ce BTBbpAv 3a 2 - 5 MUH., cnep ToBa
nocTaseTe ypesia 3a pe6asnpaHe, 3apefieH C npoTesaTta U Mofiena B ypeaa
nop HansiraHe 3a 15 MuH. npu 40 °C - 45 °C.
Cnep ToBa ocTaBeTe ypepa 3a pebasvpaHe Aa usctiHe 3a 20 MUH.
Brumanue: MpoTesara, r1ncoBsust MOAEN UM ypesia 3a pe6aanpaqe He Morat
fa ce o6paboTBaT C napHa CTPYs Ha HUKOIi eTan.
®uHupaHe Ha pe6a3npaHeTo:
VI3NNWHUST MaTepuran MoXe fja Ce OTCTPaHM C (hvHN OCTPU HOXMLM (33 KOXKa)
vnm ckannen. ®uHUpaHe Ha NPexoAHaTa 30Ha: ako € Heo6XoaNMO, U3nuneTe
cnep 30 MyHYTH, KaTo u3nonssarte nonupaty auck (REF 2049) unn abpasveHin
NeHTU.

Mo-paHHOTO u3NunsBaHe TPsiGBa Aa Ce NPaBy C UKMIOUUTENHO BHUMAHIE.
KomnnektbT Ufi Gel SC cbabpxa eauH nonupaw, guck REF 2049.
A6pasnBHUTE NEHTN ce nNpeanaraT ¢ pasnuyeH pasmep Ha abpasvsa. Haii-
nopxofswy pasmepu ca 80 (rpy6) n 120 {cpepeH). N3nonasaiite cpegHa Ao
HWCKa CKOPOCT Ha BbpTeHe (5,000 - 8,000 RPM) 1 npunaraiite nek HaTuck,
KoraTo huHupare npexoaHara 3oHa. ToBa NpefoTBPATABA reHepupaqe Ha
TomnnnHa B peGasnpalLys CIoii, KaKTO 1 HEHYXKHO OTCTpaHsiBaHe Ha MaTepuar.
Cnep ToBa NOYNCTETE C ankoxofl, OCTaBeTe CUIMKOHOBMA MaTepuan aa ce
OXMafin 1 HaHeceTe rnasypara.

Kopekuuu:

Bb3MOXHO € fla Ce Hanpasu KOpeKuusi BeaHara cnef peGasnpaHeTo.
VannakHeTe pe6asnpaHeTo ¢ BOAa W NOACYLWeTe U Crief ToBa HaHeceTe
npecex matepwan, othopmeTe ro 1 ro ocTaseTe fia Ce BTBbPAN B ycTaTa 3a
7 MUH. UK B YPeq MO HansiraHe 3a 5 MuH.

Mo-KbCHI KOPEKLMK (B PaMKITE Ha ABE CeAMULM) Ha peGasnpaHeTo morat
Aa ce n3BbpLLAT crief NpeMaxsaHe Ha NOBbPXHOCTHUSA cnoit Ha Ufi Gel SC.
3anevatsaHe:

VianonasaiiTe rnasypara, 3a Aa 3aneyartate v 3arnagute rnoBbPXHOCTUTE,
TpeTupaHn B cTbnka 3. 3a no-ao6po AosupaHe, ApbXTe OyTunkata
BEPTMKaNHO C rytatopa Hafjonly M ocTaseTe Bb3AyLIHUTE Mexyp4eTa fia
ce uspurHat Harope. CmeceTe paBeH 6poil Kanku oT rnasypata — 6asa u
KaTanuaartop € 4eTka BbpXy CMecuTenHa nno4ka Ao MbjHO XOMOreHusvpaHe.
HaHeceTe cmecTa TbHKO BbPXy CHOTBETHUTE MPaHULY C HETKa, Hanp. BbPXy
npsicHonanuneHnTe y4acTbumn. PaboTHoTto Bpeme Ha Ufi Gel SC rnasypata e
1 muH. 30 cek. BpemeTo 3a BTBbpAsiBaHe Npy cTaiiHa Temnepatypa e 10 MuH.
TMo-HUCKM TemMniepaTypy yAbKaBaT BEMETO Ha BTBbPASBaHe.
BTBbPAsBaHETO MOXE Aa Ce YCKOpM [10 3 MUH. C U3Non3saHe Ha ypen Mnof,
Hansirate (40 °C - 45 °C).

Yka3saHus, Mpegnasuu mepku:

3a nogroToska Ha npoTe3aTa M MoOAOGPsBaHe Ha afixeansita MOXe fa ce
Hanpasy [OMbLAHNTENHO pasrpanassiBaHe Ha mMarepuana Ha npoTesara 4Ypes
nscbkocTpyeHe. Cnep ToBa N3GBLPLLETE C HUCT ANIKOXON.
BuHary cnassaiiTe BpeMeTo Ha BTBbP/siBaHe [10 OKOHYATESHOTO BTBbPAsBaHe
3a MOCTUraHe Ha onTUManHa afxe3nsHa Bpb3ka.
3aneuvaraiiTe camo rpanasuTe, GUHMPaHN 30HN (thyHKLMOHaNHaTa rpaHuLa) ¢
rnasypa, 3a fja NpefoTBPaTUTE HATPynBaHe Ha XPaHUTeNHW OcTaTbuyn W
ouseTaBaHe.
V36sireaiiTe BCSIKO 3aMbpCsiBaHe C MeTakpunaTth (Hanp. ypeav noj Hansraqe,
3aMbpCeHN Cnefi N3paboTsaHe Ha MPOTE3N U MeTaKpunaTChabpXalin
pa3TeopuTENN 3a NOYMCTBaHe Ha peGasupal mMaTtepuany). 3aMbpCABaHETO
MOXe Aa foBefe A0 HenbnHa nonumepusauus Ha Ufi Gel SC/rnasypata u
HenpusiTeH BKYC B ycTarTa.
BatBapsiiTe 6yTUNKUTE C rnadyparta BefgHara cnep ynotpeba:

nasypa - 6asa = 6sana kanayka

nasypa - KatanusaTop = YepBeHa kanadka
3a duHMpaHe n3nonagaiite NPUNOXEHNs NONUPEH Auck, rpy6, kacss, REF
2049 vnn gpyru noaxopsLy 6opepu Unv NOUPHN AUCKOBE, NPeAHa3Ha4YeHn 3a
rbBKaBy Matepuani. He nHxanupaiite CUIMKOHOB WU CUHTETUYEH Npax, Korato
¢hnHnpate NpoTesata unu peGasnpaqeTo. Npenopbysa e HoceHe Ha NpeanasHa
macka.
MouncTeaHeTo Ha pebasnpaHara npoTesa TPsisa fia ce Npasi CbC crieumanHa
MeKka yeTKa 3a MPoTe3n Wn YeTka 3a 3b6u 1 6e3a6pasnBHO MOYNCTBALLO
CpeAcTBo (Hanp. HeyTpaneH canyH). Cnep ToBa U3nnakHeTe 06UNHO.
Hawwute ykasaHus u/unu cbeeTu He Bn ocBoGoxgaBaT OT 3ab/DKEHNETO aa
NpOBEpUTE FOAHOCTTA Ha JOCTABEHNTE OT HAC Npenapary 3a NPeABUAEeHUTE Lenn
Ha ynoTpeba.

CbxpaHeHue:
CbxpaHsBaiite npu 4 - 23 °C. He usnonssaiite noseye cnep n3tndaHe Ha cpoka
Ha rofJHOCT.

W3xBbpnsHe:
TMPOAYKTBLT Ce U3XBBLP/A CLOGPA3HO Pa3nopeaGUTe Ha MECTHUTE BNacTU.

3ap

3ay

CeprosHN NpOW3LIECTBUS, KAaTO CMBPT, BPEMEHHO WM TPailHO Cepuo3HO
BJIOLIABaHE Ha 3PaBHOTO ChCTOSHUE Ha NaLVMeHTa, NoTpeGuTeNs UM Apyr auua
1 Cepro3Ha onacHOCT 3a O6LLIECTBEHOTO 3[paBe, KOUTO Ca Bb3HUKHANN U Morat
Aa Bb3HMKHAT BbB Bpbaka ¢ Ufi Gel SC, Tpsibea aa ce cbobst Ha VOCO GmbH
N KOMNETEHTHUTE BNnacTu.

Navodila za uporabo
EU Medicinski pripomoé&ek

Opis proizvoda:

Ufi Gel SC je trajno mehak material za podlaganje na osnovi A-silikona. Material
Ufi Gel SC s samodejno polimerizacijo, ki se strjuje na hladnem zraku, omogoc¢a
preprosto in hitro obdelavo tako pri direktnem kot tudi pri indirektnem podlaganju.
Komplet vsebuje adhezivno tekocino za vzpostavljanje trdne zveze med protezo

in

podlogo, material za podlaganje ter osnovo in katalizator za glajenje obrusenih

povrsin. Ufi Gel SC je primeren za vse proteze na osnovi PMMA. Sveze izdelane
podloge iz materiala Ufi Gel SC lahko popravite in spremenite.

Indikacije:
Trajno mehke podloge celih in delnih protez

za odpravljanje oti$¢ancev

za zagraditev a-linije

pri mlahavosti ¢eljustnega grebena ali tezavah z oprijemom
za zagraditev ostrih robov zloma zobne jamice v Celjusti

za podporo pri procesu celienja po vsaditvah

Kontraindikacije:

Ufi Gel SC in Ufi Gel SC glazing vsebuje platinasti katalizator. Ufi Gel SC adheziv
vsebuje butanon in metakrilate. Pri znani preob¢utljivosti (alergijah) na te sestavine
materiala Ufi Gel SC ne smete uporabiti.

Ciljna skupina pacientov:
Ufi Gel SC se lahko uporablja za vse paciente brez kakrsnih koli omejitev glede
njihove starosti ali spola.

Znacilnosti:
Znagilnosti izdelka ustrezajo zahtevam za predvideni namen in veljavnim
standardom za izdelek.

Uporabnik:
Ufi Gel SC uporablja strokovno usposobljen uporabnik zobne medicine.

Uporaba:

1.

Priprava in premaz proteze:

Preverite okluzijo in po potrebi opravite korekcijo. Protezo razkuzite in nato
temeljito posusite. Protezo s pomocjo $¢etke temeljito oCistite in jo osusite
Vedno odstranite in obrusite stare, obstoje¢e podloge. Vse povrsine, ki
je treba podloZiti, obrusite za najmanj 1 mm, tako da bo kasneje debelina
podloge zna$ala najmanj 2 mm. Pomembno: robove povrsin, ki jih je treba
podloZiti, pripravite v obliki Zleba (stopni¢asta priprava). V obliki Zleba pripravite
zlasti vestibularne in lingualne oz. dorzalne robove. Robove proteze zaobljite.
Prah od brusenja odstranite s pomocjo $¢etke ali suhega zraka, ki ne vsebuje
olja. Ne uporabljajte vode ali parnega istilnika. Nato protezo razmastite. V ta
namen krpo, ki se ne kosmici, omogite s Cistim alkoholom (najmanj 90-odstotni
alkohol) in z njo obrisite povrsino. Protezo priblizno 1 minuto pustite na zraku.
Za zagotovitev optimalnega oprijema gela Ufi Gel SC na protezi pazite, da
proteza ne pride v stik z vlago, dodatki (npr. sredstva za ¢i$€enje ostankov
kave), slino, umetnimi snovmi ali teko¢ino, ki vsebuje monomer, ali da se je
ne dotaknete z roko.
Pred prvo up:

s Gopicem.
Nastavka s ¢opi¢em ne uporabljajte za alkohol!
Pred uporabo naj bo material na sobni temperaturi.

pokrov jajte z

2a.

2b.

Tako pripravljene povrsine, na katere Zelite nanesti material Ufi Gel SC,
premazite z adhezivom. Povrsine je treba z adhezivom prekriti popolnoma in
enakomerno.

Pozor: steklenicko po uporabi takoj ponovno zaprite in jo shranite v
pokonénem polozaju.

Protezo priblizno 1 minuto pustite na zraku.

Vstavite kartuso Ufi Gel SC v odmerjevalnik VOCO (tip 2) ali v drugo ustrezno
mesalno pistolo z ustreznim batom. Iz tehni¢nih razlogov lahko pride do
manjsih odstopanj v stanju napolnjenosti obeh prekatov. Zato odstranite
zapiralo in tako dolgo iztiskajte material, dokler obe izstopni odprtini ne podata
enake koli¢ine materiala. Nato namestite mesalno kanilo in jo pri¢vrstite z
zasukom za 90°. Material se samodejno zames$a v pravilnem razmerju.
Umesani material najprej nanesite na lingualni oz. dorzalni rob, nato pa
vestibularno. Zatem nanesite material na dno. Poskrbite, da bo adheziv
povsem pokrit s silikonom. Debelina materiala Ufi Gel SC na mestih
podlaganja mora znasati najmanj 2 mm. Po zaCetku mesanja lahko Ufi Gel SC
obdelujete 1 minuto in 45 sekund.

Namesc¢ena mesalna kanila je samo za enkratno uporabo. Po uporabi kartuso
shranite dobro zaprto. Pred ponovno uporabo preverite izstopne odprtine
glede prostega pretoka materiala.

Zagotovljene lastnosti izdelka se dosezejo samo z uporabo originalnih
mesalnih kanil, ki so priloZene in so na voljo kot dodatna oprema.

Direktno podlaganje v ustih:

1 minuto po nanosu protezo namestite v pacientova usta.

- Pacient naj usta zapre z normalno okluzijo (1 minuto).

— Nato naj pacient 5 minut izvaja premike pri Zve¢enju in poZiranju.

— Po skupno 6 minutah odstranite protezo iz ust.

P P j e pi case.
Izdelava sledi priblizno 10 minut po odstranitvi podloge iz ust. Pri zgodnejsi
obdelavi bodite zelo previdni..
Indirektno podlaganje v laboratorij
Ce je treba podlogo izdelati v laboratoriju, navlazeni model iz mavca izolirajte
z locilnim sredstvom za umetne mase na osnovi alginata, ki ne vsebuje
formaldehida (ne priporo¢amo uporabe locilnih sredstev na osnovi silikona),
v skladu z navodili proizvajalca lo¢ilnega sredstva.

Protezo z nanosom Ufi Gel SC namestite na model iz mavca in ga pritrdite
v napravo za podlaganje ali v kiveto. Modelirajte delovne robove s pomocjo
kovinske lopatice ali istega noza za mavec.

Po modeliranju pustite Ufi Gel SC strjevati priblizno 2 - 5 minut, nato pa
protezo z modelom iz mavca v napravi za podlaganje ali kiveti za 15 minut
postavite v tlaéno posodo pri 40 °C - 45 °C. Nato pustite priblizno 20 minut,
da se ohladi.

Pozor: proteze, modela iz mavca ali naprave za podlaganje v nobeni delovni
fazi ni dovoljeno ¢istiti s parnim Cistilnikom!

Izdelava podloge:

Odveéni material odstranite s finimi $karjami (npr. za odstranjevanje koze na
nohtih) ali s skalpelom. Izdelava prehoda: &e je potrebno brusenje, obdelavo
zacnite ¢ez 30 min; uporabite polirno plo$¢o (REF 2049) in / ali brusni trak.
Pri zgodnej$em brusenju bodite zelo previdni. Kompletu Ufi Gel SC je
prilozena 1 polirna plo§¢a REF 2049. Na voljo je brusni trak razli¢nih zrnatosti.
Najprimernej$i zrnatosti sta 80 (groba) in 120 (srednja).

Prehod obdelajte pri srednjem ali manj$em $tevilu vrtljajev (5000 - 8000
vrtliajev / minuto) in z zelo rahlim pritiskom. S tem preprecite segrevanje
podloge in prekomerno odstranjevanje materiala proteze.

Nato povrsino ocistite z alkoholom, pustite, da se silikon, ki se je pri obdelavi
morda segrel, ohladi, in nanesite sredstvo za glajenje.

Korekture:

MozZne so takoj$nje korekture podlog. Najprej sperite podlogo z vodo in jo
osusite, nato nanesite svez material, modelirajte in strjujte 7 minut v ustih ali
5 minut v tlaéni posodi. MoZna je tudi kasnejsa korektura polnitve (najkasneje v
dveh tednih) z odstranitvijo povrSinske plasti materiala Ufi Gel SC.

Lakiranje:

Za lakiranje in glajenje povrsin, opisana v to¢ki 3, uporabite priloZzeno osnovo in
katalizator za glajenje. Zaradi bolj$ega nanasanja stekleni¢ko drzite navpi¢no,
obrnjeno s kapalko navzdol, da se zraéni mehuréek v stekleni¢ki pomakne proti
dnu stekleni¢ke. Na mesalni plosci s copi¢em za enkratno uporabo homogeno
umesajte enako koli¢ino kapljic osnove in katalizatorja za glajenje.

Mesanico s pomogjo ¢opica tanko nanesite na ustrezne sveze, suhe, odrezane
in obrusene povrsine. Po zaGetku mesanja lahko sredstvo za glajenje Ufi Gel
SC obdelujete 1 minuto in 30 sekund. Cas vezave pri sobni temperaturi je
10 minut. Pri niZji temperaturi se &as obdelave podalj$a. Cas strjevanja lahko s
pomocijo tlaéne posode (40 °C - 45 °C) skrajSate na priblizno 3 minute.

Opozorila, previdnostni ukrepi:

Oprijem materiala na protezo lahko izbolj$ate tako, da material proteze med
pripravo hrapavo obdelate s peskanjem in potem protezo obriSete s Cistim
alkoholom.
Material obvezno strjujte do popolne strditve, da dosezete optimalni oprijem.
S sredstvom za glajenje premazite le hrapavo obdelana mesta (delovni robovi), da
preprecite nabiranje in prijemanje ostankov hrane oz. obarvanost na teh mestih.
Obvezno preprecite kontaminacijo z metakrilati (npr. umazana tlacna posoda
po izdelavi proteze, uporaba loilnih sredstev, ki vsebujejo metakrilat, za
odstranjevanje starih podlog), sicer lahko pride do nepopolnega oprijema
materiala Ufi Gel SC / sredstva za glajenje ali draZenja okusa.
StekleniCke s sredstvom za glajenje po uporabi takoj zaprite.

osnova za glajenje = beli pokrov

katalizator za glajenje = rdeci pokrov
Za brusenje uporabite priloZzeno polirno plos¢o (groba, rjava, REF 2049) ali druge
freze / polirne plo$¢e za gibke materiale. Pri obdelavi proteze oz. podloge ne
vdihujte prahu umetnih mas in silikonov, po potrebi uporabite za$¢ito za dihala.
Ciséenje podloZene proteze je treba izvajati redno, s pomogjo posebne mehke
SCetke za proteze ali s pomocjo zobne $¢etke z neabrazivnim cistilom (npr.
nevtralno milo). Po ¢i¢enju sperite z zadostno koli¢ino vode.
NaSa navodila in/ali nasveti vas ne odvezujejo dolznosti, da sami preverite
primernost nasih izdelkov za nacrtovano uporabo.

Shranjevanje:
Shranjujte na temperaturi med 4 °C in 23 °C. Materiala ne smete uporabljati po
preteku datuma uporabe.

Odlaganje med odpadke:
|zdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Dolznost prijave:

[¢]

resnih incidentih, kot so smrt, zagasno ali trajno resno poslab$anje zdravstvenega

stanja pacienta, uporabnika ali drugih oseb in resno tveganje za javno zdravje, do
katerih je prilo oz. bi lahko prislo v zvezi z uporabo sredstva Ufi Gel SC, je treba
obvestiti druzbo VOCO GmbH in pristojni organ.




Navod na pouzitie
EU Zdravotnicka pomédcka

Popis vyrobku:

Ufi Gel SC je trvalo makky vystelkovy materidl na baze silikonu A. Autopolymerizujici
za studena tuhnuci material Ufi Gel SC zabezpecuje jednoduché a rychle
spracovanie pri priamych ako aj nepriamych vystelkdch. Suprava obsahuje tekuté
adhezivum na vytvorenie pevného adhézneho spojenia medzi protézou a vystelkou,
vlastny vystelkovy materidl ako aj glazovaciu bazu a katalyzator na vyhladenie
obrusenych povrchov. Ufi Gel SC je uréeny pre vSetky protézy na baze PMMA.
Cerstvo vyhotovené vystelky Ufi Gel SC je mozné opravovat a korigovat.

Indikécie:

Trvalo makka vystelka celkovych i ¢iastocnych protéz

- na odstranenie otlakov

- na ohradenie A-linie

- pri volnom tkanivovom hrebeni a problémoch s drzanim protézy
- na ohradenie ostrych hran alveolarneho vybezku

- na podporu hojivych procesov v implantoldgii

Kontraindikacie:

Ufi Gel SC a Ufi Gel SC glazovacich obsahuje platinovy katalyzator. Ufi Gel
SC adhezivum obsahuje butanén a metakrylaty. Pri znamych precitlivenostiach
(alergiach) na tieto zlozky pripravku Ufi Gel SC je nutné upustit od jeho pouzitia.

Cielova skupina pacientov:
Ufi Gel SC je mozné pouzivat pri vSetkych pacientov bez obmedzenia veku alebo
pohlavia.

Parametre vyrobku:
Parametre vyrobku zodpovedaju poziadavkam uréeného pouzitia a platnym
normam.

Pouzivatel:
Pripravok Ufi Gel SC maju pouzivat profesionalni absolventi zubného lekarstva.

Pouzitie:

1.

2a.

2b.

Priprava a potiahnutie protézy:

Skontrolujte okliziu a v pripade potreby vykonajte korektury. Nahradu
dezinfikujte a potom ju dokladne osuste. Protézu dokladne ocistite kefkou a
vysuste. Vzdy odstrarite a obruste zvysky predchadzajucich vystelok. VSetky
plochy, ktoré budete vystielat, obrtste do hibky aspori 1 mm, aby neskorsia
vrstva vystelky bola najmenej 2 mm. DélezZité: Priprava okrajov ploch, ktoré
budete vystielat, preparaciou Zliabku (schodikovou preparaciou). Do formy
Zliabku preparujte najmé vestibularne a lingudlne, prip. dorzalne okraje.
Zaoblite okraje protézy. Brusny prach odstraite kefkou alebo suchym
bezolejovym vzduchom. Nepouzivajte vodu ani parny ejektor. Nasledne
navlhéenu v ¢istom alkohole (min. 90 %). Nechajte 1 minUtu odvetrat.

Vyhnite sa vplyvu vihkosti, pridavnych latok (napr. v prostriedkoch na &istenie
kavit), slin, syntetickych kvapalin obsahujticich monoméry alebo dotykov, aby
ste zabezpecili dosiahnutie dobrého prilnutia materialu Ufi Gel SC k protéze.

Pred prvym y uzaver za uzaver so
Stetcom.

Uzéver so § zivajte na alkohol!

Pred pouzitim material ohrejte na izbovd teplotu.

Takto pripravené plochy, na ktorych sa ma prichytit Ufi Gel SC, natrite
adhezivom. Plocha musi byt pokryta adhezivom Uplne a rovhomerne.

Pozor: Flasticku potom ihned uzavrite a skladujte v stojatej polohe.
Nechajte protézu asi 1 min. odvetrat.

Vlozte kartuSu Ufi Gel SC do davkovaca VOCO (typ 2) alebo inej mieSacej
piStole s vhodnym piestom. Pri oboch komorach sa mézu vyskytnit technicky
podmienené nepatrné rozdiely v mnozstve naplni. Preto je potrebné odobrat
uzaver a materidl vytlacat dovtedy, kym material nebude vychadzat z oboch
vystupnych otvorov rovnomerne. Potom nasadte zmie$avaciu kanylu a
zaaretujte ju pooto¢enim o 90°. Material sa automaticky zmie$a v spravnom
pomere.

Namie$any material naneste najskor na lingualny, prip. dorzalny, a az potom na
vestibularny okraj. Potom natrite bazu. Zaistite, aby bolo adhezivum kompletne
pokryté silikonom. Vrstva Ufi Gel SC musi na miestach, ktoré budete vystielat,
dosahovat hribku najmenej 2 mm. Ufi Gel SC sa da po zaciatku mieSania
spracovavat 1 min. a45 s.

Nasadena zmieSavacia kanyla sluzi len na jednorazové pouzitie. Po pouziti
skladujte kartuSu pevne uzatvorenu. Pred dal$im pouZitim skontrolujte, &i
materidl volne vyteka z vystupnych otvorov.

Zéarucné vlastnosti vyrobku mozno dosiahnut len pouzitim dodanych
originalnych miesacich hrotov, ktoré su k dispozicii aj ako prisluSenstvo.
Priama vystelka v tGstach:

Protézu vlozte 1 minttu po natreti do Ust pacienta.

— Pacient musi zavriet Usta v normalnej okluzii (1 min.).

- Potom nechajte pacienta vykonavat zuvacie a prehitacie pohyby (5 min.).
— Po celkovo 6 min. odoberte protézu z Ust pacienta.

Délezité: Casové pokyny dodrziavajte presne.

Vypracovanie mdZe nasledovat pribl. 10 min. po vybrati vystelky z (st pacienta.
Skorsie opracovavanie vykonavajte velmi opatrne.

Nepriama vystelka v laboratériu:

Pokial sa vystelka vypracovava v laboratoriu, izolujte navihéeny sadrovy model
pomocou oddelovacieho pripravku bez obsahu formaldehydu a na baze
alginatu na synteticku techniku (neodporica sa: oddelovaci pripravok na baze
silikdnu) podla navodu na pouZitie oddelovacieho pripravku.

Protézu natrety pripravkom Ufi Gel SC umiestnite na sadrovy model a zafixujte
do vystelkového pristroja alebo kyvety. Funkéné okraje domodelujte kovovou
$pachtlou alebo ¢istym nozom na sadru.

Po domodelovani nechajte Ufi Gel SC 2 - 5 min. odstat. Nasledne vystelkovy
pristroj alebo kyvetu s protézou a sadrovym modelom vlozte na 15 min. do
tlakového hrnca pri teplote 40 °C - 45 °C. Nasledne nechajte asi 20 min.
vychladnat.

Pozor: V Ziadnej pracovnej faze neopracuvajte protézu, sadrovy model alebo
vystelkovy pristroj parnym ejektorom.

Vypracovanie vystelky:

Prebytky materidlu odstrarite ostrymi jemnymi nozni¢kami (na pokozku okolo
nechtu) alebo skalpelom. Vypracovanie prechodu: V pripade potreby po 30
min. obruste lestiacimi koti¢mi (REF 2049) a / alebo brisnymi pasmi. Skorsie
obrusenie vykonavaijte velmi opatrne. Stic¢astou stpravy Ufi Gel SC je 1 lestiaci
kotu¢, REF 2049. Brusne pasy su dostupné v réznej zrnitosti. Najvhodnejsia
je 80 (hruba zrnitost) a 120 (stredna zrnitost). Prechod opracujte pouzitim
strednych alebo nizkych otacok (5000 - 8000 ot. / min.) a len velmi jemného
tlaku. Tak zabranite zahriatiu vystelky a priliSnému ubytku materialu protézy.
Nakoniec vycistite alkoholom, prip. nechajte vychladnut zahriaty silikénovy
material a naneste glazovaci pripravok.

Korektry:

Okamzité korektury vystelky st mozné. Opléachnite vystelku vodou a osuste,
potom naneste cerstvy materidl, modelujte a nechajte vytvrdnat 7 minit v
Ustach alebo 5 mindt v tlakovom hrnci.

Neskorsia korektura (do 2 tyzdriov) vystelky je mozna po odstraneni povrchovej
vrstvy Ufi Gel SC.

Zapecatenie:

Na zapecatenie a vyhladenie opracovanych pléch v kroku 3 pouzite glazovacie
pripravky. Pre lepsie davkovanie drzte flastiCku zvislo kvapkadlom nadol, aby
vzduchova bublina vo flasticke vystipila nahor. Na mieSacej dosticke
homogénne premiedajte jednorazovym Stetcom rovnaky pocet kvapiek
glazovacej bazy a katalyzatora. Zmes naneste v tenkej vrstve jednorazovym
Stetcom na prislusné plochy, t. j. na erstvé, suché orezané a obrusené
plochy. Glazovacie pripravky Ufi Gel SC sa daju spracovavat 1 min. 30 s.
Doba tuhnutia je pri izbovej teplote 10 min. Nizsie teploty predlZuju dobu
opracovatelnosti. Doba vytvrdzovania sa da v tlakovom hrnci (40 °C - 45 °C)
skratit na pribl. 3 min.

Pokyny, bezpeénostné opatrenia:

Na pripravu protézy a zlepSenie spojenia je vhodné dodato¢né zdrsnenie
syntetického materidlu protézy opieskovanim a naslednym otretim Cistym
alkoholom.
Dobu vytvrdzovania dodrzte az k uplnému vytuhnutiu, aby bolo dosiahnuté
optimalne adhézne spojenie.
Pomocou glazovacich pripravkov zapecatte len zdrsnené opracované miesta
(funkéné okraje), aby sa tam zabranilo zhromazdovaniu a zachytavaniu zvySkov
potravy, prip. zabranilo sfarbeniu.
Bezpodmienecne sa vyhnite kontaminécii metakrylatmi (napr. znecistené tlakové
hrnce po vytvoreni zubnych protéz, pouZzitie rozpustadiel obsahujlcich metakrylat
na odstranenie starych vystelok) (netipiné vytuhnutie Ufi Gel SC / glazovacich
prostriedkov, podrézdenie chuti).
FlastiCky s glazovacimi prostriedkami po pouZiti ihned uzavrite:

Glazovacia baza = biele viecko

Glazovaci katalyzator = Gervené viecko
Na obrusenie pouzivajte priloZzené lestiace kottce, hrubé, hnedé, REF 2049 alebo
iné frézy / lestiace kotlce na flexibilné materidly. Pri opracovani protézy, resp.
vystelky sa chrarite pred vdychovanim syntetického alebo silikénového prachu,
prip. pouZzite prostriedky na ochranu dychacich ciest.
Cistenie protézy s vystelkou pravidelne vykonavajte makkou, $peciainou kefkou
na zubné protézy alebo zubnou kefkou s neabrazivnym gistiacim prostriedkom
(napr. neutralne mydlo). Nakoniec dobre oplachnite.
NaSe pokyny a/alebo rady vas nezbavuiju povinnosti overit si vhodnost nasich
pripravkov na zamyslané Ucely pouZzitia.

Skladovanie:
Skladuijte pri teplote 4 °C - 23 °C. Po uplynuti datumu exspirécie pripravok dalej
nepouzivajte.

Likvidacia:
Vyrobok zlikvidujte podla miestnych tradnych predpisov.

Ohlasovacia povinnost:

Zavazné udalosti ako smrt, docasné alebo trvalé vazne zhorsenie zdravotného stavu
pacienta, pouzivatela alebo inych os6b a vazne ohrozenie verejného zdravia, ktoré
sa vyskytli alebo sa mohli vyskytnut v spojitosti s pripravkom Ufi Gel SC, je potrebné
nahlasit spoloé¢nosti VOCO GmbH a prislusnému dradu.

Naudojimo instrukcija
ES Medicinos priemoné

Produkto aprasymas:

Ufi Gel SC yra A silikono pagrindu pagaminta visada minksta perbazavimo
medziaga. Tokios savybés kaip savaiminé polimerizacija bei $altas stingimas leidzia
Sia medziaga naudoti tiek tiesioginiams, tiek netiesioginiams perbazavimams.
Rinkinyje yra adhezinis skystis, padedantis sukurti gera ry$j tarp protezo ir
perbazavimo medziagos, originali perbazavimo medziaga, glaziravimo bazé ir
katalizatorius SiurkStiems pavir§iams nulyginti. Ufi Gel SC tinka visiems PMMA
pagrindu pagamintiems protezams. Ka tik atlikta perbazavimus Ufi Gel SC galima
pataisyti, pakoreguoti.

Indikacijos:
Pastovus minkstas pagrindas daliniams ir pilniems protezams.

sumazinti spaudima spaudziamuose taskuose
sumazinti gomurio linija A

esant silpniems krastams bei nepakankamai adhezijai
astriems alveolés kraStams padengti

pagerinti gyjima implantologijoje

Kontraindikacijos:

Ufi Gel SC ir Ufi Gel SC glaziiros sudétyje platinos katalizatoriaus. Ufi Gel SC
adhezyvas sudétyje butano ir metakrilaty. Esant padidéjusiam jautrumui (alergijai)
Sioms Ufi Gel SC sudétinéms dalims, produkto naudoti negalima.

Tiksliné pacienty grupé:
Ufi Gel SC gali bati naudojamas visiems pacientams be apribojimy, neatsizvelgiant
j iy amziy ar Iytj.

Veiksmingumo charakteristikos:
Priemonés veiksmingumo charakteristikos atitinka paskirties ir atitinkamy priemonés
standarty reikalavimus.

Naudotojas:
Ufi Gel SC skirtas naudoti atitinkamai iSmokytiems odontologijos specialistams.

Naudojimas:

1.

2a.

2b.

Protezo paruosimas ir padengimas:

Patikrinkite okliuzija ir jei reikia pataisykite. Dezinfekuokite proteza ir po to
kruopsci Ziovinkite. Kruop$¢iai nuvalykite Sepediu ir iSsausinkite proteza.
Nuvalykite visus anks¢iau buvusius perbazavimus. Nuslifuokite perbazuojamas
sritis maziausiai 1 mm kad perbazavimo medziagos storis bty maziausiai
2 mm. Svarbu: NuoZulniai nupreparuokite (Petinis preparavimas) visus
perbazuojamuosius protezo krastus. Vestibiulinj, liezuvinj, nugarinj pavirsiy
krastelius nuskliauskite nuoZulniai. Uzapvalinkite protezo krastus.

Nuvalykite $lifavimo dulkes arba sausu $epetéliu, arba neriebaus oro srove.
Nenaudokite vandens arba gary. Po to protezo pavirSiy nuriebalinkite ir
nuvalykite $luostant Svariu (be dulkiy) skuduréliu, sumirkytu spirite (min. 90
%). Palikite 1 min. i$sivédinti.

Drégmé, priedai (pvz.: ertmés valymo medziagoms), seilés, monomery turintys
skys¢iai ar prisilietimas sumazina Ufi Gel SC adhezijg prie protezo.

Prie$ pirma ji iski Y i i

su Sepetéli
D. io su
Prie$ aplikacija medziaga turi pasiekti kambario temperatiira.

Ant paruosty irSiy, kurie bus padengti Ufi Gel SC ir glaista tepkite
adhezyvu. PavirSiai turi bati pilnai ir tolygiai padengti adhezyvu.

Démesio: karto po ji uzdarykite i ir p
dangteliu j virsy.

Leiskite i8dZitti 1 min.

| VOCO pistoleta (2 tipo) ar kita panady pistoleta su tinkamu stimokliu jdékite
Ufi Gel SC kapsule. Dél techniniy salygy abiejose kamerose gali bati nezymus
kiekio skirtumas. Nuimkite dangtelj ir spauskite medziaga, kol ji pradés
vienodai tekéti i$ abiejy angy. UZdékite maiSymo antgalj ir pasukdami 90°
kampu jj uzfiksuokite. Medziaga automatiskai sumaiSoma teisingu santykiu.
Pirmiausia medZiaga dékite ant lieZuvinio / nugarinio pavir$iy, véliau ant
vestibulinio. Po to padenkite baze. Silikonu batina padengti visas sritis, kurios
buvo padengtos adhezyvu. Perbazuojamose srityse Ufi Gel SC storis turi bati
ne mazesnis nei 2 mm. Sumaisytg Ufi Gel SC sunaudokite per 1 min. 45 s.
Uzdéta maiSymo kaniulé skirta vienkartiniam naudojimui. Panaudoje kasete
laikykite gerai uzdare. Prie§ naudodami kita karta patikrinkite, ar medziaga
laisvai prateka pro angas.

Garantuotos produkto charakteristikos gali biti pasiektos tik naudojant
pridétus maiSymo atgaliukus, kurie taip pat gali bati jsigyjami kaip priedai.
Tiesioginis perbazavimas burnoje:

Po 1 min. nuo protezo padengimo Ufi Gel SC jj galima déti j paciento burna.
— Pacientui leiskite lengvai prikasti j normaly sukandima (1 min.).

— Pacientas 5 min. turi atlikti ryjimo ir kramtymo judesius.

— Po mazdaug 6 min. galite iSimti proteza i$ burnos.

Svarbu laikytis laiko intervaly.

Poliruoti galite praéjus 10 min. po i8émimo i$ burnos. Bet kokig ankstesne
apdaila reikia atlikti ypa¢ atsargiai.

per ijoje:

Kai perbazavimas bus vykdomas laboratorijoje, padenkite proteza ir izoliuokite
gipsinj modelj izoliacine medziaga, neturin¢ia formaldehido ir kuri pagaminta
alginato sintetinéms medziagoms pagrindu (nerekomenduojame izoliaciniy
medziagy, pagaminty silikono pagrindu). Dirbdami su izoliacine medziaga,
skaitykite jy instrukcija. Ant modelio uzdékite Ufi Gel SC padengta proteza
ir juos abu fiksuokite perbazavimo aparate, arba j liejimo flakone. Metaline
mentele arba $variu gipsiniu peiliu suformuokite funkcinius krastus.

Po to leiskite Ufi Gel SC sukietéti 2 - 5 min. ir patalpinkite perbazavimo
prietaisg su modeliu bei protezu j greitpuodj 40 °C - 45 °C temperatiroje
15 min. Tada leiskite minétam prietaisui atvésti 20 min. Nei vienoje i§ darbo
proceso faziy nei protezo, nei gipsinio modelio, nei perbazavimo prietaiso
negalima apdoroti garais.

Perbazavimo baigimas:

Visa pertekliy nuimkite plonomis astriomis Zzirklutémis arba skalpeliu.
Peréjimo srities pabaigimas: jei reikia, atlikite Slifavima po 30 min. naudodami
poliravimo diskus (REF 2049) ar $lifavimo juosteles. Bet koks $lifavimas turi bati
atliekamas su dideliu atidumu. Ufi Gel SC rinkinyje yra 1 poliravimo diskas REF
2049. Slifavimo juostelés gaminamos jvairaus grubumo. Labiausiai tinkangios
yra 80 (grubios) ir 120 (vidutinés). Naudokite greitj nuo vidutinio iki Iéto (5,000 -
8,000 RPM) ir naudodami labai lengva spaudima, kai pabaigiate peréjimo sritj.
Tada nuvalykite alkoholiu, leiskite susSilusiai silikoninei masei atvésti ir
aplikuokite glaztra.

Pataisos:

Perbazuota proteza galima i§ karto pataisyti. Nuplaukite ir i$sausinkite
perbazavima, tuomet uzdékite naujos medziagos, ja suformuokite ir leiskite
jai sustingti paciento burnoje 7 min. arba po spaudimu 5 min. Bet kokia
vélesne korekcija (2 sav. bégyje) galésite atlikti tik pasalinus virsutinj Ufi Gel
SC sluoksn;.

Padengimas:

PavirSiaus i$lyginimui ir padengimui naudokite glaziira, apdorojus pavirSius
3-jame zingsnyje. Tikslesniam dozavimui buteliuka laikykite vertikaliai lagintuvu
Zzemyn ir leiskite iSeiti oro burbuliukams. Lygiomis dalimis Sepetéliu ant
maiSymo lentelés sumaisykite Glaziros baze su katalizatoriumi.

Sumaisyta misinj plonai padenkite $epetéliu ant atitinkamy pavirsiy, t.y. ant ka
tik nuslifuoty ir sausy pavirsiy. Ufi Gel SC glaziiros darbo laikas yra 1 min 30
s. Kietéjimo laikas — 10 min kambario temperaturoje. Saltis prailgina kietéjimo
laikg. Kietéjimo laika 3 min. galima sutrumpinti naudojant spaudimo puoda
(40 °C - 45 °C).

L
L:

C) pr

Papildomai pasiurkstinus protezo pavir$iy sméliasrove, galima pasiekti geresne
adhezija. Po to pavirsiy nuvalykite grynu alkoholiu.
Tam kad susidaryty optimalus rysis, laikykités kietéjimo laiko intervaly.
Glazira padenkite tik Siurk$¢ius ir poliruotus pavirSius (funkcinius krastus), kad
nepasikeisty protezo spalva ir nesikaupty maistas.
Venkite bet kokio uzter§imo metakrilatais (pvz.: spaudimo puodai gali bati uztersti
po protezy gamybos, metakrilaty turintys skysciai naudojami perbazavimo
medziagy valymui). Visa tai gali salygoti nevisiska Ufi Gel SC/glaztros sukietéjima
ar sukelti erzinantj skon;.
Glazuros buteliukus uzdarykite i$ karto po panaudojimo:

Glaziros baze = baltas dangtelis

Glazros katalizatorius = raudonas dangtelis
Poliravimui naudokite pridétus poliravimo diskus SiurkSty ruda, REF 2049,
arba kitus lanks¢ioms medziagoms tinkamus poliravimo diskus ar graztelius.
Poliravimo metu stenkités nejkvépti silikono ar sintetiniy dulkiy. Jei bitina
naudokite apsaugine kauke.
Po perbazavimo proteza nuvalykite specialiu minkstu protezo Sepetéliu ar danty
Sepetéliu su abrazijos nesukelian¢iu valikliu (pvz.: neutraliu muilu). Tada kruop3&iai
nuplaukite.
Msy informacija ir/arba patarimai neatleidZia jusy nuo pareigos patikrinti ar miisy
tiekiami produktai yra tinkami naudoti jasy pasirinktiems tikslams.

aikymas:
aikyti 4 °C - 23 °C temperatiiroje. Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.

Salinimas:
Salinkite produkta laikydamiesi vietiniy taisykliy.

Prievolé pranesti:
Apie sunkiy padariniy sukeélusius incidentus, pvz., paciento, naudotojo ar kito

a

smens mirtj, laiking arba nuolatinj sunky sveikatos buklés pablogéjima ir didelj

pavojy visuomenés sveikatai, kurie jvyko arba bity galéje jvykti naudojant Ufi Gel
SC, bitina pranesti VOCO GmbH ir atsakingai institucijai.
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LietoSanas instrukcija
ES Mediciniska ierice

Produkta apraksts:

Ufi Gel SC ir oderé$anas materials uz A silikona bazes, kas ilgstosi saglaba elastibu.
Paspolimerizéjosais un aukstuma cietéjosais Ufi Gel SC nodrosina vienkarsu un
atru apstradi gan tieSam, gan netieSam odergjumam. Komplekta ietilpst adheziva
Skidrums, kas izveido cie$u sasaisti starp protézi un oderéjumu, pats oderésanas
materials, ka arm glazétaja baze un katalizators noslipéto virsmu nogludinasanai.
Ufi Gel SC ir piemérots visam protézém uz PMMA bazes. Tikko izgatavotu
Ufi Gel SC oderé&jumu ir iesp&jams labot un korigét.

Indikacijas:

Pa:

stavigs elastibu saglabajoss oderéjums zem pilnajam un daléjam

protézem

lai novérstu protézu spiedienu

lai izol&tu A liniju

ja protéze nepiegu| Zoklim (alveolas kaulaudu uzstk$anas) un ir gratibas ar
nostiprinasanu

lai izolétu alveolu izvirzjumus ar asam malam

lai veicinatu atvese|o$anas procesu péc implantu ievieto$anas

Kontrindikacijas:

Ufi Gel SC un Ufi Gel SC glazéjuma satur platina katalizatoru. Ufi Gel SC adhezivs
satur butanonu un metakrilatus. Ja ir zinams par paaugstinatu jutibu (alergiju) pret
$Im Ufi Gel SC sastavdalam, no izmanto$anas ir jaatsakas.

Pacientu mérkgrupa:
Ufi Gel SC var lietot visiem pacientiem bez vecuma vai dzimuma ierobezojuma.

Veiktspéjas raksturlielumi:
Produkta veiktspéjas raksturlielumi atbilst paredzéta nolika un attiecigo produkta
standartu prasibam.

Lietotajs:

Ar

Ufi Gel SC strada zobarstniecibas joma profesionali izglitots lietotajs.

Lieto$ana:

1.

2a.

2b.

Protézes sagatavo$ana un parklasana:

Parbaudiet sakodienu un veiciet korekciju, ja nepiecieSsams. Protéze jadezinficé
un péc tam rapigi janozavé. Kartigi notiriet protézi ar suku un nozavéjiet.
Vienmér nonemiet veco odergjumu un noslipgjiet. Visas oderéjamas virsmas
noslipgjiet vismaz par 1 mm, lai oderéjuma slanis vélak butu vismaz 2
mm biezs. Svarigi: oderéjamo laukumu malu sagatavosana ar ieapaliem
padzilinajumiem (pakapes izveido$ana). Galvenokart vestibularas un lingvalas
vai dorsalas malas sagatavojiet, izveidojot ieapalas formas padzilinajumu.
Noapalojiet protézes malas. Slipgjot radusos puteklus nofiriet ar suku vai
nopdatiet ar sausu un ellu nesaturo$u gaisu. Nelietojiet Gdeni vai tvaika straklu.
P&c tam attaukojiet protézi. Sai noliika samitriniet salveti, kas neatstaj pakas,
tira spirta (vismaz 90 %), noslaukiet virsmu un laujiet 1 min. apzat. Lai panaktu
optimalu Ufi Gel SC piesaisti pie protézes, nepielaujiet mitrumu, papildvielas
(piem., dobumu tiri$anas Nidzek|u sastava monomérus saturo$us
sintétisko materialu skldrumus vai pleskarsanos

Pirms pirmas li 4 del
skriivéjamu vacinu ar otinu.

Nelietojiet vacinu ar otinu spirta uzklasanai!

Pirms materiala lieto$ ildiet to ldz telpas p
Sadi sagatavotas virsmas, pie kuram piesaistisies Ufi Gel SC, parklajiet ar
adhezivu. Virsmai jabat pilnigi un vienmerigi noklatai ar adhezivu.

Uzmanibu: péc tam tadal aizskrivéjiet pudeli un uzglabajiet vertikala
stavokl.

Apméram 1 min. |aujiet protézei apzit.

levietojiet Ufi Gel SC patronu VOCO dozatora (tips 2) vai cita sajauk$anas
pistolé, kam ir piemérots virzulis. Tehnisku iemeslu d&| abu patronu kameru
pildijuma limeni var nedaudz atskirties. Tapéc nonemiet vacinu un spiediet
lauka materialu tik ilgi, ldz tas nak ara vienmeérigi pa abam izejas atverém. Péc
tam uzlieciet sajauksanas kanili un nostipriniet, pagriezot par 90°. Materials tiek
automatiski samaisits pareiza attieciba.

Sajaukto materialu vispirms uzklajiet uz lingvalas vai dorsalas malas, péc tam
vestibularaja pusé. Péc tam noklajiet pamatni. Parliecinieties, ka adhezivs ir
pilnigi parklats ar silikonu.

Oderéjamas vietas Ufi Gel SC slanim vajadzétu bat vismaz 2 mm biezam.
Pé&c sajauk$anas sakuma Ufi Gel SC ir apstradajams 1 min. 45 sek.

Uzlikta sajauk$anas kanile ir paredzéta tikai vienreizéjai lieto$anai. Péc
patronas izmanto$anas uzglabajiet to ciesi aizvérta veida. Pirms atkartotas
lieto$anas parbaudiet, vai materials brivi izplUst pa atveri.

Solitas izstradajuma Tpasibas iespéjams sasniegt, tikai izmantojot
komplektacija ieklautas originalas sajauk$anas kaniles, ko var iegadaties ka
piederumu.

TieSa oderéSana muté:

1 min. péc parklasanas ievietojiet protézi pacienta muté.

— Pacientam jaaizver mute normala sakodiena (1 min.).

- Tagad javeic ko$|asanas un ri$anas kustibas (5 min.).

— Kad ir pagajusas kopuma 6 min., iznemiet protézi no mutes.

Svarigi: precizi ieverojiet laikus.

Apstradi var veikt apm. 10 min. péc oderé&juma iznem$anas no mutes.

Ja apstrade notiek agrak, veiciet to |oti piesardzigi.

NetieSa oderesana laboratorija:

Ja odergjums tiek izgatavots laboratorija, samitrinatu gipsa modeli izolgjiet ar
formaldehidu nesaturo$u izolacijas fidzekli uz alginatu bazes, kas paredzéts
plastmasu tehnologijai (nav ieteicams: izolacijas lidzeklis uz silikona bazes),
ieverojot izolacijas lidzek|a lieto$anas instrukciju.

Uzlieciet uz gipsa modela ar Ufi Gel SC parklato protézi un nofikséjiet
oderésanas iericé vai kiveté. Funkcionalas malas modelgjiet ar metala lapstinu
vai tiru gipsa nazi.

P&c modelésanas |aujiet Ufi Gel SC 2 - 5 min. nostavéties, péc tam oderésanas
ierici vai kiveti kopa ar protézi un gip$a modeli uz 15 min. ievietojiet spiediena
katla 40 °C - 45 °C temperatira.

Nosléguma |aujiet apm. 20 min. dzeseéties.

Uzmanibu: protézi, gipda modeli vai oderésanas ierici neviena darba fazé
neapstradajiet ar tvaika struklu.

Oderéjuma apstrade:

Lieko materialu nonemiet ar mazam asam (ienadzu) $kéritem vai skalpeli
Parejas apstradasana: ja nepiecie$ama apslipésana, péc 30 min. apstradajiet
ar puléSanas diskiem (REF 2049) un / vai slipéSanas lentu. Ja slipéSana
notiek agrak, veiciet to |oti piesardzigi. Ufi Gel SC komplektam ir pievienots
1 puléSanas disks, REF 2049. Slipésanas lentam ir dazada graudainibas
pakape. Vispiemérotakas ir 80 (rupja) un 120 (vidéja). Uzsaciet parejas apstradi
ar vidéju vai mazu apgriezienu skaitu (5000 - 8000 apgr. / min.) un pavisam
vieglu spiedienu. $adi bis novérsta odergjuma sakarana un netiks nonemts
parmeérigi daudz materiala no protézes. Péc tam notiriet ar spirtu, laujiet atdzist
varbitéji uzsilusajam silikona materialam un uzklajiet glazetaju.

ickala

vacinu pret

Ir iespéjama tilitéja odergjuma korekcija. Sai noliika noskalojiet odergjumu ar
tdeni un nozavéjiet, tad uzklajiet svaigu materialu, modelgjiet un |aujiet sacietét
7 min. muté vai 5 min. spiediena katla. Vélaka odergjuma korekcija (ne vélak
ka péc 2 nedélam) ir iespgjama péc Ufi Gel SC virséjas kartas nonemsanas.
Hermetizacija:

Lai hermetizétu un nogludinatu 3. etapa apstradatas virsmas, ir japielieto
glazéSana. Lai panaktu labaku dozésanu, turiet pudeli vertikali ar pilinasanas
atveri uz leju, lai gaisa burbuli$i pudelé celtos uz augsu. Uz sajauk$anas
plaksnites uzpiliniet vienadu skaitu glazétaja bazes un katalizatora pilienu, tad
homogeéni samaisiet ar vienreiz lietojamo otinu. Ar otinu uzklajiet maisijumu
uz attiecigajam virsmam, tas ir, uz tikko apstradatam un sausam griezuma
un slipgjuma virsmam. Ufi Gel SC glazétajs ir apstradajams 1 min. 30 sek.
Sacietésanas laiks istabas temperattra ir 10 min. Zemaka temperattra
pagarina apstrades laiku. Sacieté$anas laiku var saisinat lidz 3 min., ievietojot
spiediena katla (40 °C - 45 °C).

piesardzibas
Papildus apstradajot protézes plastmasu ar smilSu struklu, lai iegltu raupju
struktlru, un apslaukot protézi ar tiru spirtu, var uzlabot piesaisti.
Lai iegutu optimalu piesaisti, noteikti jaievéro sacieté$anas laiki lidz pilnigai
sasting$anai.
Ar glazétaju ir hermetizéjamas tikai raupjas apstradatas vietas (funkcionalas
malas), lai nepielautu, ka tur uzkrajas un nogulsnéjas ediena atliekas vai notiek
iekrasosanas.
Nekada gadijuma nedrikst pielaut kontaminaciju ar metakrilatiem (piem., netiros
spiediena katlos péc protézes izgatavo§anas Iietojot metakriléms saturoéus
sacletesana, garsas kairinajums).
P&c lietoSanas tdal aizskrivéjiet glazétaja pudeles:

Glazetaja baze = baltais vacin$
Glazétaja katalizators = sarkanais vacin$

Slipésanai izmantojiet komplekta ietilpsto$o pulé$anas disku (rupj$, brins,
REF 2049) vai citus frézéSanas / puléSanas diskus, kas paredzéti elastigiem
materialiem. Apstradajot protézi vai odergjumu, nedrikst ieelpot plastmasas vai
silikona puteklus; ja nepieciesams, jalieto sejas maska.
Oderéta protéze ir regulari jatira ar specialu mikstu protézu suku vai zobu suku
un lidzekli, kas nesatur abrazivus (piem., neitralam ziepém). Péc tam kartigi
janoskalo.
Musu sniegtie noradijumi un/vai padomi neatbrivo jis no pienakuma parbaudit
misu piegadato preparatu piemérotibu paredzétajam izmantojumam.

Uzglabasana:
Uzglabat no 4 °C lidz 23 °C temperatira. Nelietot péc deriguma termina beigam.

Utilizacija:
Produkts jautilizé saskana ar vietéjiem administrativajiem noteikumiem.

Pazinosanas pienakums:

Par negadijumiem ar smagam sekam, tadam ka pacienta, lietotaja vai citu personu
nave, parejosa vai ilgsto$a un ievérojama veselibas stavok|a pasliktinasanas un
nopietns risks sabiedribas veselibai, kas rodas vai varétu bt radies saistiba ar
Ufi Gel SC, jazino uznémumam VOCO GmbH un atbildigajai iestadei.

Upute za upotrebu
EU Medicinski proizvod

Opis proizvoda:

Ufi Gel SC je materijal za trajno meko podlaganje na bazi A-silikona.
Samopolimerizirajuci, hladno stvrdnjavajuci Ufi Gel SC omogucuje jednostavnu i
brzu obradu kod izravnih, ali i neizravnih podlaganja. Set sadrzi tekuci adheziv za
uspostavu évrste veze izmedu proteze i podlaganja, sam materijal za podlaganje te
bazu za zagladivanje i katalizator za zagladivanje izbruSenih povr$ina. Ufi Gel SC
je prikladan za sve proteze na bazi PMMA. SvjeZe izradene podloge od sredstva
Ufi Gel SC mogu se popravljati i ispravljati.

Indikacije:
Stalna meka podlaganja potpunih i djelomi¢nih proteza

za uklanjanje mjesta pritiskanja

za zagradivanje A-linije

kod mlohavosti ¢eljusnog grebena i poteskoca prianjanja
za zagradivanje ostrih rubova alveolarnih nastavaka

za podrsku procesu ozdravljenja u implantologiji

Kontraindikacije:

Ufi Gel SC i Ufi Gel SC glazing sadrzava platinu kao katalizator. Ufi Gel SC adheziv
sadrzava butanon i metakrilate. Kod poznatih preosjetljivosti (alergija) na ove
sastojke proizvoda Ufi Gel SC on se ne smije primjenjivati.

Ciljna skupina pacijenata:

Ufi

Gel SC se moze upotrebljavati za sve pacijente bez ikakvih

ograni¢enja s obzirom na dob ili spol.

Radne znacajke:
Radne znacajke proizvoda odgovaraju zahtjevima namjene i vaze¢im normama za
proizvod.

Korisnik:
Proizvod Ufi Gel SC upotrebljava korisnik koji je profesionalno obrazovan u
podrugju stomatologije.

Primjena:

1.

2a.

2b.

Priprema i premazivanje proteze:
Izvrsite kontrolu okluzije i po potrebi izvrsite korekcije. Dezinficirajte te potpuno
posusite protetski rad. Cetkom dobro ogistiti protezu i osusiti je. Uvijek treba
ukloniti stare, postoje¢e podloge i izbrusiti ih. Sve povrSine, koje treba
podloziti, izbrusiti za najmanje 1 mm na nacin da debljina sloja za podlaganje
kasnije bude najmanje 2 mm. Vazno: Priprema rubova povrsina koje treba
podloziti preparacijom u obliku pravokutne stepenice. Posebno vestibularne
i lingvalne odn. dorzalne rubove pripremiti na primjer u obliku Zlijeba. Zaobliti
rubove proteze. Prasinu od brusenja ukloniti ¢etkom ili suhim zrakom koji ne
sadrzi ulje. Ne koristiti vodu ni parni ¢ista¢. Nakon toga odmastiti protezom. U
tu svrhu namocite krpu koja ne ostavlja vlakna ¢istim alkoholom (najmanje 90
%-tnim) i time obriSite povrsinu, ostavite na zraku od 1 min. Da bi se postiglo
optimalno prianjanje sredstva Ufi Gel SC na protezu, izbjegavajte vodu,
dodatke (npr. u sredstvima za ¢isc¢enje kaviteta), slinu, umjetnu tekucinu koja
sadrzi monomere ili dodirivanje rukom.

Prije prve uporabe adheziva ¢ep boce zamijenite ¢epom s kistom.

Cep s kistom ne koristiti za alkohol!

Prije primjene zagrijte materijal na sobnu temperaturu.

Tako pripremljene povrsina, na koje treba prionuti materijal Ufi Gel SC,
premazite adhezivom. Povrs$inu treba adhezivom prekriti u potpunosti i
ravnomjerno.

Pozor: Nakon toga boc¢icu odmah zatvori

Cuvatiu

Nakon modeliranja pustite da sredstvo Ufi Gel SC stoji 2 - 5 min, a nakon toga
protezu i gipsani model u napravi za podlaganje odn. kiveti stavite 15 min u
tlaéni lonac na 40 °C - 45 °C. Poslije pustite oko 20 min da se ohlade.
Pozor: protezu, gipsani model ili napravu za podlaganje ne smijete ni u jednoj
radnoj fazi obradivati parnim cistacem.

3. lzrada podloge:
Visak materijala ukloniti finim, o$trim $karama (za odstranjivanje kozice oko
noktiju) ili skalpelom. Izrada prijelaza: ako je potrebno brusenje, izvrsite
brusenje nakon 30 min polirnom plogom (kat.br. 2049) i / ili brusnim trakama.
Kod ranijeg brusenja treba biti vrlo oprezan. 1 polirna plo¢a, kat. Br. 2049
priloZzena je setu Ufi Gel SC. Mogu se kupiti brusne trake razli¢ite granulacije.
Najprikladnije su brusne trake granulacije 80 (grube) i 120 (srednje). Prijelaz
treba obradivati srednjim i malim brojem okretaja (5.000 - 8.000 o/min) i
samo vrlo laganim pritiskom. Na taj se nacin izbjegava pregrijavanje podloge
i preveliko skidanje materijala proteze. Nakon toga ogistiti alkoholom, ostaviti
da se eventualno zagrijani materijal silikona ohladi i nanijeti sredstvo za
zagladivanje.

4. Korekcije:
Moguce su trenutne korekcije podlaganja. U tu svrhu podlogu isprati vodom i
osusiti je, nakon toga nanijeti svjez materijal, modelirati i pustiti da se stvrdne
7 min u ustima il 5 min u tlanom loncu. Moguéa je i kasnija korekcija podioge
(do unutar 2 tjedna), ali tek nakon $to se ukloni povrsinski sloj sredstva Ufi
Gel SC.

5. Pecacenje:
Za pecacenje i zagladivanje povrSina obradenih u koraku 3 upotrijebite
sredstvo za zagladivanje. Radi boljeg doziranja bocicu drzite okomito, s
kapaljkom prema dolje, kako bi mjehuriéi zraka odlazili prema gore u bocici. Na
paleti za mijeSanje jednokratnim kistom homogeno zamijesati isto broj kapljica
baze za zagladivanje i katalizatora. Smjesu kistom u tankom sloju nanijeti na
doti€ne povrsine odn. na svjeze i suho odrezane i izbrusene povrsine.
Sredstvo za zagladivanje Ufi Gel SC moze se obradivati 1 min i 30 s. Vrijeme
vezanja na sobnoj temperaturi iznosi 10 min. Na nizim temperaturama vrijeme
obrade se produljuje. Vrijeme stvrdnjavanja se u tlaGnom loncu (40 °C - 45 °C)
moze skratiti na oko 3 min.

Upute, mjere opreza:

- Prianjanje materijala na protezu mozete pobolj$ati na nacin da plasti¢ni

materijal proteze kod pripreme hrapavo obradite pjeskarenjem, a zatim

protezu obriSete cistim alkoholom.

Vrijeme stvrdnjavanja postivati obavezno do potpunog stvrdnjavanja kako

bi do$lo do optimalnog prianjanja.

Sredstvom za zagladivanje premazati samo hrapavo obradena mijesta

(funkcijski rub) kako bi se na tom mjestu sprije¢ilo nakupljanje i prianjanje

ostataka hrane odn. promjena boje.

- Obavezno izbjegavati kontaminaciju metakrilatima (npr. necisti tlaéni lonci
nakon izrade proteze, uporaba otapala koja sadrze metakrilate za otkla-
njanje starih podloga) (nepotpuno vezanje Ufi Gel SC / sredstvo za zagla-
divanje, iritacije okusa).

- Bocice sa sredstvom za zagladivanje nakon uporabe odmah zatvoriti:

baza za zagladivanje = bijeli poklopac
katalizator za zagladivanje = crveni poklopac

- Za brusenje upotrijebiti priloZzenu polirnu ploéu, grubu, smedu, kat. br. 2049 i
druge freze / polirne ploce za gipke materijale. Pri obradi proteze odn.
podloge ne udisati prasinu plastike i/ili silikona, po potrebi nositi zastitu za disanje.

- PodloZena proteza trebala bi se redovito &istiti mekom, posebnom
&etkom za proteze ili zubnom &etkicom s neabrazivnim sredstvom za ¢i$¢enje
(npr. neutralni sapun). Nakon toga isprati s dovoljno vode.

- Bez obzira na naSe upute i/ili savjete, obavezni ste i dalje provjeriti prikladnost
isporucenih preparata za planirane svrhe primjene.

Cuvanje:
Cuvajte na temperaturama od 4 °C - 23 °C. Ne upotrebljavajte vise nakon isteka
roka trajanja.

Zbrinjavanje:
Proizvod se zbrinjava u skladu s lokalnim propisima.

Obveza izvjeséivanja:

Ozbiljne dogadaje kao $to su smrt, priviemeno ili trajno ozbiljno pogorsanje zdravlja
pacijenta, korisnika ili drugih osoba i ozbiljne opasnosti za javno zdravlje koje mogu
nastati ili bi se mogle dogoditi u vezi s proizvodom Ufi Gel SC trebaju se prijaviti
drustvu VOCO GmbH i nadleznom tijelu viasti.

Kasutusjuhised
[MD] EL Meditsiiniseade

ET
Toote kirjeldus:
Ufi Gel SC on A-silikoonil pdhinev pusivalt pehme timberbaseerimismaterjal. Selle
autopollimeriseeruvad ja kiilmkovastuvad omadused tagavad selle, et Ufi Gel SC
on lihtsasti ja kiiresti kasutatav nii otseseks kui ka kaudseks Uimberbaseerimiseks.
Komplekti kuulub adhesiivaine vedelik, millega saavutatakse tugev sidusus
proteesi ja imberbaseerimismaterjali vahel, imberbaseerimismaterjal ise ning ka
glasuurimisalus ja -katallisaator pindade silumiseks pérast lihvimist. Ufi Gel SC
sobib koigile PMMA-I pohinevatele proteesidele. Varskelt valmistatud Ufi Gel SC-ga
Umberbaseeringut on vdimalik parandada ja korrektuure teha.

Néidustused:

Taielike ja osaliste proteeside permanentselt pehme timberbaseerimine
- hddruvatest kohtadest vabanemiseks

— suulae vibratsioonijoone peatamine

- logiseva proteesi ja/voi ebapiisava adhesiooni korral

- teravaservaliste alveolaarsete protsesside pehmendamine

- |mplanto|oog|as paranemisprotsessi toetamine

Protezu pustiti na zraku oko 1 minute.

Kartusu Ufi Gel SC stavite u dozator VOCO (tip 2) ili neki drugi pistolj za
mijeSanje s odgovarajuéim klipom. Iz tehnickih razloga moze doc¢i do malih
razlika u razini napunjenosti obiju komora. Stoga skinite poklopac i istiskujte
materijal sve dok iz obaju izlaznih otvora materijal ne po¢ne ravnomjerno
izlaziti. Nakon toga stavite kanilu za mijeSanje i aretirajte je okretom za 90°.
Materijal se automatski mijeSa u toénom omijeru.

Zamije$ani materijal najprije nanijeti na lingvalni odn. dorzalni rub, a zatim
vestibularno. Nakon toga materijal nanijeti na dno. Osigurati da je adheziv
kompletno prekriven silikonom. Ufi Gel SC bi na mjestima podlaganja trebao
biti debljine od najmanje 2 mm. Nakon pocetka mijeSanja Ufi Gel SC se lako
obraduje jo§ 1 min 45 s.

Postavljena kanila za mijeSanje samo je za jednokratnu uporabu. Nakon
uporabe kartusu ¢uvajte ¢vrsto zatvorenom. Prije ponovne uporabe provijerite
da materijal slobodno tece kroz izlazne otvore.

Jamcene karakteristike proizvoda postizu se samo pri uporabi isporu¢enih
originalnih kanila za mijeSanje koje se mogu kupiti kao pribor.

Izravno podlaganje u ustima:

1 minutu nakon premazivanja staviti protezu u usta pacijenta.

- Pacijent treba zatvoriti usta u normalnu okluziju (1 min).

- Nakon toga pacijent treba izvoditi kretnje Zvakanja i gutanja (5 min).

— Nakon ukupno 6 min protezu izvaditi iz usta.

Vazno: To¢no postivati vremena.

Izrada moze uslijediti otprilike 10 min nakon vadenja podloge iz usta. Kod ranije
obrade treba biti vrlo oprezan.

Neizravno podlaganje u laboratoriju:

Ako podlogu treba izraditi u laboratoriju, navlazeni gipsani model izolirajte
sredstvom za odvajanje za umjetne mase na bazi alginata koje ne sadrzi
formaldehid (ne preporucuije se: sredstvo za odvajanje na bazi silikona) prema
uputama za uporabu sredstva za odvajanje.

Stavite protezu premazanu sredstvom Ufi Gel SC na gipsani model i pri¢vrstite
ga u napravi za podlaganje ili u kiveti. Funkcijske rubove izmodelirajte
metalnom lopaticom ili ¢istim nozem za gips.

Ufi Gel SC ja Ufi Gel SC glasuuri sisaldab plaatinakatalisaatorit. Ufi Gel SC
adhesiivaine sisaldab butanooni ja metakriilaate. Teadaoleva Ulitundlikkuse (allergia)
korral nende Ufi Gel SC koostisainete suhtes tuleb kasutamisest loobuda.

Patsientide sihtriihm:
Ufi Gel SC sobib kasutamiseks koigile patsientidele iima piiranguta seoses nende
vanuse voi sooga.

Toimivusnaitajad:
Toote toimivusnéitajad vastavad sihtotstarbelise kasutamise nouetele ja
asjaomastele tootestandarditele.

Kasutaja:

Toodet Ufi Gel SC kasutab stomatoloogia alal professionaalse véljadppe saanud

kasutaja.

Kasutamine:

1. Proteesi ettevalmistus ja katmine:
Kontrollige hambumust ja tehke vajaduse korral korrektuurid. Desinfitseerige
proteesid ja kuivatage seejérel pohjalikult. Puhastage proteesi pohjalikult harjaga
ja kuivatage seda. Eemaldage alati mistahes eelnevad Umberbaseerimised.
Lihvige kéik imberbaseeritavad alad vahemalt 1 mm ulatuses, et véimaldada
véhemalt 2 mm paksust Umberbaseerimiskihi tekitamist. Oluline: koigi
umberbaseeritavate alade vallide chamferpreparatsioon (Slgpreparatsioon).
Valmistage ette vestibulaar-, lingvaal- ja dorsaalvallid chamferikujuliselt.
Lihvige proteesi hambumusvallid imaraks. Eemaldage lihvimistolm kuiva harja
voi kuiva 6livaba 6huga. Arge kasutage vee- ega aurujuga. Seejarel eemaldage
rasvad proteesi pinnalt, niisutades ebemevaba lapi puhta alkoholiga (min 90
%) ja puhkige pind puhtaks. Seejérel Shustage 1 min. Niiskus, lisaained (nt
kaviteedi puhastusvahenditest), siilg, monomeere sisaldavad siinteetilised
vedelikud v6i katsumine vahendab Ufi Gel SC adhesloonl proteesne
Enne i kork
korgi vastu.
Arge korki i jaoks!
Enne kasutamist peab materjal olema toatemperatuuril.
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Kandke adhesiivainet ettevalmistatud pindadele, kuhu hakatakse Ufi Gel SC-d
peale kandma. Pind peab olema taielikult ja Uhtlaselt adhesiivainega kaetud.
Téahelepanu: Sulgege pudel kohe pérast ist ja sdilitage piisti:
asendis.

Laske 1 min &hustada.

Sisestage Ufi Gel SC kapsel VOCO segamisplistolisse (tuilp 2) voi teise sobiva
kolviga segamispustolisse. Tehnilistel pohjustel vaivad esineda véikesed
erinevused kummagi kapslikambri téituvuses. Seetdttu eemaldage sulgur
ja suruge materjali seni valja, kuni see mdlemast kambrist Uhtlaselt valjub.
Seejérel fikseerige ja lukustage segamisotsik 90° pédrdega. Materjal seguneb
automaatselt diges vahekorras.

Kandke segatud materjali esmalt lingvaalsele ja dorsaalsele, seejérel
vestibulaarsele vallile. Seejérel katke baasis. Veenduge, et kdik adhesiivainet
kandvad alad on kaetud silikooniga. Umberbaseeritavatel aladel peaks Ufi Gel
SC paksus olema vahemalt 2 mm. Ufi Gel SC to6tlemisaeg on 1 min 45 s
alates segamise algusest.

Pealekantud segamiskandilil on Uiks kord kasutatav. Parast kasutamist sailitage
padrunit kindlalt suletuna. Enne uuesti kasutamist kontrollige, kas materjal
voolab véljumisavadest vabalt labi.

Garanteeritud tooteomadused saavutatakse ainult kaasasolevate originaal
segamisotsikute kasutamisel, mis on saadaval ka lisatarvikuna.

WUHCTpYKUUS NO NPUMEHEeHUIo
EC MepauuuHckoe usgenuve

PaspeLlueH K npuMmeHeHuto Ha Tepputopun Ne ®C3 2011 / 09582

Onucanne matepuana:

Ydu Fenp CL npeacTtaensieT cobon matepuan Ans [ONrOBPEMEHHbIX MSFKUX
nepe6a3npoBOK Ha OCHOBE A-CunnkoHa. CamononMMepusylowuics matepuan
XonopHoro oteepxaeHust Yom Menb CL| rapaHTpyeT npocTyio v GbiCTpyio
TEXHOMOTNIO BbINOSHEHNSI NePe6asNpPOBOK MPAMBIM U HEMPAMBIM METOLOM.
Ha6op coaepXuT XUAKMiA aaresns s NONyYEHUs MPOYHOIO CLIEMIEHNS MeXaY
NPOTE30M 1 NOAKNAAKON, NepebasnpoBOYHbIN MaTepuan, a Takxe rnasypb (OcHosa
1 KaTanusaTop) AnA CrnaxuBaHus WnMgoBaHHbIX nosepxHocTein. Yem Fenb CLL
npeaHasHayeH s no6bix NpoTe3oB Ha ocHose NMMMA. Ceexwie nepe6asnpoBkn
13 Ypu Mensi CL| MOXKHO PEMOHTVPOBATH 1 KOPPEKTUPOBATL.

Moka3aHus K NpUMeHeHuIo:
MocTosHHbIE MArKMe Nepe6asnpPOBKi MOSHBIX 1 YaCTUYHbIX NPOTE308:

C LieNblo YCTPaHEHNs! MECT CAaBNeHNs
NS NepeKpbITUs A-NUHAN

npu NOABWKHOM rpebHe 1 3aTpyAHEHHON (rKcauum npoTesa
[IN51 NEPEKPLITIS OCTPbIX KPAEB anbBEONSPHBIX OTPOCTKOB

2a. Otsgne Umberbaseerimine suus: . o . — NS NOAAEPKKI NPOLIECCOB 3aXKMBNEHMA B IMMAAHTONOTMNA

1 min pérast Ufi Gel SC-ga katmist voib proteesi patsiendile suhu sisestada.

— Laske patsiendil 6rnalt suu sulgeda normaalse oklusiooni asendis (1 min). ~ MPoTMBONOKasaHus:

— Seejérel peaks patsient tegema malumis- ja neelamisliigutusi (5 min). Y Fensi CLLu Yebu Fenst CLY| rnasypu ConepxxuT nnaTuHoBI katanusatop. Yem
— Parast 6 minutit Gihtekokku véib proteesi suust eemaldada. Fens CL| agresns copgepxuT 6yTaHOH 1 MeTakpunatbl. CnefyeT oTkasaTbCsi OT
Oluline: jlgige rangelt iilaltoodud ajavahemikke. npumererns Ydu Fensi CL| npy Hanuyum runepyyBCTBATENBHOCTY (anneprum) K
Viimistlemine tuleks teha 10 minutit péarast Umberbaseeritud proteesi suust 3TUM KOMMOHEHTaM.

eemaldamist. Varasem viimistlemine tuleb teha dérmiselt ettevaatlikult. Lienesas rpynna nauveHTos:

2b. Kaudne iimberbaseerimine laboris: Y Mensa CL| paspelueH K NpUMEHeHNo y BCex NauneHTos 6e3 orpaHn4eHnii no
Kui imberbaseerimist tehakse laboris, katke protees ja seejérel isoleerige MONYy 1 BO3pacTy.
niisutatud kipsmudel formaldehuitidivaba alginaadil pohineva eraldusvahendiga,  XapakrepucTuku matepuana:
mis on mdeldud siinteetilistele materjalidele (mittesoovituslik: silikoonil phinev  xapakrepuctukin mateprana cooTBeTCTBYIOT Tpe6OBaHMAM, NPEALABNSAEMbIM K
eraldusvahend) kasutusjuhendi jérgi. Asetage Ufi Gel SC-ga kaetud protees nspenusm aaHHOro LENEBOrO Ha3HaueHMs, a Takke TPeGOBaHNAM CTaHAAPTOB,
mudelile ja fikseerige mélemad Umberbaseerimisseadmel v&i kipsvormis. pacnpocTpaHsioLmxca Ha faHHoe napenve.

Vormige funktsionaalsed vallid metallspaatliga v6i puhta kipsinoaga.
Péarast vormimist laske Ufi Gel SC-I 2 - 5 min kdvastuda, seejarel asetage Mons3osatens:
Co " L A B ) ) Ydum Mens CLy gonxeH ncnonbaosatbCsi NPOECCMOHANBHO MOArOTOBNEHHbIM B
proteesi sisaldav Umberbaseerimisseade (kipsivorm) ja mudel rohukambrisse 06NACTH CTOMATONOTUM CRELANMCTOM
15 minutiks 40 - 45 °C juures. Seejérel laske imberbaseerimisseadmel 20 min :
jahtuda. Tahelepanu: proteesi, kipsmudelit v6i imberbaseerimi eitohi M
nende faaside ajal aurujoaga té6delda. 1. MoparoToBka W NOKpbITUE NpoTe3a:

3. Umberbaseerimise viimistiemine: MpoBeCTU KOHTPOSb OKK/IO3WM W MPWU HEOGXOAUMOCTW BbINOMHUTE
Igasuguse Uleliigse materjali vib eemaldada peenete teravate kaaridega Koppekuuto. MpoTes Npofe3nHpULNPOBaTL 1 3aTeM TLLATESBHO BbICYLIUTH.
(kiitinenahakéérid) vai skalpelliga. Uleminekupiirkonna viimistlemine: Vajaduse MpoTes TulaTeNbHO OUUCTUTE C MOMOLLBIO LUETKY 1 BbICYLINTL. OBA3aTeNbHO
korral lihvige pérast 30 min mé6dumist, kasutades poleerimiskettaid (REF 2049) YAanuTe 1 OTWNNOBaTL CTapble, paHee M3roTOB/IeHHbIe MOAKNAAKA.
Vvoi abrasiivseid ribasid. Varasem lihvimine tuleb teha &érmise ettevaatusega. MosepxHOCTN, Nopnexalme nepe6asvpoBke, COWNNMOBATL MUHUMYM Ha
Ufi Gel SC komplektis sisaldub 1 poleerimisketas REF 2049. Abrasiivsed 1'Mm, TaK 4TOGb! TONLHA CNOSt NOAKNAJKY COCTABINA B UTOTe He Metee
ribad on saadaval erinevate terajamedustega. Sobivaimad suurused on 80 2 MM. BaxHO: NpoBecTM NOArOTOBKY Kpaes MNOBEPXHOCTEN, MoAnexaLLnx
(kare) ja 120 (keskmine). Kasutage keskmist kuni madalat pé6rlemiskiirust nepeGasupoeke (nperiapuposanie B opme xenoGka Wi CTyneHbkh).
(5000 - 8000 pooret/min) ja kasutage tleminekupiirkonna viimistlemisel ainult OCOGEHHO BECTUGYNAPHbIE W NIMHIBANbHLIE, A Takke AOPCAlbHble Kpas
véga kerget survet. See ennetab kuumuse teket imberbaseeringus ning ka Mpenapuposare B opme xenoGka. Kpas npo‘reaaﬁaakpyrﬂmh. Meie nocne
proteesimaterjali Uleliigset abrasiooni. Seejarel puhastage alkoholiga, laske Eg”ﬁ?]zﬁtzg:;f::i?ﬁz: T-|nav;>cysxgh;:10p§fg:|i: n:;’::cgg:;:mlﬁ.?:efnt
soojenenud silikoonmaterjalil jahtuda ning kandke peale glasuur. aTOro npoTe3 obpaboTatb candeTkoit 6e3 BONOKOH, CMOYEHHOW YUCTbIM

4. Korrektuurid: cnupTom (MuHUMYM 90 %), 1 OCTaBWTb Ha 1 MUHYTY Ans BbiBETPUBaHWS. [Ans
Umberbaseeringu vahetu korrektuur on véimalik. Loputage timberbaseeringut [IOCTXKEHUS ONTUMANLHON dukcauun Matepuana Y¢m Fenb CLY Ha npoTese
veega ja kuivatage, seejarel aplitseerige vérsket materjali, vormige seda ja VICKNIOYUTL [OTParvBaHns U NomapaHus BNaru, CrioHbl, AO6aBOK (Hamp., B
laske sellel suus 7 min v6i réhukambris 5 min kévastuda. Mistahes jargnevad CpeAcTBax [ OYNCTKN NONOCTEIR), KUAKOCTEl C coflep>kaHneM MOHOMepoB
Umberbaseeringu korrektuurid (kahe nédala jooksul) voib teha pérast pealmise nnacTmacc.

Ufi Gel SC kihi eemaldamist. Mepen Ha c aar

5. Tihendamine: 3aMEHUTb KPbILIKON C KUCTOYKOWA.

Kasutage glasuuri 3. etapis té6deldud pindade tihendamiseks ja silumiseks. He ucnonb3sosarts Ans cnupTa KpBILLKY G KUCTOUKOW! .
Paremaks doseerimiseks hoidke pudelit vertikaalselt tilguti allpool ja laske Mepea npumeHeHMem maTepuan crnepyeT AOBECTM AO KOMHaTHOWM
shumullidel pinnale tousta. TemnepaTypbl. Ha MOArOTOBNEHHbIE BbILIEONUCAHHBIM CMOCOGOM
Segage vordne arv glasuurimisaluse tilkasid ja katalUsaatori tilkasid pintsliga nosepxHocTy np?Teaa, K KOTOpbIM AOMKeH cukcnposaTbest Ypu Fenb
segamisalusel kuni tekib homogeenne segu. Kandke segu 6hukese kihina CL, HaHecTu croii apreausa. Bos NOBEPXHOCTE AOMKHA GhiTk PaBHOMEPHO
vastavatesse piiridesse pintsliga, st varsketele kuivalt I6igatud ja lihvitud NOKPBITa AAresnsom.

aladele. Ufi Gel SC glasuuri té6tlemisaeg on 1 min 30 s. Kdvastumisaeg rnocne 3AKPEITL U XpaHUTL
toatemperatuuril on 10 min. Jahedamad tingimused pikendavad ;::f;:gg::;;": :g:::;i’:}":é 1 MUHYTY A9 BLIBETPMBAHUS
kovastumklsaega, K?vastumlsaega saab lihendada kuni 3 minutini, kasutades KapTpumx ¢ Y Fenem CL| nomectuTs 8 VOCO-gucnencep (Tun 2) win
survepotti (40 - 45 °C). B M0G0 APYroi NUCTONET NS CMELIMBAHMA C MOAXOASLIMMU CTEPXKHAMM.

Juhised, ettevaatusabindud: Mo TEXHNYECKUM MPUYMHAM BO3MOXHA He3HaYUTeNbHas pasHuLa B YPOBHE

- Proteesi ettevalmistamiseks ja adhesiooni parandamiseks véib liivapritsiga teha 3arnofiHeHNsi 06ONX OTCEKOB KapTpumka. MMo3TomMy HeoGXOAUMO CHSITb

proteesi lisakarestamise. Pérast tuleb seda puhta alkoholiga piihkida. KONNa4yok KapTpuaxa v BblAaBnuBaTe Matepuan Ao Tex Mnop, noka ero

- Jélgige alati kdvastumisaegu kuni tdieliku kovastumiseni, et saavutada BbIXOf} U3 0GOVX OTBEPCTUIA He BYAET pPaBHOMEPHBIM. Mocne 3Toro HapeTe

optimaalset sidusust. Ha KapTPUK KaHIoNIo AN CMeLIMBaHns 1 3adMkCpoBaTh ee NOBOPOTOM Ha

- Tihendage glasuuriga ainult karedad poleeritud alad (funktsionaalne vall), et 90°. MaTepvan asToMaTM{ecky CMeLLNBAETCA B NPaBbHOM COOTHOLIEHNM.

ennetada toidujadkide kogunemist v&i varvusemuutust. Mpuroto marepuan HaHecTn Ha Y RopcastbHbIn

- Ennetage mistahes kontaminatsiooni metakrilaatidega (nt péarast kpali npoTesa, a 3aTeM Ha BeCTUGYNAPHINA. Mocne dero mokpbisaeTes

proteeside fabritseerimist ja metakriilaadil pdhinevate lahustitega BHYTPEHHSS MOBEPXHOCTL Gasiica npoTesa. YOeNTLCS B TOM, 4TO apresvs

Umberbaseerimismaterjalide eemaldamisel saastunud r&hukambrid). MONHOCTLIO NEPEKPLIT CUMMKOHOM. TonuHa HaHeceHHoro cnosi Ydu

Kontaminatsioon pohjustada mittetaielikku Ufi Gel SC-d / glasuuri kdvastumist ja Fene CL ponxna pocTurare MvHamym 2 M. Ydm Fenb CLL MoxeT Gbite
Arritavat maitset SUUS. MCMONbL30BaH B TeveHre 1 MUH. 45 cek. OT Havana samelunBaHns.

_ Sulgege glasuuripudelid kohe pérast kasutamist: YcTaHoBneHHasi Hacajka (KaHions) Ansi CMeLINBaHus npeaHasHayYeHa Tobko

glasuurimisalus < valge kork ANs OHOKPATHOro Mp! . Mocne np cneflyeT XpaHuTb

b . KapTPUAXW NOTHO 3aKPbITbiMU. [pu MOBTOPHOM NPUMEHeHWUM cneayet

glasuurimiskataliisaator = punane kork NPOBEPUTL BbIMNYCKHbIE OTBEPCTUS 1 YGEANTLCS, YTO MaTepuan CBOGOAHO

- Kasutage viimistlemiseks pakendis olevat poleerimisketast, jame, pruun, BbIABNMBAETCS YEPes HUIX.

REF 2049 v3i teisi painduvatele materjalidele loodud sobilikke puure véi YKazaHHble CBOWCTBA NPOAYKTA [OCTUralOTCA TOMBLKO MPU MPUMEHEHUN
pf)_leerlnjlskeﬁ§|d, Ar_g_e hingake pr(_:vteeS| vo_ mberb_aseerlngu v}um\s_tlemlsel sisse OPUFUHANLHEIX CMECUTENBHBIX KaHIONb, BKMIOYEHHbIX B MOCTaBKY W
§|l|koon| ega siinteetilist tolmu. Kaitsemaski kandmine on soovituslik. NPeAnaraemMbix B Ka4ecTBe KOMANEKTYIOLLVX MPUHAZNEXHOCTEN.

— Umberbaseeritud proteesi tuleb puhastada spetsiaalse pehme proteesiharjaga .

voi hambaharjaga ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga (nt neutraalne seep). 2a. Buinonkenve nepeGasupoBKy B NONIOCTU PTa MPAMLIM METOAOM:
Loputage parast hoolikalt. Yepes 1 MUHYTY NOCfie HAHECEHUs MaTepuana BHECTI MPOTE3 B NOMOCTbL pTa

- Meie Juhis_ed ja/vt?i ndustamine ei vabasta l_eid sellest, et kontrollida meie tarnitud TELHVI::;:;” AOMKEH 3aKPLITh POT B NONOKEHUN LeHTPanbHOM OKKII03MN

preparaatide sobivust kavatsetud kasutamisotstarvete jaoks. ((bVIKCUPOBATH 3TO NONIOKEHME OfHY MIHYTY).

Sailitus: - 3aTeMm B TeyeHue 5 MUHYT BOCNPOWU3BOAUTL XKeBaTesbHbIe U FNoTaTeNbHbIe

Ladustage temperatuuril 4 °C — 23 °C. Parast kolblikkusaja I6ppemist drge enam ABUKEHNA.

Kasutage. - Yepes =~ 6 MiH. NPOTE3 M3BMEYb 13 NONOCTY pTa.

BaXxHO: TO4HO Tb Yy WUH

Jaatmekaitlus: OKoHuaTenbHyl0 06paBboTKy NPoTe3a Mocne BbINOMHEHNS Nepe6asnpoBKA

Toote jaatmekaitlus tehakse vastavalt kohalike ametkondade eeskirjadele. MOXHO MPOBOANTL Yepe3 ~ 10 MUH NOCNE M3BNEYEHNUS! €ro U3 NOMOCTU pTa.

Teatamiskohustus: Bonee paHHiolo 06paboTKy cnepyeT NPOBOANTL KpaiiHe OCTOPOXHO.

Tosistest juhtumitest, nagu néiteks patsiendi, kasutaja voi teiste isikute surmast, 26. B AOM B nabGopaTopumn:

nende tervisliku seisundi ajutisest voi plsivast raskekujulisest halvenemisest ning Ecnu nepe6asnpoBka BbINONHAETCA B Na6opaTtopuu, HEO6X0AUMO U30INPO-

raskekujulisest ohust rahvatervisele, mis on tekkinud v&i oleksid vdinud tekkida BaTb YBMIXKHEHHYO MMNCOBYO MOAENL C NMOMOLLbIO M30/IMPYtoLLero cpeacTsa
toodet Ufi Gel SC kasutades, tuleb teatada ettevottele VOCO GmbH ja padevale ANsi NNacTMacckl Ha abrMHaTHON OCHOBE 6e3 coaepXanus dopmanbaeruaa
ametiasutusele. COrNACHO NHCTPYKLMI MO MCTONb30BAHMIO JAHHOIO CPE/CTBA (HE PeKOMeHY-
10TCS U30NNPYIOLLNE CPEACTBA Ha OCHOBE CUMKOHA).
3arem npoTes, NoKpbITbIi cnoem Yém Fenb CL|, noMecTuTb Ha runcosyio
mopene 1 3adnKcrpoBaTh B NPUGOPe ANs Nepe6asnpoBKu U B KioBeTe.
DyHKLNOHANbHbIE Kpask OTMOAENMPOBATL METaNNMYECKUM LUNaTenem uiu
YNCTBIM UMCOBbIM HOXOM.
Mocne 3asepLueHns Mmopenuposarns Yem MFenb CL octasuthb Ha 2 - 5 MuH,
noce 4Yero NpuGop Ansi nepe6asnupoBKI UK KIOBETY C NPOTE30M 1 NCoBO
MOfENbIO MOMECTUTL Ha 15 MUH. B NONMMEPU3ATOP BbICOKOTO AaBNEHNs Npn
Temnepatype 40 °C - 45 °C.
B 3akntoyeHne ocTaBuTb AN OXNaXKAeHUs Ha =~ 20 MUH.
BHuMaHue: Ha pabGouux aTanax npoTes, rMncoBylo MOAENb W KIOBETY He
obpabaTbiBaTh B aBTOKNaBe.
3. OkoHuaTenbHas o6p: Ka rotoBon

VI3NnWKN yAanuTe TOHKMI OCTPBIMU HOXKHUL@MM (A1 HOFTEBOI KYTUKYSbI)
nnu ckanenenem. O6paboTka MecT nepexofa nepe6asnpoBKn B niacTMaccy
npotesa: npu HEOGXOANMOCTU Heped 30 MUHYT MPOBECTV MPULLANGDOBKY
C nomouybio nonuposoyHoro aucka (REF 2049) w/wunu wnudosansHoi
nonocku. OauH nonMpoBoYHbIl auck, REF 2049, copepxutcs B Ha6ope Yu
Fenb CL. LnncosanbHble NONOCKU BbIMyCKAOTCS C Pa3fMYHON CTEMNeHbo
3epHucTocTy. Jlyuile Bcero noaxoasT rpyGbie (80-ku) unu cpeaHue (120-ku).

O6paboTka NPOBOAUTCS Ha CPeAHUX UK HU3KMX o6opoTax (5.000 - 8.000 o6
/ MVH) 1 NINLLb C HE3HAYNTENbHBIM [JaBNIeHNeM.

Takum 06pa3oM, NPeAoTBPaLLAETCA NeperpeB CUAMKOHOBOW MPOKNAAKW,
a TaKxke 4pe3MepHoe yfaneHne MPOTE3HON MNacTMacckl. 3aTeM HyXXHO
MPOBECTM OHUCTKY CMIMPTOM, B CAly4ae Harpesa CUNNKOHA faTb BPeMsi Ans
€ro OCThIBaHMS 1 B 3aBEPLLEHUE HAHECTV FNa3ypb.

Koppekuus:

BoamoxHa KoppeKuus M| HOW nef ans
3TOro NOAKNAfIKY NPOMbITE BOAON 1 BbICYLLNTL, NOCHE YETO HAHECTM CBEXUI
marepuan, OTMOAENPOBaTL U OCTaBUTb [i/151 3aCTbIBAHUS HA 7 MUH. B MOMIOCTN
pTa unmM Ha 5 MUH. B NONMEPU3ATOPE BbICOKOrO AaBNEHNS.

Bonee nosaHss KOPPeKLus (B TeHeHne 2 Hefesnb) BO3MOXKHA MPU YCAOBUN
yAaneHus nosepxHocTHoro cnosi Ycom Mens CL,.

FepmeTusauyus:

[1nsi repmMeTU3aLMM 1 CrNaXXNBaHNs 0GPABGOTaHHBIX NOBEPXHOCTEN (CM. MYHKT
3) cnepyeT NPUMeHsTL rnasypb. [ins NysLuero 4031poBaHns hiakoH AepxaTs
BEPTUKANBHO KarnenbHWLE BHU3, Tak YTOGk! BO3AYLUHbIE Ny3bipi BO (hakoHe
noaHNMAnMCk BBepX. PaBHOE KONMYECTBO OCHOBLI 1 KaTanuaaropa rnasypu
CMelLaTh Ha CrieuyanbHOi NNacTiHe C NMOMOLLIO OAHOPA30BO KUCTOHKM 10
nosny4eHnst OBHOPOAHON Macchl. CMeCh HaHECTU KUCTOUKOM (TOHKUM Cnoem)
Ha COOTBETCTBYIOLIE NOBEPXHOCTY, T.€. Ha CBEXME CyXie MOBEPXHOCTH
no NUHUSIM cpesa 1 WnndoBku. Bpems paboTel ¢ rnasypbto Ydu Fens CLY
coctasnsieT 1 muH. 30 c. Bpemsi nonmmepusaumm npy KOMHaTHoO Temnepartype
cocTaensieT 10 MuH. CHIXXeHNe TeMnepaTypbl YBeNMYMBaeT paGoyee Bpems.
Vicnonb3oBaHne nonMMepu3aTopa BbICOKOrO [aBNeHus (C Temneparypoit
40 °C - 45 °C) cokpaliaeT Bpemsi OTBepXAeHUs [0 = 3 MVH.

mepbl npea n:

MpupaHve AONONHUTENLHON WEPOXOBATOCTU MPOTE3HON nnacTMacce ¢
NOMOLLLI0 MECKOCTPYIHOM 06paGoTKN 1 nocneaytoliee NPOTUPaH1e YUCTbIM
CNUPTOM YNyuLLIAET CLienneHue.
[N fOCTVXKeHNs oNTUManbHONM afireann 06s3aTensHO BbiAepPXNBaTL BPEMS
OTBEPXK/AEHMSA 10 MOSHOLIEHHOTO CXBaTbIBaHNS.
MokpblBaTh rNasypbio Nk LIEPOXOBATLIE Y4acTKW, MOMyYeHHble nocne
06paboTkn (hyHKLMOHaNbHbIE Kpasi), YTOObl NPefoTBPaTUTL HakomnneHue u
3aflep>KKy OCTaTKOB MWLM 1 OKPaLLVBaHMe.
Heo6xomMo MONHOCTBI0 UCKMIOUUTE KOHTAMUHALMIO MeTakpunatamm (Hanp.,
3arpsA3HEHHbI NONMMEPU3aTOP BLICOKOrO AABNEHUs MOCNE U3roTOBNEHNS
NpOTE308, UCMONb30BaHNe PacTBOPUTENENl C COlePXaHNEM METaKpUnaTos Ans
ynaneHnsi cTapbix Nepe6asnpoBok), NOCKOMLKY MOryT HaGMioAaTbCs: HemnonHoe
cBasbiBaHve Ydm Fens CL / rnasdypu, BKYCOBbIE HapyLLIEHNS.
®naKoHsl C rNasypbio Mocre NCNOML30BaHIS TOTHAC Xe 3aKPbITh:

nasypb ocHosa = 6enas Kpbllka

nasypb KaTannsatop = KpacHas Kpbillka
Ons wnndosku Mcnonb3osaTb BXOAAWMA B HAGOP NONMPOBANbHBIA AUCK,
rpy6bii, KopuyHesbit (REF 2049) nnun nHble dpesbl nan nonmposanbHble AUCKN
IS 9NaCTUYHBIX MaTepnanos. He BabIXaTk NNaCTMACCOBYIO /UM CUNMKOHOBYIO
Nbiflb BO BPEMsi 06paGOTKM MPOTE30B W MOAKNAAKW, MPU HEOGXOAMMOCTH
1CMONL30BaTh 3aLLMTHYIO MacKy.
MpoTe3bl ¢ NOAKNAAKON CNeAyeT PEerynsipHo YNCTUTL CreLuanbHoN MArkoin
LETKOM [N151 NPOTE30B NN 3YGHOI LLIETKOI C UCMONb30BaHNEM HeabpasnBHOro
YNCTALLEro CpeAcTaa (Hanp., HeMTPanbHOE Mblfo). 3aTeEM XOPOLLIO NPOMbITh.
Haww ykasaHusi u/unn pekomerfauum He ocBoboxpaatoT Bac oT nposepku
NOCTaBNSIEMbIX Hami NPenapaTos Ha WX MPUrOAHOCTb K MCMOMb30BaHWMIO B
COOTBETCTBYIOLNX LIENSX.

XpaHeHue:
XpaHuTb npu Temnepartype ot 4 °C fo 23 °C. He ncnonb3osatk nocne UCTeHeHUs
CpoKa rofiHoCTH.

Ytunusauyus:
Matepuan Heo6XOAMMO YTUAU3MPOBaTh B COOTBETCTBAU C MECTHbIMU
ohrLManbHBIMI NPEANNCAHUSIMUA.

O6sizaTensHoe 3BeL eHne:

060 BCex Cepbe3Hbix NOBOYHbBIX MPOUCLLECTBUSIX, TaKUX Kak CMEpTb, Cepbe3Hoe
YXyALIEHNE COCTOSIHUA 3[0POBbS NauMeHTa NoibL30BaTeNs UaM ApYrux nuuy B
TeYeHe [INTENLHOTO U KOPOTKOrO Meproaa BPEMEH!, a Takke O Cepbe3HoM
Yrpo3e o6LLECTBEHHOMY 3[10POBbI0, KOTOPbIE MPOU3OLLAN U MO Gbl IPOU3ONTH
B cBsi3n ¢ npumeHeHnem Yém Fena CU, cnepyet coobuats B komnaHuo VOCO
GmbH 1 B KOMNETEHTHbIE OpraHbl.

sl voco GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany
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Phone +49 (4721) 719-0

Fax +49 (4721) 719-140
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www.voco.dental
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