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Kullanim talimati
Futurabond M, dis dokusu ile dolgu materyalinin kenar sizintisiz ve daimi tutumu igin
gelistirilmis nano partikillerle gliglendirilmis, tek fazl, isikla sertlesen bir self etch
bonding sistemidir.
Futurabond M dis dokusuna harici bir asitleme gerektirmeden, total etch materyalleri
kadar guglu bir tutunma degerine sahiptir. Futurabond M artik nemi tolere
edebilmektedir.
Futurabond M, isikla sertlesen, Universal tim kompozitlerle, kompomerlerle ve
Ormocer®lerle birlikte kullanilabilmektedir.

Endikasyonlar::
Futurabond M, tiim kavite siniflarinda, isikla sertlesen her dolgu materyali ile birlikte
kullanilabilmektedir.

Kullanimi:

a) Kurutma
Sonrasinda isikla sertlesen bir dolgu materyali uygulanacagindan kavite yeterli
sekilde kurutulmalidir. Kavitede olusabilecek olasi kan ve tikriik kontaminasyonundan
kaginiimalidir.

b) Preparasyon
Kavite bilindik adezif dolgu prensibine gore hazirlanmalidir. Kavite su ile yikanma-
lidir. Daha sonrasinda kalan nem hava su siringasi ile uzaklastirlmalidir. Dentin
asin kurutulmamalidir.
Preparasyon yapilmadigi taktirde (servikal defektlerde) ylizey temizlenmeli ve mine
kenarlari elmas frez ile purtzlendiriimeli ya da bu bolgeler fosforikasit ile
asitlenmelidir.
Pulpaya yakin olunan bédlgelerde uygun bir kalsiyumhidroksit esasl kaide
maddesi kullaniimalidr.

C)

=

Uygulama

Sise kullaniminda:

Futurabond M bir damla olacak sekilde godeye damlatiimaldir.

Materyal uygun bir aplikasyon aletiyle, ince olmamak taktirde mine ve dentine
uygulanip 20 sn. etki etmesi beklenilmelidir.

SingleDose kullaniminda:

Bir adet SingleDose alinir ve basili ylzeyi Uste gelecek sekilde hazir edilir.
Micro Tim yardimi ile jelatin alan delinir, yuva agildiktan sonra firgaya materyal
dairesel hareketle alinir.

d) Kurutma
Adezif tabakasi hava su siringasiyla 5 sn. kurutulur.

e) Polimerizasyon
Materyal 10 sn. mavi isikla (halojen ya da LED lamba) ile sertlestirilir.

f) Dolgu
Dolgu materyali Gretici firmanin kullanim talimatina uygun sekilde uygulanmalidir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Futurabond M'’in oral mukoza ile temas etmesi proteinlerin koagulasyonuna bagl
olarak beyaz renklenmeye sebep olabilmektedir. Bu tarz durumlar gegici olmakla
birlikte 14 glin icinde ortadan kalkmaktadirlar.

Fenolik maddeler (6rn. Ojenol esasli gegici materyallar) Futurabond M’ in
polimerizasyonunu engelleyeceginden temas etmelerinden kaciniimalidir.
Futurabond M organik asitler, UDMA, HEMA, Champerchinon ve BHT igermektedir.
Bu maddelere karsi alerjisi olan hastalarda materyal kullaniimamalidir. Oral
mukozaya ile temasindan kaginilmalidir. Goz ile temasinda géz bol suyla yikanmali ve
doktora danigiimalidir.

SingleDose kullanimida ambalaj patlatma esnasinda géze fazla yaklastinimamaldir.
Futurabond M isik ile sertlesmektedir ve gabuk ugucu etanol icermektedir. Uzun
slreli reflektdr 1sigindan veya havayla uzun temaslardan materyalin viskozitesi
etkilenmektedir. Dolayisiyla materyal siseden alindiktan en ge¢ 5 dak. iginde
uygulanmaldir.

Single Tim aplikatorleri direk uygulama kolayligi saglamaktadir.

Saklama kosullar::

Futurabond M kullanim sonrasinda siki siki kapatiimalidir.

Materyalin akma olasiligina karsin sise dikey pozisyonda saklanmalidir.

Materyal 2°C - 8°C arasinda saklanmalidir.

Futurabond M’ in direk glines isiniyla veya reflektor isigi ile temas ettirilmemesi
gerekmektedir.

Futurabond M son kullanim tarihi gegtikten sonra kullanilmamalidir.

Uriinlerimiz dis hekimliginde kullaniimasi iin gelistiriimistir. Urlinlerimiz hakkinda
verdigimiz bilgiler bizce 6énemli bilgilerdir. S6zli ve yazili olarak verdigimiz bilgiler
bizim icin en énemli bilgilerdir ve kullaniciya mecburiyeti yoktur. Bizim verdigimiz
bilgiler, sizin Urlnlerimizi baska uygun alanlarda kullanmaniza engel tegkil
etmemektedir. Urlinlerin kullanimi bizim digimizda kullanici kontroliinde oldugu igin
uygulamalardan tamamen kullanici sorumludur. Tabii ki, belirttigimiz sartlarda,
genel standartlarda kullanilmasi ve genel satin aima kurallarina uyulmasi durumunda
Urlnlerimizi garanti etmekteyiz.
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Kullanim talimat
Futurabond M, dis dokusu ile dolgu materyalinin kenar sizintisiz ve daimi tutumu igin
gelistirilmis nano partikiillerle glglendirilmis, tek fazli, isikla sertlesen bir self etch
bonding sistemidir.
Futurabond M dis dokusuna harici bir asitleme gerektirmeden, total etch materyalleri
kadar gugli bir tutunma degerine sahiptir. Futurabond M artik nemi tolere
edebilmektedir.
Futurabond M, isikla sertlesen, Universal tim kompozitlerle, kompomerlerle ve
Ormocer®lerle birlikte kullanilabilmektedir.

Endikasyonlan:
Futurabond M, tiim kavite siniflarinda, isikla sertlesen her dolgu materyali ile birlikte
kullanilabilmektedir.

Kullanimi:

a) Kurutma
Sonrasinda isikla sertlesen bir dolgu materyali uygulanacagindan kavite yeterli
sekilde kurutulmalidir. Kavitede olusabilecek olasi kan ve tiikriik kontaminasyonundan
kaginiimalidir.

b) Preparasyon
Kavite bilindik adezif dolgu prensibine gére hazirlanmalidir. Kavite su ile yikanma-
lidir. Daha sonrasinda kalan nem hava su siringasi ile uzaklastirlmalidir. Dentin
asin kurutulmamalidir.
Preparasyon yapiimadigi taktirde (servikal defektlerde) ylizey temizlenmeli ve mine
kenarlari elmas frez ile plrtzlendirimeli ya da bu bolgeler fosforikasit ile
asitlenmelidir.
Pulpaya yakin olunan bdlgelerde uygun bir kalsiyumhidroksit esaslh kaide
maddesi kullaniimalidir.

c) Uygulama
Sise kullaniminda:
Futurabond M bir damla olacak sekilde godeye damlatiimalidir.
Materyal uygun bir aplikasyon aletiyle, ince olmamak taktirde mine ve dentine
uygulanip 20 sn. etki etmesi beklenilmelidir.
SingleDose kullaniminda:
Bir adet SingleDose alinir ve basili ylzeyi Uste gelecek sekilde hazir edilir.
Micro Tim yardimi ile jelatin alan delinir, yuva agildiktan sonra firgaya materyal
dairesel hareketle alinir.
d) Kurutma
Adezif tabakasi hava su siringasiyla 5 sn. kurutulur.
€) Polimerizasyon
Materyal 10 sn. mavi isikla (halojen ya da LED lamba) ile sertlestirilir.
f) Dolgu

Dolgu materyali Uretici firmanin kullanim talimatina uygun sekilde uygulanmaldir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Futurabond M’in oral mukoza ile temas etmesi proteinlerin koagulasyonuna bagl
olarak beyaz renklenmeye sebep olabilmektedir. Bu tarz durumlar gegici olmakla
birlikte 14 giin icinde ortadan kalkmaktadirlar.

Fenolik maddeler (6rn. Gjenol esasl gegici materyallar) Futurabond M’ in
polimerizasyonunu engelleyeceginden temas etmelerinden kaciniimalidir.
Futurabond M organik asitler, UDMA, HEMA, Champerchinon ve BHT igermektedir.
Bu maddelere karsi alerjisi olan hastalarda materyal kullaniimamalidir. Oral
mukozaya ile temasindan kaginilmalidir. Goz ile temasinda géz bol suyla yikanmali ve
doktora danigiimalidir.

SingleDose kullanimida ambalaj patlatma esnasinda géze fazla yaklastinimamaldir.
Futurabond M isik ile sertlesmektedir ve gabuk ugucu etanol icermektedir. Uzun
sureli reflektér 1sigindan veya havayla uzun temaslardan materyalin viskozitesi
etkilenmektedir. Dolayisiyla materyal siseden alindiktan en ge¢ 5 dak. iginde
uygulanmalidir.

Single Tim aplikatorleri direk uygulama kolayligi saglamaktadir.

Saklama kosullar:

Futurabond M kullanim sonrasinda siki siki kapatiimalidir.

Materyalin akma olasiligina karsin sise dikey pozisyonda saklanmalidir.

Materyal 2°C - 8°C arasinda saklanmalidir.

Futurabond M’ in direk glines isiniyla veya reflektor isidi ile temas ettirilmemesi
gerekmektedir.

Futurabond M son kullanim tarihi gegtikten sonra kullanilmamalidir.

Uriinlerimiz dis hekimliginde kullaniimast igin gelistirilmistir. Urlinlerimiz hakkinda
verdigimiz bilgiler bizce 6énemli bilgilerdir. S6zIU ve yazili olarak verdigimiz bilgiler
bizim igin en énemli bilgilerdir ve kullaniciya mecburiyeti yoktur. Bizim verdigimiz
bilgiler, sizin Urlnlerimizi baska uygun alanlarda kullanmaniza engel tegkil
etmemektedir. Urlinlerin kullanimi bizim disimizda kullanici kontroliinde oldugu igin
uygulamalardan tamamen kullanici sorumludur. Tabii ki, belirttigimiz sartlarda,
genel standartlarda kullaniimasi ve genel satin aima kurallarina uyulmasi durumunda
Urlnlerimizi garanti etmekteyiz.
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