
Ürün tanımı:
GrandioSO Flow / Heavy Flow, artırılmış doldurucu içeriği ve dayanıklılığı ile geleneksel 
akıcılardan ayrılan akışkan bir kompozittir.
Radyoopak dolgu malzemesi, bir metakrilat matriks içinde ağırlıkça %81 (GrandioSO Flow), 
82 (GrandioSO Flow WO) veya 83 (GrandioSO Heavy Flow) inorganik doldurucu içerir ve 
mavi ışıkla sertleştirilir.
GrandioSO Flow WO son derece radyoopak bir versiyondur.
GrandioSO Flow / Heavy Flow bir dentin/mine adezivi ile kullanılır.

Renkler:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, OA2, BL, WO, insizal, GA5

Endikasyonları:
–	 Sınıf I-V arası kavitelerde 
– 	Minimal invaziv dolgu tedavisi
– 	Genişletilmiş fissür kapatma
– 	Undercut’ların doldurulmasında
– 	Alt dolgu olarak ya da kavitelerin kaplanmasında
– 	Dolguların tamirinde, kaplamaların tamirinde
–	 Işık geçiren protezlerin sabitlenmesinde (örn. tam seramik kuronlarda vs.)
– 	Dişlerin atellenmesi ve splintlenmesi (örn. cam fiber lifler ile)
– 	Yarı kalıcı kuron ve köprülerin oluşturulması için cam fiber lifler veya benzeri ile birlikte  
	 temel malzeme olarak kullanılmasında

Kontrendikasyonları:
GrandioSO Flow / Heavy Flow metakrilatlar ve BHT içerir. GrandioSO Flow / Heavy 
Flow içeriğinde bulunan bu maddelere karşı bilinen bir duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde 
ürün kullanılmamalıdır.

Hedef hasta grubu:
GrandioSO Flow / Heavy Flow yaş veya cinsiyet açısından herhangi bir kısıtlama  
olmaksızın tüm hastalarda kullanılabilir.

Performans özellikleri:
Ürünün performans özellikleri, kullanım amacının gerekliliklerine ve ilgili ürün standartlarına 
uygundur.

Kullanıcı:
GrandioSO Flow / Heavy Flow diş hekimliği alanında profesyonel eğitim almış kullanıcılar 
tarafından uygulanır.

Uygulama:

Ön hazırlık:
Tedavi edilecek dişleri temizleyin. Gerekirse oklüzal temas noktalarını işaretleyin. Uygulama 
öncesinde materyali oda sıcaklığına getirin.

Renk seçimi:
Renk seçimi için setin içinde bulunan renk skalasını anesteziden önce temizlenmiş diş yüzeyi 
ile karşılaştırın. Bunun için renk örneğini ve dişi nemlendirin ve rengi mümkünse gün ışığında 
seçin.

Kurutma:
Yeterli kurumayı sağlayın. Rubber dam kullanılması tavsiye edilir.

Kavite preparasyonu:
Esas itibarı ile kavite preparasyonu, sağlam diş sert dokusunun korunması için adeziv dolgu 
tedavisi kurallarına uygun biçimde ve minimal invaziv olarak gerçekleştirilmelidir. Ön diş 
tedavilerinde mine kenarlarına eğim verin. Genişletilmiş fisür kapamada ve süt dişlerinde özel
kavite şekillerini dikkate alın! Ardından kaviteyi temizleyin ve kurutun.
Çürük olmayan servikal lezyonların prepare edilmesine gerek yoktur; bu durumda titizlikle 
gerçekleştirilen bir temizlik yeterlidir.

Kaide:
Pulpaya yakın bölgelerde uygun bir pulpa koruyucu kullanılmalıdır ve gerekli durumlarda bu 
koruyucu stabil bir simanla kaplanmalıdır.

Matrislerin yerleştirilmesi:
Yerleştirilen GrandioSO Flow / Heavy Flow’un akabileceği alanlarda gerekli önlemleri 
alın. Aproksimal bölgeye yerleştirilebilen şeffaf matrislerin kullanılması avantajlıdır. Minimal 
seperasyon aproksimal kontağın şekillendirilmesini ve matrisin yerleştirilmesini kolaylaştırır.

Bonding materyali:
GrandioSO Flow / Heavy Flow dentin-mine bondu ile adeziv teknikte kullanılır. Işıkla 
sertleşen tüm bonding materyalleri kullanılabilir.
Ön hazırlık (asitleme tekniği) ve uygulama için ilgili kullanım talimatı dikkate alınmalıdır.

GrandioSO Flow / Heavy Flow uygulaması:
Şırınga: Ekteki uygulama kanülünü saat yönünde çevirerek şırınganın üzerine kilitleyin ve 
GrandioSO Flow / Heavy Flow’u doğrudan uygulayın. Kalınlığı 2 mm’yi geçen dolguları 
katman katman uygulayın ve sertleştirin. Akma yapmayan şırınganın işlevini sağlamak için,
kullanım sırasında veya sonrasında pistonun geri çekilmemesine dikkat edilmelidir.
Takılan aplikasyon kanülü tek kullanımlıktır. Bu kanül kullanımdan sonra çıkarılmalı ve şırınga 
orijinal kapağı ile sıkıca kapatılmalıdır. Şırınganın vücut sıvıları, kirli eller veya oral doku 
vasıtasıyla kontamine olmasını engellemek için koruyucu bir bariyer kullanılması tavsiye 
edilir.
Kapsüller: Koruyucu kapağı çıkarın. Kapakları dispenserin açıklığına yerleştirin (ilgili kullanım 
talimatlarını dikkate alın). Metal kanülü endikasyona göre istenen yönde bükün. GrandioSO 
Flow / Heavy Flow’u dispenser kollarını yavaşça ve eşit şekilde sıkarak doğrudan boşluğa
uygulayın. GrandioSO Flow / Heavy Flow kapsüllerini her defasında sadece bir hasta için 
kullanın!

Işıkla sertleştirme:
Materyalin ışıkla sertleştirilmesi için geleneksel polimerizasyon cihazları uygundur. En az 500 
mW/cm² ışık gücüne sahip bir LED/halojen lamba kullanıldığında sertleşme süresi
	 A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, BL  ve insizal renkleri için 20 sn.
	 A4, OA2, WO ve GA5 renkleri için 40 sn.
Polimerizasyon cihazının ışık çıkış penceresi dolgunun yüzeyine mümkün olduğunca yakın 
tutulmalıdır, aksi halde sertleşme derinliği azalabilir.
Yetersiz sertleşme renk değişikliklerine ve şikâyetlere yol açabilir.

Bitim:
Dolgunun bitimi ve cilası matrisler çıkarıldıktan sonra hemen yapılabilir (örn. ince veya ekstra 
ince elmas frezler, cilalayıcılar ile). Son aşama olarak tüm dişe flor uygulanmalıdır.

Uyarılar, tedbir önlemleri:
– �	�Fenolik maddeler, özellikle öjenol ve timol içeren preparatlar, dolgu maddelerinin  

sertleşmesinde sorunlara yol açar. Bu nedenle çinko oksit öjenol simanların veya öjenol 
içerikli diğer maddelerin dolgu materyalleri ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

– 	Verdiğimiz bilgiler ve/veya tavsiyeler, tedarik ettiğimiz preparatları kullanım amaçlarına  
	 uygunluğu açısından kontrol etme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

Bileşimi (azalan içerik sırasıyla):
Baryum alüminyum borosilikat cam, silisyum dioksit, HEDMA, BisGMA, TEGDMA, BisEMA, 
pirolize silika, başlatıcılar, stabilizatörler, renk pigmentleri

Saklama koşulları ve uygulama açıklamaları:
4 °C - 23 °C sıcaklıklar arasında saklayın. Işığa maruziyeti ve buna bağlı olarak polimerizasyonu 
önlemek için materyali aldıktan sonra şırıngayı hemen kapatın. Son kullanma tarihi geçtikten 
sonra kullanmayın.

Bertaraf:
Ürün yerel resmî yönergeler uyarınca bertaraf edilmelidir.

Bildirim yükümlülüğü:
GrandioSO Flow / Heavy Flow ile bağlantılı olarak ortaya çıkan veya çıkabilecek olan ölüm, 
bir hastanın, uygulayıcının veya diğer kişinin sağlık durumunun geçici veya kalıcı olarak 
ciddi şekilde bozulması ve kamu sağlığına yönelik ciddi bir tehlike gibi ciddi olaylar VOCO 
GmbH’ye ve yetkili resmî makama bildirilmelidir.

Not:
GrandioSO Flow / Heavy Flow için güvenlik ve klinik performansa ilişkin özet raporlar, 
Avrupa Tıbbi Cihazlar Veri Tabanı’na (EUDAMED - https://ec.europa.eu/tools/eudamed) 
kaydedilmiştir.
Detaylı bilgileri www.voco.dental adresinde de bulabilirsiniz.
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