
Ürün tanımı:
Twinky Star, süt dişlerinde kullanılan, simli yapıya sahip, ışıkla sertleşen radyoopak kompomer dolgu 
maddesidir. 
Twinky Star, %78 w/w inorganik doldurucu içerir, halojen/LED (mavi ışık) ile polimerize olur. 
Twinky Star kapsül formundadır ve dentin-mine bondig’ i ile kombine kullanılır.

Renkler:
Altın, Gümüş, Mavi, Pembe, Yeşil, Turuncu, Sarı, Mor

Endikasyonları:
– Süt dişlerinde dolgu olarak

Kontraendikasyonları:
Twinky Star metakrilatlar ve BHT içerir. Twinky Star içeriğinde bulunan bu maddelere karşı bilinen 
bir duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde ürün kullanılmamalıdır.

Hedef hasta grubu:
Twinky Star yaş veya cinsiyet açısından herhangi bir kısıtlama olmaksızın ilk dentisyonda tüm 
hastalarda kullanılabilir.

Performans özellikleri:
Ürünün performans özellikleri, kullanım amacının gerekliliklerine ve ilgili ürün standartlarına uygundur.

Kullanıcı:
Twinky Star diş hekimliği alanında profesyonel eğitim almış kullanıcılar tarafından uygulanır.

Uygulama:
Ön hazırlık: 
Tedavi edilecek dişleri temizleyin. Gerekirse oklüzal temas noktalarını işaretleyin. Uygulama 
öncesinde materyali oda sıcaklığına getirin.
Renk seçimi:
Renk skalası yardımı ile 8 renk seçeneğinden uygun rengi seçiniz.
Kavite preparasyonu:
Prensipte, sağlam diş dokusunun bütünlüğünü korumak için preparasyon adezif restorasyon tekniği 
kurallarına uygun şekilde minimal düzeyde yapılmalıdır. Süt dişleri için özel preparasyon tekniğine 
dikkat edilmelidir!
Kurutma:
– Hava su spreyi yardımı ile kavitenin içindeki artıklar uzaklaştırılmalıdır.
– Artıkları kaviteden uzaklaştırdıktan sonra kan ve tükrükle kontaminasyonu engellenmelidir.
– Fazla nem hava şırıngasıyla uzaklaştırılmalıdır, ancak dentin fazla kurutulmamalıdır. Amaç, nemli 
 ama ıslak olmayan bir dentin yüzeyini elde etmektir (wet bonding).
– Yeterli kurutulmuş bir çalışma alanı sağlayınız
Pulpa koruması:
Pulpaya yakın olunan alanlara kalsiyumhidroksit esaslı bir kaide uygulanmalıdır.
Bonding materyali:
Twinky Star dentin-mine bondu ile adeziv teknikte kullanılır. Işıkla sertleşen tüm bonding materyalleri 
kullanılabilir.
Ön hazırlık (asitleme tekniği) ve uygulama için ilgili kullanım talimatı dikkate alınmalıdır.
Uygulama:
Kapsülü uygulama tabancasına yerleştirin (kullanım talimatına bakınız). Kapsülü istenilen yönde 
çevirin ve koruyucu kapağı çıkartın. Twinky Star’ı yavaş ve aynı basınçla direkt kaviteye uygulayın
Materyal 2 mm’ lik tabakalar halinde uygulanmalı ve ışıkla polimerize edilmelidir.
Transparan strip ve kronlar yada transparan kama kullanılmalıdır. İyi bir kenar uyumuna dikkat 
edilmelidir.
Işıkla sertleştirme:
Materyalin ışıkla sertleştirilmesi için geleneksel polimerizasyon cihazları uygundur.
Işık cihazının çıkış gücüne bağlı olarak, polimerizasyon süreleri:

LED-/halojen lamba          tüm renkler

≥ 1000 mW/cm2 20 sn

500 - 1000 mW/cm2 40 sn

Polimerizasyon cihazının ışık çıkış penceresi dolgunun yüzeyine mümkün olduğunca yakın 
tutulmalıdır, aksi halde sertleşme derinliği azalabilir. Yetersiz sertleşme renk değişikliklerine ve 
şikâyetlere yol açabilir.
Bitim:
Matrisler çıkartıldıktan sonra dolgunun bitimi ve cilası soğutma altında hemen yapılabilir (örn. ince 
veya ekstra ince elmas frezler, cilalayıcılar ile). Son aşama olarak tüm dişe flor uygulanmalıdır.

Uyarılar, tedbir önlemleri:
–  Fenolik maddeler, özellikle öjenol ve timol içeren preparatlar, Twinky Star’ın sertleşmesinde 

sorunlara yol açar. Bu nedenle çinko oksit öjenol simanların veya öjenol içerikli diğer maddelerin 
Twinky Star ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

– Herbir Twinky Star kapsülü tek bir hastada, belirli ve fazla olmayan bir basınç ile uygulanmalıdır. 
– Verdiğimiz bilgiler ve/veya tavsiyeler, tedarik ettiğimiz preparatları kullanım amaçlarına uygunluğu  
 açısından kontrol etme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

Bileşimi (azalan içerik sırasıyla):
Baryum alüminyum borosilikat cam, stronsiyum alüminyum borosilikat cam, BisGMA, UDMA, pirolize 
silika, TEGDMA, florosilikat cam, başlatıcılar, stabilizatörler, renk pigmentleri, ışıltılar

Saklama koşulları:
4 °C - 23 °C sıcaklıklar arasında saklayın. Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.

Bertaraf:
Ürün yerel resmî yönergeler uyarınca bertaraf edilmelidir.

Bildirim yükümlülüğü:
Twinky Star ile bağlantılı olarak ortaya çıkan veya çıkabilecek olan ölüm, bir hastanın, uygulayıcının 
veya diğer kişinin sağlık durumunun geçici veya kalıcı olarak ciddi şekilde bozulması ve kamu sağlığına 
yönelik ciddi bir tehlike gibi ciddi olaylar VOCO GmbH’ye ve yetkili resmî makama bildirilmelidir.

Not:
Twinky Star için güvenlik ve klinik performansa ilişkin özet raporlar, Avrupa Tıbbi Cihazlar Veri 
Tabanı’na (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed) kaydedilmiştir. Detaylı bilgileri  
www.voco.dental adresinde de bulabilirsiniz.

VC 60 001680 TR 0124 99 / 0823  © by VOCO

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone  +49 (4721) 719-0
Fax  +49 (4721) 719-140
e-mail:  marketing@voco.com
www.voco.dental

Twinky Star
Kullanım talimatı

DIN EN ISO 4049 standardına uygundur

TR  
       AB Tıbbi Cihaz


